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NOTE DE L'ÉDITEUR 



Les thèses scientifiques et la méthode pédagogique qui font V origi- 
nalité de ce Cours sont exposées, tant dans la préface que parfois aussi 
dans le corps du volume, avec une précision et une vigueur dont la 
vivacité de forme et V énergie d'affirmation peuvent heurter certains 
points de vue et certains modes aV enseigner habituellement admis. Mais 
il doit être compris dès le principe que ces discussions et ces critiques, 
à V égard desquelles l'éditeur ne saurait prendre parti, ne visent en 
rien les personnes ni le principe des Institutions. 
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DES SAVANTS 



Les bonnes gens sont tentés d'accorder au savant toutes les 
vertus intellectuelles et morales. Qu'il n'en est rien est une vérité 
trop évidente pour qu'il soit utile d'insister. Mais il vaut la peine de 
préciser la nature et la cause de ce qu'on peut généralement reprocher 
au savant. Ce n'est pas la malice qui me pousse à cet examen : si nous 
heurtons tant d'écueils pour obtenir la moindre réforme pédago- 
gique, il faut s'en prendre aux imperfections de ces intellectuels, si 
médiocrement intelligents pour la plupart. Ce sont des spécialistes, 
et comme chez tous les gens de cette espèce, la hiérarchie des 
valeurs est faussée, fce sont des snobs accomplis, à prendre la 
définition qui fait du snobisme l'admiration basse pour des choses 
petites. 

Qu'importent, il est vrai, les réformes pédagogiques? N'avons- 
nous pas récemment lu dans un journal qu'un haut personnage 
interviewé se défendait comme d'une honte d'être compté parmi les 
réformateurs? Quieta non movere, telle est leur devise. 

Ce n'est pas la mienne; comme personne n'est tenu de lire mes 
livres, pas davantage de les publier, vous trouverez bon que je me 
pare du titre de réformateur et que j'agisse en conséquence. 

Qui veut la fin, veut les moyens! 

Mes livres sont assez utiles pour que j'aie toujours, et sans peine, 
des éditeurs et des lecteurs. 

Si les Français n'en veulent pas, l'étranger est là pour un coup. 



* 
* * 



Il est naturel que l'homme dont le métier est de raisonner du 
matin au soir finisse par attribuer au raisonnement in abstraclo une 
valeur excessive. Un physicien se persuade aisément que le summum 
de l'intelligence est de développer une théorie; le petit jeu de la 
déduction à perte de vue lui apparaît comme la fin suprême. Il croit 
que c'est arrivé, et le moulin de sa cervelle, tournant à vide, lui 
semble une admirable machine. 

M* .y p , 48206b 
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Son état d'âme me rappelle une page tristement comique du bon- 
homme Ledieu (chanoine de Meaux et secrétaire de Bossuet) sur les 
derniers jours de ce grand homme. Bossuet. Tannée qui précéda sa 
mort, faisait des pians pour ses travaux futurs : « 11 pense fort à 
tirer de son grand ouvrage contre Simon tout ce qui regarde 
saint Augustin, pour en faire une nouvelle Instruction pastorale, où il 
veut faire voir que saint Augustin' n'a rien changé clans la doctrine des 
anciens et même des Grecs sur la grâce. Je le vois plus touché de 
cela que d'aucun de ses ouvrages. Je l'ai pressé sur la Politique; il 
n'en veut plus entendre parler; il craint furieusement la peine. Cet 
ouvrage est un ouvrage de détail et de discussion; c'est ce qu'il 
n'aime pas, cela l'embarrasse. // ne veut plus que du raisonnement, 
c'est pour lui le plus aisé et le plus court. Qu'il raisonne donc tant 
qu'il lui plaira. Il croit que c'est là sa gloire que personne ne peut 
lui ravir, et son fort où personne ne peut l'atteindre ni le suivre. » 

Chez Bossuet mourant, une fausse appréciation des valeurs rela- 
tives est excusable; cet immense génie n'est certes pas abaissé par 
l'amusante boutade de Ledieu : qu'il raisonne donc tant quil lui 
plaira. La colonne tombe du côté où elle penche, il serait bien fou 
de s'en étonner. De môme l'indignation serait naïve que le savant, 
vite déformé, et souvent dès sa jeunesse, ne vbie rien de plus inté- 
ressant au monde que ses petites expériences, comme par exemple 
de discuter âprement si tel réfractomètre interférentiel n'est pas supé- 
rieur à tel autre. Ça ne fait de mal à personne, jusqu'au jour où, 
devenu pontife, il n'aura rien de plus à cœur que de fourrer partout 
des réfractomètres, et de croire que la formation intellectuelle des 
jeunes Français dépend du nombre de ces instruments dont ils 
auront retenu les figures (à la condition toutefois que le sien serve 
de prototype et de terme de comparaison). 

* 
* * 

Jadis les peintres ne croyaient pas le génie compatible avec un 
veston de forme vulgaire et la cravate que tout le monde portait. Ils 
acceptaient comme principe incontestable qu'un homme ne peut 
choisir un métier exceptionnel par son objet, sans être exceptionnel 
dans sa tenue. Cette idée bizarre hante la cervelle de quelques-uns 
de nos savants, dont la plus grande joie serait qu'on reconnût à leur 
démarche qu'ils s'occupent des ions ou des fonctions abéliennes : la 
simplicité n'est pas leur fort. 

Si jamais défaut fut rare chez le vrai savant, c'est à coup sûr la 
distraction. Un savant ne peut être distrait, par définition même, 
puisque la distraction consiste dans l'incapacité de fixer son atten- 
tion. Mais, comme on raconte que Newton, qu'Ampère furent dis- 
traits, nous voyons de pauvres garçons s'efiforçant à le paraître. 



Digitized by 



DES SAVANTS 



J'avais dans le temps un collègue qui, régulièrement, deux fois par 
an, oubliait son déjeuner et ne manquait pas de raconter à tout le 
monde qu'à cinq heures de l'après-midi, il s'était brusquement réveillé 
de ses profondes méditations : il apportait un petit pain dans sa 
poche et sa femme était prévenue. 

Vous dites que d'aussi légers travers n'ont aucune importance. Je 
ne suis pas de votre avis. Quand les savants voudront bien admettre 
que la science est un métier comme un autre (un peu plus difficile, 
si vous le désirez), que le savant n'a rien de spécifiquement excep- 
tionnel, je vous assure qu'ils feront des programmes moins stupides, 
parce qu'ils reconnaîtront que la fabrication d'une ficelle est d'in- 
térêt au moins égal à la préparation de l'azoture de calcium (qu'on 
demande aux demoiselles ambitieuses de gagner leur vie en serinant 
l'arithmétique aux petites filles qui se fourrent encore les doigts dans 
le nez). 

Quand les savants se croiront de la même pâte avec le commun 
des mortels, ne s'imagineront plus former une caste intellectuelle, 
quand ils estimeront à sa juste valeur le travail de leur esprit, l'en- 
seignement scientifique gagnera en ampleur et en utilité. 

L'exemple suivant fera mieux comprendre le reproche que j'adresse 
aux savants ou soi-disant tels. 

Pour l'ouvrage dont cet essai forme la préface, j'ai dû recueillir de 
multiples renseignements sur les cloches. L ahurissement fut extrême, 
chez quelques-uns de ceux qui me les fournirent, qu'un savant pût 
s'occuper des cloches. Et quoi donc veut-on raisonnablement que 
contienne un traité sur le pendule? Mais le public a l'idée fausse, 
soigneusement entretenue par les savants eux-mêmes, que leurs pré- 
occupations diffèrent complètement de celles, d'un industriel, pour 
préciser, d'un fondeur de cloches. Certes, je ne dis pas que le physi- ; 
cien dans son laboratoire, et le fondeur dans son usine, regardent 
la question exactement du même biais; je dis simplement qu'ils 
traitent le même problème, avec les mêmes méthodes, en donnant 
plus ou moins d'importance à certains de ses aspects. En définitive, 
si l'objet des expériences et la méthode sont les mêmes, pourquoi 
vouloir que le savant se distingue d'un fondeur par ses qualités ou 
défauts intellectuels, par sa cravate ou son habit? 

Je ne veux pas déprécier les savants; simplement, je soutiens cette 
thèse évidente qu'entre le savant qui étudie la théorie des échappe- 
ments et l'horloger qui cherche un échappement nouveau, il y a par- 
faite continuité. 

Descendez d'un degré : vous rencontrez ces primaires qui, pour 
avoir lu quelques extraits de Proudhon ou de Marx, s'imaginent 
être des cerveaux, trouvent au-dessous de leur mérite le travail 
manuel, et se croient dévolus aux plus hautes destinées politiques. 
Tous ces intellectuels ratés sont grotesques au suprême degré. Mais. 
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dans un pays où le verbiage est tout (acuie loqui), où par malheur 
tout le monde acquiert aisément un mince vernis de science au rabais, 
c'est à qui méprisera le voisin du haut de ses diplômes, certificat 
primaire, bachot ou doctorat, qui finissent par s'équivaloir dans une 
nullité commune. 

Si nous avions un peu davantage le sentiment de la continuité 
des .fonctions sociales, complété par le sentiment qu'à tout degré de 
l'échelle il y a place pour des hommes éminents. les savants ne 
s'imagineraient plus être sortis tout droit du cerveau de Minerve, 
en tant que savants et indépendamment de leur médiocrité indivi- 
duelle, hélas! trop fréquente. 

En voyage, où l'on est forcé de faire connaissance, mes bons 
amis, c'est une volupté suprême d'être pris d'abord pour un mar- 
chand de cacaouetes; au bout de dix phrases, en apparence insigni- 
fiantes, vous sentez qu'on vous regarde avec une sorte d'éton- 
nement. 

Au bout d'une heure, on finit par désirer savoir qui vous êtes, 
ne pouvant discerner quel est votre métier, dans la compréhension 
quasi universelle que vous prouvez. Vous êtes délicieusement vengé 
du mépris avec lequel on regardait d'abord votre veston de mau- 
vaise coupe et vos grossiers godillots; on vous fait naïvement des 
excuses pour ne pas avoir d'emblée reconnu votre supériorité. 

Mes bons amis, travaillez pour éprouver un jour cette jouissance : 
quand vous l'aurez une fois goûtée, vous ne rechercherez plus rien 
d'artificiel qui vous distingue : vous n'en aurez plus besoin. 



La Science devrait être l'école de la conscience. 

Est-ce possible? Pour le savoir étudions les formes que prend 
l'arrivisme chez le savant. 

D'abord l'économie des idées. On n'en a pas beaucoup; il ne faut 
donc pas les gaspiller. Mon père me racontait en riant une conversa- 
tion entendue jadis chez l'amiral Mouchez. Bertin donnait des conseils 
à un débutant. Avec son air bonhomme et finaud il lui disîût : « Une 
note à l'Institut, vous n'y songez pas, mon cher! il y a certainement 
matière pour deux notes, peut-être trois. Dans la première vous ferez 
prévoir à mots couverts les résultats [de la seconde, qui prépareront 
ceux de la troisième où vous résumerez les précédentes. » 

On n'a pas beaucoup d'idées : si l'on tapait ses collègues! Voici 
la méthode du parfait tapeur. 11 entre dans votre laboratoire d'un air 
souriant; il vous raconte ses expériences que vous trouvez parfaite- 
ment stupides. Serviable, vous expliquez au de cujus qu'on pour- 
rait essayer cela, puis ceci, puis encore autre chose. 

« J'y pensais », répond-il, puis il s'en va. Vous êtes tapé! 



* 
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IX 



Moi qui suis débonnaire, je réplique parfois : « Mais mon cher 
collègue, si vous y pensiez tant que cela, pourquoi diable ne le fai- 
siez-vous pas? » Je n'en suis pas moins tapé, mais j'ai la consolation 



Une méthode fort recommandable est de dépouiller les vieilles col- 
lections. J'éprouve une sensation de douloureux effarement quand je 
plonge dans ces vieux bouquins : tant de travail pour tant d'oubli!... 

Profitons de cet oubli! Rhabillons à la moderne les expériences 
oubliées, gardons-nous d'indiquer les sources : ce serait de la mal- 
chance si l'on découvrait notre plagiat, ou si le découvrant on nous 
faisait l'affront de le publier. 

La république des camarades ne tolère pas ces mœurs rigides. 

Autre méthode à l'usage des pontifes. Le débutant leur soumet une 
idée, un théorème.... Ils ne sont pas chiches d'éloges, présentent la 
note à l'Institut... en y joignant des remarques de leur cru, une 
vague généralisation, un léger perfectionnement;... le tour est joué : 
ils ont tout fait. 

A propos de tapeurs, j'eus l'occasion de donner une bonne leçon à 
feu l'un de mes collègues. Il me conduit dans son laboratoire pour 
me faire admirer un appareil où se produisait je ne sais quel gaz 
détonant. Pour toute personne ayant deux liards de science et de 
bon sens, une explosion était inévitable quand on ouvrirait un cer- 
tain robinet. 

Mais je connais les savants : un danger est-il à craindre, ce n'est 
pas eux, c'est le garçon de laboratoire qui ouvre les robinets. Je pris 
donc à part le garçon et lui fis mes recommandations; qu'il se tint 
de telle et telle manière en ouvrant le robinet, et qu'il ne prévînt son 
maître que si par le plus grand des hasards il faisait lui-même la 
mise en marche. 

Tout se passa comme je l'avais prévu. Au moment de la mise en 
marche, le professeur se terra dans son cabinet ; le garçon prit les 
précautions indiquées, tourna le robinet... et l'appareil sauta jusqu'au 
plafond. Tout tremblant, le collègue revint m'annoncer le désastre. 
« Monsieur, lui répondis-je, il était prévu. Demandez au garçon! » 

Et le collègue sortit, la queue basse. 

Détail hilarant : sitôt l'explosion, le professeur s'était précipité dans 
son laboratoire, reprochant vivement au garçon l'imprudence qu'il 
avait commise. L'autre se contenta de sourire. 



L'appât d'une découverte sensationnelle a pourtant ses dangers 
accrus par l'ineffable crédulité qui est la plus curieuse caractéristique 
du savant. Les histoires à ce propos abondent. 

La suivante amusa jadis les facultés toulousaines. Je ne sais quel 



de ne pas être une poire. 
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professeur de sciences naturelles eut l'idée de nourrir des poules 
avec je ne sais quoi, afin d'établir ce qu'il en résulterait pour les œufs. 
Le résultat fut sensationnel : les œufs étaient pleins d'eau. L'excellente 
poire était sur le point d'accoucher d'une conférence publique quand 
son garçon de laboratoire effrayé avoua qu'il gobait les œufs et sub- 
stituait à leur contenu naturel de la bonne eau bien filtrée. . 

La seconde histoire fit naguère rire à nos dépens le monde entier. 
Qu'un professeur éminent soit le jouet de son garçon de laboratoire, 
c'est comique ; qu'il se forme un véritable parti pour le défendre et 
môme pour défendre qu'on ne publie des résultats contradictoires, 
c'est triste. Que pour faire éclater la fraude il devienne nécessaire 
d'avoirs recours à ce qu'un honnête homme appelle un abus de con- 
fiance, ne prouve pas chez les savants une moralité bien haute. 

J'évoque cette histoire qui rendit tant de gens ridicules, parce qu'elle 
contient de multiples enseignements. Elle montre comment des 
hommes de valeur, victimes de leur précipitation, s'obstinent dans 
leur erreur, ne voulant pas avouer qu'ils ont été dupes, s'imaginant 
qu'à force d'affirmer qu'un phénomène existe, ils finiront par le créer. 

En 1903, B., professeur à Nancy, annonça la découverte de rayons 
nouveaux traversant certains corps opaques (le carton, le bois, l'alu- 
minium...), absorbés par d'autres (le plomb, l'eau, le sel gemme), se 
propageant comme la lumière ordinaire avec un indice peu supérieur 
à l'unité, et jouissant en particulier de la propriété d'augmenter l'éclat 
d'une étincelle ou la phosphorescence du sulfure de calcium. Abso- 
lument rien n'empêchait ces rayons d'exister; on était cependant en 
droit de s'étonner qu'on eût mis si longtemps à les découvrir; c'est 
le cas de rappeler le mot célèbre de Mac-Mahon (mot dont je suis loin 
d'affirmer l'authenticité) : « Si c'était vrai, ça se saurait! » disait-il 
à quelqu'un qui lui montrait le château d'Avignon comme ayant servi 
de demeure aux papes , 

Quoi qu'il en soit, sitôt connues les premières expériences de B., 
une foule de savants français les confirment et publient des notes 
sensationnelles qui augmentent tous les jours le catalogue des mer- 
veilleuses propriétés de ces fameux rayons N. 

L'organisme émet des rayons N; ils agissent sur les centres ner- 
veux; ils accroissent l'acuité visuelle. Ils sont produits par les végé- 
taux, les ferments solubles. Les limes, qui en émettent beaucoup, 
sont anesthésiées p$r le chloroforme. On polarise circulairement les 
rayons N, les corps vibrants en émettent des quantités. Le champ 
magnétique agit sur l'émission ; les rayons N ont des- applications 

chimiques, etc., etc., etc C'est un troupeau de physiciens ou 

naturalistes français qui non seulement reconnaissent l'existence des 
rayons N. mais les parent des plus épastrouillantes qualités. 

Première constatation bien suggestive : les contrôles affirmatifs 
sont dus à des Français; les étrangers (à l'exception des spirites) 
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ne parviennent pas à reproduire les phénomènes. Je ne soutiens pas 
que l'esprit de critique est le monopole des étrangers ; la conclusion 
est toute différente. Entre les diverses nations existe une telle riva- 
lité qu'une découverte, faite sous une longitude, n'est reconnue 
sous une longitude différente que si Ton ne peut la contester; tant 
mieux pour la science. Mais si la découverte est l'œuvre d'un homme 
çonnu dans son pays pour ses travaux antérieurs, c'est parmi les 
nationaux une course à l'approbation qui mériterait une autre épi- 
thète. si je n'étais pas extrêmement modéré dans mes appréciations 
(comme chacun sait). 

Dès qu'il fut établi ,que les étrangers s'obstinaient à nier, un phé- 
nomène facile à prévoir se produisit en France : un groupe de physi- 
ciens qui jusque-là gardait le prudent silence de Conrart, déclara 
qu'il ne voyait rien ; bonne occasion de faire une note pour raconter 
ses insuccès, ce qui devenait sans danger maintenant que décidé- 
ment l'existence était douteuse. Comme le premier groupe était trop 
avancé pour reculer, on vit en présence deux partis qui sè firent 
une gentille petite guerre : les gens sages se tordaient et marquaient 
les points. 

En septembre 1904 parut dans la Nature anglaise une lettre tra- 
duite en octobre dans la Bévue Rose, lettre qui mérite qu'on la pré- 
serve de l'oubli :W., savant américain, s'y vante d'avoir été reçu par 
B. et de l'avoir mystifié. ^ 

Le procédé serait défendable si, après la mystification, W. avait 
pris B. entre quatre-s-yeux, l'avait prévenu et lui avait montré son 
erreur; mais W. se privait ainsi d'une lettre sensationnelle. 

Savants, méfiez-vous des visiteurs! 

Puisque W. était reçu, on lui reconnaissait implicitement le droit 
de dire son opinion, mais non le droit de modifier subrepticement 
l'installation qu'on lui présentait. Voici maintenant comment W. 
s'exprime : « Et je découvris ultérieurement que le fait d'ôter le 
prisme (nous étions dans une pièce obscure) ne parut apporter d'ob- 
stacle en aucune manière à la localisation des maximà et des minima 
dans le faisceau des rayons déviés (!) >k Le point d'exclamation est 
dans la Bévue Bose; je n'ai pas la Nature sous les yeux. 

Plus loin, W. substitue un morceau de bois de môme grandeur et 
de même forme à la lime qui devait produire le phénomène; pour 
rendre vraisemblable sa supercherie, il prévient que « la pièce était 
très faiblement éclairée par un bec de gaz allumé très bas ». 

Évidemment les savants ont de belles âmes! Et la Revue qui rap- 
porte ces gentillesses, loin de s'indigner, n'a pour ces méthodes 
qu'une phrase à double sens qui peut aussi bien tomber sur B. que 
sur W. : « Mais encore W. aurait mis en défaut, ce qui serait extrê- 
mement grave, les expérimentateurs qui cherchaient à lui montrer la 
réalité de ces radiations (N. de la R.). » 
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Grave pour qui, pour celui qui se trompe de bonne foi, ou pour 
celui qui commet un abus de conGanoe ? 

Tout de môme l'inqualifiable procédé de W. n'excuse pas l'absence 
de méthode chez B. et la crédulité de ses fauteurs. 

Je n'ai pas la cruauté d'in3ister sur la fin lamentable de cette 
bouffonnerie scientifique. Le lecteur la lira, s'il lui plaît, dans la 
Revue du Mois *de 1906, sous une plume trop respectueuse de la 
Science et des Savants pour qu'on puisse l'accuser de malveillance 
systématique. Nous sommes au dernier stade de l'affaire; on sait à 
quoi s'en tenir, même, à Nancy, et Von refuse systématiquement les 
vérifications demandées. 

Il paraît que B. était la dupe de son garçon de laboratoire, phéno- 
mène si fréquent qu'il devient une loi quasi générale. Que j'en ai 
connu de ces garçons, môme de ces préparateurs qui se vantaient 
de fausser les expériences, par méchanceté pure, plus souvent par 
mépris pour le professeur dont ils avaient jaugé l'incapacité. 

Au reste, que .de fois le chef de service n'accepte-t-il sa fonction 
que parce qu'il compte sur l'habileté de son garçon de laboratoire ! 

* * 

La lettre de W. est de septembre 1904; en décembre personne à 
l'étranger n'admettait les rayons N : l'Académie trouve par consé- 
quent à propos de décerner à B. le prix Leconte (50 000 francs). Le 
rapport se termine par cette phrase : « Toutefois, sans préjuger encore 
(vous reconnaissez immédiatement le style de M. Poincaré) la signi- 
fication et la portée de ces nouvelles découvertes, la Commission n'a 
pas cru devoir différer davantage (même observation que plus haut) 
la récompense que ce savant avait depuis longtemps méritée. Elle a 
voulu en môme temps (même observation que plus haut) affirmer sa 
confiance dans ^'expérimentateur et lui donner un appui au milieu 
des difficultés (même observation que plus haullqui peuvent compter 
parmi les plus grandes que les physiciens aient jamais rencontrées. » 
Que ce morceau soit hénaurme, il n'est guère besoin de le démontrer. 

Son intérêt est d'exprimer une méthode générale. Un fonctionnaire 
incapable (ce n'était du reste pas le cas) est violemment attaqué; vite 
l'administration le décore, puis elle dit : « Quelle infamie de prendre 
pour victime un homme si méritant qu'il est décoré! » Vous faites 
d'un magistrat taré le président du tribunal de Turlupa; vous vous 
arrangez de manière à prendre conseil de lui dans une affaire 
véreuse. Découvert, vous déclarez : « Comment n'aurais-je pas eu 
confiance dans le président du tribunal de Turlupa? » feignant d'ou- 
blier qu'il vous doit sa place. Pour ma part chaque fois que je 
démontre clair comme le jour qu'un homme est un imbécile malfai- 
sant, il peut se féliciter; une récompense n'est pas loin. 
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Et ceux qui la décernent s'imaginent qu'ils obtiennent un autre 
résultat que d'avilir eux et la récompense ! 

* * 

Entendons-nous bien. Je raconte l'histoire de Nancy, non pour 
faire le procès de la Science et de ses méthodes. Je veux seulement 
vous montrer par un exemple que les savants ne sont pas infaillibles, 
précisément quand ils oublient les règles les plus élémentaires d'une 
bonne expérience. Gomme je suis las de l'espèce de privilège que 
réclament les savants de ne jamais se tromper, même quand ils 
sortent de leur petit truc, je vous rappelle qu'ils se sont très souvent 
et collectivement trompés même en demeurant dans ce petit truc. 

Je construis un a fortiori contre quoi vous n'avez rien à répliquer. 

Ils invoquaient les rayons N pour expliquer qu'un écran phospho- 
rescent augmente d'éclat quand on l'approche d'un cœur vivant, 
alors que tout le monde sait que cette variation peut avoir pour 
cause une élévation de température, c'est-à-dire alors quune hypo- 
thèse connue se présentait, par suite devait être systématiquement écartée. 
Comment ne seraient-ils pas sujets à l'erreur quand il s'agit d'une ques- 
tion complexe d'instruction criminelle ou de stratégie, ou même 
quand il s'agit de la chose la plus difficile et socialement la plus 
importante, le choix d'une méthode d'enseignement et rétablissement 
de programmes judicieux? 

Vous expliquez Terreur de B, par la mauvaise foi de son garçon 
de laboratoire; mais vous ne pouvez expliquer par une colossale 
machination l'erreur des vingt physiciens ou naturalistes qui retrou- 
vaient ses résultats. Vous êtes bien forcé d'admettre que les savants, 
c'est l'hypothèse la plus favorable, sont aisément suggestionnâmes, 
c'est-à-dire souffrent du vice intellectuel qu'on s'attendait le moins 
à rencontrer chez eux. Que chez le savant la raison soit aussi faci- 
lement la dupe du cœur, n'est pas un phénomène indifférent. 

Certes vous ne blâmerez pas un homme d'être suggestionnable 
pas plus que d'être pied bot. Mais vous ne devez pas le croire sur 
parole quand il prétend qiïen raison de ses travaux, il est au-dessus 
de ces misères. 

Vous me croyez injuste? Lisez l'enquête de la Revue Rose : vous y 
trouverez des perles qu'il ne faut pas égarer. 

Berthelot croit que les rayons N existent, ayant grande confiance 
dans les travaux de M. B. 

PourPellat, M. B. est incapable de s'illusionner ou suggestionner. 

Langevin déclare avoir entrepris des expériences dont « M. Mascart 
désirait la réussite ». 

Blondlot avoue qu'on ne peut observer l'influence des rayons N 
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que lorsqu'on est prévenu qu'il y a une influence de ce genre en 
train de s'exercer. 

Mascart déclare n'avoir actuellement aucune opinion (à comparer 
avec la phrase de Langevin), etc., etc.... 

Lisez le tout; il en vaut la peine. 

Les seuls mots de bon sens que contient ce document sont de 
Gariel et Moissan : Les enquêtes sur les questions scientifiques ne ser- 
vent à rien; on ne résout pas les problèmes par un plébiscite. 

A voir ceux dont on sollicitait l'opinion, çes axiomes n'étaient que 
trop justifiés. Mais par surcroît ils condamnent tous les conseils, 
commissions et comités derrière lesquels les ministres mettent à 
l'abri leur responsabilité : car c'est à la majorité des voix, et des 
voix le plus souvent incompétentes, que les plus graves questions 
sont résolues. 



La troisième histoire défraya les séances de l'Académie des Sciences 
et la presse scientifique du monde entier pendant de longues années 
(1867-1869); elle se termina par la confusion du géomètre Chasles et 
la condamnation judiciaire d'un faussaire, Vrain-Lucas, qui avait 
dépouillé le géomètre de plus de 200 000 francs. Chasles et l'Aca- 
démie montrèrent en cette affaire une naïveté, une crédulité, un 
entêtement dont il est impossible d'avoir une idée complète sans 
lire les Comptes Rendus, et qui excusent son voleur. Vous connaissez 
cette caricature d'une femme montrant le poing à son mari et disant 
à bouche fermée : « Ce serait offenser Dieu que de ne pas tromper 
cet homme-là I » Le faussaire devait en penser autant de ses victimes. 

Vous connaissez aussi le proverbe : « Si tu me trompes, tu as tort ; 
si tu me trompes une seconde fois, nous avons tort; mais si tu me 
trompes trois fois, j'ai tort. » Or ce n'est pas trois, c'est plusieurs 
centaines de fois que Chasles se laissa berner, alors que dès le début 
de la mystification, Faugère démontra clair comme le jour que les 
lettres attribuées à Pascal (les premières que Chasles publia) étaient 
l'œuvre d'un faussaire. 

Voici l'histoire. 

Le 15 juillet 1867, Chasles offre à l'Académie deux autographes de 
Pascal sur l'attraction universelle. Vous supposez qu'avant toute dis- 
cussion l'Académie ordonnera une expertise en écriture : pas du tout, 
on commence par discutailler (Duhamel, Faye, Chevreul) sur les con- 
séquences à tirer des documents mis au jour. Qu'à cela ne tienne : 
Chasles n'est pas chiche d'autographes ; sans plus tarder il jette sur 
le tapis 9 pages in-quarto petits caractères, de notes inédités. Tout de 
même quelques-uns commencent à douter : pour vaincre ces doutes, 
le 28 juillet 1867, Chasles apporte une correspondance sensationnelle 
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entre Pascal et Newton. Dans cette même séance est donnée lecture 
dune lettre de Faugère qui, depuis vingt ans, s'occupait de Pascal et 
isa.t ses manuscrits, déclarant que la signature niise au bas des 
lettres de Pascal n est pas celle de Pascal, et qu'elles sont d'une 
autre écriture que la sienne. La comédie a duré quinze jours 
Vous n'y êtes pas : elle durait encore deux ans après 
On vous a raconté la plaisante histoire de la dent d'or dont ie ne 
sais quelle Académie discutait la croissance; après quinze ans de 
débats quelquun proposa de vérifier son existence, et l'on constata 
que jamais personne n'avait possédé dent naturelle de ce métal Vous 
avez assurément protesté contre l'invraisemblance de ce conte ■ et 
vous aviez grandement tort, l'histoire de Chasles et de l'Académie 
des Sciences est là pour le démontrer. 

Ne m'imputez pas la moindre animosité contre cette Académie II 
est de notoriété que c'est non pas mon défaut de mérite qui 
m empêche d en être, mais simplement mon parfait mépris pour ces 
associations fermées ridicules, mépris affiché depuis longtemps pour 
ces cénacles clos d admiration mutuelle. Je vous raconte cette histoire 
pour obtenir que 1 Académ.e prise en corps devienne moins néfaste 
pour le pays. Mais comme vous n'êtes pas tenu de me croire sûr 

I 6 août f«fi7 P , S 18 C ° mpleS RenduS de 'Académie du 
26 août 1867 quelques extra.ts d'une lettre de Faugère qui valent 

BoZu ^ m ° rCeaUX P° lémi 1 ues d « Pascal ou de 

Ce texte a été publié par F Académie en personne 

« Les documents dont il s'agit étant donnés comme des originaux 
autographes, et cette qualité supposée étant le principal sinon le seul 
argument invoqué à l'appui de leur authenticité et de leur valeur i 

TLZn éT r P Ti ère Ch ° Se à faire ' et ,a P ,us — ntielle, îo 
être une vérification d écriture. 

« A cet égard j'ose croire que l'on peut s'en rapporter au témoignage 
Pensl q d7p nqU1 ! a ? Pendan , 1 qUinZe m ° is Chez ,ui ,e «~ rit dfs 

5S££^r" Ia p,us grande partie de ce * le 

RihlL d h/ aUt de m T US , Crit ' qUG Chacun d ' ailleurs Peut consulter à la 
B bhothèque impénale, j'ai mis sous les yeux des Membres de la Com! 
mission divers fragments également authentiques du grand écrivain et 
particulièrement une signature mise en bas d'une quittance passée 
devant notaire. Je regrette que pressés par l'heure qui les appelait à 
la séance publique, ou ne se jugeant pas compétents pour une com 
paraison d'écriture, ils n'aient pas accordé aufait matériel, quiTeur 
était soumis, toute l'attention qu'il comportait 

Ainsi, vous le voyez, on nomme une Commission qui est incomné 
tente ou dont le seul désir est de ne rien savoir. Car 
par 1 importance des séances de l'Académie, on peut sans gS 
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dommage en manquer une, voire les manquer toutes ; reste la question 
du jeton de présence, mais en service commandé on est tenu pour 
présent. Dans l'avenir, mon cher lecteur, n'oubliez pas ce qu'est une 
Commission de l'Académie des Sciences et le cas qu'on doit en faire ! 

« Comment, Monsieur, vous* blâmez ces illustres savants de leur 
circonspection! Était-ce leur rôle de prendre parti? » 

Eh! qui donc les forçait à prendre implicitement parti en accueil- 
lant les documents? Je poursuis. 

« Cependant la vérification est ici d'autant plus facile, même pour 
les yeux les moins exercés, que le fabricateur de ces documents ne 
s'est pas astreint, ainsi qu'il arrive ordinairement, à contrefaire ou 
à imiter l'écriture de Pascal. Agissant avec un sans-façon inouï, il 
s'est contenté de donner à son écriture un caractère plus ou moins 
ancien et d'employer une orthographe à peu près conforme à celle 
du temps de Pascal. C'est ce qui explique comment il lui a été 
possible d'écrire un si grand nombre de lettres et de notes : ce n'était 
plus pour lui qu'une affaire d'imagination. Le faussaire a pris 
comme de raison du vieux papier, et c'était sans aucun doute pour 
lui la plus grande difliculté. Mais malgré toute son industrie il n'est 
pas parvenu à consommer, entre une encre nécessairement nouvelle 
et un papier ancien, cette combinaison que le temps seul peut pro- 
duire. L'aspect de l'encré, tantôt fraîche encore, tantôt jaunie outre 
mesure pas un procédé mal déguisé, suffirait seul à montrer la 
fraude. » 

Je regrette pour vous d'être contraint d'abrégçr. Ayant le texte 
sous les yeux, je vous assure que je ne m'embête pas. 
Oyez ce détail. 

« Il s'agit de Tune des Notes que Pascal aurait envoyées à Boyle 
en 1652. On dcnne, est-il dit dans cette note, comme un effet de la 
vertu attractive la mousse qui flotte sur une tasse de café et qui se porte 
avec une précipitation très sensible vers les bords du vase,... Une pareille 
observation suppose que l'usage du café était déjà répandu en France 
du temps de Pascal. Or ce ne fut qu'en 1669, c'est-à : dire sept ans 
environ après sa mort, que Soliman Aga, ambassadeur de Turquie 
auprès de Louis XIV, introduisit dans la société parisienne l'usage 
du café. » 

Fausseté manifeste de l'écriture, faits postérieurs à la mort de l'écri- 
vain supposé... il ne reste plus que l'examen du style. « Ici toute 
l'industrie du faussaire a échoué. Je laisse à nos voisins d'où Ire- 
Manche le soin de nous dire si Newton écrivait en français à un âge 
surtout où très probablement il n'avait guère écrit dans sa propre 
langue. Je m'en tiens aux lettres qui lui auraient été écrites par 
Pascal. Voici par exemple comment il s'exprime dans celle qu'il aurait 
adressée le 20 mai 16o4, à Newton qui n'a"vait qu'un peu plus de 
onze ans. Je vous envoie divers problèmes afin d'exercer votre génie. 
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// ne faudrait pas cependant, mon jeune ami, fatiguer votre jeune ima- 
gination. Travaillez, étudiez; mais que cela se fasse avec modération.... 
Je vous parle par expérience; car moi aussi dès ma jeunesse j'avais hâte 
d'apprendre, et rien ne pouvait arrêter ma jeune intelligence, si je puis 
ainsi parler. Je ne vous dis point cela, mon jeune ami, pour vous 
détourner de vos études, mais pour vous engager à étudier modérément. 
Les connaissances insensiblement et avec le temps (sic). Ce sont les plus 
stables.,.. 

Ainsi, d' une part, Pascal enverrait à un enfant des problèmes pour 
exercer son génie et lui imposerait la charge bien lourde de les exa- 
miner et de lui dire son sentiment, et d'une autre part il lui recom- 
manderait d'étudier modérément. Comment reconnaître en cela la 
logique et le langage de Fauteur des Provinciales? S'il est vrai que 
le style c'est l'homme, je croirais volontiers que celurqui a écrit ces 
lettres, loin d'être Pascal, ne serait même pas de nationalité 
française. 

Et je vous répèle que l'affaire durait encore deux ans après! 

Elle s'étale dans quatre volumes des Comptes Rendus, où elle 
occupe plus de cent pages grand in-quarto! 

Pour comprendre qu'une telle bouffonnerie se soit prolongée, pour 
se convaincre de ceci : que les savants sortis de leur petit truc sont 
ordinairement d'une incommensurable bêtise, lisez la réplique de 
Chasles du 2 septembre 1867, pièce capitale, pièce admirable, pièce 
qu'il faudrait transcrire en lettres d'or et coller sur les murs de la 
salle où l'Académie se rassemble! 

Premier argument : Je possède une caisse pleine de documents, tous 
de la même origine. S'il en est un de faux, tous sont faux. Comment 
voulez-vous que je puisse l'admettre? Ça rappelle Bartholo chantant : 
« Croyez-vous qu'il soit si facile, De tromper un homme tel que moi! » 

A quoi Faugère répliquait que la multitude des documents 
sétayarit les uns les autres et rassemblés miraculeusement dans la 
même main, se répondant et s'accordant ensemble comme des faux 
témoins qui se concertent pour accréditer le mensonge, vendus à la 
même personne par un homme dont on cache le nom, était la meilleure 
preuve de la fausseté du bloc tout entier. 

Second argument : On buvait du café à Venise en 1615, à Marseille 
en 1654. Pascal a-t-il dû attendre qu'il fût tout à fait à la mode pour 
faire son observation contestée? Chasles aurait pu renforcer son 
argument en soutenant qu'on buvait du café bien antérieurement à la 
Mecque. 

Troisième argument : Je ne puis sur la question de style avoir la 
prétention de suivre M. Faugère. Mais je suis persuadé que bien des 
littérateurs se feraient honneur d'avoir écrit les lettres que voici. 
Suivent de nouveaux documents. C'est décidément plus fort que de 
jouer au bouchon. On dit à un monsieur : « Telles lettres sont écrites 
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par un goujat. » Il répond : « Vous avez grandement tort, la preuve 
est qu'en voici d'admirables! » 

Quatrième argument : Vous dites que Newton n a pas connu Pascal. 
C'est une erreur : la preuve est une lettre tirée de ma collection 
(20 octobre 4727) qui dit exactement le contraire. 

Antre part qu'à l'Institut, on aurait menacé l'orateur de l'enfermer 
à Sainte-Anne, dans la salle des paralytiques généraux : l'Académie 
approuva par son silence. 

Je clos avec regret cette histoire que l'Académie voudrait bien 
qu'on effaçât de ses annales. La rappeler est cependant la seule 
manière de rendre l'Institut moins nuisible en mettant par le récit 
des .sottises passées le public en garde contre les sottises futures. 

Que le lecteur ne maecuse pas d'être mauvais patriote : l'étranger 
sait parfaitement à quoi s'en tenir sur la valeur de nos institutions; 
il ne se fait sur l'Académie des Sciences pas la moindre illusion. 

J'ai sous les yeux les œuvres complètes de Rowland : on donne au 
début la liste des sociétés savantes dont il faisait partie; on y trouve 
côte à côte les deux indications « The French Physical Society; The 
French Academy of Sciences ». Or pour être de la première, il faut 
donner 20 francs par an, sans autre condition que de ne pas avoir 
un casier judiciaire. 

Pour être de la seconde il faut... des dîners et des démarches. 

Si vous croyez combler de joie des étrangers éminents en les ballot- 
tant avec des Français dont ils connaissent la médiocrité (il suffit de 
lire leurs mémoires), vous vous trompez grossièrement. L'étranger 
est fier des distinctions de chez lui; il s'inquiète peu des distinctions 
de chez nous. A charge de revanche; à ceci près cependant : nous 
avons' la fatuité de croire que tout le monde grille du désir d'entrer 
dans nos Académies. 

Par de tels manques de tact nous sommes ridicules et détestés. 
Voilà que nous déléguons officiellement à Madrid des gens chargés 
d'y faire passer le bachot! Imaginez notre indignation si les Anglais 
envoyaient pompeusement à Paris une commission pour y délivrer 
les honneurs d'Oxford ou de Cambridge î 

La poutre qui est dans notre œil nous gêne si peu, que nous la 
transportons hors frontière pour qu'on l'admire plus commodément. 

Personne, même à la Chambre, n'ose soutenir le bachot tel qu'il 
est, à preuve les discours prononcés en juin 1920. 

Et voilà qu'il devient article d'exportation! 

Qui avons-nous la prétention de mettre dedans? 

A qui ferons-nous croire que les Espagnols patriotes voient, dans 
notre procédé, autre chose que l'expression d'un mépris implicite? 
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La vanité des savants prend des formes bien réjouissantes. Us 
s'imaginent que le monde entier s'occupe de leurs travaux et n'a 
d'autre affaire que d'en suivre le développement. Est^il besoin d'insi- 
nuer que le monde s'en désintéresse absolument? 

L'anecdote suivante, vraie ou fausse, a celte vérité supérieure de 
la légende. On raconte que Sturm, un jour qu'il avait soif (les 
savants eux-mêmes ont soif) entra dans une brasserie, but un bock 
et s'aperçut trop tard qu'il avait oublié son porte-monnaie. « Je suis N 
Sturm, dit-il à la caissière. — Qui ça? Sturm, répondit la dame du 
comptoir. — Le mathématicien du théorème, répliqua le bon naïf. » 
On ne dit pas comment finit l'aventure qui lit pouffer de rire le 
Vachette entier où la tradition veut qu'elle arriva. 

De ce travers vous ne distinguez que le pittoresque. 

J'y vois malheureusement autre chose. Supposez le bon Sturm 
votre collègue dans un comité de perfectionnement et tâchez d'obte- 
nir qu'il ne mette pas son théorème dans les programmes. Vous êtes 
candidat à la place vacante dans la section de Géométrie : essaierez- 
vous d'enlever la cataracte qui l'aveugle sur l'importance sociale de 
sa découverte? 

Supposez ledit comité plein de Sturms : voyez le beau programme , 
qui sortira de ses délibérations! 

La vanité des savants se montre à nu dans l'inexplicable attrait de 
porter un habit vert. Faut-il qu'ils soient inconscients du ridicule! 

Par une superbe matinée de printemps je me trouvais à Monaco: 
la nature était en fête, des fleurs partout, une vraie joie de vivre. 
Dans un vieux fiacre de louage, raide Sur les coussins. M. X.. en 
habit vert, allait déjeuner au palais. Le pauvre homme se croyait 
admiré alors qu'il excitait une indulgente gaîté : 

« Et vous voici très doux à la bêtise humaine.... » 



Certes j'approuve qu'un homme ne permette pas qu'on le dépouille 
du fruit de son labeur. Mais* encore faudrait-il que l'objet en valût 
la peine et qu'on le revendiquât d'une certaine manière. 

Qu'il soit possible de réclamer son dû en conservant sa dignité, 
les lettres de Fresnel à Young en sont une preuve éclatante. 

Young était un fort grand savant; mais il faudrait n'avoir jamais 
comparé les mémoires d'Young et de Fresnel pour ne pas mettre 
Fresnel au-dessus d'Young. Quand Young se déclarait l'arbre, lais- 
sant à Fresnel le rôle de la pomme, il n'était que ridicule. On 
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n'empêchera pas les Anglais de se croire le premier peuple du monde, 
en tout et pour tout. Qu'on les force de temps en temps à la plus 
juste appréciation de leurs mérites, qui sont très grands, rien de 
mieux. Fresnei avait raison de se plaindre...; mais j'ai lu pour la 
première fois ses lettres dans les œuvres d'Young : ce qui prouve 
qu'au moins quand ils ont tort, les Anglais savent le reconnaître. 
A quel spectacle assistons-nous aujourd'kmi. 

Que la science française soit dans un piteux état, est chose 
évidente. Cherchons-nous à la relever par notre travail? 

Oh! que nenni! Nous crions sur tous les toits que nous avons 
produit de très grands hommes, Lavoisier, Fresnei... ce que per- 
sonne ne conteste, puisque précisément la thèse de nos ennemis est 
notre décadence actuelle. On ne reproche pas aux Arméniens de ne 
pas avoir de grands savants, parce qifils n'en ont jamais eu; on nous 
reproche de ne plus en avoir, parce que jadis nos grands hommes riva- 
lisaient avec les plus grands. Nous ne convaincrons personne parce 
que nous prêchons des convertis. Découvrez actuellement en France 
un Lavoisier ou un Fresnei : vous augmenterez beaucoup plus notre 
prestige extérieur qu'avec toute votre propagande dont les étrangers 
se gaussent. 

Je l'affirme sans craindre un démenti : pour écrire mon ouvrage je 
pourrais sans inconvénient supprimer toute la science française 
dëpuis trente ans; je n'aurais pas un mot à changer. 

Je passe le plus clair de mon temps à lire de l'allemand et de 
l'anglais : croyez bien que ce n'est pas pour mon plaisir. 

Chaque fois que paraît une de mes préfaces, je reçois des lettres 
réclamant la priorité des thèses que je soutiens. A quoi je réponds 
invariablement ce qui suit : « Monsieur, Je vous suis particulière- 
ment obligé pour la lettre dont vous avez bien voulu m'honorer. 
Pour moi c'est (m contentement extrêmè de me rencontrer avec un 
homme tel que vous. Mes thèses me semblent d'une telle évidence et 
d'une vérité, pour ainsi dire, si palpable, que je serais surpris qu'elles 
ne fussent pas depuis longtemps dans le domaine public. Tout de 
même. Monsieur, permettez-moi de m étonner qu'un homme aussi 
considérable que vous l'êtes, n'ait pu modifier quoi que ce soit, depuis 
si longtemps que vous me dites qu'il affiche des opinions si parfaite- 
ment opposées à celles que professe l'Université prise en corps. Je ne 
doute pas. Monsieur,^ que vous n'avez défendu vos convictions avec 
toute l'ardeur dont elles sont dignes, et cela même au risque de 
retarder votre course dans la carrière des honneurs. Ce qui prouve 
une incomparable inertie dans la machine que nous désirons l'un et 
l'autre mettre en branle, et ce qui doit nr excuser auprès de vous de 
reprendre à mon compte une bataille, perdue d'avance puisque vous 
ne l'avez pas gagnée, mais dont le renouvellement doit vous sembler 
honorable. Veuillez agréer, etc., etc., etc. » 
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Je donnerais bien deux sous (papier) pour voir la tête de mon hono- 
rable correspondant. Je ne puis lui dire d'une façon plus... aimable 
ce que je pense de ces hommes qui énoncent par hasard quelques 
propositions justes, mais se gardent bien de pousser leur polémique 
pour ne pas indisposer les gens dont ils attendent honneurs et prolits. 

Il y a des cas où Ton ferait beaucoup mieux de ne pas réclamer 
certaines priorités; à ce qu'on vous les reconnaisse, je ne trouve vrai- 
ment rien de flatteur. 

Sans parler des Frédérick II au petit pied que gênent leurs Anli- 
Machiavels! 



Un des vices les plus graves de notre organisation scientifique 
actuelle, qui porte à notre enseignement un préjudice énorme, est la 
quantité de badernes qui jusqu'à leur dernier soupir encombrent la 
circulation et barrent le chemin. Ils sont vieux, quelques-uns n'ont 
pas été constamment gâteux; je ne demande pas qu'on les jette à 
l'eau une bonne pierre au col pour abréger leurs souffrances. Mais à 
leur usage je transcris une page de l'abbé Ledieu que malheureuse- 
ment ils ne liront pas. Je leur fais beaucoup d'honneur puisqu'il 
s'agit de la sénilité d'un grand homme. 

« Chacun a remarqué cette suite d'actions de M. de Meaux pour 
se montrer et faire sa cour : son livre présenté au roi et l'audience 
qu'il en eut le 12 de ce mois (août 1703); sa visite au père La Chaise 
le même jour au soir; son assistance à la procession où il donna le 
triste spectacle qui affligea ses amis, le fit plaindre par les indiffé- 
rents et moquer par les vieux de la cour. Courage, M. de Meaux, lui 
disait Madame le long du chemin: nous en viendrons à boni. D'autres : 
Ah! le pauvre M. de Meaux. D'autres : // s'en esl bien lire! Le plus 
grand nombre : Que ne s'en va-t-il mourir chez lui. Mais il veut aupa- 
ravant placer son neveu et faire un dernier effort. M. d'Amiens qui 
est tant des amis de M. de Meaux a fait à M. Fleûry la confidence 
que ce bruit se répand ici sourdement : Quelle misère quun homme 
si sage, si admiré actuellement à cause de son livre, si admirable par 
tous les grands talents quil a fait briller dans sa vie, devienne l'entretien 
d'un courtisan malin, faute de savoir prendre son parti et d'aller se pré- 
parer chez soi à la mort dans la retraite. Quil finisse donc son a/faire de 
Pévéché de Meaux et que Dieu l inspire bien sur le parti unique quil est 
obligé de prendre pour V édification publique et sa gloire. » 

Quand le savant est définitivement vidé, qu'il est même incapable 
de mettre en œuvre les divers procédés de tapage que j'ai ci-dessus 
catalogués, il entre dans les commissions et comités consultatifs; il 
court à droite et à gauche s'asseoir autour d'une table avec une col- 
lection d'outrés aussi vides que lui. Du matin au soir on le voit 
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passer d'un ministère à l'autre, déversant partout son verbiage. Le 
plaignez-vous charitablement d'être ainsi détourné de ses admirables 
travaux : « Ne m'en parlez pas, répond-il; je n'ai plus le temps de 
rien faire! » 11 se donne l'illusion que seul le loisir manque, mais il 
ne trompe personne : il est vidé. 4 

Aujourd'hui c'est à vingt-cinq ans que l'anémie cérébrale atteint 
nos savants : ils forment la grande armée des ratés. 

L'administration leur sert d'asile. 

Faites aux vieux savants des retraites honorifiques et bien payées; 
conservez, s'il vous plaît, ceux dont le cerveau n'a pas fléchi. Mais ne 
choisissez pas systématiquement pour commander aux autres, régler 
les avancements, déterminer les programmes, ceux-là mêmes que leur 
âge et leur usure, parfois prématurée, rendent incapables de toute 
initiative et à la merci du premier qui les flatte. 

Mon cher lecteur, ne voyez aucune aigreur dans ce que je dis. Certes 
j'occupe sur les listes d'avancement le rang le plus extrême (vers le 
bas, s'entend) qu'il soit possible, en raison de mon âge et de l'année 
que j'entrai dans l'Université. Malgré que j'en puisse avoir, je ne 
saurais donc manquer de reconnaissance pour des gens qui n'ont 
jamais eu avec moi que des procédés de vilain. Mais, sans ironie, je 
trouve qu'ils m'ont rendu le plus éminent des services en me dispen- 
sant de toutes les précautions oratoires et, par leurs mauvais pro- 
cédés, en me contraignant à un travail acharné qui me permette de 
me soucier infiniment peu de leur opinion sur mon compte. 

Je ne désire faire partie d'aucuns de leurs comités ou commissions, 
et si je déplore qu'ils soient composés comme ils le sont, c'est* sans 
retour personnel ni désir d'en être. 

Vous devez bien comprendre d'après ce que je viens d'en dire, que 
je ne cours pas après les occasions de faire ami avec les savants. 

Je me suis toujours tenu à l'écart : ce n'est certes pas aujourd'hui 
que je changerai d'attitude. 

H. -Douasse. 

* * 

Monsieur Lala a bien voulu me continuer son aimable collabora- 
tion; le lecteur lui doit savoir gré d'utiliser plus commodément mes 
ouvrages. 
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MESURE DES FORCES ET €HRONOMÉTRIE 
APPLICATION A L'HORLOGERIE 



Mes lecteurs habituels savent avec quel soin sont tracées les figures 
de mes Cours. Je crois cependant devoir les prévenir qu'ils ne compren- 
dront bien les phénomènes qu'en voyant fonctionner des modèles 
construits à une échelle 10 à 20 fois plus grandes que les pièces 
usuelles. Un laboratoire de Mécanique raisonnablement installé doit 
contenir, en état de fonctionner, tous les mécanismes décrits dans ce 
Cours : aux étudiants d'exiger qu'on les mette entre leurs mains conve- 
nablement grossis. Cela vaudra mieux pour leur éducation d'ingénieur 
qu'une machine de deux cents chevaux ou l'installation d'une turbine 
gigantesque. Puisqu'on trouve de l'argent pour ces inutilités, on en 
trouvera pour les modèles infiniment moins coûteux que je déclare 
indispensables. 

i. Position du problème. 

1° — Dans tout appareil d'horlogerie (exception faite pour les sys- 
tèmes utilisant le pendule conique) on trouve un moteur (poids ou 
ressort), un rouage, un échappement et un régulateur oscillant. L'échap- 
pement joue le double rôle de laisser tourner le rouage d'un certain 
angle à chaque demi-oscillatipn (battement) du régulateur, et de fournir 
au régulateur l'énergie nécessaire à l'entretien de son mouvement, 
malgré les. frottements inévitables. 

De cette définition môme résulte que le mouvement des horloges et 
chronomètres est saccadé (non pas continu). C'est un phénomène méca- 
nique bien curieux qu'on n'ait jamais obtenu par un mouvement con- 
tinu (pendule conique) la précision que fournit le mouvement saccadé. 

Le cas le plus simple est qu'à chaque demi-oscillation du régulateur, 
le rouage avance d'une certaine quantité, puis s'arrête. L'échappement 
est dit à repos. 
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Un cas plus complexe est fourni par les échappements à recul : le 
rouage avance d'une certaine quantité, puis recule d'une quantité 
moindre. 

Enfin, dans certains cas le rouage recule d'une petite quantité {déga- 
gement), avance (impulsion), puis s'arrête (repos). Ces trois temps con- 
stituent la période du phénomène dont la longueur est égale à la demi- 
période du mouvement du régulateur (battement). 

2° — Les échappements se comptent par centaines 1 ; on en invente 
tous les jours de nouveaux. 11 est clair qu'ils ne diffèrent que par des 
détails insignifiants de ceux que Ton connaît depuis longtemps. Pour 
amuser le lecteur j'en décrirai trois douzaines; mais il n'oubliera pas 
qu'aujourd'hui ceux qui servent danè l'industrie courante, se réduisent 
à trois ou quatre. 

Pour les horloges on utilise l'échappement de Graham, à repos si le 
pendule est long et l'amplitude petite (horloges de précision); à recul si 
le pendule est court et l'amplitude grande (pendules d'appartement). 
On utilise aussi l'échappement à cheville. Pour les pendules de haute 
précision, on emploie l'échappement à force constante. 

Pour les montres et chronomètres, après avoir beaucoup vanté 
l'échappement à cylindre et l'échappement à détente et à coup perdu, 
on linit par ne plus employer que l'échappement libre à ancre. 

La lecture de la Revue Chronomélrique (si intéressante jusqu'en 1900, 
si pauvre depuis) est à ce propos d'une cruelle ironie. 

C'est merveille de voir, suivant les dates, déclarer tel ou tel échap- 
pement évidemment supérieur à tous les autres, alors que précisément 
on s'apprête à l'enterrer. Le fait prouve que la valeur a priori d'un 
mécanisme est toujours subordonnée à des circonstances accessoires 
que seule la pratique décèle. Le raisonnement n'est pas faux; il est 
incomplet. Une théorie incomplète prouve clair comme le jour que 
l'échappement à détente est supérieur à l'échappement libre à ancre. 
Elle oublie seulement que le premier est susceptible d'arrêts et de sauts : 
à cela près elle est irréfutable. 

Une théorie incomplète prouve que le tourbillon (§ 72) est une inven- 
tion géniale. Malheureusement c'est une telle complication qu'il est 
absolument oublié : on annonçait il y a quelques années la mort du 
dernier horloger capable de le fabriquer. 

Les échappements aujourd'hui les seuls utilisés industriellement, 
sont connus, le premier depuis deux cents ans, le dernier depuis cent 
ans. Ainsi depuis cent ans on n'a rien découvert comme échappement 
qui puisse rivaliser avec ce qu'on avait : il est donc peu probable qu'une 
invention nouvelle révolutionne la question. 
J'insiste là-dessus parce qu'on est tenté de croire que tout date d'hier 

1. Le lecteur lira avec plaisir l'intéressant petit livre de Charles Gros : Échappements 
d'horloges et de montres. 



Digitized by Google 



ÉCHAPPEMENTS D'HORLOGES 



malin. En fait, le xix e siècle a perfectionné la fabrication horlogère sans 
apporter une idée nouvelle. Berthoud serait peut-être; étonné du bon 
marché de nos montres et chronomètres, mais il ne serait étonné que 
de cela. Aussi bien son Traité d'Horlogerie est rudement plus intéres- 
sant que ce qu'inlassablement on nous traduit du Boche. 

Pour fixer les idées du lecteur sur la nature de l'invention d'Huyghens, 
je commence par quelques mots d'historique : comme on va le- voir, ce 
n'est pas un hors-d'œuvre. 

£. Anciennes horloges. Clepsydres. Sabliers. 

1° — Les anciennes horloges étaient les clepsydres. 
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Le temps est mesuré par la masse d'un liquide qui s'écoule d'un vase 
(fig. 1, à gauche). 

Pour montrer à quel point ce procédé manque de rigueur, rappelons 
que l'écoulement en paroi mince se fait suivant la loi de la chute des 
corps. La vitesse u au niveau de la partie contractée de la veine est 
donnée par la formule : 

Par exemple, pour diviser en heures un vase cylindrique qui se vide 
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complètement en t 0 = 4 heures, il faut tracer 4* = 16 traits équidistants. 
La formule devient : 

A — yjT=t. 

La première heure écoulée correspond au passage du liquide du 
trait 16 au trait 9, et ainsi de suite. 

2° — Ce procédé qui, chose extraordinaire, eut des partisans 
jusqu'au début du xviii* siècle (Daniel Bernoulli fut couronné en 1725 
pour un mémoire sur les clepsydres), n'est pas le plus simple. 

Celui-ci consiste à faire écouler le liquide d'un vase V dont le niveau 
est maintenu constant par un déversoir horizontal T, dans un vase 
cylindrique u. Le niveau du liquide s'y élève proportionnellement au 
temps. L'expérience montre que l'exactitude obtenue est glande. 

Dans le vase v peut èive un flotteur F lié à un rouage R par une corde 
ou par une crémaillère. 

On conçoit que ce rouage entraîne des aiguilles sur un cadran. 

La fameuse horloge dont le califè Haroun-er-Reschid fit présent à 
Charlemagne en 807, était de ce modèle. 

3° — Avec grande raison les anciens astronomes n'avaient pas con- 
fiance dans les clepsydres. Ils rapportaient directement leurs observa- 
tions au Soleil ou aux étoiles; autrement dit, ils déterminaient la 
hauteur du Soleîl au moment du phénomène qu'ils voulaient repérer 
dans le temps. C'est ain$i qu'ils rapportent les débuts ou la fin des 
éclipses. 

Les clepsydrcsxse sont perpétuées sous forme de sabliers qui servent 
encore à cuire les œufs à la coque, à développer des plaques photogra- 
phiques n bref à déterminer un temps fixé une fois pour toutes. 

Sur les navires, quand on usait du loch à bateau, on utilisait 'un 
sablier de 30 secondes. Le service était réglé à bord par un sablier de 
4 heures (d'où l'expression faire le quart). Enfin pour les usages com- 
muns, on se servait d'un sablier d'une heure. Tout cela a disparu depuis 
que les montres sont d'un prix abordable aux bourses les moins 
garnies. 

Rappelons l'emploi de petites bougies (fragments de queue de rat) 
pour régler le temps de certaines enchères publiques. 

Je conseille aux alpinistes le réveille-malin formé d'une épingle 
enfoncée dans une bougie et qui par une ficelle soutient un quart en 
métal. La bougie brûle, atteint l'épingle; le quart tombe. Il vous réveille 
à l'heure voulue si vous connaissez le nombre de centimètres que la 
bougie brûle par heure. Avant la Guerre, vous déterminiez la place de 
l'épingle avec un sou (diamètre 2,5 cm.) ou un décime (diamètre 3 cm.). 

3. Échappement à roue de rencontre (à recul). 
î° — Sa découverte remonte au début du xiv e siècle. Il fut employé 
dans les horloges et les montres de poche jusqu'aux travaux d'Huyghens 
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qui datent de 1657. Le lecteur sera content que j'insiste dessus. Par 
exemple on lui raconte que Louis XI (mort en 1483) avait une montre 
de poche qui sonnait ; mais il cherche en vain, dans les ouvrages à sa 
disposition, la description du mécanisme qui la faisait fonctionner. 
C'est toujours la même rengaine : de9 renseignements de perroquets. 
L'échappement a pour pièces essentielles la roue de rencontre R et un 




Fig. 2. 



axe 00 portant deux palettes P, P', montées sur Taxe ordinairement 
à 90° Tune de l'autre. Dans la figure 2 la palette P est inclinée sur le 
tableau vers l'arrière; la palette P' est inclinée vers l'avant. 

Pour que le d^sin soit lisible, je n'ai représenté que la partie anté- 
rieure de la roue R. 

Il est toujours entendu que les dents n'agissent que par leur pointe. 

La forme des dents est donc quelconque, à la condition qu'elles ne 
soient pas trop faibles vers la pointe et que cependant elles soient 
assez évidées pour ne toucher les palettes que par la pointe. 

Je fais la théorie en supposant impair le nombre des dents (je prends 
11 dents; il y en avait ordinairement 29 ou 31). Dans ce cas, l'axe des 
palettes passe par l'axe de la roue. Ce nombre impair a de grands 
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inconvénients. Si Ton veut que la roue de rencontre fasse un tour par 
minute avec 29 ou 31 dents; la pièce oscillante doit avoir une période 
an peu différente de 2 secondes; le battement diffère un peu de la 
seconde. Il est possible de donner à la roue un nombre pair de dents 
(30 en particulier); mais il faut alors déplacer Taxe des palettes, d'avant 
en arrière, du quart de l'intervalle des pointes de deux dents contiguës. 

L'axe de la roue R tend à tourner sous l'action de la force motrice, 
poids ou ressort, dans le sens indiqué par la flèche. 

L'axe 00 porte une barre transversale (ici horizontale) sur laquelle 
se déplacent les masses MM servant à modifier le moment d'inertie et 
régler la durée de la période. 



Je suppose qu'il s'agit d une horloge; dans le cas d'une montre les 
masses sont solidaires de la barre. 

2° — La figure 3 représente l'appareil vu par-dessus. Nous ferons 
la théorie sur la figure 4 où la roue est remplacée par deux lames 
dentées parallèles, entraînées avec la même vitesse dans le sens de la 
flèche par une force constante. 

Les palettes P et P' sont alors les côtés d'un secteur lié à Taxe. 

La figure 4 montre l'oscillateur MM quand, tournant dans le sens 
de la flèche, la palette P' vient de quitter la pointe de la dent B' (vient 
d'échapper). Un peu après la palette P rencontre la pointe de la 
dent B. 

En raison de l'inertie des masses M et de la vitesse acquise, la roue 
de rencontre recule : d'où le nom de l'échappement. L'oscillateur MM 
perd sa vitesse, puis revient en arrière, poussé par la dent B qui avance 
et agit sur la palette P. 

Simultanément l'autre lame L'avance vers la droite, de manière que^ 
quand la palette P échappe à la dent B, la palette P' rencontre la 
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dent C, après une légère chute. D'où recul de la roue de rencontre. 
Et ainsi de suite. 

En définitive l'oscillateur qui par lui-même nest soumis à aucune 
force capable de le faire osciller, est successivement renvoyé par les 
lames L et L', comme une balle entre deux raquettes. 

3° — La vitesse angulaire moyenne de la roue de rencontre (vitesse 
qui règle la marche des aiguilles, vitesse linéaire moyenne des lames L 
et L' qui nous servent à expliquer le phénomène) est liée à la période du 
mouvement oscillatoire par la condition que dans chaque période passe 
une dent de la roue. 




Fig. 4. 



Il est difficile de déterminer a priori comment la période dépend du 
poids moteur et de l'inertie du système oscillant. 

Le raisonnement simpliste qui suit en donne une idée. 

Si le couple C était constant, entre l'azimut 0 parcouru, le couple C 
et le moment d'inertie I, on aurait la relation évidente : 




Si le parcours 0 reste à peu près le même, la période varie comme la 
racine carrée du moment d'inertie et comme la racine carrée de l'inverse 
du couple. En réalité, l'amplitude ô augmente à mesure que le couple 
moteur augmente. 

Ce problème se présente sous une forme bizarre dans le Traité 
<T horlogerie de Moinet : 

« Si un balancier tire 20 minutes par heure, avec une force motrice 
déterminée, combien faudra-t-il ôter de son poids pour lui faire tirer 
2G minutes. » Le mot tirer est ici pris dans le sens de faire. 
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Pour que le problème ait un sens, il faut supposer que le balancier 
conserve ses dimensions; plus précisément, que le moment d'inertie est 
proportionnel au poids. La règle à suivre par les horlogers est donc que 
la période est proportionnelle à la racine carrée du moment d\inerlie (ou 
du poids dans l'hypothèse énoncée); ce qui revient au même, le poids 
est proportionnel au carré de la période. 

Mais le tirage est en raison inverse de la période. D'où la règle : le 
produit du carré du tirage par le poids est une constante. 

Par çxemple, si le balancier (de montre) pèse d'abord 0,200 gr., il doit 
peser dans le second cas : 

200 x (2Ô 2 : W) = 118 milligrammes. 

La règle des horlogers est celle même que donne notre hypothèse. 

4° — Définissons quelques termes qui vont revenir constamment. 

Faisons tourner la verge à la main. Déterminons l'angle minimum 
qu'il faut parcourir, dans un sens puis en sens contraire, pour que 
l'échappement fonctionne : c'est Yangle de levée. 

Quelques auteurs appellent l'angle ci-dessus défini levée apparente, 
conservant le nom de levée réelle à Parc suivant lequel l'oscillateur 
reçoit l'impulsion. Dans le cas de l'échappement à roue de rencontre, 
les deux définitions coïncident; ce n'est plus vrai dans les échappements 
à repos (§ 7). Nous prendrons toujours le terme angle de levée ou levée 
dans le premier sens; nous remplacerons le terme levée réelle par arc 
ou angle d'impulsion, ce qui supprime toute ambiguïté. 

Mesurons l'angle dont tourne la verge dans le même sens après que 
l'échappement s'est produit, jusqu'à l'élongation maxima : c'est l'arc 
supplémentaire. 

A partir de l'élongation maxima, revenons en arrière. Nous décrirons 
l'angle s, puis l'angle de levée, enfin l'arc supplémentaire de l'autre 
côté. L'angle total parcouru (arc total), qui est le double de l'ampli- 
tude A, est donné par la formule : 

arc total = 2A = / -h 2s. 

Jusqu'ici nous ne considérons que la verge et ses palettes. 
Regardons maintenant le rouage. 

Pendant la levée, il avance d'un angle à peu près proportionnel à cette 
levée; je le représenterai par L. Au moment de l'échappement, il tourne 
brusquement d'un angle qui est la chute C. Il avance donc en tout de 
L-hC. Il devient alors solidaire des palettes. 

Quand la verge décrit l'arc supplémentaire s dans un sens, puis dans 
l'autre, le rouage recule d'abord de S, puis avance de S : le recul est 
compensé par une avance égale. 

En définitive par demi-oscillation de la verge, le rouage avance de 
L-t-C. 
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La chute représente non seulement du travail perdurais du travail 
perdu d'une manière nuisible : en effet, le rouage prend pendant la 
chute une vitesse qu'il faudra que le système oscillant annule. Mais la 
chute, toute nuisible quelle soit, est nécessaire pour le réglage, vu la 
non-identité des dents et le jeu des pivots. 

4. Loi des couples. 

1° — Pour la régularité des phénomènes, il ne faut pas que le choc 
des palettes sur la pointe des dents soit brutal ; autrement dit, il est 
avantageux que le recul de Voscillateur soit considérable. Montrons 
qu'il est possible de réaliser cette condition, en vertu de cette propo- 
sition que, pour un couple constant s'exerçant sur la roue de rencontre 




Fig. 5. 



le couple C transmis à la palette est proportionnel au carré de la dis- 
tance OD de la pointe à l'axe de la palette (fig. 5). 

Cela résultejmmédiatement du principe des vitesses virtuelles. 

Une force F constante par hypothèse agit sur la palette OP suivant 
une directrice invariable. Écrivons l'égalité des travaux correspondants 
pour la force F et pour le couple antagoniste C : 

Cd* = Fdx. 

On a : 

x = UK.lgy, OD.coscpzzzOA, dx = <JX.dy : cos 2 <p. 
D'où : 

C = F.-^4-, C.OÂ = F.UD 2 . 
cos a © 

Lorsque dans le mouvement direct la pointe de la dent glisse sur la 
palette, le couple augmente donc comme le représentent les courbes 
MN ou QR (fig. 6). Corrélativement lorsque la palette P' abandonne la 
pointe B', après une petite chute Uïï pendant laquelle le couple est nul, 
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le couple statique (qui de moteur devient résistant) diminue brusque- 
ment de UN à ôF.^Avant que l'oscillateur parvienne au repos, il doit 
donc effectuer un arc notable 11W (recul). La liberté de l'oscillateur 
est augmentée de ce chef, ainsi que son action régulatrice. 

Il faut donc s'arranger de manière qu'à l'instant où la palette P ren- 
contre la dent B, elle soit quasi normale à la trajectoire de la dent B 
(distance ÔD minima). 

En définitive la courbe figurative des couples est 

MNUwPQ — QRT/SM. 
A la vérité au moment du choc, indépendamment de la force F 
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Fig. 6. 

qu'exerce la dent et en raison seulement de l'inertie, il faut exercer 
contre la roue une force instantanée supplémentaire qui intervertisse le 
sens de son mouvement. La courbe est donc relevée suivant les arcs 
P'Q, S'M, qui remplacent PQ, SM. Mais l'avantage delà loi des couples 
ci-dessus établie n'en subsiste pas moins. 

Quand on passe d'un bout à l'autre du parcours, la vitess.e de l'oscil- 
lateur part de zéro pour revenir à zéro. Le travail de tous les couples 
appliqués à l'oscillateur est donc nul. Conséquemment, en raison de 
l'existence des frottements qui produisent un travail négatif, le travail 
des couples dus à l'action de la roue de rencontre doit être positif. 

La figure 6 est conforme à cette nécessité théorique. 

En horlogerie l'arc TTT s'appelle arc de levée de r échappement; c'est 
l'arc nécessaire pour que l'échappement se produise. Il dépend de 
la construction ; il ne dépend ni du poids moteur ni de l'inertie du balan- 
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cier (oscillateur). L'arc VW s'appelle arc total ou arc de vibration- 
pour les physiciens, c'est le double de l'amplitude "'àralion, 

£° — Revenons sur la loi des couples (fie 5) 

Posons 

(JX=a, UB = l; 
l est-la longueur de la palette. 
L'échappement a lieu pour un angle % tel qu'on ait : 

a =r/cosï, 0 . 

faiUWleHv JT Pa ' e ! teS ' V ° iSin de ° Uand rune des P-IrtU» 
Mais ét J°,f a ^ OSll, ° n m ° yenne ° A ' 1>autre fail l'angle 
Mais élan de même longueur, elle échappera pour le même antrle l 

° U résu,le *™ 1 * de levée de l'échappement eTt * V 
x = ¥o — (<» — <p 0 ) = 2<p 0 — <». 

P^Tr"! 80 " 8 rang,C 9 qUC fail ,,osci »»^r avec sa position moyenne 
Pa. défin.hon même, quand 6 = 0, les palettes sont disposées symétrî' 
quement par rapport au plan normal à la roue, passant pa vlle téo 
métrique de l'axe matériel auquel elles sont fixé! On a d'onc aîorff " 

<P = |-; d'où: e = (p _-|-, ? = 0 + -^ 
L'expression du couple est en définitive : 

C = C 0 :cos*(e-H-|-). 

<° est voisin de 90°. 

L'amplitude de la variation de 6 étant très inférieure à -f-45- lWle 
sous le signe cosinus reste toujours assez loin de 0- et det>» ' * 

palYesT™ T Tv SUF ,a lhéorie de ''échappement à 

palettes parce que 1 adjonct.on du pendule comme système Liant a 

ceZ J e (c d :ZZ r f° rmé T nt lamplilude - LeS coLidératiot pré- 
cédentes (complétées) reprendront tout leur intérêt dans l'application 
^réglage des montres (§ 260), de la roue de rencontre as'sodée au 

enYanonTr 111 Y?,"* î re " C ° ntre marche sanshuilc avec «™ ™»e 
I fo„„ deS P al ? UCS d aCie ' - Sa durée esl q»asiment indéfinie. 

diminu, . 3 , mieUX qUC ,G baIancier *» P ,us l0 "'d, ce qui 

diminue importance relative de l'inertie de la roue au moment du 

aus P s < î U n^ interVa,,e iT? e " tre ,eS dents de ,a roue > il esl bon ^ faire 
vartZn k ,0ngUeUr ' des P alelles ' ce <I ui ^agère la 

variation de 1 angle ? , diminue l'importance relative du couple résistant 
au moment du choc, et facilite le recul. Cette condition revient à placer 
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l'axe du balancier tout près de la roue de rencontre (à rapprocher les 
lames dentées L et L' de la figure schématique). Pour qu'une des 
palettes échappe presque tangentiellement et que l'autre heurte 
presque normalement, l'angle POP' doit être voisin d'un droit. 

- 5. Perfectionnement cTHuyghens. 

1° — Jusqu'en 1657 les horloges et les montres furent réglées, plutôt 
mal que bien, parle système d'une roue de rencontre et d'un balancier. 
La seule différence entre les horloges et les montres était dans la sub- 
stitution d'un ressort moteur au poids moteur, ce qui rendait le système 
portatif. 

Les appareils ainsi réglés sont d'une précision très médiocre. Les 
moindres irrégularités de la roue interviennent pour rendre inégales 
les périodes successives du balancier. A la vérité la période qui corres- 
pond au tour de la roue de rencontre est plus constante que ne le 
sont les oscillations isolées; c'est elle qui intervient dans la mesure 
d'un temps assez long^ 

Mais l'épaississement des huilés, c'est-à-dire la variation des frotte- 
ments, a sur cette période une influence énorme. 

Pour fixer les idées, rapportons que, le landgrave Guillaume IV de 
Hesse-Casscl ayant inventé vers 1570 la méthode de détermination des 
ascensions droites par la différence des temps de passage des étoiles 
dans un cercle horaire, Tycho la désapprouva comme incorrecte. 

Avec nos horloges précises, cette méthode est aujourd'hui la base de 
l'Astronomie de position. 

Galilée avait songé à l'emploi du pendule ; mais sa méthode butait 
sur deux difficultés : le comptage et l'entretien. Il avait bien appliqué 
un système compteur au pendule, mais l'amortissement en était accru. 

2° — Huyghens eut l'idée de substituer un pendule au balancier, plus 
généralement, par un procédé quelconque (action de la pesanteur, 
action d'un ressort spiral ou non), d'imposer au balancier une période 
propre. 

A l'appareil que représente la figure 2, ajoutons un ressort spiral dont 
une des extrémités est fixée à la cage de l'appareil, et l'autre liée à l'axe 
00 : nous avons le régulateur des montres tel qu'Huyghens le proposa. 
Supprimons les masses M, faisons tourner la figure de 90°, prolongeons 
d'un côté la barre transversale du balancier, fixons un poids au long 
bout de la barre : nous avons l'horloge à pendule. 

Dans les deux cas nous sommes forcés de recourir à une roue de 
champ engrenant sur un pignon (les roues d'angle, roues coniques ne 
sont pas employées en Horlogerie en raison de la difficulté de leur 
construction). En effet, dans la montre qui est plate par nécessité, le 
ressort spiral moteur doit être parallèle au ressort réglant et au balan- 
cier : il produit donc un couple dont l'axe est normal à l'axe de la roue 
de rencontre, couple dont il faut faire tourner l'axe d'un angle droit. 
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Dans l'horloge, la force motrice est due à un poids suspendu par uae 
corde moyennement parallèle à la tige du pendule. 

La roue de champ est un cylindre denté; je l'ai représentée schéma- 
tiquement en coupe. 

La découverte d'Huyghens dont l'importance est capitale, ne com- 
porta donc aucun mécanisme nouveau; à tel point que la transfor- 
mation des anciennes horloges en horloges perfectionnées fut quasi 
instantanée. On ne connaît pas d'autre exemple d'une amélioration 
si essentielle dans un appareil de première utilité, aussi brusque et 
obtenue à moins de frais. 

Voici une remarque amusante. Dans la figure 2 je suppose que l'axe 00 
repose sur son pivot. En réalité pour diminuer le frottement, il était 
suspendu par un double cordon qui se tordait et détordait alternative- s 
ment. Remplaçons ce cordon par un gros fil d'acier de diamètre con* 
venable, encastré dans la pièce de suspension (007) et à l'extrémité de 
l'axe 00 : Pancienne horloge est transformée en une horloge très 
mpderne à fil de torsion (§ 42). 

Les raisons mécaniques du succès de l'invention sont faciles à démêler. 
Elles résident dans la régularité des forces de la pesanteur et de l'élas- 
ticité qui agissent d'une manière continue pour imposer l'oscillation, 
comparativement à l'icrégularité foncière des forces agissant par con- 
tact et surtout par choc. 

Le moteur de l'horloge ne doit plus lancer un balancier qu'il lui faut 
ensuite arrêter pour le relancer en sens inverse : à chaque oscillation, 
son rôle se borne à restituer la petite quantité d'énergie absorbée pai^ 
les frottements, 

3° — Tout le monde sait avec quelle facilité on entretient une cloche 
en mouvement pour lourde qu'elle soit; il est même possible de la 
lancer en utilisant une force relativement faible, pourvu qu'on règle la 
période de la force sur la période d'oscillation de la cloche : preuve que 
l'amortissement est petit. L'énergie fournie par une traction sur la 
corde subsiste presque entièrement lors de la seconde traction : d'où 
l'augmentation régulière de l'amplitude. 

Certes il faut 8 hommes pour mettre en branle le Bourdon de Notre- 
Dame de Paris : mais il pèseJ6 tonnes. 

Comme exemple d'amplitude énorme communiquée à un corps de 
grand moment d'inertie par une force jsynchrone, on donne toujours 
les cloches. L'exemple suivant me parait plus curieux. 

Pour lancer un pont de treillis à poutre continu, on le construit sur 
la rive, puis on le fait rouler en porte à faux normalement au fleuve, 
jusqu'à ce qu'il reposé sur les piles. Pour diminuer le porte à faux* on 
fixe à son extrémité un bec plus léger qui rejoint la pile avant que la 
travée tout entière soit au-dessus du vide. 

Voici une curieuse observation faite sur un pont de chemin de fer 
(passage du Niémen à Grodno) . « Le vent suffisait à donner un mouve* 
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ment d'oscillation horizontale à la travée en porte à faux. Mais ses 
efforts n'étant pas réguliers, l'amplitude ne dépassait pas 30 millimètres. 
Au contraire, si un observateur placé au sommet de la seconde 
pile prenait avec la main la pointe du bec (parvenu sur cette pile 
avec un porte à faux de 67 m.) et lui imprimait des impulsions iso- 
chrones, il portait facilemenl à 40 centimètres l'amplitude des oscilla- 
tions. » 

Or cet oscillateur d'un nouveau genre pesait 292 tonnes! 

Il serait curieux de déterminer par le même procédé la période 
d'oscillation de la Tour Eiffel. 

4° — L'extrême diminution de l'énergie fournie par l'organe moteur 
(poids ou ressort moteur) eut une conséquence singulièrement heu- 
reuse qu'Huyghens ne prévoyait pas. A mesure que cette énergie 
diminue, il est possible d'en rendre la restitution plus régulière : 
sans rien changer à l'échappement, du seul fait qu'il travaille moins, 
les effets de ses défauts de construction s'atténuent. Conséquence : 
l'amplitude du balancier des horloges perfectionnées devient quasi 
constante; corrélativement il importe peu que les oscillations soient 
isochrones (c'est-à-dire indépendantes de l'amplitude). 

Nous savons qu'Huyghens inventa simultanément la régulation par 
1$. pendule et le pendule cycloïdcl dont les oscillations sont théori- 
quement isochrones. On s'aperçut bientôt que ce dernier n'a que des 
inconvénients : on revint au pendule circulaire ordinaire. 

Nous avons dit ci-dessus que, pour l'échappement, la période consti- 
tuée par un tour de la roue de rencontre est certainement plus régulière 
que la période constituée par chaque vibration du balancier. En raison 
de V inertie considérable que V invention d'Hdyghens permit de donner au 
balancier, les petites irrégularités de l'échappement ne produisent, 
d'une oscillation à l'autre, qu'un changement insignifiant d'amplitude. 
A l'intérieur d'une période constituée par un tour de la roue de ren- 
contre, l'amplitude de l'oscillation peut varier, mais cette variation en 
plus et en moins de la moyenne est assurément très petite. 

En résumé si l'amplitude n'est pas constante, sa variation périodique 
est extrêmement faible. 

5° — La nature de l'invention d'Huyghens est mise en évidence par 
une curieuse pratique des horlogers, maintenue jusqu'au milieu du 
xviii 6 siècle (on en retrouve la trace dans les Manuels Rorel). 

On utilisait pour les montres l'ancien échappement à palette et à 
recul ci-dessus décrit. Après de nombreux tâtonnements, on trouva 
commode de régler la force motrice par rapport au moment d'inertie du 
balancier, de manière que sans spiral régulateur la montre fît 27 minutes 
à l'heure, c'est-à-dire retardât de 33 minutes. On ajoutait alors un 
spiral dont on réglait la longueur de manière que la montre avançât de 
33 minutes sur sa première marche. Ainsi la montre fonctionnait avec 
ou sans spiral régulateur, mais sa marche était plus rapide et plus 
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régulière avec le spiral. Avec les échappements modernes, la montre 
ne fonctionne pas sans son spiral régulateur. 

L'échappement à roue de rencontre et palettes se trouve encore dans 
les vieilles horloges de nos campagnes. 

Je me sers d'une telle horloge dont Varc de levée (parcours du 
pendillon nécessaire pour que l'échappement fonctionne, demi- 
amplitude minima) vaut 7°; Tare de fonctionnement est de 14°. 

Grâce au dispositif décrit au § 18, les arcs sont moitié moindres 
pour le pendule. 

Pour obtenir quelque régularité avec les horloges à balancier inerte, 
on était obligé de prendre les arcs beaucoup plus grands (de Tordre de 
40° et 120°). Quand on appliqua le pendule aux horloges, on crut 
d'abord nécessaire de conserver des arcs notables; les horlogers du 
début du xvnr siècle imposaient aux pendules de leurs grosses hor- 
loges des parcours allant jusqu'à 50°, ce qui forçait d'appliquer une force 
notable aux rouages du mouvement. D'où l'intérêt au moins théorique 
du pendule cycloïdal. On s'aperçut bientôt que le système fonctionnait 
mieux avec de petits arcs; qu'au surplus le recul amenait en partie l'iso- 
chronisme. A peine inventé, le pendule cycloïdal fut abandonné. 

Comme nous allons le voir, l'échappement à roue de rencontre avance 
aux grands arcs; autrement dit, il avance par augmentation de la force 
motrice. Conséquemment il corrige en partie le défaut d'isochronisme 
des oscillations pendulaires. 

6. Avance ou retard des horloges par variation du couple 
moteur ou des frottemènts. 

1° — Avec les anciennes horloges à roues de rencontre et à balancier 
inerte (§ 3), quand on augmentait le poids moteur, l'amplitude 
augmentait; simultanément la période diminuait considérablement : 
l'horloge avançait. 

Qu'arrive-il pour une horloge réglée par un pendule? 

Supposons d'abord que l'échappement ne modifie par la période. 

En augmentant le poids, on augmente l'amplitude. 

Les oscillations du pendule circulaire n'étant pas rigoureusement 
isochrones et la période croissant avec ^amplitude. Vhorloge retarde, 
mais de peu (voir le tableau du tome I, § 157 J. 

Ajoutons l'échappement. Ce fut un grand étonnement pour les 
horlogers contemporains d'Huyghens de constater que la période de 
leurs horloges devenait presque indépendante du poids moteur. Mais 
ils constatèrent aussi que suivant les échappements, et pour un échap- 
pement donné, suivant le profil de ses courbes, tantôt l'horloge avance, 
tantôt elle retarde quand on augmente le poids moteur. 

L'échappement modifie la période du pendule libre; il la modifie en 
fonction de l'amplitude, suivant une loi qui dépend des conditions de 
l'expérience. Précisons ces conditions. 
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* 2° — Nous pourrions nous servir de la formule établie au tome 
I, § 157, mais il vaut mieux reprendre l'analyse directe du phénomène 
en n'utilisant que les résultats qualitatifs de ce paragraphe et la figure 
qui le termine. 

Supposons d'abord que le choc ait lieu au voisinage de la position 
d'équilibre, un peu après cette position, alors que l'élongation est ô. 
Soit u la vitesse de rotation alors à peu près constante. Le temps mis 
pour parvenir à l'élongation 6 est : 

6: a. 

Brusquement alors, un choc fait passer la vitesse de la valeur u à la 
valeur u-h-oa. Le temps qu'avec cette nouvelle vitesse le mobile aurait 
mis à passer de la position d'équilibre à l'élongation 6 est 6 : (u-t-ou). 
D'où un allongement de la période égal à : 

ce qui est précisément la formule du tome I, § 157. 

Ainsi quelles que soient les forces amortissantes pour le reste de 
l'oscillation, rallongement de la période se calcule immédiatement, 
connaissant la vitesse maxima et la variation que le choc imprime à 
cette vitesse. C'est un allongement si le choc a lieu après le passage à la 
position d'équilibre; c'est un raccourcissement s'il a lieu avant ce 
passage, comme on le voit immédiatement en reprenant le raisonnement 
précédent. De toute manière, la variation est proportionnelle à l'élonga- 
tion 6 pour lequel le choc se produit. 

3° — Soit I le moment d'inertie du balancier. Son énergie cinétique 
maxima est u 2 1 : 2. Quand la vitesse croît de 8u, celte énergie croît de : 

oW = 2Im8u. 

Transportons la valeur de Zu dans la formule (1), il vient : 

ô 



Conséquence de cette formule : tout ce qui augmente les frottements, 
par conséquent tout ce qui diminue la vitesse u au passage par la 
position d'équilibre, augmente l'effet d'un échappement qui fournit 
une énergie constante o\V à une distance constante 0 de la position 
d'équilibre. 

Voici une intéressante application de cette règle. Pour une montre 
accrochée (au pendu), les frottements sont plus grands que pour une 
montre posée sur un plan horizontal (au plat). Donc l'effet de l'échap* 
pement sur la période est plus grand au pendu qu'au plat. 

Si (comme c'est le cas d'un échappement libre à ancre) l'échappe- 
ment allonge la période, la montre au pendu retarde par rapport à la 
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montre au plat. Si (comme c'est ordinairement le cas de l'échappement 
libre à détente et à coup perdu, § 27) l'échappement raccourcit la 
période, la montre au pendu avance par rapport à la montre au 
plat. 

4° — C'est un leurre d'espérer calculer l'allongement ou le retard dû 
à un échappement, tant les phénomènes sont complexes. 
Mais on trouve facilement l'allure des phénomènes. 
Comme exemple voyons ce qui se passe pour un échappement libre 




Fig. 7. 



à ancre (§ 24) tel qu'on le construit ordinairement (échappement pour 
chronomètres). 

La figure 7 représente schématiquement la loi des couples pour 
uîie demi-oscillation. 

De A en B le balancier est soumis à l'action accélératrice du ressort 
spiral et à l'action retardatrice des frottements. Ceux-ci amènent un 
allongement de la période, mais qui sera compensé par la diminution 
produite suivant le parcours égal DE. 

En B a lieu le dégagement. Pour obtenir un certain déclenchement 
(dont nous allons dire le rôle), le balancier doit produire un effort; 
d'où un retard qui n'est compensé par rien. Le déclenchement a mis en 
œuvre un appareil d'impulsion qui produit un couple accélérateur de 
C en D. Il est tel que la somme des aires ombrées soit nulle. 

L'avance suivant CO est compensée par un retard suivant OC. 

h, 2 
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Mais le retard produit par le couple accélérateur suivant CD n'est com- 
pensé par rien. 

En définitive suivant BC s'exerce un couple retardateur, suivant 
CD s'exerce sur un couple accélérateur qui tous deux produisent un 
allongement de la période. 

Conséquence : la période du système avec son échappement est plus 
longue que la période du système débarrassé de son échappement; 
r échappement allonge la période. 

5° — Choix du poids moteur. 

Les échappements usuels des horloges (à repos de Graham, à 

chevilles...), agissent en 
majeure partie après le 
passage du pendule par 
sa position d'équilibre. Ils 
allongent donc la période; 
cet allongement diminue 
quand l'amplitude aug- 
mente. 

On dit parfois qu'ils 
produisent une avance aux 
grands arcs. Cela signifie, 
non pas qu'aux grandes 
amplitudes ils diminuent 
la période, mais qu'ils l'al- 
longent moins qu'aux peti- 
tes amplitudes. L'avance 
aux grands arcs est relative : c'est la diminution d'un retard. 

En conséquence l'augmentation du poids moteur produit ordipaire- 
ment une avance, au moins tant que l'amplitude ne devient pas trop 
grande. 

Après quoi c'est la variation de l'amplitude qui agit le plus (nous 
savons que les oscillations d'un pendule ne sont pas rigoureusement 
isochrones) : la période passe donc par un minimum (fig. 8). C'est 
pour le poids moteur qui correspond à ce minimum, que les variations 
d'amplitude (dues par exemple à l'épaississement des huiles) agissent le 
moins sur la marche. 

De même pour les chronomètres, si le ressort spiral n'est pas 
isochrone et retarde aux grands arcs (comme le pendule), l'échappe- 
ment avançant aux grands arcs peut amener un isochronisme plus 
parfait. 

L'action de l'échappement n'est donc pas nécessairement nuisible; 
elle peut compenser, et d'une manière très rationnelle, le défaut d'iso- 
chronisme. Nous verrons que dans ce but les horlogers du xviii 0 siècle 
préconisaient l'échappement à recul\ c'était une erreur au point de vue 
mécanique. Il faut toujours que l'échappement restitue l'énergie quand 




Fig. 8. 



Digitized by 



Google 



ÉCHAPPEMENTS D'HORLOGES 



19 



le pendule est au voisinage de sa position d'équilibre : nous venons de 
montrer qu'en produisant son effet unr peu après le passage à cette 
position, Téchappement compense le défaut d'isochronisme. Les échap- 
pements à recul au contraire agissent au bout des oscillations; leur 
action est considérable, mais très difficilement réglable en raison de 
la variation des frottements. 



7. Échappement de Graham (à repos). 

î° — La roue dentée tend à tourner dans le sens F sous Faction du 
poids P. Nous figurons ses dents triangulaires; comme seule leur 
pointe entre en prise, leur 
profil est quelconque, 
mais évidé de manière à 
ne pas gêner le mouve- 
ment des autres pièces. 

L'ancre tourne autour 
de Taxe O. Elle porte deux 
becs abc, def, qui consti- 
tuent sa partie active; la 
forme du reste est quel- 
conque, mais suffisam- 
ment évidée. Les profils 
ab, de, sont les repos 
d'entrée et de sortie; les 
profils 6c, ef y sont les 
inclinés d'entrée et de sor- 
tie. 

2° — Étudions le fonc- 
tionnement de l'appareil 
à partir de la position 
figurée. Supposons l'an- 
cre liée au pendule. La 
roue d'échappement tour- 
nant dans le sens F, la 
pointe d'une dent de gauche appuie sur l'incliné 6c, pousse l'ancre 
dans le sens F', et lui donne une petite impulsion. L'ancre tourne 
d'un angle i. 

La dent de gauche échappe. 

Après une petite rotation de la roue (chute), une dent de droite tombe 
sur le repos ed. Comme le profil ed est un arc de circonférence ayant 
le point O pour centre, il y a repos pour la roue : son azimut reste 
invariable pendant les opérations que nous allons voir. 

L'ancre continue son mouvement dans le sens F', parcourt l'arc 
supplémentaire s et atteint son élongation maxima. Elle revient, 
parcourt l'angle s en sens contraire, puis xm petit angle r (repos); 




Fig. 9. 
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après quoi la pointe de la dent de droite atteint le bord e de l'incliné e/. 

Ces opérations constituent une demi-période du phénomène. 

Pour obtenir la seconde demi-période, répétons ce qui précède en 
changeant droite en gauche, et réciproquement. 

La pointe de la dent de droite glisse sur l'incliné ef, puis échappe. 
L'ancre décrit Yarc d'impulsion i dans le sens inverse de F'. Après la 
chute, une dent de gauche tombe sur le repos ab dont le profil est un 
arc de cercle de centre O ; la roue se repose. L'ancre se meut vers la 
droite, décrit Tare s, atteint son élongation maxima, revient, décrit 
Farc s en sens inverse, puis le petit arc r. La pointe d'une dent de 
gauche atteint le bord b de l'incliné 6c : la période est accompli^. 

Et ainsi de suite. 

En définitive partons d'un bout de l'oscillation. L'ancre décrit l'angle « 
supplémentaire, le repos r, l'angle d'impulsion i, enfin l'angle supplé- 
mentaire s de l'autre côté. 

La somme de ces angles vaut deux fois l'amplitude A : 



Les angles r et i sont donnés par construction; s est arbitraire. 
L'angle r est nécessaire pour que deux échappements immédiatement 
consécutifs soient impossibles : il faut être sûr qu'après la chute, la 
dent que l'ancre doit arrêter tombera bien effectivement sur elle. 

Théoriquement rien n'empêche de prendre nul l'angle supplé- 
mentaire s. 

Le parcours correspondant à cette hypothèse s'appelle levée 
apparente : 



C'est le double de l'amplitude minima compatible avec le fonctionne- 
ment du système. 
Reprenons en détail la description précédente. 

8. Tracé de l'échappement de Graham. 

1° — Il est très intéressant comme montrant la complexité des pro- 
blèmes pratiques. Quand les algébristes arrivent là-dedaris, ils ne 
savent plus à quel saint se vouer; tout est arbitraire. Étant incapables 
de s'en tirer, ils déclarent que ça n'a pas d'intérêt. Si l'on n'avait pas 
l'expérience pour supprimer l'arbitraire, on serait bien malheureux. 

Partons du cercle C (de rayon R) sur lequel sont les pointes des dents 
(seule partie agissante). Raisonnons sur 30 dents à 12° l'une de l'autre; 
la figure 10 les montre plus écartées pour la commodité du dessin, le 
lecteur ne s'étonnera donc pas que mes angles soient faux. 

Première arbitraire : nous allons prendre 4 dents et demie pour 
intervalle de l'ancre. Rien n'impose ce nombre; dans le cas usuel où 



2 A = s -h r -h i -+- s ^= r H- i H- 2s . 
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il y a 30 dents, on prend ordinairement 7 dents et demie; mais an va 
jusqu'à 10 dents et demie, c'est-à-dire jusqu'au tiers de la circonfé- 
rence. 

Quoi qu'il en soit, divisons les deux derniers intervalles en quarts. 
Prenons les points A aux derniers quarts. Pour cinq intervalles nous 
avons 60°, desquels je retire deux quarts d'intervalle, soit 6°. 

Reste 54° que je divise par 2. D'où a = 27°. 

Ainsi sont définis les points fondamentaux A. 

En A menons les tangentes au cercle C. Elles se coupent au point O 
qui sera taxe de l ancre. 

Du point O comme centre décrivons le cercle C. 

Les becs de l'ancre sont compris entre deux cercles de centre O. 
A la rigueur ces cercles pourraient couper le cercle C en deux points 
distants de 6° (demi-intervalle). Mais il n'y aurait pas de jeu, pas de 
chute. A peine la dent 6 aurait elle échappé, que la dent 1 viendrait en 
prise. Nous diminuons donc arbitrairement la distance des cercles qui 
limitent les becs de l'ancre. 

Ces becs, en acier, sont portés par une pièce de laiton; elles reposent 
dans une gorge fraisée où elles sont maintenues par des plaques vissées. 

2° — Il s'agit maintenant de disposer les inclinés, ou faces de levée. 
Nous sommes gênés par la dissymétrie essentielle, inévitable, de 
l'appareil. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons réaliser des deux 
côtés l'identité des actions . 

Le repos de gauche est la face inférieure du bec; c'est la face supé- 
rieure à droite. Les inclinés sont évidemment l'un vers le bas, l'autre 
vers le haut. Il y a de ce chef dans nos solutions une dissymétrie 
impossible à supprimer. 

Dans la figure 10, je suppose que la dent 6 vient d'échapper. Je main- 
tiens la fourche immobile. On est au milieu de la chute; ni l'un ni l'autre 
becs ne touchent l'ancre. La dent 1, après avoir fini la chute, tombe sur 
le repos du bec de gauche. D'où la nécessité que le bout a de ce repos 
soit un peu en dedans du cercle C. La petite longueur dont il a fallu 
avancer le bec dans la fourche BB est vue du centre O de rotation, à 
la distance AO = L, sous un angle r qui est Vangle de repos. 

Il est de l'ordre de 30'. Nous n'avons du reste pas à nous en préoc- 
cuper; grâce à la mobilité du bec dans la fourche, c'est une question 
de réglage. 

Je prends alors la fourche à la main et la déplace très lentement 
dans le sens f. Apr^s qu'elle a tourné de l'angle r, la pointe de la 
dent 1 arrive au début a de Yincliné. 

Cet incliné {face de levée ou d'impulsion) est déterminé par la condi- 
tion que le glissement de la pointe tout de son long corresponde à la 
rotation i {angle d'impulsion)* de la fourche. 

On se reportera à la petite figure, à gauche et en haut, où le bec 
d'entrée est reproduit, rectifié. 
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On a : ^ 

/ — 5c : L, 5c = /i tgY 

h est la largeur du bec, y est l'inclinaison de la face de levée. 
L'angle i est de Tordre du degré. 

Bref à partir de l'instant où la pointe de la dent 6 échappe, oh la 
pointe de la dent 1 arrive sur le repos du bec de gauche, jusqu'à l'ins- 




Fig. 10. 



tant où la dent 1 échappe, la fourche tourne d'un angle (dit de levée) 
défini par la rotation : 

levée = repos -4- impulsion = / = r -f- i. 

La levée est de l'ordre de 1° 30'. 

On prendra pour l'autre bec la môme inclinaison y. 

A l'instant où la dent 1 échappe, la chute commence. A la fin de la 
chute, la pointe de la dent 5 tombe sur le repos du bec de droite. 

Arrêtons le système, revenons en arrière. Par un réglage convenable 
du bec de droite dans la fourche, arrangeons-nous de manière que la 
pointe de la dent 5 arrive à l'incliné après la rotation r de la fourche. 
Elle glisse alors sur l'incliné, forçant la fourche à tourner de l'angle L 
Enfin elle échappe après que la fourche a tourné de l'angle (de levée) 
/ = r + i. La période du phénomène est accomplie. 
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L'angle de levée est donc le double de Vamplitude minima que doit 
avoir Voscillation de la fourche pour que l'appareil fonctionne : c'est 
aussi bien Tare total dont la fourche doit tourner, alternativement dans 
un sens et dans l'autre, pour que le fonctionnement soit possible. 

De cet angle de levée, la portion i est déterminée par construction, 
la portion r est réglable à volonté, grâce à la mobilité des becs dans la 
fourche. 

Mais rien ne nous force à arrêter la fourche immédiatement après 
l'échappement de la dent 1 ; sans inconvénient elle peut parcourir, aller 
et retour, un certain arc s supplémentaire, pendant lequel la dent 
5 frotte sur le repos du bec de droite. De même après l'échappement de 
la dent 6, au lieu d'envoyer immédiatement le point a vers la gauche, 
nous pouvons lui faire parcourir vers la droite l'angle s. 

En définitive, soit A l'amplitude de l'oscillation de la fourche; on a : 

2A = r+-i-h2s = /-h2s. 

2A est de l'ordre de 3 à 4°. 

3° — Pour fixer les idées, mettons tout cela en nômbres. Posons que 
le nombre de dents à la roue d'échappement est de 30; le nombre des 
dents embrassées par l'ancre est de 7,5. 

Prenons 30 mm. -pour rayon de la roue. On a : 

7,5 x 12 = 90, <x = 90 : 2 = 45°, L = R = 30 millimètres. 

Posons que la largeur h des becs sous-tend un angle de 5° (au lieu 
du maximum 6) à son intersection avec le cercle C. 

D'où : h = 30 x 0,105 = 3,15 millimètres. 

Prenons 1° pour l'angle d'impulsion. Nous avons : 

6c = 30x0,01 745 = 0,52 millimètres. 
tgY = 52 : 315 = 0,61, y = 31° environ. 

La longueur qui correspond au repos de 30' est : 

5c : 2 = 0,26 millimètres. 

4° — Égalisation des repos. 

Avec quelque soin qu'on ait réglé les becs dans la fourche, en les 
faisant glisser dans leurs gorges, le revissage des vis v amènerait à lui 
seul une petite irrégularité. Aussi raccorde-t-on toujours l'ancre au 
pendule par une pièce qui permet d'égaliser les intervalles entre les 
battements successifs. L'oreille est choquée par la moindre inégalité ; 
sous ce rapport sa précision atteint facilement le centième de seconde. 

La tige AB est montée sur l'axe horizontal de l'ancre qui est dans le 
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prolongement de l'axe du pendule. Elle porte à sa partie inférieure un 

cadre de laiton dans lequel glisse 
Pécrou E d'une vis V. Sur l'écrou est 
fixée une tige cylindrique horizontale 
qui entre juste dans une rainure verti- 
cale R ménagée dans la tige du pen- 
dule F. En faisant tourner la vis V, 
on modifie l'azimut relatif de la tige 
AB et du pendule: on obtient l égalité 
des intervalles entre les battements 
successifs. 

Si par construction les angles d'im- 
pulsion i sont égaux pour les deux 
becs (égalités des angles y), 1 égalité 
des battements amène l'égalité des 
sommes r + s. En raison de la dissy- 
métrie, l'égalité de ces sommes n'im- 
pUque pas l'égalité des chemins parcourus par les pointes des dents sur 
les repos des becs à droite et à gauche. 

9. Couples dus à l'échappement de Graham. 

1° — La figure 12 représente la loi de variation des couples appliqués 




Fig. li. 
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12. 



Azimuts 



au pendule. J'y suppose les frottements indépendants de la vitesse et 
le couple exercé par la roue constant. 
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En POQ est représenté à part le couple quasi linéaire dû à la 
pesanteur. 

De A à C, la dent de gauche frotte sur le repos du bec de gauche; 
elle parcourt lare s g -f- r y (supplémentaire -+- repos). Le couple est résis- 
tant, négatif par conséquent. 

De D à E a lieu l'impulsion sur l'incliné de gauche ; il correspond à 
l'angle i v . Le couple est moteur. 

L'échappement se produit à gauche; c'est au tour du bec de droite 
de supporter la roue le long de l'arc supplémentaire s,i. Le couple est 
négatif. Pour l'équilibre dynamique la somme des travaux des couples 
doit être nulle. 

Pendant le retour du pendule la courbe des couples est HK1JLMN. 
Il y a repos sur le bec de droite (parcours £ (/ -h r d ), impulsion par le bec 
de droite (/,/), enfin repos à gauche sur l'arc supplémentaire (s tJ ). 

2° — De ce qui précède résulte immédiatement que la période du 
pendule libre est plus courte que la période du pendule entretenu. 
' En effet l'entretien n'est pas symétrique par rapport à la position 
d'équilibre : il se fait en majeure partie après la traversée de la position 
d'équilibre : d'où retard. 

Seconde conséquence : l'importance relative de la dissymétrie diminue 
quand l'amplitude augmente. 

Il y a donc avance aux grands arcs du fait de V échappement . 

Je ne dis pas que pour les grands arcs, l'échappement produit une 
avance; il produit toujours un retard, mais dont la grandeur décroît 
quand l'amplitude augmente. La période du pendule est toujours plus 
longue (à égalité d'amplitude) que si l'échappement n'existait pas; mais 
l'allongement diminue à mesure que l'amplitude augmente. 

Troisième conséquence : V échappement corrige en partie le non-iso- 
chronisme des oscillations. 

Nous savons en effet que les oscillations d'un pendule ne sont pas 
isochrones. Elles dépendent de l'amplitude et croissent quand l'ampli- 
tude augmente. L'allongement de la période par l'échappement décrois- 
sant quand l'amplitude augmente, une compensation partielle a 
toujours lieu. 

10. Échappement à ancre (à recul). 

/° — Les échappements à recul (dont le prototype est l'échappement 
à roue de rencontre ci-dessus décrit) ne sont plus guère employés que 
dans les horloges de fabrication commune. Ils conservent un rôle péda- 
gogique intéressant en raison de la discussion dynamique de leurs 
propriétés. Je décrirai donc le plus usuel : ce que j'ai dit de l'échappe- 
ment à repos de Graham me permet d'être bref. 

Pour passer de l'échappement à repos à l'échappement à recul, nous 
modifions les profils des repos; ils ne font plus partie de circonférences 
ayant leurs centres sur l'axe 0 de l'ancre. 



Digitized by Google 



26 



PENDULE, SPIRAL, DIAPASON 



Le lecteur n'oubliera pas que seules sont actives les pointes de la 
roue d'échappement (fig. 13). 

Dans l'échappement à*repos les profils des repos sont am pour 
l'entrée, a! ni pour la sortie : ce sont des circonférences de centre O. 
Prenons maintenant pour centres deux oints tels que C et C; les 
profils deviennent an et a' ri; l'échappement est à recul. 

En effet la dent 6 vient d'échapper, l'ancre va vers la droite. 

La pointe de la dent 1 tombe sur le pseudo repos du bec A. 




Fig. 13. 

En raison de la forme du profil an, elle recule légèrement, quand 
l'ancre continue sa course vers la droite. 

Arrivée au bout de son oscillation, l'ancre rétrograde : la pointe de 
la dent 1 avance d'abord lentement le long du pseudo repos na y puis 
vite le long de la levée ab: après quoi elle échappe. 

Môme raisonnement pour la dent 5 dont la pointe tombe alors sur le 
pseudo repos a' ri du bec A'. 

Il y a dans le choix des points C et C un arbitraire que chaque con- 
structeur supprime à sa manière. Au surplus rien ne force à conserver 
les points anguleux a et a'; on arrondit les becs comme le représentent 
les traits bpn, b'p'ri '. 

C'est au petit bonheur que cet arrondissement est effectué. 

2° — Les horlogers du xvm e siècle attachaient au recul une impor- 
tance énorme, parce qu'il corrige le non-isochronisme des oscillations. 
Discutons ce point. 
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Les oscillation^ du pendule ne sont pas isochrones; la variation de la 
période croît comme le carré de l'amplitude. Elle n'aurait aucune impor- 
tance si Vamplitude restait constante : nous ne demandons à l'horloge 
que l'invariabilité de la période; peu nous importé qu'elle soit inva- 
riable pour une raison ou pour une autre. Mais la force motrice restant 
constante, l'épaississement des huiles amène une diminution continue 
de l'amplitude : d'où l'intérêt d'une période rigoureusement indépen- 
dante de l'amplitude, intérêt d'autant plus grand qu'on utilise des 
amplitudes plus grandes. 

Aujourd'hui pour les horloges astronomiques, on utilise des huiles 
épaississant peu ; on choisit une amplitude maxima extrêmement petite : 
dans ces conditions les variations accidentelles du fait de l'amplitude 
sont de l'ordre de celles que cause la variation de la pression atmo- 
sphérique, variation qu'on ne peut éviter. De plus une horloge astrono- 
mique se règle autant dire tous les jours; on ne lui demande une 
marche invariable que pendant quelques jours, enfin on corrige les 
variations systématiques de marche avec de petits poids ajoutés. 
On utilise donc des échappements à repos, simples de construction et 
dont les propriétés sont bien nettes. Nous savons du reste qu'ils amènent 
une avance aux grands arcs (§ 9) et corrigent un peu le non-isochro- 
nisme des oscillations. 

Nos pères avaient la prétention d'attaquer le problème de front : d'où 
les échappements à recul. Ils avaient d'ailleurs la prétention que leurs 
pendules d'appartement, fussent exactes; aujourd'hui nous considérons 
comme un réglage excellent une variation de 5 à 10 minutes par quin- 
zaine (ce qui fait beaucoup plus de 20 à 40 secondes par jour, en raison 
des compensations d'erreurs qui se produisent ordinairement). Or dans 
les pendules d'appartement l'amplitude de l'oscillation des pendules est 
de l'orde de 10° (arc total 20°); d'autre part, le moteur est un ressort 
sans fusée; dans ces conditions l'isochronisme vrai serait évidemment 
utile, la force motrice variant au moins du tiers de sa valeur entre les 
valeurs qui correspondent aux états extrêmes de tension du ressort 
moteur. 

3° — Le lecteur se reportera au tome I, § 120. Sous une autre forme 
il retrouvera dans l'échappement à recul le mécanisme décrit en cet 
endroit. La pression P est due au rouage; elle est sensiblement inva- 
riable. Les cylindres an, aV, jouent le rôle du cylindre ABC de la 
figure 130. 

Toutefois les frottements compliquent le phénomène. 
Voici comment on peut poser le problème. 

On se donne les frottements; par exemple, les huiles sont fraîches. 
On modifie l'amplitude en faisant varier le poids moteur. On conçoit 
que par un choix convenable du profil des pseudo repos an et a'n', la 
période puisse être rendue indépendante de l'amplitude, c'est-à-dire du 
poids moteur. Effectivement Berthoud obtint par tâtonnement un 
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échappement à recul tel que l'isochronisme n'était pas sensiblement 
altéré en multipliant par 11 la force motrice. 

Ce résultat serait plus facilement atteint en combinant un échap- 
pement à repos avec le système cylindre-levier que j'ai décrit, ou avec 
un appareil à ressort tel que celui du paragraphe 424, tome I. 

Mais en pratique le problème se pose autrement; On laisse invariable 
le poids moteur, on fait varier les frottements, par suite l'amplitude 
varie; on demande d'obtenir l'isochronisme. Il est sûr que les deux 
problèmes ne sont pas résolus simultanément. Corrélativement le 
résultat de Berthoud, très intéressant .en soi, est d'intérêt pratique 
minime. Le second problème, qui est le vrai, paraît bien difficile à 
résoudre : comment raisonner et expérimenter sûrement sur des huiles 
épaissies? 

Et c'est pourquoi les échappements à recul sont abandonnés pour les 
horloges précises. On préfère supprimer le problème en limitant les 
amplitudes, que de chercher à le résoudre par la complication de 
l'appareil dont la discussion devient impossible. 

4° — Expériences de Berthoud. 

Je trouve dans le traité de Berlhoud des expériences intéressantes 
pour fixer les ordres de grandeur et montrer comment se pose le 
problème des échappements. 

Il opère avec une horloge d'expérience réduite à 2 mobiles. Le premier 
est constitué par un axe portant le cylindre 6ur lequel s'enroule la 
corde tirée par le poids, et une roue de 18G dents. Le second axe porte 
un pignon de 6 ailes et une roue d'échappement de 60 dents. 

On modifie la forme de l'ancre d'une expérience à l'autre. 

Berthoud opère d'abord avec un échappement à repos de Graham 
(§ 7). Voici les résultats. Par arc il faut entendre le double de l'ampli- 
tude. Par marche il faut entendre l'avance diurne. 



Poids 1 2 3 

Arcs 8° 12° 14° 

Marches 0 — 120 s — 168 s 

L'arc de tevée était de 5° 30'. 

Remplaçant l'échappement à repos par un échappement à grand 
recul, il trouve : 

Poids 1 2 

Arcs 8° 10° 

Marches 0 -f-204 s 



Ainsi au lieu d'un relard croissant avec le poids, nous avons main- 
tenant une avance. Enfin avec un recul modéré, il trouve une durée 
d'oscillation indépendante du poids. 

5° — On peut se demander jusqu'à quel rouage le recul reste percep- 
tible. Cela dépend évidemment de sa grandeur. Très grand sur la roue 
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d'échappement dans un coucou, par exemple, il reste nettement percep- 
tible sur la roue de seconde ; on le distingue avec une loupe sur la roue 
de centre. Il n'est donc pas absolument exact de dire que les rouages 
d'une horloge ne fonctionnent que dans un seul sens, les roues menant 
les pignons : pendant le recul, les pignons mènent les roues. 

li. Divers échappements â, ancre (repos et demi-repos). 

La figure 14 représente deux échappements très faciles à construire 
ët qu'on utilise fréquemment, surtout le premier. 



Je n'ai pas représenté la roue d'échappemenl. 
/o — Échappement de Brocot. 

Les inclinés sont constitués par des demi-rouleaux en acier ou en 
pierre. La pointe de la dent est schématiquement représentée par la 
cheville d qui se meut dans le sens de la flèche. 

Le lecteur vérifiera qu'il existe un recul très léger. 

2° — Échappement a palettes. 

Les palettes sont des lamelles d'acier insérées dans des bouchons 
métalliques qui entrent dans des trous percés dans l'ancre. Les palettes 
se règlent et se remplacent aisément. Le recul croît avec l'angle a. 

3° — Échappement avec inclinés sur la roue. 

Dans les échappements qui précèdent, les dents de la roue n'agissent 
que par leur pointe; peu importe leur profil; on le choisit quelconque, 
mais tel, que les dents soient solides et que précisément seule la pointe 
entre en prise. Dans l'échappement qui suit, les inclinés sont sur les 
dents. Le recul dépend de l'angle a que fait la face utile (avant) de la 
dent avec le rayon. Si cet angle est nul, l'échappement est à repos, 
puisque les droites a6, ce/, qui passent par les axes géométriques de 
rotation et par le début de l'incliné de la dent, sont prises perpendi- 
culaires l'une sur l'autre. 




Fig. 14. 
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L'ancre porte deux fines goupilles. 

Je ne signale cet échappement que pour fixer les idées ; il est difficile 

à construire, puisqu'il faut 
réaliser identiques entre 
eux autant d'inclinés qu'il 
y a de dents. A la vérité on 
prend toujours les inclinés 
rectilignes, les tentatives 
pour leur donner une for- 
me théoriquement optima, 
n'ayant rien donné de bon ; 
encore faut-il que l'an- 
gle a soit le môme pour 
tous. 

12. Échappement â, 
cylindre (à repos). 
Il n'est pas employé; 
Fig. ^ je le décris pour que le 

lecteur comprenne ensuite 
plus facilement le dispositif à cylindre pour mentres. , 

La roue d'échappe- 
ment R tourne dans le 
sens de la flèche. L'axe 
0 de la pièce oscillante 
porte normalement un 
disque D sur lequel 
est ménagé (au tour) 
un cylindre mince 
a'p'pa coupé entre a 
et a . 

Pour que les dents 
de la roue R puissent 
passer, nous suppose- 
rons le disque D au 
bout de Taxe 0, en 
Pair. 

Les inclinés sont en 
a6, a'b\ sur les dents; 
les repos sont consti- 
Fig. 16. tués par les faces a'p' 

(extérieure), ap (inté- 
rieure) du cylindre. Pendant les repos, les pointes a, a', de la roue 
appuient contre ce cylindre. 

Ceci posé, le fonctionnement est facile à comprendre 
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A l'instant représenté, la dent 3 vient d'échapper; le cylindre tourne 
dans le sens F. La pointe a appuie sur le repos ap. 

Le pendule finit son oscillation et revient; quand le bord a du cylindre 
arrive au niveau de a, l'incliné ab entre en prise, pousse le cylindre en 
sens inverse de F. La dent i échappe. La dent 4 tombe alors sur le repos 
cc'p' sur lequel elle appuie par sa pointe a'. 

Et ainsi de suite. 

13. Échappement à chevilles (à repos). 

1° — C'est un échappement à repos très employé dans les horloges 
(ordinaires et de précision). 

La roue d'échappement d'axe 0' tend à tourner dans le sens de la 




Fig. 17. 



flèche f soùs l'action du ooids P. Trente goujons 0, 1, 2,... équidistants 
de 12°, sont implantés normalement à son plan sur une circonférence 
(cercle des goujons). 

La fourchette AOB dont les tiges sont angulairement réglables, tourne 
autour de l'axe 0 dans le prolongement de l'axe du pendule. 
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Elle suit le pendule dans ses oscillations, grâce à une pièce analogue 
à celle de la figure 11. 

Les bords supérieurs quasi horizontaux des becs A et B sont des 
circonférences de centre 0 (repos). 

Les becs sont terminés par des plans inclinés que nous allons tracer. 

Tenons la fourchette immobile. Nous sommes au milieu de la chute; 
le goujon 2 vient d'échapper au bec B, le goujon 1 va tomber sur le 
repos du bec A. 

Dès que le goujon 1 a touché le bec A, déplaçons la fourche dans le 
sens F. Elle décrit l'angle r (repos), tandis que le goujon frotte contre 
la partie circulaire du bec; la roue O' reste immobile. Puis le goujon 
atteint Yincliné du bec et glisse dessus : la fourche décrit l'angle i 
[impulsion) ; après quoi le goujon échappe. 

L'angle i-\-r = l, est la levée. 

Aussitôt revenons en arrière. 

En traçant convenablement le bec B, nous pouvons nous arranger de 
manière que le goujon 1 frotte sur le repos du bec, tandis que nous 
déplaçons la fourche de l'angle r, puis glisse sur l'incliné, tandis que 
nous la déplaçons de l'angle i. Après quoi le goujon 1 échappe défini- 
tivement. La période du phénomène est accomplie. 

2° — La levée est donc l'angle minimum dont il faut tourner la 
fourche, alternativement dans un sens et dans l'autre, pour que l'appa- 
reil fonctionne; c'est le double de l'amplitude minima. 

Rien n'empêche d'ajouter à ce minimum deux arcs supplémentaires s 
que le goujon parcourt sur le repos, aller et retour. 

L'amplitude A de l'oscillation est alors donnée par la formule : 

2A = r -+-/-+- 2s. 

Fixons les idées par quelques nombres. On fait par exemple dans les 
horloges de précision : 

r=30', z = l°30\ 1=2,0; 
s = 30', 2A = 3°. 

On ne dépasse pas l'étendue totale : 2A = 4°. 

Pour un pendule d'un mètre de long, cela correspond à un dépla- 
cement linéaire total D de l'extrémité inférieure : 

D = 17,45 X 4 = 69,8 millimètres. 

La longueur L des tiges de la fourche est de Tordre de 5 cm. 

L'impulsion se produit évidemment en majeure partie après le passage 
par la position d'équilibre qui correspond à la position de la fourche 
pour laquelle la droite OM est tangente au cercle des goujons. La 
période du pendule libre est donc plus courte que la période du pendule 
entretenu. Tout ce que nous disons plus haut de l'échappement de 
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Graham, s'applique sans y rien changer. En particulier, il y a avance 
aux grands arcs; l'échappement tfend à produire l'isochronisme. 

L'échappement est dissymétrique en raison des longueurs différentes 
des tiges de la fourche; les mêmes angles r et i ne correspondent ni au 
même parcours du goujon sur le repos, ni à la même inclinaison p des 
inclinés sur les rayons. 

Nous verrons plus loin 
comment on remédie à 
ce défaut. 

3° — Je raisonne ci- 
dessus comme si les 
goujons étaient infini- 
ment minces. La petite 
figure 17, en haut et à 
gauche, montre que 
dans le calcul de l'incli- 
naison y des inclinés, il 
faut tenir compte de 
leur rayon p; il doit être 
ajouté à la partie 5c. 

On a : 

/ = (6c-hp) : L. 

Corrélativement on 
peut réduire à zéro 
l'angle des droites 06 
et Oa r (qui représente le 
repos dans le cas d'une 
goupille infiniment min- 
ce), sans réduire à zéro 
le repos réçl. 

Égal à p : L, il est d'ordinaire plus que suffisant. 
Au reste nous n'avons pratiquement pas à nous en préoccuper 
puisque la fourche est formée de deux tiges angulairement réglables. 
4° — Chute. 

Précisons la notion de chute qui revient comme un refrain dans la 
théorie des échappements. 

Pour faciliter la représentation je donne à l'ancre et aux chevilles des 
translations rectangulaires. 

La figure 18 à gauche suppose les chevilles cylindriques. 

La cheville 6 échappe quand son diamètre horizontal atteint l'extré- 
mité O de l'incliné PQ. Le parcours effectué à partir de ce moment 
jusqu'à ce qu'elle rencontre le plan TR de l'autre bec, est la chute. Elle 
est nécessairement égale au rayon de la cheville plus un jeu. En effet 
quand l'ancre reviendra vers la gauche, les chevilles seront en a f , b\ c'; 

ii, 3 
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l'échappement ne commencera sur l'incliné RS que lorsque les pointes R 
et Q seront sur la ligne XX : il ne faut pas qu alors la pointe Q rencontre 
la cheville. 

Or la chute doit être diminuée le plus possible tant à cause des trépi- 




dations et de l'usure qu'elle produit, qu'en raison de l'énergie inuti- 
lement employée. 

Lepaute imagina de retrancher la moitié de la cheville (fig. 18 à 
droite), de sorte qu'au jeu près, dès que la cheville a échappé, elle se 
trouve sur le plan de repos de l'autre bec, sans danger d'être atteinte 
par le premier bec à son retour. 

Pour le même travail fourni à l'ancre, la figure montre que le dépla- 
cement des chevilles, par suite le travail emprunté aux poids moteurs, 
sont moindres. 
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14. Perfectionnement de Lepaute. 

Lepaute en 1753 perfectionna l'échappement à chevilles (d'Amant) en 
lui donnant plus de symétrie (fig. 19). 

Les chevilles sont placées alternativement sur les deux faces de la 
roue d'échappement, 30 d'un côté, 30 de l'autre, si l'on veut que la roue 
fasse un tour par minute. 

Les deux bras de l'ancre ont par suite la même longueur . 

L'ancre tournant autour du point O, les repos sont sur une même 
circonférence de centre O; son rayon est déterminé par la condition 




Fig. 20. 



qu'elle passe par le point de contact de la tangente menée du point O 
à la circonférence C que nous allons définir. 

Les chevilles noircies de la figure (elles sont censément plantées sur 
la face vue de la roue d'échappement) agissent par leur côté extérieur; 
les autres agissent par leur côté intérieur. Pour amener la symétrie 
la plus grande possible il est préférable qu'elles tangentent extérieu- 
rement et intérieurement la même circonférence C. 

La valeur désirée du repos est obtenue en réglant l'écartement des 
tiges. 

Tel que l'échappement à chevilles est quasi parfait. 

15. Échappements à repos (axes perpendiculaires). 

1° — Dans une série d'échappements, l'axe de la roue d'échappement 
est normal à l'axe autour duquel oscille le pendule. 

La figure 20 représente le mécanisme auquel ils se ramènent; nous 
en trouvons un exemple usuel dans le métronome. 
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La roue d'échappement R porte des chevillfes qui s'appuient sur des 
pièces A, B, cylindriques, entaillées, montées sur Taxe 00 du pen- 
dule. 

• Pôur l'instant 00 tourne dans le sens f. La cheville i repose sur la 
pièce A. Elle est atteinte par l'incliné de cette pièce; elle pousse le 
pendule dans le sens /*, puis elle tombe sur le repos de B. Le pendule 
revient; la cheville est atteinte par l'incliné de B, lance le pendule et 
x échappe définitivement, 

tandis que la cheville 2 
tombe sur le repos de A. 
Et ainsi de suite. 

L'inconvénient de ce 
système est que l'axe 00 
est toujours poussé dans 
le sens F; l'un des pivots 
s'use donc plus rapide- 
ment. On est forcé de 
prendre des précautions 
spéciales pour l'entrete- 
nir d'huile; le contre-pivot 
doit être particulièrement 
soigné. Le lecteur se ren- 
dra compte des phéno- 
mènes sur un métronome ; 
il verra que le pendule 
est toujours poussé vers 
l'avant de L'appareil avec 
une force assez consi- 
dérable. Le contre-pivot 
est une petite plaque de 
fer noyée dans la paroi 
avant. 

On trouve des échappe- 
ments analogues dans les 
télégraphes à cadran (voir mon Cours de. Magnétisme, II, § 122). 

2° — La figure 21 représente un échappement à repos, parfaitement 
symétrique, à axes rectangulaires, où la roue d'échappement est 
doublée. Les roues montées sur le même axe portent des chevilles 
radiales, alternées (la figure n'indique que les trous où elles sont 
plantées). 

Actuellement la cheville 1 agissant sur l'incliné droit pousse l'ancre 
vers la gauche; quand elle échappera, la cheville 2 tombera sur le repos 
gauche. Puis le pendule reviendra vers la droite; ce sera au tour de la 
cheville 2 de glisser sur l'incliné gauche et d'échapper* 

Et ainsi de suite. 



^"î~1 — 

-I -3 



A = 



Fig. 2t. 
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lf> Échappement du métronome. Rouage. 

1° — 11 rentre dans la catégorie des échappements à repos et à 
chevilles. Je. le décris en raison de la facilité qu'on a de l'étudier. 

Les chevilles a, 6, c, cf, sont dans le plan de la roue; elle tourne 
autour de Taxe O' dans le sens dè la flèche, entraînée par le ressort 
moteur. L'axe 00 à mettre en oscillation supporte la tige du métro- 




nome dont on voit en M la masse de plomb inférieure. Sur cet axe sont 
montées les palettes A et B. Au bas de la figure elles sont représentées 
vues par leur face avant, l'observateur étant à gauche. Ce sont deux 
petites plaques d'acier, biseautées en a et p. 

Quand la cheville appuie sur le plat, la roue est immobile, il y a 
repos. Quand la cheville appuie sur l'un ou l'autre biseau, elle chasse 
le pendule de manière que la masse aille vers l'arrière du tableau pour 
le biseau a, vers l'avant du tableau pour le biseau p. 

Quand le pendule est vertical, les bords tranchants des biseaux se 
projettent à peu près l'un sur l'autre et sur la verticale. En raison de 
l'épaisseur des chevilles, l'échappement a Heu sur a quand le pendule 
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s'incline de l'angle / : 2 sur la verticale, la masse M en arrière du 
tableau; il a lieu sur p quand le pendule s'incline de l'angle l : 2 sur la 
verticale, la masse M en avant du tableau-. L'angle / est la levée de 
P échappement; il vaut 40? environ dans les métronomes que j'ai sous 
la main. 

Pour que les battements soient équidistants, la distance des faces 
antérieures planes des palettes est égale à la moitié de la distance des 
chevilles. Pour augmenter l'intensité des tocs que le métronome est 
destiné à produire, la chute est exagérée : cela signifie que la rotation 
libre de la roue, rotation sans effet utile pour l'entretien du mouvement, 
est relativement considérable. 

J'engage le lecteur à mesurer avec précision les angles r et i de repos 
et d'impulsion, par conséquent leur somme : 

/=T-4-I. 

Sur un métronome, je trouve 

r = 30°, ; = 10°, / = 40°. 

Je rappelle que l'amplitude A des oscillations est donnée par la for- 
mule : 

s est l'arc supplémentaire. 

2° — L'amplitude croît très vite quand la période augmente. Comme 
le système moteur fournit la même quantité d'énergie W pour chaque 
période, quelle que soit sa durée, il faut conclure que les frottements 
croissent beaucoup quand la période diminue (vitesses plus grandes). 

Pour fixer les idées, supposons que les frottements soient en partie 
indépendants de la vitesse, en partie proportionnels à la vitesse. Dans 
le premier cas, le travail absorbé est proportionnel à l'amplitude % et 
indépendant de la période. Dans le second cas, il est facile de voir que le 
travail absorbé par oscillation est proportionnel au carré de l'amplitude 
et en raison inverse de la période. 

Soit en effet ô = 6 0 sinw/, l'équation du mouvement. 

Le couple résistant est à chaque instant fdb : dt. 

Le travail qui correspond au parcours </ô-, est : 

de = y dt = /uô* . cos 2 a) / . w dt. 

Intégrons pour une période. On trouve immédiatement : 

L'amplitude est donc fournie par la relation : 

W fi* 

w = *e 0 + ^. 

Si /r' = 0, l'amplitude doit rester invariable queHe que soit la période. 
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Si k = O y l'amplitude doit croître proportionnellement à la racine 
carrée de la période. 

Je laisse au lecteur le soin de calculer ce qui arrive pour un frottement 
proportionnel au carr&de la vitesse. 

Remarque. 

Dans certains échappements où se produit un véritable choc (échap- 
pement à détente , § 27), il serait faux de considérer la quantité d'énergie 
fournie à chaque oscillation comme 
indépendante de la période. 

2° — Rouage du métronome. 

Il est extrêmement simple et du 
système décrit au tome I, § 225. 

La roue de barillet (de 120 
dents) engrène sur un pignon (de 
10 ailes) qui est solidaire de la roue 
d'échappement (24 chevilles). 

Un tour du barillet correspond 
donc ♦ à 12 X 24 = 288 périodes, 
soit 576 battements. 

Si Tarrêtage permet de remonter 6 tours et demi, le métronome 
donnera donc en tout 576x6,5 = 3 744 battements. A 120 battements 




Fig. 23. 




Pig. 24. 

à la minute, il marchera un peu plus d'une demi-heure sans être remonté. 
3° — Métronomes rattant la mesure. 

Quelques métronomes perfectionnés (?) marquent par un coup de 
timbre le commencement des mesures à 2, 3, 4, 6 temps. 
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Pour cela,- sur le môme axe que la roue d'échappement (24 chevilles), 
sont montées parallèlement et à la même distance, quatre roues de 
construction identique, ayant respectivement 24, 16, 12, 8 chevilles. 

La figure 24 montre celle de 8 chevilles. 

Elles font un tour en 48 battements. 

Quand la cheville D échappe au nez N, le marteau M, ramené par 
le ressort R, frappe sur le timbre T. 

Reste à utiliser Tune ou l'autre des roues, ou à ne pas s'en servir. 
Pour cela le système ABC est monté sur la glissière GG qu'on 
manœuvre de l'extérieur à l'aide du bouton E. Sur la tige F du bouton 
sont marquées les mesures (les intervalles devraient être deux fois plus 
larges sur la figure). On amène donc la pièce N sous la roue qu'on 
désire, ou bien on la place extérieurement aux roues. 

17. Échappement libre à détente et à coup perdu. 

î° — On appelle échappement libre un mécanisme qui est déclanché 

par le pendule quand il passe 



par sa position d'équilibre et 
qui donne une impulsion. Pen- 
dant le reste de l'oscillation le 
pendule est libre. 

Au § 183 du tome I je décris 
un échappement libre à détente 
et à coup perdu\ l'impulsion 
est fournie par un courant. 

La figure 25 représente 
l'échappement libre de Ber- 
thoud qui est le type du genre. 

P est le pendule ou une 
fourchette dont les oscillations 
sont liées à celles du pendule 
(§ 8). Le levier ab tourne libre- 
ment autour de Taxe a porté 
par P; il repose sur une gou- 
pille g. Le . levier edc y tourne 
autour de l'axe fixe d; il est 
appuyé contre la goupille h 
par le contrepoids f. La roue 
d'échappement R est arrêtée 
par l'extrémité e de ce levier. 
Quand P tourne dans le sens de la flèche F, la pointe 6 du levier ab 
glisse sur l'extrémité du levier edc. Rien d'autre ne se produit. 

Quand P tourne en sens inverse, 6 accroche c, force le levier edc 
à tourner. La dent 2 de la roue R est dégagée, la dent 4 pousse le 
plan A. 




Fig. 25. 
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Le levier edc revient sous l'action du contrepoids fou d'un ressort; 
il reçoit la dent 1 de la roue d'échappement. 

Cet échappement, qui est excellent pour les chronomètres (il a 
pourtant de graves défauts, § 27), donne pour les pendules des résultats 
très médiocres. En effet il ne correspond à sa définition que si le dépla- 
cement linéaire de A est assez grand. 

D'autre part il ne peut fonctionner que si la pointe A passe librement 
entre les dents de la roue d'échappement quand elle est au repos, et 




Fig. 26. Fig. 27. 



que si elle est atteinte quand la roue tourne; d'où la nécessité de 
rapprocher de la roue R Taxe de rotation 0 de la pièce P. 

Ces conditions sont contradictoires avec l'emploi de petits arcs 
totaux d'oscillation, à moins de réduire considérablement, à 3 ou 4 pour 
préciser, le nombre des dents de la roue. 

On dispose alors l'échappement au bas du pendule de manière que le 
déplacement de A soit suffisant. 

La figure 26 représente ce que devient le mécanisme. 

2<> On utilise comme horloge de coïncidence (§ 121) des horloges 
dont le pendule bat la demi-seconde. Pour n'entendre qu'un battement 
sur deux, on leur donne l'échappement à coup perdu que représente la 
figure 27. 

La demi-oscillation de droite à gauche est muette ; l'échappement ne 
fonctionne que pour la demi-oscillation de gauche à droite. 

18. Liaison de l'échappement et du pendule. 1 

/o a ux paragraphes 63 du tome I et 8 de-celui-ci j'ai déjà parlé 
de la fourchette, organe de liaison entre l'échappement et le pendule. 
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Voici quelques renseignements complémentaires. 

Si les plans d'oscillation du pendule et du péndillon (partie verticale 
de la fourchette) qui sont nécessairement parallèles, coïncident, le 
pendule et le péndillon sont nécessairement à quelque distance l'un de 
l'autre. On les raccorde par une bielle transversale (fig. 28 à gauche). 
Rien n'oblige que les axes soient à la môme hauteur. On profitait jadis 
de l'arbitraire pour réduire l'amplitude de l'oscillation du pendule 



Axe delknere 




Fig. 28. 



entretenu par un échappement à roue de rencontre. Les amplitudes p 
du pendule, f de la fourchette sont liées par l'expression : 

ap = bf. 

L'échappement à roue de rencontre ne fonctionne bien qu'avec des 
arcs totaux relativement grands (14° par exemple);. en prenant a = 26, 
on réduit l'arc du pendule à 7° (Voir § 5). 

La bielle tourne à droite autour d'un axe formé par la tige d'une vis 
vissée dans la fourchette; elle tourne à gauche autour d'une goupille 
dont la tète allongée est disposée de manière que la bielle ne puisse 
s'enlever qu'orientée verticalement. 

On utilise parfois un péndillon recourbé et surchargé dissymétrique- 
ment. La partie courbe porte une goupille g qui appuie sur la tête du 
pendule. Cette pression latérale change la position d'équilibre du 
pendule, ce qui n'a pas d'inconvénient. Les frottements sont minimums 
si les axes sont à la môme hauteur. En allongeant la goupille g, on 
peut relier la fourchette et le pendule alors même que leurs plans 
d'oscillation sont ù quelques centimètres l'un de l'autre. 
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2° — Le réglage de l'échappement se fait eij calant la cage de l'horloge 
de manière à lui donner un azimut convenable par rapport à la 
verticale (position d'équilibre du pendule). Cela revient à imposer à 
l'ancre un azimut convenable par rapport à la roue d'échappement. 

On fait en sorte que les battements soient égaux. 

Le réglage est terminé en utilisant le système à coulisse décrit au 
paragraphe 8. Parfois la coulisse est solidaire du pendule. 

3° — Quand on admet la même amplitude pour le pendule et le 
pendillon (ce qui est le cas ordinaire), le problème se pose de la 
meilleure longueur à donner à celui-ci. La théorie indique que pour 
éviter les secousses sur l'axe de rotation, il faut lancer le pendule en 
agissant à, la hauteur de l'axe d'oscillation conjugué de l'axe de rotation 
actuel. 

Assimilons la lentille à un disque à faces planes de rayon R. 
Le carré du rayon de gyration par rapport à Taxe de ce disque 
est R« : 2. 

Soit / la distance du centre de gravité à l'axe de rotation; sa distance 
/' à l'axe d'oscillation satisfait à la relation : 

2//' = R 2 

Pour Bxer les idées, posons / = 5R ; il vient /' = R : 10. C'est dire que 
le pendillon devrait être quasiment aussi long que le pendule. 

En fait on pren5 le pendillon relativement court, égal au tiers de là 
longueur pour les pendules dont le battement est moins d'une demi- 
seconde, de Tordre de 20 centimètres pour le pendule battant la seconde. 

Quelques horlogers suppriment la fourchette et fixent l'ancre direc- 
tement sur l'axe du pendule. 11 suffit d'avoir une fois dans sa vie 
démcmté une horloge pour trouver absurde cette soi-disant simpli- 
fication. 
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Î9. Remarques générales. 

Il semble d'abord que tout ce qui convient au pendule, convienne au 
spiral; ne s'agit-il pas toujours d'un corps oscillant? C'est vrai, mais 
les oscillations s'effectuent dans des conditions extrêmement différentes. 

Dans une horloge le pendule ne doit décrire que de très petits arcs ; 
une amplitude de ±3° est considérée comme grande. Le balancier 
d une montre fait de 270 à 540 degrés de parcours total, et cela dans un 
temps qui est ordinairement 5 fois plus petit. 

Le travail qui entretient six jours un pendule pesant 10 kilogs, suffit 
à peine pour faire marcher un jour un chronomètre de marine dont le 
balancier pèse 4 grammes. 

On conçoit que les échappements excellents pour le pendule puissent 
ne rien valoir pour le spiral. 

L'échappement à repos, parfait dans le premier cas, est médiocre 
dans le second. L'échappement libre à coup perdu, médiocre dans le 
premier cas, a donné de bons résultats dans le second. 

Une horloge doit être dans la position la plus immuable possible: un 
chronomètre est par nature transportable : il ne doit pas être sensible- 
ment influencé par des mouvements brusques. 

Bref on considère les fabrications d'une montre et d'une pendule 
comme de natures entièrement différentes, comme exigeant des études 
spéciales. A notre point de vue d'éducation générale, nous chercherons 
à faire ressortir ces différences. 

20. Échappement À roue de rencontre. 

Jusqu'en 1674 les montres étaient à roue de rencontre et balancier 
inerte. Il semble'qu'on doive l'invention du spiral réglant à Huyghens; 
il paraît cependant que le spiral rectiligne ou ondulé ait été appliqué 
antérieurement par Hooke et par l'abbé Hautefeuille. 

On a construit des montres à roue de rencontre jusqu'au milieu du 
siècle dernier. 




ÉCHAPPEMENTS POUR SPIRAL RÉGLANT 



45 



La dernière édition du Manuel Rorei {Horloger rhabilleur) consacre 
même 38 pages sur 220 à cet échappement qu'on n'emploie plus, dont 
il serait difficile de trouver un exemplaire : puissance de la routine! 
Nous qui sommes à un point de vue différent, trouverons intéressant 
d'en dire quelques mots, ne serait-ce que pour préciser la partie niéca- 
nique et géométrique de la question. 

J'emploie la transposition expliquée au paragraphe 3. 




Les dents 1, 2, 3, se meuvent reclilignement dans le sens des 
flèches f. 

Les palettes sont en OP, OP'; elles font l'angle 2a, 
Le lecteur vérifiera que dans la position réelle, l'ouverture <o des 
palettes est : 

a> = *rc — 2a. 

En POP' le système des palettes otfcupe la position moyenne. 
La palette OP' fait l'angle 90° — a avec Oy. 

J'appelle a la longueur OP = OP', des palettes comptées à partir de 
Taxe géométrique de la verge; b est la distance TJL de cet axe aux 
droites décrites par les pointes des dents. 
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L'angle p pour lequel se produit l'échappement de la dent i, est 
donné par la formule : 

cos§ = 6 : a. 

La palette a tourné de : 

p — (90 — a) = p -|- oc — 90. 
L'arc de levée est donc : 

/ = 2p-f-2a — 180. 

C'est l'arc minimum que doit parcourir le système, alternativement 
dans les deux sens pour que l'échappement fonctionne. 

Après l'échappement ^vient le recul. 11 est limité par le renversement. 
On constatera sur la figure 29, que si le recul jest trop grand, la palettç 
OP échappe du côté qu'il ne faut pas; auquel cas la roue cesse d'agir 
sur les palettes et, n'étant plus arrêtée par rien, laisse défiler le rouage 
avec une vitesse croissante et dangereuse. 

On vérifie immédiatement que l'amplitude maxima est 

A = p-f-(90 — a) = p — «4-90. 
Le parcours total maximum est donc : 

2A = 2p — 2x-M80. 

Le recul est : 

r = A — /: 2 = 180 — 2a. 

Introduisons l'ouverture <o = 180 — 2a. Nous obtenons les formules : 

/ = 2p — <o, 2A = 2p-+-<o, r = u. 

Fixons tout de suite les idées par un exemple numérique. 
Faisons : 

2a = (o = 90°, / = 40°. 

Il vient : 

p = 65°, 2A = 220°, r = 90°. 
cosp = 0,427 = 6 : a. 

2° — Calculons l'écartement minimum des dents. C'est celui que 
suppose la figure 29 : il ny a pas de chule : aussitôt que la dent 1 échappe 
à la palette OP', la dent 2 entre en prise avec la palette OP. On a : 

p + 2x+SPUM=:7c, WîM = iz^ 2a — p = w — p. 
D = IH7 — Hff = 6[tgp — tg( w — p)]. 
2D = 26 [tg p - tg (03 - p)] = 2a [sin p - cos p . tg (« - p)] . 

Faisons comme plus haut : 

p = 65°, o> = 90\ 



Digitized by Google 



ÉCHAPPEMENTS POUR SPIRAL RÉGLANT 



47 



Il vient : 



2D = l,418.a. 



La figure 29 est construite dans l'hypothèse : 

a = 30°, a> = 120V 6:0 = 5:16 = 0,313; 
p = 7 1° 45', / = 23° 30', 2A = 263° 30' ; 
2D = l,198.a = KI7. 

Il va de soi que l'échappement ne peut pas fonctionner sans chute; 
ou doit donc prendre l'écartement des dénis notablement plus grand 
que l'indique ce calcul. 

Par exemple dans le premier cas qui ne s'éloigne pas beaucoup des 
conditions ordinaires pour / et pour w, le rapport limite est : % 



On conseille cependant de prendre 0,6 pour ce rapport, ce qui donne 
une chute notable, et facilite le réglage. 

3° — Suivant les époques, l'ouverture des palettes a varié de 90 à 
115 degrés. On a dépensé beaucoup d'encre pour justifier théorique- 
ment les grandes ou les petites ouvertures; j'avoue que les raisonne- 
ments proposés me sont inintelligibles. Je ne vois pas qu'entre des 
limites aussi resserrées, au voisinage d'un optimum expérimental, la 
théorie puisse apprendre quoi que ce soit. Encore faudrait-il chiffrer 
ses arguments. Mais les excellents horlogers qui bataillent, invoquent 
tous leur grande expérience (en quoi ils ont raison), mais sont parfai- 
tement incapables (lisez leurs écrits) de metlre quelque précision dans 
leurs arguments. 

Les arcs 2A employés pour les montres différaient peu de 180° (au 
moins en France; ils étaient plus petits en Angleterre), le renversement 
ayanl lieu vers 220°. 

Comme on allait assçz près du renversement, on le prévenait au 
moyen de goupilles, fixées sur le balancier; elles butaient sur une gou- 
pille fixe quand, pour une raison quelconque, l'amplitude devenait 
exagérée. 

Voici un exemple de la manière dont on raisonne dans les traités 
d'Horlogerie. Je trouve dans Saunier (qui est classique) la phrase sui- 
vante : « Aucun horloger n'ignore qu'avec la plupart des échappements, 
la marche est d'autant plus soutenue, en thèse générale, que les arcs 
supplémentaires ont plus d'étendue relativementà Tare de levée. » C'est 
vrai, excepté précisément a priori pour l'échappement à palettes dont il 
est question. On voudrait donc que Fauteur fit remarquer que dans 
l'échappement à palettes, il y a constamment levée au sens quïl a lui- 
même choisi (arc suivant lequel le balancier reçoit l'impulsion) : le 
recul n'est en effet qu'une levée négative. On ne voit donc pas du 




48 



PENDULE, SPIRAL, DIAPASON 



tout pourquoi Y exagération du recul (arc supplémentaire) par rapport 
à la levée positive doit nécessairement améliorer le système. Il se peut 
qu'il l'améliore pour d'autres raisons (§ 4) ; mais le principe invoqué 
n'en reste pas moins une fausse analogie. 

On prenait généralement l'angle y de 30° à 35°. La figure montre la 
nécessité de cette inclinaison, pour éviter qu'aux grands arcs la palette 
OP vienne heurter la face avant MT de la dent (rebattement). C'est ce 
qui arriverait pour les élongations supérieures à 90 — a, si l'on prenait 
Y = 0. Dans tout ce qui précède nous supposons que seule la pointe de 
la dent entre en prise. 

Pour faciliter la comparaison entre l'emploi de la roue de rencontre 
pour les horloges et pour les montres, rappelons que dans les horloges 
d'appartement comtoises, l'arc de levée es.t de 6° environ, l'arc total 
de 10 à 15°. Dans ces conditions l'ouverture des palettes est arbitraire; 
on la prenait de 50 à 60°. 

Au reste dans les horloges actuelles fabriquées pour la campagne, 
l'ancre à recul a détrôné la roue de rencontre. 

21. Échappement à cylindre (à repos). 

C'était jadis l'échappement usuel pour les montres ordinaires; il est 
à peu près abandonné. 

C 




12° 

Fig. 30. 



Pour en bien comprendre le dispositif, étudions d'abord l'appareil 
schématique que représente la figure 30. 

Un cylindre C réduit à une portion ab de sa surface (de Tordre de 500°), 
tourne autour de l'axe O normal au tableau. 
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Une dent D se déplace parallèlement à la flèche F. 

Étudions les déplacements conjugués possibles des pièces D et C. 

La pointe c de la dent (marteau) pousse la lèvre d'entrée a du 
cylindre et le force à tourner dans le sens de la flèche f. 

Quand le talon d échappe, le cylindre a tourné d'un certain àngle 
(angle d'impulsion) qui est de l'ordre de 35°. 

La dent parcourt une petite longueur sans toucher le cylindre 
(chute); puis sa pointe c' bute sur la surface intérieure du cylindre. 
L'angle e'Ob' (de l'ordre de 10°) .est Y angle de repos. 

Arrêtons le système* ramenons le cylindre en sens inverse. Il parcourt 
d'abord l'angle de repos (10°). Puis la surface c'd' (incliné de la dent) 
pousse la lèvre b de sortie, forçant le cylindre à parcourir l'angle 
d'impulsion, soit 35°. En tout le déplacement est de 10 + 35 = 45°, 
somme des angles de repos et d'impulsion. 

C'est V angle de levée après lequel la, dent échappe définitivement. 

Admettons qu'après une courte chute, une autre dent vienne, à gauche 
du cylindre, reposer sur sa surface extérieure. Le point a (lèvre 
d'entrée) est à 10° de sa pointe, vers le bas. Pour continuer le phéno- 
mène, il faut reprendre le sens primitif de rotation pour le cylindre, 
tourner de 10° jusqu'à ce que la pointe échappe, de 35° jusqu'à ce que 
l'incliné échappe. Et ainsi de suite. 

2° — Remarquons d'abord que si dans nos hypothèses, pour que 
l'appareil fonctionne, le cylindre doit tourner d'au moins 45°, alterna- 
tivement dans un sens puis dans l'autre, rien n'empêche d'augmenter 
beaucoup ce parcours, de le porter jusqu'à près de 360°. 

En effet la pointe de la dent étant venue buter en c' sur la face inté- 
rieure du cylindre, continuons le mouvement dans le sens f. La pointe 
frotte contre le cylindre en restant immobile : il y a repos. Nous pou- 
vons maintenir le mouvement tant que les pièces ne viennent pas buter 
les unes sur les autres. Nous pouvons théoriquement le continuer 
jusqu'à ce que la lèvre a! vienne en c', auquel cas le phénomène se 
trouve modifié; il y a renversement. 

Le déplacement possible est peu inférieur à 180°. Mais dans la posi- 
tion initiale rien n'empêche une rotation d'à peu près 180° en sens 
inverse. La dent étant alors extérieure au cylindre, aucune rencontre 
de pièces n'est à craindre; seule la possibilité du renversement limite 
le parcours. 

Bref à supposer que les pièces ne se heurtent pas quand la dent est 
dans le cylindre (nous verrons plus loin comment on réalise cette con- 
dition), le parcours complet peut pratiquement approcher de 360° sans 
risque de renversement. 

Je suppose que les dents sont équidistantes et ont un mouvement de 
translation. Rien n'empêche de leur donner un mouvement de rotation 
autour d'un axe O'. D'habitude on prend 15 dents égales, situées à 24° 
Tune de l'autre (roue d'échappement). Les positions figurées de la même 

n, 4 
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dent sont donc à 12° Tune de l'autre. En raison de l'épaisseur de la 
paroi (écorce) du cylindre et de la chute indispensable, l'angle occupé 
par chaque dent est de 10° environ. La chute est de 2°. 

Quant à la forme des dents, nous poserons que l'incliné cd est 
rectiligne. La forme du profil a été copieusement discutée; le Traité 
d'horlogerie de Saunier lui consacre beaucoup de pages. Mais sur une 
montre ordinaire, le diamètre de la roue d'échappement est d'un 
centimètre environ; la circonférence vaut donc 31 mm: dont lé quin- 
zième est 2 mm. environ. La dent a donc un millimètre de^ largeur. 



Ceci posé, je crois superflu de discuter le profil, en partant d'hypo- 
thèses incertaines, d'autant plus que l'échappement à cylindre est 
abandonné. 

L'inclinaison de cd sur le rayon est d'environ 18°. A la distance 2R, 18° 
font 0,6. R : c'est dire que Tare d'impulsion correspond à une rotation 
du cylindre de 36°; c'est la levée au sens d'arc d'impulsion. La levée au 
sens de minimum de la rotation, dans un sens puis dans le sens inverse, 
pour que l'échappement fonctionne, est un peu plus grande, d'autant 
plus grande que l'angle aOb dépasse 180°. 

Ici encore discussions à perte de vue, aussi vaines que les précé- 
dentes. 

22. Réalisation de l'échappement à cylindre. 

/o L e cylindre est solidaire du spiral et du balancier : il oscille 

donc sous l'action du couple provenant de la déformation du spiral. La 
roue d'échappement est, comme d'habitude, destinée à compter les 
oscillations du spiral (une demt passe pour chaque oscillation), et à 
fournir au balancier l'énergie absorbée par les frottements (résistance 
de l'air, frottements sur les pivots, frottement intérieur du spiral, 
frottement de la dent sur le cylindre pendant le repos). 

Le travail nécessaire est dû à la poussée de l'incliné de la dent sur 
les lèvres du cylindre. 

Quand on veut délayer de l'algèbre, on cherche le profil de l'incliné 
pour que la roue d'échappement tourne proportionnellement au cylindre. 




7i 



Fig. 31. 
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C'est perdre son temps, ne serait-ce qae parce qu'au début du glissement 
de l'incliné sur la lèvre, la vitesse du cylindre est à peu près uniforme 
comme maxima (o.n est près de la position d'équilibre du spiral); mais 
la vitesse de la roue est d'abord nulle. Laissons donc aux traités d'Hor- 
logerie ces considérations « savantes », mais ridicules, puisqu'on serait 
dans l'impossibilité pratique 
de réaliser avec quelque pré- 
cision un profil donné. 

En théorie la chute est 
nuisible pour deux raisons : 
c'est du travail perdu; c'est 
du travail dont l'effet est 
nuisible. La roue prend de 
la vitesse et heurte te cylin- 
dre; or les chocs sont à évi- 
ter en raison des ébranle- 
ments et des déformations 
qu'ils produisent. 

Mais la chute, mauvaise en 
théorie, est nécessaire en pra- 
tique comme seule concilia- 
ble avec l'inégalité des dents. 
Pour que la chute puisse être 
annulée, il faut des dents 
strictement identiques; sinon 
la plus grande n'entre pas 
dans le cylindre où la plus 
petite entre juste. 

Les traités d'Horlogerie 
disent que Pangle de repos 
doit Atre pris aussi petit 




Fig. 32. 



que possible. En réalité sa grandeur n'a aucune importance; ce n'est 
vraiment pas la peine de faire de la précision sur le papier. Certes 
en augmentant l'angle de repos, on augmente les frottemqnts. Mais 
quand les frottements ont lieu pour chaque demi-oscillation sur 
un angle (aller et retour) de l'ordre de 120*, qu'on les augmente de 5<> 
par exemple, est d'inconvénient minime. Ces 5° sont comptés sur une 
circonférence dont le diamètre est de l'ordre du millimètre. 

On a discuté longuement le profil des lèvres a et b. Dans une montre 
ordinaire l'épaisseur du cylindre est de 0,2 mm. J'ai dessiné les lèvres 
carrées; qu'on les arrondisse n'importe comment; mais qu'on ne nous 
croie pas assez naïfs pour admettre la réalisation d'un profil donné sur 
une paroi de cette épaisseur, sauf peut-être pour une pièce de musée. 

Ces problèmes sont nuisibles par leur complication comparée à leur 
peu d'intérêt expérimental. Ils habituent les étudiants à discuter in 
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abstracto, avant seulement de savoir si le résultat, quel qu'il so//, pas- 
sera dans la pratique. C'est d'autant plus absurde dans l'espèce que 
l'échappement à cylindre, employé seulement pour les montres communes, 
tend à disparaître. 

3° — La figure 32 montre le cylindre. 

Dans la figure 30, il est supposé coupé suivant le plan XX. 

Les dents de la roue d'échappement sont non pas dans le plan de la 
roue, mais au-dessus; des piliers ou eolonnes minces les relient à la 
roue qui est dans le plan YY. Pour la place du pilier, on se reportera à 
la figure 30 : sa section pqr est limitée en pointillé. La roue elle-même 
est découpée, de manière à former des espèces de dents qui, à leurs 
extrémités, ne sont guère plus larges que les piliers. 

Grâce à Yencoche ménagée dans le cylindre, de grandes rotations 
deviennent possibles quand la dent est à l'intérieur du cylindre, sans 
risque que la lèvre de sortie 6 heurte la portion mn de la roue; cette 
portion se trouve à la hauteur de l'encoche^. 

23. Échappement duplex de Leroy (à. repos). 

Il n'est plus employé; mais il contient des éléments «mécaniques inté- 
ressants (fig. 33). 
1° — Compteur de tours. 

Il contient d'abord un compteur de tours formé par un engrenage 
discontinu. 

Une roue montée sur l'axe O' (ce sera plus tard la roue d'échappe- 
ment) porte des dents en étoile. * 
Un ressort moteur l'entraîne dans le sens <I>. 

Le plateau R monté sur Taxe O (qui sera plus tard celui du balancier) 
est entaillé en e. La dent b de la roue s'appuie sur sa paroi cylin- 
drique. On lui donne le nom de rouleau; dans l'échappement il est 
construit en pierre dure. 

Faisons d'abord tourner le rouleau en sens inverse de la flèche F. 
Sauf une petite oscillation quand l'entaille passe au niveau de la pointe 
de la dent, la roue O' reste immobile. 

Faisons tourner R dans le sens de la flèche F : une dent échappe à 
chaque tour. En effet la pointe de la dent 6 entre dans l'entaille, tourne 
avec le rouleau, échappe. Après une chute sensiblement égale à 2* : n, 
où n est le nombre des dents, la dent a vient reposer sur le rouleau. 

Et cela pendant un tour, jusqu'à ce que l'entaille libère sa pointe. 

Nous avons donc un compteur de tours. 

Pour chaque tour de l'axe O, la roue O' défile d une dent. 

Nous savons que le comptage est une des fonctions de l'échappement. 

Le seul inconvénient du dispositif est le coincement possible de la 
pointe de la dent et du rouleau : d'où la nécessité d'un rouleau très dur. 
En allongeant la dent 6 et en approfondissant l'encoche e, on rend le 
coincement moins à craindre (duplex tangent). 
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L'appareil peut servir de compteur pour les oscillations autour de 
Taxe O. On s'arrange de manière que le milieu (approximatif) de l'oscil- 
lation corresponde à la position de l'entaille sur la ligne 00'. Au milieu 
de la demi-oscillation dans le sens de la flèche, une dent échappe; il ne 




Fig. 33. 



se produit rien qu'une petite vibration de là roue 0', pour l'autre demi- 
oscillation (dite muette). 
2° — Impulsion. 

Pour parfaire l'échappement, il faut obtenir qu'il réalise son second 
rôle, c'est-à-dire que la roue O' lance le balancier chaque fois qu'une 
dent échappe. 

Dans un plan parallèle à celui du rouleau et des dents a, 6, c,..., dis- 
posons un plateau R' portant une levée de pierre dure L et tournant 
avec le balancier. Sur la roue O' montons des chevilles a, p, y,... qui 
correspondent aux dents a, 6, c,... 

Tant que l'échappement ne se produit pas, la levée passe librement 
entre les chevilles. Mais aussitôt que la dent 6 échappe, la cheville p 
rattrape la levée L qui se trouve alors devant elle, et lui donne une 
impulsion. 
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Ce mécanisme est admirable de simplicité. Il est abandonné à cause 
de la précision qu'il exige dans la construction. 

L'amplitude maxima est voisine d'un tour (parcours total dans chaque 
sens voisin de deux tours). 

24. Échappement libre à ancre. 

C'est l'échappement ordinaire des montres bon marché et des chrono- 
mètres : autant dire que c'est le meilleur et le plus simple qu'on 
connaisse. 

1° — Dans les échappements libres, le régulateur est soustrait à 
l'action de la roue d'échappement pendant toute l'oscillation, sauf au 
voisinage des passages par la posilion d'équilibre. 11 déclenche alors 
l'échappement, ce qui diminue sa force vive. Mais aussitôt après il 



a 




Fig. 34. 

reçoit de la roue d'échappement une impulsion qui compense l'énergie 
qu'il vient à fournir, et la perte que les frottements lui ont fait subir 
pendant la demi-oscillation précédente. 

La partie droite de la figure 34 montre le spiral régulateur R. Son 
extrémité extérieure est Gxée au piton P solidaire du bâti du chrono- 
mètre. L'extrémité intérieure est fixée à la virole que porte l'axe O" du 
balancier. Celui-ci porte un goujon g qui oscille (pour préciser) entre 
les positions a et 6. 

La partie droite de la figure représente la roue d'échappement d'axe 
O', et l'ancre mobile autour de l'axe O. 

L'ancre est parfaitement libre. On produit des échappements en 
appuyant avec le doigt tantôt d'un côté de l'axe O, tantôt de l'autre : 
ce sont ces déclenchements que le régulateur doit effectuer. 

Pour cela l'ancre est terminée par une fourchette mn. 

A l'instant où l'appareil est représenté, le balancier se meut dans le 
sens f\ le goujon, entré librement dans la fourche, pousse le bec m et 
fait échapper la dent p. Celle-ci, appuyant sur l'incliné q, donne une 
impulsion à l'ancre dans le sens f. Le bec n de la fourche rattrape le 
goujon et le lance' dans le sens f. Grâce à l'inclinaison prise par la 
fourche, le goujon échappe de lui-même, l'oscillation du balancier 
redevient libre pour un peu moins d'une demi-oscillation. 
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La pointe de la dent 2 vient reposer sur la partie supérieure (repos) 
du bec s de l'ancre. 

Au retour, le goujon retrouve le bec m dans la position où il Ta 
laissé. 11 entre donc librement dans la fourche. Il pousse sur le bec n, 
fait échapper la dent r qui repose sur le bec s de Pancrc. De ce chef le 
régulateur ralentit. TMais aussitôt l'échappement commencé, la pointe r 




Fig. 35. 



glisse sur l'incliné du bec s, rejette vers le haut l'ancre et sa fourche. 
Le bec m de l'ancre rattrape le goujon et le lance vers le point a.... 
Et ainsi de suite. 

L'échappement libre à ancre étant de beaucoup le plus employé pour 
les montres de fabrication courante, je reprends cette description géné- 
rale (fig. 35). 

2° — Ancre a plans inclinés. 

BC, B'C, sont les faces de repos; 

CD, CD', sont les inclinés de l'ancre. 

L'ancre oscille entre deux arrêts AA. L'angle a total qu'elle parcourt 
(une douzaine de degrés) se décompose en trois parties. 
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L'angle de repos r est l'angle dont l'ancre doit tourner pour que la 
pointe de la dent échappe. A la vérité ce repos est un recul pour la 
dent, de manière que l'échappement ne se produise que pour une 
impulsion assez forte, et non pas sous l'influence des chocs accidentels. 
L'angle r vaut 2° environ. 

L'angle d'impulsion i correspond au glissement de la pointe de la 
dent sur l'incliné du bec de l'ancre. 11 vaut de 8 à 10°. 

L'angle de levée de t ancre est la somme / = i + r. 

Le chemin perdu <x — (r-hi) est l'angle parcouru jusqu'à ce que 
l'ancre bute sur l'autre arrêt. On le fait aussi petit que possible : c'est 
une sécurité pour le fonctionnement, mais une cause de perte d'énergie. 

L'angle t s'appelle angle de tirage. Il détermine la force avec laquelle 
l'ancre est maintenue au repos, la grandeur du recul pendant le dégage- 
ment (parcours de l'angle r). 

L'angle de tirage assure la stabilité de l'ancre au repos. 

Aux angles a, r, /, de centre O correspondent des angles a, z\ du 
centre Q. 

L'angle r' mesure le recul de la roue; il est compté en sens inverse 
du déplacement moyen. L'angle V mesure la rotation de la roue pen- 
dant l'impulsion. Enfin <x -\-r — ï mesure la chute : c'est l'angle dont 
tourne la roue à partir du moment, où la pointe de la dent E quitte le 
plan d'impulsion CD, jusqu'au moment où la pointe de la dent F ren- 
contre le repos B'C; ou inversement, c'est l'angle parcouru depuis 
que F quitte le plan d'impulsion CD', jusqu'au moment où la pqinte de 
la dent qui précède E, rencontre le repos CB. 

On fait la chute aussi petite que possible. 

Je ne discuterai pas le tracé de l'ancre; mais il importe de voir com- 
ment le problème se pose. 

Il est impossible que les actions soient exactement les mêmes pour 
le bec BCD et pour le bec B'CD'. 

Si l'on prend OC = OC (repos équidislants), il est clair qu'on n'a 
pas (TD = OC {leviers équidislanls): et inversement. 

Dans le premier cas les bras de l'ancre sont d'inégales longueurs; 
elles sont de même longueur dans le second. La figure est construite 
dans l'hypothèse de leviers équidistants; les repos sont donc inégale- 
ment éloignés de Taxe. 

Soit n le nombre des dents de la roue; a' désigne l'angle parcouru à 
chaque échappement. 

Comme la roue avance chaque fois d'une demi-dent, on a la 
relation : 

2/i a' = 360°. 
Pour 72 = 15, a'=zl2°; 

pour n = 18, a =10°. 

Ce sont les conditions ordinaires. La chute est de l'ordre de 2°. 
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Le recul étant du même ordre, l'angle /' est de 10 à 12°. 

La dissymélrie inévitable du système fait que les angles r' ^t /' à 
Teptrée et à la sortie ne sont généralement pas égaux; seul l'angle a' 
reste le même. Au total la roue tourne du même angle à l'entrée et à la 




Fig. 36. 

sortie; mais les répartitions de cet angle en recul, impulsion et chute, ' 
ne sont pas exactement les mêmes. 

3° — Ancre a chevilles. 
- C'est Téchappement des réveille-matin et des montres bon marché 
(fig. 36). 

Les plans inclinés sont reportés sur les dents de la roue. 
L'ancre porte deux chevilles CC, assez longues pour que l'ancre 
oscille au-dessous de la roue. 

Le plan de repos DE de la dent est incliné de manière que la cheville 
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ne puisse échapper (après rotation de l'ancre dun angle t) que sous 
l'action d'une impulsion assez forte; t est l'angle de tirage. 

Pendant le parcours t, il y a recul de la roue. 

L'incliné EF glisse sur la cheville et la lance vers le haut. 

Pendant le contact, l'ancre tourne de l'angle d'impulsion i. 

Entin après un certain temps perdu qu'on diminue autant que pos- 
sible, l'ancre bute sur l'arrêt A. 

Nous avons encore à considérer les angles au centre û : le rçcul, 
l'impulsion et la chute. 

Ils sont du même ordre que pour l'ancre à plans inclinés. 

25. Fourche et balancier. 

1° — Le balancier est constitué par un volant raccordé à un plateau, 
le tout monté sur un axe sur lequel est montée la virole. 




I \ 
i \ 

i * 

Fig. 37. 

Sur la virole est fixée l'une des extrémités du spiral réglant. 

Sur le plateau est encastrée une cheville (cheville de plateau) généra - 
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lement en saphir ou rubis, de forme variée (elliptique, triangulaire, 
demi-circulaire) qui agit d'abord sur la fourche pour le dégagement de 
lancrc, sur laquelle agit ensuite la fourche pour le relancement du 
balancier. 

J'ai appelé ci-dessus a l'angle dont tournent Tancre, par conséquent 
la fourche; il est de 10 à 12°. L'angle correspondant pour le balancier 
est de 40° en moyenne. Pendant la première partie de cet angle, la che- 
ville dégage la fourche; pendant la fin de l'angle, elle reçoit l'impul- 
sion. 

L'arc total dont tourne le balancier (double de l'amplitude de l'oscil- 
lation) est de 140° à 240°. 

2* — Système pour empêcher le renversement. 

La fourche est maintenue immobile dans l'une ou l'autre de ses posi- 
tions extrêmes par la forme 
des dents de la roue d'échap- 
pement : elles poussent Can- 
cre contre ses butoirs. Mais 
comme il faut maintenir cette 
poussée petite pour ne pas 
exagérer l'effort nécessaire au 
dégagement, il se pourrait 
qu'un choc libérât l'ancre et 
l'amenât contre l'autre bu- Fig. 38. 

toir. En revenant, la cheville 

du balancier ne trouverait plus devant elle l'entrée de la fourche; elle 
buterait contre la partie antérieure d'une des cornes : la montre 
s'arrêterait. 

On a imaginé bien des dispositifs équivalents pour éviter le renverse- 
ment de la fourche. La figure 38 en représente un. 

La cheville c est une dent ménagée sur un cercle mnp de diamètre 
convenable fixée normalement à l'axe du balancier. 

Quand la cheville a fait tourner la fourche, dans le sens de la flèche 
F, en agissant sur la corne a, la pointe de la corne 6 se trouve à peu de 
distance du cercle mnp\ tout mouvement de la fourche dans le sens F', 
ferait buter' la pointe de la corne 6 contre le cercle : la fourche est 
donc maintenue contre le butoir convenable. 

Dans les réveille-matin (fig. 74), la fourchp est prolongée jusque 
tout près de l'axe géométrique de l'axe matériel du balancier dont on 
supprime la moitié sur une petite hauteur (partie noircie). On. vérifiera 
qu'une fois le mouvement de la fourche obtenu, toute rotation de sens 
inverse est impossible jusqu'à la rentrée de la cheville dans la fourche, 
c'est-à-dire jusqu'à ce qué Taxe présente aux pointes de la fourche sa 
partie é vidée. 

Tous ces dispositifs sont identiques aux arrètages étudiés au § 233 du 
tome I. 
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26. Phénomènes statiques. Lancement. 

1° — Expliquons sur l'échappement libre à ancre, le plus commun, 
pour quelle raison', quand on remonte une montre arrêtée, il est parfois 
nécessaire de lui donner une impulsion. 

Remarquons que le dégagement de l'ancre se produit avant le pas- 
sage du spiral régulateur par sa forme d'équilibre; au contraire l'échap- 
pement de l'ancre se produit après ce passage. D'où résulte que le 
couple dû au spiral tend à forcer l'ancre à sortir du repos, mais qu'il 
tend à l'arrêter sur le parcours d'impulsion. 

Les conséquences de ces propositions sont immédiates. 

a) L'ancre est sur un repos. 

Si le couple actuel que produit le spiral régulateur est insuffisant, ou 
si l'angle de tirage Test trop grand, le couple statique est incapable de 
sortir l'ancre de son repos. Ce qui arrive quand le spiral régulateur est 
trop faible, ou quand l'angle de levée du balancier est trop petit; dans 
le second cas le spiral est trop peu écarté de sa position d'équilibre 
pour produire un couple suffisant. 

6) L'ancre est dans la période d'impulsion. 

Le couple dû à la déformation du spiral s'oppose alors au couple dû 
au ressort moteur. Ils peuvent s'équilibrer, d'où un arrêt, connu sous 
le nom d'grrét au doigt. 

On le constate dans les montres où l'angle de levée est exagéré, la 
force motrice trop faible, les surfaces frottantes mal polies. 

2° — Rien n'est amusant comme les gestes désespérés du monsieur 
qui possède une montre ne partant pas toute seule. Il l'agite comme un 
panier à salade, ce qui ne produit aucun effet. Le lancement doit 
s'effectuer par une rotation brusque autour d'un axe normal au verre. 
On profite de l'inertie du balancier. Quand on fait tourner la montre, 
le balancier commence par rester immobile dans l'espace absolu; autre- 
ment dit, l'azimut de la virole (extrémité intérieure du spiral) est 
d abord inchangée. Mais on modifie l'azimut du piton ; le ressort se 
bande. 11 agit alors sur le balancier : le système se met en marche. 

C'est une expérience facile avec les réveille-matin. 

Inversement on peut arrêter un réveille- matin en marche par une 
brusque rotation. Produisons-la juste au moment où le balancier est 
au repos (extrémité de l'oscillation), et dans un sens tel que nous 
débandions le ressort : il peut arriver que nous ramenions ainsi le 
couple à être nul, le balancier étant immobile : l'appareil s'arrête. 

On réussit après quelques essais. . 

3° — Nous supposons la montre arrêtée. Il est clair que si elle ne 
part pas seule, elle peut s'arrêter quand, pour une raison quelconque, 
1 amplitude du balancier devient insuffisante. Le couple qui provient 
du choc et qui s'ajoute au couple statique, n'est pas suffisant pour 
amener le dégagement. 

Au reste la possibilité d'un arrêt de cette nature ne prouve rien 
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contre l'échappement libre à ancre. Elle existe à peu près toujours : en 
particulier un chronomètre avec échappement libre (§ 27) ne part 
jamais seul. 

27. Échappement à détente (Arnold, Earnshaw. Robinson). 

Il était réservé aux chronomètres de précision, mais il donne lieu à 
des arrêts et des sauts tels qu'on l'utilise de moins en moins. 

1° — Dans l'échappement libre à détente et à coup perdu^le déclen- 
chement de la roue d'échappement ne se produit que pour un passage 
sur deux parla position d'équilibre; d'où le 
nom d'à coup perdu. 

Corrélativement le . balancier ne reçoit 
d'impulsion qu'une seule fois par oscillation 
complète. 

La figure schématique 39 représente l'appa- 
reil. 

La pièce 0', solidaire du spiral réglant, 
oscille autour de l'axe 0'; elle passe libre- 
ment entre les dents de la roue d'échappe- 
ment dans leur position actuelle. 

Une dent de la roue d'échappement repose 
sur le demi-cylindre 6 de la pièce abc montée 
surlç ressort ab. Enfin de est un ressort très léger que peut actionner 
le doigt m solidaire de la pièce 0'. 

O' est actuellement dans sa position d'équilibre et se meut dans le 
sens f. Le doigt m bute sur le ressort de, l'applique sur le goujon c 
solidaire de abc qu'il entraîne : la dent r échappe au cylindre b. 

Corrélativement la dent s attaque l'incliné n et communique au 
régulateur une impulsion. Le doigt m échappe alors au ressort e; le 
repos 6 revient à sa position d'équilibre et reçoit la dent /. 

La roue d'échappement est à nouveau immobilisée. 

Le balancier continue son oscillation et revient. 

Au moment de passer par la position d'équilibre, le doigt m qui est 
maintenant à droite de e, rencontre e, échappe] rien ne se produit. 

Le balancier fait donc librement à peu près une oscillation. 

Et ainsi de suite. 

2° — La figure 40 moins schématique représente une autre disposi- 
tion des pièces; la théorie est exactement la même. Le doigt m de 
dégagement et la pièce n qui reçoit l'impulsion, sont en pierre dure. 

Le ressort de doit être très flexible pour ne pas gêner le passage dans 
le coup perdu. 11 faut que la pointe de la dent s rattrape le plan n, 
lorsque la roue est dégagée; d'où la nécessité d'un couple moteur suf- 
fisant, proportionné à la vitesse angulaire du plan n, c'est-à-dire, pour 
une période donnée du spiral réglant, proportionné à l'amplitude 
actuelle. 




Fig. 39. 
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Il faut d'autre part que le ressort aa' qui ramène la pièce d'arrêt 6, 
soit assez puissant pour le faire en moins de temps qu'il n'en faut à la 
roue d'échappement pour tourner de l'intervalle d'une dent. De telle 
sorte que la période du spiral et l'amplitude de l'oscillation une fois 
données, la puissance motrice s'ensuit, ainsi que la force du moteur. 




Fig. 40. 



Si l'on n'emploie pas de fusée, la puissance motrice diminue : corré- 
lativement l'amplitude de l'pscillation diminue. 

La roue d'échappement O porte de 12 à 15 dents. 

L'amplitude de l'oscillation va de 180 à 225°; c'est dire que le 
parcours total va de 360 à 450°. 

3° — Mise en marche et arrêt au doigt. 

Les chronomètres à échappement libre ne partent pas seuls au 
remontage. 

En effet le spiral réglant est dans sa position d'équilibre : il produit 
un couple nul. Le spiral moteur ne fait que pousser la roue d'échappe- 
ment sur son appui 6. 

On fait partir le chronomètre par une rotation brusque autour d'un 
axe parallèle à celui du balancier. Grâce à son inertie, le balancier 
reste en place dans l'espace absolu : on bande donc le ressort spiral en 
changeant l'azimut absolu de son extrémité extérieure. Si la rotation 
est assez grande, le balancier prend sous l'action du ressort une 
vitesse angulaire suffisante pour dégager la roue d'échappement. 

Là-dessus quelques horlogers ont trouvé bon déverser de l'algèbre; 
ils se sont lourdement trompés. Leur calcul revient à ceci. 

Supposons qu'il faille une force F de 0,3 grammes appliquée à 
l'extrémité de la détente pour produire le dégagement. 

A partir de quel arc le balancier est-il capable de cet effort? 

Soit u la vitesse angulaire, I le moment d'inertie du balancier au 
moment du choc. Pour arrêter le balancier, il faut lui appliquer un 
couple T pendant le temps /. 
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On a : 

r/=Ia. 

Je ne crois pas utile d'écrire une intégrale. Cette formule est vaine, 
puisque nous ne connaissons pas le temps / qui dépend de toutes les 
circonstances du choc. Explicitons la force F; soit a la distance de 
l'extrémité du bec m à Taxe de rotation du balancier. On a : 

F = lu:at. 

De cette formule nous tirons seulement qu'il faut prendre a petit. 
L'instant du dégagement est moins bien déterminé, mais le dégage- 
ment est plus sûr. 

L'échappement à détente à coup perdu, précisément parce qu'il ne 
reçoit qu'une impulsion par oscillation, est susceptible de s'arrêter et 
de repartir au porté, sous l'influence des secousses et des chocs. C'est 
un grave inconvénient qui rend son usage impossible, par exemple, 
sur les torpilleurs qui sont soumis à des oscillations brutales et de 
grandes amplitudes. Il est de plus en plus délaissé par les constructeurs 
de chronomètres au proBt des échappements libres à ancre. • 

1*° — J'ai indiqué au paragraphe 259 du tome I en quoi diffèrent les 
échappements libres à pivot et à 
ressort. 

Les deux échappements ci-dessus 
décrits sont à ressort. 

La figure 41 représente un échap- 
pement à pivot très ramassé et de 
construction facile. Pour faciliter la 
représentation, je suppose que le rap- 
pel est fait par un petit ressort à 
lame r; en réalité c'est un spiral qui 
s'enroule autour du pivot et qui est 
fixé dans la pièce fixe p servant de 
piton. 

Le balancier tournant dans le sens 
F, l'extrémité a du ressort atteint Fig. 41. 

l'extrémité 6 de la détente. Le ressort 

butant sur le goujon m, fait tourner la détente; la dent 1 échappe, la 
dent 3 vient frapper le nez n et relance le balancier. La détente est 
rappelée par le spiral et revient pour recevoir la dent 0. 

Au retour le nez n passe librement entre les dents ; le ressort a fléchit 
et échappe. 

On ne saurait croire toutes les formes données à l'échappement libre 
à détente et à coup perdu. Du point de vue où nous sommes placés 
dans cet ouvrage, elles sont équivalentes. Au milieu d'une des demi- 
oscillations, le balancier agissant sur la détente, dégage la roue 
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d'échappement qui lui donne une impulsion. Pendant le dégagement, 
le balancier perd de la vitesse; l'impulsion lui restitue et au delà 
l'énergie perdue. Au milieu de l'autre demi-oscillation, rien ne se passe 
en dehors de la flexion d'un ressort. 

On a tenté sans succès d'appliquer la détente à l'horlogerie com- 
mune. Les défauts s exagèrent : sous l'influence des ébranlements, 
chocs, secousses, la montre s'arrête ou subit des sauts qui seraient 
incroyables si l'expérience ne les mettait hors de doute. 

28. Échappements à force constante. 

1° — Dans ces appareils très ingénieux mais qui n'ont amené que 

des déceptions au moins 
pour les montres, le 
rouage n'agit plus direc- 
tement sur le système 
oscillant; il est chargé 
de remonter un marteau 
que le balancier déclen- 
che à chaque oscilla- 
tion; il en reçoit une 
impulsion qu'on espérait 
toujours identique à elle- 
même. Pour fixer les 
idées, voici l'échappe- 
ment de Bréguet qui a 
plus de cent ans de date. 

A est une roue d'en- 
grenage du rouage mo- 
teur, solidaire de la roue 
dentée B ; elle engrène 
avec/ le pignon C qui 
porte la lamelle volant 
CD. En temps ordinaire, 
D repose sur le rubis F 
fixé sur le ressort d'arrêt 
EF; le système ABC est 
donc immobilisé. 

Le marteau JI est 
porté par le ressort de 
pulsion 1K. En temps 
ordinaire il est accroché par le crochet P au rubis M fixé sur le ressort 
d'accrochage. 

Enfin la figure 42 montre l'axe du balancier (non représenté) sur 
lequel est fixée la palette S. 
Supposons la palette en S', et le marteau accroché. Quand la palett 
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va de S' en S, elle pousse le ressort L, décroche le marteau JI qui, 
lancé par le ressort de pulsion, frappe le balancier et lui restitue 
l'énergie nécessaire à la continuation de son mouvement. 

Pour cela Taxe du balancier porte une seconde palette analogue à S'; 
le marteau porte un doigt de forme convenable. 

Pour ne pas surcharger la figure, ces pièces ne sont pas représentées. 

Le marteau frappe ensuite sur le ressort d'arrêt et vient reposer sur 
une des dents de la roue B. La lamelle CD, libérée, fait un tour, tandis 
que la roue A et la roue solidaire B tournent d'un certain angle (30° dans 
la figure). 

Pendant ce mouvement le ressort d'arrêt EG revient dans sa position 
première et reçoit la lamelle CD; la dent en prise avec le marteau, 
pousse celui-ci, le raccroche au rubis M et échappe. 

Le mécanisme est rétabli dans la disposition initiale. 

Le balancier atteint son élongation extrême, revient, retrouve le 
ressort L qu'il fléchit simplement, atteint son élongation extrême de 
l'autre côté, revient. Tout recommence. 

En définitive le balancier est libre, excepté quand deux fois par 
oscillation il fléchit le ressort d'accrochage, et quand une fois par 
oscillation il reçoit l'impulsion d'entretien. 

A chaque oscillation le ressort-moteur raccroche le marteau; peu 
importe qu'il soit plus ou moins bandé, puisque le choc sur le balancier 
ne dépend que du ressort de pulsion. Il suffit qu'il soit assez bandé 
pour faire tourner le système ABC et pour raccrocher le marteau. 

Quand le balancier va de S' en S, il se produit un déclenchement, 
parce que le rubis M sort du crochet P. 

2° — L'expérience montre que ce mécanisme ingénieux donne des 
résultats médiocres. Même fabriqué avec le plus grand soin, la marche, 
d'abord excellente, devient comparable à celle d'un système à détente 
de construction moins difficile. 

La raison est qu'il admet implicitement des hypothèses erronées. 

Tant s'en faut que l'action ti'un ressort qui se débande produise une 
impulsion toujours la même. Elle dépend du plus ou moins de brus- 
querie du dégagement, des secousses et vibrations du ressort, du point 
frappé, de la température qui change le module d'élasticité du 
ressort, etc., etc. 

Même en admettant la constance du choc, il est impossible d'admettre 
la constance de la résistance opposée au dégagement, même en suppo- 
sant qu'il se fait entre deux corps non huilés (laiton et rubis); les 
variations sont encore plus grandes si l'huile intervient. 

L'échappement de Bréguel n'est en définitive qu'un trompe-l'œil. 

Je ne parle que pour mémoire de la puissance perdue; l'espacement 
des remontages est diminué de moitié pour le môme barillet. 

Malgré tout les échappements à force constante pour chronométrés 
sont nombreux. Leur fonctionnement esl toujours le même. Vers le 
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milieu d'une de ses demi-oscillations, le balancier agissant sur le 
ressort d'accrochage, dégage un marteau dont il reçoit un choc. 
Le marteau continuant sa course agit sur une pièce d'arrêt, dégage 
une roue du rouage qui, tournant d'une dent, le remet en sa place 
initiale. 

Le balancier ^reçoit l'impulsion au début de la détente du ressort de 
pulsion, de manière qu'elle soit aussi invariable que possible. 

Comme on voit, le nombre de pièces strictement indispensables est 
considérable, ce qui explique la grande difficulté d'exécution. 

Au paragraphe 33 nous retrouverons le même principe appliqué au 

pendule. 

i 

29. Influence de l'échappement sur la période. 

/o ___ n ous avons démontré au paragraphe 6, il est du reste quasi 
évident, que l'échappement amène un retard ou une avance suivant que 
le choc se produit après ou avant le passage à la position d'équilibre. 

S'il se produit après, l'oscillation a commencé avec une vitesse 
moindre que celle qui correspond à son amplitude immédiatement sui- 
vante : d'où retard. 

S'il se produit avant, l'oscillation finit avec une vitesse plus grande 
que celle qui correspond à l'amplitude immédiatement précédente : 
d'où avance. 

L'avance et le retard sont mesurés par rapport à la marche dans 
l'hypothèse qu'on supprime l'échappement, — et corrélativement des 
frottements en quantité suffisante pour que l'amplitude se maintienne 
à sa valeur de régime, à supposer bien entendu que la suppression de 
ces frottements ne change pas la période. Mais nous savons que les 
frottements interviennent sur la période d'une manière négligeable. 

Nous avons démontré que, toutes choses égales d'ailleurs, le choc 
produit sur la période un effet » proportionnel à l'élongation 0 pour 
laquelle il a lieu ; de sorte que son effet devient négligeable s'il a lieu 
tout près du passage par la position d'équilibre. Tout près signifie que 
lé rapport 0 : 0 o de l'élongation 0 à l'amplitude 6 0 est petit. 

De tous temps les horlogers se sont efforcés de réaliser cette 
condition. 

2° — Pour l'étude du choc et de la manière dont il se produit, je 
renvoie le lecteur au volume intitulé Dynamique générale. Il y trouvera 
h quelle condition la roue d'échappement donne une impulsion unique. 
On dit que la roue mène le balancier, si les chocs successifs sont assez 
voisins pour qu'il semble que les deux pièces ne décollent pas. A la 
vérité les chocs, toujours multiples, sont d'autant plus rapprochés dans 
le temps et dans l'espace, que la force motrice de la roue d'échappe- 
ment est plus grande, et que son moment d'inertie est moindre (en 
comparaison du moment d'inertie du balancier). 

3 } — L'effet de l'échappement, dépendant du rapport 6 : 0 o , augmente 
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quand ô 0 diminue, c'est-à-dire quand les frottements croissent, quand 
les huiles s'épaississent. 

Les horlogers disposent ordinairement l'échappement à détente (§ 27) 
de manière que le choc se produise avant le passage du balancier par 
sa position d'équilibre. D'où une avance aux petits arcs. Effectivement, 
et c'est une intéressante confirmation de la théorie, les chronomètres 
dont l'échappement est à détente, avancent lorsque les huiles s'épais- 
sissent.. Appelons marche du chronomètre le nombre de secondes dont 
il avance en 24 heures. Soit t le temps en jour compté depuis le chan- 
gement des huiles. Pour un chronomètre à détente, la marche est : 

m = m 0 -h at ; 

a est un coefficient positif. ' 

Cette formule linéaire suppose que la transformation des huiles se 
fait proportionnellement à la durée de leur exposition à l'air. 
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MÉCANISMES DIVERS 

Je réunis dans ce chapitre des mécanismes intéressants à quelque 
litre. Quelques-uns sont d'usage restreint; cependant leur description 
est conforme au but de cet ouvrage : faire Véducalion mécanique du 
lecteur et non pas son apprentissage horloger. 

30. Échappement à manivelle. 

1° — Le lecteur serait justement étonné de ne pas voir utiliser dans 
les échappements l'organe qui se rencontre partout où un mouvement 
circulaire doit être transformé en un mouvement alternatif : la mani- 
velle. 

La figure 43 représente un échappement à manivelle et à repos pour 
horloges. La roue d'échappement est remplacée par un disque D d'axe 
A portant une simple goupille G (rouleau en pierre dure). 

11 tend à tourner dans le sens de la flèche. 

La pièce oscillante pivote autour de l'axe O. 

Elle porte une plaque entaillée comme le représente la figure. 

i et i' sont les plans d'impulsion, r et r' sont les plans de repôs; plus 
exactement ce sont des cylindres d'axe O. 

La figure 44 montre le fonctionnement très simple de l'appareil. 

Dans la position que représente la figure 43, le pendule va vers la 
droite, poussé par la goupille qui agit sur le plan i. Pour une certaine 
élongation, la goupille quitte le plan i et en raison de son épaisseur, 
tombe sur le repos r' . 

Le pendule fait son arc supplémentaire vers la droite. 

Il revient. Pour une certaine élongation, la goupille passe sur le 
plan ï \ elle pousse maintenant le pendule vers la gauche. 

Et ainsi de suite. 

2° — L'intérêt de ce mécanisme réside dans sa transformation 
théorique aisée en échappements de propriétés diverses. 

Supposons d'abord la goupille sans épaisseur. Pour rester dans le 
réel, maintenons-lui son épaisseur, mais écartons le plan i vers la 
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droite, le plan ï \e& la gauche. Au lieu de tomber sur le repos 
(6g. 44, 2), la goupille 
passera immédiatement 
sur le plan t : l'oscillation 
du pendule sera d'ampli- 
tude parfaitement déter- 
minée; tout se passera 
comme si la plaque ter- 
minale du pendule était 
entaillée d'une rainure 
dans laquelle glisserait la 
goupille. 

Maintenons les plans i et 
ï dans le prolongement 
l'un de l'autre. Inclinons 
les plans r et r f suivant 
les directions marquées 
recul sur la figure 43. Il 
est clair que l'échappe- 
ment devient à recul. Plus 
exactement les traits r et 
r' sont des circonférences 
de centre O; les traits 
recul sont, par exemple, 
des circonférences dont 
on placerait les centres à 
gauche et à droite de O. 

Inclinons les plans r et 
r* en sens inverge. Nous 
créons un tirage. 

Effectivement on construit sur ce modèle des échappements libres à 
ancre. On ajoute deux butoirs pour limiter la course de la pièce oscil- 
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Fig. 44. 



lante. La goupille G appuyant sur l'incliné r 1 (fig. 44, 2), maintient la 
pièce oscillante contre le butoir de droite. Pour que la pièce revienne 
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gauche, une certaine force vers la gauche sera d'abord nécessaire pour 

la dégager; après quoi, la gou- 
pille, passant sur le plan i\ pous- 
sera la pièce vers la gauche. Et 
ainsi de suite. 

J'engage le lecteur à construire 
cet échappement, en lui donnant 
successivement les caractéristi- 
ques ci-dessus étudiées. 

31. Autre échappement à 
manivelle. 

La figure 45 représente un 
autre échappement à manivelle. 

La roue E, la dernière du 
rouage, porte trois goupilles a, 
6, c, qui agissent sùccessivement 
sur les plans mn et m'ri. 

A l'instant choisi, b va échap- 
per, c tombe sur le plan m' ri: 
L'ancre A va vers la gauche. En 
vertu de sa vitesse acquise, elle 
continue d'abord son mouvement 
Fig. 45, vers la gauche (reçu/), puis revient 

vers la droite. 

C'est alors au tour de c d'échapper et de a de tomber sur le plab mn. 




Échappements à force constante. 

32. Échappement à force constante Vérité? 

P j e j e décris par ce qu'il est représenté partout, mais de manière 
que son fonctionnement soit peu compréhensible. 

Ma figure 46 est schématique; mais en exagérant les déplacements, 
elle permet de se rendre compte du principe de ces appareils. 

Le disque E, monté excentriquement est le dernier mobile du rouage. 
Il porte une lamelle AB qui bute sur un arrêt G, lorsque la pièce oscil- 
lante d'axe O est dans l'azimut représenté; le lecteur supprimera la 
partie haute de la lamelle BB. Une seconde lamelle AB' et un arrêt G' 
(non représentés) produisent les mêmes effets quand MM' est dans 
l'azimut symétrique par rapport à l'horizontale HH. 

Le rouage est donc arrêté pour ces deux azimuts de la pièce O ; pour 
tous les autres, il est libre de tourner. Les azimuts d'arrêts corres- 
pondent aux repos respectifs des extrémités du levier MM', sur les dents 
N, N', de deux pièces mobiles autour des axes 1, I'. 
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On voit en e, e\ </, d\ quatre sphères suspendues par des fils de soie. 
Nous appellerons e, e\ sphères d'entretien, d, d\ sphères de dégagement. 

Il s'agit d'obtenir que la boule e d'entretien appuie sur la plate- 
forme J liée au pendyle, principalement pendant les parcours du pen- 
dule de droite à gauche; que la boule e' appuie sur la plate-forme J' 
principalement pendant les parcours de gauche à droite. Il faut donc 
obtenir que le levier MM' soi t dans l'azimut représenté pendant la quasi- 




Fig. 46. 



totalité du parcours de droite à gauche; qu'il soit dans l'azimut symé- 
trique pendant la quasi-totalité du parcours de gauche à droite. 

Le changement d'azimut de MM', par conséquent la rotation de 
l'excentrique d'un demi-tour, doit avoir lieu au voisinage des élon- 
gations maxima. 

2° — L'instant représenté est à la fin du parcours de droite à gauche 
(sens de la flèche F). La boule e a déjà quitté la plate-forme J. 

Au moment où la boule d devient libre, elle l'emporte sur le poids S; 
elle abaisse l'extrémité R du levier RS; la dentN va vers la droite. A cet 
instant e' porte déjà sur la plate-forme J'. Le levier M'M plus chargé à 
droite fait une petite rotation dans le sens f, rotation que permet le jeu 
de la fourche. La lame BB est dégagée, l'excentrique fait un demi-tour; 
le poids e est remonté, le fil supportant le poids e' est relâché; enfin 
l'extrémité M' du levier vient reposer sur la dent N'. 
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Le pendule atteint l'extrémité de son élongation à gauche, puis 
revient, poussé par le poids e' que son fil ne soutient plus. 

* Quand le pendule atteint presque l'extrémité de son parcours de 
gauche à droite, c'est au tour de e r , puis de d' de quitter la plate-forme J'. 
La pièce R'S' tourne, le levier M'M est dégagé. Gomme le poids e repose 
alors sur la plate-forme J, le poids e entraîne le levier MM' dans le 
sens inverse de la flèche; d'où une petite rotation qui dégage de son 
arrêt G' la lamelle AB' (non représentés). 

L'excentrique fait un demi-tour. Et ainsi de suite. 

Le déplacement de MM' se fait donc en deux temps : au voisinage de 
l'instant représenté, une petite rotation dans le sens f juste suffisante 
pour dégager la lame AB de* son arrêt G est suivie d'une grande 
rotation en sens inverse. A l'autre extrémité de l'oscillation, la petite 
rotation en sens inverse de f est suivie d'une grande rotation dans le 
sens /*, grâce à l'action symétrique de la lamelle AB'. 

3» — Ce mécanisme soustrait le pendule aux irrégularités du rouage; 
l'énergie fournie à chaque demi-oscillation ne dépend que des angles 
pour lesquels les boules e, e' reposent sur les plates-formes. Il est facile 
de voir que les boules d et d' qui reposent presque constamment sur 
les plates-formes, doivenl être relevées par le pendule d'une hauteur 
égale à leur chute : elles n'interviennent pas dans l'entretien. 

Les échappements que nous allons décrire, sont basés sur le même 
principe. Comme le système Vérité, ils servent pour les horloges 
monumentales; on les applique également aux horloges astronomiques 
de haute précision. 

33. Échappement Garnier (à détente et à coup perdu). 

La figure 47 le représente schématiquement. 

On le comparera utilement à l'échappemenl de. Bréguet pour chro- 
nomètres (§ 28). 11 est à coup perdu. 

Quand l'ancre va vers la droite, la détente se soulève en passant sur 
le levier d'accrochage abc. Quand elle revient vers la gauche, la détente 
pousse le levier d'accrochage et décroche le pulseur. Celui-ci tourne 
sous l'action du contrepoids M; la goupille g pousse sur l'incliné / de 
l'ancre ; d'où l'impulsion constante. 

Il s'agit de ramener les choses en l'état initial. 

La goupille k pousse le levier mnp, dégage le volant r qui bute sur 
l'arrêt n. 

La roue C fait un demi-tour, la roue D en fait un sixième. 
Une de ses goupilles pousse le bras /, raccroche le pulseur et 
échappe. 

La période est accomplie. 

34. Échappements Reid, Cole, Fénon. 

1° — Dans la figure 48, que le lecteur fasse d abord abstraction de la 
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roue d'échappement R. Le pendule porte un arc sur lequel sont plantées 
deux goupilles G, G'. Deux petits pendules pq, p'q\ oscillent libre- 
ment autour des axes <jr, q'. 

Le pendule P va dans le sens de la flèche F; la goupille G attrape le 




Fig. 47. 



pendule pq, l'entraîne et le laisse revenir quand elle revient elle-même. 
Posons que pq abandonne P juste dans l'azimut où P l'avait pris : aux 
frottements près, le travail dépensé par P est nul. Le pendule qp a été 
pris dans la verticale, il est abandonné par hypothèse dans la verticale; 
il accomplit donc une demi-oscillation en contact avec le pendule P. 
Le lecteur remarquera que, suivant la position de la goupille G sur 
l'arc GG' et l'amplitude de l'oscillation de P, à cette demi-oscillation 
pour le pendule qp peut correspondre pour le pendule P une rotation 
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variable entre une très petite fraction de l'oscillation et une oscillation 
entière. 

Même phénomène pour la goupille G' et le pendule qp'. 
Il s'agit d obtenir que la goupille G attrape le pendule qp quand il 

est dans un azimut TJâ' = — G du 
pendule P, et l'abandonne dans un 
azimut Uâ=-\-B (fig. 49). Auquel cas 
le pendule P reçoit somme toute un 
excédent de travail qui correspond 
à l'excès 20 de la chute de pq sur sa 
remontée. 

2° — C'est ici qu'intervient la roue 
d'échappement. 

La figure 48 représente le pendule 
derrière la roue d'échappement : il 
est clair que ces deux pièces sont 
indépendantes l'une de l'autre. 

Sous l'action du rouage, la roue 
tend à tourner dans le sens f. Elle 
est représentée la dent 1 s'appuyarit 
sur le repos s fixé au pendule pq t et 
maintenant ce pendule dans un azi- 
mut tel que la goupille G ne l'at- 
teindra que pour une élongation 
Oa' = — 6 du pendule P. 

Le pendule p'q' s'appuie sur la gou- 
pille G'; il pousse actuellement le 
pendule P qui va dans le sens de la 
flèche F. 

Quand la goupille G rencontre pq, 
elle dégage la roue d'échappement. 
Celle-ci tourne de la moitié de 
l'intervalle angulaire de deux dents. 

La dent 3 repousse la pièce t's' fixée sur le pendule p'q' et vient 
reposer sur Varrél s'. 

Ainsi au moment où le pendule P atteint l'azimut — 6, il est aban- 
donné par le pendule pq\ qui cesse de s'appuyer dessus. La courbe DE 
représentative du couple moteur exercé par p'q\ s'arrête brusquement 
en E. Simultanément, P se charge du pendule pq, qui exerce sur lui un 
couple résistant représenté par la courbe a D' (en raison du frottement 
dû au dégagement, la courbe réelle est A'B'C'D'). 

Le pendule P continue sa marche dans le sens F, atteint l'extrémité 
de sou oscillation et revient. Le couple dû au pendule pq, de résistant 
devient moteur (courbe D E ). 

Quand P arrive dans l'azimut Oï = 6, les phénomènes inverses se 




Fig. 8. 
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produisent. Le pendule P se charge du pendule p'q' et dégage la roue 
d'échappement ; celle-ci débarrasse le pendule P du pendule qp qu'elle 
fait rétrograder de l'angle 26. 

Bref à chaque oscillation l'énergie fournie au pendule est représentée 
par Taire a'E'aE, que les frottements.diminuent des petites aires aABCa, 
a'A'B'CV. 

Cet échappement ne donne donc pas une impulsion absolument indé- 



Coupïe d entre ù en 




Fig. 49. 



pendante du couple moteur; elle diminue à mesure que ce couple croît. 
En effet si le travail qui correspond à la chute 20, n'en dépend pas, 
l'effort nécessaire pour dégager les pendules pq, p'q', en dépend; il 
croît à mesure que croît le couple moteur. Il est donc avantageux de 
diminuer celui-ci, de le laisser juste suffisant pour que la roue d'échap- 
pement remonte les petits pendules. 

3° — Cet échappement a pris des formes diverses. Les pendules 
pq, p'q', doivent avoir autant que possible leurs axes sur le prolon- 
gement de celui du pendule : on évite ainsi le frottement entre les 
petits pendules et les goupilles correspondantes. Les axes des petits 
pendules peuvent être remplacés par des ressorts. Je suppose à la roue 
d'échappement 5 dents seulement; mais c'est pour faciliter la repré- 
sentation; elle peut en avoir 30 comme d'habitude, ce qui simplifie le 
rouage. 
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La forme sur laquelle nous avons discuté, est connue sous le nom de 
Cole ; il est difficile d'imaginer un dispositif plus simple. 

Ces échappements ont été découverts par l'Anglais Reid et appliqués 
avec grand succès par l'horloger français Fénon. 

Le dispositif de Fénon (dont la roue d'échappement a 30 dents) 
diffère du précédent en ce qu'il est à ressort, au lieu d'être à pivot. 

Les leviers pq, p'q', sont montés sur des ressorts encastrés au niveau 
du ressort de suspension du pendule. Ils portent les inclinés si, s t\ et 
des goupilles g>g'* C'est le pendule qui porte les petits plans qui agis- 
sant sur les goupilles, soulèvent alternativement les pendules pq, p'q' . 

Les pendules de Fénon sont célèbres en France. Les astronomes en 
parlent en faisant la bouche en cul de poule : il est vrai que la plupart 
ne savent que répondre quand on leur demande en quoi l'échappement 
de Fénon diffère d'un échappement à roue de rencontre : ce n'est pas 
leur rayon. 

35. Remarque sur les échappements à force constante. 

Je trouve dans l'ouvrage de Moinet (t. II, page 469) sous la signa- 
ture de Kessels des remarques (approuvées par Moinet) qui flie 
paraissent complètement absurdes. 

Je ne préjuge pas la valeur des échappements à force constante, bien 
que l'exemple de Fénon soit là pour montrer qu'ils peuvent donner des 
résultats excellents. Je signale seulement une faute grossière de raison- 
nement. Voici le texte abrégé de Kessels (très habile horloger, parait-il). 

« Reid avait une pendule qui suivait de très près le temps moyen; 
l'arc total était voisin de 4°. L'échappement ayant été mis hors d'action, 
le pendule resté en place ayant la même longueur, on lui fit décrire un 
arc de 5° qui se réduisait a moins de 4° pendant l'observation. On 
constatait un retard d une seconde en 8 minutes; soit un retard de 
3 minutes par jour. Donc l'échappement produisait une accélération de 
plusieurs minutes par jour. Je demande aux plus passionnés pour la 
force constante quelle confiance peut inspirer un échappement dont le 
pendule est ainsi le jouet? » 

Kessels confond deux choses : la variation de marche due à l'échap- 
pement, la régularité de celle variation. Son raisonnement est aussi 
absurde que s'il perdait confiance en un pendule parce que sa période 
change quand on modifie son poids. 

Il est de toute évidence que les échappements précédents (et aussi les 
suivants) modifient la période. Mais qu'est-ce que cela peut bien nous 
fairer si cette modification est constante? La suspension à ressort modifie 
la période : en est-elle plus mauvaise pour cela? L'étonnement de 
Kessels est d'autant plus singulier que depuis fort longtemps on connaît 
les effets des pendules auxiliaires accélérateurs (tome I, § 50). Or les 
échappements à force constante ne sont que de tels pendules, mais 
dont on modifie convenablement l'arc d'emploi. 
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36. Autre échappement à force constante. 

Si Ton accepte un mobile de plus dans le rouage, on réduit à trois 
les dents de la roue d'échappement. La force nécessaire pour le déga- 
gement est alors très faible; le dégagement se fait sans bruit. 

La figure 50 représente un dispositif possible. 




Fig. 50. 



La roue d'échappement est dédoublée en une roue des cames C et une 
roue des arrêts R. Elles sont dans des plans différents, mais montées 
sur le môme axe. Le rouage tend à les faire tourner dans le sens f. 

Actuellement le pendule p'q' est appuyé par son doigt u' sur la came 1 ; 
l'arrêt 1 repose sur le plan s' solidaire de p'q'. 

Le pendule pq est appuyé sur la goupille G du pendule principal P 
qui se meut dans le sens F. 

La goupille G' bute sur le pendule p'q'. L'arrêt 1 échappe; la came 2 
rencontre le doigt u et remonte le pendule pq, jusqu'à ce que l'arrêt 2 
vienne reposer sur le plan s solidaire de pq. 
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Le système est prêt pour quand le pendule P, retournant de droite 
à gauche, viendra dégager l'arrêt 2. 
Et ainsi de suite. 

La force nécessaire au dégagement est réduite à presque rien. 

Corrélativement la marche est indépendante du poids moteur dans 
des limites considérables. 

Cet échappement réduit la précision nécessaire à la construction ; le 
seul organe délicat est la roue des cames dont les trois dents doivent 
être bien égales. 

Évidemment un tel dispositif est seul capable de rendre identiques 
les diverses oscillations ét d'obtenir autre chose qu'une précision 
moyenne (voir § 63). A qui fera-t-on croire qu'il soit possible d'obtenir 
une roue d'échappement de 30 dents ou de 30 goupilles, disposées 
symétriquement sur un cercle parfait? On peut rectifier 3 dents relati- 
vement grosses; on n'en rectifie pas 30. 

Dans l'échappement que je viens de décrire, le lien entre la force 
motrice et le pendule est réduit au minimum. 



37. Echappement dissymétrique. 

Dans ces derniers temps on a imaginé des échappements dissy- 
métriques curieux, mais qu'on a tort de classer dans les échappe- 
ments à force constante. La 
M ) > figure 51 représente le plus 
simple. 

L'ancre poussée par la 
masse M, appuie par la gou- 
pille G sur le pendule (non 
représenté); sa course est 
limitée dans un sens par la 
goupille A. 

Supprimons l'échappe- 
ment : le pendule soulève 
l'ancre d'un certain angle et 
au retour est poussé par 
l'ancre suivant le même 
angle. Aux frottements près, 
l'énergie totale qu'il reçoit 
est nulle; en raison des frottements, il perd de l'énergie. 

11 faut donc s'arranger de manière que l'échappement aide à la 
remontée de l'ancre. L'ancre ne porte à gauche qu'un repos ab\ à 
droite il porte le repos cd et l'incliné de. Les pointes de la roue d'échap- 
pement décrivent le cercle en pointillé. 

A l'instant représenté une dent vient d'échapper à gauche, une dent 
repose sur cd. Le pendule qui est à gauche et par suite a abandonné 
l'ancre, revient vers la droite, retrouve l'ancre, la pousse vers la droite. 




Fig. 51. 
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La dent qui repose sur ce?, atteint l'incliné el aide alors le pendule à 
remonter la masse M. 

Par un certain azimut du pendule, la dent échappç. Une dent à 
gauche tombe sur le repos ab. 

Le pendule atteint son élongation maxima droite, puis revient. Un 
peu avant qu'il n'abandonne l'ancre, la dent en prise à gauche échappe. 
La roue d'échappement tourne : une dent tombe sur le repos cd. L'appa- 
reil reprend sa disposition initiale. 

Et ainsi de suite. 

L'échappement n'est pas à force constante puisque l'aide que reçoit le 
pendule dans la remontée de la masse M, dépend de la pression que la 
roue d'échappement exerce sur l'incliné. 



Échappements à entretien par ressort. 




Fig. 52. 



Ancre 



38. Echappements Riefler, Strasser. 

î° — Riefler fixe l'ancre au système de suspension du pendule 
(fig. 52). Les ressorts de suspension sont goupillés dans une pièce P 
qui tourne autour des arêtes 
des couteaux C reposant 
sur des plans d'agate A 

Strasser fait agir la four- 
chette sur une tige ab reliée 
au pendule par deux res- 
sorts r distincts des ressorts 
R de suspension (fig. 53). 
Les ressorts r traversent 
librement la potence sur 
laquelle repose la tige trans- 
versale de suspension A. 

Pour obtenir une certaine 
torsion des ressorts R dans 
le premier cas, r dans le 
second, torsion qui se main- 
tienne assez longtemps, un échappement spécial est nécessaire. 

Fixons la nature du problème par une expérience facile. 

La figure 54 représente en projections verticale et horizontale un 
pendule qu'il s'agit de lancer et d'entretenir en fléchissant le ressort r. 

Prenons le pendule à l'un des bouts de son oscillation (en 1) : la lentille 
se déplace vers la droite. En 2 fléchissons brusquement le ressort, avec 
le doigt D que nous maintenons ensuite immobile. La flexion du ressort 
crée une force qui augmente la vitesse du pendule. Le ressort se redresse 
peu à peu; à partir de la position 3 jusqu'à la position extrême l,^irne 
joue plus aucun rôle. 
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Pendant le retour, nous fléchissons le ressort quand il est en 6. Le 
doigt restant immobile, le ressort se redresse et sort de prise dans la 
position 7 de la lentille, après avoir lancé le pendule vers la gauche. 

Il est clair que le lancement est d'autant plus intense que nous 
fléchissons davantage le ressort, mais surtout que nous le maintenons 
fléchi le long d'un parcours plus grand. 




Fig. 53. 

2° — Pour obtenir ce résultat, on modifie l'échappement de manière 
qu'il offre un repos après l'incliné. 

La figure 55 représente la partie gauche d'un échappement à repos 
de Graham modifié. Pour cela une palette ab est appliquée contre le 
bec de l'ancre. 

Prenons le phénomène au moment où la dent 1 tombe sur le repos cd. 
Pour simplifier, négligeons les frottements. L'ancre est donc libre, les 
ressorts d'entretien nè sont pas fléchis. 

Le pendule décrit lare supplémentaire; à supposer les frottements 
nuls, il est accompagné par l'ancre; puis le pendule revient. L'ancre 
tourne alors dans le sens de la flèche F. La pointe de la dent 1 atteint 
l'incliné 6c?, puis glisse dessus, en fléchissant les ressorts (Tenlrelien. Elle 
s'arrête sur la palette 6 puisqu'en raison du fléchissement des ressorts, 
l'incliné est poussé contre la pointe de la dent. Jusqu'au moment où, 
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en raison de la rotation du pendule, les ressorls se sont redressés (et 
même légèrement fléchis en sens inverse, si nous tenons compte du 
frottement). Obéissant aux ressorts l'ancre reprend son mouvement 
dans le sens de la flèche; la dent échappe. 

Les phénomènes se reproduisent sur l'autre bec de l'ancre. 

Ainsi par demi-oscillation du pendule, la roue d'échappement pré- 




Fig. 54. 



sente deux repos, un avant, un après le glissement de la dent sur 
Tincliné. 

L'ancre n'est plus rigidement liée au pendule; elle se repose un 
instant après le glissement de la dent sur Tincliné, maintenant les 
ressorts bandés. A la vérité en raison des frottements, elle se repose 
également un instant au voisinage des élongalions maxima (comme 
nous le montrerons plus loin). 

Supprimons l'échappement et négligeons les frottements : l'ancre et 
le pendule oscillent sans décalage; les ressorts ne sont jamais bandés. 
L'échappement est destiné à donner à l'ancre, par rapport au pendule, 
un décalage périodiquement variable et tel que les ressorts r de la 
figure 53 soient bandés deux fois par période et dans les sens S qu'exige 
l'entretien. Comme toujours le dégagement de la roue d'échappement 
nécessite une perte d'énergie pour le pendule (les ressorts r sont un 

h, 6 
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instant fléchis dans les sens opposés à S) ; mais cette perte est com- 
pensée et fort au delà, par la flexion consécutive dans les sens S 
qu'impose la roue d'échappement. 

J'ai profité de l'occasion de représenter à nouveau l'ancre de Graham, 
pour montrer le mode de réglage de l'angle des bras au moyen d'un 
système de vis à pas différents {pas différentiels). 




Fig. 55. 



3° — Je suppose dans ce qui précède que l'ancre possède un repos ; la 
dent tombe sur l'arc cd de centre O. Généralement on supprime ce 
repos en s'arrangcant de manière que la chute ait lieu directement sur 
Tincliné. 

C'est ce qui arrive nécessairement avec l'échappement suivant 
à chevilles disposées sur l'ancre, inclinés et arrêts disposés sur la 
roue. 

L'ancre porte de courtes palettes ou des demi-chevilles; la roue porte 
des dents de la forme représentée (en réalité elle est dédoublée en deux 
roues ; les arrêts sont sur Tune, les inclinés sur l'autre). 

Le fonctionnement est identiquement le même. 
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39. Loi des couples. 

i° — Représentons les couples exercés par les ressorts d'entretien en 
fonction des déplacements du pendule (portés en abscisses). 




Fig. 56. 

Je suppose qu'il existe un repos avant l'incliné bien qu'en réalité on 




Fig. 57. 

le supprime; la figure 57 est en ce sens plus générale qu'il n'est à la 
rigueur nécessaire. 
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Partons du point A : l'ancre vient de se déplacer brusquement sous 
l'influence de la dent agissant sur l'incliné. Le couple qui pousse le 
pendule dans le sens de son déplacement actuel est représenté par aA. 

Le pendule tournant, la flexion du ressort diminue; le couple décroît 
suivant AB, s'annule v en B; enfin le ressort fléchit en sens inverse, 
préparant le dégagement. Quand il atteint la valeur cC, le dégagement 
a lieu. Pendant le parcours AC l'ancre est immobile. 



Azimuts 
âuj>en<?a2à 




Fig. 58. 



Après le dégagement et la chute, la dent frotte sur le repos de l'autre 
bec de l'ancre. Admettons que tous les frottements correspondent 
toujours au couple de grandeur cC : la flexion du ressort conserve la 
valeur constante cC; la courbe représentative est CD. 

Après avoir parcouru l'arc supplémentaire, le pendule revient : la 
flexion du ressort change de sens; la courbe représentative du couple 
est DG. Pendant le parcours DG, l'ancre est immobile. 

Puis l'ancre se déplace (le couple restant invariable, parcours GE), rap- 
prochant son incliné de la pointe de la dent. Brusquement suivant EA', 
la dent glisse sur l'incliné, l'ancre tourne fléchissant le ressort en sens 
inverse. Le couple devient a' A'; une demi-période est accomplie. 

Et ainsi de suite. 

Puisque le long des parcours AB, A'B', DG, D G', l'ancre est immo- 
bile et le pendule mobile, l'inclinaison des parcours est la même. Autre- 
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ment dit, pour chaque degré de rotation du pendule, la variation de la 
flexion du ressort, par suite la variation du couple sont les mêmes. 
L'énergie fournie au pendule est représentée par la différence : 

aire ABCa'A'B'C'aA — (aire a'DGEa 4- aire a D'G'E'a). 

2° — Si nous supprimons les repos avant l'incliné, la figure 57 se 
simplifie. 

Puisque l'ancre est immobile, sauf juste pendant le dégagement (que 
je suppose toujours instantané), tous les parcours ont môme inclinaison. 
Les parcours A'D, DA', superposés, correspondent à Tare que le pendule 
décrit après le dégagement; de même les parcours AD', D'A (fig. 58). 

40. Application à un chronomètre à balancier libre. 

Reprenons la figure 56 que nous supposons dans un plan horizontal; 
elle est complétée par la figure 59. L'axe de l'ancre est vertical; son 




extrémité supérieure pivote dans le nez P d'un pont. Dans son prolon- 
gement se trouve Taxe du balancier que la figure montre en BB. 

Le ressort spiral cylindrique est fixé en haut à la virole V, en bas au 
piton P monté sur l'ancre. 

La particularité du système Riefler est que l'extrémité inférieure du 
ressort n'est plus fixe. L'entretien du mouvement du balancier est 
obtenu par un petit excès de torsion du spiral donné par l'échappement 
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quand le balancier atteint ses élongations maxima. Nous réalisons donc 
exactement l'expérience du paragraphe 162 du tome 1. 

Au moment où le balancier arrive au voisinage de son élongalion 
maxima, le ressort spiral est bandé quasi au maximum. D'où le déga- 
gement de la cheville c, ce qui correspond à une petite diminution du 
couple produit par le spiral. Mais sitôt le dégagement effectué, l'incliné V 
entre en prise avec la cheville c' : l'ancre est repoussée dans le sens 
inverse et d'une quantité supérieure à la rotation qui vient de se pro- 
duire. C'est sous l'influence du couple légèrement accru que le balan- 
cier repart en sens inverse. Pour éviter les chocs, la roue d'échappement 
engrène avec un pignon qui porte une petite plaque de laiton faisant 
volant. Le ressort spiral reçoit sans secousse l'excès de tension. 

Pour éviter le dégagement intempestif, on peut donner aux dents un 
profil tel qu'il y ait un peu de tirage (angle t de la figure 56), c'est- 
à-dire que le ressort 
moteur produise un 
couple qui gêne 
l'échappement et se 
superpose au couple 
qui naît du frottement. 

41. Échappement 
de Granger. 

C'est l'échappement 
précédent où les repos 
se font non plus sur 
les dents, mais sur des 
pièces spéciales. 

La figure 60 donne 
une représentation 
schématique. La roue 
R est solidaire de la 
roue d'échappement 
E. 

Elle engrène avec le 
pignon p dont le rayon 
est tel qu'il fasse un 
tour quand la roue E 
tourne d'une dent. 
Actuellement l'ancre 
Fig. 60. est maintenue dans 

son azimut extrême à 

droite parla pointe de la dent 6 servant de butoir au bout de l'incliné I. 

Le pignon p, par suite le système ER, sont arrêtés dans cette posi- 
tion par le bras ab qui bute sur la goupille G fixée sur l'ancre. 
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Dégageons le système par un petit déplacement dans le sens F. Le 
bras ab fait un demi-tour jusqu'à reposer sur G' ; la roue E avance d'une 
demi-dent; la dent 1, agissant sur l'incliné J', pousse l'ancre jusqu'à sa 
position extrême gauche. Ainsi après une petite rotation à droite (déga- 
gement), l'ancre fait une grande rotation à gauche. 

A la demi-période suivante, le dégagement a lieu par une petite rota- 
tion à gauche, que suit une grande rotation à droite. 

A l'ancre est fixé le ressort mn qui agit sur le pendule P dont il est 
rendu quasi solidaire par les pointes des vis V. 

Le pendule (représenté dans sa position d'équilibre) serait actuelle- 
ment au voisinage de son élongation maxima droite. Il fléchit donc le 
ressort en amenant le point 
7i vers le bas; il produit 
ainsi le dégagement par un 
petit mouvement de l'ancre 
vers la droite. L'ancre étant 
alors repoussée vers la gau- 
che par la roue d'échap- 
pement, fléchit le ressort 
de manière que le point n 
tende à aller vers le haut. 
Sous l'influence du couple 
ainsi produit, le pendule 
perd son reste de vitessé 
vers la droite et prend de 
la vitesse vers la gauche. 
Et ainsi de suite. 

42. Horloge à pendule 
de torsion. 

î° — Elle se compose 
d'un mince ruban d'acier 
d'un dixième de millimètre 
d'épaisseur environ, d'un 
demi-millimètre de largeur, 
de 20 cm. de longueur, 
soutenant un disque pesant 
de 400 à 500 grammes et 
servant d'oscillateur. On 
peut substituer un fil au 
ruban, mais la forme apla- 
tie produit un moindre couple pour une section droite d'aire donnée, 
par suite, /le résistance donnée (voir mon cours d'Élasticité). Fil ou 
ruban agissent du reste exactement de même. 

La durée d'oscillation est de Tordre de 15 secondes» 




Axe de l'ancre 



Fig. 61. 
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Sur la partie supérieure du fil est assujettie une fourchette dans 
laquelle pénètre la lige solidaire de l'ancre d'un échappement de Graham 
modifié (§ 38). 

L'avantage de ce dispositif est de diminuer considérablement les 
frottements, de sorte que l'énergie nécessaire à maintenir le système en 
mouvement est à peu près la même, pour chaque oscillation, que celle 
nécessaire aux horloges ordinaires d'appartement. 

Comme la durée de l'oscillation est ici environ 20 fois plus grande, 
la même énergie entretient le mouvement un temps 20 fois plus long. 

Le barillet moteur étant à peine augmenté, au lieu de marcher 
15 jours, l'horloge marche 450 jours sans remontage. 

Indépendamment des effets de la température sur lesquels je vais 



Coefficient ck vsr/ation ihermifue 
des moJu/cs dëJ&stîcitê. 




Fig. 02. 



revenir, on accuse le pendule dè torsion d'avoir un mauvais réglage, 
sous prétexte que la période est très grande. Je ne prends parti ni pour 
ni contre la pendule 400 jours. Mais une discussion a priori sur le 
réglage n'a de sens que si l'on compare, non pas les périodes, mais les 
énergies cinétiques maxima. Or pour une période de 15 secondes avec 
une amplitude de près d'un tour et un balancier de 500 grammes, 
l'énergie cinétique est considérable. 

On reproche au balancier que son axe de rotation n'est fixé qu'en un 
point : on peut en dire à peu près autant d'un pendule circulaire. On 
déclare que les perturbations extérieures (trépidations, heurts,...) se 
font terriblement sentir : mais une pendule n'est pas destinée à recevoir 
des coups de pied. La pendule 400 jours a peut-être tous les défauts 
imaginables; toujours est-il qu'on ne peut les connaître que par une 
étude plus poussée que celle des Revues chronomé triques. 
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2° — L'inconvénient de ce système est la diminution très grande du 
module de torsion quand la température croît. Avec un fil d'acier ou 
de bronze, le retard atteint 17 secondes par jour et par degré d'échauf- 
fement. Admettons que dans un appartement la température varie de 6° 
en moyenne quand on passe de l'hiver à l'été ; cela fait une variation de 
102 secondes par jour, de 714 secondes = 12 minutes environ par 
semaine. 

On n'était donc plus forcé de remonter sa pendule, mais il fallait 
fréquemment la remettre à l'heure. 

Pour pallier ce défaut, on utilisa d'abord des masses oscillantes 
renfermant un compensateur tel que celui du paragraphe 141 du tome I. 
Mais le prix de l'instrument s'en trouvait considérablement accru. 




Fig. 63. 



Actuellement on a recours à des fils de ferronickel. L'expérience 
montre que le coefficient de variation thermique a des modules d'élasti- 
cité (module d'Young, module de torsion) est représenté, en fonction de 
la teneur en nickel, par une courbe dont l'allure est celle de la figure 62. 
Autrement dit, soit le ji le module de torsion à 0°; sa valeur à t° est : 

|x(l-ha/). 

Il existe donc deux alliages, de teneurs en nickel voisines de 25 el 45 
p. 100, pour lesquels a = 0. On choisira l'un d'eux. Mais comme ils sont 
difficiles à réaliser exactement, on obtient le môme résultat en associant 
bout à bout et en longueurs convenables, deux fils dont les teneurs 
correspondent à des a de signes contraires. La variation par jour et par 
degré d'échauffement est réduite à 4 secondes, ce qui esl plus que 
suffisant pour des pendules d'appartement. 

3° — La manière de régler la marche est intéressante. On modifie le 
moment d'inertie en déplaçant simultanément deux masses MM au 
moyen d'une vis V à filets inverses. A l'un de ses bouts la vis porte un 
carré qui entre -dans la cavité correspondante d'une clef. 

Les masses M glissent sur le disque D. 

Le mode d'entretien est identique à celui des appareils étudiés dans 
les paragraphes précédents. On peut utiliser l'un quelconque des échap- 
pements où le repos vient après l'incliné (Riefler, Slrasser, Granger). 
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43. Double pendule circulaire. 

Voici un mécanisme théoriquement identique à celui de l'horloge à 
pendule de torsion. Le fonctionnement doit cependant être plus précaire 
en raison de la petitesse angulaire des amplitudes. En tous cas le 




Fig. 64. 



mécanisme est intéressant comme appliquant d'une manière curieuse 
ce que renferme le paragraphe 162 du tome I. 

Le pendule est constitué par la tige p suspendue par les ressorts r, 
et la tige P suspendue par les ressorts R. 

La tige p porte à sa base un prisme triangulaire T sur les faces 
duquel agissent les goupilles de la roue d'échappement. 

A l'instant choisi, la goupille d a glissé sur l'incliné droit et repose 
sur l'extrémité droite de la lamelle L formant butoir. Le pendule P 
allant vers la gauche, entraîne le pendule p et dégage la roue d'échap- 
pement. Après une chute, la goupille c entre en prise avec l'incliné 
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gauehe du prisme, repousse le pendule p vers la droite, et s'arrête sur 
l'extrémité gauche de la lame L. 

Le pendule P dont l'extrémité supérieure est ainsi repoussée vers la 
droite, repart dans ce sens. 

Pour une certaine élongation, il tire à droite le pendule jo, dégage 
la goupille c. C'est au tour de la goupille 6 de tomber et, glissant sur 
l'incliné droit du prisme, de repousser le pendule p vers la gauche. 

Et ainsi de suite. 

44. Pendule balançoire. 

1°. — La pendule balançoire est un curieux appareil dont la théorie 
précise n'est pas d'une extrême facilité. 

Une figurine est suspendue à un ressort à boudin d'axe vertical, dont 

i 
i 
i 

i 

é 

i 




Fig. 65 



l'extrémité supérieure est fixe ; elle oscille verticalement sous l'influence 
de l'élasticité de torsion du fil (voir pour la théorie du ressort à boudin, 
mon cours d 1 Élasticité). Pour régler la période, on prend plus ou moins 
de spires du ressort, ou encore on modifie le poids de la figurine au 
moyen de petit plomb {cendrée). 

L'élévation de la température diminue beaucoup le module de torsion 
(§ 42); la pendule balançoire retarde donc beaucoup par le chaud. 

Peu importe; il ne s'agit pas d'un appareil de précision. 

2° — Pour entretenir l'oscillation, on utilise un échappen\ent libre à 
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ancre, généralement de la forme à chevilles usuelle dans les réveils 
américains (fig. 65). 

La fourchette porte à son extrémité un fil recourbé abc formant une 
fourche entre les bras de laquelle passe une des spires r du ressort à 
boudin. On la choisit assez voisine de l'extrémité fixe du ressort pour 
que l'amplitude de l'oscillation ne soit par trop grande. 

Pour fixer les directions j'ai représenté en coupe l'intersection du 
ressort à boudin par un plan passant par Taxe de ce ressort et par la 
fourche. Le réglage de la fourche par rapport à la spire s'obtient par 
un déplacement lent de l'extrémité supérieure du ressort à boudin. 

Comme il s'agit d'un appareil de vitrine, on ne cherche pas la pré- 
cision. Évidemment il serait préférable d'utiliser un échappement à 
repos après rincliné (§38 et suiv.), la théorie de l'appareil étant iden- 
tique à celle de l'horloge à pendule de torsion. 



45. Remontoirs d'égalité. 

1° — Du fait que dans les horloges le moteur est un p<Jïds, on 
est tenté de conclure la constance du couple qui à chaque instant agit 
sur la roue d'échappement, couple dont dépendent la constance de 
l'impulsion reçue par le pendule et la constance de l'amplitude de son 
oscillation. On oublie qu'entre la roue d'échappement et le cylindre sur 
lequel la corde est enroulée, existe une série de rouages plus ou moins 
imparfaits, et dont les frottements sbnt variables tant à cause de cette 
imperfection qu'en raison de la température qui change la consistance 
des huiles, et du temps qui les épaissit par oxydation. 

Il est donc préférable de faire agir un poids beaucoup plus petit sur 
un mobile plus voisin de la roue d'échappement, en supprimant tout ce 
qui est avant ce mobile. Mais on est alors forcé de remonter plus 
souvent. La démultiplication d'un mobile à l'autre étaht'de 7,5 ou de 8 
(§ 241 du tome I), la suppression de 2 mobiles exige un remontage 
journalier, ce qui est inadmissible. 

On a donc tourné la difficulté en dédoublant le rouage. Celui des 
rouages qui est mû par le poids lourd, est uniquement chargé de 
remonter l'autre. 

Il ne faut pas que le lecteur se laisse méduser par les horloges 
astronomiques de haute précision. Il existe par le monde bien moins 
d'observatoires que de monuments pourvus d'horloges. Ces horloges 
ont des aiguilles en plein air; le vent et la neige agissent dessus d'une 
manière infiniment variable. Les efforts à exercer pour faire mouvoir 
le système, changent à chaque instant. Or la force motrice est inva- 
riable. Si l'on ne s'arrange pas pour mettre le système régulateur à l'abri 
de ces variations, il fonctionne mal. 
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il ne s'agit donc pas là d'une question de pure théorie; les remon- 
toirs d'égalité sont très employés dans la grosse horlogerie qu'à la 
vérité nos illustres professeurs de Physique méprisent cordialement. 

2° — La question des remontoirs d'égalité a fait couler beaucoup 
d'encre. 

A la vérité ils ne présentent pas d'intérêt dans l'horlogerie ordinaire; 
ils compliquent le mécanisme, exagèrent la puissance néçessaire au 
fonctionnement, augmentent le prix, le tout sans accroître la précision. 
Mais leur emploi semble indiqué dans la grosse horlogerie : ils isolent 
le système régulateur et le mettent à l'abri des perturbations. C'est en 
définitive comme une horloge indépendante qui ne serait chargée que 
de déclencher les pièces d'une machine. 

Même dans la grosse horlogerie, l'avantage des remontoirs d'égalité 
est contesté. Les raisons invoquées me paraissent médiocres. 

Certes le vent agit sur les aiguilles. Les adversaires des remontoirs 
font alors remarquer que pendant une lieure, l'aiguille faisant un tour, 
le vent supposé de direction constante agit tantôt comme puissance, 
tantôt comme résistance : d'où compensation. De même si le vent varie 
fréquemment d'azimut. 

Dans bien des cas le cadran est à une grande distance du mécanisme; 
d'où la nécessité de longues tiges et d'articulations qui présentent des 
frottements variables. Les adversaires du remontoir déclarent alors 
qu'il suffit de rendre ces frottements constants. 

Tout cela est enfantin. Surtout avec les horloges monumentales 
actuelles (les aiguilles dépassent 10 mètres et en atteignent parfois 20), 
il est impossible de solidariser le système régulateur et le mécanisme 
général qui finit par ressembler à une transmission d'usine. Qu'on 
emploie une horloge uniquement chargée de déclencher la grosse 
machinerie, qu'on emploie un remontoir d'égalité, on applique exacte- 
ment le même principe : faire agir sur l'échappement et sur le pendule 
des forces invariables, faire agir sur la machinerie des forces qui, 
constantes ou variables, soient oujours supérieures aux efforts stric- 
temen t nécessai res . 

46. Remontoir Robin. 

Il a le mérite d'être très simple, mais l'inconvénient de faire conduire 
la minuterie par la roue d'échappement (fig. 66). 

Le rouage d'échappement se compose simplement de deux mobiles, 
la roue d'échappement et la roue R. Celle-ci porte une poulie p sur 
laquelle passe un cordonnet sans fin tendu par les poids inégaux P et />. 

Pour que le cordonnet ne, glisse pas, des pointes fines sont implantées 
normalement au cercle de gorge de la poulie p. 

Supposons d'abord immobile la poulie G. 

L'échappement fonçtionne sous l'action de la différence P — p des 
poids : le poids P descend, le poids p monte. 
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Quand P est descendu d'une certaine hauteur, il pousse le levier L 
et déclenche le volant du rouage moteur (mû par un poids ou un 

barillet, peu importe). La 
roue G tourne, entraînant 
le cordonnet; elle remonte 
le poids P, jusqu'à ce que 
le volant soit enclenché à 
nouveau. 

Lee poids P et p sont 
petits; les frottements des 
poulies M et m peuvent 
être considérés comme 
invariables. 

En définitive ce remon- 
toir supprime les varia- 
tions des frottements pour 
tous les engrenages qui 
précéderaient la roue R 
dans les rouages ordinai- 
res. Mais le poids moteur 
P — p doit conduire la mi- 
nuterie, c'est-à-dire dans 
les horloges monumenta- 
les une résistance essen- 
tiellement variable. Ce 
remontoir ne résout donc 
que très imparfaitement le 
problème posé. 

11 y a plus d'un siècle 
et demi que Ton construit 
des remontoirs d'égalité 
basés sur des principes 
analogues, en particulier 
pour obtenir des pendules 
à poids qui n'exigent pas plus de hauteur que les pendules à ressort. 
Le poids est remonté de temps en temps par un rouage animé par un 
ressort. 




Fig. 66. 



47. Remontoir À gravité. 

La figure 67 représente schématiquement en E et r, la roue d'échap- 
pement et son pignon. Sur le même axe est monté fou le levier AA 
chargé à son extrémité d'un poids B convenable. Il porte un axe sur 
lequel sont montés fous la roue R t et son pignon P r Celui-ci engrène 
avec une roue R qui a même axe géométrique que la roue E et que je 
suppose d'abord immobile. 
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Le poids B entraîne le levier vers le bas. Le pignon P t est forcé de 
tourner dans le sens <p puisqu'il engrène avec la roue R immobile. 
Comme il est solidaire de la roue R, qui engrène avec r, celle-ci tend 
à tourner dans le sens <p correspondant. D'où le mouvement de la roue 
d'échappement, sous l'influencé d'un couple quasi constant puisque B 
est voisin de l'horizontale. 

Il s'agit de remonter le poids B de temps en temps. 

Pour cela la roue R fait partie du rouage moteur dont on voit en M 



un pignon. En V est un volant dont une des deux ailes s'appuie en ce 
moment sur le nez n fixé au levier AA. 

Supposons que B descende entraînant le nez n. 

Le volant échappe : le rouage moteur tourne entraînant toutes les 
roues dans les sens conjugués /. 

C'est maintenant au tour de la roue R t , qui engrène avec r quasi fixe, 
de forcer le pignon P t à tourner, relevant le bras A A et le poids B. 

Et cela jusqu'à ce que le nez n arrête l'aile du volant. 

La remontée du poids se fait d'une manière quasi continue, le 
moindre déplacement du nez laissant échapper une aile du volant qui 
fait un demi-tour (l'autre aile est coupée pour limiter la figure). 

Ce remontoir présente le même défaut que le précédent : la roue 
d'échappement conduit la minuterie. Les adversaires du remontoir ont 
ici raison dans leurs critiques : c'est vraiment beaucoup de complica- 
tion et d'inconvénients (chocs, ébranlements, frottements sur Taxe 
de la roue d'échappement) pour éviter simplement les frottements 
variables des rouages ordinaires qui vont de l'axe sur lequel agit le 
poids à l'axe de la roue d'échappement. 
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48. Remontoir Grimthorpe-Denison. 

1° — Il est théoriquement parfait (lig. 68). 

La roue d'échappement E est directement mue par un mince ressort 
spiral r dont l'extrémité extérieure est fixée au piton ab. Celui-ci est 
porté par un .plateau ap fixé sur le pignon R t qui tourne fou sur un 

cylindre solidaire de la pla- 
tine AA. 

A chaque tour de la roue 
d'échappement, le ressort 
r se détend d'un tour. 
Pour que le couple qui 
agit sur l'échappement, 
reste moyennement con- 
stant, il faut donc que le 
pignon R t et le piton ab 
tournent du même nombre 
de tourp que la roue 
d'échappement, et dans le 
même sens. 

Pour cela la roue R soli- 
daire du pignon P sur 
lequel agit le rouage mo- 
teur, engrène dans les 
pignons égaux R t et R 2 . Le 
second est solidaire d'un 
axe qui porte le volant VV. 

L'axe icd de la roue 
d'échappement est prolon- 
gé à travers la platine et 
entaillé comme le montre 
la figure. Quand l'entaille 
d se présente devant le nez n, le volant échappe et fait un demi-tour 
au bout duquel le nez que porte l'autre extrémité de l'aile du volant, 
bute sur Taxe icd, au niveau de l'entaille c. Il échappe après un demi- 
tour de l'axe icd. 

Ainsi à chaque demi-tour de la roue d'échappement (toutes les 
30 secondes pour préciser), le pignon R a , par conséquent le pignon R,, 
font un demi-tour. Le ressort r reste donc toujours moyennement bandé 
de la môme manière; la période est de 30 secondes. En portant à quatre 
le nombre des ailes du volant, on réduit la période à 15 secondes. 

Le rouage fait donc toutes les 30 ou 15 secondes un certain mouve- 
ment d'ensemble. On conçoit qu'il actionne la minuterie et la sonnerie. 
Les aiguilles avancent par soubresauts comme toujours; la différence 
est qu'ici la période est de 30 ou de 15 secondes au lieu d'une. 

Cela n'a aucun inconvénient pour les horloges monumentales. 
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Pour éviter que le volant ne heurte trop brutalement l'axe de la roue 
d'échappement, les nez n sont portés par des ressorts. De plus le volant 
est quasiment arrêté, avant qu'il ne bute sur Taxe, par la friction d'un 
ressort (non représenté). 

Une horloge à remontoir d'égalité requiert un poids plus lourd 
qu'une horloge sans remontoir, parce que seule une petile fraction du 
travail utilisé pour faire tourner le volant V, est réellement employée à 
bander le ressort moteur r. Mais c'est sans importance, la force addi- 
tionnelle n'agissant pas sur le pendule; d'autre part le travail ainsi 
perdu est négligeable quand il s'agit d'une horloge monumentale dont 
les pièces à mouvoir sont énormes. 

Le système ci-dessus décrit se trouve dans l'horloge de Westminster 
dont les dimensions sont gigantesques. 

2° — Nous retrouverons ce mécanisme utilisé concurremment avec un 
remontage électrique (§ 109) pour des horloges ordinaires. On fait alors 
conduire la minuterie par l'axe icd. Ce n'est plus tant pour avoir l'égalité 
du couple que pour faciliter l'emploi de l'électricité qu'on utilise alors 
ce remontoir. 

Le couple ne reste pas absolument constant. Si la période est de 
30 secondes ou d'un demi-tour, si le ressort est armé de 10 tours, la 
variation est d'un vingtième. D'un bout à l'autre d'une quinzaine 
(période ordinaire de remontage), le couple dû au barillet d'une pendule 
d'appartement varie du tiers de sa valeur maxima. 

Mais la comparaison ainsi faite est injuste pour le système que nous 
étudions. Admettons en effet que l'amplitude de l'oscillation du pendule, 
par conséquent sa durée, aient le temps de varier sensiblement en 
30 secondes. Outre que ce sera de fort peu, vu le moment d'inertie 
considérable du pendule, cette variation est périodique et à courte 
période. Dans l'heure indiquée par l'horloge interviendra la durée 
moyenne d'une oscillation du pendule déterminée pour la période de 
30 secondes. 

En d'autres termes, si les oscillations du pendule ne sont pas toutes 
de même durée, en en prenant 30 consécutives, on obtient un résultat 
quasi constapt; et cela, quels que soient les frottements supplémen- 
taires que le froid ou le vent introduisent dans le mécanisme. 

11 est clair qu'une telle compensation est inadmissible pour une 
horloge astronomique dont toutes les secondes doivent être égales. 
D'autre part le raisonnement vaut pour une pendule, à la différence que 
la longue période est alors celle du remontage entier. La pendule réglée 
en moyenne avance au début de la période de remontage (ressort com- 
plètement armé, grandes amplitudes), retarde à la fin (ressort relative- 
ment désarmé, petites amplitudes), si toutefois nous admettons que 
l'échappement donne une avance aux grands arcs (voir § 10). 
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Appareils divers. 
49. Pendule mystérieuse. 

1° — Une aiguille tourne autour de l'axe 0. Elle est équilibrée par 
un contrepoids qui contient un rouage de montre. Le rôle de ce rouage 
est de faire qu'en une heure, une masse assez lourde de poids p fasse 




! Fig. 69. 

un tour avec une vitesse uniforme. On demande à quelle condition 
l'aiguille fait elle-même un tour avec une vitesse uniforme. 

Supprimons la masse p; soit alors G le centre de gravité du système, 
à la distance 0G = D, de Taxe de rotation. 

Soit CD = c/, la distance à Taxe de rotation du centre du cercle 
parcouru par la masse p \ son rayon est r. 

A midi la masse p est en A, l'aiguille est verticale (a = p = 0). 

Calculons la position du centre de gravité du système tout entier. 
Quand le poids a tourné de l'angle p et l'aiguille de l'angle a. On a : 

(P -+~P) X = (PD — pd) sina — P r si n ( a — P)> 
(P -+- p) y = (PD — pd) cosa -h pr cos(a — p). 

L'aiguille a tourné de l'angle a dans l'espace absolu, le poids p a 
tourné de l'angle 8 par rapport à la droite AOG liée au système. 
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Pour l'équilibre le centre de gravité du système entier doit être sur 
la verticale de l'axe de rotation : oc = 0. 
Je laisse au lecteur le soin de discuter le cas général. 

Posons : PD =pd\ 

il reste : 

/>rsin(a — p) — 0, <x = p. 

L'aiguille tourne avec la môme vitesse angulaire que le poids p qui 
reste toujours sur la verticale du point C. 
Le rayon r du cercle a disparu. 

2° — Pour réaliser le système d'une manière paradoxale, il faut que 
l'aiguille soit très légère (aluminium) et le poids p lourd (platine). 

On peut alors diminuer beaucoup le volume du rouage. 

Si on dérange l'aiguille, elle revient à sa position initiale. 

L'équilibre étant ainsi réalisé. Yy du centre de gravité est donné par 
la formule : 

P+p)y=P r - 

Sa position est invariable : le rouage n'a donc juste à fournir que le 
travail absorbé par les frottements. 
L'équilibre est d'autant plus stable que r est plus grand. 
En particulier nous pouvons faire : 

D = d = 0. 

L'axe de rotation c du mobile p coïncide avec l'axe O de l'aiguille. 

Dans les pendules mystérieuses la roue qui ordinairement fait son tour 
en une heure, est fixée à l'aiguille : par suite le mouvement tourne 
autour d'elle en une heure. L'équilibre est donc continuellement rompu 
par le poids du barillet, plus lourd que le reste du rouage et placé 
excentriquement . 

50. Autre pendule mystérieuse. 

1° — Voici d'abord une expérience facile à monter. 

Sur une escarpolette est placé un métronome dont la tige passe dans 
une fourche fixe et, pour cela, solidaire deJa poutre à laquelle sont 
attachées les ficelles. On lance l'appareil dans le plan du tableau : il 
oscille sous l'influence de l'échappement du métronome, avec une 
période qui est à peu près celle qu'on obtient quand le métronome ne 
fonctionne pas. 

Pour enregistrer le nombre des oscillations, on utilise le système 
représenté à droite. La masse M tourne autour de l'axe O, entre deux 
arrêts A et A'. Elle porte un doigt qui tourne autour de Taxe o et que 
le ressort r appuie sur une roue à rochet. A chaque oscillation de la 
masse M, la roue avance d'une dent, et actionne une minuterie équi- 
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librée. Il suffit de placer l'appareil sur un système quelconque oscillant 
pour enregistrer ses oscillations. L'inclinaison alternative du support 
force la masse M à buter successivement entre ses arrêts. 

2° — L'horloge telle qu'on la trouve dans le commerce, tourne 
autour d'un axe horizontal que porte la main d'une statuette. A sa 
partie supérieure est le cadran; à l'inférieure est une boule qui contient 
le mouvement d'horlogerie. La main porte une tige verticale cachée par 




Fig. 70. 



le pendule et qui sert de point d'appui au pendule remontant qu'actionne 
le mouvement d'horlogerie (fourche de l'appareil ci-dessus décrit). 

Le mécanisme est curieux par ce qu'il n'existe aucun lien entre le 
mouvement d'horlogerie et la minuterie. 

Le dessin suppose la minuterie placéfe sur un support relié par des 
montants rigides au support, du métronome. On remarquera que son 
fonctionnement est analogue à celui d'un podomètre. 

51. Lunette stroboscopique. 

1° — Voici une intéressante application des mouvements d'horlogerie 
qu'on trouve à bas prix dans le commerce. Si les physiciens et les 
professeurs de physique savaient tirer parti de ce qu'on leur vend 
2 fr. 65, la science française ne serait pas dans l'état piteux où nous la 
voyons l 

Avec M. Brillouin et l'aide d'un réveille-matin obtenons une lunette 
stroboscopique. 
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La fourche est généralement équilibrée par un contrepoids P qui 
dépasse la platine. Coupons la partie ombrée; remplaçons la par une 
mince lame d'aluminium A. Sans que la fourche cesse d'être équilibrée, 
nous obtenons un petit écran dépassant largement la platine et dans 
lequel nous perçons un trou T (diamètre de Tordre du millimètre). 
Fixons à la platine un écran parallèle également percé d'un trou T' : 
nous obtenons à chaque battement la découverte instantanée de ce 
trou. 

Plus simplement collons sur le contrepoids P un petit écran de 
papier A percé d'un trou. 

Généralement la période n'est pas celle que nous voulons. Le réveil 




Fig. 71. 

que j'ai sous les yeux, fait 90 oscillations par minute; il découvre 
donc le trou 3 fois par seconde. Si l'on veut que la période strobosco- 
pique soit d'une demi-seconde, on alourdit le balancier en soudant 
dessus des cercles de plomb, le plus symétriquemenl possible. 

2° — Reste à disposer le système stroboscopique dans une lunette, de 
manière que le champ ne soit pas diminué, et qu'il devienne clair ou 
obscur simultanément en tous ses points. 

On profite de ce qu'entre les deux verres du train redresseur d'une 
lunette terrestre, existe un anneau oculaire (image de l'objectif) : c'est 
si l'on veut l'image de la pupille par rapport aux trois derniers verres 
(second verre du train, verres de l'oculaire). 

Après avoir supprimé la minuterie et la partie réveil qui feraient du 
poids et de l'encombrement, on fixe la platine du réveille-matin sur le 
tube de la lunette (qu'on prend de petites dimensions), de manière que 
les écrans A et Ê soient normaux à l'axe de la lunette et au niveau de 
l'anneau oculaire intérieur; dans les lunettes terrestres se trouve pré- 
cisément là un diaphragme de limitation. 

On obtient ainsi un appareil portatif qui permet de voir les objets un 
instant, toutes les demi-secondes dans notre hypothèse : c'est une 
lunette stroboscopique avec laquelle on peut étudier les modifications 
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d'un phénomène dont la période est une demi-seconde. M. Brillouin s'en 
est servi pour contrôler la constance des oscillations du balancier d'un 
chronomètre de marine (§ 63). 

52. Echappement pour entretien d'une rotation continue. 

L'échappement libre à ancre fournit la solution d'un curieux pro- 
blème : entretenir un mouvement de rotation continu au moyen de chocs 
discontinus. 

Reprenons la figure 35. Abaissons le butoir A de droite : nous 
diminuons le repos de gauche. Par un abaissement convenable du 
butoir A de droite, nous pouvons supprimer ce repos. D'où le résultat 
suivant : par l'action de la roue d'échappement sur l'incliné CD', la 
droite de l'ancre est lancée vers le haut et vient heurter le butoir A 
de droite. En raison de la suppression du repos sur CB, elle n'est 
pas maintenue dans celle position par la poussée de la dent E contre 
le repos CB; la dent E agit immédiatement sur l'incliné CD et force 
l'ancre à faire la demi-oscillation suivante. L'ancre accomplit donc sans 
arrêt une oscillation entière. 

Passons à la ligure 37. Supprimons l'extrémité de la corne gauche 
de la fourchette liée à l'ancre que nous venons de modifier. Bien 
entendu, enlevons le spiral de manière que le balancier tourne 
librement. Supposons que le balancier (par suite la cheville) tourne 
dans le sens des aiguilles d'une montre. L'ancre est arrêtée dans la 
position symétrique de celle qui est représentée. La cheville entre donc 
librement dans la fourchette, dégage celle-ci en heurtant ce qui reste 
de la corne gauche, reçoit l'impulsion de la corne droite et continue 
son chemin. Elle n'est pas arrêtée par le retour de la corne gauche, 
puisque nous avons pris la précaution d'en supprimer l'extrémité. 
Après un tour la cheville retrouve les choses en l'état, puisque l'ancre 
est revenue d'elle-même dans la position initiale. 

Cette application paradoxale de l'échappement libre est intéressante 
comme créant systématiquement un renversement à chaque oscillation 
et l'utilisant pour produire l'impulsion toujours dans le même sens, ce 
qui est nécessaire pour entretenir une rotation continue. 
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MARCHE DES CHRONOMÈTRES 



Définition du temps. 



Je commence ce chapitre par quelques notions d'Astronomie néces- 
saires pour définir la marche des chronomètres et fixer les idées du 
lecteur sur la précision qu'il n'est pas impossible d'atteindre. 

53. Jour sidéral. Temps sidéral. 

1° — L'unité de temps réellement utilisée est le jour sidéral; c'est le 
seul étalon qui soit toujours à notre disposition. Le jour moyen est une 
unité de compte qui n'est pas réalisée dans la nature. 

Fixons invariablement une lunette de manière qu'une étoile bien 
reconnaissable passe dans son champ. Peu importe l'étoile, pourvu 
qu'elle soit voisine de Féquateur : l'expérience, alors précise, évite des 
difficultés théoriques sur lesquelles nous reviendrons. Peu importe 
l'azimut de la lunette : on ne lui demande que d'être invariable. 

On appelle ordinairement jour sidéral et l'on considère comme une 
constante absolue, l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux passages 
successifs de l'étoile sur l'un des fils réticulaires. Cet intervalle mesure 
la durée de la rotation terrestre. 

L'intervalle ainsi défini n'est pas absolument invariable, parce que 
l'astre ne nous apparaît* pas exactement dans la direction où il est 
réellement (aberration, réfraction), et parce que l'axe de rotation de la 
Terre, tout en restant à peu près absolument invariable par rapport à 
la Terre, ne conserve pas dans l'espace une direction rigoureusement 
constante (précession, nulalion). Mais au point de vue qui nous occupe 
et en raison de l'imperfection des horloges les plus précises, nous 
pouvons considérer l'intervalle entre deux passages successifs de la 
même étoile sur un des fils réticulaires de notre lunette comme une 
constante absolue. 

On appelle sidérale une horloge réglée sur le jour sidéral, c'est-à-dire 
battant 86 400 fois dans un jour sidéral. 
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2° — Pour suffisante que soit pratiquement la définition précédente, 
il est impossible de ne pas donner la définition exacte, en raison même 
des applications que nous allons en faire. 
Voici d'abord les définitions officielles (voir mon Astronomie). 
Le temps sidéral T en un lieu donné est l'angle horaire du point 
vernal en ce lieu. Le jour sidéral commence au passage supérieur du 
point vernal au méridien; sa durée est l'intervalle de temps qui sépare 
deux passages supérieurs consécutifs. 

Montrons en quoi cette nouvelle définition diffère de la première. 

Si le point vernal était une étoile 
toujours la même, les deux défini- 
tions coïncideraient. Mais le point 
vernal (direction de l'intersection 
de l'écliptique et de l'équateur) 
n'est pas une étoile : c'est un point 
du Ciel qui au cours des temps se 
déplace sur Vécliplique : le dépla- 
cement est de 50,26 secondes sexa- 
gésimales de degré par an dans 
le sens rétrograde. 

Du sens direct de rotation de la 
Terre résulte que le jour sidéral 
dans sa seconde définition est, 
pour les étoiles équatoriales, plus 
court que le jour sidéral dans la 
première définition. 
Montrons que la différence est pratiquement insensible. Elle est 
importante en théorie parce que le propre des inégalités non pério- 
diques est de s'accumuler à la longue; il devient alors impossible de les 
négliger. Mais la Chronométrie pratique est encore d'une précision 
telle que les horloges doivent être réglées tous les jours : elles ne 
peuvent déceler des différences aussi petites que celles dont il est 
question. - 

Si le point vernal se déplaçait de 50,26 secondes d'arc sur Véqualeur^ 
les ascensions droites des étoiles équatoriales augmenteraient annuel- 
lement de 3,35 secondes (elles sont mesurées en secondes de temps). 
Le déplacement s'effectuant sur l'écliptique et les ascensions droites 
étant comptées sur l'équateur, la variation des ascensions droites 
des étoiles équatoriales est moindre; elle est de l'ordre de 3 secondes 
par an, de Tordre par conséquent d'un centième de seconde de temps 
par jour. Nous verrons plus loin que c'est d'une telle quantité que 
diffèrent pratiquement les deux définitions du jour sidéral. En chrono- 
métrie elle est absolument négligeable, la régularité d'un dixième de 
seconde par jour étant l'extrême et quasi inatteignable limite de nos 
horloges et chronomètres les plus perfectionnés. 




Pliant vernal 



Fig. 72. 
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A la vérité les étoiles circumpolaires donneraient dans la première 
définition des jours sidéraux bien plus différents les uns des autres que 
l'indique ce calcul. Mais comme elles sont quasi immobiles, leur emploi 
chronométrique n'aurait qu'une précision grossière. 

Bref la définition ordinairement donnée du jour sidéral, théorique- 
ment incorrecte, est pratiquement plus que suffisante. 

54. Jour moyen. 

1° — Notre enseignement est si parfaitement stupide qu'assurément 
il n'y a pas en France un professeur de Physique sur cent qui sache 
d'où sort le jour moyen et la seconde de temps moyen. 

Cependant il en parle sans la moindre hésitation, imitant Jacquot 
gesticulant sur son perchoir. 

Pour le détail je renvoie à mon Cours d'Astronomie ; je me borne ici à 
rappeler les définitions. 

On appelle jour vrai l'intervalle de temps qui sépare deux passages 
consécutifs du Soleil au méridien, intervalle variable mesuré avec le 
seul étalon que nous possédions qui est le jour sidéral. 

On appelle jour moyen la moyenne d'un très grand nombre de jours 
vrais. 

Pour déterminer le jour moyen, on part donc des plus anciennes 
observations exactes (celles d'Hipparque) qui déterminent pour une 
certaine date, la position du soleil par rapport à une étoile arbitraire- 
ment choisie, et l'ascension droite de celle-ci. On connaît donc à cette 
date l'ascension droite du soleil (angle de son plan horaire avec le plan 
horaire qui passe par le point vernal)". 

Pour faire court supposons qu'au bout de N jours vrais (le compte 
en est facile puisque nous connaissons les anciens calendriers), le Soleil 
se trouve exactement placé de même par rapport au point vernal et 
au méridien d'un lieu. 

Le point vernal a fait alors exactement n révolutions complètes. 
Par définition du jour sidéral et du jour moyen, le rapport de la 
durée du jour moyen à celle du jour sidéral est n : N. 

Quand on pense à la collection d'âneries que contiennent sur ce 
sujet les cosmographies modernes, élémentaires ou autres, on reste 
confondu de la sottise de nos professeurs! Notez que la définition pré- 
cédente se trouve au long chez les anciens astronomes; Cassini calcule 
ainsi le jour moyen et donne exactement le nombre actuellement admis. 

On trouve que si le jour de temps moyen contient par définition 
86 400 secondes de temps moyen, le jour sidéral en contient seulement 
86164091; il est plus court de 235,909 secondes de temps moyen» 
Autrement dit il vaut 23 h 56 m 4,091 s de temps moyen. 



On a : 



jour de temps moyen 
jour sidéral 



= 1,002737909. 



(1) 
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Dans la définition du temps moyen n'intervient en aucune manière la 
notion d'année qu'on y introduit sottement. Quant aux trois Soleils 
classiques, ils sont d'une imbécillité absolue. 

Le jour moyen une fois déterminé, le Soleil peut disparaître de nos 
raisonnements. Il continue son petit traintrain régulièrement irrégulier; 
nous sommes certains de le retrouver en moyenne au même point relatif, 
en nous servant du jour moyen, en conséquence de la manière même 
dont nous avons déterminé ce jour. 

Pratiquement tout notre système de comptage du temps revient à 
dire que nous prenons une unité plus grande que le jour sidéral dans le 
rapport (1). 

2° — Origine du temps moyen. 

Elle est absolument arbitraire. La meilleure preuve de cet arbitraire 
est qu'au xvm c siècle on utilisait simultanément deux systèmes de 
repérage des jours moyens, correspondant à deux tables de la Connais- 
sance des Temps publiée par l'ancienne Académie des Sciences. Dans 
l'une de ces tables le Soleil fictif et le Soleil réel étaient d'accord au 
1 er novembre, de sorte que le Soleil réel (voir plus loin) était toujours 
en retard sur le Soleil moyen. La différence allait de 0 à 30,53 secondes. 
L'autre table était construite suivant l'hypothèse que nous allons dire. 
Le Soleil moyen y était retardé une fois pour toutes de 46 m 9 H . 

Au reste les horloges parfaites régléès sur les deux temps moyen 
ont évidemment leurs battements synchrones. 

En définitive par convention nous comptons 0 h 0 m 0 S de tçmps moyen, 
lorsque à une date arbitrairement choisie, telle étoile passe au méridien 
de tel lieu. Par exemple nous pouvons prendre pour origine des temps 
moyens, l'instant du passage de p Persée au méridien de Paris, le 
18 août 1916. 

Naturellement on s'arrange de manière que le temps moyen s'écarte 
en moyenne le moins possible du temps vrai. On fait en sorte que les 
différences entre les origines des jours vrais et celles des jours moyens 
(0 b 0 m 0 S des pendules idéales) soient tantôt positives et tantôt négatives, 
et que les différences positives compensent au total les négatives. 

D'où résulte une convention, et, comme conséquence de cette con- 
vention, une colonne de la Connaissance des Temps intitulée Temps 
sidéral à midi moyen. 

A un instant donné et dans un lieu donné P, le temps sidéral T est 
V angle horaire du point vernal y en ce lieu. Les angles horaires sont 
comptés à partir du méridien du lieu P dans le sens du mouvement 
diurne (sens rétrograde). 

Par la définition même du jour sidéral, le point vernal tourne de 360° 
en un jour sidéral; son angle horaire croît de 360° en 23 h 56 m 4 9 ,09i. 
En un jour de temps moyen son angle horaire croit d'une quantité 
1,002 727 909 fois plus grand. 

Évaluons les angles en temps; la circonférence vaut 86 400 secondes. 
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En un jour de temps moyen, le point vernal parcourt donc : une cir- 
conférence plus 86 400 X 0,002 737 909 = 236,555 secondes. 

Effectivement je trouve dans la Connaissance des Temps, pour temps 
sidéral à midi moyen les : 

l* r avril 1915 0 h 3o m 1%74 

2 — 38 58,30 

3 — 42 54,85 

4 — 46 51 ,41 

La différence constante est 3 m 56',56 = 236 s ,56. 

La Connaissance des Temps donne donc le temps sidéral à midi moyen 
pour toutes les dates. Il est dès lors facile d'avoir le temps sidéral pour 
une heure quelconque de temps moyen. Il faut ajouter au temps moyen 
une quantité proportionnelle au temps moyen écoulé depuis midi, et 
qui soit 236,56 secondes pour 24 heures. Une table auxiliaire de la 
Connaissance des Temps fournit les nombres tout calculés de seconde en 
seconde. 

Par exemple le 1 er avril 1915 à 10 heures du soir (temps moyen), on 
a le temps sidéral : 

10* + 0 h 35 m 1%74 + 1 m 48% 42 = 10 h 36 m 50»,16. 

55. Détermination du temps sidéral et du temps moyen. 

1° — Raisonnons d'abord , pour Paris pour le méridien duquel les 
tables de la Connaissance des Temps 
sont calculées. 

Je suppose avoir un garde temps 
marquant des indications quelconques 
mais équidistantes dans le temps. 

Je veux savoir quelle est l'heure de 
temps sidéral pour Tune de ces indica- 
tions. 11 me suffit de déterminer l'angle 
horaire du point vernal qui correspond 
à cette indication. 

Mais d'abord rien ne marque le point 
yernal dans le ciel ; d'autre part serait- 
il marqué, il peut passer au méridien à 
une heure mal commode. Aussi utilise- 
t-on des étoiles quelconques, mais plus 

ordinairement des étoiles particulièrement bien étudiées, dites fonda- 
mentales et principalement les fondamentales équatoriales. 
La figure 73 montre le sens de la relation : 

T = M-hJR. 

Le temps sidéral (angle horaire du point vernal) est égal à la somme 
de l'angle horaire M d'une étoile E et de son ascension droite M. 



fêleNord 




Fig. 73. 
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Je rappelle que les ascensions droites sont comptées dans le sens 



Quand une étoile passe au méridien, le temps sidéral est donc égal 
à l'ascension droite de l'étoile. 

Comme l'ascension droite est une quantité extrêmement peu variable 
(voir plus haut), on détermine sans difficulté l'heure sidérale à un ins- 
tant donné d'après l'étoile qui passe alors au méridien. En pratique on 
procède en sens inverse : on détermine l'indication de l'horloge au 
moment où une étoile passe au méridien; on sait ainsi à quelle heure 
sidérale correspond cette indication, 

2° — Pour étudier l'horloge dont l équidistance cles battements est 
pour l'instant inconnue (nous supposerons qu'elle est toutefois voi- 
sine de la seconde sidérale), il suffit en théorie de déterminer son 
indication au passage d'une seconde étoile d'ascension droite connue, 
ou de la même étoile le lendemain. 

L'ascension variant fort peu et quasi linéairement, les interpolations 
sont faciles à partir des tables de la Connaissance des Temps. 

En définitive les observatoires s'attachent à posséder une horloge 
dite sidérale, c'est-à-dire battant aussi exactement que possible la 
seconde sidérale. Elle est placée dans des conditions toutes spéciales 
de tranquillité et de constance pour la température. Tous les jours ou 
nuits, quand le temps le permet, on détermine son état par la détermi- 
nation des heures de passage au méridien (heures lues à cette horloge) 
de quelques étoiles fondamentales autant que possible équatoriales. 
Connaissant une succession d'états, on calcule la marche, c'est-à-dire la 
quantité dont l'horloge avance en 24 heures sidérales. A défaut d'obser- 
vations les jours couverts, on peut calculer par extrapolation les heures 
sidérales d'après les indications de l'horloge sidérale. 

5 0 — Horloges de temps moyen. 

On appelle horloge de temps moyen une horloge battant aussi bien 
que possible la seconde de temps moyen. 

Elle est réglée à partir du temps sidéral expérimentalement déter- 
miné et d'après la table de la Connaissance des Temps donnant le 
temps moyen en fonction du temps sidéral. 

On appelle état de l'horloge la quantité qu'il faut retrancher de 
l'indication pour avoir l'heure de temps moyen. On appelle marche la 
quantité dont l'horloge avance par jour. Si la marche est nulle, l'état 
est constant. Si la marche est constante, l'état augmente linéairement. 

51 l'on dispose d'une horloge sidérale dont on connaît l'état, il est 
facile de déterminer l'état de l'horloge de temps moyen grâce aux 
tables de la Connaissance des Temps qui donnent à chaque instant le 
temps moyen en fonction du temps sidéral. 



direct. 
Pour : 



M = 0, 



on a : 



T = IR. 





MARCHE DES CHRONOMÈTRES 



109 



Généralement on ne touche pas aux horloges sidérales ou de temps 
moyen. Par exception l'horloge de temps moyen qui distribue l'heure 
à Paris, est maintenue à l'heure exacte. 

Pour obtenir ce résultat on la compare chaque jour vers midi à 
l'horloge sidérale dont on connatt l'état; on calcule l'état de l'horloge 
de temps moyen; on fait disparaître tout écart supérieur à 0,2 secondes. 
On utilise pour cela la méthode du tome I, § 51. Le poids du balancier 
est tel que l'adjonction d'un poids de 20 grammes fait avancer l'horloge 
d'une seconde en une heure. La correction une fois obtenue sur Pétat, 
on agit sur la marche à l'aide d'un poids beaucoup plus petit. 

Par exemple pour annuler un retard d'une seconde par jour, on 
ajoute 20 : 24 = 0,8 gr. environ. 

56. Temps légal. 

1° — Tout mobile qui tourne d'une manière uniforme, peut servir à 
définir la différence des longitudes de deux lieux. On se sert des étoiles 
ou du jour sidéral; nous savons (§54) que les deux définitions sont 
équivalentes en pratique. La différence des longitudes exprimée en 
temps est égale à la différence des heures sidérales de passage d une 
même étoile aux deux lieux. 

Ainsi je lis dans la Connaissance des Temps que la longitude de 
Besançon est de 14 m 36 9 ,2 Est. Cela veut dire qu'une étoile passe au 
méridien de Besançon 14 m 36 s ,2 de temps sidéral avant de passer au 
méridien de Paris. 

On peut aussi bien se servir du Soleil moyen. L'heure de temps 
moyen de Besançon diffère donc de 14 m 36 8 ,2 de temps moyen sur 
l'heure de Paris. Il va de soi que le Soleil moyen met plus de temps à 
aller du méridien de Besançon à celui de Paris qu'une étoile; mais ce 
temps est exprimé en temps moyen par le même nombre, le jour de 
temps moyen étant plus long que le jour sidéral. 

2° — Origine du temps légal. 

L'heure légale en France et en Algérie est l'heure de temps moyen 
de Paris retardée de 9 ra 21% qui est la longitude ouest de Greenwich 
par rapport à Paris. Ce qui revient à dire en bon français que l'heure 
légale de France et d'Algérie est l'heure, de temps moyen de l'Observa- 
toire de Greenwich (longitude 0=2° 20' 15"). 

Le méridien de Greenwich passe à peu près à Saumur. 

Pendant la belle saison l'heure légale est avancée d'une heure. 

57. Temps vrai. 

1° — Nous voici donc en possession de deux échelles de temps à 
échelons respectivement équidistants mais différents; le temps sidéral, 
le temps moyen. L'échelle réelle correspond au déplacement des étoiles, 
plus exactement au déplacement du' point vernal (intersection de 
Téquateur et de l'écliptique). L'échelle de compte correspond à un Soleil 





110 PENDULE, SPIRAL, DIAPASOJS 

fictif qui se déplace uniformément sur Véquateur, de manière que son 
plan horaire ne s'écarte que périodiquement du plan horaire contenant 
effectivement le Soleil et coïncide avec lui en moyenne. 

On conçoit qu'il soit intéressant de retrouver le plan horaire du 
Soleil réel à partir du plan horaire du Soleil fictif. Il faut naturellement 
pour cela connaître les inégalités du Soleil réel. 

Les résultats de ces calculs sont contenus dans deux colonnes de la 
Connaissance des Temps intitulées : 

Temps vrai à midi moyen, Temps moyen à midi vrai. 

Ainsi je trouve dans la Connaissance des Temps qu'à midi moyen 
le 1 er avril 1915, le temps vrai (angle horaire du soleil'vrai) est à Paris : 

23 fc 55 m 28%26. (1) 

C'est dire qu'à cette date le Soleil vrai est en retard sur le Soleil 
fictif de : 

4*31», 74. (2) 

Réduisons ce temps en degrés; nous trouvons : l°7'55" ï 10. 

Cela signifie qu'à midi moyen le I er avril 1915, pour trouver le centre 
du Soleil, il faut le chercher à lest du méridien, dans un plan horaire 
faisant Pangle susdit avec le méridien. 

Je trouve qu'à midi vrai le 1 er avril 1915, le temps moyen est : 

4*13%41. (3) 

Cela veut dire que l'horloge de temps moyen donne cette indication 
quand le centre du Soleil vrai passe au méridien de Paris. 

Le lecteur ne s'effarera pas en constatant que les nombres (2) et (3) ne 
sont pas égaux. Cette différence prouve que le Soleil vrai ne fait pas 360° 
par jour moyen; ce qui est évident, puisque autrement nous n'aurions 
pas à introduire le temps moyen. Le nombre (2) est un angle, le 
nombre (3) est un temps. Le Soleil vrai met 4 m 13%41 de temps moyen 
à parcourir 4 m 31 8 ,74 d'angle. 

Pour fixer les idées on saura que le Soleil vrai 

retarde sur le Soleil moyen du 25 décembre au 16 avril 
avance — du 16 avril au 14 juin" 

retarde — du 14 juin au 1 er septembre 

avance — du 1 er septembre au 25 décembre. 

Les plus grands retards sont : 

14 m 25 I le 12 février 6 m 20 s le 27 juillet. 
Les plus grandes avances sont : 

3 m 47' le 15 mai 16 m 22* le 4 novembre. 

Quatre fois par an le Soleil vrai et le Soleil moyen passent simulta- 
nément au méridien de chaque lieu. 
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Les marius déterminent le temps moyen par la détermination de la 
position du Soleil; c'est une des opérations du point. 

2° — Anciennement les horloges étaient réglées sur le temps vrai. 
Tout le monde a entendu parler du canon du Palais-Royal qui partait à 
midi vrai et sur lequel les bourgeois étaient censés régler leurs oignons. 




On tripotait donc les pendules tous les jours ou lorsque la différence 
paraissait trop grande. 

Au reste nous voyons quelque chose d'analogue sur les paquebots. 
Tous les jours à midi on met les pendules sur l'heure moyenne locale, 
celle du point sur lequel on est passé à midi et qu'on vient de faire. 

Quand le Soleil ne se montrait pas, on se servait d'une table d'équa- 
tion. On s'explique ainsi que ces notions fondamentales sur la mesure 
du temps étaient familières à nos aïeux, alors qu'elles sont méconnues 
de tout le monde aujourd'hui, les astronomes exceptés; en les excep- 
tant tous, je suis bien gentil. 

Les richards avaient des horloges d'équation (tome I, § 256). 

Marche des chronomètres. 
58. Position du problème. 

Le problème de la marche des chronomètres a deux aspects bien 
différents, mais que les théoriciens sont tentés de confondre. 
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Un chronomètre sort de chez le fabricant : il s'agit de le classer s'il 
en vaut la peine. Pour cela on lui fait subir une série d'épreuves de 
laboratoire dans des conditions artificielles. Il en sort diplômé, c'est-à- 
dire ayant une valeur marchande plus grande; à moins qu'il échoue, 
auquel cas il redevient une montre ordinaire. 

Le chronomètre diplômé passe sur un navire ou dans la poche d'un 
explorateur. Il est alors soumis à des épreuves autrement dures, autre- 
ment longues. Assurément, d'avoir triomphé des premières est une 
raison pour qu'il ne soit pas inférieur aux secondes. Mais l'erreur 
contre laquelle il faut réagir, est de croire qu'on peut dans le laboratoire 
déterminer, une fois pour toutes, la manière dont il se comportera à 
f usage. C'est l'erreur que je combats si souvent dans mes ouvrages : 
poser que les corps solides sont définis par un petit nombre de para- 
mètres constants, qu'il est loisible de déterminer une fois pour toutes 
avec une précision indéfinie. Une expérience séculaire montre pour les 
chronomètres la fausseté de cette hypothèse simpliste : un chronomètre, 
comme toute machine où entrent des métaux, est en perpétuelle trans- 
formation. Assurément ces modifications sont lentes et petites; mais 
comme par nature le chronomètre les totalise, elles sont connues et 
cataloguées depuis longtemps. 

Je commencerai par décrire les examens auxquels les chronomètres 
doivent répondre; nous verrons ensuite comment ils se comportent au 
cours de leur existence utile. 

59. État et marche d'un chronomètre. 

1 0 — La différence e = A — H de l'indication A du chronomètre et de 
l'heure actuelle H de temps moyen de Paris est (pour les Français) 
Vélal absolu e du chronomètre. Par convention l'état est positif si 
l'heure marquée par le chronomètre est en avance sur l'heure exacte 
(de temps moyen) du méridien choisi pour origine. 

On appelle marche m du chronomètre, la quantité dont il avance par 
jour de temps moyen. S'il retarde, sa marche est négative. 

Conséquemment si l'on connaît l'état e 0 pour une certaine date, on 
obtient l'état e i pour une date ultérieure en ajoutant la marche 
totale mT qui correspond au temps T (évalué en jours de temps moyen) 
qui sépare les deux observations : 



e t est la quantité à retrancher de l'indication A du chronomètre pour 
avoir l'heure (de temps moyen) du méridien origine, à l'instant de la 
seconde observation : 



La marche m qui entre dans la formule (1), est la marche moyenne 
dans l'intervalle considéré. 



e, = e^mï\ 



(i) 




H i = A i — <V 
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Évidemment le chronomètre serait parfait si l'état était constant, 
c'est-à-dire si la marche était identiquement nulle. Il suffirait de le 
rfieltre à Chaire une fois pour toutes pour annuler l'état : le chrono- 
mètre garderait indéfiniment ensuite l'heure moyenne du méridien 
choisi pour origine. 

Le chronomètre serait également parfait, bien que d'un emploi moins 
commode, si la marche était constante et connue : ayant l'état pour 
une date et une heure donnée au méridien de Paris, une simple règle de 
trois permettrait de calculer l'état pour une date et une heure quel- 
conque. Inversement de l'indication A du chronomètre, on déduirait 
immédiatement l'heure correspondante au méridien de Paris. 

Une mauvaise marche est donc, non pas une marche grande, mais 
une nlarche irrégulière. 

Malheureusement la marche est une fonction du temps et de la 
température. 

2° — Tout ce qu'on peut imaginer de plus simple est que la marche 
soit une fonction linéaire du temps et de la température : 

/n = #n 0 + a(/ — / ô )-h6(6 — 6 0 ). (2)' 

/ 0 et ô 0 sont une époque et une température arbitraires pour lesquelles 
la marche est m 0 . 

t est exprimé en jours de temps moyen ; a est le coefficient d'accélé- 
ration, généralement positif et très petit. 

L'avantage des chronomètres dbnt la formule (2) représente la 
marche, est que la marche moyenne dans un intervalle ne dépend que 
de la température moyenne dans cet intervalle. 

Le plus souvent la formule (2) est insuffisante; il faut recourir à la 
formule de Lieussou : 

m = m 0 -ha(t- t 0 ) + c(H - 0)*, (3) 

ou encore : 

772 = y. -h a(l — 1 0 ) -+- 6.0 -f- c0' 2 . 

La formule contient quatre paramètres. Dans ce cas le calcul de la 
niarche moyenne implique la connaissance de toutes les températures 
traversées par l'instrument. Il ne suffit pas de connaître la température 
moyenne. 

De ce que la marche n'est pas nulle, on conclut immédiatement à 
l'inutilité de la remise à l'heure : en conséquence on ne touche jamais 
aux aiguilles d'un chronomètre. D'autre part nous verrons que le 
ressort régulateur d'un chronomètre forme un tout qu'on ne doit pas 
modifier : la raquette ou le mécanisme équivalent n'existe pas. On 
accepte donc la marche telle qu'elle est : c'est toujours par le calcul 
qu'on trouve l'heure à partir des indications des chronomètres de haute 
précision. 

il, 8 
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Nota bene. 

On prend quelquefois positivement la marche quand c'est un retard; 
l'état est alors la correction qu'il faut ajouter à l'heure marquée par le 
chronomètre pour avoir l'heure exacte de temps moyen. Peu importe 
du reste la convention, pourvu qu'on applique la même à la marche et 
à l'état : la formule (2) reste valable. 

3° — DÉFINITION DE L'AVANCE ET DU RETARD. 

Je trouve dans les traités d'horlogerie une discussion assez plaisante. 
Comparons deux chronomètres A et B dont les périodes sont dans le 
rapport 59 et 60. 

Il sont d'accord à 0 ,, 0 m 0*. Quand A marque une heure, cela veut dire 
qu'il a fait 3 600 battements; B en fait seulement : 

(3 600 : 60)59 = 60x59. 
Donc B marque 59 minutes. 

On peut dire que B est en retard d'une minute sur A. 
Lorque B marque une heure, cela veut dire qu'il a fait 3 600 batte 
ments. A en a fait 

(3 600 : 59)60 = (61 -h 1 : 59)60. 

,A marque donc une heure une minute -f- 1 : 59 de minute. 
D'où ce paradoxe que A avance plus sur B, qu? B ne retarde sur A. 
Toute la difficulté vient de ce qu'implicitement on change les termes 
de la comparaison. On prend d'abord A puis B comme étalon. 

60. Régularité du chronomètre. 

1° — Les définitions précédentes risquent de laisser dans l'esprit du 
lecteur une idée fausse. 

Faisons constante la température (ce qu'une étuve permet avec 
l'approximation qu'on voudra); négligeons le coefficient d'accélération 
toujours petil et qui n'intervient pratiquement que pour des intervalles 
notables : il semble que la marche sera rigoureusement constante. 
Autrement dit, nous sommes tentés de croire qu'un chronomètre main- 
tenu à température constante, mis à l'abri des trépidations et des chocs, 
doit avoir une marche parfaitement invariable. Ce qui est grossièrement 
erroné. 

Pour des raisons multiples et dont nous étudierons quelque-unes, 
un chronomètre est un instrument plus ou moins irrégulier. 
Il s'agit donc de mesurer cette irrégularité. 

Pour fixer les idées du lecteur, le plus simple est d'indiquer à quelles 
conditions les observatoires de chronométrie délivrent leurs certificats. 

Les renseignements qui suivent, sortent du Bulletin officiel de 
l'Observatoire astronomique et chronométrique de Besançon. 

Quand le lecteur saura ce qu'on peut obtenir, il comprendra mieux 
la nature du réglage. 
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£° — Je prends comme premier exemple le chronomètre de poche 
soumis aux épreuves dites de l ro classe (moyennant une taxe de 15 ou 
de 30 ffancs suivant que le chronomètre est français ou étranger). 

Les épreuves durent 44 jours. 

Elles sont divisées en 8 périodes de 5 jours effectifs. 

Le chronomètre est maintenu à 15° aux périodes 1, 2, 3, 5, 1> 8. Il est 
porté dans la glacière pendant la période 4, dans l étuve à 30° pendant 
la période 6. Il prend toutes les positions indiquées dans la figure 75. 

On remarquera que dans aucune de ces positions le pendant de la 
montre (anneau qui sert à la suspendre) n'est en bas. A la vérité cette 
position ne se rencontre pas dans la pratique; quelques Observa- 
toires (Hambourg par 
exemple) font une pé- 
riode pendant en bas 
pour mieux séparer ce 
qui tient au défaut de 
centrage du balancier 
(§ 71) et au défaut d'iso- 
chronisme. 

Voici les conditions 
auxquelles le chrono- 
mètre doit satisfaire. 

Le premier jour des 4 e , 5 e , 6% 7 e périodes qui durent 6 jours, est dit 
intermédiaire et ne compte pas dans le calcul de la marche, pour lequel 
on réduit chacune de ces périodes à ses cinq autres jours. On a reconnu 
la nécessité ^e laisserà la montre le temps de reprendre l'état d'équi- 
libre qui correspond à sa nouvelle température. 

Ce qui légitime Tépithète d'artificielles qu'au paragraphe 58 je donne à 
ces épreuves. Je ne prétends pas qu'il faut opérer autrement; mais nous 
ne devons pas nous étonner si à l'usage interviennent des phéno- 
mènes qu'on néglige systématiquement dans les épreuves. 

Pour chacune des 8 périodes, on calcule la marche moyenne M et 
l'écart m — M de cette moyenne avec la marche diurne m pendant chacun 
des cinq jours de la période. La moyenne arithmétique des 40 écarts 
ainsi obtenus est Yécarl moyen de la marche diurne a. 

Elle mesure l'irrégularité de l'instrument. 

La différence entre la marche moyenne de la 5 e période et la marche 
moyenne pour l'ensemble des l rc et 8 e périodes est la variation du plat 
au pendu. 

On calcule la marche moyenne pour l'ensemble des 6 périodes non 
thermiques l re , 2 e , 3 e , 5 e , 7 e et 8 e . On forme les écarts entre cette 
moyenne générale et celle obtenue pour chacune de ces 6 périodes. 
La moyenne arithmétique des six écarts est Yécarl moyen pour un 
changement de position p. 

On calcule les trois écarts entre la marche moyenne pour l'ensemble 
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dès 3 périodes 4 e , 5 e , 6 e et la marche moyenne pour chacune de ces 
périodes. 

On calcule de même les trois écarts entre la température moyenne 
pour Pensemble des 3 périodes 4% 5 e , 6 e , et la lempérature moyenne 
pour chacune de ces périodes. 

Le quotient oblenu en divisant la somme arithmétique des troi s 
écarts de la marche par la somme arithmétique des trois écarts de la 
température est Yerreur de compensation pour un degré centigrade y. 

La différence entre les marches moyennes des périodes 1 et 8 est la 
reprise de marche B. 

Pour obtenir un bulletin de marche, le chronomètre soumis à la 
première classe d'épreuves doit remplir les conditions suivantes : 

La marche moyenne M pour chaque période ne doit pas dépasser en 

valeur absolue . 6.", 00 

La moyenne numérique des écarts de marche pour une même 

période ne doit pas dépasser 1 ,50 

La différence de marche moyenne entre les deux plats 5 et 7 

ne doit pas dépasser 5 ,00 

La variation du plal au pendu 5 e/ 1-8 ne doit pas dépasser. 5 ,00 

L'écart moyen <x de la marche diurne ne doit pas dépasser . . 0 ,75 
L'écart moyen (3 pour un changement de position ne doit pas 

dépasser 2 ,50 

L'erreur de compensation y ne doit pas dépasser 0 ,20 

La reprise de marche o ne doit pas dépasser 5 ,00 

Expliquons le sens de ce règlement. 

3° — Les observations consistent simplement à déterminer pour les 
cinq jours d'une période les avances et les retards diurnes du chrono- 
mètre. On affecte les avances du signe -+-, les retards du signe — , 
La marche moyenne M pour une période est la moyenne des cinq 
marches prises avec leur signe. 

Nous nous heurtons ici à cette proposition sur laquelle le directeur 
de l'Observatoire revient à satiété : « La marche moyenne est l'un des élé- 
ments les plus importants du chronomètre ». Or je dis au paragraphe 59 
que la marche moyenne a une importance théorique exactement nulle. On 
concilie bien aisément ces contradictions. Je parle en savant, le direc- 
teur parle avec les commerçants dont il classe les produits. Personne 
ne nie que si la marche moyenne est constante, le chronomètre soit 
parfait. Mais Tartarin qui a dépensé 500 francs pour que son chrono- 
mètre « règle le soleil » et qui constate une variation de 20 secondes par 
jour sur l'heure de la sous-préfecture, déclare qu'on l a volé. Quand on 
lui parle de tenir registre des états de son chronomètre, il ne com- 
prend pas : il a payé 500 francs pour « régler le soleil »! Ce n'est pas 
à Tartarin qu'il faut le mettre, bouDi! 
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Comme léfc gens qui éprouvent le besoin de posséder un chronomètre 
(en dehors bien entendu de ceux qui s'en servent pour des observations 
astronomiques; j'ai payé ma montre 7 fr. 50 à Kayes, Sénégal, avec 
garantie qu'elle marcherait deux heures, c'est-à-dire jusqu'à ce que je 
prenne le train pour Bamako) n'ont généralement que des dispositions 
médiocres pour le calcul, il est naturel de leur éviter le souci d'une 
correction : d'où les efforts des horlogers pour diminuer la marche 
moyenne. 

Tout de môme j'étonnerai Tartarin en lui apprenant que la limite 
pour un chronomètre de poche de première classe est 6 secondes, une 
minute d'écart en 10 jours. 11 serait navré de savoir que. possédant l'un 
des 100 chronomètres diplômés chaque année par l'Observatoire de 
Besançon, il ne « règle le soleil » qu'à 6 secondes près. A la vérité s'il 
me lit, ce qui est douteux, il pourra se payer la tête de Costecalde qui 
prétend régler le soleil à 0,5 seconde près! 

4° — Pour chaque période nous calculons donc la marche moyenne. 
Il est essentiel pour le savant de savoir à quel degré elle est con- 
stante. Cette constance est la mesure de la perfection scientifique du 
chronomètre. Il n'est pas suffisant que sur une période de 5 jours, 
le chronomètre n'avance ou ne retarde que de 30 secondes au 
maximum. Il faut que cette avance ou ce retard moyen ne résultent pas 
d'une compensation de marches capricieuses et irrégulières. 

Nous aurons du reste à revenir sur la question fondamentale des 
erreurs périodiques. 

Quoi qu'il en soit on prend pour chaque période les écarts à la 
moyenne. Leur somme algébrique est nulle par définition; on en fait 
donc la somme arithmétique ou numérique. Elle ne doit pas 
dépasser 7,5 secondes ; autrement dit, la moyenne numérique doit être 
inférieure à 7%5 : 5 = 1 § ,5. 

Ainsi l'on considère que d'un jour à l'autre, sous des influences 
inconnues, \xii excellent chronomètre de poche peut varier de l,5secbnde. 

La marche moyenne serait-elle nulle à .la grande joie de Tartarin, le 
chronomètre à température constante ne fournirait au savant que des 
indications entachées en plus ou moins d'une incertitude de 1,5 seconde. 

On fait le même calcul pour les 8 périodes, considérées indépendam- 
ment les unes des autres ; nous allons voir ci-dessous l'importance des 
mots soulignés. On obtient ainsi 8 quantités positives dont on prend 
la moyenne. Elle constitue l'écart moyen a. Il doit rester inférieur 
à 0,75 seconde. On admet donc que des compensations s'effectuent pour 
une période plus longue et qu'il est bon d'être plus sévère. 

5° — L'écart moyen a est déterminé par les écarts calculés pour 
chaque période considérée indépendamment des autres. Il pourrait être 
irai sans pour cela que le chronomètre conservât la même marche dans 
les diverses positions. 
On compare donc les six marches moyennes M t , M 2 , M 3 , M 5 , M 7 , M 8 , 
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qui correspondent à la température ordinaire de 15°. 0n prend la 
moyenne algébrique M m , on calcule les écarts à la moyenne M l — M w , 

M 2 — M m , Enfin on divise par 6 la somme des écarts pris en valeur 

absolue. On définit ainsi l'écart p. 
La limite tolérée pour £ est 2,5 secondes. 

Mais sur les 6 positions, 4 sont verticales. Le chronomètre étant bien 
compensé pour les diverses positions verticales, toute Terreur tolérée 
sur p pourrait se reporter sur la différence des deux plats (aiguilles en 
dessus 5, aiguilles en dessous 7) ou sur la différence du plat au pendu 
(5 et 1 — 8). On exige comme conditions supplémentaires que ces deux 
écarts restent inférieurs à 5 secondes. 

6° — Nous avons supposé jusqu'ici que le chronomètre était à 15°. 

On désigne sous le nom d'erreur de compensation y, la variation de 
marche pour une variation d'un degré entre 0 et 30°. Elle doit rester 
inférieure à 0,2 secondes, ce qui constitue une variation acceptée de 
6 secondes dans le passage de 0 à 30°. Nous verrons que grâce aux 
balanciers en laiton ferro-nickel, la variation par degré est quasi 
constante : l'erreur secondaire est annulée. 

7° — Enfin il est bon de constater que le passage par des tempéra- 
tures différentes de 15° n'altère pas le réglage. Pour cela on compare 
les marches moyennes pour les périodes 1 et 8. On doit trouver : 

M 8 — M t <±:5s. 

7° — Voici comment on calcule les points pour les diplômes et 
concours. 
On pose : 

x = ^jp (0,75 -a), y = 40 (2,50 - 
z =350(0,20 — T ), / =6(5,00 — 8). 

Pour le chronomètre qui atteint juste les limites on a : 

S = x-t-y -t-z-\- t = 0. 
Pour le chronomètre parfait (a = p = y = 8 = 0), on a : 

x = 100, y = 100, z = 70, / = 30, S = 300. 

Ainsi la perfection se traduit par un nombre de points compris 
en 0 et 300. 

Voici maintenant les points nécessaires pour les diplômes : 

Médaille d'or. Médaille d'argent. Médaille de bronze. 

200 points 175-199 points 150-174 

Pour fixer les idées disons qu'on peut avoir un chronomètre! avec 
bulletin de l re classe de Besançon pour 275 francs. C'est te prix d'avant- 
guerre de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne. 
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61. Entretien du chronomètre. 

Entre l'instant où le chronomètre reçoit son diplôme et celui où il 
arrive dans la poche de son heureux possesseur (Marius Tartarin, 
ex-confiseur à Rio de Janeiro, retiré des affaires et propriétaire à 
Manosque), les huiles' ont le temps de s'épaissir; le réglage lui-même 
a le temps de disparaître. Il ne faut pas oublier que, pendant des mois, 
le « régleur » a manipulé tous les jours le malheureux chronomètre; 
il Ta transporté fréquemment du chaud au froid et du froid au chaud. 
Pendant 44 jours l'Observatoire a continué sa torture. Rien d'étonnant 
à ce qu'ensuite, abandonné à lui-même, le spiral régulateur change peu 
ou prou de forme (phénomènes de réactivité) et d'état moléculaire. 

Il ne faut donc pas s'étonner si parfois le réglage est instable. 

Mettons les choses au mieux ; supposons le réglage stable. 

On ne peut pas empêcher les huiles de s'épaissir. Le détaillant qui 
vend un chronomètre, ne doit donc jamais manquer de le nettoyer et 
de changer les huiles. Le public doit s'habituer à l'idée que le grais- 
sage est aussi nécessaire au chronomètre qu'à la bicyclette ou à la 
machine à coudre. Ce qui est réellement prodigieux, c'est que l'huile, 
choisie selon la grosseur des pivots et la pression qu'ils supportent, 
N placée dans des trous de forme convenable, s'y maintienne à l'état de 
fluidité suffisante assez longtemps pour que son changement ne s'im- 
pose que tous les trois ans. 

Une fois le chronomètre dans la poche de Marius, il faut tâchei' de 
lui expliquer la nature du réglage qu'affirme le diplôme; ce qui revient 
à lui conseiller un réglage supplémentaire de la marche diurne. Le 
réglage a été obtenu à l'état stable, dans une série de positions peu 
nombreuses. Or le chronomètre va maintenant se trouver dans une 
poche de gilet, dans un azimut quelconque et secoué toute la journée. 

11 sera généralement nécessaire d'agir sur les vis de réglage (fig. 157 
du tome I). Tout en se conformant à son diplôme, un chronomètre a 
le droit de faire, par exemple, une minute d'écart en 15 jours, ce qui fait 
4 secondes par jour. On peut essayer de corriger cet écart en déplaçant 
les vis de réglage. Il est clair que ce n'est pas Marius, ex-confiseur à 
Janeiro, qui réussira cette opération et le petit tâtonnement que com- 
porte le réglage définitif (V.). 

Mais voici ce que Marius est capable d'exécuter. 

La nuit il déposera son chronomètre religieusement dans un écrin, 
de manière qu'il ne touche pas une surface trop froide et qu'il soit à 
plat sur le fond (cadran en dessus). Il le remontera le malin. En effet les 
frottements sont moindres, par suite les oscillations sont plus grandes, 
au plat qu'au pendu. Il serait donc absurde de remonter un chrono- 
mètre de poche le soir, ce qui augmenterait encore l'étendue des arcs. 

Marius ne laissera pas tomber son chronomètre. S'il brise quoi que 
ce soit à l'échappement et au balancier, il peut considérer §pn instru- 
ment de précision réduit à l'état de clou. Changer quoi que ce soit à 
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ces deux pièces, c'est recommencer le réglage, c'est faire un nouveau 
chronomètre. 

Enfin, pour servir de comparaison à son chronomètre, Marius n'aura 
confiance ni dans l'horloge de la sous-préfecture, ni dans le Soleil. Les 
aiguilles des grosses horloges sont en général si lourdes, si mal équi- 
librées et ont tant de jeu, que l'heure indiquée varie brusquement au 
passage par la verticale.' Quant au Soleil, il a fini son rôle chronomé- 
trique : il est incapable d'obtenir le diplôme. Sa marche diurne dépasse 
les limites permises. Il n'a pour lui que l'avantage d'être parfaitement 
compensé pour la température, la pression barométrique, le magné- 
tisme et l'humidité de l'air. 

Que Marius comprenne quelles sont la dignité et la responsabilité 
de l'homme-qui-possède-un-chronomètre. Qu'il sache au moins quoi 
répondre sur le courss à Costecalde quand ce jaloux s'avisera de le 
tourner en ridicule. Je lis sous une plume autorisée que « la poche de 
gilet doit être toujours la môme, réservée au chronomètre à l'exclusion 
de tout autre objet qui pourrait détériorer la boîte ou servir de véhicule 
à la poussière. L'intérieur de la poche doit être brossé de temps en 
temps afin d'éviter que les brins imperceptibles de matière textile ne 
viennent s'accumuler à sa partie inférieure. » 

C'est vraiment trop de besogne pour moi que d'avoir l'heure à ce 
prix. Je garde « mon chronomètre » de 7 fr. 50; il ne verra jamais plus 
l'horloger; il marchera tant qu'il lui plaira; après quoi je le démonterai 
pour lui infliger une réparation qui, je le crains, sera définitive! 

Alors j'en achèterai un neuf de 3 fr. 75. 

Et je vous prie de ne pas me prendre pour un mauvais plaisant! Je 
lis dans une « Popular Lecture » de L. Kelvin que pour reconnaître les 
services de M. Archibald Smith (of Jordan Hill), l'Amirauté Anglaise lui 
donna un « demi-chronomètre ». Il allait bien, quand un beau jour il 
avança de 15 secondes, parce qu'au lieu d'avoir passé la nuit « under 
the pillow as usual », on l'avait mis au pendant. 

L. Kelvin se paie-t-il notre tête en affirmant qu'une montre bien 
construite n'est pas sujette à l'incertitude d'un quart de seconde par 
jour! Je le renvoie à l'Observatoire de Besançon. 11 ajoute, il est vrai, 
qu'une montre bien construite ne vaut le meilleur chronomètre de 
marine que si elle est bien traitée. Nous voici tranquilles; elle trouvera 
toujours de quoi légitimer ses fantaisies. 

62. Chronomètres de marine. 

Le lecteur est sûrement curieux de connaître la précision d'un chro- 
nomètre de marine. Je prends mon exemple dans le Bulletin de VObser- 
vatoire de Besançon. 

Il s'agit du chronomètre Leroy et C ie n° 1143 ayant reçu en 1912 
un diplôme, de marche très satisfaisante. 

Je reproduis à peu près le texte du Bulletin. 
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On apprécie la valeur du chronomètre au moyen des critères sui- 
vants : 

i. Marche moyenne diurne; 
il. Écart moyen de la marche diurne; 
in. Écart moyen de période à période; 
iv. Erreur de compensation pour un degré centigrade. 
Les valeurs de ces quatre critères, pour le chronomètre 1143, sont 
respectivement : 

N° 1143. 

LIMITE S 

Bulletin avec mention. Nouvelle». Anciennes. 

I 0*,87 5 8 ,00 < 10%00 ' 

Il 0,15 0,40 0,50 

III . . 0\22 0 ,75 0 ,75 

IV 0 ,045 0 ,15 0 ,15 

1° — Les épreuves durent 75 jours et sont partagées en 15 périodes 
de cinq jours chacune. Pendant 13 de ces périodes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, la température est aussi voisine que possible de 15°; 
ce sont les épreuves à température ambiante. Les épreuves thermiques 
à 0° et 30° se font aux périodes 7 et 9 (périodes thermiques), séparées 
Tune de l'autre par une période à température ambiante. 

On calcule la marche diurne : 

pour chaque période ou durée de 5 jours; 

pour l'ensemble des 13 périodes à température ambiante. 

La marche moyenne diurne par période est la moyenne des cinq 
marches diurnes consécutives. 

Ainsi la l re période fournit les marches journalières : 

m, = -+-î ,3 
m 3 = H-l,6 
m 4 = -M ,2 
/n 5 = -hl ,3 

Faisant la somme de ces marches, tenant compte des signes qui les 
précèdent et divisant par 5, on a : 

M ft = + 6,5 : 5 = + l',30. 

La marche moyenne s'obtient avec les marches moyennes des 
13 périodes à température ambiante, c'est-à-dire en éliminant les 
périodes 7 et 9 : 

M, n = + 0,87. 

!. Le signe — signifie du retard. 
Id. 4- signiDe de l'avance. 
Le chronomètre 1143 est réglé sur l'avance pendant cette première période. 
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La limite supérieure, tolérée pour M m , est 5 S 00, de môme que pour 
chaque période. 

2° — L'écart moyen de la marche diurne se déduit de la comparaison 
de la marche moyenne par période avec la marche quotidienne. 
Par exemple, la l re période fournit le tableau suivant : 





h 1M 


m x — 


M 1 = - 


hlM — 1 8 ,30 = 


— 0%20 


m 2 =4 


hl ,3 


m i — 


M t = H 


-1 ,3 — 1 ,30 = 


0 ,00 


m 3 = H 


-1 


m t — 


M I = H 


-1 ,6 — 1 ,30 = 


4-0 ,30 


m 4 = -i 


hl ,2 


m ; — 


M t = - 


hl ,2 — 1 ,30 = 


0 ,10 


™ 5 = H 


h 1 ,3 ~ 


m i — 


M t = - 


hl ,3 — 1 ,30 = 


0 ,00 


Moyenne M, = H 


-l s ,30 











Les nombres 0,20, 0,30... sont les écarts diurnes. On les considère 
en valeur absolue, car leur somme algébrique est nulle. Le quotient 
de la somme des 75 écarts quotidiens par 75 est Yécarl moyen de la 
marche diurne. Pratiquement on fait, en valeur absolue, la somme des 
écarts par période, ce qui fournit 15 nombres. On divise ensuite leur 
somme 75 et Ton a : 

Écart moyen de la marche diurne = 11,48 : 75 = ±:O s ,15. 

La limite supérieure à partir de laquelle le chronomélre échoue, est 
0 S ,40 : le nombre 0 8 ,15 est donc satisfaisant. Dans l'emploi du chrono- 
mètre de marine, où Ton peut éviter les variations de température, 
l'écart moyen de la marche diurne est le critère le plus important. Si 
l'écart devenait rigoureusement nul, la marche du chronomètre serait 
uniforme : on pourrait calculer l'heure avec une précision absolue. 

S° — L'écart moyen de période à période ne se calcule que pour la 
température ambiante, voisine de 15°. On l'obtient en formant les diffé- 
rences successives pour les 13 périodes : 

M L — M m = 4- l s ,30 — 0 8 ,87 = -f- 0 8 ,43 
M 2 — M m = 4-1 ,18 — 0 ,87 = -+-0 ,31 
M 3 — M m = 4- 1 ,06 — 0 ,87 = 4-0 ,19 



La somme en valeur absolue des écarts est 2 8 ,93 ; le quotient par 13 
est Yécart moyen de période à période. On a donc : 
Écart moyen de périodeà période= Sommcdesécarts = 2%93 =±0 . M> 

lu lo 

Celte valeur est très acceptable : les limites admises sont 1 8 ,25 pour 
le bulletin ordinaire et 0 S ,75 pour le bulletin avec mention. 

On remédie aux perturbations de marche provoquées par le chaud 
et le froid à l'aide du réglage aux températures 0° glacière, 30° étuve, 
combinées avec la température ambiante 15°. Le critère correspondant 
porte le nom d'erreur de compensation; il représente la variation de 
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marche qu'éprouve le chronomètre quand la température s'élève ou 
s'abaisse de 1° entre les températures de réglage 0°, 30°; on le calcule 
de la manière suivante. 

Les périodes 7 glacière, 8 ambiante, 9 étuve, fournissent le tableau 
suivant des températures et marches moyennes : 

/ 7 = 0o M 7 = -4-l 8 ,62 

/ 8 = 15 M 8 = + i ,00 

t, = 30 M 9 z= + 0 ,30 

Ces nombres donnent : 

rp A t I 'î -+-'«-+-£» 0°H-13 O -f-30° JKQ 

Température moyenne, /„, = — — j = g = 15° 

Marche moyenne, M m = — 1 g 2 = g — = -+- 0 8 ,97. 

On en conclut les différences : 

L— i m = — 15° M 7 — M m = -t-0\65 

/ 8 — / m = + 0 M t — M M = + 0 ,03 

t m = +JU_ M 9 — M m = — 0,67 

Somme des écarts de température = 30° Somme des écarts de marche = -h 1 8 ,35 

Le quotient de la somme en valeur absolue des écarts de marche, 
i s ,35, par la somme en valeur absolue des écarts de température, 30°,00 
est par définition, Y erreur de compensation pour un degré centigrade. 

On a donc : 

Erreur de compensation pour un degré centigrade =i 8 ,35 :30° 
— _ 0%045. 

Les limites actuelles sont 0 8 ,30 pour le bulletin simple et 0 8 ,15 pour 
la mention. 

Dans le réglage aux températures, c'est-à-dire dans la détermination 
de Terreur de compensation, le régleur s'efforce d'aboutir à des marches 
identiques à 0°, 15° et 30°. S'il y parvenait, Terreur de compensation 
serait nulle : les changements de température entre 0° et 30° ne cause- 
raient aucun trouble dans la marche du chronomètre. Rarement et, 
difficilement ce desideratum est pleinement réalisé. Pour le chrono- 
mètre n° 1143, le réglage aux températures de 0° à 30°, produit un 
retard presque rigoureusement linéaire : 

Température. Marche moyenne diurne. Accroissement de marche. 

0° -h 1 8 ,62 0 S ,62 de 0° à 15° 

15 1 ,00 0 ,70 de 15 à 30 

30 . -+-0 ,30 

On ne peut s'empêcher de trouver singulière cette manière d'évaluer 
la perfection du réglage pour la température. Intervertissons arbitraire- 
ment les valeurs numériques M 7 , M 8 , M 9 ; nous trouvons évidemment la 
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même valeur numérique pour Verreur de compensation. Pourtant la 
courbe représentant les marches en fonction des températures sera au 
choix linéaire ou parabolique. Or il est incontestable que dans l'emploi 
du chronomètre (voir § 67), une courbe linéaire est préférable à une 
courbe parabolique. 

63. Précision instantanée et précision moyenne. 

1° — Nous avons déjà rencontré cette idée (voir en particulier § 48, 
à propos des remontoirs) qu'il ne faut pas juger la précision instantanée 
par la précision moyenne. 

Pour fixer là-dessus les idées du lecteur, je cite l'observation sui- 
vante de Nyren (1889). 

Un chronomètre de marine n'indiquait qu'une variation de marche 
diurne de ± 0 à ,2, quand il était tous les jours remonté à la même heure. 
Cette régularité admirable disparaissait au cours des 24 heures, à tel 
point que les périodes de 8 heures consécutives pouvaient différer de 
2 secondes. Nyren trouve que corrélativement les amplitudes du balan- 
cier subissaient des variations relativement considérables : il conclut 
que la connaissance de l'amplitude est un élément fondamental de 
l'étude des chronomètres. 

Ilconstate .de plus que les amplitudes subissent des variations de 
courte période, d'une durée de quelques minutes, qui présentent une 
régularité remarquable; elles dépendent vraisemblablement de la forme 
des dents d'une des roues. Rien d'étonnant à ce que le chronomètre, 
remonté toutes les 24 heures exactement à la même heure, fournissejoour 
celle période une durée quasi constante. 

Conclusion : si les chronomètres de construction courante ont pour 
la période de remontage (24 heures) une précision de Tordre du cent- 
millième (les variations moyennes par 24 heures sont de 0 8 ,6), il ne 
faut pas conclure que les diverses secondes sont égales entre elles à 
cette précision. 

Nous avons déjà dit que les pendules d'appartement, même main- 
tenues à température constante, ont pour la période de remontage 
(15 jours ordinairement) une marche moyenne beaucoup plus constante 
que ne l'est la marche diurne. C'est, grossi, le même phénomène. 

2° — Reprenant l'idée de Nyren, Briliouin a fait d'intéressantes 
expériences sur les variations périodiques d'amplitude des balanciers 
des chronomètres. 

11 remarque que, même en supposant parfaite la taille des dents, on 
ne peut éviter que le frottement ne varie du commencement à la fin de 
la prise d'une dent d'une roue sur Paile d'un pignon : d'où variation de 
l'effort moteur, par suite variation de l'amplitude du balancier. En 
conséquence, quand une aile d'un pignon met 5 minutes à passer, on 
doit trouver dans l'amplitude une période de 5 minutes. Le phéno- 
mène total montrera donc autant de périodes qu'il y a de mobiles. 
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Si la construction était parfaite (profil théorique pour les dents, jeu 
nul pour les axes), le rapport du nombre des dents des roues et des 
pignons qu'elles mènent, étant à peu près le même pour tous les mobiles, 
les variations d'amplitude seraient du môme ordre pour toutes les 
périodes. Mais le phénomène est compiiqué~par sa discontinuité. Les 
axes matériels ne tournent pas autour de leurs axes géométriques, mais 
autour d'un axe instantané (point de contact de Taxe et du trou dans 
lequel il tourne) d'autant plus éloigné de Taxe géométrique que l'axe 
matériel est plus gros, c'est-à-dire qu'il y est plus loin de l'échappe- 




ment. D'où résulte qu'aux périodes les plus longues doivent corres- 
pondre les amplitudes les plus grandes. 

Bref en enregistrant les amplitudes du balancier, on doit s'attendre 
à trouver des courbes à grandes ondulations, festonnées de dents plus 
^ rapprochées, elles-mêmes festonnées de sinuosités plus petites. 

Ce que l'expérience confirme. 

3° — Pour étudier les variations périodiques de l'amplitude des 
balanciers, Brillouin dispose le chronomètre dans sa situation ordi- 
naire d'emploi (cadran en dessus). Hl envoie un faisceau intense de 
lumière sur l'une des masses cylindriques d'axe horizontal qui chargent 
le balancier. D'où une image virtuelle fine telle que celle qu'on obtient 
en éclairant une baguette de verre. 

Quand le cylindre parvient au bout de son oscillation, il reste un 
instant immobile; d'où une traînée lumineuse brusquement terminée 
par un bord éclatant qui correspond à la position extrême du cylindre : 
la variation de position du bord éclatant donne la variation de l'ampli- 
tude. 

La figure 76 représente schématiquement le dispositif. La lumière 
d'un arc est concentrée par la lentille L sur le cylindre G monté sur le 
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balancier B d'axe vertical (considérablement grossis pour montrer la 
disposition des pièces). 

La lumière réfléchie tombe sur un prisme à réflexion totale et traverse 
l'objectif 0. On obtient une image horizontale linéaire dont on ne 
conserve qu'un point au moyen du diaphragme D percé d'une fente 
verticale. Immédiatement derrière le diaphragme est la plaque photo- 
graphique P portée par l'écrou d'une vis horizontale V, que fait tourner 
un mouvement d'horlogerie réglé par des ailettes. 

Quand la position extrême du cylindre C varie, l'image lumineuse 
monte ou descend. D'où sur la plaque une courbe dont les abscisses 
représentent les temps, dont les ordonnées sont proportionnelles aux 
variations de l'amplitude. 

Dans les expériences le balancier a 27 mm. de diamètre; le point du 
cylindre dont on photographie l'image est à 16 mm. de l'axe. 

Une rotation de 360° correspond à un parcours de 32 * = 10 cm. environ. 

Le grossissement est de 3,5. Une variation de 10° dans l'amplitude 
correspond à un déplacement de l'image de : 



C'est l'ordre de grandeur dés variations de l'amplitude. 

La courbe obtenue dans une des expériences indiquait de grandes 
variations ayant 5 minutes pour périodes, et des variations beaucoup 
plus petites de périodes trois fois plus courtes. 

64. Tolérance de réglage dans les montres civiles. 

Quittons les chronomètres de prix; voyons ce que les horlogers 
considèrent comme normal comme variation d une montre ordinaire. 
Le petit tableau suivant que j'emprunt? à une revue d'horlogerie, fixera 
les idées du lecteur. 



0,1745 X 16 x 3,5 = 9,8 millimètres. 



Montre d'homme. 



Écart en 24 heures. 



Cylindre, qualité inférieure. . . 



1 à 2 minutes. 



— soignée. . . . 



1/2 à 1 — 
1/2 à 1 — 



Ancre qualité inférieure . . . . 
Ancre qualité soignée 



15 



à 20 secondes. 



(Balancier compensé). 



Ancre, pièce de précision . . . 



0 



à 4 



Montre de dame. 



«Cylindre, qualité inférieure. . . 
— . — soignée. . . . 



i 
1 

20 



à 3 minutes, 
à 2 — 
à 2 — 
à 30 secondes. 



Ancre, qualité inférieure . . . . 
Ancre, qualité soignée 




MARCHE DES CURONOMÈ TRES 



127 



Encore s'agit- il d'une montre portée régulièrement et placée toujours 
de la même manière pendant la nuit. 

65. Origine de l'accélération des chronomètres. 

On a beaucoup discuté sur l'origine du coefficient a qui multiplie le 
temps dans l'expression de la marche (§ 59). 

Les uns y voient l'effet d'une oxydation lente du spiral. 

Les autres l'attribuent à une transformation moléculaire séculaire qui 
est probable; un corps chauffé à haute température et refroidi assez 
vite (c'est-à-dire toujours plus ou moins trempé), n'est pas dans un état 
stable; il y a faux équilibre au sens que Dûhem a défini. 

Quelques horlogers attribuent l'accélération à l'épaississement /des 
huiles qui diminue l'amplitude des oscillations et exagère l'effet de 
l'échappement sur la période. Évidemment cette explication ne vaut 
que si l'échappemeni produit une avance aux petits arcs (§ 6). 

A l'époque où l'on discutait le phénomène, on n'avait que des idées 
rudimentaires sur les modifications spontanées de l'état physique des 
solides. Des expériences systématiques seraient nécessaires pour 
élucider la question. Il semble d'abord qu'il suffise de mettre des 
huiles fraîches pour voir si le chronomètre reprend sa marche initiale. 
Malheureusement il est rare que le nettoyage (qui implique toujours 
un démontage) ne change pas les « constantes » de la formule. 



66. Rappel des définitions. Position du problème. 

1° — La marche du chronomètre est la quantité dont il avance par jour 
de temps moyen. S'il retarde, sa marche est négative 1 . 

La différence entre l'heure que marque le chronomètre et l'heure 
actuelle de temps moyen de Paris, est Vélat absolu du chronomètre. 
C'est la quantité à retrancher de l'indication pour avoir l'heure de 
Paris. Si la marche est positive, l'état croit. On a la formule : 



c 0 est l'état initial, e, est l'état final, T est le temps (en jours) qui s'est 
écoulé entre le commencement et la fin de l'observation, m est la 
marche moyenne, calculée nous allons voir comment. 

La détermination du point où l'on se trouve, suppose qu'au moment 
de l'observation, on connaît l'heure de Paris (plus généralement 
l'heure du méridien origine pour lequel les tables sont calculées) : la 

t. Le lecteur n'oubliera pas que la convention inverse est souvent posée. Il importe 
peu, le changement de tous les signes ne présentant aucune difficulté. 



Emploi des chronomètres à la mer 
et dans les explorations. 



e i = e 0 -hmT. 
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quantité indispensable est donc l'état absolu. Le temps T est toujours 
connu avec une approximation suffisante (à quelques minutes près, 
pour préciser); le problème se ramène donc à calculer la marche 
moyenne. 

2° — Ces définitions rappelées, montrons sur un exemple comment 
on détermine de jour en jour l'état absolu. L'hypothèse suivante est 
celle qu'on-fait ordinairement dans la marine marchande. 

Posons que la marche est une fonction linéaire du temps / et de la 
température 6 : 



l 0 et ô 0 sont une époque et une température arbitrairement choisies 
pour lesquels Iâ marche est m 0 par hypothèse. 

La marche dépendant linéairement de la température, on calcule sa 
variation en prenant la température moyenne. Dans la marine de 
commerce, on admet que la température de l'armoire des chronomètres 
vers 9 heures du matin est la température moyenne de la journée. 
Quand une précision plus grande paraît nécessaire, on prend les tempé- 
ratures 6 toutes les quatre heures, aux changements de quart. 

On additionne les six températures obtenues. 

Pour avoir la température moyenne, on divise la somme par 6. 

Les coefficients a et 6 étant connus par hypothèse, on a ce qu'il 
faut pour calculer la variation de l'état dans l'intervalle qui s'écoule 
entre deux indications quelconques du chronomètre. Le calcul repose, 
comme on va le voir, sur l'hypothèse que la marche est toujours petite, 
de Tordre de 10 secondes pour préciser. 

5° — Par exemple on a trouvé que l'état e 0 du chronomètre était 

5 h 21 m 45 8 ,0, 

le 3 janvier à4 h 33 m 23 s du chronomètre. On demande quel est son 
état le 4 janvier à 5 h 35 m 26% c'est-à-dire après qu'il s'est écoulé 25 h 2 m 3 8 . 

On sait qu'à 15° la marche est de 3 9 ,7o. Le coefficient 6 vaut 0%25. 
Enfin la température moyenne pour l'intervalle considéré est de 18°,3. 

L'excès de la température moyenne sur 15° est donc de 3°, 3. 

D'où par hypothèse un accroissement de la marche de : 



m = m 0 -ha(t — t 0 )-hb{Q —\). 



0 9 ,25x3,3 = 0 s ,83. 



La marche devient : 



3 s ,75 4-0 a ,83 = 4 s ,58. 



Mais l'intervalle considéré vaut : 



25 h 2 m 3 8 = 



1,043 jour environ. 



L'état a donc cru de 4,58 x 1 ,043 = 4 S ,78. 
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Il est donc : 

5>i 21 m 45 8 ,0 -f- 4 8 ,8 = 5 h 21 a 49 8 ,8. 

C'est ce qu'il faut retrancher à l'indication du chronomètre pour 
avoir l'heure de Paris, quand le 5 janvier il marque 5 h 35 m 26 8 . 

Nous supposons que la marche à 15° est 3 S ,75. Elle varie, pour cette 
même température, en raison du coefficient a qui n'est pas nul. 

Posons qu'il vaut 0 8 ,01. Le 30 juin par exemple la marche passe de : 

3%75 à 3 8 ,75-l-0 8 ,30 = 4 8 ,05. 

C'est avec cette marche que nous calculerons alors la variation de 
l'état dans un intervalle assez court. 

Tout ceci est très simple à la condition d'avoir les valeurs numériques 
de a et de 6, et de déterminer avec assez de précision la température 
moyenne. Pour ne pas risquer de grossières erreurs, il est bon de 
calculer l'état absolu de jour en jour et d'une manière systématique. 

Mais en théorie rien n'empêche de faire le calcul en bloc, à partir du 
temps / 0 . 

L'état e i en fonction de l'état e 0 à cette époque / 0 , est donné par la 
formule : 

e i = e 0 +[m 0 + ^(t-t 0 )-+-b(e- ô 0 )] ( f - / 0 ) ; 

6 est la température moyenne qui correspond à tout l'intervalle 
/-/ 0 . 

G7. Formule de Lieussou. 

p — La question de l'emploi des chronomètres est complètement 
bouleversée par la télégraphie sans fil. Ou coup une multitude de 
mémoires et de discussions sont devenus parfaitement inutiles, et Dieu 
sait combien d'encre le transport des chronomètres a fait couler! En 
effet de deux choses l'une. Ou bien il s'agit de navigation à voile; est-il 
bien nécessaire de montrer que les capitaines ont mieux à faire que de 
contempler leur chronomètre? Ou bien il s'agit de grands paquebots et 
de navires de guerre : sans calcul la télégraphie sans fil leur permet 
d'avoir l'état de leurs chronomètres au moins une fois par jour, plusieurs 
fois, si besoin est. Les méthodes compliquées sont devenues d'autant 
plus inutiles que simultanément on a perfectionné la compensation pour 
la température et supprimé Terreur secondaire. 

Il est donc aujourd'hui suffisant d'admettre la variation linéaire par 
rapport au temps et à la température. 

2° — La formule de Lieussou revenant à chaque instant dans les 
mémoires, le lecteur sera content que j'en dise quelques mots. 

Elle consiste à donner à la marche l'expression : 

m = m 0 -f- a t -+- c (6 — ô) 2 = fi 4- at -h 6 6 -f- c 6* ; 

il, 9 
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on pose : , 

Le problème est de déterminer les quatre paramètres de la formule. 
On observe les marches aux quatre temps f lf t , * 3 , / 4 , pour les tempé- 
ratures e t> 6 tl 6 31 6 4 . On possède ainsi quatre équations. Voici la première : 

Résolvant ces équations on trouve aisément : 

[(6 t -h %) — (0, + 0 4 )] c = M t - M 3 , 

en écrivant : 

m^m-a^-t,) M m, -m - a« a - / 4 ) . 

La méthode usuelle de calcul consiste à négliger d abord le coefficient 
a, ce qui est permis si les observations sont assez rapprochées. 
Von peut encore introduire pour a une valeur approximative. 

L'équation précédente donné donc c. 

On tire alors 6 de Tune des équations : 

6 = M 4 — c(e t + «J = M 3 -c(G 3 -+-Ô 4 ). 
Enfin la température 0 dite de réglage est donnée par la relation : 

— 2c0= 6. 

La valeur de a se tire de la comparaison de deux marches isothermes, 
c'est-à-dire obtenues à la môme température, mais pour des époques 
suffisamment distantes. 

3° — L'expérience montre que si Ton s'est arrangé de manière que 
la marche soit la même à 0° et 30° (6 = 15°), le chronomètre avance 
pour les températures intermédiaires; il retarde pour les températures 
non comprises dans cet intervalle; l'avance et le retard sont pris par 
rapport aux marches égales à 0° et 30°. La courbe figurative des 
marches a l'allure que représente la figure 77. 

11 revient au même de dire que le coefficient c est négatif, la marche 
avance étant considérée comme positive. Par rapport à la température 0, 
le chronomètre retarde au chaud et au froid. Quand le chronomètre 
obéit à la formule de Lieussou, la constante la plus importante à con- 
naître est la température 0 au voisinage de laquelle les variations de 
température ont une importance négligeable. 

4* — Ce serait une erreur grossière que de s'imaginer les coefficients 
déterminables une fois pour toutes par une expérience de laboratoire. 
Les constantes sont à ce point variables que dans la marine de guerre on 
laissait à l'officier des montres le soin de les déterminer à chaque 
campagne. 
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L'expérience a montré qu'il est imprudent de se fier aux marches 
v d*un chronomètre dont les huiles ont plus de trois ans. On nettoie donc 
les chronomètres tous les trois ans, on leur met des huiles neuves. On 
ne modifie en rien les pièces qu'on se borne à démonter et remonter; 
l'expérience montre pourtant qu'en général le nettoyage change les 
paramètres de la formule représentative des marches (quelle qu'elle 
soit). D'autre part il est impossible de déterminer ces paramètres par 
une expérience de laboratoire où l'on fait systématiquement passer le 



chronomètre du froid au chaud et inversement, la loi de variation de 
la température par rapport au temps ayant une influence incontestable. 
Bref en toute rigueur les paramètres d'une formule représentative des 
marches (quelle qu'elle soit) varient lentement mais constamment, au 
point qu'il est plus sûr d'utiliser des paramètres déterminés grossière- 
ment mais depuis peu, que des paramètres ayant une allure scientifique, 
mais déterminés depuis longtemps ou encore par des expériences 
in vitro s'écartant beaucoup des conditions ordinaires d'emploi. 

L'ofQcier des montres utilisait donc toutes les relâches, toutes les 
comparaisons possibles avec des horloges réglées pour construire 
(sous sa responsabilité) une formule représentant les marches. 

Il doit bénir la T. S. F. qui lui enlève ce souci : ce devait être un 
fichu métier que celui d'officier des montres! 

68. Emploi des formules. 

1° — Le nombre des formules proposées est considérable; on a donné 
pour le calcul de leurs coefficients des méthodes très ingénieuses dont 
le paragraphe précédent fournit un exemple. 



Avances 




Tçjupcp&lwes $ 



fieiards 



Fig. 77. 
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A ce sujet je trouve utile de résumer une note de l'amiral Mouchez 
qui fait justice de tout ce fatras analytique. 

Les formules ne peuvent établir une régularité là où elle n'existe pas/ 
Elles ne peuvent déterminer une courbe que si cette courbe est régu- 
lière, susceptible d'une définition mathématique, mais pour la détermi- 
nation de laquelle on ne possède qu'un certain nombre d'observations 
plus ou moins erronées. Il est alors naturel de recourir aux formules 
d'interpolation pour corriger ces observations les unes par les autres, 
en faisant passer la courbe par la position qui rend minima la somme 
des carrés des erreurs (par exemple). 

Le problème se pose tout différemment pour les chronomètres. Les 
observations sont ici parfaitement exactes, puisqu'on détermine à quel- 
ques dixièmes de seconde près, les états absolus (par comparaison avec 
une horloge réglée), tandis que les écarts accidentels de marche des 
ehronomètres sont supérieurs à ces limites. On n'a donc pas le droit 
d'altérer les observations pour les adapter à une courbe imaginaire 
qui na pas d'existence, ne représente rien de réel et ne saurait par 
suite avoir quelque utilité. 

En définitive avant de calculer des paramètres nombreux à partir 
d'un certain nombre d'observations, il faut se demander si le travail a 
chance de représenter quoi que ce soit de réel. La formule de Lieussou 
contient quatre paramètres qu'il est analyliquement possible de déter- 
miner à partir de quatre comparaisons avec des horloges réglées. Reste 
à savoir si l'oiy peut ensuite compter sur les résultats de la formule pour 
représenter les marches, et quelle approximation donneront ces calculs 
toujours longs et compliqués, 

Car il ne faut pas l'oublier. Supposons calculée la formule. A partir 
du moment où elle cesse d'être linéaire, les températures moyennes ne 
sont plus suffisantes. Pour appliquer la formule il faut connaître la loi 
complète des températures; ce qui n'est possible qu'avec un officier des 
montres passant toute sa vie à observer et soigner ses chronomètres. 
Elle n'a môme de sens que s'il opère simultanément au moins sur trois 
chronomètres, seul procédé pour reconnaître les sauts, les arrêts et 
autres caprices de ces intéressantes machines. 

2° — J'insiste parce qu'il s'agit d une question générale de méthodo- 
logie scientifique : le débat est entre le théoricien qui ne sort pas de son 
cabinet et à qui ne coûte rien d'écrire une série de Taylor quil n'appli- 
que pas, et le praticien qui ne veut pas qu'on l'embête par des calculs 
dont l'usage lui montre la parfaite inutilité. v 

Le problème pratique est aujourd'hui résolu par la télégraphie sans 
fil dont l'application se généralise et qui fournira bientôt l'heure 
(exacte à une fraction de seconde près) en tous les points du globe et 
plusieurs fois par jour. 

Dans une campagne d'exploration, il sera toujours plus simple de se 
faire envoyer l'heure par le poste de TSF le plus voisin (la réception 
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des signaux n'exige qu'un matériel d 'installation extrêmement facile) 
que de faire sur son chronomètre des calculs parfaitement illusoires 
pour des appareils portés et qu'on ne peut entourer des soins coutumiers 
sur les navires. 

Au resle, l'extrême précision dans la connaissance de l'état absolu 
n'est utile que pour la détermination scientifique des longitudes. Leur 
détermination pratique, à l'approximation nécessaire pour la navigation 
n'exige heureusement pas ce luxe de précision : une erreur d'une 
minute de temps dans l'état correspond à une erreur maxima de 
15 milles = 27,9 kilomètres à l'atlerrisage. 

Ce qui n'a guère d'importance quand le temps est clair : j'en ai vu 
d'aussi fortes, et sur des traversées de France en Algérie (les comman- 
dants ne s'en vantent pas). 

Mais s'il est bouché, il importe peu que le chronomètre donne 
exactement l'heure puisque les observations astronomiques sont 
impossibles. 

69. Explorations à terre. 

1<> — Une conséquence de ce qui précède est qu'en général dans un 
voyage d'exploration à terre, il n'est possible de calculer les longitudes 
qu'après coup, au retour, en déterminant la marche moyenne par la 
comparaison des états au départ et à l'arrivée. 

Connaissant les températures moyennes de jour en jour, admettant 
un coefficient, approché pour la température, on parvient avec un peu 
de flair à répartir la variation d'état entre les différents jours. On déter- 
mine ainsi les longitudes avec une précision plus que suffisante pour 
la pratique et l'établissement d'une carte à petite échelle. 

La seule condition essentielle d'une telle opération est d'emporter au 
moins trois chronomètres. La correction de température manquant 
d'exactitude, les trois chronomètres fournissent, pour un même lieu, 
des longitudes différentes. On s'efforce de choisir les coefficients de 
correction de manière qu'elles diffèrent le moins possible; en définitive 
on prend la moyenne des résultats ainsi obtenus. 

J'ai sous les yeux un Manuel de l'Explorateur qui dit avec beaucoup 
de raison : « Il faut être très réservé quant aux corrections à apporter 
à la marche moyenne ». Voilà le bon sens : après la lecture des mémoires 
sur les formules de Lieussou, Villarceau et consorts, c'est un plaisir de 
rencontrer une phrase aussi sensée. 

2° — Ce même Manuel recommande avec raison de déterminer tous 
les jours, autant que possible à la même heure, la différence des indi- 
cations des chronomètres. 

" Soit pour le premier jour A l'indication, E a l'état de l'un d'eux; soit 
B, Eft, l'indication et l'état de l'autre. 
On a par définition pour l'heure de Paris : 

H=A-E a =B — E b . 
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Le lendemain à la même heure, les états seront devenus ? 



E a -Km, 



On a la relation : 



H' = A' — E« — m* = B' — Et — ffi^. 



Retranchons ces équations : 

A — A'-+-m« = B — B' + jn», m a — m b = (B — A) — (B' — A'). 

On détermine ainsi de jour en jour la différence des marches. Si rien 
d'accidentel n'arrive aux chronomètres, on doit obtenir des nombres 
quasi constants, régulièrement variables si la température varie beau- 
coup et agit de manières très différentes sur les deux instruments. 

On est donc immédiatement prévenu des sauls ou arrêts. 

Si Ton possède trois chronomètres, il est possible de déterminer 
celui dont il faut se méfier, dont en tous cas les indications doivent 
être négligées pour le jour qui vient de s'écouler. 

Avec deux chronomètres seulement, il est impossible de déterminer 
le coupable. 
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RÉGLAGE DES CHRONOMÈTRES 

70. Description générale du régulateur. 

Avant de commencer notre discussion, rappelons comment se présen- 
tent les pièces dont nous allons parler. 

Le lecteur est prié d'ouvrir sa montre et d'en regarder l'intérieur. 

Le régulateur est monté entre la platine d'avant de la montre et un 
pont qu'on appelle le coq. Le coq possède une oreille 0 destinée à porter 
le piton dans lequel l'extrémité extérieure du ressort spiral régulateur 
est fixée par une goupille. La longueur utile du spiral est déterminée 




Fig. 78. 



par la raquette qui porte deux goupilles voisines entre lesquelles passe 
le spiral (pour le rôle de la raquette, se reporter au paragraphe 117 du 
tome I). 

Le balancier est monté jsur un arbre dont les extrémités (pivots) rou- 
lent dans des crapaudines creusées dans le plateau et dans le coq. 

Dans les pièces de précision, cqs crapaudines sont en rubis sertis 
dans le métal. 

Sur l'arbre du balancier est une virole, petit cylindre de laiton coupé 
dans lequel l'extrémité intérieure du spiral est fixée par une goupille. 
La virole est chaussée à frottement sur l'axe, de manière qu'on puisse 
aisément en régler l'azimut. Elle est représentée très grossie à droite 
de la figure 78. 
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Effets de la pesanteur et du magnétisme. 

71. Réglage des chronomètres dans les positions verticales et 
inclinées. 

C'est un amusant problème à rapprocher des oscillations dissymé- 
triques (§ 110 du tome I). 

1° — Il est difficile de mettre le centre de gravité du balancier exac- 
tement sur son axe de rotation. D'où suit que, dans les positions incli- 



na/? 




Fig. 79. 



Fig. 80. 



nées, le couple dû à la pesanteur s'ajoute algébriquement au couple dû 
à l'élasticité du spiral. Quand Taxe du balancier est horizontal, la 
marche dépend de l'azimut de la montre; nous nous plaçons dans 
ce cas. 

Soit e l'angle que fait avec l'horizon la droite OG qui, située dans le 
plan vertical, joint le centre de gravité à Taxe de rotation, quand le 
ressort passe par sa forme d'équilibre (fig. 80). 

L'équation du mouvement devient : 



d 2 Ô 



1 -^p- -f- C 6 -\-p\ sin(0 -+- e) = 0; 



(1) 



I est le moment d'inertie du système, C la constante qui caractérise le 
ressort, p le poids du balancier, X la distance 0G du centre de gravité 
à Taxe de rotation. 

L'oscillation est à peu près sinusoïdale; on a sensiblement : 



ô=z ô 0 sinw/, 



Iu 2 = C. 



Nous pouvons considérer le couple /)Xsin(6-he) comme une pertur- 
bation et appliquer la formule du paragraphe 171 du tome I. 
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Pour le changement dans la durée d'oscillation produit par le couple 
F agissant pendant le temps dt, nous avons trouvé : 

ST = -çp FOdt = -g— 6 sin (0 4- e) .<//. 

D'autre part : 

d8 = u>6 n cos<o t.dt: dt = , io = -^— , 

0 eu V 0 o 2 — 0 2 T 

5T pX esin(e-f-e) rf0 
T 2ttC6 2 V — 62 

La variation de la période est donnée par une quadrature. 
2° — Une remarque simplifie le problème. 

Développons sin(O-he). Nous sommes ramenés aux quadratures : 
8 sin 6 JA r 0cos6 ^ 



/ QsinQ ^ Q /* QcosQ 



En raison de ce qu'il exprime, le radical est toujours positif. 
Nous devrons intégrer entre ±% et doubler le résultat. 
La seconde intégrale est nulle comme contenant des^éléments deux 
à deux égaux et de signes contraires. 
Bref rallongement relatif de la période se réduit à : 

AT _ 2 pXcose 
T 

Ainsi pour une amplitude ô 0 donnée, le phénomène est périodique; il 
dépend de cos e. Le retard ou l'avance sont maxima quand le centre de 
gravité est sur la verticale. pour la forme d'équilibre du ressort ; il est 
nul quand le centre de gravité est dans le plan horizontal passant par 
l'axe. Une rotation de 180° change le retard en une avance, sans en 
modifier la valeur absolue. 

3° — Reste à calculer l'intégrale. Une intégration par partie donne : 



IpXcose r*° 8sinQ ^ 



ôsinô.rfô 



= d[ — — 6 2 sine] -h V Go — ô 2 .cosO.c/0. 



si ej — e 2 

La différentielle exacte intégrée entre 0 et 0 o s'annule. 11 reste : 
AT 2pXcose /••• ,-i — 7T t », 

On peut développer cos8 en série; les intégrations sont faciles. 
On a entre les limites fixées : 

J v/lT^T* de = -J «*, f ¥ do = — «t 



«5 

IU . 

fi 



• 6 2 cf0z=-g î 6S, etc. 



AT pXcose [ _ h* Jtf 

~T~~ 2C [ 8 384" 
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En raison de son manque de convergence, cette formule ne convient 
pas aux grands arcs. Elle nous apprend que la variation de période est 




Fig. 8t. 

indépendante de l'amplitude pour de très petits arcs et qu'elle dépend 
ensuite de l'amplitude suivant un terme en ô 0 f (fig. 81). 
Pour de très petits arcs, on a : 

AT DXcose 
T"- 2G ' 

formule facile à retrouver à partir de l'équation différentielle (1). 
Elle devient : 



I 



d*0 



• (C -+- p\ cose)0-f- pi sine =0. 



D'où pour la période : , 



4° — Tant pour éviter les développements en séries qui ne conver- 
gent pas, que pour faire un calcul numérique intéressant, cherchons 
directement la valeur de l'intégrale. Prenons n ordonnées équidistantes. 
On a : 

« Il y* 3 * • cos9 - de =iS\/ 1 -(^) ï - cose - 
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Le radical vaut 1 pour 6 = 0; il vaut 0 pour ô = ô 9 . Faisons rc = 12, 
calculons les valeurs correspondantes du radical, c'est-à-dire ses valeurs 
ô 0 

pour 6 = 0, 6 = -j^-, ô = 2^|-, Nous trouvons : 



Odz. 


1,000 


0 = 4dz. 


0,943 


0 = 8 dz. 


0,746 


i 


0,996 


5 


0,909 


9 


0,662 


2 


0,986 


6 


0,866 


10 


0,553 


3 


0,968 


7 


0,812 


11 


0,400 



Ghoissons Tare 6 6 , 180° par exemple. Divisions en 12 parties de 1&°, 

prenons les cosinus des angles 0, 15, 30, Multiplions-les par les 

quantités ci-dessàs trouvées, additionnonsles produits et divisons par 12. 

On trouve ^insi : 

0 o = 0 90° . 180° 270° 360° 

A(6 0 ) = l 0,609 0,191 —0,054 — 0,013 

En définitive l'avance relative est représentée par la formule : 

AT _ pXcoss . , . 
—y- — — — ^ °'' 

les quantités A sont données par la fig. 81 jusqu'à 6 0 = 360° = 6,28. 

L'avance s'annule pour un angle voisin de 230°, c'est-à-dire pour un 
arc total d'oscillation voisin de 460°, un peu plus d'un tour et quart 
(360 -f- 90 = 450°). Effectivement c'est l'angle ordinairement choisi 
pour les chronomètres de marine. 

5° — Ce qui précède, légitime la méthode de réglage à laquelle les 
horlogers sont parvenus en tâtonnant. 

Faisons varier l'azimut e du chronomètre. 

Déterminons celui pour lequel l'avance est maxima. 

Si les arcs sont petits, on a : A (6 0 ) > 0, e <0 : le centre de gravité 
est au-dessous de l'axe de rotation, dans la verticale de celui-ci. Effec- 
tivement les horlogers ont reconnu que pour de petits arcs, il faut 
diminuer de poids le bas du balancier, l'azimut du chronomètre étant 
tel que l'avance soit maxima. 

Si les arcs sont supérieurs à 230° et inférieurs à 360°, ou : A (6 0 ) < 0. 
Quand l'avance est maxima, on a par suite e = 180°. Pour corriger 
l'irrégularité il faut diminuer de poids le haut du balancier, l'azimut 
du chronomètre étant tel que l'avance soit maxima. 

Pour déterminer la marche moyenne dans la position verticale ainsi 
que pour faire la correction qui vient d'être expliquée, les horlogers 
déterminent la marche en plaçant successivement en haut les chiffres 
du cadran 12 h., 3 h., 6 h., 9 h. 

Ils additionnent les résultats et prennent la moyenne; ce qui est légi- 
time en vertu de l'égalité : , 

cose -h cos (s -f- 90°) -h cos (e -f - 180°) -h cos (s -f- 270°) = 0. 
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Ils éliminent ainsi le terme qui correspond à l'excentricité du balan- 
cier. Il serait aussi légitime de faire n observations avec rotation de 
l'angle 360 : n après chaque observation. 

Pour corriger l'excentricité du balancier, on peut imposer à la 
montre successivement et régulièrement tous les azimuts, eh la faisant 
tourner lentement autour d'un axe horizontal. 

Le régulateur à tourbillon de Bréguet procède de la même idée. 

C'est beaucoup de complication. 

6° — Il suffit de regarder le ressort spiral plat d'une montre pour 
constater qu'iV ne se développe pas concentriquement. Donc à supposer 
que, dans la forme d'équilibre, le centre d'inertie du spiral soit sur l'axe 
du balancier, il n'y reste pas pendant la déformation. 

D'où une variation heureusement petite de la période, variation qui 
dépend de l'azimut t. 

72. Échappement à tourbillon, à carrousel. 

Pour neutraliser les défauts de centrage du balancier, on a eu lingé- 



fixe. La roue R en tendant à faire tourner la cage, tend donc à faire 
tourner le pignon P'. La cage ne cède au couple qui est exercé sur elle, 
qu'autant que tourne le pignon P', c'est-à-dire que fonctionne l'échap- 
pement. 

Supposons que le balancier fasse 300 battements à la minute et que 
la roue d'échappement ait 30 dents, cette roue fait donc 5 tours à la 
minute. Prenons les diamètres du pignon P' et de la denture sur 
laquelle il engrène, comme 1 et 5 : la cage fait un tour à la minute. 
Nous pouvons monter sur elle l'aiguille des secondes. 

Ceci posé, plaçons le chronomètre immobile dans le plan vertical. 
Pendant l'intervalle d'une minute, la verticale correspond successive- 
ment à tous les diamètres du balancier. Celui-ci peut donc être excentré 




nieuse idée de le faire tour- 
ner : d'où Yéchappement à 
tourbillon que son prix et ses 
avantages problématiques ont 
réduit au rôle de curiosité 
historique. 



L'échappement est monté 
dans une cage dont l'axe 
porte un pignon P. La roue 
R du mouvement tend à faire 
tourner la cage. 



Fig. 82. 



L'axe de la roue d'échap- 
pement est monté entre les 
joues de la cage. Il pôrte un 
pignon P' qui engrène avec la 
denture intérieure d'une roue 
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sans que la période moyenne du chronomètre dépende de son azimut 
dans le plan vertical. Il avance pendant la moitié de la minute, il 
retarde d'autant pendant l'autre moitié, et cela d'une quantité qui 
dépend de son azimut. 

L'expérience montre que, somme toute, on ne gagne, à l'emploi de 
ce système « perfectionné », que des frais considérables d'établisse- 
ment. C'est ingénieux mais beaucoup trop compliqué. 

Au reste il ne présente aucun intérêt pour les chronomètres de bord 
qu'il suffit de tenir à plat sur un cardan. 

Les échappements à carrousel sont construits sur les mêmes prin- 
cipes. Mais l'échappement ne fait plus qu'un tour à l'heure; sa cage 
est montée sur la roue de centre. Est-il besoin de démontrer qu'avec 
une rotation aussi lente toute compensation est impossible? La marche 
est livrée au hasard des changements de position dans la poche du 
porteur. 

73. Chronomètres aimantés. 

î° — L'expérience montre que les chronomètres aimantés par la mise 
accidentelle dans un champ intense, s'arrêtent fréquemment. 

Le magnétisme peut amener un surcroît de frottement. 

Mais on s'efforce de ne pas mettre en contact deux pièces d'acier. Si 
les pignons sont en acier, les roues sont en laiton. D'autre part les pivots 
tournent dans du laiton ou dans des rubis. Dans ces conditions il ne 
semble pas que les arrêts soient dus à l'augmentation de l'adhérence. 
En tous cas si la montre .marche 24 heures, il n'y a pas de raison pour 
qu'elle nê marche pas indéfiniment, le remontage replaçant les pièces 
dans leurs positions relatives initiales. 

Plus vraisemblablement les arrêts sont dus à l'attraction des poussières 
magnétiques qui viennent coincer les engrenages ou les pièces très 
mobiles de l'échappcmenl. La preuve en est qu'après un ou deux 
nettoyages, la montre aimantée ne s'arrête plus, à la condition qu'on la 
tienne close. Bien nettoyée elle possède une marche diurne aussi 
constante que le comporte son mécanisme. 

2° — La montre aimantée présente des anomalies de marche qui 
tiennent au champ extérieur. L'expérience montre que la marche d'une 
montre posée sur un support horizontal et qu'on oriente successive- 
ment dans une -série d'azimuts e, possède des marches qui satisfont 
à la formule : 

m = m 0 -h m i cos (e — e 0 ). 

Ces variations régulières viennent de l'aimantation du spiral et du 
balancier, et de l'action du champ magnétique terrestre quasi uni forme 
et peu intense. 

L'ordre de grandeur du paramètre m i peut être de l'ordre de 
10 secondes; d'où une variation de marche de 20 secondes dans 
deux certains azimuts différant de 180°. 
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L'angle e 0 détermine la direction de l'aimantation. 

Si Ton s arrange de manière à annuler le champ extérieur (par un 
barreau conpensateur ou par une enveloppe de fer d'épaisseur suffi- 
sante), la marche redevient indépendante de l'azimut. 

Il est naturel de comparer ces effets à ceux d'un décentrement du 
centre d'inertie du balancier, puisque le champ produit sur. un côrps 
aimanté un couple de môme forme que la pesanteur sur un corps 
pesant. La théorie du paragraphe précédent s'applique donc sans y rien 
changer; en particulier, il faut donner à l'amplitude des oscillations 
un angle voisin de 230° 

5° — Je trouve d'intéressantes observations k ce sujet dans un 
mémoire de Fisher (1820). 

Il faisait un voyage au Spitzberg. Neuf chronomètres dont les mar- 
ches avaient été déterminées à terre, avant le départ de Londres, se 
mirent tous à avancer (marche accrue) quand ils furent sur le navire; 
autrement dit, leur avance diurne était accrue, leur retard diurne était 
diminué. 

D'où résultait que les terres rencontrées étaient reportées à Vouest 
quand on calculait leur longitude avec la marche déterminée à Londres, 
et d'autant plus que le temps écoulé depuis le départ augmentait. 

Par exemple, le 21 juin 1818 un certain lieu paraissait avoir la longi- 
tude 10° 35' 27" E. ; le 31 juillet sa longitude était devenue 10° 15' 37" E. ; 
d'où un déplacement fictif du sol de 20' vers l'ouest en cinq semaines. 
Le chronomètre avançant, on se croyait à une heure plus tardive que 
la réelle : on devait se croire plus à l'ouest, la longitude étant déter- 
minée d'après une heure de Londres fausse par excès. 

Une occasion se présenta de descendre les chronomètres à terre : 
l'accélération fut supprimée. Si alors on utilisait les marches (trop 
grandes) déterminées en mer, de jour en jour le lieu paraissait 
rétrograder vers Forient. La rétrogradation fut de 18' 24* en quinze 
jours. 

Le phénomène de l'avance des chronomètres à la mer a été souvent 
observé. Fisher lui attribue une erreur de 90' commise par Phillips sur 
la longitude de la côte ouest du Groenland : comme on voit, les erreurs 
ne sont pas méprisables. 

Remarque curieuse : le chronomètre descendu à terre prend parfois 
immédiatement sa marche normale ; parfois il ne la reprend qu'au bout 
de quelques jours. Pour les divers chronomètres de Fisher, la différence 
des marches bord-terre variait de 0 à 10 8 . 

Fisher attribue le phénomène à l'action des fers et aciers du navire, 
sur l'anneau d'acier du balancier. On exagère le phénomène en plaçant 
sur une table une montre à plat et un aimant radial dont l'un des pôles 
est en face des chiffres 3, 6, 9, 12. Si la distance de l'aimant à la montre 
est petite, la marche diurne peut atteindre une heure. L'expérience très 
facile est intéressante. 
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73 bis. Désaimantation. ^ 

Pour désaimanter un chronomètre on ne connaît que la méthode 
suivante. On le place dans un champ au moins aussi fort que celui qui 
Ta aimanté; on l'éloigné peu à peu jusqu'en un point où le champ est 
nul, en le faisant constamment tourner. 11 est donc soumis à un champ 
décroissant jusqu'à zéro, dont l'azimut relatif varie un grand nombre de 
fois de 0 à 360. Le chronomètre s'aimante donc successivement dans 
tous les azimuts, mais l'intensité de cette aimantation décroît jus- 
qu'à zéro. 

On construit des appareils dans lesquels un mouvement d'horlogerie 
fait tourner rapidement un aimant. On place la montre d'abord près 
de l'aimant qu'on laisse tourner pendant quelques tours; puis on 
l'éloigné peu à peu jusqu'à une distance telle que le champ de l'aimant 
y devienne nul. Naturellement l'aimant ne doit cesser de tourner que 
„ lorsque la montre est loin de lui. 

Au lieu de démagnétiser, on peut éviter de magnétiser. Pour cela on 
on a proposé d'enfermer la montre dans une boîte de fer ou de l'en- 
tourer d'un anneau de fer. 

Je ne puis insister sur le mécanisme de la désaimantation qui est 
complexe. Aussi bien la lecture des travaux sur le sujet montre des 
contradictions. Tant s'en faut qu'on parvienne toujours à désaimanter; 
il arrive qu'on désaimante la montre en bloc, sans en désaimanter les 
pièces; ce que prouve le démontage. L'azimut dans lequel il faut placer 
la montre, n'est pas indifférent. Bref c'est au petit bonheur qu'on opère 
et ça réussit quand ça veut. 



Le travail de Phillips est capital. Malheureusement la question est 
ordinairement traitée en dépit du bon sens par des gens qui n'ont pas 
compris le mémoire original, à supposer qu'ils aient pris la peine de le 
lire. Elle contient deux problèmes très différents : un problème de 
géométrie quasi élémentaire, un problème de mécanique assez délicat. 
Nous allons déblayer la question géométrique, après quoi nous expli- 
querons la question mécanique. 

74. Problème sur la déformation des courbes. 

1° — On donne une courbe AED (fig. 83). Elle est encastrée au point 
A; c'est dire qu'on fixe le point A et la tangente en ce point. 

La courbe étant donnée, on connaît son rayon de courbure p 0 en un 
point E quelconque. 

C'est une fonction de l'arcÂE = s, qui définit le point E sur la 
courbe. 



Isochronisme par les courbes terminales. 
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Nous déformons la courbe en modifiant de la mên\e quantité le rayon 
de courbure en chaque point. Nous posons donc : 



1 1 

= A = Constante. 



(i) 



Étudions ce qui résulte de cette déformation. 

Pour fixer les idées, prenons le cas particulièrement simple où le 
rayon p 0 initial est le même tout le long de la courbe : c'est donc un 




Fi?. 83. 



arc de cercle. Par hypothèse après déformation la courbe reste encore 
un arc de cercle. 

Cherchons l'expression des coordonnées d'un point quelconque E. 
Au point E menons la tangente Ee; soit 0 o l'angle qu'elle fait avec 
Taxe Ay. Après déformation, la tangente devient EV; l'angle devient 6. 
On a évidemment : 

s = ?A=? ( >- 

A v i — cosô f. sinô 

x — p(i — cosô) —s g , f/ = csinO = s — ^ — 

Pour p = x , 0 = 0, on a : x = 0 t y = s. 

La courbe se confond avec Taxe des y. 

Pour p = 0, 9 = x, on a: x=0, f/ = 0; 
le point A est asymptotique. 

Je laisse au lecteur le soin de tracer la trajectoire du point E : la 
courbe est intéressante. 
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2° — Voici maintenant le point sur lequel j'attire son attention. 
Appelons 0 O , 0 P X, Y, les caractéristiques de l'élément terminal D. 
SoiiL la longueur de la courbe. Nous avons : 



L= Po e o = ? 0. 




Fig. 84. 



minai D, sont complètement déterminées; de sorte que non seulement 
la position du point D, mais encore la direction de la tangente en ce 
point sont définies. 

Si nous voulons que la condition (l) reste satisfaite, nous ne pouvou 
donc pas donner à l'avance la trajectoire DD' du point D, encore 

ii, 10 
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moins cette trajectoire DD' et la direction de la tangente D'o' pour 
le point D' de la trajectoire ; au moins nous ne le pouvons pas> quand 
nous imposons la forme initiale de la courbe AED. 

Mais nous pouvons poser le problème en sens inverse : Est-il possible 
de choisir la courbe AED de manière que le point terminal ait une 
trajectoire DD' donnée à l'avance, que simultanément en chaque 
point D' de la trajectoire la tangente D'o' ait une direction imposée, 
la courbe initiale AED se déformant de manière que la condition : 



soit satisfaite? 

Les deux problèmes de Phillips sont des cas très particuliers de ce 
problème général. 

La courbe que nous déformons, est encastrée en A (fig. 84). 

Elle est encastrée en B sur le cercle de centre O et de rayon r. 

Dans le premier problème on suppose r invariable. On fait tourner 
le rayon OB, ce qui impose au point B une trajectoire circulaire; la 
tangente à la courbe en ce point est toujours normale à OB. 

On demande s'il exite un arc courbe AEDB telle que la condition (i) 
soit toujours satisfaite pour tous ses points. 

La réponse est négative : il n'y a de solution approchée que si A est 
assez petit, si par conséquent la déformation est légère. 

Dans le second problème, on suppose que r varie suivant la loi : 




Il n'y a encore de solution que si A est petit. 

75. Premier problème de Phillips : ressorts plats. 

1° — Au point E de la courbe définie par la variable AE = s, la direc- 
tion initiale de la tangente à la courbe est définie par l'angle 0 o qu'elle 
fait avec Oy (fig. 84). Dans l'état déforme cet angle devient : 



En effet l'angle que font les tangentes aux bouts d'un élément ds 
quelconque, est © 0 dans l'état initial; il est «p dans l'état déformé. On a : 



= A = Constante, 

? Po 



(1) 



0 = 6 o — As. 



(2) 





Mais la tangente au point A étant de direction invariable, l'angle 
dont tourne la tangente en E est : 
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Le signe — dans l'équation (2) est convenable puisque dans la figure 
l'angle 0 o diminue quand la courbure augmente, quand la courbe s'en- 
roule davantage. 

Ainsi la condition (i) revient à écrire que pendant la déformation la 
tangente en un point E de la courbe tourne proportionnellement à sa 
distance au point A d'encastrement 

Soit 0 O l'angle que fait avec Oy le dernier élément B de la courbe dans 
l'état non déformé. Dans l'état déformé cet angle devient : 

© = 0 O -A/; 

/ est la longueur de la courbe. 

De la condition (1) résulte donc immédiatement la condition (2). 

Exprimons maintenant les conditions imposées pour l'extrémité B 
de la courbe. Pour cela, projetons le parcours OBDAO sur les axes. 
Posons OA = o. Il vient immédiatement : 

f l cos (ô 0 — As) . ds = Z — r sin (0 O — A/), 

J ;, (3) 

J sin(6 0 — As).c/s = rcos(0 o — A/). 

Le problème posé n'est soluble que si ces relations peuvent être 
satisfaites identiquement, c'est-à-dire quel que soit A. 
(Test généralement impossible. 

2° — Le problème devient soluble quand A reste petit, quand les 
rayons de courbure en chaque point varient peu. 
Si A reste petit, nous avons : 

cos (O 0 — As\ = cos O 0 H- As sin 6 0 , cos (0 O — Al) = cos 0 O -+- Al sin 0 O , 
sin (O 0 — As) = sin O 0 — As cos 0 0 , sin (0 O — A/) = sin 0 O — Al cos 0 O . 

L'identification donne : 

J^cos<) 0 .</s = o — r sin 0 O , sinb 0 . ds = rços0 o ; 

J sinO o .sc/s = /7cos0 o , — J^cos0 o . sds = rl sin 0 O . 

Les deux premières équations sont satisfaites, puisqu'elles expriment 
les conditions initiales (A = 0) qui sont réalisées par hypothèse. 
Cherchons la signification des deux dernières. On a : 

ds. cosb 0 = — dy, ds. sinQ 0 = dx. 
sdy = d(sy) — yds, sdx = d(sx) — xds. 

si n Ô 0 . sds = [sx] l Q — ' xds , cos % .sds = — [sy][ -h f*y<is • 

[sx][ = l . x 0 = Lr cos 0 ( „ [sy]' {) = ly 0 =lrs'm <-> 0 . 
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D'où enfin : 

J sin0 o .scfs — /rcos0 o = — j*^xds = — /ç = 0, 
j* cos0 o .stfs-Wr sin0 o = ^ yds = lr\ = 0; 

Ç et 7j sont les coordonnées du centre d'inertie du spiral. 

Les conditions posées signifient que le centre d'inertie de la courbe 
coïncide avec le point O. Elles ne peuvent être identiquement satis- 
faites que si la rotation Al du rayon OB est assez petite pour qu'on 
puisse remplacer son sinus par l'arc, son cosinus par l'unité. 

Peu importe alors la forme de la courbe; il suffit que son centre 
d'inertie soit sur l'axe de rotation. 

76. Second problème de Phillips. 

Dans le problème précédent nous posons /• constant. 
Admettons maintenaîH que r varie suivant la loi : 

1 1 A r 0 * » 

dans l'hypothèse que A reste petit. 
Les équations de condition sont encore : 



cos (6 0 — ks)ds = l — rsin (0 O — A/), 



sin (ô 0 — As) ds = r cos (H 0 — A/) ; 

mais r n'est plus une constante. 

Remplaçons /* par sa valeur, développons les sinus et cosinus. 
Identifions en négligeant les termes en A s . Il vient : 

f 1 cos%.ds = Z — r o sin0 o , / sin8 0 .ds = r 0 cos0 o . 
J sin 0 o . sds = r 0 l cos 0 O -h sin H 0 , 

— f cosO o .sds = r o /sin0 o — r*cosW 0 . 
«/o 

Intégrons par. partie comme au paragraphe précédent. Soit encore 
y,, les coordonnées du centre d'inertie de la courbe. 11 reste : 

/7! = rjcos0 o , , = — rjsin0 o . 

D'où : 



v/î' + V=D = -f > --J- = C otg0 o . 

Le centre d'inertie G de la courbe est donc sur une droite OG 
parallèle au premier élément B de la circonférence dans son état 
initial; autrement dit, sur une perpendiculaire à la droite OB qui joint 
le point O au point B où la courbe se raccorde au cercle. 
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La distance UG= D, satisfait à la relation : 

Dl = rl 

Tels sont les deux problèmes résolus par Phillips. Comme on le 
voit, j'avais raison de dire qu'il s'agit d'une géométrie très élémen- 
taire. 

Les équations de condition seposent immédiatement; leur solution 
approchée n'exige que les éléments du calcul différentiel. 

Le mémoire de Phillips n'en reste pas moins capital. Naturellement 
ce que je mets en quelques lignes (sans passer aucun intermédiaire), 
Phillips le délaie de manière à rebuter le lecteur. C'est toujours la 
même rengaine : conserver d'abord ce qu'on efface en définitive. 

Ça fait toujours du papier noirci et ça épate le gogo. 

Présentée comme je le fais, cette « haute » analyse perd de son appa- 
reil majestueux, sans perdre un iota de son utilité. 



77. Ressorts cylindriques. 

/o — Le second problème de Phillips permet de constituer la courbe 
déformée par deux courbes terminales encastrées à l'une de leurs extré- 
mités et satisfaisant aux 
conditions que nous ve- 
nons de dire, et par un 
nombre quelconque (en- 
tier ou fractionnaire) de 
circonférences de rayon 
initial r 0 . 

Par exemple, la cour- 
be complète débute sui- 
vant ABCD (courbe ter- 
minale) ; elle se continue 
par un nombre entier 
quelconque de circon- 
férences DEFGD, parla 
fraction de circonfé- 
rence DFGK, enfin par 
la seconde courbe ter- 
minale KIJ. 

Le point J est fixe 
(piton), le point A est encastré sur un bras qu tourne autour du point 
O (virole). J'ai figuré le point A à la distance r 0 de Taxe de rotation; 
rien n'oblige qu'il en soit ainsi. 

En réalité pour que les circonférences ne se gênent pas mutuelle- 
ment, on les place les unes sous les autres ; la courbe devient une 
hélice, d'où le nom de cylindrique qu'on donne au système. 




Fig. 85. 
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Nous imposons maintenant à la courbe tout entière de se déformer 
suivant la loi : 

— — = A = Constante. 

P Po 

Une des extrémités est fixe et encastrée. L'autre extrémité est égale- 
ment encastrée, mais pour qu'elle se raccorde avec la partie cylindrique 
dont l'enroulement varie, nous devons faire tourner son point d'encas- 
trement autour de l'axe O du cylindre. Peu importe évidemment pour 
le problème géométrique que ce soit le point B de la figure 84 qui tourne 
d'un certain angle, ou que ce soit le point A qui tourne en sens inverse, 
du même angle autour du même axe. 

La longueur de la courbe complète est égale à la longueur des courbes 
terminales plus celle de l'hélice qui peut être aussi longue quon veut; 
de sorte qu'une déformation petite peut correspondre à un déplace- 
ment angulaire énorme de l'ex- 
trémité mobile. 

2° — Position du centre 
d'inertie du spiral complet. 

Montrons qu'un spiral cylin- 
drique terminé par deux cour- 
bes théoriques quelconques, a 
son centre d'inertie sur l'axe du 
cylindre, ce que nous savons 
être la condition pour un spiral 
sans hélice moyenne (§ 75). 

Le spiral complet est formé 
d'une courbe terminale de lon- 
geur l { aboutissant en C p de 
Tare Ci C 2 , d'un nombre entier 
de spires (dont le centre d'inertie 
est sur l'axe, que par conséquent 
Fig. 86. nous pouvons négliger dans nos 

raisonnements), enfin d'une 
courbe terminale de longueur / 2 , issue du point C 2 . 

Si les courbes terminales sont théoriques, leurs centres de gravité 
des courbes sont en G, et G 2 . 
Les angles GjOCp G 2 OC 2 , sont droits. On a : 

DG; J 1 = ÔG;./ 2 = rî. 

Le centre de gravité g du système formé par les courbes terminales 
est sur la bissectrice des droites OG, et OG x et à la distance Ug définie 
par la condition : 

0# (/ t -f- / 2 ) = Ciïïi . sin e . /, -+- OG 2 . sin e . / 2 = 2r* . sin e. 
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D'autre part le centre de gravité G de Tare Cfi v se trouve sur la 
bissectrice des droites OC t et OC r 

Il est sur le diamètre Og, à la distance du centre 0 : 

(5G = (r 0 sine) : e. 
La longueur de Tare C t C a est 2e r 0 . 

Le centre de gravité du système entier se trouve donc sur le dia- 
mètre gOG, à une distance du centre 0 proportionnelle à : 

UTÏ X 2er 0 — Ôg(h + l % ) = 2*î sine — 2rJ sin e = 0. 

11 est donc sur Taxe 0. 

On démontre aisément qu'il en est encore ainsi après une défor- 
mation d'amplitude quelconque satisfaisant à la condition que la varia- 
tion des courbures est partout la même. 

78. Exemples de courbes termina les théoriques. 

î° — Droite. 

B étant le point où la droite se raccorde à la partie cylindrique du 
spiral, nous savons que le centre de gravité doit être en G, sur le 
rayon OD parallèle à la tangente 
au point B. 

La distance ÔG = D, est don- 
née par la relation : 

/ 2BG S^/rî+D 1 ' 

D est ainsi déterminé par 
l'équation : 

4D* + 4rJD 2 — rj = 0. 
D'où : 

D = 0,4S5r 9 , '« = 84°»'.' 

Fig. 87. 

Dans cet exemple le piton A 
se trouve plus éloigné de l'axe de rotation 0 que la partie cylindrique 
du spiral. 

2° — Ellipse. 

La figure 87 représente une courbe terminale en demi-ellipse. 

Le piton est en A' sur la partie cylindrique du spiral. 

Le petit axe de l'ellipse est environ 0,58 du grand axe. 

On prouve la possibilité d'une telle solution par le raisonnement sui- 
vant. Quand le petit axe de l'ellipse passe de 0 à r 0 , c'est-à-dire quand 
on passe du diamètre à la demi-circonférence, la longueur / passe de 
2r 0 à*r 0 . 
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D'après la formule de Phillips, la distance du centre d'inertie OG' 
doit passer de rj : / = r 0 : 2, à r 0 : «. 
Cette distance passe effectivement de 0 à 2r 0 : 

Portons le petit axe de l'ellipse en abscisse (fig. 88); admettons que 
les courbes représentatives des distances OG' voulues par la formule 




Peùt *xe Je 



Fig. 88. 

de Phillips et des distances réelles, sont des droites. Nous vérifions 
aisément qu'elles se coupent quand le petit axe vaut 0,62 r 0 . 

A la vérité ces courbes ne sont pas des droites; mais la solution 
exacte reste voisine de la solution approchée. 
3° — Deux quarts de circonférence raccordés par une droite. " :r " , * M 
Les arcs BD ont pour rayon la moitié du rayon r 0 des spires (fig. 89). 




Fig. 89. 

Rappelons que le centre d*inertie d'un arc de circonférence dont 
l'angle B&Dvuut 2a, est à la distance (Rsin a) : a du centre 8. 
On a donc : 



a = 45° 



*9 = 



2 vT2 
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D'après la théorie des centres d'inertie, pour déterminer la distance 
UG = D, du point 0 au centre d'inertie G de la courbe BDDB, il faut 
appliquer au point G s la masse r 0 , au point G t la masse nr 0 : 2, enfin au 
point G la masse totale / de la courbe. 11 faut écrire la condition : 



l.OG. 



Substituons à 0G t et 0G 2 leurs valeurs. 11 vient : 



lu— 2 .r 0 -t- ^ 2 _/ 0 , 



ce qui est précisément la condition de Phillips. 
4° — Un arc de cercle. 

Le centre de cet arc BDE est en C, à la distance r 0 — R du point 0; 
c'est dire que son rayon est égal à R (fig. 90). 




Fig. 90. 

R étant donné, cherchons l'angle a tel que le centre d'inertie G soit 
sur 00' (normale au rayon OB de raccordement menée par l'axe des 
spires). On doit avoir : 



CG = R sino L = _^ 
a cosa 



r 0 -R 



cosa 



sinoc.cosa r n — R 1 . R /1X 
x = ^ L TT- = 7- 1 ' P=7T (1) 

La condition de Phillips est : 



Digitized by 



Google 



PENDULE, SPIRAL, DIAPASON 



D = ÏÎC.sina = R-5^, / = 2aR. 



154 

On a : 

D'où : 

p = i : (y'Y .sina). 
Éliminons p entre (i) et (2) : 

rsr 1 COSa 

V2 = 



(2) 



sina a 
On trouve par tâtonnement : 

a = 121°t3', sina = 0,855. 
R = 0,827. r 0 . 



D'où : 



50 — Deux arus de cercle. 

Le premier est la demi-circonférence BFD, de centre C, de rayon R 




Fig. 91. 

fig. 91). Le second est Tare DE de centre O. d'angle 2a, de rayon 

P = 2R-, V 
Les coordonnées du point g sont : 

x i ==r o — R» y,=2R:7r. 
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Les coordonnées du point y sont : 

sina.cosa sin 2 a 

*,=-? — - — . if,=-p— • 

Écrivons que le centre d'inertie G est sur Oy. 

t d\ o sina.cosa a 
(r 0 — R).nR=p .2ap, 

(2R — r o y sin 2a = itR(r 0 — R). (1) 

Écrivons que la distance UG du centre d'inertie à Taxe O des spires 
satisfait à la condition d^Phillips : 

2R 2 — 2p 2 sin*a = r;. 

Cette équation prend aisément la forme : 

- r 0 ) 2 cos 2a = 2 (r 0 - R) 2 . (2) 

Posons R : r 0 = p. Additionnons membre à membre les équations (1) 
et (2) élevées au carré : 

W - W = — p) 2 H-4(l — p)\ 
(t: 2 — 12) p* (16 — 2* 2 )p s -f- * 2 p* — 8p + 3 = 0. 

Cette équation admet la racine p = 0,832. 

Divisons (1) par (2) membre à membre ; substituons la valeur précé- 
dente de p : 

On préconise cette solution comme permettant l'emploi d'une 




Fig. 92. 

raquette; la courbe DE est en effet concentrique au balancier. On 
oublie que l'emploi de la raquette suppose que la longueur utile de la 
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courber varie; mais alors elle cesse d'être théorique, puisque sa forme 
est liée à sa longueur. 

6° — Un arc de cercle raccordé par deux droites. 

L'arc de cercle est une circonférence de rayon r 0 et de centre C 
(fig. 92). Posons ÏJC = d. Au point y, centre de gravité des deux 
droites, il faut placer la masse 2<f. Au point g centre de gravité du 
cercle, il faut placer la masse xr 0 . D'où la condition de Phillips : 

d* + r.r 0 d-hrl = 0, rf=^[^F=T-*]. 
D'où enfin : 

rf = 0,36.r 0 . 

Tous les points de la courbe théorique sont hors du cylindre formé 
par le spiral. 
7° — Trois arcs de cercle. 

Le lecteur cherchera à satisfaire la condition de Phillips par trois 
arcs de centre se raccordant tangentiellement (fig. 93). 




Fig. 93. 



Leurs centres sont en C et C. 

Les deux arcs de rayon R se raccordent en B à la circonférence de 
rayon r 0 ; ils se raccordent en E à la circonférence de centre C. 
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Le tracé des trois arcs dépend de deux arbitraires R et 2(i. Le pro- 
blème du 5° est un cas particulier de celui-ci (R = r 0 : 2, 2p = 90°). 

On peut généralement se donner R; la condition de Phillips déter- 
mine 2p; la position du centre C s'ensuit. 

On achèvera le problème. 

79. Obtention expérimentale dune courbe théorique. 

Soit un disque monté sur pivot (comme un tolon) et aussi bien équi- 
libré que possible. Si Ton pose le pivot sur une crapaudine de manière 



que Taxe soit vertical, le système est en équilibre instable. S'il est bien 
équilibré, il ne tombe cependant que très lentement au début de la 
chute. La direction de chute indique le sens dans lequel se trouve 
l'excès de poids. On constitue ainsi une sorte de balance pour des poids 
placés sur le disque. 

Ceci posé, formons une courbe avec du fil flexible (til fusible 
de 2 mm. de diamètre). Une pièce B, située à la distance r 0 de Taxe sur 
le rayon OB, permet d'en fixer une extrémité. 

Soit / sa longueur, p son poids. 

D'après la règle de Phillips, son centre d'inertie doit être en G, sur 
le rayon normal à OB et à la distance : 



Pour équilibrer le poids p mis en G, il faut placer le poids inva- 




Fig. 94. 



UU=D = rl : /. 
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riable P sur le môme diamètre, à la distance d de Taxe telle qu'on 
ait : 

Pd = />D, d: 



r___ l D P H> 

"F 



/ 

Disposons donc convenablement ce poids d'après le poids p et la 
longueur / du Bl en expérience. 

Il s'agit par tâtonnement de donner au fil une forme telle que l'équi- 
libre ait lieu. Pour cela, on fait une série d'essais, en modifiant la forme 
du fil entre les essais, jusqu'à ce que le disque, chargé du fil et du 
poids P et posé bien \erticalement, ne semble pas avoir de tendance à 
tomber plutôt d'un côté que de l'autre. 

Étant donné le nombre de courbes théorique actuellement calculées 

et répondant à tous les 
besoins, j'avoue ne pas 
saisir l'intérêt de cette 
méthode qui exige en défi- 
nitive un appareil précis 
et coûteux. 

80. Ressorts plats cou- 
dés (ressorts Bréguet). 

/o _ Nous avons vu que 
le premier problème de 
Phillips est résolu au moins 
approximativement par 
une courbe ayant son cen- 
tre d'inertie sur Taxe de 
rotation. 

Cherchons alors qu'elle 
courbe il faut associer à 
une spirale d'Archimède 
pour que l'ensemble ait son centre d'inertie sur le pôle de celle spirale. 
La spirale prolongée jusqu'au pôle a pour équation (fig. 95) : 

r = a8. 

Les coordonnées d'un point M sont : 

x = r cosO — aO cosO, y = r sinO = a6 sinô, 

d s 2 = dx 2 -f- dy 2 = a 2 (1 -h 6») d 6 . 
Soit L la longueur de la courbe utilisée. 

Les coordonnées du centre d'inertie sont données par les équations : 




Fig. 95. 



d'où 



h\ = J xds = a 2 J ô*cose y/ d0 > 
L7> = fyds = a 2 fd-shiO^/ i-h-|y .dO. 
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Sauf pour les valeurs très petites de 6, le radical est voisin de 1; pour 
ud tour, on a déjà 

0 = 3,14, Ô 2 = 9,86. 
Remplaçons le radical par 1 -f- O 2 : 2. Il vient après intégration : 

LÇ = a- |V sinô + 20 cosO — y sinôj , 

Lv) = a*[ — 0 2 cos0-|-20 sinO-h-|- cosoj. 

Il faut prendre les seconds membres entre les valeurs de 0 qui cor- 
respondent aux bouts de la portion de spirale utilisée. 

2° — Posons maintenant que les spires sont nombreuses et serrées : 
c'est dire que a est petit par rapport au rayon vecteur r qui correspond 
à l'extrémité extérieure A du spiral. 

Dans ces conditions les valeurs des parenthèses pour l'extrémité 
intérieure sont très petites par rapport à leurs valeurs pour l'extrémité 
extérieur : nous négligerons celles-là. D'autre part dans les paren- 
thèses conservées, seul n'est pas négligeable le terme en 0*. . 

Bref avec une précision suffisante nous avons : 

L\ = r 2 sin 0, Ltj = -r r 2 cos 0 ; 
LD = L v /l î T^" = r 2 , 7) : $ = — cotgô, (1) 

r=aO est le rayon vecteur de l'extrémité extérieure A du ressort. 

Ces résultats signifient que le centre d'inertie G du spiral se trouve 
sur la droite OB normale à la droite OA allant du pôle O à l'extrémité 
A du spiral; il se trouve du côté où est le spiral par rapport au point A. 

Le produit delà longueur entière L du spiral par la distance ÔG, est 
égal au carré de la distance <5Â du pôle O à l'extrémité extérieure A. 

Au paragraphe 118 du tome I nous avons trouvé pour valeur appro- 
chée de la longueur de la spirale : 

L = a0 2 : 2; d'où : D = 2a. 

La distance (TG du centre de gravité de la spirale à son pôle est égale 
à deux fois le paramètre qui entre dans la formule de définition r=aO. 
L'écartement de deux spires consécutives est : 

e = Ar = 27Ttf. 
D'où l'expresion : D = e : tt. 

Peu importe du reste pour ce qui suit. 

4° — Nous devons associer à la spirale d'Archimède une courbe 
ramenant le centre d'inertie au point O. Soit / sa longueur. Son centre 
d'inertie doit être quelque part eu G' de manière qu'on ait : 

/D' = r 2 =LD, Ôîy = b\ 
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Mais cette condition définit précisément une courbe terminale théo- 
rique de Phillips pour un cylindre de rayon r. 

La figure 96 représente un spiral plat coudé, dit ressort Bréguet. Le 
piton est en e. On utilise ordinairement la courbe étudiée au para- 

graphe 78, 3° : deux quarts 

1 de cercle a6, cd, de rayons r : 

2, raccordés par une droite 
bc. Vu de champ le spiral 
prend l'aspect représenté en 
haut de la figure 96. Les gou- 
pilles de la raquette sont au 
voisinage du point d. 

Naturellement pour qu'on 
puisse utiliser un ressort 
coudé, il est nécessaire qu'il 
y ait la, place voulue pour 
la spire qui doit passer au- 
dessus des autres. 

A la rigueur il faut ter- 
miner intérieurement le spi- 
ral par une courbe conve- 
nable le raccordant à ia 
virole; c'est beaucoup de peine pour un mince résultat. Q uan cl l'iso- 
chronisme est nécessaire, mieux vaut utiliser un spiral cylindrique. 




Fig. 96. 



[ 81. Obtention de l'isochronisme statique. 

1° — Voilà donc résolu in abslraclo un intéressant problème de 
géométrie pure. 11 s'agit de montrer qu'il résout le problème mécanique 
de Yisochronisme statique. Ces mots jurent d'être accouplés; peu 
importe, puisque leur sens est très clair : à quelle condition le couple 
produit par un spiral homogène déformé est-il proportionnel à la rota- 
tion du balancier ? 

11 est facile de montrer qu'efleclivement le système du paragraphe 77 
résout le problème. Mais il est difficile de bien comprendre pourquoi il 
n'en est pas ainsi avec un spiral quelconque. 

Ici encore échelonnons les difficultés. 

Pour que les oscillations d'un mobile autour d'un axe (c'est ici le 
balancier) soient isochrones (indépendantes de l'amplitude), il faut que 
le couple qui le ramène à la position d'équilibre, soit proportionnel 
à l'élongation. 

Nous admettons que le couple nécessaire pour fléchir un élément de 
spiral de manière que son rayon p 0 devienne p, soit proportionnel à : 

- i—± = A, 

P Po 
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ce qui est conforme à* la théorie de l'Élasticité. Par hypothèse le spiral 
est homogène : tout de son long, il a la môme section, les propriétés 
physiques sont identiques. 
Si donc il se déforme de manière que pour chaque état déformé on 



le couple qui fléchit ces divers éléments, est le même d'un bout à 
l'autre; il est proportionnel à la quantité A. 

Mais nous savons que la rotation relative des tangentes aux deux 
bouts du spiral est AL, où L est la longueur totale. Donc le couple est 
proportionnel à cette rotation relative : les oscillations sont iso- 
chrones. 

Ainsi Tisochronisme es* obtenu comme conséquence de deux condi- 
tions : pour chaque'étal déformé, le couple est le même tout le long du 
spiral ; il est proportionnel à la variation de l'angle des tangentes aux 
deux extrémités. 

2° — Un spiral cylindrique terminé par deux courbes théoriques se 
développe concentriquement : autrement dit, sur un plan perpendicu- 
laire à l'axe du cylindre qu'elles forment, les spires se projettent à 
chaque instant suivant des circonférences concentriques. ' 

Cela résulte des calculs précédemment faits. 

L'expérience confirme la théorie. 

Remarquons que si le spiral ne se développe pas concentriquement 
le centre d'inertie ne restant pas sur Fkxe du balancier, la pesanteur 
peut intervenir sur la durée des oscillations dans les positions 1, 2, 3 de 
la figure 75. Heureusement qu'à partir de l'état non déformé, les dépla- 
cements du centre d'inertie sont à peu près égaux et de sens contraires 
pour les demi-oscillations successives qui correspondent aux courbures 
moindres et aux courbures plus grandes que dans Fétat non déformé. 
De sorte qu'il se produit une compensation au moins très approchée 
entre l'avance pour une demi-oscillalion et le retard pour la demi-oscil- 
lation suivante. 

82. Obtention de Tisochronisme avec un spiral quelconque. 

1° — Théoriquement, pour réaliser Tisochronisme avec un spiral 
de forme quelconque (une spirale d'Archimède par exemple), il suffit 
que le piton soit fibre de se déplacer : il ne doit être fixé. qu'en direc- 
tion. 

Expliquons cette proposition fondamentale. 

Un ressort de forme quelconque est encastré dans la pièce P (piton) : 
au point où il est lié au piton, sa tangente conserve donc une position 
invariable par rapport à celui-ci. 

Les actions que le ressort exerce sur le piton, se réduisent à une force 
et à un couple, il n'est libre que si la force et le couple sont nuls ; ce qui 



ait : 



= A = Constante, 



II, il 
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exige qu'il soit dans sa forme d'équilibre, c'est-à-dire qu'il ne serve à 
rien. 

Mais on peut se proposer d'annuler la force en ne laissant subsister 
que le couple. Gela revient à dire que la pièce P est montée sur deux 
glissières rectangulaires parfaitement polies qui lui laissent toute 

liberté de translation paral- 
lèlement au plan de flexion 
du ressort, mais qui empê- 
chent toute rotation. 

Le ressort est libre au 
sens restreint que nous 
précisons, quand la pièce 
P est assez légère et la 
glissière assez polie pour 
que les déplacements de P 
annulent instantanément 
toute force qui tendrait à 
naître; le couple subsiste 
seul. 

Dans ces conditions l'iso- 
chronisme existe si le res- 
sort est homogène et si la 
flexion, mesurée par la 
variation de la courbure, 
est proportionnelle au cou- 
ple. En effet les deux con- 
ditions précisées sont satis- 
faites : le couple est le 
même à chaque instant 
tout le long du spiral; il 
est proportionnel à la varia- 
tion de l'angle des tangen- 
tes d'encastrement du spi- 
ral dans la virole et dans 
le piton. 

2° — Construisons l'appareil schématiquement représenté par la 
figure 97. Une longue tige verticale EP convenablement équilibrée 
est montée à la cardan de manière que l'extrémité inférieure se translate 
quasi librement sans tourner. Un ressort spiral est encastré en P. 

Son autre extrémité est encastrée dans la tige AB. 

Appliquons un couple G à la tige AB : elle tourne. Simultanément 
l'extrémité P se déplace. Négligeons l'action de la pesanteur et les 
frottements. L'extrémité P prend une position telle que la force exercée 
dessus s'annule. 

Le système PAB est alors en équilibre sous l'action du couple G 




Fig. 97. 
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exercé sur AB, et d'un côuple — G qui provient de la réaction à la tor- 
sion de la tige EP. 

Dans ces conditions, le ressort prend de lui-même une figure telle 
qu'à chaque instant, il fléchit en tous ses points sous l'influence du 
couple uniforme G. S'il satisfait aux conditions précisées, le couple est 
proportionnel à la rotation ® de la tige AB. 

Mais supposons le point P fixe. Sur lui s'exerce un couple — C et une 
force F. Cherchons les conditions d'équilibre d'un morceau PM du 
ressort. Pour cela coupons le ressort en M; remplaçons les forces élas- 
tiques qui s'exerçaient sur la section droite, par les forces capables 
d'équilibrer le couple — C et la force F. 

Il faut exercer sur le point M une force F' égale et opposée à F. Mais 




Fig. 98. 



les forces F et F' n'ayant pas même directrice^onnent un couple. Le 
couple G qu'il faut appliquer au point M, n'est donc généralement pas 
égal au couple C; il en diffère par le couple FF'. Pour une rotation 
donnée de l'arbre AB, le couple G varie donc le long du spiral ; c'est 
une fonction des coordonnées du point M. Corrélativement le couple 
appliqué au balancier n'est plus mesiîré par le changement d'azimut 
relatif des tangentes d'encastrement, ou si Ton veut, par la rotation 0 
de l'arbre AB. 

Pour réaliser l'isochronisme statique, il faut donc s'arranger de 
manière que le point P ou la tige AB (les deux conditions n'en font 
qu'une) soient libres, au sens restreint que j'ai précisé. 

L'isochronisme et la pression nulle sont deux conditions connexes. 

3° — Longtemps avant le mémoire de Phillips, les horlogers 
cherchaient à supprimer la pression F qui empêche les ressorts de se 
dérouler concentriquement. 

En particulier l'horloger anglais Frodsham a construit d'excellents 
chronomètres en fixant le piton sur un long ressort droit R très aminci 
à sa base (fig. 98). Ce procédé ne satisfait qu'en partie aux conditions 
requises, d'abord parce qu'il ne libère (approximativement) le piton P 
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qué dans le sens normal au ressort R ; ensuite parce que le ressort R 
fléchit : la tangente d'encastrement change de direction. Or l'annulation 
de la réaction sur le piton exige que le piton se translate librement 
sans tourner, ce que nous obtenons, au moins en théorie, avec l'appareil 
précédemment décrit. 

Quoi qu'il en soit, quand le spiral s'enroule, le piton se rapproche de 
Taxe A du balancier; quand le spiral s'ouvre, le piton mobile s'en 
éloigne. 

4° — Expérience v sur un spiral a courbes théoriques. 

Voici une très intéressante expérience par laquelle Phillips montre la 
connexion des deux conditions énoncées à la fin du 2°. 

L'appareil se compose d'un spiral à courbes théoriques monté sur un 
balancier à la manière ordinaire. L'axe du balancier n'est soutenu que 
par son extrémité inférieure; V extrémité supérieure est libre. 

Dans ces conditions un choc latéral minime produit de fortes oscilla- 
tions de Taxe, de part et d'autre de la verticale, et imprime au balancier 
des mouvements correspondants. 

Quand les courbes terminales sont théoriques, pendant les oscil- 
lations du balancier sous l'influence de l'élasticité du spiral, l'axe reste 
vertical et le balancier horizontal : preuve que la pression sur l'axe est 
identiquement nulle. Quand, au contraire, les courbes sopt quelconques, 
l'axe oscille fortement de part et d'autre de la verticale dès qu'on met 
le balancier en oscillation. 

83. Expressions analytiques des considérations précédentes. 

1° — Le ressort est fixé d une part au piton (de coordonnées x 0 ,y 0 ), de 
l'autre à la virole V du balancier qui tourne autour d'un axe normal au 
tableau et passant par l'origine des coordonnées (fig. 99). 

La fixité de position et d'orientation du piton équivalent à l'applica- 
tion en cette extrémité du ressort d'un couple C et d'une force F de 
composantes X, Y. 

Coupons le ressort au point M de coordonnées x, y ; écrivons que la 
portion PM est en équilibre. Il faut appliquer au point M une force et 
un couple G. 

La résultante de toutes les forces devant être nulle, les composantes 
de la force appliquée en M sont — X, — Y. 

Écrivons que la somme des couples est nulle. Comptons positivement 
les couples quand ils tendent à amener Ox sur Oy. 

Les forces X, — » X, produisent un couple positif de moment X(y — yj. 

Les forces Y, — Y, produisent un couple positif de moment Y (x 0 — x). 

D'où l'équation : 



G+C + X(y-y 0 )-Y(x-<r 0 ) = 0, 



(1) 



qui définit le couple G à appliquer au point M. 
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Posons que le couple G appliqué au point M est mesuré par la variation 
de la courbure du ressort en ce point. Le couple G positif est dirigé de 
manière que la courbure décroisse. Nous poserons donc : 

G = E3fi_±V 

\? Po / 

D'où l'équation fondamentale : 

E3 (4-^) +x ^-^)- Y < x -*<>)+ G = 0 - w 

Pour chaque état de déformation du ressort, X, Y, C, sont des con- 
stantes. L'équatioii (2) fournit donc la variation de courbure, à partir de 



WroJo 




Jxc du balancier 
' Fig. 99. 

l'état non déformé, pour tous les points du ressort, en fonction des 
coordonnées de ces points. 

Nous appliquerons plus loin la formule considérée de ce biais. 

2° — Il s'agit de faire apparaître dans l'équation (2) la rotation de la 
virole. 

Soit <p 0 et <p les angles que font avec Ox l'a normale au point M pour 
le ressort non déformé et pour le ressort déformé. On a : 

ds 



ds , 
— = d 9o 



P 



= dz 



Soit L la longueur du ressort. 

Multiplions tous les termes de (2) par ds; intégrons entre 0 et L. 
Appelons \ et yj les coordonnées du centre d'inertie du ressort : 



L\=ijxds, h-t[ = fyds. 
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-j-fcp - 9o ) Hh X(7j-y 0 ) - Y (î -* 0 ) 4- C = 0. (3) . 

Pour ? = <p 0 (état initial), on doit avoir X ^= Y = C = 0. 

D'après l'équation générale (1) le couple r qu'il faut appliquer à Taxe 
du balancier (coordonnées x = y = 0) pour le maintenir en équilibre, 
est donnée par la relation : 

r-4-C-Xjf 0 + Ya? 0 = 0. 

Substituons dans l'équation (3). Posons <p — ^ = Il vient : 

E3 



TT 



6- 



Y5 = r-o. 



(4) 



Le couple que le ressort exerce sur le balancier, est égal et de signe 
contraire à T. 

L'équation différentielle du mouvement du balancier est par suite : 
</ 2 Q E30 



I 



•Xi| — Y$ = 0. 



Les oscillations ne sont isochrones que si les deux derniers termes 
disparaissent, c'est-à-dire si la pression sur le pivot est toujours nulle, 

ou si le centre d'inertie 
du spiral coïncide avec 
l'axé du balancier. 

Nous retrouvons les 
conditions déjà indiquées. 

84. Cas particuliers. 

1° — Comme tout cela 
est très difficile, essayons 
de l'éclaircir par des cas 
particuliers. 

Prenons un ressort for- 
mant un demi-cercle PMV 
dans son état non défor- 
mé (fîg. 100). Il est encas- 
tré en V à la virole qui 
tourne autour de Taxe O. 
11 est encastré en P dans le piton qui est monté sur pivot. Sur le piton 
ne peut donc s'exercer aucun couple puisqu'il l'annulera immédiate- 
ment par sa rotation; autrement dit, au voisinage du piton, le ressort 
conserve sa courbure initiale. 

Faisons tourner la virole de V en V : nous créons un couple qui tend 
à ramener la virole à sa position première : preuve que le couple est 
variable le long du ressort, puisqu'il reste nul au piton. 
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La courbure ne varie pas uniformément en tous les points du ressort. 

Sa variation est maxima au voisinage de la virole (la courbure croît 
pour le sens de rotation choisi) ; elle est nulle au piton. 

Corrélativement le couple n'est pas proportionnel à la rotation et la 
virole. 

Quand le ressort est déformé suivant PM'V, il faut exercer sur le 
piton P la force F pour le maintenir en place. Il faut donc exercer sur 
V la force — F, et le couple G qui équilibre le couple F, — F. 




Fig. 101. 



Le système PM'V est en équilibre sous l'action de ces forces et de ce 
couple. 

Pour réaliser l'expérience, on attachera simplement l'extrémité P du 
ressort à un point fixe par un fil qui donnera à chaque instant la direc- 
tion de la force. On vérifiera que lorsque la virole passe par sa position 
d'équilibre, la direction de la force F tourne brusquement de 180°. 

Il va de soi que s'il faut exercer le couple G pour amener le ressort 
de la forme neutre PMV à la forme PM'V, inversement le ressort tend 
à faire tourner la virole avec le couple — G. 

2° — Comme autre exemple limite (fig. 101), prenons un. fil d'abord 
circulaire qui est déformé de manière que le couple soit nul aux deux 
bonis. Ceux-ci, tordus en anneaux, sont attachés par des fils aux clous 
C et C. Sur le système PP' s'exercent donc au total les forces F et F' 
égales et opposées. 

Coupons le fil au point MM': pour faciliter la compréhension de la 
figure, séparons les bouts obtenus. 

Pour l'équilibre du bout PM, il. faut appliquer eu M laforce F' et un 
couple G équilibrant le couple FF'. 
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Pour l'équilibre du bout P'M', il faut appliquer en M' la force F et 
un couple G' équilibrant le couple FF'. 

Les couples G et G' sont égaux et de sens inverses. Si nous réunissons 
les bouts M et M\ les forces et les couples se neutralisent 

Appliquons la formule générale (1) : ^ 

G + C -hX(y-y 0 )-Y(x-x,) = 0. 

Pour le point P on a */ 0 = 0. Les liaisons donnent Y = 0, C = 0. 
L'équation devient : 

G= — Xy. 

X est négatif, y est positif. Le couple à appliquer en M pour l'équi- 
libre est positif. Pour chaque état déformé, il est proportionnel à la 
distance du point M considéré à Taxe des x. 

Pour le couple G' on trouve de même : 

G' = -X;,. 

Mais X représente la force appliquée au point P' qui est positive; 
G' est donc négatif. 
Appliquons la formule (4). On a : 

r = 0, Y = 0, X*>=-^Q. 

6 est la somme des angles dont ont tourné les tangentes au fil en P 
et P' à partir de l'état non déformé; elle mesure le produit Xyj de la 
force X et de l'ordonnée du centre d'inertie de la courbe. 

3° — Flexion petite d'un ressort rectiligne homogène. 

Comme dernier exemple, déterminons la flèche f d'une lame de 
longueur / sur laquelle s'exerce la force P (fig. 101, en haut). 

Rectiligne à l'état neutre, elle est encastrée en 0. Nous supposons la 
déformation petite. Négligeons l'action de la pesanteur. 

La courbure au point M est : 

_i — É% 
p dx 1 ' 

Le couple est P(/ — x). La courbe satisfait donc à l'équation : 
Intégrons : 

E *y = IX ~l ^-£--hax-*-b; 

a et b sont les constantes d'intégration. Elles sont nulles, par ce que la 
condition d'encastrement équivaut aux relations : 

^ = 0 ' ^fx =0, pour xz =°- 
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Écrivons que la flèche est y = f, pour x=l\ 

3E3/-=P/ 3 . 

La (lèche esl proportionnelle à fa force appliquée et au cube de la 
longueur de la lame. 

85. Courbes tàtées. 

La théorie de Phillips qui date de 1866, jelte un jour vif sur les pra- 
tiques très antérieures des horlogers. 

Ils avaient reconnu pour les chronomètres la nécessité de spiraux 
cylindriques très longs, ayant par conséquent des lours nombreux et 
serrés, seule manière d'obtenir que les courbes terminales se déforment 
peu ; ce qui est une des hypothèses de Phillips. La raison qu'ils donnaient, 
est que les longs spiraux s'ouvrent et se ferment plus concentriquement 
et ne tendent que faiblement à porter les pivots d'un côté de leurs 
trous : c'est une manière de dire que la pression sur le pivot s'annule. 
Ils avaient enfin reconnu la nécessité de ramener'chaque extrémité du 
ressort cylindrique vers le centre par une courbe adoucie obtenue par 
tâtonnement (courbe Idlée) longue d'un demi-tour à trois quarts de tour. 

Pour intéressante que soit la théorie de Phillips, n'oublions pas qu'elle 
suppose le spiral homogène. S'il ne Test pas, les pressions sur le piton 
et sur la virole seraient-elles annulées, la variation de courbure pour 
un couple donné n'est plus uniforme d'un bout à l'autre du ressort : le 
couple n'est plus mesuré par la rotation 0 du balancier, l'isochronisme 
n'existe plus. 

Or pour obtenir les courbes terminales, les horlogers se servent de 
pinces chauffées qu'ils laissent refroidir sur place, afin que la lame 
conserve sa courbure. On voit d'ici ce que devient l'uniformité du re- 
cuit et à quel degré on peut espérer l'homogénéité élastique! L'expé- 
rience montre que les horlogers habiles obtiennent Tisochronisme; il 
est intéressant d'en connaître les conditions théoriques; mais n'exagé- 
rons pas l'importance pratique de toutes ces belles choses que les con- 
sidérations suivantes vont encore diminuer. 

Remarque essentielle. Quand on prend la peine de réaliser des 
courbes teVminales, il devient impossible de régler la marche en modifiant 
la longueur du spiral suivant le procédé du paragraphe 117 du tome 1. 

Raccourcir ou allonger le spiral, modifierait les courbes terminales. 

On doit agir sur le moment d'inertie du balancier. 

86. Isochronisme du spiral et isochronisme du chronomètre. 

Sitôt les courbes théoriques connues, on les appliqua, et l'on constata 
une avance manifeste aux petits arcs. 

Le fait est admis par Phillips lui-même dans une lettre datée de 1864 
(Rev. Chron.). Sa cause est facile à démêler : « Elle est suivant moi, dit 
Phillips, dans l'échappement dont l'influence ne pouvait pas être intro- 
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duite dans mes calculs. » Il rappelle alors qu'il résulte d'un mémoire de 
Villarceau que l'échappement libre (ordinairement employé dans les 
chronomètres à cette époque, § 24) produit de l'avance aux petits arcs. 
Gomme l'avance se montre avec toutes les courbes théoriques, sa cause 
réside en dehors du spiral ; il fallait bien le chercher dans l'échappement. 
Un autre échappement pourrait produire un retard aux petits arcs. 

On s'explique donc que, pendant les cent ans qui précèdent le travail 
de Phillips, les horlogers par leurs courbes tâtées aient obtenu un 
meilleur isochronisme global que plus tard en réalisant brutalement les 
courbes théoriques. Mais ils opéraient au petit bonheur, sans guide. 

Pour supprimer l'avance aux petits arcs, Phillips conseille de déformer 
un peu les courbes terminales, au moins l'une d'elles, en s'écartant le 
moins possible de la forme théorique d'abord obtenu : c'est ce qu'on 
fait aujourd'hui. Il est amusant de constater que par là Phillips 
n'accorde à sa découverte que le mérite de faciliter les tâtonnements. 
Ça ne diminue en rien sa valeur, mais ça nous change du dithyrambe 
habituel aux gens qui ne connaissent pas la question. 

En définitive, sur le conseil môme de Phillips, on revenait aux courbes 
talées, mais en partant d une forme qui est à peu près la solution du 
problème posé. 

Je cite la fin de la lettre, elle en vaut la peine : « Dans les questions 
de cette nature, c'est à l'expérience de prononce*, et je crois que nous 
devons accueillir avec déférence ses avis. » 

En d'autres termes la Science résout les problèmes in abstraclo \ il ne 
faut pas s'étonner que ses résultats ne puissent être appliqués brutale- 
ment et sans faire intervenir les circonstances négligées. 



87. Découverte de Leroy. 

En 1770, l'horloger Leroy énonça la proposition suivante : « 11 y a 
dans tout ressort cylindrique d'étendue suffisante une certaine longueur 
où toutes les vibrations, grandes et petites, sont isochrones. Cette 
longueur trouvée, si Ton raccourcit le ressort, les grandes vibrations 
seront plus promptes que les petites; si au contraire vous l'allongez, 
les petits arcs s'achèveront en moins de temps que les grands. » 

Cet énoncé est incomplet. Caspari a montré que si l'arc 0 est 
assez grand, il existe sur chaque spire deux points diamétralement 
opposés et situés à angle droit avec le piton, qui procurent Tisochro- 
nisme en les choisissant comme points d attache de la virole. 

Je vais traiter le problème parce qu'il est intéressant et qu'on le noie 
généralement dans des calculs infinis au grand ennui du lecteur. Le 
travail de Caspari est remarquable ; mais je trouve que c'est beaucoup 
d'algorithmes pour un résultat qui, n'ayant qu'un intérêt histo- 
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rique et théorique, veut être établi simplement. Pourquoi traîner des 
termes inutiles pour les supprimer à la fin, quand on peut tout aussi 
bien les supprimer au début? pourquoi calculer des séries dont per- 
sonne ne se servira jamais, au risque d'empêcher les hommes intelli- 
gents et curieux de s'amuser du problème? 

88. Problème de Résal. 

/° — On donne un spiral cylindrique de rayon uniforme p 0 , dont l'une 
des extrémités est fixée au piton P immobile (fig. 101). L'autre est 




Fig. 101 bis. 



assujettie à la virole V du balancier; elle décrit donc une circonférence 
de centre 0. On demande quelle forme prend le spiral quand la virole 
tourne de l'angle 6. 
Les coordonnées du piton P sont constamment : 

x = ?» y=°- 

6 étant l'enroulement initial, L la longueur du spiral, on a : 

L = h ?0 . 

Après la rotation 0 les coordonnées de la virole V sont : 
x = o 0 cos (0 -h 6), y = p 0 sin (H 0). 

Si le spiral se développait concentriqucment, on aurait des expres- 
sions analogues pour un point quelconque du spiral : comme il ne peut 
se développer concentriquement, il faut calculer le terme de correction. 

Voici ce que nous apprend la théorie de l'Elasticité et le para- 
graphe 83, 
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Considérons un des états déformés, défini par la valeur 0 de la rota- 
tion de la virole. ^ ' 

Soit x, y, p, les coordonnées d'un point B du spiral déformé et le 
rayon de courbure en ce point. Entre ces quantités existe la relation : 

l-± = ax4-Pi/-4-Y. (1) 
? Po 

a, p. y sont des fonctions de 6. Ce sont par conséquent des constantes 
pour un état déformé défini par une certaine valeur ô, quand on se 
déplace le long du spiral. Nous sommes donc ramenés au problème 
de géométrie pure suivant : le rayon de courbure d'une courbe est 
assujetti à satisfaire l'équation (1); déterminer la fortne de cette 
courbe. Cela revient à calculer a, y, en fonction de 0. 

2° — Appelons s la longueur du spiral comptée à partir du piton. 
Appelons ? l'angle de la normale au point B avec Taxe Ox. On a : 



* _ d 9 dx _ . in „, dy __ 

? 



Dérivons l'équation (1) par rapport à s : 

^ = _ aSm? - h p C o S? . 
Multiplions par c/cp et intégrons : 

y (4s" ) 2 = a cos ? + P sin ? + r '* 

Changeons les constantes. Nous obtenons les formules de Résal 

s= jL r d 9 = j rd^ 9 

yfc J 0 \l 1 -ha cos<p-f- 6smcp yfc J Q <J> 
1 H sin?. a* 9 1 H cosv.dy 

V C Jo <l> y C Jo * 

5° — Pour intégrer ces expressions, posons que les quantités n et 6 
sont petites. 



1 : v ; 1 -+- a coscp H- 6 sin 9 = 1 — COS9 — ^- sin 9. 

s = -J=r ^ - ~ sin ? - A (1 - cos 9) J (2) 
x — c 0 = — -^=- £l — cos o — ~ (1 — cos2îp) ~~ ^ — J sinScp^J 
y = -jL [sin T - | (cp + 1 sin ?)-}(!- cos2 ? )]. 

Ces équations déterminent les paramètres a, 6, c, en fonction de 
l'angle 0. Nous n'avons pour cela qu'à les appliquer à la virole. 
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En raison de l'encastrement, à la virole correspond l'angle <p = 0 H- 0. 
Ses coordonnées sont : 

s = L = 6p 0 , x = Po cos (0 -h 6) , y = ?0 sin (0 -h 0). 

Substituons dans les trois équations obtenues; elles ne contiennent 
plus que les inconnues a, 6, c. Elles résolvent donc le problème posé. 

Une fois a, 6, c, calculés, la première équation (2) donne <p pour 
chaque point du ressort défini par la variable s; les deux suivantes 
déterminent x et y. 

Nous connaissons donc complètement la forme du ressort. 

Voici la solution des équations (2), qu'on obtient par un calcul labo- 
rieux mais sans difficultés spéciales. Posons : 

cp = 0-f-ô, P = p 0 (i — cos?) — -j-(<p-hsin<p). 

On a : 

Pa=p 0 6sin<î>, P6=p 0 ô(i — cos©) 
P yJT = P ? — Po e ( 1 - c o s * ) = j- ( ? — b ) , y T = • 

40 — Allons plus loin dans les approximations. 
Supposons 6 petit devant 0; admettons que le rayon p 0 est lui-môme 
petit devant la longueur L du spiral. 
Les formules deviennent simplement : 

0 2 a = 4ôsin<p, 0 2 6 = 4Q(1 — cos<p); 

v/T.L = <?-6, cL Pô = (*-&)»: 0. (3) 

89. Problème de Gaspari. 

I* — L'équation (2) du paragraphe 83 que je transcris, définit le 
ressort déformé : 

E 3(i-I\ + X(y-jJ-Y(a;-xJ + C = 0. (4) 

\ P Po / 

Elle est bien de la forme utilisée au paragraphe précédent. 
D'autre part nous montrons au paragraphe 83 que, dans l'expres- 
sion du couple qui s'exerce sur la virole, intervient le terme : 

X-n-YS. - (5) 

r\ et l sont les coordonnées du centre d'inertie du spiral. 
La comparaison des équations (1) [et (4) donne les paramètres X et 
Y de la quantité (5) qui devient : 

c(aÇ + 6ii). (6) 

L'obtention de l'isochronisme dépend de la manière dont elle 
s'exprime en fonction de 6. Calculons-la en négligeant les termes 
sans influence pratique sur le résultat. 
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Dans le calcul des coordonnées \ et -rj, nous supposons que le ressort 
se développe concentriquenient; ce qui revient à poser a = 6 = 0. D'où : 

y/c V e V e 

Appliquons les formules ordinaires donnant le centre d'inertie; il 
vient : 

U = L Po — — sin ? ), 

Ll| = y(i— COS(p). 

2° — Formons la quantité : 

c(a;4-6y)), 

au moyen des Ç et ^ ci-dessus calculés, et des valeurs précédemment 
trouvées pour a, 6, c. On obtient : 

6 £ — (9 — sincp) sin <p 4- (1 — cos<p) 2 -h ^ sin<pj . 
Remplaçons <p par 0 + ô. 

Dans le dernier terme, 6 est négligeable devant <p. Il reste : 

Ô[2(l — cosflp)-t-ôsin?]. 

A la même approximation posons : 

sin$p = sin (6 -h S) = sin 0 -h 6 cos0, 
cosep = cos(0 -+- G) = cos0 — 6 sin®. 

L'expression ci-dessus s'écrit : 

2(1 — cos®)Ô-b3sin0.ô 2 -+-cos0.O 8 . 

2° — En définitive l'expression du couple surajouté contient en 
facteur la quantité : 

2 (1 — cos 8) . 6 -h 3 sin 0 . ô* -+- cos 0 . 0 3 . 

Mais nous savons (tome I, § 174) que le terme en ô 2 ne perturbe 
Tisochronisme que de quantités très petites. Seul a de l'influence le 
terme en ô 3 . 

Pour qu'il s'annule il faut poser : 

cos0 = O, e = (2ft + i)ic : 2. 

D'où l'énoncé du paragraphe 87 : les points où doit s'attacher la virole, 
sont à angle droit avec le piton; il existe deux points isochrones sur 
chaque spire. L'isochronisme est modifié en sens inverse si, à partir de 
l'un de ces points, on prend 0 plus grand ou plus petit (ressort plus 
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long ou plus court). Contrairement à l'énoncé de Leroy, si l'allon- 
gement du ressort modifie Tisochronisme dans un sens pour un point 
isochrone, il le modifie en sens inverse pour le point diamétralement 
opposé. 

La méthode de Leroy s'explique donc par le fait qu'avec un spiral 
cylindrique assez long, la correction s'exprime par une série suivant 
les puissances croissantes de l'élongation 6 dont les coefficients sont 
périodiques par rapport à la grandeur de l'enroulement & du spiral 
(pourvu que © soit assez grand devant 6). La correction n'est plus iden- 
tiquement nulle (indépendante de 0) comme avec les. courbes termi- 
nales de PhilHps; elle ne s'annule que si une condition supplémentaire 
est réalisée. 

90. Spiral d Andrade. 

Un spiral cylindrique d'environ 20 tours et demi est coupé en deux 
portions égales ; chacune, avec son piton et sa virole propres angu- 
lairement distantes de 90°, constitue un spiral de Leroy. 

Les viroles sont immédiatement de part et d'autre du balancier, à 
une distance angulaire quelconque Tune de l'autre. Les pitons sont à 
10 tours un quart des points d'attache des ressorts aux viroles. 

L'avantage de l'emploi de deux ressorts au lieu d'un, est une plus 
grande symétrie dans le développement. 



Isochronisme Dynamique. 

91. Obtention de 1 isochronisme dynamique. Force centrifuge. 

1° — L'obtention d'un spiral isochrone est un problème, l'obtention d'un 
système oscillant isochrone en est un autre. Il serait très faux d'iden- 
tifier les deux questions : l'isochronisme du spiral n'est pas le rêve des 
horlogers. Précisons ce qui précède sur deux points fournissant des 
problèmes simples et intéressants. 

Nous allons montrer que la force centrifuge et l'inertie du spiral 
amènent une avance aux petits arcs (un retard aux grands arcs). 

Effectivement on constate une avance aux petits arcs avec un spiral 
isochrone, et indépendamment des effets de l'échappement. 

D'autre part l'échappement amène généralement un retard aux 
petits arcs. 

Suivant la grandeur relative des effets de l'inertie du spiral, de la 
force centrifuge et de l'échappement, on conçoit que l'obtention d'un 
système isochrone puisse nécessiter l'anisochronisme du spiral dans un 
sens ou dans l'autre. 

2° — Influence de la force centrifuge sur un spiral coupé. 

Nous avons vu (tome I, § 142) que la compensation pour la tempé- 
rature impose l'emploi d'un spiral coupé, qui est par conséquent 
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plus ou moins déformé par la force centrifuge. Le moment d'inertie 
est variable : il est maximum quand la vitesse angulaire est maxima 
(passage par la position d'équilibre); il a sa valeur statique aux bouts 
de l'oscillation (vitesse angulaire nulle). 

La force centrifuge étant proportionnelle au carré de la vitesse angu- 
laire, la déformation, quelle qu'elle soit, étant proportionnelle à la 
force, le rayon de giration et son carré deviennent : 

en ne conservant que les termes principaux. 
D'où résulte l'équation du mouvement : 

que nous pouvons écrire à la même approximation : 

'S^,['-<(£)"]=°- 

Dans le terme correctif, posons : 

0 = 6 o sinw/, avec la condition : Iw 2 =-C. 

D'où : 

/dey coî ce* co* 

L'équation différentielle devient : 

i^+.c(.-^)-,.«««. fc i=a 

Substituons dans cette équation l'intégrale 0 — © 0 sin to/, pour avoir 
une valeur plus approchée de u>. 

On trouve immédiatement que la période est allongée dans le 
rapport : 

Elle croît proportionnellement au carré de l'amplitude. 

Quand le parcours total passe de 450 à 540°, la marche diurne peut 
varicrde 2 secondes, ce qui n'est pas négligeable. 

Si le balancier est mince, par conséquent très flexible, la pertur- 
bation peut être plus grande. 

3° — Expérience de démonstration. 

Montons une expérience où le phénomène soit exagéré. 

Le système représenté par la figure 10? oscille sous l'influence de la 
torsion d'un long fil métallique DE. Des ressorts très flexibles R,R, 
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sont rivés à plat sur la tige transversale AA. A leurs extrémités sont 
fixés deux boules B ou deux disques de plomb assez lourds. 

Des fils FF, liés à la barre rigide GG, soutiennentrles ressorts et les 
empêchent de gau- 
chir, sans gêner l'ac- 
tion de la force cen- 
trifuge qui écarte les 
boules. On vérifie que 
la période dépend de 
l'amplitude. 

On montre directe- 
ment la déformation 
des lames bimétalli- 
ques des balanciers 
coupés, en disposant 
un obstacle flexible 
et léger près du con- 
tour du balancier, de 
manière à ne pas le 
toucher aux petits 
arcs, même en tenant 
compte du jeu des 
pivots. Quand l'am- 
plitude devient suffi- 
sante, l'obstacle est 
vivement heurté. La 
valeur du déplace- 
ment de l'extrémité 
des lames coupées est 
de quelques cen tièmes 
de millimètre. 

92. Influence de 
l'inertie du spiral. 

1° — Soit 8 l'angle dont est enroulé dans sa forme d'équilibre un spiral 
cylindrique de rayon r Q qui, par hypothèse, se développe concentrique- 
ment, c'est-à-dire reste toujours cylindrique. 

Soitr son rayon quand la rotation de la virole est 0. 

En appelant L la longueur du spiral, on a : 

r(0 + 6) = r o 0 = L. 

Une des extrémités du spiral est fixée au pilon. Pendant l'oscillation 
les éléments successifs du spiral changent d'azimut suivant la formule : 

9 = 0(* : L); 

s est la longueur du spiral à partir du point fixe. 

ir, 12 




Kitr. 102. 



Digitized by 



Google 



478 PENDULE, SPIRAL, DIAPASON 

La vitesse d'un point du spiral est : 

K£)'^)'=-2H4?H£) ! - 

Dans l'hypothèse que le développement est concentrique, les quan- 
tités variables de cette expression sont les mêmes en tous les points du 
spiral. Pour connaître la force vive totale, il faut donc multiplier 
\kds : 2 et intégrer par rapport à s. La quantité ^ esl la masse par unité 
de longueur; m = p. L est la masse totale. 

D'où pour la force vive du spiral : 

Le premier terme de la parenthèse étant beaucoup plus grand que le 
second, conservons le seul. Remplaçons r par sa valeur. 
Écrivons l'équation des forces vives. 
Soit I le moment d'inertie du balancier. On a : 

2° — Négligeons d'abord 6 devant 0 dans la première parenthèse. 
Tout se passe comme si le moment d'inertie avait crû de là \ ±mr'l : 3. 
La période est donc multipliée par 



Gaspari trouve pour terme correctif mrî:4I; Andrade trouve 
mr\: 31; cela, après des calculs à faire crever d'ennui l'homme le 
mieux constitué, et dont on reconnaît si peu le sens exact que ces 
messieurs n'ont pu s'entendre. 

Poussons plus loin les approximations : 

0 2 _ . 20 30 2 

(e e) a 0 ~W ' 

La première parenthèse s'écrit : 

ou encore : 

L 31 J L 1 31 W + I w J* 

parce que les termes en /n s sont sûrement négligeables. 

D'où pour l'équation différentielle, comme on le vérifie immédiate- 
ment : 

1 L 1 + -wj Ut; = C{ *« - °-> L 1 + -31-iT -<- il «-fJ- 
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Le coefficient du terme en — 8 2 passe de C à 



C'est dire que la période est multipliée par 1 -4- -gp- -g^ • 



Au coefficient près (qui n'a aucun intérêt, étant donnée l'approxima- 
tion des hypothèses), c'est le résultat de Caspari et Andrade. 
En définitive la période est multipliée par : 



a et p étant deux coefficients numériques sur la valeur desquels je 
laisse les mathématiciens se chamailler. 

Le terme en Ô 2 dans l'équation différentielle correspond à la dissy^ 
métriede l'oscillation (tome I, § 110). 

3° — La rapport mr 0 * : 1 est de Tordre de quelques centièmes. Pre- 
nons le de 0,02. Avec le coefficient 1 : 6, le retard produit par l'inertie 
du spiral est donc de l'ordre de 0,003, soit 259 secondes par jour. 
. A la vérité ce retard n'est pas gênant puisqu'on peut compenser 
l'inertie du spiral en prenant moindre l'inertie du balancier. 

Lorsqu'on agrandit le spiral, la montre retarde : ce qu'il était facile 
de prévoir. 

Le terme qui dépend de l'amplitude, est heureusement très petit. 
Supposons en effet : 

6 = 10 tours 6 0 = 1,5; on a : (0 o : 0) 2 = 0,0225. 

La correction est donc de l'ordre de quelques centièmes de la précé- 
dente. Au reste elle n'intervient que par sa variation. Par exemple, 
quand 6 passe de 1 à 1,5, le facteur passe de 0,010 à 0,022; le retard 
est d'un centième du retard précédemment calculé, de l'ordre de quel- 
ques secondes par jour. 

93. Des huiles et de leur épalsslssement. 

1° — Pour graisser les pivots, les coussinets et les pièces de certains 
échappements, les horlogers utilisent de l'huile d'olive ou des huiles 
animales (huile de pied de bœuf, de pied de mouton...). 

Le défaut capital des huiles est de se modifier avec le temps, de ne 
pas conserver leur fluidité initiale; elles s'épaississent. Bien qu'on ren- 
contre des horloges qui marchent 10 à 15 ans sans nettoyage (il est vrai 
grâce à un excès de force motrice), on considère trois ans comme une 
moyenne raisonnable pour le temps après lequel ùn chronomètre doit 
recevoir de l'huile fraîche. L'épaississement des huiles amène un accrois- 
sement des frottements, une diminution de l'amplitude, l'arrêt dans 
certains cas, des modifications de la marche si Tisochronisme n'est pas 
obtenu. 
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Le second défaut des huiles est que leur fluidité varie avec la tempé- 
rature. Un froid vif amène la solidification des huiles animales et végé- 
tales. Je reviens plus loin sur le parti qu'au xviir 2 siècle on espérait 
tirer de ce défaut pour la compensation des effets de la température. 

Quant au degré absolu de fluidité, il n'a qu'une importance secon- 
daire. Théoriquement on doit choisir une huile d'autant plus épaisse 
que le pivot considéré supporte une plus grande pression; pratique- 
ment les horlogers utilisent des huiles très fluides. 

2° — Effets des frottements sur la marche. 

C'est un préjugé de croire que les frottements sont par eux-mêmes 
une cause de retard. Nous démontrons au paragraphe 156 du^ome I 
qu'un frottement indépendant de la vitesse produit un décroissement 
linéaire des amplitudes, au paragraphe 149 qu'un frottement propor- 
tionnel à la vitesse produit un décroissement exponenliel des ampli- 
tudes; dans lès deux cas la période nesl pas sensiblement altérée. 

Mais nous raisonnons alors dans l'hypothèse que le système est iso- 
chrone, à supposer que les frottements disparaissent; autrement dit, 
que les périodes sont alors indépendantes de l'amplitude. 

Si Tisochronisme n'est pas réalisé, le frottement produit médialement 
une modification de la période, en raison de la modification d'amplitude 
dont il est cause. L'accroissement du frottement amène donc un retard 
ou une avance, suivant la nature du système mécanique auquel il 
s'applique. 

Mais nous comprenons sous le nom de frottements des effets extrê- 
mement différents. Si l'épaississement de l'huile crée comme une 
membrane élastique, rien n'empêche que le « frottement >> n'amène une 
avance aux petits arcs. Il se forme alors aux pivots du balancier comme 
un spiral supplémentaire. Ce n'est pas là une hypothèse gratuite : 
Tétude des phénomènes capillaires nous offre des exemples de forma- 
tion de telles membranes matérielles, qui, je m'empresse de l'ajouter, 
pour ne pas induire des idées fausses, n'ont aucun rapport avec la 
membrane superficielle hypothétique qui sert à expliquer l'ensemble 
des phénomènes capillaires proprement dits (voir mon Cours sur la 
Capillarité). 

94. Dimensions du balancier. 

C'est un sujet qui revient à chaque instant dans la Revue Chrono- 
mélrique. Malheureusement il semble que la discussion y manque de 
bases scientifiques. 

1° — Tant au point de vue de la quantité de mouvement que de la 
force vive, un corps qui tourne autour d'un axe, est complètement 
défini par son moment d'inertie. Peu importent ses dimensions et la 
répartition des masses; nous posons seulement que l'axé des pivots, 
passe par le centre de gravité et est principal d'inertie pour éviter 
l'usure de ceux-ci et les frottements nuisibles. 
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Soit 6 0 l'amplitude, T la période: la vitesse maxima est 2*%: T. 
L'énergie cinétique et la quantité de mouvement maxima sont : 

l T' ~T~' 

Si donc on donne l'amplitude 6 0 , la période T, le moment d'inerlie I, 
les propriétés mécaniques du système sont complètement définies, en 
particulier ses qualités régulatrices et les effets de choc qu'il peut 
produire. 

Voilà tout ce que la mécanique rationnelle apprend : que le balan- 
cier soit grand ou petit, il n'importe pas, pourvu que son moment 
d'inertie soit ramené à la même valeur. 

2° — Mais alors interviennent des conditions accessoires qui forcent 
à donner au balancier des dimensions moyennes optima, depuis long- 
temps déterminées par la pratique et autour desquelles, en raison 
môme de ce qu'elles sont optima, il est possible d'osciller sans gain ni v 
perte : d'où les débals aussi vains que fastidieux des horlogers. 

Si le rayon du balancier est très grand, pour un moment d'inerlie 
donné, sa serge doit être très mince. Comme la compensation pour la 
température exige qu'il soit coupé, la force centrifuge intervient d'une 
manière fâcheuse. 

Si le rayon du balancier est très petit, la compensation pour la tem- 
pérature devient difficile. 

Ajoutez que le frottement de l'air croît quand les dimensions aug- 
mentent, que le frottement sur les pivots croît quand les dimensions 
diminuent (le moment d'inertie restant le même, le poids croit) : vous 
trouvez quatre condition^ deux à deux contradictoires. Vous serez malin 
si vous énoncez a priori quoi que ce soit de général. On s'explique donc 
l'incroyable bafouillage des arlicles sur la question. 

95. Remarques sur la compensation. 

Voici la définition qu'en donnait Berthoud en 1763 : « J'appelle en 
général compensation.,, un effet qui est tel que deux vices d'une même 
machine étant mis en opposition, ils se détruisent mutuellement, en 
sorle qu'il en résulte la plus grande perfection pour la machine. » 

De cette définition suit qu'il est légitime de compenser tout effet nui- 
sible par tout autre effet nuisible : ce que nous allons montrer mauvais 
par l'exemple même que Berthoud utilise pour légitimer sa définition. 

Par exemple, il est légitime de compenser l'affaiblissement du ressort 
spiral causé par réchauffement, au moyen d'une diminution du moment 
d'inertie produite également par réchauffement : c'est la théorie du 
balancier compensateur. Nous sommes en effet assurés que les deux, 
modifications se produisent toujours simultanément et suivant des lois 
rigoureusement liées. 

Passons au cas invoqué par Berthoud. « Dans les montres le froid 
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augmente la force du spiral, ce qui tend à accélérer les oscillations du 
balancier. La même action agissant sur les huiles du pivot, augmente 
le frottement, ce qui tend à les retarder. Ces deux vices peuvent donc 
se détruire. » 
Traduisons en style moderne. 

Le froid augmente le frottement, par suite diminue l'amplitude. 
Posons qu'à température constante le système échappement-spiral- 
balancier soit anisochrone et qu'il y ait retard aux petits arcs (c'est en 
général ce que produit l'échappement seul). Donc médialemenl (et non 
pas immédiatement comme le croyait Berthoud), l'épaississement de 
l'huile peut amener un retard. Le froid agissant sur le même système 
amène une avance. D'où compensation. 

Cette compensation est réelle, au point que Berthoud cherche par 
tâtonnement quel diamètre il faut donner aux pivots du balancier pour 
que les variations de température soient sans effet, les variations d'am- 
plitude dues aux variations de frottement compensant les variations de 
la force du ressort et la dilatation du balancier. On augmente en effet 
le frottement et ses variations en augmentant le diamètre des pivots. 

Ce procédé de compensation est mauvais. Oa n'est jamais sûr de 
retrouver la même huile ; l'huile subit une modification lente : tes deux 
effets qu'on oppose, ne sont pas liés d'une manière définie une fois pour 
toutes. La compensation, possible, doit être considérée comme acciden- 



Tout au contraire on doit s'efforcer de trouver une huile sur laquelle 
n'agissent ni les variations de température, ni le temps. 11 ne faut pas 
compter sur les modifications de l'huile, qui sont des vices variables et 
par là même évitables, pour corriger des vices bien définis et par là 
même inévitables. La correction doit venir de l'opposition d'autres 
vices également bien définis et inévitables. 

Je ne cite le procédé de compensation préconisé par Berthoud que 
pour fixer les idées; ordinairement en effet, à température constante, 
les chronomètres ont une avance aux petits arcs. Les deux effets de la 
température s'ajouteraient. 

Modification séculaire du spiral. 

Les métaux se modifient spontanément; ils se modifient plus rapide- 
ment s'ils sont soumis à des vibrations ou à des alternatives de chaud 
et de froid. On ne* peut donc s'étonner si la marche d'un chronomètre 
varie, surtout dans les premières années. Généralement on constate 
une avance par rapport à la marche initiale, avance qui peut atteindre 
une quinzaine de secondes par jour. 

L'oxydation produit une variation de masse du balancier et du spiral; 
elle change également le moment d'élasticité de celui-ci. 

96. Expériences d'Harvey sur la pression de l'air. 

1° — Je tire les nombres suivants dun intéressant mémoire d'Harvey 
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(1824). Il étudiait une série de chronomètres de marine et de poche 
dont il déterminait les marches diurnes sous des pressions variées, la 
température demeurant constante. 

La plupart de ses appareils avançaient pour les pressions décrois- 
santes', quelques-uns relardaient. 

Par exemple son chronomètre D qui avançait régulièrement de 
4 secondes par jour sous la pression moyenne (760 mm.), avançait 
de 22,1 secondes sous la pression de 13 centimètres de mercure; 
pour le chronomètre C l'avance diurne allait de 2,5 à 18,6 secondes. 
Mais le chronomètre F qui avançait de 2 secondes sous la pression de 
760 millimètres de mercure, retardait de 3,3 secondes pour 380 milli- 
mètres, Ainsi d'un chronomètre à l'autre la variation diffère en grandeur 
et en signe. 

Il va de soi qu'une augmentation de pression produit l'effet contraire 
d'une diminution. Par exemple un chronomètre qui avançait par jour 
de 18,6 secondes sous la pression de 13 millimètres, retardait de 
9,5 secondes sous la pression de 1 905 millimètres : la variation de 
marche diurne était de 28,1 secondes. 

2° — Harvey s'efforce de montrer que la variation de marche produite 
par une variation de pression est instantanée, et que la marche à une 
pression est une fonction uniforme de cette pression; autrement dit, 
quand on ramène le chronomètre à une pression déterminée (la pres- 
sion 760 millimètres par exemple), après passage à travers des pressions 
plus petites ou plus grandes, la marche (à la môme température) reprend 
sa valeur initiale. 

La démonstration de l'instantanéité est rendue difficile d'abord par 
l'impossibilité pratique de déterminer la marche avec quelque préci- 
sion pour un intervalle moindre d'une heure, et par le changement de 
température que produit toute variation brusque de pression. 

Harvey trouve que la suppression du boîtier ne modifie pas les phé- 
nomènes; en toute rigyeur elle doit les modifier, en modifiant les mou- 
vements de l'air autour du balancier. 

La conclusion pratique de ce travail est que, môme en restant à la 
même altitude, les variations de marche dues aux variations diurnes 
de pression peuvent ne pas être négligeables. 

96 bis. Action de la pression de l'air et de son humidité. 

1° — L'air agit de deux manières très différentes. 

Il agit d'abord par la masse entraînée. On le vérifie avec une feuille 
d'or qu'on approche du balancier: elle en suit les mouvements. De ce 
chef la masse du balancier croit proportionnellement à l'accroissement 
de pression. D'où un retard qui. vu sa petitesse, est aussi proportionnel 
à l'accroissement de pression. 

L'air agit encore par son frottement. 

Il faut distinguer. 
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Supposons d'abord que par un procédé quelconque, l'amplitude soit 
maintenue à la même valeur. Quelle que soit la loi suivant laquelle l'air 
agit, l'influence est nulle, aux termes en 6* près. En effet pendant le pre- 
mier quart de l'oscillation le frottement produit une avance; mais elle 
est détruite pendant le second quart. Reste seulement les termes en 6 2 . 
Dans l'hypothèse dun frottement proportionnel à la vitesse, le retard 
résultant est calculé au § 149 du tome I en fonction de l'amortissement. 
Étant donnée la valeur de cel amortissement, on peut conclure qu'à 
amplitude invariable, le frottement de l'air ne change pas la durée 
d'oscillation. 

Mais en réalité c'est le couple moteur qui reste invariable. Consé- 
quemment quand un chronomètre est placé dans le vide, l'amplitude 
de l'oscillation du balancier croît, et beaucoup plus qu'on penserait 
a priori. Par exemple elle passe de 250 à 300°. 

La variation est à peu près proportionnelle à la variation de pression 

La variation d'amplitude met en évidence le défaut d'isochronisme. 
Si le chronomètre avance aux grands arcs, les deux effets s'ajoutent. 
Dans le vide, d'une part la masse mue est plus petite, d'autre part l'am- 
plitude est plus grande. 

Comme c'est le cas ordinaire, s'il y a retard aux grands arcs, les effets 
se retranchent. On ne peut donc prévoir le sens du phénomène. 

Effectivement certains chronomètres placés dans le vide avancent; 
d'autres retardent. 

Si leur isochronisme était parfait, ils avanceraient tous dans le vide. 

Les retards et avances sont généralement inférieurs à 2 secondes par 
jour pour une variation de 10 centimètres de mercure. 

Quelques horlogers partent de là pour conseiller de donner systéma- 
tiquement aux chronomètres un retard aux grands arcs et de construire 
les balanciers en or ou en platine, métaux dont la densité est grande. 
Mais quand ils recommandent de faire les balanciers de petits diamètres 
ils confondent la valeur absolue de la perturbation et sa valeur relative 
qui seule importe. Pour diminuer cette valeur relative, il faut augmen- 
ter le moment d'inertie du balancier, par suite augmenter le moment 
d'élasticité du spiral. On n'oubliera pas que les frottements dépendent 
de la surface, tandis que les masses dépendent du volume et les 
moments d'inertie des cinquièmes puissances des dimensions homo- 
logues. 

2° — On a fait des expériences systématiques à la suite de l'observa- 
tion que des chronomètres réglés à Neuchâtel (altitude 489 mètres), 
retardent quand on les transporte à Paris (altitude 67 mètres). Ditis- 
heim trouve que le retard pour la même augmentation de pression croît 
quand le diamètre du balancier diminue; il tend vers une limite pour 
un balancier très petit. Ainsi quand on passe d'un chronomètre de 
marine (diamètre du balancier 37 mm.) à une montre dont le balancier 
a 9 millimètres de diamètre, le retard diurne, pour une augmentation 
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de pression de 10 centimètres de mercure, augmente de 1 seconde 
environ à 2,2 secondes. 

Le retard est proportionnel à l'augmentation de pression, l'état 
hygrométrique et la température demeurant invariables. 

5° — L'air peut agir par son humidité; de la vapeur se condense sur 
le balancier et le spiral; elle augmente l'inertie : d'où un retard. 

On attribue à l'humidité un rôle lubrifiant, d'où un accroissement de 
l'amplitude et la mise en évidence du non isochronisme. On a remarqué 
que les horloges s'arrêtent dans l'air parfaitement sec, preuve de l'etîet 
lubrifiant sur le rouage. Si l'anisochronisme amène un retard aux grands 
arcs, ce qui est le cas ordinaire, le second etïet de l'humidité de l'air 
s'ajoute au premier. 

Pour maintenir autour d'une horloge une humidité invariable, on uti- 
lise le phosphate de soude cristallisé. A chaque température la pression 
de la vapeur d'eau prend une valeur parfaitement déterminée (tension 
de dissociation du sel hydraté). 

97. Effets des chocs et des mouvements du support. 

Au paragraphe 26 j'indique le moyen de lancer un chronomètre arrêté. 
Il va de soi que si nous pouvons le lancer, nous pouvons l'arrêter par 
le même moyen. A une différence près cependant : si nous sommes à 
peu près sûrs de le lancer, l'arrêt exige que certaines conditions soient 
satisfaites. C'est fort heureux du reste, car autrement les chronomètres 
à échappement libre et coup perdu passeraient leur temps à s'arrêter et 
à repartir. 

Mais pour petite que soit la probabilité d'arrêt, le phénomène peut se 
produire : on explique ainsi les sauts extraordinaires constatés avec les 
échappements à détente (§ 27). 

Sans aller jusqu'à l'arrêt, il va de soi qu'une rotation brusque du chro- 
nomètre autour d'un axe parallèle à celui de l'échappement, modifie la 
torsion du ressort et change la période de l'oscillation actuelle. Tout ce 
qu'on peut dire a priori et que, pour brutaux que soient une embardée 
ou un coup de roulis, ils sont toujours lents par rapport à la durée d'une 
oscillation et à la vitesse du balancier : il se produit une compensation 
au moins très approchée. Si en général les marches à la mer sont un 
peu différentes des marches en rade, la différence est minime et le plus 
souvent négligeable, au moins à ne considérer que les mouvements du 
navire. On en est encore à discuter si le roulis a une influence appré- 
ciable sur la marche ; a fortiori pour le tangage dont l'amplitude est 
toujours extrêmement petite avec les navires actuels dont la longueur 
dépasse ordinairement 100 mètres. 
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98. Position du problème. 

Le problème de la distribution de l'heure se présente sous deux 
aspects. 

On peut utiliser des compteurs qui, avec ou sans le secours d'une 
puissance auxiliaire (ressort ou poids), répètent les indications d'une 
horloge type ou mère. 

La transmission est obtenue par l'électricité ou l'air comprijné. 

On peut utiliser des horloges à mouvements indépendants qui sont 
remises à l'heure. Parfois la remise à l'heure s'effectue d'une manière 
continue ou à de brefs intervalles (seconde ou demi-seconde); on dit 
que les horloges sont synchronisées. Nous avons étudié la synchronisa- 
tion proprement dite au chapitre x du tome I. 

Parfois la remise à l'heure n'a lieu que deux fois par jour, ou plus 
généralement à des intervalles assez longs. 

L'avantage de ce dernier système est que si le mécanisme de remise 
à l'heure se détraque, l'horloge n'en continue pas moins à fonctionner. 
Il est vrai que la remise à l'heure implique, comme nous le verrons, une 
inexactitude systématique consentie; pour que l'avantage signalé soit 
réel, il faut qu'elle reste inférieure à une certaine limite. 

Après l'étude de ces questions, nous disons quelques mots des hor- 
loges électriques : l'électricité y remplace le poids ou le ressort. A la vérité 
elles n'ont qu'un intérêt minime. Nous avons vu dans le tome I que 
le remontage d'un poids peut être obtenu électriquement, ce qui est de 
beaucoup la manière la plus pratique d'utiliser l'électricité, malgré les 
mécanismes supplémentaires qui deviennent nécessaires. 



Compteurs. 



99. Compteurs sans mouvement d'horlogerie. 

On se propose de compter les allées et venues d une pièce qui 
oscille sous une influence quelconque : pour fixer les idées, posons que 
c'est l'armature d'un électro. 
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1° — Le mécanisme le plus simple est schématiquement représenté 
dans la figure 103. 

Une roue à rochet est actionnée par l'armature d'un électro. Quand on 
rompt le courant, l'armature Ri 



est rappelée par le ressorti^ ; 
le nez N du cliquet d'impul- 
sion (qui est une lame élasti- 
que) glisse le long d'une dent 
de la roue que le cliquet N 
empêche de rétrograder. 

Quand le courant est. fer- 
mé, l'électro attire son arma- 
ture. 

Le cliquet N entraîne la 
roue qui avance d'une dent 
dans le sens de la (lèche; le 
cliquet N' est soulevé et ne 
gêne pas le mouvement. 

La roue porte un index 
indiquant les unités sur un 
cadran divisé en parties éga- 




Fig. 103. 



les; par l'intermédiaire d'un pignon, elle actionne un train d'engre- 
nages, dont deux arbres ont des rotations 10 et 100 fois moins rapides, 
quand il s'agit d'un compteur. Dans le cas d'une horloge secondaire, la 
roue à rochet fait, par exemple, un tour en 60 "secondes {trotteuse); 
deux axes du train ont des 

rotations 60 fois et 720 fois faim 
plus lentes, les aiguilles qi^ils 
entraînent marquent les mi- 
nutes et les heures. 

Il va de soi que la figure 
403 ne respecte pas les pro- 
portions relatives; les dents 
du rochet ont des dimensions 
exagérées. 

2° — Cet appareil très 
simple présente des inconvé- 
nients. . 

L'action sur la 




roue 



Fig. 104 



rochet dépend de l'intensité du courant. Si le courant est trop faible, il 
y a des ratés ; s'il est trop fort, plusieurs dents de la roue peuvent passer 
d'un coup. 

On préfère souvent actionner la roue, au moment de la rupture du 
courant, par la tension du ressort de rappel R t ou par le poids de l'ar- 
mature en partie équilibrée par un contrepoids (fig. 104). 
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Dans ce dernier cas, l'appareil doit avoir une position déterminée par 
rapport à lp verticale. 

Le cliquet d'impulsion n'empêche que les rotations rétrogrades. Pour 
éviter que deux dents ne passent d'un coup, l'armature porte quelque- 
fois un cliquet d'arrêt, qui s'engage dans les dents du rochet lorsque le 
cliquet d'impulsion arrive à fond de course; on crée ainsi un empêche- 
ment rigide à la rotation exagérée du rochet. 

3° — On peut doubler le nombre des dents qui passent en utilisant les 
allées et venues de l'armature. Le lecteur trouvera aisément plusieurs 
dispositifs poussant la roue à la fermeture et à la rupture du courant : 
cela revient à doubler le cliquet d'impulsion (voir mon Cours sur les 
Mécanismes), 

4° — Podomètre, pendules mystérieuses. 

En définitive pour que le compteur fonctionne, il faut, par un procédé 




Fig. 105 



quelconque imposer un mouvement alternatif au levier IJK de la 
figure 105. Dans le podomètre c'est le déplacement alternatif de haut en 
bas du corps qui produit cet effet. Dans certaines pendules mystérieuses, 
un balancier qui oscille, porte une minuterie et un cadran. Chaque 
oscillation du cadran impose à un levier vertical une oscillation qui fait 
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avancer d'une dent le rochet d'un compteur. Pour se rendre compte du 
phénomène, on tournera la figure 105 de 90° dans le sens des aiguilles 
d'une montre, on supprimera l'électro; on imposera à la figure une 
oscillation dans un plan vertical (Voir aussi fig. 70). 

100. Compteurs à mouvement d'horlogerie. 

Il était naturel d'appliquer l'électro à un mouvement d'horlogerie 
ordinaire pourvu de son échappement : les va-et-vient du pendule sont 




Fig. 106. 

remplacés par ceux de l'armature. Chaque fermeture et rupture du cou- 
rant correspond à une période d'oscillation du pendule. 

L'échappement peut être un de ceux que nous connaissons; mais il 
peut être simplifié, puisqu'il n'a plus à entretenir les oscillations du 
pendule. 

Le dispositif que voici est facile de construire dans un laboratoire ; il 
fonctionne, pour grossière qu'en soit la construction. 

Deux roues parallèles (fig. 106), solidaires du môme axe, portent des 
chevilles radiales (huit dans la figure), symétriquement disposées, en 
nombre égal, mais alternant d'une roue à l'autre. Les roues sont de 
même diamètre ; c'est par commodité de représentation que l'une 
déborde sur l'autre. Le mouvement d'horlogerie tend à donner à Taxe B 
un mouvement dans le sens de la flèche F. 

Les mouvements de l'armature font osciller l'axe A sur lequel est 
montée la palette P. Actuellement la cheville d de la roue avant s'appuie 
sur la palette; la cheville d' la plus proche appartient à la roue arrière. 
Quand la palette tournera dans le sens de la flèche, la cheville d'échap- 
pera, le système des roues tournera d'un seizième de tour, la cheville d' 
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butera sur la palette, le système s'arrêtera, jusqu'au moment où la 
palette, dans son parcours inverse, laissera échapper la cheville d'. 
Et ainsi de suite. 

Un aller et retour de la palette correspond donc à une rotation d'un 




Fig. 107. 



huitième de tour. Suivant le calage relatif des roues sur leur axe, il est 
du reste possible de diviser ce huitième de tour en deux parties 
inégales et dans un rapport voulu. 

La figure 107 représente la disposition réciproque: elle comporte une 
seule roue et deux palettes. Le lecteur se rendra compte du systèrae'à 
à la seule inspection de la figure. Pour n'avoir pas à incliner les palettes 




Fig. 108. 



sur Taxe A, il faut les mettre assez près Tune de l'autre ; par suite, les 
rotations de la roue sont inégales. Pour qu'elles soient égales, il faut 
écarter les palettes de la moitié de la dislance des chevilles; si les 
palettes sont normales à Taxe, les chevilles ne s'appliquent pas à plat 
sur elles, ce qui est mauvais. 

Reste à obtenir les mouvementsoscillatoires de l'arbre A. La figure 108 
représente le dispositif. L'armature tourne autour de l'axera ;Jelle est 
prolongée par une tige qui passe dans une fourche solidaire de l'arbre. 
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Les allers et retours de l'armature se traduisent donc par des oscillations 
de l'arbre A. 

101. Adjonction à une horloge de pièces pour les contacts 
électriques. 

1° — Nous sommes donc en possession de compteurs. Pour les trans- 
former en horloges secondaires, reste à faire émettre, par une horloge 
type ou mère des courants brefs et séparés par des intervalles constants. 



La difficulté est si considérable que la transmission de l'heure par l'élec- 
tricité a toujours fourni du déboire, excepté dans des cas très particu- 
liers où les circuits sont de peu d'étendue et facilement contrôlables. 

Il semble d'abord que rien ne soit plus aisé que d'obtenir des courants 
brefs et régulièrement espacés : sur l'un des axes rapides d'une horloge 
on dispose symétriquement des nez qui agissent sur des ressorts et pro- 
duisent les contacts. 

L'expérience montre que les contacts sont souvent mauvais. 

Garnier, dont les horloges fonctionnent bien, utilise le système sui- 
vant (fig. 109). Sur l'axe de la roue d'échappement, il fixe une étoile E, 
à cinq branches. Elle sert d'arrêt à une étoile E', à trois ailes L, mue 
par un poids ou un barillet indépendants. 

Cinq fois par tour (toutes les 12 secondes si la roue d'échappement 
fait un tour à la minute), une lame L est débrayée ; l'étoile E' tourne de 
120° jusqu'à ce que la lame suivante embraye sur la dent suivante de 
l'étoile E. 




Fig. 109. 
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Contact 
Jiona/ro 



Le mouvement de E' est régularisé par un volant. 
La dent D' pousse un levier coudé: le contact se fait entre les platines 
P, P'. Le ressort R et le butoir B complètent le mécanisme. 

2° — Systèmes de précision. 
Je décris les systèmes suivants 
d'après le Bulletin de l'Obser- 
vatoire de Besançon (fig. 110). 
Contact a seconde. 
Il se compose de deux ressorts 
R, R n portés par les pièces P, P r 
Le ressort R est muni d une 
levée de saphir S qui s'engage 
dans les dents d une roue à 
rochet O montée sur Taxe de la 
roue d'échappement. Le réglage 
de chaque ressort se fait avec 
une vis V munie d'une goupille g 
excentrée (représentée à part). 

Le contact entre les gouttes 
de platine N a lieu quand la 
levée S se trouve sur le sommet 
des dents. 
Contact horaire. 
Il est nécessaire que le con- 
tact soit porté par un axe rapide 
(celui delà roue d'échappement) 
et d'autre part qu'il n'agisse 
qu'une fois par heure; d'où la 
nécessité d'un mécanisme de 
préparation qui, peu avant l'heu- 
re, amène les pièces dans la 
position où le mécanisme de con- 
tact peut agir. 

Le mécanisme de préparation 
est constitué par le levier GK 
dont la levée de saphir glisse 
sur une roue J solidaire de 
l'axe de l'heure; la flèche sur la roue J est tournée à l'envers. 

Un peu avant l'heure elle tombe dans une encoche; d'où la rotation 
du levier K et le transport en bloc (vers la gauche) du système des porte- 
contacts A et C, poussés par les ressorts X et C. 

Le levier AB porte une levée de saphir F qui se trouve alors à bonne 
distance de la came H montée sur Taxe de la roue d'échappement. 

A la seconde 0 de l'heure, la came pousse la levée de saphir F, le 
levier A tourne et ferme le circuit entre les gouttes de platine M. 




Fig. 110. 
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* 102. Armature polarisée. Gourants inversés. 

1° — Un des progrès les plus marqués dans la question qui nous 
occupe, consiste dans l'emploi d'une armature polarisée et de courants 
inversés (fig. 111). 

Un aimant en fer à cheval NS aimante d'une manière permanente 
deux pièces de fer doux s/i, nV, montées sur un axe de laiton 00 et 
servant d'armature commune à deux électros droits S'N', S"N". Si le 
courant passe dans ces électros de manière à créer les pôles marqués, 
les armatures se collent contre Télectro de gauche; elles y restent 
collées si le courant est un nombre quelconque de fois rompu puis 




Fig. 111. 



fermé» à la seule condition qu'il ne change pas de sens. Si le courant de 
sens inverse est envoyé, la polarité des électros est inversée : l'arma- 
ture est brusquement repoussée par Télectro qui l'attirait, et attirée 
par l'autre qui la repoussait. Quand aucun courant ne passe, l'armature 
reste collée indifféremment contre Télectro sur lequel elle se trouve. 

On obtient donc un mouvement alternatif comme avec une armature 
non polarisée, mais dans des conditions très différentes. 

Supposons le contact PP' mauvais (fig. 109). Au lieu d'une émission 
unique de courant, nous avons un nombre plus ou moins grand d'émis- 
sions; plus généralement le courant est d'intensité variable. Chaque, 
émission agit sur le compteur : d'où des mécomptes. 

Mais supposons l'armature polarisée et des courants inversés; seule 
la première émission après l'inversion produit un mouvement de l'arma- 
ture. Les autres ne changent pas la polarité, par conséquent laissent 
l'armature en place. Le contact peut être mauvais, en ce sens qu'au 
lieu d'un courant croissant puis décroissant régulièrement, il donne 
un courant d'intensité variable; peu importe, pourvu que l'intensité 
de sens invariable, atteigne une fois la valeur nécessaire au changement 
de position de l'armature : le compteur ne fonctionnera qu'une fois. 

2° — Production dès courants inversés. 

Avec les courants inversés, le fonctionnement des compteurs (horloges 
secondaires) devient si sûr qu'on peut charger le pendule de l'horloge 

n, 13 
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mère de les produire. C'est au moins ainsi qu'on procède dans les lab<> 
ratoires pour les inscriptions chronographiques. 




Fig. 112. 



On utilise pour cela des dispositifs équivalents à fléaux ou à ressorts 
représentés dans les figures 112 et 113. 




Fig. 113. 

ty T n peu au-dessous de ses ressorts de suspension, le pendule P porte 
des pointes />,/?. Dans la position d'équilibre elles sont très voisines des 
pièces en regard, mais ne les touchent pas. 

Les connexions sont établies comme l'indiquent les figures ; dans la 
position d'équilibre du pendule, aucun courant ne passe. 
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Écartons le pendule dans le sens de la flèche. 

La pointe p établit le contact en q et le rompt en s; la pointe p' ne 
joue aucun rôle. On vérifiera qu'un courant passe dans l'électro dans le 
sens des flèches. 11 est inversé quand la pointe p' vient en contact, 
c'est-à-dire quand après une demi-oscillation, le pendule a traversé sa 
position d'équilibre. 

A la vérité pendant un instant très court, un courant s'établit aussi 
directement à travers pqs. Mais si l'appareil est bien réglé, quand la 
pression au contact pq est devenue suffisante pour que la résistance 
électrique y soit faible, la résistance en s est devenue considérable. Ce 
courant n'a d'autre inconvénient que d'user inutilement la pile; quand 
ta résistance de celle-ci est très faible, pour éviter les courts-circuits, 
on met une résistance sur le circuit, près de la pile. 

On recouvre de lamelles de platine les parties des ressorts et des 
fléaux entre lesquels ont lieu les contacts, ainsi que les pointes p du 
pendule et les pointes s des vis. On évite par ce moyen l'oxydation par 
les inévitables étincelles de rupture. 

103. Émission de courants inversés toutes les minutes. 

Un pendule battant la demi-seconde (§ 114) fait avancer d'une 



dent par oscillation une roue à rochet de 60 dents. Par l'intermédiaire 
d'un ressort R, celle-ci porte un doigt C; lorsque le doigt frotte sur les 
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pièces C isolées (elles se projettent Tune sur l'autre), il les met en com- 
munication métallique et ferme le circuit d'une pile. 

La roue à rochet est solidaire d'un pignon de 8 ailes qui engrène 
avec une roue de 96 dents;* celle-ci fait donc un tour en 12 minutes. 
Six goupilles, plantées normalement à son plan, agissent sur le levier 
AB auquel sont fixés les ressorts de contact isolés D, D'. 

Poussé par les goupilles et tiré par le ressort r, le levier fait une 
oscillation en 2 minutes. 

Aux bouts de leur oscillation, les ressorts de contact D, D', reposent 
alternativement sur les plots P, N, et N, P', reliés aux pôles -4- et — de 
la pile (mécanisme de préparation). 

Ainsi toutes les minutes, au moment où le doigt C ferme le circuit, 
les connexions sont interverties. 




104. Appareils portatifs pour émission de courants. 

Il est commode de pouvoir transporter l'appareil chargé d'émettre 

les courants. 

Hipp construit une 
sorte de chronomètre • 
robuste qui remplit ce 
rôle. 

Il est à échappement 
libre à ancre. 

Le balancier est de 
oimensions et de poids 
relativement énormes 
(3,5 cm. de diamètre). 
La durée d'oscillation 
est d'une seconde (il y 
a deux battements par 
seconde). 

Quand l'ancre arrive 
à l'un de ses repos, elle 
appuie sur un ressort 
très léger et ferme le 
courant. Il faut natu- 
rellement donner du 
tirage supplémentaire 
pour que l'ancre ne sorte pas du repos, malgré l'action du ressort de 
contact électrique. 

Que vaut l'isochronisme? Il ne doit pas être fameux. Le spiral est 
plat sans courbes terminales, il se développe très excentriquement. 

L'amplitude varie considérablement suivant que le ressort est com- 
plètement bandé ou à fin de course. Tel quel, l'appareil est commode 
pour des expériences de précision ordinaire. 




Fig. 113. 
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105. Chronomètre de marine à cbntacts. 

Le système a beaucoup de rapport avec une montre" à seconde indé- 
pendante (tome I, § 245). 

L'axe de l'échappement du chronomètre porte la roue de décroche- 
ment R qui avance d'une dent par seconde. Elle soulève l'ancre A, 
contre le bec Ç de laquelle bute le nez E d'un volant EF m ûpar un 
rouage indépendant. -~ 

Le volant dégagé -fait un tour et revient buter contre le bec C de 
l'ancre A ramenée par le ressort r. ^ 

Pour être sûr que le volant ne fait pas deux tours, lenez E appuie 
au besoin sur l'incliné D et ramène l'ancre. 

Pendant que le volant fait son tour, le nez F (dont le plan difîère de 
celui du nez E) ferme le courant en fléchissant le ressort GG' qui appuie 
sur le ressort HH'. 

Évidemment le dégagement de l'ancre A exige un certain effort, 
mais assez petit pour que Tare décrit par le balancier du chronomètre 
diminue seulement de 540 à "530° quand le système auxiliaire des con- 
tacts est mis en marche. 

106. Système pneumatique. 

1° — Malgré ce que pense le gogo, l'électricité s'est montrée si par- 




Fi#. 116. 



faitement incapable d'un service urbain de distribution de l'heure qu'on 
a dû recourir à l'air comprimé : le système pneumatique fonctionne 
régulièrement à Paris. Les compteurs sont les mêmes que pour l'élec- 
tricité; mais le mouvement de va-et-vient du crochet d'encliquetage EE 
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-êst obtenu au moyeu d'un soufflet S qui se gonfle toutes les minutes. 
La figure 116 représen te le dispositif qui est d une extrême simplicité. 

A l'usine l'air est contenu dans un réservoir où la pression est main- 
tenue voisine de 2 atmo sphères. Toutes les minutes il est envoyé pen- 
dant 20 secondes dans les tuyaux distributeurs qui aboutissent aux 
soufflets. La pression croît dans les soufflets; le rochet fonctionne. 
Puis la canalisation est remise en communication avec l'atmosphère : 
les soufflets se dégonflent.- La roue R avance d'une dent toutes les 
minutes. Ainsi d'une manière continue cl sans à-coup la pression dans 



Air comprimé Atmosphère 
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la canalisation varie d une à deux atmosphères et retombe à une atmo- 
sphère; la période est d'une minute. 

La canalisation est formée de tuyaux principaux en fer de 27 mm. de 
diamètre; le diamètre des tuyaux secondaires varie de 6 à 20 mm. 

A Paris le nombre des abonnés est de plusieurs milliers. 

Les fuites ont une importance faible; à moins qu'elles ne soient 
énormes et logées sur la canalisation secondaire tout près de l'horloge, 
elles sont compensées par un envoi d'air plus grand. * 

Je suppose 24 dents à la roue R. Elle fait un tour en 24 minutes. 
L'aiguille des minutes lui doit être reliée par un train démultiplicateur 
de rapport 2,5. Avec les sens de rotation marqués, on est donc censé- 
ment derrière le cadran. 

2° — Horloge mère. 

Pur un procédé analogue à celui qui déclenche une sonnerie, toutes 
les minutes, l'horloge mère déclenche un rouage auxiliaire qui actionne 
une roue E (fig. 117) et lui impose un tour. Après quoi elle s'arrête. 

Le mouvement est régularisé par un volant. 

La roue E porte Taxe d'un excentrique lié par une bielle à un tiroir 
uilibré cylindrique. 



Digitized by 



DISTRIBUTION DE L'HEURE 



/ 
199 



Partons de la position figurée, la roue tournant dans le sens de la 
flèche. Successivement l'orifice 0 est découvert; la capacité C est mise 
en communication avec le réservoir .à air comprimé; puis l'orifice O se 
referme. C'est au tour de l'orifice O' à s'ouvrir; la capacité C est mise 
en communication avec l'atmosphère. 

Enfin, après un tour de la roue E, tout revient à l'état initial. 



Remise à l'heure. 

107. Remise à, l'heure à intervalles éloignés (remise directe). 

Une série d'appareils remettent directement à l'heure l'aiguille des 
minutes, comme on fait avec le doigt. Ils profitent de ce que la minu- 
terie est montée à frottement sur l'axe de l'heure, pour ramener l'aiguille 
sur La verticale, quand 



l'horloge mère marque 
midi ou minuit. 

Les dispositifs sont nom- 
breux; en voici quelques- 
uns que je décris pour leur 
ingéniosité. 

/o _ Système Brêguet 
(fig. 118). 

Un rouage spécial en- 
traîne les trois roues den- 
tées égales r, R', R; leur 
rotation est assurée par un 
volant léger, comme dans 
une sonnerie. 

Le système est arrêté 
par la goupille y qui bute 
sur un nez solidaire de 
l'armature de l'électro E. 

L'aiguille des minutes 
porte un bras B. Dans la 
disposition de la^ figure, il est à angle droit de l'aiguille. Enfin sur les 
roues R et R' sont implantées les goupilles g et g' : lorsqu'elles sont le 
plus près possible Tune de l'autre, à 180° des positions figurées, elles 
laissent juste la place du bras B. 

Supposons qu'à midi l'horloge mère envoie un courant dans l'électro : 
il attire son armature et libère le rouage. Les roues R et R' tournent 
en sens inverse. Suivant que l'horloge à régler est en avance ou en 
retard (la figure suppose l'avance), la goupille g ou la goupille g' 
agissent sur le bras, mais toujours de manière à ramener l'aiguille des 
minutes exactement sur midi. 




V////////////A 



Fig. 118. 
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Fig. 119. 



Après un tour, le courant dans l'électro ayant cessé, la goupille y est 
de nouveau arrêtée. 

La remise à l'heure suppose un relard ou une avance inférieure à une 
certaine limite; il faut que Tune des goupilles atteigne le bras. Cette 
limite est d'environ 12 minutes. Mais il faut une horloge bien mauvaise 
ou bien mal réglée pour que le retard atteigne 12 minutes par jour; on 
peut considérer qu'une variation inférieure à 30 secondes est facilement 
obtenue. Si la remise à l'heure se fait deux fois par jour le déplacement 

de l'aiguille est toujours très 
petit. 

Il ne faut pas oublier que 
la remise à l'heure a pour 
but, non pas d'éliminer des 
erreurs de quelques secon- 
des qui sont sans aucune 
importance pratique, niais 
d'éviter l'accumulation de 
ces erreurs qui est automa- 
tique. 

On reproche au système 
de Bréguet sa complication. 
Il possède, en commun avec 
tous les systèmes de remise 
directe, l'inconvénient qu'à 
force de tourner sur Taxe qui la relie au rouage, la minuterie peut ne 
plus être entraînée, le frottement dur devenant trop doux. 
2° — Autre système. 

On conçoit que le nombre des systèmes soit infini. En voici un autre 
(fig. 119). Imaginons deux leviers Oa, O'a', tournant autour des axes O et 
O'. A midi rapprochons-les brusquement et symétriquement l'un de 
l'autre : ils forceront l'aiguille des minutes à prendre un certain azimut 
qui peut correspondre à midi. 

La figure 119 à droite montre comment l'armature A d'un électro 
(non représenté), brusquement tirée dans le sens de la flèche par 
l'attraction magnétique, force les leviers à se rapprocher sous\la près- 
sion des goupilles g. 

Le travail nécessaire à la remise à l'heure est emprunté au courant, 
et non plus à un rouage spécial comme dans le système précédent. De ce 
seul fait le second système est inférieur au premier. On n'est jamais sûr 
de l'intensité d'un courant fourni par des piles et du réglage d'un 
électro; il ne faut demander aux électros qu'un déclenchement. 

108. Remise à l'heure par action sur le rouage. 

1° — Voici d'abord un dispositif général. 

Sur l'axe des minutes des horloges mère et à régler sont montées 




Digitized by 



Google 



DISTRIBUTION DE VHÈURE 



201 



des cames C, C ; (fig. 1^0). Sur leur pourtour reposent des leviers L, L'. 
Des ressorts R et R' sont disposés de manière que le circuit d'une pile P 
soit fermé seulement dans l'intervalle de temps compris entre la 
retombée du levier L' et celle du levier L. 

Nous supposons l'horloge à régler systématiquement en avance sur 
Vhorloge mère, d'une quantité comprise (pour préciser) entre 0 et 
20 secondes par jour. Elle arrive donc à midi avant l'horloge mère : le 



Forfope àréjJer(en*v*nce) 




Warloge mère 

Fig. 120. 

levier L' tombe, le courant passe. 11 faut obtenir qu'il agisse sur le 
rouage de manière à arrêter la marche des aiguilles. 

Quand Thorloge mère arrive à midi, le levier L tombe : le circuit est 
rompu, les aiguilles se remettent à marcher. 

Naturellement les cames sont tracées de manière que sûrement L' soit 
ensuite relevé avant L; autrement le circuit se trouverait fermé à 
d'autres instants que ceux définis. Il suffitpour cela de prendre la came 
C notablement plus longue que la came C. 

Reste à trouver des dispositifs qui arrêtent la marche des aiguilles. 

#o Système Collin Wagner. 

Sur Taxe de la roue d'échappement est fixée une roue à rochel. 

Le crochet d encliquetage est lié à l'armature de l'électro E. 

Quand le courant passe, la roue d'échappement est arrêtée ët de 
manière à laisser le pendule régulateur continuer librement ses oscil- 
lations. 

Le rouage ne fonctionne plus. 

A la vérité le pendule n'est plus entretenu. Mtfis si l'avance à corriger 
est seulement de quelques secondes, la perle d'amplitude est assez 
faible pour que l'horloge reprenne sa marche normale quand le cou- 
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rant est rompu et la roue d'échappement libérée. Si l'avance était trop 
forte, au moment de la rupture du courant, l'amplitude du pendule 
serait devenue trop faible pour que l'échappement fonctionnât. 

Il est vrai que rien n'empêche de metlre les cames sur un axe plus 
rapide que celui de l'heure et d'obtenir une remise à l'heure, par 
exemple, toutes les deux heures. 

3° — Le système précédent est dangereux ; il est mauvais d'agir sur 

l'échappement, Surtout lorsque rien 
n'empêche de désembrayer la minu- 
terie. Coupons l'axe de l'heure, fixons 
normalement sur chaque bout une 
roue dentée; Tune d'elles peut glisser 
sur son arbre et former embrayage 
avec l'autre. Le glissement est obtenu 
au moyen de l'armature de Télectro 
qui agit sur un levier convenable (le 
lecteur se reportera à mon Cours sur 
les Mécanismes). 

L'inconvénient du procédé est dans 
le nombre de dents dont il faut garnir 
les roues. L'axe faisant un tour à 
l'heure, la remise à/l'heure à 20 secon- 
des près, exige 180 dents. D'où une 
difficulté technique. • 

Mais rien n'empêche d'embrayer et 
de désembrayer sur un rouage plus 
rapide (fig. 121). Supposons que sur l'axe de l'heure coupé soient 
fixées deux roues R de 72 dents ; elles engrènent sur des pignons P de 
6 ailes solidaires de deux roues r de li dents. Enfin l'embrayage se fait 
au moyen d'un pignon p d'un nombre quelconque de dents que l'arma- 
ture de l'électro approche ou éloigne. Les roues r défilent 42 x 72 =864 
dents à l'heure Chaque dent correspond à un peu mc-ins de 4 secondes. 
La remise à l'heure peut avoir lieu à 4 secondes près, avec des roues 
ordinaires et avec un nombre de dents sur les roues très acceptable. 

Horlogerie électrique proprement dite. 

On ne saurait croire l'ingéniosité dépensée et le nombre de brevets 
pris pour le seul but d'éviter que nous ayons à remonter nos pen- 
dules; il est vrai qu'on nous force à entretenir des piles et à compliquer 
le mécanisme. C'est une très curieuse aberration économique^ dont 
je'Jaisserais les résultats dans l'oubli, *i les éléments de ces machines 
n'avaient pas un intérêt propre. 

De plus il faut éviter qu'on les réinvente. 
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109. Horloges à, remontage électrique (horloges à remontoir). 

1° — Au § 48 je décris une horloge à remontage électrique. 

Pour les grosses pendules monumentales, un tel mécanisme se 
justifie : ce n'est pas une petite affaire que de les remonter. Pour les 
horloges ordinaires, c'est un luxe fort inutile. Quand nos pendules 
s'arrêtent, nous en sommes quittes pour les remettre à l'heure. Dans 
les grandes administrations, on peut exiger "qu'un employé fasse ce 
travail à dates fixes : il n'a pas plus de raison de l'oublier que d'oublier 
de toucher son traitement. 

Quoi qu'il en soit, les systèmes de remontage sont légion. 

En voici le principe (relire le § 48). 

La roue d'échappement du pendule est reliée par le ressort spiral 
moteur à une roue à rochet, montée folle sur le même axe et dont le 
cliquet est mû par unélectro; le lecteur se reportera à la figure type 105. 

A chaque oscillation du pendule passe une dent de la roue d'échappe- 
ment (qui en a 30 pour préciser). Pour que le couple qui meut cette 
roue, demeure invariable, il faut que le ressort reste toujours bandé 
de la même manière; il faut donc que la roue à rochet (qui a également 
30 dents) tourne d'une dent. Pour cela, à chaque oscillation, le pendule 
ferme sur une "pile le circuit de Télectro. 

En somme le système consiste à remonter l'horloge de très peu à 
chaque oscillation du pendule. 

Du rouage ne subsiste que les mobiles nécessaires pour passer de 
Taxe de la minute à Taxe de l'heure, ainsi que la minuterie ordinaire. 

Le ressort moteur est très faible n'ayant à produire qu'un couple v 
minime; En théorie le couple agissant sur la roue d'échappement est 
constant. 

2° — Malheureusement nous supposons l'absence des ratés. A chaque 
raté la roue d'échappement tourne d'une dent, le rochet conserve son 
azimut : la tension du ressort moteur diminue. 

D'où une complication nécessaire du mécanisme, intéressante en soi, 
mais qui enlève au système d'entretien toute son élégance. 

Puisque nous devons prévoir des ratés, donnons à la roue à rochet 
moins de dents qu'à la roue d'échappement, 29 par exemple. Si tous les 
30 contacts, il y a un raté, la tension du ressort reste constante en 
moyenne. Mais vraisemblablement le nombre des ratés sera moindre; 
donc la tension du ressort croît peu à peu. D'où la nécessité d'un méca- 
nisme qui rompe le courant quand elle atteint la limite choisie. 

Pour cela remarquons qu'à une certaine tension du ressort spiraj 
correspond un certain décalage azimutal entre la roue d'échappement 
et la roue à rochet. 

Imaginons que l'une porte une goupille qui, pour un certain azimut 
relatif, appuie sur un ressort de contact électrique porté par l'autre. 

Tant que le ressort n'est pas bandé à sa limite, l'électro fonctionne, 
le ressort se bande à chaque oscillation par la rotation de la roue à 
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rochet, un peu plus qu'il ne se débande par la rotation de la roue 
d échappement. Quand la tension atteint la limite choisie, la goupille 
appuie sur le ressort de contact : le courant de l'électro est coupé, la 
roue à rochet ne fonctionne pas; le ressort se débande, jusqu'à ce que 
la goupille cesse d'appuyer sur le ressort de contact. 



110. Remontoir Schweizer. 

La roue dentée M est une des roues de rouage dont le mouvement est 
à entretenir (fig. 122). La roue à rochet R est montée folle sur le même 




Fig. 122. 

axe. Elle agit par le ressort r sur la goupille g fixée sur M ; par commo- 
dité je représente un ressort droit; on utilise en réalité un spiral. 

Il s'agit d'obtenir que la tension du ressort soit moyennement 
constante. 

Pour cela le poids P, fixé sur un levier moyennement horizontal, agit 
sur le rochet R par l'intermédiaire du bras B. Il produit un couple à 
peu près constant, par suite il bande le ressort d'une manière à peu près 
invariable. 

Le cliquet C empêche la roue R de rétrograder pendant le remontage. 

Quand le poids P arrive à un certain niveau, la pointe J ferme le 
courant d'une pile. L'électro E fonctionne, fait tourner le levier KOJ 
pivoté en 0, et remonte le poids : le courant est rompu. Pendant la 
remontée, la dent I glisse sur les dents de la roue R, s'arrête contre 
l'une d'elles : quand le courant cesse, le poids recommence à pousser la 
roue R. 

Le ressort r assure la continuité du couple moteur pendant le remon- 
tage : c'est le système du paragraphe 218, tome I. 

Une série de vis, non représentées mais faciles à imaginer, règlent 
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la course du poids. Les dents du rochet sont très fines : j'en ai repré- 
senté 24, il y en a 120. 

Il est évident que le couple n'est pas constant, ne serait-ce qu'en 
raison de la force nécessaire pour fléchir le ressort du contact élec- 
trique. Mais il est périodiquement variable, ce qui suffit pour réaliser 
une période constante en moyenne. 

111. Entretien par différence des actions d'un poids. 

C'est l'échappement du paragraphe 34, où intervient l'électricité avec 




Fig. 123. 



toute l'irrégularité de son emploi; elle transforme un système excellent 
en un système plus que médiocre. 

Quand le pendule P va vers la gauche, la pointe de la vis v rencontre 
le ressort R et ferme le circuit d'une pile à travers un électro. 

Celui-ci attire son armature : la poinle p descend d'une hauteur h. 

Le pendule soulève la masse m et fléchit le ressort R sur la hauteur H 
à l'aller : d'où un travail résistant /*(H). Au retour il récupère un 
travail moteur f(H -f- h), plus grand, puisque la pointe de la vis v 
ne quitte le ressort R et n'ouvre le circuit de la pile que quand le 
ressort est venu buter sur la pointe p. L'armature est alors ramenée 
parle ressort r \ les pièces reprennent leurs positions initiales. 
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Malgré sa correction apparente, ce système donne de très mauvais 
résultats qu'on attribue aux frottements variables de la vis v sur te 
ressort R. 

D'autre part la marche d'un pendule est modifiée par la présence du 
systètae mR et d'une manière qui dépend du réglage de la vis v de 
butée. 

On améliore le dispositif sans le rendre fameux, en substituant à la 
vis v une vis portant une boule d'or B au bout d'un fil fin F : les con- 
tacts sont plus réguliers.' 

112. Entretien Baumann. 

C'est l'électricité appliquée au système Strasser (§ 38). Le ressort 
d'entretien est fixé à une armature A, polarisée par un double aimant 
permanent qui polarise également deux électros. 

L'armature est en état d'équilibre instable. La figure 124 ne repré- 
sente pas le système de suspension du pendule (voir fig. 53). 




Fig. 124. 



Faisons passer un courant dans les électros convenablement con- 
nectés; l'armature toujours repoussée par l'un, est attirée par l'autre. 
Intervertissons le courant à intervalles convenables; l'armature saute 
d'un électro à l'autre en ployant le ressort d'entretien dont elle est 
solidaire. 

Le pendule est chargé d'établir les connexions. 

Dans la position représentée aucun courant ne passe. 

L'armature est collée au hasard sur l'un ou l'autre des électros. 

Lançons le pendule dans le sens F. La pointe a touche le ressort r' et 
le séparetle 6'. Le courant de la pile va de 6 en r, passe dans les électros, 
revient suivant r'a'ë. Il traverse les électros dans un sens tel que l'arma- 
ture se colle sur Télectro de gauche (si elle n'y est pas déjà). 
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Le pendule revient; le courant est interrompu, mais l'armature n'a 
pas de raison pour quitter l'électro de gauche. 

C'est maintenant la pointe a qui touche le ressort r et le sépare de 6.* 

Le courant passe dans le sens 6V, électros, rae. 

L'armature A est projetée sur l'électro de droite. 

Le ressort d'entretien est toujours fléchi; mais sa flexion change de 



sens un peu après que le pendule a passé par la position d'équilibre. 
C'est dans ce retard que réside la cause de Pentretien (tome I, § 176). 

113. Pendule de Hipp-Favarger. 7 

1° — La pendule électrique de Hipp ne contient aucun rouage. Le 
mécanisme se réduit à un ressort léger qr, à une palette d'acier p très 
mobile autour de l'axe 0, enfin à un petit pilier m porté par le pendule 
et creusé d'une coche à sa partie supérieure (fig. 126 et 127). 

Si les oscillations du pendule ont une amplitude suffisante, la palette 
passe librement d'un côté à l'autre du pilier m. Mais si l'amplitude 
diminue par trop, un coincement se produit, dont la figure 127 montre 
le mécanisme. Le pendule est censé au bout droit de sa course; il 
revient vers la gauche. 

La palette, qui n'a pas pu échapper, est prise dans la coche. Elle 
est soulevée, le ressort monte de 00' ; un contact s'établit entre r et s. 

Le circuit de l'électro E est fermé; il attire l'armature A. 

Il suffit d'admettre que l'électro est non pas exactement dans la 
verticale d'équilibre, mais un peu à gauche, pour que son attraction 
crée un couple par rapport à l'axe du pendule, par conséquent pro- 
duise un lancement vers la gauche. 




Couples dus su 
ressort tf entretien 



Azimuts cfc pendule 
entretenu 



Fig. 125. 
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L'impulsion n'est donnée que toutes les quinze ou vingt oscillations 
complètes; l'appareil est donc essentiellement à amplitude variable. 
Mais il est très simple et quasiment indéréglable : il bat généralement 
la demi-seconde. 

Il sert à envoyer, toutes les demi-secondes, des courants de faible 
durée. Pour cela il porte une pièce horizontale terminée par deux 

nez aa. Quand le pendule est dans 
la verticale, le circuit cbaabc est 
fermé. Dès que le pendule sort de 
la verticale, il coupe ce circuit à 
droite ou à gauche. 

D'où un courant de durée faible 
et facilement réglable. 

On utilise ces émissions pour 
synchroniser d'autres pendules, 
pour actionner des compteurs, pour 
marquer les demi-secondes sur les 
appareils enregistreurs,... 
2° — Minuterie. 

Nou& sommes donc en possession 




\ P 




Fig. 126. 



Fig. 127. 



d'un pendule battant la demi-seconde ; il peut actionner une minuterie. 

Pour cela il agit sur une roue à rochet de 60 dents qu'il fait avancer 
d'une dent pour chaque oscillation, c'est-à-dire chaque seconde. 

L'axe de la roue à rochet, qui est celui de la minute, porte un 
pignon de 8 ailes qui engrène avec une roue de 96 dents; Taxe de 
cette roue fait un tour en 12 minutes. 

Il porte un pignon de 18 dents qui engrène avec la roue de l'heure 
(90 dents). 

A partir de cette roue on utilise une minuterie ordinaire à canon. 
3° — La figure 128 montre le dispositif qui raccorde le pendule au 
rouage. 

Le pendîllon OT (voir § 18) tourne autour de l'axe O. Il porte norma- 
lement une tige T qui appuie (à droite) sur la tige du pendule. Le 
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ressort R est le cliquet d'impulsion; A est le cliquet d'arrêt qui 
empêche la roue à rochet de rétrograder. Enfin le doigt D porté par la 
pièce TOB empêche la roue à rochet d'avancer de plus d'une dent. 

Dans la partie gauche de son oscillation, le pendule entraîne la tige T, 
par suite force la pièce TOB à osciller. 

Pour certaines expériences il est commode de fixer au pendillon OT 




Fig. 128. 

la tige OB sur laquelle se déplace le contrepoids E et qui porte à 
son extrémité un pont de platine. A chaque oscillation le pont ferme 
un courant en plongeant dans deux dés pleins de mercure (ils se pro- 
jettent l'un sur l'autre). Le contrepoids E règle la pression du pendillon 
contre le pendule. 

Cette pendule est généralement construite pour envoyer des courants 
inversés toutes les minutes. 

Le mécanisme correspondant est décrit au paragraphe 103. 

114. Entretien d'une pendule par la décharge d'un conden- 
sateur. 

1° — Je parle de ce système pour rectifier les idées sur les propriétés 
des impulsions. On imagine trop aisément qu'une fois donnée l'intégrale: 



il, 14 
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d'un couple par rapport au temps, les phénomènes sont définis indé- 
pendamment du temps / ou plus généralement de la loi Y = f(l)\ ce 
qui est entièrement faux. 
Voici le mode d'entretien proposé par Grégory en 1889. 
Un pendule supporte un aimant AA qui oscille dans des solénoïdes S 

agissant dans le même sens. 
Un condensateur et une pile 
sont placés dans un circuit 
disposé comme l'indique la 
figure 129. 

Un fil fin f attaché au 
pendule touche Tune des 
pièces métalliques a et 6 dès 
que le pendule sort de la 
verticale. 

Si le pendule va dans le 
sens de la flèche F, le fil f 
touche le contact b; le cou- 
rant de charge du conden^ 
sateur va dans le sens des 
flèches cp; on supposera les 
connexions installées de 
manière qu'il donne une 
petite impulsion dans le 
sens F. 

Le pendule fait une demi- 
oscillation, repasse par la 
verticale. Le fil f touche le 
"T** contact a; le condensateur 

Fig. 129. se décharge en donnant un 

courant en sens inverse des 
flèches <p et une impulsion en sens inverse de la flèche F, c'est-à-dire 
encore dans le sens conforme à l'entretien . 

Le pendule atteindra donc une amplitude constante, fonction des 
frottements, de la capacité du condensateur et de la force électro- 
motrice de la pile P. 

2> — La grandeur de l'impulsion, dit Lippmann, ne dépend que de 
la quantité d'électricité mise enjeu ; la qualité des contacts, la résistance 
des circuits n'interviennent pas : c'est exact. Mais il n'est pas exact de 
croire que les effets mécaniques de cette impulsion ne dépendent que 
de sa grandeur, et non de la loi suivant laquelle elle s'effectue. C'est 
supposer gratuitement que la durée de l'impulsion est infiniment 
courte. 

Si les contacts sont mauvais, l'hypothèse est erronée . 

Sans parler de toutes les difficultés inhérentes à l'emploi des conden- 
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Pendule 



sateurs, en particulier de la nécessité d'un galvanomètre balistique 
pour savoir ce qu'on fait. 

115. Échappement libre pour horloge électrique (Péry). 

Le pendule porte un crochet qui entraîne une roue à rochet R au 
passage par la position d'équilibre de droite à gauche ; il n'agit pas au 
passage de gauche à droite, 



le crochet se soulevant 
et glissant alors sur la 
dent. 

A chaque mouvement, 
la roue à rochet ferme un 
instant le circuit d'une 
bobine agissant sur un ai- 
mant porté par le pendule : 
d'où l'entretien du mouve- 
ment. 

On peut comparer ce 
mécanisme à un échappe- 
ment libre. 

Le pendule est libre, sauf 
pendant que son crochet 
entraîne la roue. 

Si Ton veut^que l'impul- 
sion due au courant ait lieu 
lors du passage par la > ; - 
tion d'équilibre, il faut que 
l'entraînement de la roue se 
fasse un peu en avant : ce qui 
produit un léger accroisse- 
ment delà période. Comme 
cet effet acquiert une im- 



Roehet s Itonnsnt 
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Fig. 130. 



portance croissante à mesure que l'amplitude diminue, l'horloge ainsi 
entretenue doit retarder aux petits arcs, c'est-à-dire pour de faibles 
courants d'entretien. 

Quand on augmente l'intensité du courant, l'horloge doit d'abord 
avancer, jusqu'à ce que le défaut d'isochronisme du pendule (retard aux 
grands arcs) se fasse sentir. Quand donc le courant croît, la période 
doit passer par un minimum; ce que l'expérience confirme. 

Le raisonnement est analogue à celui du paragraphe 6, à la diffé- 
rence que l'entretien, se faisant par impulsion au passage par la position 
d'équilibre, ne change pas la période : c'est l'entraînement de la roue 
(absorption d'énergie) qui la modifie. 

Comme il a lieu avant le passage parla position d'équilibre, il produit 
un retard. 
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116. Pendules sans contacts matériels. 

Sous le nom de pendule sans lien matériel on a proposé un système 
d'entretien très séduisant mais théoriquement indéfendable. Au lieu de 

aire porter les contacts par le 
pendule à entretenir, on les met 
sur un pendule auxiliaire qu'au- 
cun lien matériel ne relie au pre- 
mier. D'où tendance à conclure 
qu'on a éliminé les causes d'erreur 
tenant aux contacts. On a sim- 
plement constitué un double pen- 
dule de marche a prior i plus irré- 
gulière que la marche du pen- 
dule unique portant les contacts. 
La matérialité du lien ne fait rien 
à l'affaire, toute irrégularité du 
pendule auxiliaire se reportant 
sur le principal, par le lien maté- 
riel ou non. 

La figure 131 montre le dispo- 
sitif. 

Le pendule principal P porte 
un aimant en ' fer à cheval AA 
dont une - des branches oscille 
dans un tube de cuivre rouge C 
formant la masse du pendule 
auxiliaire p à qui Ton donne par 
tâtonnement la période du princi- 
pal. Grâce aux courants de Fou- 
cault le petit pendule est entraî- 
né par le grand, avec un retard 
Fig. 131. d'un quart de période. 

C'est le pendule auxiliaire qui 
ferme le contact envoyant dans la bobine B le courant d'entretien. 




117. Battements d une horloge enregistrés au moyen d'un 
microphone vissé sur la cage. 

1° — Utilisons le microphone le plus simple : une baguette B de 
charbon de cornue, terminée par des cônes, se loge dans des cavités 
coniques ménagées dans des prismes P de charbon. 

On laisse à la baguette un peu de jeu. 

En inclinant plus ou moins l'appareil autour de l'axe AA, on obtient 
que l'ébranlement dù au battement de l'horloge augmente considéra- 
blement la résistance du circuit de la pile E : le courant de la pile 
diminue brusquement à chaque battement. Un relais R introduit dans 
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le circuit et convenablement réglé, lâche son armature à chaque batte- 
ment : d'où fermeture du circuit de Tun des électros d'un chrono- 
graphe enregistreur. 

On peut supprimer le relais et actionner directement l'électro de 
l'enregistreur ; mais le réglage est plus difficile et moins stable. 

On peut mettre en circuit sur le microphone le primaire d'un trans- 




Fig. 132. 



formateur; le secondaire est en circuit avec l'appareil enregistreur. 

Pour celui-ci on peut utiliser un galvanomètre à cadre mobile ou un 
oscillographe (analogue au siphon recorder de Lord Kelvin). 

Il est avantageux d'employer un microphone réglable, par exemple 
constitué par une plaque de charbon suspendue par deux lames très 
minces et très flexibles de métal. Sur la plaque appuie une pointe de 
charbon que fait avancer ou reculer une vis, de manière à modifier la 
pression. 

2° — Pour que l'ébranlement soit suffisant, le microphone est fixé sur 
la cage de l'horloge. On le règle au moyen d'une petite boussole qui 
montre comment le courant varie sous l'influence de l'ébranlement. 

Ce n'est pas à proprement parler le son qui agit ; c'est le choc. 

Corrélativement des pendules qui, pour des raisons quelconques, 
battent plu.s ou moins fort, peuvent agir de même sur le microphone. 

Le choix de la place où le microphone est fixé sur la caisse de 
l'horloge, est loin d'être indifférent; mais il ne peut être déterminé que 
par tâtonnement. 
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Je ne décrirai ici que les dispositifs d'émission et de réception les 
plus simples, laissant de côté la théorie que le lecteur trouvera dans 
mon coups sur les Ondes Hertziennes. 

118. Émission. 

1° — Je rappelle que lorsqu'un condensateur C se décharge par une 
étincelle entre les boules d'un éclateur, il se produit dans le circuit un 
courant oscillant, de très haute fréquence, produisant dans l'air une 
perturbation électromagnétique qui se propage avec la vitesse 

V = 300 000- kilomètres à la seconde. 

Pour que l'énergie transmise à l'air soit suffisante, il faut relier le 
système oscillant à un ou plusieurs longs fils isolés qui constituent 
Y antenne d'émission. Pour la Tour Eiffel l'antenne est constituée par 
6 fils de 500 mètres qui partent du sommet de la tour et sont attachés à 
des points du sol assez distants, par l'intermédiaire de corps isolants. 

Le réglage de la période T de l'oscillation se fait au moyen d'une 
self-induction S. 

La longueur d'onde X=VT, est de 2200 mètres pour la Tour Eiffel. 
Ce qui donne la fréquence 136 400 environ à la seconde. 

2° — Pour obtenir les étincelles, on peut utiliser une bobine d'induc- 
tion. Il est plus commode d'employer un transformateur ordinaire 
dont le primaire est alimenté par du courant alternatif à bas voltage 
(par exemple, 110 volts, 40 périodes). Le rapport du nombre des spires 
des deux enroulements peut être choisi tel qu'on obtienne jusqu'à 
90000 volts aux bornes du secondaire, sans autre précaution à prendre 
qu'un isolement parfait. 11 suffit de noyer les enroulements dans la 
paraffine liquide à chaud et qu'on laisse se solidifier. 

L'emploi d'un transformateur présente un inconvénient. 

A chaque étincelle le secondaire du transformateur est fermé sur 
lui-même; il se forme un arc qui laisse passer le courant de haute fré- 
quence, mais aussi le courant induit de basse fréquence. Il faut donc 
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supprimer Tare après un temps très court par rapport à la fréquence du 
courant alternatif employé, mais qui n'en est pas moins très long par 
rapport à la fréquence des oscillations. Sinon, la première décharge 
est seule oscillante; Tare une fois établi, la différence de potentiel 
entre les boules de l'excitateur reste toujours faible; les conditions 
d'une décharge oscillante ne sont plus réalisées. De plus les boules se 
détériorent rapidement, et le secondaire du transformateur risque 
d'être brûlé. 

Pour souffler l'étincelle, c'est-à-dire la fractionner et la rendre oscil- 
lante, divers procédés sont employés. 

a) On envoie sur l'étincelle un violent courant d'air provenant d'une 
soufflerie. 

6) On déplace rapidement dans l'air le système des deux boules, 
ce qui revient à créer un vent relatif. Pour cela, elles sont montées sur 
un axe qui est entraîné-par une dynamo; elles sont soigneusement 
isolées Tune de l'autre. Comme les décharges sont séparées par le vent 
et éclatent en des points différents de la circonférence décrite par les 
boules, on aperçoit pendant la rotation un chapelet d'étincelles. Cha- 
cune d'elles correspond à une alternance du courant de basse fréquence; 
elles sont elles-mêmes fractionnées en étincelles fines et très rappro- 
chées qui correspondent au phénomène oscillatoire. On obtient natu- 
rellement les mêmes apparences avec un miroir tournant. 

c) On produit un champ magnétique intense dont les lignes de force 
sont à angle droit du trajet de l'étincelle : on emploie pour ce but un 
électro alimenté par un courant continu. 

Quel que soit le procédé de soufflage, chaque étincelle vue au 
miroir tournant forme un paquet de traits lumineux. Le nombre de 
ces traits, c'est-à-dire le nombre des oscillations de haute fréquence, 
dépend de l'étal de la surface des boules; il semble proportionnel à l'in- 
tensité du courant alternatif qui traverse le primaire du transformateur. 

3° — En définitive à chaque étincelle, le système émet un train 
d'ondes. En raison de son amortissement, ce train ne dure qu'une très 
petite fraction du temps qui sépare deux étincelles consécutives. 

En d'autres termes les trains d'ondes sont séparés par un espace 
considérable par rapport à la longeur qu'ils occupent. 

Par exemple, la fréquence du courant alternatif que le secteur rive 
gauche fournit à la Tour Eiffel (puissance absorbée, 35 kilowatts) est 
de 42. Si les étincelles correspondaient à tous les maximums de poten- 
tiel, il y aurait donc 84 étincelles par seconde, 84 trains d'ondes. En 
fait par suite de phénomènes de résonance que nous ne pouvons 
étudier ici, le nombre d'étincelles par seconde n'est que le tiers environ, 
soit 25. Dans ce 25 e de seconde, la perturbation parcourt 12000 kilo- 
mètres. 

La longueur d'une onde étant 2,2 kilomètres, pour que l'espace fût 
plein d'ondes, il faudrait que le train se composât de 5 436 oscillations. 
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Comme en réalité il est complètement amorti après deux douzaines, 
l'espace occupé par les ondes est donc une infime partie de l'espace 
qui est à chaque instant non perturbé. 

Nous verrons plus loin que les appareils de réception n'enregistrent 
que les trains d'onde; à chaque train le téléphone donne un coup sec. 
Si Ton produit une série de trains pendant une seconde (25 trains dans 
l'hypothèse de la Tour Eiffel), le téléphone donne un roulement de 
25 coups. Les points et les traits de$ signaux Morse correspondent à 
.des roulements plus ou moins longs. 

119. Production des signaux par l'Observatoire de Paris. 

1° — Signaux de nuit. 

L'heure est transmise chaque nuit à 23 h 45», 23 h 47», 23 h 49* (temps 
moyen légal ou de Greenwich). 
Quelques minutes avant 23 h 45 m , la Tour Eiffel est mise en cornmu- 




6as voltage Bobine Je se/T 



Fig. 133. 

nication avec l'Observatoire de manière que les appareils d'émission 
radio-télégraphique puissent être actionnés par l'Observatoire, avec 
l'intermédiaire d'un relai situé à la Tour (fig. 133;. 

a) A 23 h 44 w environ, l'astronome de service transmet une série de 

signaux davertissement (traits ) qui prend fin à 23 h 44 m 55* 

environ. L'astronome se sert du manipulateur m qui ferme le circuit 1 
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(ligne souterraine allant de l'Observatoire à la Tour) sur lequel se 
trouvent la pile P et l'électro E d'uojcelai R situé à la Tour. 

Après un silence de 5 secondes environ, à 23 h 45 m 0 8 exactement (voir 
plus loin), la pendule H de l'Observatoire ferme le circuit 1 pendant 
1/4 de seconde : c'est te premier signal. 

Le relai R ferme le circuit d'une batterie B qui actionne le manipu- 
lateur M d'émision. 

6) A 23 h 46 m environ, l'astronome envoie une nouvelle série de signaux 
( — . . — . . — . . — . .) qui prend fin à 23 h 46 m 55 8 environ. 

Après un silence de 5 secondes environ, à 23 h 47 m 0 8 exactement, la 
pendule envoie le second signal. 

c) A 23 h 48 m environ, l'astronome envoie une troisième série de signaux 
( — .... — .... — — ) qui prend fin à 23 h 48 m 55 s environ. 

Après un silence de 5 secondes environ, la pendule envoie le troisième 
signal. 

2° — Signaux de jour. 

Les signaux sont envoyés tous les matins à 



Les signaux d'avertissement sont les mêmes. 
5° — Erreurs dans les temps d'émission. 

Je reviendrai tout à l'heure sur l'exactitude des temps donnés par la 
pendule. Un premier problème se pose : quel est le. décalage entre la 
fermeture du circuit 1 et l'émission des trains d'ondes? 

L'électro E ne ferme le circuit 2 qu'un certain temps après que la 
pendule a fermé le circuit 1. D'autre part l'étincelle n'éclate qu'un 
certain temps après que le manipulateur M a fonctionné. 

D'où un relard impossible à calculer et dont il faut déterminer 
directement la valeur globale. 

Recevons le signal radio-télégraphique (nous verrons plus loin com- 
ment) dans un téléphone disposé près d'une horloge fermant le circuit 1 
toutes les secondes. Nous entendons donc les battements de l'horloge 
et les signaux : ils forment deux séries équidistantes, décalées l'une par 
rapport à l'autre. Ce décalage est précisément le retard qu'il faut 
mesurer. On le fait avec beaucoup de précision au moyen de la méthode 
des coïncidences et d'une horloge auxiliaire (tome I, § 72). 

Je reviendrai plus loin sur le détail de l'expérience (§ 121). 

Le retard est de l'ordre de 0 S ,1. 

Pour l'éliminer il suffit d'avancer la pendule H d'une quantité égale. 

Les signaux sont donc envoyés, non pas aux heures susdites, mais 
un peu avant, de manière que l'émission radio-télégraphique ait lieu 
précisément à ces heures. 

La vitesse de propagation de l'ébranlement étant de 300000 kilo- 
mètres par seconde et la précision de cette distribution d'heure étant 
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au maximum de 0 9 ,1, il est clair que, pour éloigné que soit le récepteur, 
il n'a pas à tenir compte du retard dû à la propagation. 

120. Réception. 
1* — Antenne. 

Un poste de réception, réduit à sa plus grande simplicité (suffisante 
pour l'objet qui nous occupe), se compose d'abord d'un long fil isolé 
(antenne) dont une des extrémités est mise à la terre à travers les 
appareils que nous verrons. Il importe peu que le fil soit nu ou couvert, 
horizontal, incliné ou vertical. 

On peut l'installer sur un toit en l'isolant avec du bois paraffiné, ou 
dans un jardin eptre deux poteaux télégraphiques (fig. 134). L'essentiel 
est qu'il soit assez long. Un fil de téléphone d'un millimètre de dia- 




Fig. 134. 



mètre, de 50 à 80 mètres de longueur, convient parfaitement. Comme 
terre on prend une plaque métallique d'un demi-mètre carré enterrée 
dans un sol humide. On recommande de mettre plusieurs fils parallèles 
à une distance l'un de l'autre de l'ordre du mètre (antennes multiples). 

Il faut que l'antenne soit en terrain dégagé; on ne la disposera donc 
ni près d'un mur, ni derrière un rideau d'arbres. 

La figure 134 représente une double antenne, isolée par des bouts 
de bois paraffinés 6 assez longs et percés de deux trous; elle est 
supportée par deux poteaux. 

2° — DÉTECTEUR (fig. 135). 

Le détecteur actuellement le plus commode (détecteur Ferrié) est 
un voltamètre à électrodes très inégales dont le liquide est une solution 
aqueuse d'acide sulfurique à 22° Baumé. La petite électrode est consti- 
tuée par l'extrémité d'un fil très fin de platine /*(20 \l de diamètre) scellé 
dans le verre d'un bout de tube T. On soude le fil au chalumeau; on 
coupe au ras du verre et l'on use sur du papier émeri. On raccorde au 
reste du circuit avec un fil plus gros F et un peu de mercure. 
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L'autre électrode est formée d'un gros fil de platine tordu en spirale. 

a) Plaçons un tel voltamètre sur le circuit d'une pile, en reliant la 
petite électrode au pôle positif. Si la force électromotrice prend une 
valeur suffisante, Télectrolyse se manifeste par un dégagement de bulles 
à la pointe. Un téléphone placé dans le circuit produit un bruissement 
particulier. 

6) Plaçons le voltamètre sur uti circuit parcouru par des oscillations. 
Il joue le rôle de soupape et ne laisse passer que les courants qui vont 
du fil fin au liquide. Par suite un train d'ondes assez énergique fait 



Antenne • B 




Téléphone 
Ftg. 135. 



dévier un galvanomètre balistique. Dans un téléphone chaque train 
produit un bruit sec, alors que celui-ci reste muet si Ton supprime le 
détecteur. 

c) Ajoutons une pile, le pôle primitif relié au fil fin; choisissons sa 
force électromotrice (de Tordre de 3 volts, 2 Leclanchés) trop faible 
pour produire l'électrolyse. Le courant passe sous l'influence du train 
d'ondes, avec plus d'intensité que dans la seconde expérience : la sensi- 
bilité de l'appareil est accrue. 

11 est bon d'employer un téléphone dont la résistance soit de l'ordre de 
celle du détecteur (2000 à 4 000 homs). 

3° — Self de réglage. 

Pour accorder le circuit de réception ABCET sur la fréquence des 
ondes reçues, on utilise une self formée d'un fil nu enroulé sur un 
cylindre de bois paraffiné; les spires ne doivent pas se toucher. 

On peut encore employer du fil verni qu'on dénude sur la génératrice 
le long de laquelle se meut le curseur C. 

Ainsi dans le téléphone ne passent pas les ondes alternatives rapides. 
Chaque oscillation de la membrane du téléphone correspond à un train 
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d'onde (et non pas à une onde). Si rémission provient d'étincelles d'une 
fréquence de 23 à 50 à la seconde, autrement dit, si Ton envoie de 
25 à 50 trains d'ondes par seconde, le téléphone fait entendre un roule- 
ment de 25 à 50 bruits par seconde. Le son devient musical si la fré- 
quence des étincelles est de 100 à 500. 

121. Précision de l'heure envoyée par Paris. 

1° — Depuis que nombre de personnes reçoivent l'heure de la Tour 
Eiffel (malgré l'Administration des Postes et Télégraphes), force a bien 
été de s'apercevoir que l'heure n'est pas connue avec la précision illi- 
mitée que quelques-uns supposaient. 

En particulier l'Allemagne envoie, de Norddeich, l'heure de l'observa- 
toire de Wilhemshaven (à midi et à minuit). L'observatoire de Ham- 
bourg s'est amusé à comparer les signaux de Norddeich à ceux de 
Paris. D'août 1911 à octobre 1912, les différences de Norddeich-Paris 
oscillent entre -4- 0 8 ,93 et — 1 8 ,62. 

D'où scandale pour ceux qui ne savent pas. 

Les différences sont dues à la mauvaise conservation de l'heure. Il 
n'est pas rare qu'à Paris en hiver, on soit 15 jours sans pouvoir observer 
les étoiles, par conséquent sans pouvoir corriger l'horloge sidérale, ni 
par suite l'horloge de temps moyen. Malgré le soin dont on entoure 
l'horloge sidérale, on s'explique que l'écart après 15 jours puisse 
atteindre une seconde. Si une éclaircie permet la correction, brusque- 
ment d'un jour au lendemain, la différence Norddeich-Paris peut varier 
d'une seconde; en admettant pour les horloges de ces observatoires 
des écarts de sens inverses et une correction simultanée, la différence 
peut varier d'un jour à l'autre de deux secondes. 

On considère comme quasiment impossible aujourd'hui de connaître 
l'heure avec une précision supérieure à 0 9 ,1 près ; mais rien n'empêche 
d'atteindre cette limite, à la condition d'utiliser, pour déterminer 
l'heure, un nombre d'observatoires tel que chaque jour il y en ait au 
moins un qui voie le ciel. 

Disons tout de suite que pratiquement l'erreur d'une seconde et 
de deux secondes n'a aucun inconvénient pour la navigation. 

Elle correspond, en mettant les choses au pis, à une erreur de 15" 
ou de 30" d'arc, c'est-à-dire à une erreur de 463 ou de 926 mètres à la 
surface de la Terre. 

D'après le Bulletin de l'Observatoire de Besançon, depuis que les 
marins peuvent vérifier journellement leurs chronomètres, ils devien- 
nent plus exigeants et pour les chronomètres et pour l'heure reçue : 
ils devraient cependant Têtre moins. 

2° — Quoi qu'il en soit, on s'efforce d'améliorer l'heure de Paris. 
Voyons comment. 

Raisonnons sur les horloges de temps moyen. 
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Une horloge spéciale munie d'un contact électrique est disposée à la 
Tour Eiffel; elle avance d'à peu près un battement en 52 secondes de 
temps moyen. Elle agit sur le manipulateur d'émission radiotélégra- 
phique de manière* qu'à chaque battement, il se produise à l'éclateur 
une étincelle et une seule qui se traduit dans les écouteurs par un 
bruit très sec. 

A une heure convenue, on met l'horloge en action. Elle transmet 
180 signaux consécutifs dont on supprime le 60 e et le 120® pour faciliter 
le comptage. Il s'agit de déterminer, aux horloges de temps moyen des 
divers observatoires, les heures du premier et du dernier signal radiotélé- * 
graphique. Ces heures sont envoyées par dépêche ordinaire à l'Obser- 
vatoire de Paris qui peut ainsi comparer un certain nombre de pendules 
à son horloge de temps moyen et corriger son heure propre quand il 
n'a pu l'observer depuis longtemps. 

La méthode de comparaison des horloges à la série des 180 bruits est 
celle des coïncidences exposée au paragraphe 72 du tome I. 

En raison du réglage de l'horloge d'émission, il y a 3 coïncidences 
au moins. 

Déterminons leurs heures à notre horloge. Nous trouvons par 
exemple : 

14 m 27% 15 m 19 9 , 16 m ll*. 

L'intervalle est i= 52 secondes de notre pendule. 

Il est par conséquent de 53 bruits dans la série des bruits, puisque 
l'horloge de la Tour Eiffel avance. 

Si nous avons noté le numéro d'ordre d'un des bruits, nous pou- 
vons dresser un tableau tel que celui-ci : 

Numéros 13 66 119 

Heures 14 m 27 8 15 m 19 s 16 m ll\ 

L'intervalle entre deux bruits vaut l 8 — 1 : 53 = 1 — 0,0187. 
Nous pouvons dès lors aisément calculer l'heure à notre pendule, des 
bruits numérotés 1 et 180. On a : 

0,0187 X 12 = 0,22 14 m 27* — 12 9 -h 0 S ,22 = 14 m 15 8 ,22. 
0,0187 X 61 = 1,14, 16 m 11- -f- 61 s — 1%14 = 17 m 10*,86. 

J'ai supposé que les heures des coïncidences étaient séparées par le 
même nombre de secondes; cela n'est généralement pas exact, il faut 
seulement que l'écart soit dans les limites des erreurs acceptables. 

On prend pour intervalle i la moitié de la différence des heures des 
coïncidences extrêmes. 

Celle de la coïncidence moyenne devient un contrôle utile. 

Dans cette méthode on ne demande à la série des bruits que d'être 
régulière; elle doit avoir une équidistance voisine de l 8 — 0,02 de 
manière que trois coïncidences soient assurées. C'est par rapport à elle 
que se font les comparaisons. 
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Il va de soi que l'Observatoire de Paris détermine les coïncidences 
de son horloge pour pouvoir la comparer aux horloges des autres obser- 
vatoires. 

La précision de ces comparaisons est, dit-on, de Tordre de 0 8 ,02. 
Elle est du reste limitée par le nombre d'étincelles (25) que peut 
émettre par seconde le poste de la Tour Eiffel. 

122. Pendule auxiliaire pour la comparaison des heures. 

Une difficulté des comparaisons précédentes provient de ce que 
Tunique train d'ondes émis produit dans Técouleur un bruit très sec. 



Il faut donc s'arranger pour entendre simultanément sous forme de 
bruits secs les battements de Thorloge à Comparer. 
La figure 136 représente un dispositif. 

Un pendule P est synchronisé par Thorloge à comparer. Il porte une 
palette p qui, au passage par la verticale, ferme alternativement le cir- 
cuit de charge et de décharge d'un condensateur. L'un de ces courants 
ou les deux (suivant le montage) passent dans le primaire d'un transfor- 
mateur T 2 dont le secondaire est sur le circuit du téléphone. On entend 
dans celui-ci des bruits très secs dont on peut graduer Tintensité en 
agissant sur le transformateur T 2 (deux bobines entrant plus ou moins 
Tune dans l'autre). 




P 



D 




Courant 
synchronisant 



Fig. 136. 
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Le circuit du téléphone contient aussi le secondaire du transforma- 
teur réglable T t dont le primaire est sur le circuit de la pile H et du 
détecteur D. 

123. Décisions du Congrès de 1912. 

Pour améliorer la transmission de l'heure, le Congrès de 1912 a décidé 
le mode d'émission suivant (fig. 137). 

Les signaux préparatoires (h-.. — ) vont de 57 m 0 9 à 57 m 50 8 . Puis 
viennent les signaux horaires formés de points et de traits suivant le 



o 




30 

Fig. 137. 



diagramme ci-contre. Les traits durent une seconde, les points un quart 
de seconde (j'ai mis une demi-seconde sur le diagramme pour éclaircir 
le dessin). 

Les intervalles entre les signaux successifs sont d'une seconde. 
Le début du trait ou du point marque le commencement de la 
seconde. 

Les émissions sont faites automatiquement au moyen d'un cylindre 
tournant qui est solidaire d'une vis et qui porte en relief des saillies con- 
venables. L'appareil de contact est déclenché à 56 m 50 9 et synchronisé 
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toutes les 10 secondes. On espère que le fonctionnement sera précis à 
0 8 ,04, ce qui du reste est plus que suffisant. 

Comme il est à désirer qu'en chaque point du globe, on puisse tou- 
jours recevoir un signal horaire, voici la répartition proposée. 



L'heure est celle de Greenwich. 

Paris 0 h 10 h 

San Fernando de Norouha (Brésil) ... 2 16 

Arlington (États-Unis) 3 17 

Manille (Philippines) 4 » 

Mogadiscio (Somali Italien) 4 » 

Tombouctou (Soudan) 6 » 

Norddeich-Wilhemshaven 12 22' 

Massaouah (Erythrée) 18 » 

San Francisco (États-Unis) .20 » 
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124. Pendule conique pour les très petites oscillations. 

1° — Voici d'abord une manipulation simple et très instructive. 

Le pendule est constitué par le fil AB supportant une sphère métal- 
lique lourde S. On prend un fil fin métallique (une corde de guitare de 
2 à 3 mètres de long) pour ne pas être gêné par la détorsion des corde- 
lettes ordinaires. On utilise une sphère de 
laiton telle que l'industrie en fournit pour L 
l'ornementation des lits métalliques; on y 
coule du plomb. On utilise aussi bien une 
boule de fonte telle que l'industrie en 
fabrique pour les régulateurs de machine à 
vapeur. 

La pointe P trace sa trajectoire sur un 
plan de^able (plus exactement sur une sphère 
de grand rayon). On prend le sable aussi 
fin que possible; on le remplace avantageu- 
sement par une poudre plus légère. 

Sans l'amortissement, la trajectoire serait 
une ellipse dont le rapport des axes dépend 
de la vitesse initiale et de la direction du 
lancement. Gomme le mouvement s'amortit, 
la pointe décrit une spirale circulaire ou 
elliptique qui reste creusée dans la poudre. Yig. 13g. 

On peut armer le pendule d'un crin verti- 
cal et lui faire tracer sa trajectoire sur une glaceenfumée. Pour faciliter 
le nivellement de la glace, on la dispose sur un trépied à vis calantes. 

2° — La théorie de cette expérience est immédiate. 

Soit / la distance du centre delà boule au point de suspension 0. 

Prenons trois axes de coordonnées rectangulaires, avec le point 0 
comme origine; l'axe Oz est vertical et dirigé vers le bas. 




Soit £ la tension du fil rapportée à l'unité de masse. 



il, 15 
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Ses composantes suivant les axes sont : > 

— Sa: : /, — %>y : l, — Sz : /. 

D'où les équations du mouvement : 

cftr Cas» d'y , AV _n 

^r + -7--S = 0. 



(1) 



Puisque nous supposons les oscillations de très petite amplitude, le 

p 

/ 

S/ 0 




Fig. 139. 



centre de la sphère reste très près du plan normal à Oz défini par la 
condition : 

z — Constante = /, 

d'où : 



T 



:0. 



Ainsi tout se passe comme si le centre de la boule se déplaçant dans 
le plan z = l 9 était attiré par le point A avec une force par unité* de 
masse gr : l = gQ, proportionnelle à sa distance au point A. 

La trajectoire est l'ellipse d'équations : 

a: = x 0 sin a> /, y = i/ 0 sin(oj/ — o). 

Le sens de la rotation du mobile sur l'ellipse dépend de la valeur de 
la phase 8. La période est : 

T = ^ = 2*v/— • 
a) Va 
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Les équations (1) où les variables sont séparées, signifient que le 
mouvement du pendule conique est la résultante des mouvements de 
deux pendules indépendants, rectangulaires, isochrones et synchrones. 

L'ellipse est balayée par le rayon veçteur aboutissant au centre de la 
sphère, de manière que que les aires varient proportionnellement au 
temps.. 



125. Amplitude quelconque, trajectoires circulaires. 

1° — Tout le monde sait qu'on peut imposer à la sphère une trajec- 
toire circulaire dans un plan horizontal; le fil dç suspension décrit alors* 
un cône circulaire dont Oz est Taxe, avec la vitesse angulaire w. 

Pour maintenir sur cette trajectoire le centre d'inertie de la sphère, 
il faut exercer une accélération axipète 
<o 2 r, ou, ce qui revient au même, une force 
axipète mu> 2 r; m est la masse de la 
sphère. 

Cette force est égale à la résultante des 
o rces appliquées : la tension £ du fil et 
la pesanteur mg. 

Par l'extrémité du vecteur représen- 
tatif de la pesânteur, menons une paral- 
lèle au fil; elle doit déterminer sur 
l'horizontale BG un segment égal à 
D'où : 



tgO = 



<i3 2 / sin 0 



cosO =- 




9 ' 9 
Telle est la relation entre 0 et to qui doit 
exister pour l'équilibre. 

2° — On a l'habitude d'introduire une 
force fictive axifuge et d'écrire que la 
résultante de celte force et de la pesan- 
teur est dirigée suivant le fil. 

Le procédé est correct, à la condition de ne pàs oublier que c'est une 
manière de parler. 

Le raisonnement précédent évite toute difficulté : nous écrivons 
que les forces réellement appliquées produisent l'accélération réelle. 
Introduisons le nombre de tours n par seconde (fréquence) : 



Fig. 140. 



(0 = 27trt, 



cos6 



— 9 



Soit / = 1 mètre; on a sensiblement 



pour 



n = l, 
n = 10, 



cos 0 = 0,25, 
cosô = 0,0025, 



6 = 75°; 
6 = 89° 51'. 
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3° — Expérience. 

L'axe vertical PQ porte une tige horizontale MN à laquelle sont 
attachés des pendules de diverses longueurs. 

On double le fil de suspension pour forcer les centres des boules à 
rester dans le même plan méridien. 

Quand Taxe PQ tourne, les boules se mettent sur la même horizon- 
tale. En effet Ton a : 

A = /cosô, u*h=g. 

126. Pendule pirouette d'Huyghens (isochrone). 
Ainsi la fréquence du pendule dépend de l'angle 0 du fil avec la verti- 
cale d'équilibre. Huyghens s'est proposé de modifier la longueur utile 




Fig. 141. 



du fil de suspension de manière que la fréquence soit indépendante de 
0 : c'est le problème de Visochronisme pour le pendule conique. . 

La solution d'Huyghens est calquée sur le pendule circulaire 
cycloïdal; elle est encore plus inapplicable. 
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A la masse pesante faisons décrire la parabole : 

x' = 2Li,, 

en rattachant à une lame flexible fixée en D sur le bord d'une plaque 
découpée suivant la développée de la parabole. 
La longueur XF= /, est telle qu'on ait : 

/ cos 8 == BE = constante, 

propriété bien connue des normales à la parabole dont voici la démon- 
stration. 

Le coefficient angulaire de la tangente en A est : 

xdx = Ldy, -2£ = £. 
D'où l'équation de la normale est : 

(Y-y) = -±(X-x). 

Pour X = 0, on a : 

Y — y = BE = / cosô = L. 
Substituons cette valeur de / dans l'expression de la période : 

H = 2* y/I^T = 2?r y/IT _ Constante. 

Le pendule pirouette d'Huyghens était constitué par un arbre 
schéma tiquem en t représenté en Og, tournant librement sur ses 
pivots p, p, et portant latéralement la plaque P découpée suivant la 
développée d'une parabole. La lame flexible AD qui supporte la 
masse pesante, s'attache en D en un point de cette développée; elle 
passe librement dans une fente verticale pratiquée dans l'axe. Dans sa 
rotation l'axe entraîne le pendule qui, sous l'influence de la force centri- 
fuge, s'éloigne plus ou moins de la verticale Oy, en décrivant un arc de 
parabole. La longueur utile est comptée à partir du point où la lamelle 
flexible passe Sur Taxe géométrique Oy de l'axe matériel : elle varie de 
manière à réaliser Visochronisme. 

Pour toute vitesse angulaire inférieure à : 

u) = yj g : L 9 

la masse pesante appuie sur l'axe, elle est dans la position la plus basse 
que lui permette l'épaisseur de l'axe. 

Pour toute vitesse angulaire supérieure à cette valeur, l'équilibre est 
impossible : la masse pesante se place aussi haut que la construction 
de l'appareil le permet. 

Cet appareil très ingénieux ne peut fonctionner correctement en 
raison de sa dissymétrie, des flexions qui supporte l'axe, et des frotte- 
ments énormes de la lamelle contre les bords de la fente. 
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Tant s'en faut du reste qu'un isochronisme parfait soit désirable, 
la masse n'étant alors jamais en équilibre. 

Cet exemple précise ce qu'il faut entendre par pendule conique 
isochrone : c'est un pendule qui ne peut être en équilibre que pour une 
seule vitesse angulaire. Pour toule vitesse supérieure ou inférieure 
l'équilibre exige une liaison supplémentaire. 

127. Suspension élastique de Pecqueur. ; 

Pecqueur cherche l'isochronisme dans l'emploi d'un fil élastique de 
suspension (en réalité un ressort à boudin). Pour la fréquence n et pour 
la tension T> du fil par unité de masse suspendue nous avons : 



9 



cosO ' cosô 

La tension croît donc à mesure que 0 augmente; simultanément la 
période diminue à supposer invariable la longueur / du pendule. 

Pour que la période reste constante malgré la variation de 0, il faut 
que cette longueur augmente de manière qu'on ait : 

/ cosO = L = Constante, / = £>(L : g). 

La première condition signifie que le centre de gravité de la masse 
pesante reste toujours dans le même, plan horizontal. 

La seconde condition signifie que le fil élastique (en réalité un ressort 
à boudin) doit prendre une longueur proportionnelle au poids qu'il 
supporte, condition qu'il n'est pas impossible de réaliser approximati- 
vement. Généralement la longueur varie proportionnellement à la 
tension; elle ne lui est pas proportionnelle. 

L'appareil n'a pas donné ce que l'inventeur en espérait, ce qui n'a 
rien d'étonnant. Pour répéter l'expérience comme manipulation, on 
utilisera un ressort à boudin d'acier, à spires jointives quand la tension 
est nulle. La longueur initiale étant petite, la longueur sous une 
charge assez forte est quasi proportionnelle à la tension. 

Par une fabrication spéciale du ressort à boudin (voir mon Cours 
A* Élasticité) on réalise à peu près rigoureusement la condition posée. 

128. Oscillations d'un pendule dont on fait tourner l'axe hori- 
zontal de suspension. 

1° — L'expérience, très intéressante à beaucoup de titres, est montée 
suivant la figure 142. La barre horizontale AA est entraînés par un axe 
vertical avec la vitesse angulaire constante co. Elle soutient l'axe hori- 
zontal du pendule qu'on prend très long, on verra tout à l'heure pour- 
quoi. Dans sa position d'équilibre, le pendule (qui est une simple tige) 
est dans le prolongement de l'axe de rotation. 

On fait tourner l'axe, on lance le pendule : sa pointe trace une rosace 
dans du sable ou de la poudre fine. 
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On demande la fréquence de l'oscillation supposée très petite. 

Calculons comme pour une masse punctiforme m à la distance / du 
point de suspension. Utilisons les coordonnées géographiques <|/ longi- 
tude, 6 colatitude. Écrivons que le produit du moment d'inertie ml 2 par 




Fig. U2. 



l'accélération angulaire rf 2 6 : <//*, est égale au moment des forces appli- 
quées par rapport à un axe horizontal perpendiculaire au plan zOB. 
Le moment de la pesanteur est : 

m/^sinô. 

La force centrifuge est : 

mroj 2 =m/sin6.w 2 ; 

son rfioment est : 

ml sin6.(o 2 ./cos6. 
D'où l'équation du mouvement : 

— sin 6 . cos ô . a>V-h sin 8 = 0. (1) 
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2* — Pour qu'il y ait des oscillations autour de la verticale, il faut 
que l'équation (1) admette une solution périodique : 

u> 2 <g : /cosO, (2) 

ce qui revient à dire que les trajectoires circulaires horizontales sont 
impossibles. Supposons réalisée la condition (2) et ô petit. 
L'équation devient : 



Posons : 

0 = Ô o sin27rN/, n'== • 
Substituons dans (1'); on trouve immédiatement : 

N» = n« 



4** 

Quand on impose la rotation de vitesse angulaire w, la fréquence des 
oscillations du pendule diminue. Elle devient nulle pour : 

<o* = 47ï 2 n 2 = £ : /. 

5° — Il est facile de comprendre le sens de ce résultat. 

Pour une vitesse angulaire donnée, la force centrifuge joue le rôle 
d'une force répulsive (§ 124) proportionnelle à la distance r; elle diminue 
donc la force attractive qui produit les oscillations pendulaires, par 
suite elle augmente la période. 

Faisons la croître : pour une certaine valeur a> 0 , elle équilibre l'attrac- 
tion; l'équilibre devient indifférent, par suite la période est infinie. 

Le lecteur fera la très élégante expérience que voici. Sur un plateau 
horizontal qui tourne avec la vitesse angulaire o>, un métronome est 
fixé de manière que dans sa position d'équilibre, le pendule soit dans 
le prolongement de Taxe du plateau. Quand le plateau tourne, la période 
augmente. Les mesures sont faciles puisque les oscillations sont entre- 
tenues. 

4° — RÉACTION SUR L'AXE HORIZONTAL DE ROTATION DU PENDULE. 

J'ai dit qu'il faut prendre Taxe horizontal du pendule assez long. 
C'est qu'en effet le pendule éprouve à chaque instant une réaction R 
normale au plan zOB. 

Appliquons le théorème de Coriolis. L'accélération normale se com- 
pose de l'accélération d'entraînement tangentielle : 

rd 1 ^ : df-, 

et de l'accélération complémentaire : 

SWr.rf| : dl\ 
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D'où ; 

K = ^«=*»£. 

dans le cas où la vitesse angulaire autour de Oz est constante. 
On a: 

R = W 0 .N(o.cos2*N/. 

R s'annule identiquement pour N=0, (o = a> 0 ; le pendule n'oscille 
plus. 
Son travail est : 

Rrd), = t» 2 d(r*). 
Le travail par demi-oscillation est nul. 

Si la masse du pendule est lourde, il est prudent de le haubanner wec 
les fils tendus aa. 

129. Oscillations du pendule autour d une position d'équilibre. 

1° — Supposons la vitesse angulaire «>o> 0 ; il n'y a plus d'oscillations 
autour de la verticale. 

Le pendule a une position d équilibre déterminée par l'angle ô 0 : 

cosô o =?0 : or/. (i) 

Étudions les petites oscillations autour de cette position d'équilibre. 
L'appareil reste celui de la figure 142. Reprenons l'équation : 

- c/ 2 ô sin20 2 , g . h A 

-gp- (o 2 + ^-sin6 = 0. (2) 

Posons : 

6 = ©-+-e 0 ; 

par hypothèse (-) doit rester une quantité petite. 

Substituons à 6 sa valeur dans l'équation (1); négligeons les quan- 
tités du second ordre. Il reste : 

-f- ( ^ cos e 0 - u> 2 cos 2Q 0 ) 0 = 0. (3) 

Posons : 

% e = fl 0 sin2*N/. 

Il vient : 



N 2 = ^ -2- cos 0 o — o> 2 cos 20 o ) . 



Éliminons 8 0 au moyen de l'équation (i) : 

1 



La fréquence nulle pour u> 2 = <«J, devient infinie pour <o = ae . 
On peut encore écrire : 

Art* l \ COS% cos% )■ 
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Pratiquement pour peu que to soit grand, on a : 
O 0 = ^:2, N = a>:^. 

Le pendule se dispose presque horizontalement, et la fréquence des 
petites oscillations de part et d'autre de la position d'équilibre est égale 
au nombre de tours par seconde que fait la barre AA. 

130. Cas général du pendule conique. Équation du mouvement. 

1° — Passons au cas général du pendule conique. 
11 s'agit d'étudier le mouvement d'une boule suspendue à un fil inex- 
tensible et très fin, un, fil d'acier par exemple. L'acier étant très résis- 
tant, le fil peut n'avoir que quelques dixièmes de millimètre de diamètre, 
la masse suspendue restant de l'ordre du kilogramme. 

A la vérité, nous particularisons ainsi le problème, car la masse ne 
reste sur la sphère que si la tension du fil est positive : il faut qu'elle 
soit dans l'hémisphère inférieur. Pour que l'expérience soit aussi géné- 
rale que l'énoncé, la masse est 
fixée à l'extrémité d'une tige 
rigide montée sur une suspen- 
sion à la cardan. 

Nous utilisons conjointement 
les coordonnées géographiques 
(i/ longitude, ô colatitude) et les 
coordonnées cartésiennes : 

x = /sinô.cos^, 
y = /sin0.sin]/, 
z = l cosô. 

Nous posons : 

Ô\l = /, 0\P = r = /sine. 















A 




!m 













Fig. 143, 



Les équations du mouvement sont fournies par le théorème des aires 
et le théorème des forces vives. 

Le moment des forces par rapport à Oz étant nul, on a : 



i ^- = Constante, sin 2 6 



dû 

dt = a - 



(1) 



La vitesse v du point M est la résultante des vitesses rectangulaires 
MO : dt suivant le méridien, rd^ : dl suivant le parallèle : 



r> 2 = l 1 



do_ 

dt 



Le théorème des forces vives donne : 



'd±;\ 2 _ 
dt 



■f- sin^O 



mi 



i/ 2 = — 2<//( 1 — cos 0) -f- 4flf/ 0 = %gl cosO -h 2g (2/ w — /) ; 



V 



•sin 2 6 



cosQ 



H4-'> 



2<7 



(2) 
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Posons : 



2g:l= 6, / 0 :Ï = X; 

remplaçons par sa valeur tirée de (1); il vient : 



( 



w)'- ( -nSir= i " :os< '+''< 21 - 1 >- < 3 > 



Les équations (1) et (2) résolvent le problème. . 

Différentions les équations (1) et (2). On trouve aisément l'équation : 

^-sin0.cos^(^) 2 H--^sin6 = 0, ' (4) 

que nous avons utilisée au paragraphe 128 et qui nous servira au 
paragraphe 154 pour étudier les oscillations du régulateur de Watt. 

2° — Autres formes des équations. 

Explicitons la tension V> du fil. On a les équations (§ 124) : 

Multiplions la première par — y, la seconde par x et additionnons. 
Il vient : 

<Pu d*x d / du dx\ A 
C'est l'équation (1). 

Pour "obtenir l'équation (2), multiplions les équations (5) respective- 
ment par dx, dy, dz, additionnons et intégrons. 
La tension est multipliée par : 

xdx -h ydy -h zdz = Idl = 0 ? 

équation qui signifie qu'elle ne travaille pas. 

La valeur de la tension est immédiatement connue en écrivant qu'elle 
fait équilibre à la force centrifuge et à la composante de la pesanteur 
dirigée dans sa propre direction : 

Pour obtenir cette expression à partir des équations (5), multiplions- 
les respectivement para?, y, z, additionnons-les et utilisons la condition : 

x * y 2 z * = P = constante, 

qui par une double dérivation donne : 

d 2 x d*u , dh 

Posons comme plus haut : 
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On a : 

K -, _ 

/ V 2 



La troisième équation (5) où l'on substitue à £ sa valeur, ne contient 
que z et /. Elle peut servir à discuter le problème. 

131. Propriétés générales des trajectoires. 

1° — Dans le cas général, le mobile se déplace sur la sphère entre 
deux parallèles de colatitude ô 0 et ô t . Nous poserons 6 0 < 6,. On a : 



dt = ±db : y 6cosô — -^y-|-6(2X — 1). 

Multiplions le second membre haut et bas par sine, remplaçons 
sous le radical sin 2 ô par i — cos 2 ô; il reste : 

dt = ± Sïn ^ e : * /_cos s 0 — (2X — l)cos 2 ô-hcosô-h(2X — i) — — • 
\ b y b 

La composante c?6 : dt de la vitesse s'annule quand s'annule la quan- 
tité sous le radical; la vitesse est alors horizontale. 

D'après la nature même du problème, si le point ne décrit pas un 
parallèle, il est certain que la vitesse c?Ô : dt s'annule au moins deux fois. 

Appelons cos 6 0 , cos ô n et p les trois racines de la quantité sous le 
radical égalée à 0, racines certainement réelles. 

Dire que les racines sont réelles ne signifie pas qu'il existe un troi- 
sième cosinus acceptable; nous allons précisément montrer que la 
troisième racine p est plus petite que — 1. 

D'après les propriétés des racines des équations algébriques, nous 
avons : 

/a an * 1 -h cosô n cos6, 

cose 0 cosô, + P (cos6 0 + cose.) = - 1 , p = — cog6o+ * C ose, ' 

Nous pouvons poser : 

cosfl 0 = i — e 0 , cosô t = 1 — 6j, 

oh e 0 et e, sont certainement des quantités positives. D'où : 

2 — K + O + Vi _ i £ o £ i 

Or le second terme du second membre est sûrement négatif, 
puisqu'on a : 

6 0 -+- £l <2. 

Donc la troisième racine p est certainement inférieure à — 1 ; elle ne 
peut représenter un cosinus réel. 
Donc le point oscille entre les parallèles de colatiludes 6 0 et 0 r 
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2* — Une remarque s'impose. 

J'admets que les racines cos 6 0 et cos ô t sont réelles; j'admets que 
% est sûrement plus petit que tz : 2, et cela d'après la nature même du 
problème. Cette considération me suffit comme preuve; tout ce que les 
mathématiciens pourraient ajouter, n'augmenterait en rien la certitude 
de la conclusion. 

Il ne faut pas oublier en effet que nos équations expriment ce que 
nous y avons mis. Que les mathématiciens les considèrent en elles- 
mêmes et indépendamment de ce dont elles sont le résumé : pour le 
mécanicien c'est du temps perdu. Le mobile ne "restant pas sur Un paral- 
lèle, doit nécessairement monter puis descendre, et ainsi de suite. Tout ce 
qu'on peut démontrer c'est qu'il remonte toujours et redescend toujours 
à partir des mômes parallèles : c'est la 
conséquence immédiate de l'équation des 
forces vives. Donc il ne peut pas ne pas 
exister deux racines réelles pour l'équation 
donnant 0 o et ô t ; il ne peutenexisterquedeux. 

Laissons le mathématicien s'amuser à 
discuter l'équation, mais ne l'imitons pas. 
Si nous montrons que la troisième racine 
de l'équation nécessairement réelle, ne 
convient pas, ce n'est pas que le fait soit 
douteux; c'est pour éviter toute apparence 
de contradiction. Fig. 144. 

3° — Quand le mobile est sur le parallèle 
inférieur Ô 0 , sa vitesse horizontale est plus grande qu'il ne convient 
pour qu/il reste sur ce parallèle. La force centrifuge l'emporte: il remonte. 

Quand il est sur le parallèle supérieur ô p deux cas peuvent se pré- 
senter. Si ô t < tz : 2, quelle que soit la vitesse, il ne peut être en équi- 
libre; il faut qu'il redescende (voir fig. 140). 

Si 0, < tz : 2, sa vitesse horizontale est plus petite qu'il ne convient 
pour qu'il reste sur ce parallèle ; la force centrifuge ne peut donner avec le 
poids une composante dirigée suivant la liaison; le pendule redescend. 

Aux divers passages sur les parallèles ô 0 et ô p il recouvre respective- 
ment la môme vitesse. En effet, il est à la môme hauteur : le théorème 
des forces vives exige que la vitesse redevienne la même. 

D'où la conclusion : les phénomènes se répèlent identiquement entre 
un maximum et un minimum successifs, ou inversement. 

Par analogie avec le pendule circulaire, la période T est deux fois 
le temps qui s'écoule entre deux passages consécutifs sur le parallèle ô 0 
(ou sur le parallèle ô t ). 

On peut écrire en explicitant les racines : 

, sinOc/ô H, " ~ " A v / " " l-hcosô 0 cos&. \ 
dt=±—j r - : y/ (co S e o -co S 9)(co S 0-cos9,)(cosO+ cos% ^ cos ^ )• 
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132. Calcul de la période. 

1° — Le temps croît nécessairement, dl. est donc essentiellement 
positif. Dans notre problème, sinô est positif par nature ainsi que 6. 
Donc, quand on va de6 0 à6,, il faut prendre le signe -f-; quand on va de 
6 t à il faut prendre le signe — . 

Pour calculer la période, changeons de variable ; posons : 

cosO = cosôj sin 2 «p -h cos6 0 cos 2 ?, 
sinO dô = 2(cps6 0 — cosO t ) sin? cos? dy. 

Quand 8 passe de 6 0 à ô„ l'angle auxiliaire <p varie de 0 à jt : 2. 
On trouve aisément : 

cos 0 O — cosô = (cos 0 o — cos ô t ) sin* © , 
cosô — cosôj = (cosô 0 — cosôj) cos*<p. 

Substituons après avoir posé : 

£2 cos 2 6 0 — cos^ 

1 -f- 2 cosô 0 coSi -h cos*6 0 * 

On trouve : 



dt 



= \/7Vt 



cos6 0 -hcosQ < 



■ 2 cos0 o cos0 t H- cos 2 6 0 y] 1 — T? sin 2 <p 



Nous sommes ramenés aux intégrales elliptiques de première espèce. 
En particulier, la période a pour expression : 



T — 4 / 2/ / cosQ 0 -|-cose i /** d<ç 

~ V g V i-+-2cos0 0 cosô 1 -hcos 2 ô 0 X y] 1 — ft'sin*? ' 

le tableau à la fin du volume donne les valeurs de l'intégrale. 

La période est ainsi complètement déterminée quand on donne les 
parallèles limites 0 o et ô r 

2° — Cas particuliers. 

a) Quand 6 0 et 0 4 sont l'un et l'autre très petits, le second radical vaut 
i : v 2 r L'intégrale vaut n : 2. D'où la valeur connue : 



6) Posons 0 O = O, 0 4 restant quelconque. 

Le pendule conique devient un pendule circulaire. 

Le second radical vaut encore 1 : /2". On a : 

t=44/T. f rfy 

V g Jo sji — k 2 sin*y 

avec la valeur : 

k = sln(Q l : 2). 
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c) Posons enfin 0 o = 0 r 

Il semble que nous devions retrouver les résultats du paragraphe 125 
sur le pendule parcourant un plan horizontal; il n'en est cependant rien. 
On a k = 0; l'intégrale elliptique vaut -k : 2. D'où : 



COSÔo_ 



gr V 1 + 3 cos*0 o 
et non pas : _ ' 

On a évidemment : 

2t>T>t. 

La période T est plus graride que le temps t mis par le mobile à faire 
un tour; elle est plus petite que le double de ce temps. 

Ce fait bizarre a pour cause la définition adoptée ci-dessus pour la 
période T du pendule conique. 

3° — Cas général. Limites supérieure et inférieure delà période.' 

Donnons à la période une expression où les angles ô 0 ët 6 4 entrent 
symétriquement. Posons : 

dt= S/~w v c <>sô 0 -4-cosô t -4r ; 

A 2 = (1 -h 2 cos 6 0 . cos ô t -h cos a ô 0 ) cos 2 <p -h (1 -h 2 cos 6 0 . cos ô, -h cos 2 ô,) sin 2 ? . 
Quand <p varie de 0 à % : 2, A décroît régulièrement de : 



A 0 = v / 1 H-2cos0 0 cos0 1 -4-cos 2 ô 0 , à A l = \ f 1 + 2 cosô 0 cosO t T cos'^ . 

On a donc immédiatement deux valeurs entre lesquelles gît la 
période : 

T -> 2* l/jTi/ cosQ. + cose, 

V g V l-f-2cos6 0 cose i -hcos î 0 0 ' 

r^^J W \/ .cos e p-f-cose, T 

t V g V 1h-2cos0 o cosô 1 -+-cos 2 0 1 

133. Projection horizontale de l'oscillation. 

1° — Déterminons la différence *F des azimuts ^ pour les passages 
par un minimum et le maximum consécutif, ou inversement. 
W est l'angle parcouru dans un quart de période. On a (§ 130) : 

Calculons la valeur de a. en fonction de cos ô 0 et de cos 0 r 
D'après les propriétés des racines des équations algébriques, on a 
(§131): 

— (2X — 1) = cosô 0 -f- cosô t -+- p, 
(2X — 1) — a 2 : b = p cosô 0 cosO^ 
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On tire aisément de là : 



a = fb 



sinQ 0 sinQ t 
y/ cosôo-hcosôj 



Pour obtenir deux limites entre lesquelles W est sûrement compris, 
il suffit de remplacer dans l'expression de dt le dénominateur variable A 
par ses limites A 0 et A r 

•R T. 

2sinQ 0 sin6 1 „, SsinQ^inOt Ç* da 

A t J 0 sin 2 ô > * > A 0 Jo "sm 2 !" 

Reste à déterminer la valeur de l'intégrale. On a : 



i _ i = i r i i i 

sin 2 ô 1 — cos*6 2 L 1 — cosG 1 -h cosO J ' 

2 f d * = ^ 

" J sin 2 ô (1 — cosô,) sin*cp-h(1 — cosô 0 )cos 2 <p 



d cp 



(1 -f- cosOJ sm 2 cp -h (1 -f- cosG 0 ) COS 2 <p * 
Pour évaluer ces intégrales, considérons l'ellipse : 

px* -4- qy* = 1 , p 2 (p cos 2 cp H- q sin* <p) = i . 
L'aire de cette ellipse a pour expression : 

Tjo ^ = tJo />cos 2 ? + 7 sin 2 cp = « : \'/>f • 
On tire de là : 

sin 2 ô 4 L >l (1 — cosGJ (i — cosÔ 0 ) yj (1 T cos8 t ) (1 -j- cos6 0 ) J 

— JL Qi — Q u 1 _i * y/ 2 h- 2 cosQ 0 cosQ 1 h- 2 sinQ 0 sinQ < 

— g cos 2 sinôoSinOj 4 sin0 o sin6 t 

On tire de là pour les limites de W 



2- 


4- 2 cos ô 0 cos 6, 


2sinô 0 sinft, 




1 -f-2cos0 0 cosô t 


-hcos 2 6 t 


2- 


-h 2 cos0 0 cosQ, -+- 


2 sinô 0 sinô, 




l-h2cos0 0 cosGj 


-+- cos 2 6 0 



Considérons par exemple la limite inférieure; nous pouvons écrire : 

g-l/ï i 1 ~" cos 2 Qo-+-2sinQ 0 sinQ7" tt 
2 V li_ l-+-2cosÔ 0 cosO l -hcos 2 6 0 ^ 2 * 

ili/isi ^ es/ constamment supérieur à n : 2. 

On démontre qu'il admet * pour limite supérieure; je n'insiste pas, 
le second résultat n'ayant aucun intérêt pratique. 
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2° — Trajectoire voisine d'un parallèle. 

Supposons la trajectoire voisine d'un parallèle : les angles ô 0 et 6 t 
diffèrent peu. Pour ô 0 = ô p les deux limites deviennent égales entre elles 
et à ?r : V i -f- 3 cos*ô 0 . La période en arc est : 



La période en temps est multipliée par 2 : y / i -h3cos 2 ô 0 . 

Ce facteur vaut 1 pour ô 0 = 0 ; il vaut 2 pour l'autre limite O 0 = ir : 2. 

On comprend maintenant le sens du résultat énoncé au paragraphe 132. 
Pour voisine d'un cercle que soit la trajectoire, les périodes en arc et, 
en temps sont celles que nous venons d'écrire. Il est naturel de les 
retrouver quand la trajectoire est rigoureusement un cercle, bien 
qu'alors elles perdent toute signification expérimentale. 

Airy le premier énonça ces résultats (comme les suivants, du reste). 
Ainsi quand la trajectoire diffère peu d'un cercle, la progression des 
points les plus hauts et les plus bas dans le sens du mouvement est 
indépendante de l'écart avec le cercle; elle ne dépend que du rayon 
moyen, autrement dit, de l'inclinaison moyenne du pendule sur la ver- 
ticale, et cela, quelbe que soit la valeur de cette inclinaison entre 0 et tz : 2. 

3° — Forme des trajectoires. 

La figure 145 à gauche suppose 8 4 < w : 2. 

La projection horizontale de la trajectoire ne touche pas la projection 
de l'équateur. On reconnaît la forme elliptique avec le déplacement 



des points de tangence aux deux parallèles 6 0 et 0 t dans le sens du mou- 
vement du mobile. 

La figure 145 à droite suppose ô t > « : 2. 

La projection horizontale de la trajectoire touche l'équateur entre 
deux tangentes consécutives aux parallèles de colatitudes ô 0 et 0 r 
Naturellement la forme de la courbe s'éloigne de plus en plus de 
l'elliptique. 




v/l-+-3cos 2 ô 0 vU — 3sin 2 ô 0 " 




Fig. U5. 



il, 16 
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134. Cas où l'oscillation est aplatie ou très petite. 

Le cas des oscillations très petites ou très aplaties mérite une étude 
spéciale, comme d'une réalisation expérimentale facile. 

j[o _ Supposons 6 0 et ô t assez petite pour qu'on puisse négliger 
(e t — e 0 ) 2 , ou, ce qui revient au même, remplacer 0 o 2 -h V par 26^. 

4 Les quantités A 0 et A, sont sensiblement égales entre elles et à : 

V i+^cose 0 cose 1 =V /4^|-(Q;+eî)^ V /i-4Q 0 Q i =«(1-1-0,60). 

On a très exactement : 

L'arc décrit entre un maximum et le minimum consécutif, ou inver- 
sement, est un peu plus grand que * : 2, d une quantité de Tordre du 
carré de l'amplitude. 

La trajectoire du centre de gravité projetée sur le plan horizontal est 
encore une ellipse, mais qui tourne autour de son centre avec une vitesse 
uniforme, égale à : _ 

dans le sens suivant lequel le mobile se déplace lui-même sur l'ellipse. 

Autrement dit, en appe- 
lant, a et 6 les demi-axes 
de lellipse, la ligne des 
apsides de cette ellipse 
exécute une révolution 
complète dans un mul- 
tiple égal à 8/ 2 : 3a6, 
du temps que le pendule 
met à parcourir l'ellipse. 

£0 — Ai r v trouve le 
même résultat quand le 




Fi$. 146. 



petit axe de l'ellipse est très petit, le grand axe ayant une valeur 
quelconque. 

Voici les exemples numériques qu'il donne (traduits en mesures Iran- 
çaisesj. 

L'extrémité d'un pendule de 15°\85 de longueur (qui fait son tour 
en 8 secondes environ) parcourt une ellipse dont les axes sont 
2a = 132 cm. et 26 = 15 cm. On a . • 
Si 1 



3a6 



:3383X4 = 13532 



13 532 X 8 = 108 25G secondes, 
soit 30 heures environ. 
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, L'extrémité d'un pendule conique de la longueur ordinaire (qui fait 
son tour en 2 secondes) décrit une ellipse dont les axes sont 2a = 10 cm. 
et 26 = 2 mm. On a : 

-g^- =z 53 333, 53 333 x 2 = 106 666, 

$oil encore 30 heures environ. 

135. Réalisation des courbes. 

î° — Pour étudier les trajectoires on peut utiliser l'appareil repré- 
senté fig. 138, tant au moins que 6 0 et 6 4 sont petits. On lance plus for- 
tement, après avoir eu le soin de limiter le sable par une surface sensi- 
blement sphérique, ce qu'on obtient aisément à l'aide d'une planche 
courbe ou d'un cerceau ayant un rayon convenable. 

On voit les ellipses tourner comme le veut la théorie. 

Dans le cas de plus grandes oscillations, on ffiût osciller un pendule 
portant une très petite lampe électrique. On la photographie avec un 
objectif d'axe vertical disposé sur la verticale du point de suspension, 
assez loin au-dessous du pendule pour que la projection ne soit pas 
trop déformée. 

Si les amplitudes ne sont pas trop grandes, on peut encore disposer 
sous le pendule un réservoir à encre ou à sable fin. L'encre ou le sable 
s'écoulent et tracent sur un papier la trajectoire de l'extrémité de 
l'ajutage. 

Pour fixer les idées supposons les angles 6 0 et 6 t voisins de 10° : 

6 0 = 6, = 0,1745, (3 : 8)6^ = 0,0114. 
La rotation de l'ellipse par tour est de 

360 X 0,0114 = 4°, 10. 

Il faut 88 tours pour que le grand axe de l'ellipse fasse un tour. 

Si le pendule a 1 mètre de long, l'amplitude de 10° correspond à un 
déplacement de 17 cm ,45 de part et d'autre de la position d'équilibre. 
Il faut donner à l'ellipse une excentricité suffisante pour que l'azimut 
du grand axe soit bien apparent. 

2° — Dissymétrie du fil et de la suspension. 

Les expériences précises sont rendues très difficiles par la nécessité 
de réaliser un fil et une suspension parfaitement symétriques. S'il n'en 
est pas ainsi, il existe toujours deux plans tels que les oscillations soient 
stables (abstraction faite de l'influence de la rotation terrestre) ; mais 
les périodes de ces vibrations principales sont légèrement différentes. 

Le système est analogue au double pendule d'Airy étudié au § 16 du 
tome I. Comme l'amortissement n'est généralement pas le môme pour 
les vibrations principales, le pendule d'abord fortement éloigné de la 
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verticale, finit par osciller rectilignement dans un des plans principaux, 
toujours le même. 

C'est probablement dans la dissymétrie de la suspension ou du fil qu'il 
faut chercher l'explication des phénomènes complexes observés pour 
les grandes amplitudes, par exemple, par Dejean de Fônroque, phéno- 
mènes que n'explique pas la théorie, quand on suppose la suspension 
et le fil symétriques, même en faisant intervenir la rotation terrestre. 

Utilisation du pendule conique comme régulateur. 

136. Horlogerie à pendule conique. 

1° — La figure 147 montre le dispositif ordinaire. 

Le bariilèt B entraîne le* système des roues et pignons Aa, B6, Ce. 
L'axe 00' du dernier mobile est orienté suivant la verticale. Il porte un 
bras OD entaillé d'une fente dans laquelle passe la tige mn qui termine 
le pendule. Le point de suspension du pendule est sur le prolongement 
Oy de l'axe géométrique de l'arbre du dernier mobile. 

Sous Tinfluence du ressort (qu'on peut remplacer par un poids), le 
rouage défile; le bras OD prend un mouvement accéléré. 

Corrélativement le pendule est entraîné. Il tend à prendre une période 
et à faire avec la verticale un angle ô qui correspondent au couple 
moteur imposé par le rouage. 

L'angle 0 croit, jusqu'à ce que le frottement dû à l'air (qui croît aussi) 
équilibre le couple moteur. 

Précisons d'où vient la régulation et à quelle condition elle n'est 
pas absolument illusoire. 

Le pendule décolle quand la période devient inférieure à la valeur T 0 . 
Soit C 0 le couple moteur nécessaire pour entretenir le mouvement du 
rouage dans ces conditions ou les conditions voisines. 

Pour les vitesses ici utilisées, la résistance de l'air croît comme le 
carré de la vitesse linéaire. 

Pour une vitesse angulaire a> donnée, son couple résistant croît donc 
comme IJ 2 > c'est-à-dire comme sin 2 ô, ou comme O 2 si les angles sont 
petits. 

D'autre part la période d'équilibre est donnée par la formule : 

T = *V^-»-\/f(t-ï)«T.(i-ï). 

D'où résulte que le couple moteur fourni par le ressort où le poids, 
est de la forme : 

C = C Q + A(T 0 — T). 

Supposons C parfaitement invariable : la régulation n'est possible 
que si le couple résistant C 0 est lui-même invariable, ou (cette première 
condition ne devant jamais être satisfaite par définition même) si le 
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eeelfrctent A est assez grand : l'excès de frottement introduit par la 
variation de la période doit Mre considérable. 




Fig. 147. 



Ainsi pour que la régulation ne soit pas illusoire, il faut maintenir 
le couple C constant (ce qui revient .à rejeter les ressorts moteurs quand 
une certaine précision est nécessaire); il faut réduire au minimun le 
travail exigé pour le fonctionnement de l'appareil à régulariser; il faut 
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enfin augmenter le plus possible la variation de la résistance (que nous 
supposons produite par l'air) connexe de 1» variation de période. 
2° — Entretien d'un pendule conique. 

Quand il est nécessaire d'avoir un mouvement de rotation bien 
régulier, on utilise commodément le montage suivant (Serville). 

Le poids qui agit sur la fourchette du pendule conique, est la demi- 
différence des poids P et p des poulies a et 6 et de ce qu'elles supportent. 

Si la poulie c était immobile, le mouvement s'arrêterait bientôt. 




Fig. 148. 



Le remontage est effectué par une dynamo qui fait tourner cette 
poulie; procédé dès longtemps appliqué aux horloges. 

Le moteur va un peu trop vile. Mais quand la poulie b est au bas de 
sa course, elle introduit une dérivation qui diminue l'intensité du cou- 
rant dans le moteur. Sa vitesse diminue, la poulie b remonte et supprime 
la dérivation. La vitesse du moteur croît,... et ainsi de suite. La régula- 
tion est parfaite, ce que prouve la constance de l'angle de la tige du 
pendule avec la verticale. 
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3° — ÉCHAPPEMENT. 

Les avantages du pendule conique sont évidents. 

L'échappement est supprimé, le mécanisme est réduit à la plus 
grande simplicité, le mouvement est continu, par suite les fractions de 
seconde correspondent aux fractions de tour. 

Une étude plus attentive fait déchanter. 

La simplification du mécanisme est plus apparente que réelle. 

Si Ton veut des remontages assez espaces, on est forcé d'ajouter 
au moins deux mobiles de plus. 

Pour fixer les idées, reportons-nous à la figure 147. 

Prenons une seconde pour période du pendule. Prenons 8 comme 
multiplication moyenne roue-pignon. Les systèmes Aa, B6, Ce, mul- 
tiplient la rotation du barillet par 8 3 = 512. Entre deux remontages 
à 7 tours s'écoulent 512x7 = 3 584 secondes, une heure envi- 
ron. 

Deux mobiles de plus portent à 64 heures l'intervalle de deux remon- 
tages, ce qui n'est pas très avantageux. 

On tourne la difficulté au moyen d'un échappement pour pendule 
conique dont la multiplication est de l'ordre de 30 (fig. 149, à gauche). 

Prenons pour roue C une roue d'échappement à chevilles radiales. 
Remplaçons le pignon c par un cylindre entaillé d'une rainure parallèle 
aux génératrices. Pour chaque tour du cylindre ne passe qu'une cheville 
de la roue C. Cet échappement n'est à la vérité qu'un engrenage 
discontinu (comparer à l'échappement Duplex, § 23). On y gagne 
d'utiliser les mouvements ordinaires de pendule d'appartement. Mais le 
mouvement du pendule conique est moins régulier puisque son entre- 
tien, au lieu d'être continu, résulte d'une impulsion unique pour 
chaque tour. 

Pour éviter le coincement du frottement rentrant, on construit le 
cylindre c en matière très dure, en pierre par exemple. 
4° — Échappement a détente. 

Au pendule conique on peut appliquer l'échappement à détente 
(fig. 149, à droite). 

Montons sur l'arbre 00' du plateau DD la pièce B qui porte les nez 
a et 6. Une fois par tour le nez 6 agit sur le levier de détente mnp et 
déplace la goupille g. La roue d'échappement est libérée; une de 
ses dents donne une impulsion sur le nez a. 

Le levier mnp échappe au nez 6; la goupille g revient recevoir la 
dent suivante de la roue d'échappement (non représentée). 

Je signale cet échap.pement pour en tirer un enseignement. 

Un échappement libre pour pendule conique est une erreur méca- 
nique. 

11 est préférable que le pendille soit entretenu d'une manière con- 
tinue que par un choc; l'analogie avec le pendule circulaire conduit 
à une conception erronée. L'échappement pour pendule conique n'a 
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d'autre intérêt que de donner une multiplication de l'ordre de 30, tandis 
qu'avec une roue et un pignon, la muliplication serait de l'ordre de 8. 




Fig. 149. 



137. Entretien électrique. 

Il s'obtient très facilement et permet de supprimer tout le rouage 
(fig.150). 

Remplaçons le bras de la figure 147 par un plateau PP, de grand 
diamètre pour augmenter un moment d'inertie, en aluminium pour qu'il 

t * 

■MMïïifTii miii i i i TrrTTU T j r -J--LLLi 1 1 1 uMMamtê 




Fig. 150. 

soit léger. Il porte une plaque de fer DD entaillée comme le montre la 
figure 150, tournant entre les pôles AA d'un électro. Un collecteur CC, 
monté sur Taxe et isolé de lui, interrompt le courant d'une pile quatre 
fois par tour, grâce aux balais frottants BB\ Le balai B appuie sur une 
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•bague continue C; le balai B' appuie sur un cylindre C soudé à la 
bague et dont quatre secteurs sont rendus isolants. Le courant est 
interrompu quand le disque de fer prend par rapport aux pôles A la 
situation représentée. Il est rétabli un huitième de tour après. 
Un courant de quelques milliampères suffit pour l'entretien. 

138. Approximation de l'isochronisme. 

1° — Il n'est pas inutile de revenir sur la théorie du pendule conique 
dans le cas simple où il a décrit une trajectoire quasi circulaire. 



1.5- 


Périodes 










1 












0,5 






\ 






0 








Azimuts 


0 




50° • 60° 90° 120° 



Fig. 151. 



Nous avons établi la formule dans le cas d'un pendule simple. 

Je renvoie le lecteur aux §§ 150 et suivants pour la démonstration 
de la formule générale. Celle que nous avons établie, est correcte pour 
un pendule constitué par une sphère (pleine ou creuse peu importe) 
-supportée par une tige relativement légère. 

Dans la pratique c'est la forme adoptée. 
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Les oscillations ne sont pas isochrones. Nous avons trouvé la formule : 

T = T oV /i3l6 =T,(i-£-). 

dans le cas des petites amplitudes. La figure, 151 représente la loi 
complète; la période devient nulle à la limite 6 = 90°. 

Il est bon de comparer cette courbe à celle du pendule circulaire. 
Pour les petites amplitudes nous avons trouvé (tome I, § 21) : 



T = T o( 1 + W> 



La figure 151 représente la loi complète jusqu'à 120°. 
En définitive les oscillations sont isochrones pour les deux espèces <Ju 
pendule, en ce sens que la courbe est horizontale pour 0 = 0 : 

dT:dQ = Q, pour 0 = 0. 

Mais tant s'en faut, surtout pour le pendule conique, que Tisochro- 
nisme soit absolu. 

Pour rendre le pendule circulaire isochrone, il faut le raccourcir aux 
grands arcs ; pour rendre le pendule conique isochrone, il faut rallonger 
aux grands arcs. Le lecteur comparera les figures du pendule cycloïdal 
d'Huyghens et de son pendule parabolique : il remarquera que les 
développées sont tournées en sens contraires. 

2° — De môme que pour le pendule circulaire, le changement de 
poids sans changement de forme ne change pas la période. Opérons 
avec un pendule constitué par une sphère creuse que nous remplissons 
plus ou moins de grenaille de plomb : la période n'est modifiée que 
parce que la longueur du pendule change pendant le remplissage. 

L'expérience montre que le même moteur, agissant sur le pendule 
plus ou moins chargé, donne des angles 6 qui diminuent à mesure que 
la charge augmente. Ce qui tient à l'augmentation des frottements. 

A mesure que le couple moteur croît, l'amplitude 0 augmente; 
conséquemment la période diminue; l'horloge avance. 

Pour de petits arcs, l'avance est quatre fois plus grande que n'est 
le retard pour le pendule circulaire. D'où le tableau suivant 



0 en degrés. 

1° 
2 
3 
A 



Avance 
(en secondes par jour). 

6%6 
26 ,3 . 
59 ,2 
105 ,2 



6 en degrés. 

5° 
6 
7 
8 



Avance 
(en secondes par jour). 

164% 4 
236 ,8 
322 ,3 
420 ,9 



Comme le pendule ne fonctionne bien que pour un angle 6 assez 
grand (de l'ordre de 5 à 6°), l'isochronisme est assez imparfaitement 
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réalisé. Il ne faut donc pas considérer le pendule conique comme 
susceptible de fournir une extrême précision, à moins d'obtenir un 
angle 6 parfaitement invariable. D'où la nécessité des conditions énon- 
cées au § 136. En définitive le pendule conique n'est capable de régler 
qu'une machine qui par elle-même n'a qu'à peine besoin d'un régu- 
lateur. 

L'élévation de température allonge le pendule, par suite retarde 
l'horloge. On conseille d'utiliser une tige en sapin bien sec et fortement 
verni. Vu la précision limitée de l'appareil, les compensations plus 
exactes sont illusoires. 

139. Modes de suspension du pendule conique. i 

.1° — Le moyen le plus simple de supporter le pendule conique çst 
d'utiliser un fil de suspension. , 

On peut lui donner la longeur même du pendule; il sert alors de tige 
et supporte directement la sphère pesante. j 

On peut utiliser un fil de 2 à 3 centimètres de longueur, jouant le 
rôle du ressort de suspension dans le pendule circulaire. 

Il est toujours difficile d'obtenir que le pendule faisant librement des 
oscillations assez petites, décrive une courbe invariable (cercle ou 
ellipse), preuve que ses oscillations principales sont de même période 
(voir la théorie du caléidophone, tome 1, § 14). 

Le pendule décrit une ellipse qui se déforme, si le fil de suspension 
est lui-même elliptique. On a proposé d'employer pour la suspension 
un fil de section carrée : on amincit l'un des côtés jusqu'à obtenir 
l'identité mécanique des azimuts principaux, c'est-à-dire la stabilité de 
l'ellipse décrite par le pendule libre. 

Si le pendule oscillant librement décrit une ellipse invariable, il 
tourne rond de lui-même quand il est entraîné par le bras moteur; il 
y est forcé par les frottements qui se produisent dans le cas contraire. 

Toutetois cela implique un ajustage convenable de l'axe 00' 
(fig. 147) : iLfaut qu'il soit exactement vertical et dans la verticale du 
point de suspension du pendule. 

S'il n'est pas vertical, la projection horizontale de la rainure dans 
laquelle passe la pointe mn du pendule, ne tourne pas d'un mouvement 
uniforme, pour uniforme que soit la rotation de Taxe 00'. 

De même, si Taxe 00' n'est pas dans la verticale du point de suspen- 
sion, le point de la rainure qu'à chaque instant touche la tige mn, ne 
se meut pas d'un mou *, cment uniforme. 

Corrélativement, si e réglage est mal fait, le pendule décrit, non 
plus un cercle, mais une ellipse telle que la vitesse de la tige mn soit à 
chaque instant le plus possible égale à la vitesse du point de la rainure 
qu'elle touche. 

Conséquemment après avoir obtenu que le pendule libre décrive une 
courbe invariable, il faut procéder à deux réglages qui sont généra- 
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lement difficiles. Si la rainure est creusée dans un disque bien normal 
à Taxe 00', on amène le disque à $tre horizontal; reste à déplacer 
Taxe 00' parallèlement à lui-môme jusqu'il ce que le pendule tourne 
bien rond. 

2° — La suspension à couteaux à la Cardan est compliquée et peu 
recommandable. 

Le meilleur mode de suspension est à quatre ressorts (fig. 152). 

La plaque 0 fixe est reliée à la pièce AA de section carrée par tes 
ressorts CC. Le pendule P est suspendu à la plaque E qui est reliée à 
la pièce BB de section carrée par les ressorts DD. 



1 



I 



w m mu m 



A 




Fig. 152. 



Fig. 153. 



Les pièces AA et BB sont disposées à angle droit (on fera tourner 
l une d'elles de 90° autour d'un axe vertical); elles sont rendues soli- 
daires par la colonne I représentée deux fois. 

La figure schématique 153 montre l'ensemble du dispositif; les 
ressorts y sont remplacés par des fils. 

Il faut obtenir que les ressorts soient identiques et aient leurs milieux 
à la môme hauteur; ce qui revient à dire que le pendule oscillant circu- 
lairement dans les azimuts principaux doit avoir exactement la môme 
période. On est averti que cette condition est réalisée quand le 
pendule oscillant librement décrit une ellipse invariable, ou encore 
quand une oscillation circulaire ne devient pas elliptique. 

Le réglage s'obtient en amincissant Tune des paires de ressorts. 

140. Accroissement du frottement par augmentation 4e 
l'angle 0 o . 

Au paragraphe précédent nous supposons que l'accroissement du 
frottement de Vair suffit à la régulation quand G 0 augmente, quand par 
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conséquent pour la même vitesse angulaire, la vitesse linéaire de la 
sphèrie croît. Si l'appareil à régler met enjeu des travaux considérables, 
il n'en est plus ainsi : l'accroissement de 8 0 doit créer un frottement 
supplémentaire aussi considérable qu'on 
le désire. Le pendule conique délient 
un des régulateurs que nous étudions 
dans le chapitre ix. 

On peut utiliser le dispositif suivant 
(fig. 154 en projection horizontale). 

A est le bout de Taxe du rouage qui 
est dans la verticale du point de suspen- 
sion du pendule conique. L'axe porte 
normalement le doigt AB sur lequel est 
articulé en B le doigt BO. En O est un 
œil dans lequel entre la pointe du pen- 
dule conique. Quand la vitesse angulaire 
de Taxe augmente, le pendule tend à s'écarter de la verticale; l'œil O 
décrit la circonférence A* par rapport au doigt AB. Le nez G vient 
frotter contre la paroi intérieure du cylindre fixe d'acier D. 

Pour adoucir les frottements et les régler, on dispose en C un 
tampon ou une brosse de filasse. On 
réalise ainsi une sorte de frein dont 
l'action croît avec la tendance du pen- 
dule conique à s'écarter de la verticale. 




Fig. 154. 



"R 7 " 



141. Remise à l'heure par train p~ 
différentiel. ^ 

La remise à l'heure de l'horloge x 
réglée par le pendule conique est obte- 
nue d^une manière élégante au moyen | 

d'un train différentiel. 

Le dernier rouage R' de l'horloge est 
relié à la roue R sur laquelle agit le 
pendule conique, par le train satellite 
r f 

Soit a), a/, les vitesses angulaires des 
roues R, R'. Soit X la vitesse angulaire de l'arbre porte-satellite. 
On a (voir Mécanismes) : 



Fig. 155. 



./R R'\ R 
Faisons R = /•; il reste : 



,R' 



R' 
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Quand le satellite est immobile (X = 0), on a simplement : 



a/ R' == <i>r\ 



En tournant le satellite dans un sens ou dans l'autre, on augmente 
ou Ton diminue d'aussi peu qu'on veut la vitesse angulaire u/, la vitesse 
w demeurant invariable. D'où une remise à l'heure. 

Rédier propose d'utiliser ce système pour obtenir un comparateur 
chronométrique (voir Mécanismes). On amène en coïncidence l'horloge 
à pendule conique avec les horloges à comparer. L'angle dont il faut 
tourner le satellite, est proportionnel au relard ou à l'avance relatives. 

142. Utilisation du pendule conique pour réaliser des fractions 
connues de seconde. 

1° — On a souvent besoiu dans les laboratoires de produire des 
signaux lumineux périodiques, distants d'un intervalle de temps connu, 
de Tordre de 0,1 à i seconde. II est bon qu'on puisse de temps à autre 



prix nécessairement élevé de l'appareil, bien qu'à la rigueur on le 
puisse construire soi-même, en utilisant le mode d'entretien du § 136. 

Un pendule conique entraîne un disque d'aluminium, de 40 centi- 
mètres de diamètre, fendu d'un trait de scie suivant 12 rayons équidis- 
tants, sur une longueur de quelques centimètres à partir du pourtour. 
Ces fentes découvrent, tous les douzièmes de période, une fente étroite 
éclairée par une lampe Nernst. Des prismes à réflexion totale renvoient 
la lumière horizontalement. De petits volets permettent de couvrir 
de 1 à 11 fentes; on obtient donc à volonté 12, 6, 4, 3, 2, 1 éclairs équi- 
distants par période du pendule. Rien n'empêche de prendre 24 fentes 
au lieu de 12; mais ce dernier nombre suffit généralement. 

La période du pendule est commodément de 2 secondes. 




réétalonner l'appareil. 
Outre que les diapa- 
sons ne sont com- 
modes que pour 
l'inscription directe 
(style fixé sur le dia- 
pason et agissant sur 
une plaque enfumée), 
le problème tourne 
dans un cercle vicieux 
dès qu'on n'a pas con- 
fiance dans l'étalon- 
nage du constructeur. 



Fig. 156. 



La solution qui suit, 
ne présente d'autre 
inconvénient que le 
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2° — Cel appareil qui semble parfait, Te§t en réalité assez peu en 
raison de la difficulté des réglages. 

Comme toujours il faut distinguer la précision moyenne de la pré- 
cision instantanée. Admettons que le pendule conique fasse un tour en 

un temps invariable; il n'en 
résuite pas que le tour soit 
accompli d'un mouvement uni- 
forme. 

Deux conditions évidentes 
sont d'abord nécessaires pour 
le mouvement uniforme : Taxe 
géométrique de rotation du 
disque doit être vertical; le 
point de suspension (Ju pendule 
doit être sur Taxe géométrique. 
Posons que ces conditions sont 
réalisées : il faut encore que 
les vibrations principales du 
pendule soient exactement de 
même période. 

Les vibrations principales 




Fig. 157. 



sont les vibrations planes que le pendule peut accomplir (voir plus 
haut, § 139). 

" 143. Pendule conique comme chronographe enregistreur. 

L'axe AA est solidaire d'un mouvement d'horlogerie (fig. 157); sa 
rotation est réglée par un pendule conique. Il entraîne une pointe de 
platine B qui tourne devant un cylindre fixe C (dont on a supprimé la 
moitié pour montrer la disposition de l'appareil). 

Sur le cylindre est tendu du papier. 
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Les extrémités du secondaire S d'une bobine d'induction SP sont 
reliées au cylindre G, et à la pointe B par l'intermédiaire du rouage. 
Quand on rompt le primaire P, une étincelle éclate entre la pointe et le 
cylindre; elle perce un trou dans le papier. 

Le temps qui sépare deux interruptions est mesuré par la distance 
des trous correspondants. 

Pour que les trous ne se confondent pas, un second mouvement 
d'horlogerie impose au cylindre C un mouvement vertical lent, 

La pointe P décrirait donc une hélice sur le cylindre à supposer 
qu'elle le touche, ce qui n est pas. 

Pour fixer les idées, B fait un tour par seconde; la circonférence du 
cylindre est d'un mètre. Le millième de seconde vaut un millimètre. 

La précision de la méthode est subordonnée à la précision avec 
laquelle l'étincelle est dirigée suivant la normale au cylindre passant 
par la pointe B. L'expérience montre qu'il en est ainsi pourvu que la 
pointe soit assez voisine du cylindre. Le papier est perforé d'un petit 
trou, unique et parfaitement net, visible par transparence. 

144. Pendule barométrique pour enregistrer la pression 
moyenne. 

On a proposé depuis longtemps de prendre pour régulateur d'une 
horloge un pendule conique dont une partie est constituée par un baro- 
mètre à siphon. Les variations de pression se traduisent par une varia- 
tion de la longueur du pendule simple équivalent; la variation de 
marche de l'horloge est proportionnelle à la variation de la pression 
moyenne. 

L'avantagé du pendule conique est d'éviter l'oscillation du mercure 
qui trouble le phénomène pour le pendule circulaire. 

Supposons invariable r amplitude du pendule. Le problème se ramène 
au transport d'un poids d'un niveau à un autre : il est facile de calculer 
la variation du moment d'inertie et la variation de période qui corres- 
pondent à une variation de la pression atmosphérique. 

Malheureusement des perturbations s'introduisent qui rendent le 
projet peu pratique. Sans parler de la température (qu'on peut rendre 
pratiquement invariable en plaçant l'horloge dans une cave), il est clair 
que la force centrifuge intervient pour diminuer la hauteur de la 
colonne. Or elle dépend de l'amplitude, par suite des frottements (en 
particulier de l'épaississement des huiles). 

Je laisse au lecteur le soin de calculer les formules, ce qui ne pré- 
sente aucune difficulté. Pour une température et une pression atmo- 
sphérique invariables, il calculera la variation de période en fonction 
de l'amplitude. 

145. Oscillation d'une tige rigide chargée d'un poids. 

1° — Une tige cylindrique encastrée à l'un de ses bouts se conduit 
exactement comme un pendule conique, au moins pour les petites 
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amplitudes. Elle peut donc servir à régler un appareil. Pour ne pas 
exagérer l'encombrement et cependant avoir des durées assez longues 
sans être forcé de trop diminuer la section de la tige, on en enroule 
une partie sous forme de ressort à boudin. La partie rectiligne porte 
une sphère; on règle la période en faisant varier sa position le long de 
la tige. L'extrémité de celle-ci entre dans la fourchette de la figure 147 
ou dans l'œil de la figure 154. 

Le régulateur à* tige est employé dans les télégraphes Hughes et 
Baudot : voici en quelques mots le principe du premier de ces appa- 
reils. 

2° — TÉLÉGRAPHE HUGHES. 

Deux appareils placés aux deux extrémités d'une ligne doivent être 
exactement synchronisés, de façon que rémission d'un courant par le 
premier produise l'impression d'une certaine lettre par le second. 

Imaginons un chariot qui tourne autour d'un axe, décrit en une 




Fig. 458. 



demi-seconde une circonférence et passe, sans les heurter, au-dessus 
de vingt-huit goujons régulièrement espacés et reliés aux touches d'un 
clavier. En appuyant sur une touche, on relève le goujon correspondant 
qui est alors rencontré par le chariot : un courant est lancé dans la 
ligne. 

Imaginons, à l'autre bout de la ligne, une roue portant radialement 
vingt-huit caractères et tournant au-dessus d'une bande de papier qui 
se déplace uniformément. A chaque émission de courant, un électro 
applique le papier contre la roue : un caractère s'imprime. 

Il est clair que si le chariot et la roue des types tournent synchro- 
niquement, l'abaissement d une touche produira l'impression d'un 
caractère. Si leur phase relative est convenable, le caractère imprimé 
sera précisément celui qui correspond à la touche. 



Sismographes. 
146. Nature du problème. 

Sous le nom de Séisme le lecteur comprendra non seulement les 
tremblements de terre qui démolissent tout, mais les vibrations du sol 
causées par le passage d'un train ou môme par un tombereau roulant 

n, 17 
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sur le pavé. L'explosion d'une poudrerie produit un ébranlement qui se 
propage fort loin et qu'enregistrent les sismographes. 

La détermination des mouvements du sol (ou Séismes), qui fait 
l'objet de la Sismologie (ou Séismologie), irait de Soi si Ton possédait 
des repères fixes. En fait, le sol entraîne avec lui les objets qui reposent 
dessus. Heureusement il ne les entraîne pas tous avec la même vitesse ; 
de sorte que si nous ne possédons aucun repère rigoureusement fixe, 
nous pouvons obtenir des repères dont la fixité au-moins momentanée 
soit aussi complète qu'il est désirable. 11 suffit de réaliser des masses 

suffisamment lourdes, reliées au 
sol de la manière la plus lâche 
possible, c'est-à-dire soustraites 
autant que possible à l'action 
motrice de la pesanteur. 

Par suite, le plus simple des 
sismographes pour mouvements 
horizontaux du sol est une masse 
lourde M suspendue à un fil très 
long. Plus long est le fil, mieux la 
masse est soustraite à l'action 
motrice horizontale de la pesan- 
teur; corrélativement, plus sa 
période d'oscillation est longue. 
Elle nous servira de point fixe 
(fig. 159). 

A son extrémité inférieure est 
fixé un style qui se meut dans 
deux coulisses creusées dans les 
bras courts de deux leviers rectan- 
gulaires tournant autour des axes 
verticaux a. Par l'intermédiaire des articulations B, ces leviers agissent 
sur les axes verticaux A, et par suite sur les styles horizontaux s qui en 
sont solidaires. On obtient sur le cylindre horizontal C, recouvert de 
papier enfumé, deux graphiques qui correspondent à deux composantes 
rectangulaires du mouvement horizontal du sol. 

L'inconvénient de cet appareil est son encombrement. Un pendule 
ayant une période de 2 secondes est long d'un mètre environ; un pen- 
dule ayant une période de 10 secondes est long de 25 mètres. Or un bon 
sismographe doit osciller aussi lentement, pour que ses déplacements 
propres ne gênent pas l'inscription des déplacements du sol. 

De cette condition dérivent les appareils décrits dans les paragraphes 
suivants. 




Fig. 159. 



147. Pendule duplex. 

1° — L'extrémité supérieure d'un pendule ordinaire est fixée. «n A. 
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Appelons m sa masse, p son poids, / la distancé AG de son centre 
d'inertie au point A, 1 son moment d'inertie par rapport à un axe 
horizontal quelconque passant par A. 

Un second pendule renversé s'appuie au point B situé sur la verticale 
du point A. Accentuons ses caractéristiques. 

Les deux pendules sont rendus solidaires 
par le procédé suivant. 

La sphère S est creusée d'un canal diamétral 
cylindrique, dans lequel entre la boule 6 termi- 
nant le second pendule. 

Dans la figure 160, la sphère S est coupée 
en deux pour montrer le dispositif. Soient : 



on a : 



L = A6, 

6L: 



L'=B6; 

:Ô'L'. 



(1) 



Écrivons les équations du mouvement. 

Nous bornant aux petites amplitudes, nous 
calculerons la période en supposant plane 
l'oscillation du point b. 

Soit ô 0 , 8' 0 les élongations maxima; l'énergie 
potentielle est : 

W =pl (cos 0 — cos Ô 0 ) — p'ï (cos 0' — cos 0^) 




-Q' 2 ). 



Fig. 160. 



Le signe — devant le second terme vient de ce que le pendule infé- 
rieur est au voisinage d'une position d'équilibre instable. 
Le théorème des forces vives donne : 



Utilisons la condition (1); multiplions partout par L' 2 : 
(IL'* + l'L*) ($ff={plL.« -P'I'U) (0* - 6$). 



(2) 



Comparant avec les résultais obtenus pour le pendule composé 
(tome I, § 20), on trouve la période : 



t— 9 */ ng+rp 

1 - 211 V plW-p'tL* • 



(3) 



En particulier, supposons les pendules constitués par deux masses 
placées àux extrémités des tiges A6 et B6; posons : 

/=L, /' = L'; \ = ml\ i' = #»'/'*; 
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il vient : ^ 

T = 2^\/^r^±^_. (3') 
V g ml — m'I ' 

On peut obtenir des périodes longues avec des dimensions restreintes. 
Faisons par exemple : 

m~m\ l=i mètre, /' = t m ,25 ; 

d'où : 

v 0 

Tout se passe comme pour un pendule de 10 mètres, avec une hauteur 
d'appareil de 2 m ,25 seulement. 

2° — En général, les masses pendulaires sont constituées par des 
boites cylindriques plates de laiton remplies de plomb (disques épais 
horizontaux). Le pendule supérieur est porté par une suspension trifi- 
laire; ce qui supprime les vibrations de torsion autour d'un axe vertical 
et permet de disposer axialement la tige d'enregistrement, dans le pro- 
longement du pendule inférieur. Cette tige est montée à la cardan, de 
manière que son extrémité supérieure ait un déplacement semblable à 
celui de l'extrémité inférieure (imposé par le pendule) et plus grand 
dans un rapport de 6 à 10 pour préciser. À l'extrémité supérieure de la 
tige est articulée (à charnière) une tige horizontale qui trace le gra- 
phique sur un plan horizontal enfumé. 

148. Pendule de Wiechert. 

Pour obtenir une durée d'oscillation considérable sans un encom- 
brement inadmissible {pendule quasiment astatique), Wiechert emploie 
une masse M énorme (on est allé jusqu'à plusieurs milliers de kilo- 
grammes), placée en équilibre instable sur la pointe P qui repose sur 
le sol (en réalité par l'intermédiaire d'une suspension à la cardan). 

Le' point A de cette masse est articulé sur deux systèmes de tiges, à 
angle droit l'un de l'autre. 

La figure 161 n'en représente qu'un. 

11 faut rendre l'équilibre stable. Pour cela, la tige OBCD qui tourne 
autour de l'axe horizontal 0, est tirée par deux ressorts antago- 
nistes RR. Si les ressorts sont assez puissants, c'est-à-dire si le coef- 
ficient E par lequel il faut multiplier l'allongement pour avoir la ten- 
sion, est assez grand, l'équilibre devient stable. 

11 l'est pour toutes les directions, puisque par hypothèse il existe 
deux systèmes identiques rectangulaires. 

Il faut amortir les oscillations; c'est à quoi sert le cylindre E articulé 
sur le levier OGD, suspendu par deux fils et se déplaçant dans un 
cylindre de rayon peu supérieur. Le frottement est dû à l'air. 

On peut rendre le système presque apériodique (tome I, § 153). 

11 faut multiplier les déplacements du pendule. 
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On y parvient par le jeu de leviers CTB, <7D; U, KL. 
L'amplification est mesurée par le rapport : 

(015).(KL):(ÔB).(U). 

Quand le sol se déplace, il entraîne les pièces S, S. Grâce à l'inertie 
considérable du système M, le point A reste momentanément tixe; d'où 
«n déplacement de l'extrémité L mesurant, en l'amplifiant, le mouve- 
ment du sol dans la direction AB. 

Le système à angle droit mesure au môme instant le mouvement du 
sol dans la direction rectangulaire.. 

Si le sol n'accomplit qu'un seul déplacement, le point A du pendule 




JFïff. 161. 



finit par reprendre lentement, sans oscillation appréciable, du moins 
avec des oscillations très lentes et très amorties, sa position d'équilibre 
par rapport à la nouvelle situation du sol. 

Si le sol oscille, le point A du pendule reste quasiment immobile, vu 
la durée de ses propres oscillations. 

Le lecteur trouvera dans notre Acoustique des Solides la discussion 
des résultats obtenus avec les sismographes. 

149. Axe- de rotation incliné sur l'horizon; pendule dit hori- 
zontal. 

Si l'axe de rotation d'un pendule est incliné d'un angle / sur la verticale, 
chacun de ses points décrit un plan, incliné de l'angle i sur l'horizon. 
Tout se passe comme pour un pendule ordinaire d'axe horizontal; mais 
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seule intervient la composante de la pesanteur normale à Taxe de 
rotation (tome I, § 46) : 

p sin /. 

La ligne de plus grande pente du plan normal à Taxe de rotation joue 
le rôle de verticale : pour l'équilibre, elle contient le centre d'inertie. 

On prendra comme 
exemple d'un tel pendule 
les portes qui se refer- 
ment seules par suite de 
la non-verticalité de leur 
axe de rotation (portes 
des passagesà niveau,...). 

La période du pendule 
ordinaire doit être multi- 
pliée par 1 : V sin i . 

La figure 162 repré- 
sente un pendule très 
employé en Sismologie, 
sous le nom de pendule 
horizontal. Une masse 
très lourde (qui peut 
atteindre plusieurs cen- 
taines de kilogrammes) glisse sur une tige AB, dont la pointe A fait 
pivot sur une pièce lourde solidement liée au sol et entraînée par lui 
dans ses mouvements. Le fil CB est fixé en C à une pièce qui permet 
d'avancer ou de reculer le point d'attache C, et par conséquent de 
modifier l'inclinaison i de Taxe de rotation, appelée angle de stabilité. 
On impose au pendule une période aussi longue qu'on veut. 
On atteint aisément 20 secondes. 

C'est une excellente manipulation que d'étudier le fonctionnement 
de cet appareil (changement de /, déplacement de la masse,...). 

Avec deux appareils parallèles ou à angles droits, on répète très 
aisément les expériences de composition d'oscillations parallèles ou 
rectangulaires (§ 15 du tome I). 




Fig. 162. 
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RÉGULATEURS 

150. Corps tournant autour d un axe et oscillant autour d'un 
axe perpendiculaire. 

Dans le chapitre précédent nous supposons toujours le corps réduit 
à un point matériel. Pour 

faire la théorie des régula- ^ 
teurs nous devons poser le 
problème d'une manière plus 
générale. 

1° — Parle centre d'iner- 
tie G du corps (masse M) 
et par Taxe de rotation Oz, 
faisons passer le plan xOz. 

Par hypothèse le corps 
peut osciller autour d'un 
axe O'Y normal à xOz. 

Pour ne pas compliquer 
inutilement le problème, 
posons que le plan xOz ainsi 
défini est de symétrie pour 
le corps, et que la droite O'G 
est axe principal d'inertie 
pour le centre d'inertie. Les 
trois axes principaux d'iner- 
tie pour le point G sont 
donc parallèles aux axes 
O'Z, O'Y, O'X; les valeurs 

correspondantes des moments d'inertie sont C, B, A. 

Enfin d'après un théorème connu, les axes principaux d'inertie pour 
le point 0' sont parallèles à ceux du centre d'inertie. 

Soit 0 l'angle xO'X. Posons : 

/ = (7G, b = UU. 




Digitized by 



Google 



264 PENDULE, SPIRAL, DIAPASON 

On a pour les moments d'inertie relatifs au point 0' : 

2/w(Y 2 -f-X 2 ) = C, 2m(Y*-f-Z 2 ) = M/*-f-A. 

D'où : 

S/w(Z 2 — X 2 ) = M/ 2 ^-A — C. 

Le. point O' étant sur Taxe principal d'inertie pour le centre d'inertie, 
on a : 

£mXZ = 0. 

Enfin la définition du centre d'inertie donne les relations : 

2/wX = 0, 2mZ = M/. 

2° — Le corps étant ainsi défini, évaluons le potentiel de la force 
centrifuge (voir Dynamique). Il est : 

— 2j — T^ = ^ 2j"~5~ (6 " hXcosô ' 4 " Zsine) • 

Développons la parenthèse, utilisons les expressions ci-dessus 
démontrées. Nous obtenons (au facteur — o> 2 : 2 près) : 

6 2 M -f- cos 2 Ô T mX 2 -h sin 2 ô2>Z 2 -h 26M/ sin 0 
= 6 2 M -h (M/ 2 + A — C) sin 2 0 + ImX 2 + 26M/ sin 6. . 

Puisqu'il s'agit uniquement de rotations autour de O'Y, supprimons 
tous les termes qui ne dépendent pas de 6; les autres disparaissent dans 
les dérivations. D'où enfin pour le potentiel cherché : 

V = — [(M/ 1 -f- A — C) sin 2 6 + 26M/ sin e] . 

3° — Le couple provenant de la force centrifuge qui tend à faire 
tourner le corps autour de O'Y, s'obtient en dérivant V par rapport à 6; 
il a donc pour expression : 

r = (o 2 . sin 0 . cos 0 [M/ 2 -+- A — C J -h « 2 6M/ cos 0. 

En particulier quand les forces appliquées se réduisent à la pesanteur, 
l'équation d'équilibre est : 

eu 2 sinô. cosO -h u> 2 6M/ cosO = Mgl sinO. 

Quand 6 = 0, on a la formule capitale : 

«_■ M/ g 

10 ~-M/ 2 -f- A — C~ cos 6 ' 

4° — Cas particuliers. 

a) L'ellipsoïde principal est de révolution autour de Gy) (A = C). 
Tout se passe alors comme pour un point G de masse >1. 
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La condition est réalisée pour une sphère, ce que nous supposons 
dans le chapitre précédent. Mais on peut remplacer la sphère par un 
ellipsoïde de révolution d'axe G/j, ou tout autre corps, même dissymé- 
trique de forme, pour lequel A = C. Il va de soi qu'en pratique on 
réalise plus aisément la condition en prenant un corps de révolution. 

L'équilibre a lieu pour : 

to 2 = g : /*cosO. 

6) Faisons : 

M/ 2 -f A=C. 

L'ellipsoïde d'inertie pour le point O' est de révolution autour de OT. 
L'énergie potentielle de force centrifuge se réduit à : 

Vr= — w 2 6M/sinô. 

Nous appliquerons ce théorème à propos du régulateur de Villarceau. 
L'équilibre a lieu pour : 

u> 2 6 = 0tgO. 

Le lecteur se reportera au début de^mon Cours de Dynamique géné- 
rale pour la théorie des moments d'inertie. Je rappelle que si la symétrie 
de corps implique la symétrie de l'ellipsoïde d'inertie, l'inverse n'est 
pas vrai : en particulier de ce que le corps admet un ellipsoïde de révo- 
lution autour d'une droite èt pour un point de cette droite, il ne faudrait 
pas s'imaginer qu'il soit de révolution autour de cette droite, ni même 
qu'il admette deux plans de symétrie passant par cette droite. 

151. Généralités sur les régulateurs. 

Les régulateurs sont destinés à maintenir à peu près constante la 
vitesse d'une machine. La plupart utilisent l'action de la force centri- 
fuge sur des masses convenablement disposées. Elles tendent à s'écarter 
de l'axe de rotation ; elles y sont ramenées par des forces qui équilibrent 
la force centrifuge. 

Les inventeurs se sont donné carrière; c'est par centaines que les 
brevets se comptent. Les appareils sont naturellement plus admirables 
les uns que les autres; c'est dire qu'ils donnent à peu près tous les 
mêmes résultats moyens : les plus simples sont donc les meilleurs. 

On cherche à réaliser Yisochronisme approché : c'est dire que pour 
une certaine vitesse o>,, l'appareil est à Tun des bouts de sa course; pour 
une autre vitesse w 2 , il est à l'autre bout; on s'arrange de manière que 
la différence w t — co 2 soit asçez petite. 

Le régulateur^st chargé de modifier la puissance motrice (ouverture 
plus ou moins grande de la vanne d'une machine à vapeur, modification 
de la détente, introduction d'une résistance dans un circuit,...), ou de 
modifier les résistances (régulateurs d'absorption à ailettes,...). Les 
premiers sont économiquement supérieurs; mais dans les appareils des 
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physiciens et des astronomes, dans les chronographes, lunettes paral- 
lactiques, télégraphes inscripteurs, phonographes, etc., etc., la puis- 
sance motrice est si faible et d'importance si réduite, qu'on préfère 
introduire des frottements supplémentaires, ce qui est plus facile. 

Je me garderai de passer en revue tous les mécanismes proposés. i 

Du point de vue éducatif, l'intérêt serait nul. 

Je choisirai donc quelques types parmi les simples, je ne chercherai 
pas à donner aux solutions une généralité inutile. Je m'efforcerai 
d'apprendre aux lecteurs à poser les équations d'un problème. Sous 
cet aspect les régulateurs fournissent des exercices nombreux et inté- 
ressants que je recommande aux professeurs de mécanique. 

152. Régulateur de Watt. 

1° — Un arbre vertical entraîne deux tiges articulées en B et C, par 
conséquent mobiles dans un plan passant par l'axe. Elles portent deux 

masses métalliques égales, 
généralement sphériques; 
elles sont reliées par des 
tiges articulées, égales, à 
un manchon M qui glisse 
sur Taxe. 

Quand les boules se 
déplacent dans le plan ver- 
tical, le manchon se dé- 
place le long de l'axe. Il 
entraîne un bouton termi- 
P nant le levier NP qui tourne 
autour du point O dans 
le plan de la figure. On 
Fig. 164. utilise le déplacement d'un 

point P de ce levier à pro- 
duire l'opération régulatrice (ouverture ou fermeture d'un robinet, 
rupture d'un courant électrique,...). 

Cherchons les conditions d'équilibre quand l'appareil est animé d'une 
vitesse angulaire uniforme w autour de l'axe vertical. 

Négligeons la masse des tiges devant celle des sphères. Le para- 
graphe 150 donne comme position d'équilibre 6 (l'angle est marqué a 
sur la figure 164) : 

cos0 =Jr n =4ï\/-rçSri' 

n est la fréquence. 

Les boules ne commencent à s'écarter que pour 0 réel, cosO<l. 
Il faut que la vitesse angulaire dépasse o> 0 = yj g : l . 
Quand <o > o> 0 , cosô décroît, 6 croît. 
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En vertu des propriétés du cosinus, la fréquence demeure sensible- 
ment la même tant que 6 reste petit. 

L'angle 0 étant fonction de a>, il en est de même de la position du 
manchon, par suite d'un point P quelconque du levier qu'il commande. 
Le déplacement du levier ferme plus ou moins le robinet d'admission 
de la vapeur dans une machine à vapeur, introduit une résistance 
électrique dans le circuit de la dynamo qui conduit l'appareil, agit sur 
un frein qui, absorbant de l'énergie, réduit automatiquement la 
vitesse. 

2° — Fixons les ordres de grandeur des forces en jeu. 

Soit 10 kilogs la masse de chaque boule. 

Pour 2 tours à la seconde, la vitesse angulaire est 47r = 12,57. 

A la distance d'un mètre de l'axe, la force centrifuge est : 



' - X 10 = 161 kilogs. 
9 

A la distance R = 20 cm. de l'axe et pour les 2 boules, on trouve 
64,4 kilogs. 

Si la vitesse croît d'un trentième, la force croît d'un quinzième 
environ, soit de 4,3 kilos. 

Telle est la force horizontale disponible pour le réglage. 

Évaluons la force verticale sur le manchon dans l'hypothèse où la 
tige portant la boule est coupée en son milieu par le point A; suppo- 
sons qu'on ait ÂB = ÂE, enfin ô = 45°. 

On trouve : dh-t-dr = Q. 

Le principe du travail virtuel nous apprend que l'accroissement de 
la force verticale sur les manchons (force disponible pour le réglage) 
est égale à la variation de la force horizontale sur les boules (4,3 kilos 
dans nos hypothèses). 

153. Formule complétée. 

î° — Ce calcul ne lient pa9 compte du poids du manchon. 
Explicitons-le ainsi que son déplacement vertical. 
Appelons se, z, les coordonnées du centre des sphères par rapport 
aux axes Ox, Oz. Soit Z la coordonnée du point G (manchon). On a : 

z = l cosô, Z = 2a cosô. 

L'énergie potentielle des sphères (chacune de masse M et de poids P) 
est : 

E = E 0 -2Pz = E 0 -^Z. 

L'énergie potentielle du manchon de poids p est : 

e = e Q —pZ. 
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La force centrifuge dérive, si Ton veut, d'une énergie potentielle 
(§151): 

— M o>*x* = — Mo)»(/ 2 — z 2 ). 
L'énergie totale est donc (à une constante près) : 




Fig. 165. 

Écrivons qu'elle est minima : 

En négligeant le poids p du manchon, en remplaçant Z par sa valeur, 
nous retrouvons la formule précédente : 

/cosô 

2° — Les ingénieurs utilisent la courbe d'équation (1) construite en 
portant w* = X, en abscisses. • 

Cette courbe donne la position du manchon pour toutes les vitesses. 

Dans le cas présent c'est une hyperbole équilatère. 

Le calcul précédent ne tient pas compte des frottements. 

En fait pour chaque vitesse, c'est-à-dire pour chaque ordonnée C'CC, 
les hauteurs du manchon sont comprises entre les limites C et C. 

Nous pouvons tracer la courbe A'B' de montée (vitesses croissantes) 
et la courbe ETA" de descente (vitesses décroissantes). 

Au passage par la môme vitesse, le manchon est plus bas pour la 
vitesse croissante que pour la vitesse décroissante. 

Plus les courbes A'B', A"B\ sont voisines, plus le régulateur est 
sensible, suivant la définition des ingénieurs. 



Digitized by Google 



RÉGULATEURS 



269 



Za 



Les vitesses maxima et minima qui interviennent dans le fonction- 
nement du régulateur, correspondent aux points B' et A". Plus ces 
vitesses sont,voisines, plus grande est la régularité de l'appareil. 

La régularité est infinie 
si les courbes de montée 
et de descente sont con- 
fondues en une droite 
verticale : le régulateur 
est alors parfaitement iso- 
chrone et sensible. 

Le régulateur est d'au- 
tant plus stable qu'une 
variation donnée l de vi- 
tesse entraîne un moindre 
déplacement du manchon. 
Cela revient à dire que la 
stabilité croit à mesure 
que la courbe AB est plus 
horizontale. Un régulateur isochrone est donc parfaitement instable. 
3° — Modification du régulateur de Watt. 
Plaçons les masses M sur les tiges inférieures du losange articulé. 
La trajectoire de leurs centres est une ellipse dont il est facile d'avoir 
l'équation. Appelons / la distance du point C au centre des sphères. 
On a pour coordonnées des centres : 





B' B 






B 


/y 






/c' 






A' A A 


Fig. 166. 





z = (2a — /) cosô, x = ±l sin 6 ; 

(2o — /)» P i 
On a pour hauteur du manchon : 

Z = 2a cosô.- 

Le calcul se continue comme plus haut et aboutit encore à unecoùrbe 
d'équilibre hyperbole équilatère : on ne gagne donc rien à ce dispositif. 
A une constante près, l'énergie potentielle des boules est : 



— 2Pz = — PZ 



2a — / 



l'énergie potentielle du manchon est — pZ. 
Enfin l'énergie potentielle fictive de la force centrifuge est — Ma> 2 x 2 , 
D'où pour énergie totale (à une constante près) : 



(2a-/)' 



_7* 
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Égalons la dérivée à zéro : 

En particulier, pour / = 2a, le centre des sphères décrit l'horizontale 
z = 0. La pesanteur des sphères n'intervient pas dans l'équilibre : pour 
lentement que l'appareil tourne, les sphères tendent à prendre la position 
la plus éloignée possible de Taxe de rotation. 

154. Oscillations du régulateur de Watt. Problème de la régu- 
lation. 

1° — Le problème est analogue à celui du paragraphe 129, à la diffé- 
rence que nous imposions la vitesse w = d^ : d/, tandis que maintenant 
elle résulte du jeu de l'appareil. 

Réduisons le régulateur à deux sphères, chacune de masse M, dont 
le centre est à la dislance / de l'articulation supérieure (supposée sur 
Taxe de rotation AA). Pour tenir compte de l'inertie de la machine, 
montons sur Taxe vertical du régulateur un disque horizontal 11 de 
moment d'inertie l. Le moment d'inertie du système est : 

I-*-2M/ 2 sin 2 6. 

L'azimut du plan vertical passant par le centre des boules, est fixé 
par sa longitude comptée à partir d'un plan fixe quelconque passant 
par Taxe de rotation. La machine est dans son état de régime pour 
ô = 6 0 ; posons que le régulateur par son fonctionnement même intro- 
duit un couple — y ( ô — %) = — Y 

Le signe — exprime que ce couple est retardateur quand la vitesse 
angulaire dépasse la vitesse de régime. 

Le théorème des aires fournit immédiatement l'équation (voir Dyna- 
mique) : 

7 ^[(l-f-2M/ 2 sin 2 e)o>]=- T (6-e 0 ). ~ (1) 



0. (2) 



Utilisons l'équation (4) du paragraphe 130 : 

d l Q sin20 , osinO 
IF 2- 10 + / ■ = 

Nous avons deux fonctions du temps à déterminer 6 et o). 
L'équilibre correspond aux conditions : 

Ô=z0 °' 4r =ù>0 ' w?cosO = ^-. 

2° — Pour étudier les petites oscillations autour des positions 
d'équilibre, posons : 

0 = 9 o + e, w = a> 0 + Û. 
6 et Û sont de petites quantités. 
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Développons les équations (1) et (2) ; substituons à G et w leurs valeurs. 
Il vient : 

(iH-aMPsin^^ + aM^sin»,.-^ =- T 0, (3) 



. û = ^o> 2 cos20 o — cos0 0 j 0.. (4) 



Éliminons Q entre ces équations 

( 2MF + sin *\) + sin s 0 o ( i + 3 cos'O, 



rf*e 



+ âMF w oSin20 o .H = O. 



(5) 



Cette équation donne les oscillations des boules dans le plan vertical 
tournant qui passe par leurs centres et par Taxe de rotation. 

3° — Pour trouver la nature de la solution, substituons une expres- 
sion de la forme exp ( — kl); nous obtenons une équation de troisième 
degré en k. 

Déterminons la nature de ses racines. 

Les trois coefficients sont positifs. 

Le théorème de Descartes nous apprend qu'il n'existe pas de racines 
positives. Il en existe certainement une négative. 

Le terme de puissance 2 faisant défaut, la somme des racines est 
nulle. Elles sont donc de la forme : ^ — . 

2/>, p + iq, p — îq- 

D'où : 

, © = 0 O exp(— 2/?/) -h 6 â exp (/)/). sin (ql — t). 

L'amplitude de V oscillation croît donc indéfiniment. 

En l'absence de frottements (ce que nous avons supposé) le réglage 
est impossible : le régulateur usurpe son nom. 

4° — On obtient une oscillation amortie en réalisant un frottement 
proportionnel à la vitesse au moyen d'un dashpot. 

La figure 167 montre un dispositif d'Âiry. 

Quand ô varie, le régulateur déplace verticalement un disque a 
immergé dans de l'huile. L'équation (2) devient : 

L'équation donnant lès petites oscillations prend la forme : 

Tous les coefficients sont encore positifs; il n'y a qu'une racine réelle 
et négative. 
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On montre aisément que la condition pour avoir les racines de la 
forme : 

— /, — m ± ni, 
où /, m, n sont positifs, est : 

f(l 4- 3 cos 2 9 0 -h ~) > cotgô 0 . 

On peut toujours réaliser cette -condition en prenant f assez grand 
(liquide assez visqueux, plaque assez grande), ou en augmentant la 




parenthèse. Sous ce rapport il est avantageux de diminuer le produit 
M/ 2 . Mais la grandeur des forces que le régulateur met en jeu, dimi- 
nuant avec ce produit, on est vite arrêté dans cette voie. 

En fait les régulateurs ont toujours une inertie considérable. 

11 faut augmenter I, c'est-à-dire faire en sorte que le volant ait une 
inertie suffisante. 

Notre calcul suppose un régulateur non-isochrone : les oscillations 
s'exagèrént quand le régulateur est isochrone. Il faut augmenter davan- 
tage le frottement et le moment d'inertie du volant. Les régulateurs 
rigoureusement isochrones n'ont donc qu'un intérêt théorique; on ne 
cherche à réaliser qu'un isochronisme approché. 
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455. Régulateur à contrepoids. 

7° — Sur le manchon CD agit le levier ED d'axe fixe E; il est soli- 
daire du levier EF qui 
porte une boule F de 
poids tu. 

Le manchon est donc 
tiré vers le bas par une 
force variable avec l'an- 
gle p. 

On demande les con- 
ditions d'équilibre. 

Appelons 6 la dis- 
tance horizontale de 
Taxe de rotation E à 
Taxe de coordonnées Ôz. 

Appelons c la dis- 
tance de Taxe E au 
centre de la boule F. 

A une constante près, 
l'énergie potentielle de 
la boule F est : 

sin(p -4-X). 

Reprenons les nota- Fig. 168. 

lions du paragraphe 153. 

L'énergie potentielle totale du système est (à une constante près) 




Écrivons qu'elle est minima : 



4a 2 



M< 



-cirsin(p-hX). 



Za 



F Z -h ciz cos(p -f- X) -^2" — 0, 



(1) 



Si l'angle p est petit, on a : 

cos(p -h X) = cosX — p sinX, 
ci: cos(p 



6p = Z 0 -Z; 



C7C / . Z 



sinX 



Substituons dans (1). 

Par un choix convenable des paramètres arbitraires, annulons le 
terme indépendant de Z; cela revient à poser la condition : 



P + = -T\-t sinX-cos/J. 
Pour déterminer la vitesse w d'équilibre reste l'équation : 
MwW = 2a 2 C7:sinX. 



(2) 



(3) 



H, 18 
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Le régulateur est isochrone en ce sens que l'équilibre existe seule- 
ment pour la vitesse définie par l'équation (3); mais il existe alors quelle 
que soit la valeur de Z, quelle que soit la hauteur du manchon. 

2° — Le plus simple est de faire X =90°. Les formules deviennent : 



pa ^ pi = ^L 1Z Z 0 , M <o 3 / 2 6* = 2a*C7r. 



Z 0 est la hauteur du point C du manchon quand le levier ED est normal 
sur Oz. Nous pouvons toujours satisfaire à la première formule par un 

choix convenable du poids tz, 
quelle que soit la valeur de Z 0 , 
c'est-à-dire quel que soit l'écarte- 
ment des boules quand ED est 
normal sur Oz. 

Nous obtenons ainsi le régula- 
teur de Foucault que représente 
la figure 169. Le réglage est obtenu 
en modifiant le poids tu, plus aisé- 
ment en le déplaçant sur le levier 
EF, ce qui modifie le paramètre c. 
Fig 109 Nous faisons varier la vitesse 

d'isochronisme en modifiant c (la 
boule se déplace sur la tige EF qui la traverse), ou en modifiant À (on 
fait varier l'angle DEF des deux tiges). 




156. Régulateur parabolique : solution de Farcot. 

Io — Précisons la manière d'agir du régulateur de Watt. 

Imaginons que dans une filature conduisant un grand nombre de 
métiers, on en débraie le quart. L'ouverture d'admission de la vapeur, 
qui convenait à la vitesse de régime quand la machine actionnait tous 
les métiers, devient trop grande : la vitesse croît; par suite nous pou- 
vons admettre que simultanément les frottements croissent. 

Le régulateur fonctionne, diminuant l'ouverture d'admission. Nous 
obtenons donc une nouvelle vitesse de régime plus grande que la 
première, quand la nouvelle ouverture plus petite que Vancienne, con- 
vient à la nouvelle vitesse. Ainsi la régulation est très imparfaite 
puisqu'elle se traduit nécessairement par une augmentation de la 
vitesse de régime. 

Pour éviter cet inconvénient, il faut que la moindre variation de 
vitesse amène une action relativement énorme du régulateur : le régu- 
lateur doit être isochrone. 

Bien avant Watt, Huyghens avait donné la solution du problème que 
nous exposons au paragraphe 126. 

Théoriquement très intéressante elle n'a pas de valeur pratique. 
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2° — 'RÉGULATEUR FaRCOT. 

Farcot conservé le mode ordinaire d'articulation, mais place les axes 
d'articulation notablement en dehors de Taxe de rotation : les tiges 
portant les boules sont croisées. Voyons le résultat de ce dispositif. 

Soit jxv (fig. 170) la partie de la parabole qu'on veut utiliser. Aux 
points {jl et v correspondent les centres de courbure M et N. Par un point 
0 intermédiaire menons Taxe de rotation : la circonférence de centre O 




Fig. 17$. 



et qui passe par les points fi. et v, se confond approximativement 
avec l'arc de parabole compris entre p. et v. 

Si la vitesse angulaire actuelle est inférieure ou supérieure à la vitesse 
co pour laquelle la parabole est construite, l'équilibre est impossible. 
Si elle est inférieure, les boules sont au bas de leur course; si elle est 
supérieure, les boules sont en haut de leur course. Le passage se fait 
brusquement d'une position limite à l'autre. Pour la vitesse <d, les boules 
sont n'importe où sur le cercle osculateur de la parabole. 

La réalisation d'un isochronisme absolu n'est pas désirable. Dès que 
la vitesse deviendrait légèrement supérieure ou inférieure à la vitesse de 
régime, le système se déformerait sans jamais rester dans une position 
d'équilibre intermédiaire. Par exemple, le levier ouvrirait en grand 
l'admission et ne quitterait cette position que^pour une vitesse légère- 
ment supérieure à la vitesse de régime] il irait alors brusquement à 
l'autre extrémité de sa course, supprimant complètement l'admission; 
et ainsi de suite. Ces oscillations brusques de position seraient une 
cause d'oscillation de la vitesse. Au reste les appareils les plus iso- 
chrones ne le sont jamais, ne serait-ce qu'en vertu des inévitables 
frottements. 

3° — Exprimons analytiquement les considérations précédentes. 
Disposons les articulations comme le montre la figure 171, à gauche. 
Pour ne pas compliquer les calculs, faisons égales les barres OA et mC. 
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Les énergies potentielles des masses P et du manchon de poids p sont 
(à une constante près) : 

— 2P/ cosô, — 2pa cosO. 

L'énergie potentielle fictive de la force centrifuge est : 

v — M<o f (6H-/sin6) 2 . 

D'où pour l'énergie totale (à une constante près) : 

— 2(P/ 4- pa) cosO — M a> 2 (6 + / sin6) 2 . 

Écrivons qu'elle est minima : 

(P/ -+- pa) sinô — - M<o 2 (6 -h / sinô)/ cosô = 0, 



2 _ Pl-hpa tg6 
° J — M/ 6~h/sin6' 



(1) 




Fig. 171. 

Pour que le régulateur soit isochrone, il faut que u> 2 ne varie pas 
quand 6 varie; autrement dit, la dérivée du second membre est nulle : 

6 -+• l sinO = / sinô. cos 2 8 = / sinO — / sin 3 6, 
6 = — /sin 3 6. 

Conséquemment 0 est négatif (fig. 171, à droite). 
Remarque I. 

Le lecteur vérifiera que la condition 6 = — / sin 3 0, définit la déve- 
loppée d'une parabole. Il partira de la parabole : 

D'où aisément pour le rayon de courbure : 

/=/> : cos 8 0. 

0 est l'angle que fait avec Or la normale à la parabole au point consi- 
déré x, z. 
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Mais on a : 

x — 6 = /sin 6. 

D'où: 

— b = l sin ô — p tg 6 = / sin 6 (1 — co$ s ô) = / sin* ô. 
Remarque II. 

Si rien ne gêne le mouvement des boules, on a 6=0 pour <o = 0 : 
elles se placent verticalement. Si l'appareil commence à tourner, elles 
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Pig. 172. 



s'écartent dans le sens qu'il ne faut pas (fig. 171 à gauche). Par suite 
un butoir quelconque doit maintenir les tiges croisées quand la 
vitesse est nulle, de manière que les boules partent dans le sens conve- 
nable. 

La figure 172 représente la courbe (1) quand on y fait 6 = 0 : 

io* = 1 : /cosô. 

Elle représente aussi la courbe plus générale (b>0) dont une des 
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branches possède un minimum. Il va de soi que la partie de la courbe 
pour laquelle oj 2 <0, ne représente rien de réel. 
Les calculs ont été faits pour /= 2 6. 

157. Régulateur Vlllarceau. 

1° — Appliquons le théorème du paragraphe 150, dans le cas particu- 
lier 4°, 6. Le corps S qui tourne autour de Or, oscille autour d'un axe 
normal au tableau et dont la trace est en A. 




Fig. 173. 



Il admet le tableau pour plan de symétrie; GA est la direction d'un 
des axes de Pellipsoïde central d'inertie. 

, Enfin le point A est choisi de manière que l'ellipsoïde d'inertie cor- 
respondant soit de révolution par rapport à une normale du tableau. 
Nous savons qu'alors l'énergie de force axifuge se réduit à : 

(/ = ÂG) — o> 2 6M/sinÔ. 

Le moment du couple correspondant autour de l'axe A est (aru signe 
près) : 

o> 2 6M/cos6. 
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Le moment de la pesanteur étant P/sin^ l'équation d'équilibre est : 
(P = Mg) <o 2 6M = PtgO, 

Le régulateur n'est pas isochrone. 

Si 6 = 0, si le point A est sur l'axe de rotation vertical, on a 6 = 0, 
quelle que soit la vitesse w. Le moment des forces axifuges est nul. 

2° — Complétons l'appareil au moyen des tiges AB, BC, de longueur 
a. La tige AB est fixée au corps S; elle fait l'angle p avec AG. La tige 
BC est articulée en B avec AB, en C avec le manchon m de poids p. 

Cherchons le moment de ce poids par rapport à Taxe A. 

Soit / la compression longitudinale de la bielle BC. 

Puisque par hypothèse la masse m glisse sans frottement sur l'axe Oz, 
l'équilibre exige qu'on ait : 

p = fcos(p — ô). 

Projetons la force / sur la normale à AB. 

L'angle ABC vaut it — 2(p — 6). La projection cherchée est donc : 
/ sin2(p — 0) = 2/> sin (p — 0) . 

D'où pour le moment cherché : 

2/>asin(p — 0). 

La condition d'équilibre du système est donc : 

w 2 6/M cosô = PI sinô + 2/>a sin(p — 0). 

Développons sin (p — 6) : 

<C (« 2 6/M — 2joa sin p) eosô = (PI — Zpa cosp) sin 0. 

Utilisons les arbitraires pour réaliser la condition : 

P/ = 2/>acosp; (2) 

nous obtenons un régulateur isochrone dont la vitesse caractéristique 
est donnée par la formule : 

tu 2 6/M = 2/?asinp. (3) 

En vertu de l'équation (2), l'angle p doit être aigu. 
Des équations (2) et (3) on tire : 

tgp = a> 2 6:0. 

L'équation (2) exprime que pour 0 = 0, le centre d'inertie du système 
formé par le corps S et le manchon est sur l'horizontale du point A. 
Doublons le corps S par un corps symétriquement placé par rapport à 
Oz; simultanément doublons le poids p du manchon : la condition pré- 
cédente subsiste. De plus par raison de symétrie, le centre de gravité 
du système total reste sur l'axe Oz, quel que soit l'angle 6. 

La forme choisie pour le corps S est représentée à droite de la figure. 
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Des contrepoids symétriques qui se déplacent sur des tiges filetées, 
permettent le réglage. On fait en sorte que pour le point A Pellip- 
soïde d'inertie soit de révolution autour d'une droite normale au 
tableau. < 

3° — A propos de ce régulateur, Villarceau fait la remarque inté- 
ressante que pour changer la vitesse caractéristique d'un régulateur 
isochrone symétrique par rapport à Taxe de rotation, il suffit d'incliner 
cet axe. Tout se passe comme si l'accélération de la pesanteur était mul- 
tipliée par le cosinus de l'angle d'inclinaison; la vitesse caractéristique 
est multipliée par la racine carrée de ce cosinus. 

Mais les frottements étant beaucoup plus grands pour une position 
inclinée de Taxe Oz, le manchon doit être pourvu de galets de roule- 
ments sur cet axe. 

Le mémoire de Villarceau est très intéressant, il va sans dire. Je con- 
seille pourtant au lecteur de le feuilleter pour voir ce que deyiennent 
sous la plume des Savants, avec une majuscule, les notions les plus 
simples. Il s'amusera beaucoup en comparant mon texte et celui de 
Téminent académicien. La préoccupation de ces messieurs semble tou- 
jours d'être incompréhensible. 

i 

158. Régulateurs à ressort. 

Les régulateurs suivants remplacent Faction de la pesanteur par des 
ressorts. 

1° — Étudions l'équilibre des masses m sous l'action des forces axi- 
fuges et du ressort à boudin AB (fig. 174). 

Plaçons l'origine des coordonnées au point d'articulation des tiges 



A B 




Fig. 17 i. 

de droite; choisissons l'axe de rotation pour axe Oz pris positivement 
vers la gauche ; menons Ox normal à Oz. 



Digitized by Google 



RÉGULATEURS 



281 



L'énergie potentielle fictive qui correspond à la force centrifuge est : 
— m <o 8 x 2 — — /n<o 2 (a 2 — z' 2 ) ; 

z correspond au centre d'inertie des masses. 
Le Z du manchon est égal à 2z. 
Le ressort est complètement détendu pour Z = Z 0 . 




Pour une position quelconque du manchon son énergie poten- 
tielle est : 

E(Z-Z 0 )*:2. 
A une constante près, l'énergie totale du système est : 
• ' E(Z- Z « )2 +m<o»Zl. 

Écrivons qu'elle est minima : 

2E(Z — Z 0 )-f-mo> 2 Z = 0. 
Résolvons par rapport à Z : 



Z = 



2.EZ 



"SE" 



- TYl U> 



X * 



Pour a) = 0, on retrouve Z = Z 0 ; le ressort est complètement détendu. 

Pour (o = oo , le manchon est à bout de course à droite. 

La pesanteur n'intervient pas, quelle que soit l'inclinaison de Taxe sur 
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l'horizon. En effet, quand une des masses monte, 4'aulre descend d'une 
quantité égale. 

Tel que, l'appareil n'est pas isochrone; à chaque valeur de w corres- 
pond un angle a bien déterminé. 

2° — RÉGULA.TifUR DE PHONOGRAPHE (fig. 175). 

L'axe AA est entraîné par la roue R grâce au pignon P. 
Il est solidaire du cylindre B sur lequel sont vissées deux lames d'acier 
rr formant ressorts. Leurs autres extrémités sont vissées sur le man- 
chon G qui glisse autour de Taxe AA. 
Au milieu des ressorts sont fixées deux sphères S. 
Quand l'axe AA tourne, il entraîne les sphères. Sous l'influence de la 

force centrifuge, elles s'éloignent de 
l'axe AA; le frottement sur l'air aug- 
mente. De plus elles rapprochent le 
disque D du tampon T; d'où un frotte- 
ment qui croît rapidement et empêche 
la vitesse de dépasser une certaine 
limite. 

On règle la position du tampon avec 
la vi&V. 

5° — RÉGULATEUR POUR PETIT MOTEUR 
ÉLECTRIQUE. 

Il est représenté par laf figure 176. 
Il s'agit de régler la vitesse angu- 
laire de l'arbre AA. 

Pour cela sont montés dessus deux 
colliers métalliques CC isolés, auxquels 
les balais BB amènent le courbant. 

Le courant passe de l'un des colliers 
à l'autre par le ressort R et la vis V. 
Faisons tourner le système: la force centrifuge tend à écarter la 
masse VD de Taxe de rotation. Pour une certaine vitesse la pression de 
la vis sur le collier devient nulle : le courant cesse de passer. 

On modifie cette vitesse en agissant sur la vis V, c'est-à-dire en 
bandant plus ou moins le ressort R. 

Pour éviter la flexion de l'arbre, le (système VD est équilibré par la 
masse S dont on peut régler la distance à l'axe de rotation. 

Un tel régulateur n'est acceptable que pour un petit moteur; encore 
faut-il avoir le soin de ne couper le courant que sur une dérivation. 

On platinera la pointe de la vis V; on la fera reposer sur une goutte 
de platine matée dans un trou creusé dans le collier C. 

159. Autre régulateur à ressort. 

Je vais pousser à bout le calcul pour l'un des plus simples et les plus 
employés parmi les nombreux types industriels. 




Digitized by 



RÉGULATEURS 



283 



Sur la tige AOA normale à Taxe de rotation Ozest articulé le système 
des leviers coudés rectangulaires BAC, de longueurs / et a. 

Le [point C appuie sur le manchon m poussé par le ressort R. 

Écrivons l'équation d'équilibre, dans l'hypothèse que le raccourcisse- 
ment du ressort est proportionnel à la force appliquée. 




Fig. 177. 



Les énergies sont pour la pesanteur et pour la force centrifuge : 
— P/cosô — M(o 2 (6-f-/sin0)*. 

L'énergie potentielle de déformation du ressort est : 

-|^(A-hasinO) 2 . 

D'où l'équation d'équilibre : 

2Ma>*(6 -f- / sinO) / cos6 = PI sinQ-+- E (A -4- a sinO)a cosO. 

Supposons négligeable l'action de ta pesanteur. Par une tension 
convenable du ressort pour 8 = 0, réalisons la condition : 



A a , 
T = T' dou: 



A-pasinô a 

6-h/sinô ~" l ' 



Jl reste 



2Ma> 2 / f =Ea 2 . 
Le régulateur est à peu près isochrone. 
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Parfois les articulations sont en C* sur le manchon; des galets A 
appuient sur un plateau fixé au bout de Taxe de rotation. 
La théorie est analogue. 

160. Régulateur Foucault. 

Les articulations fixes sont à la partie inférieure de l'appareil, en B et 
en C ; le manchon M est à la partie supérieure (fig. 178). 

Le parallélogramme articulé ABCf)FE est un losange. On a : 

RA = ÂE, 5U = DF. 

Quand l'appareil se déforme, les centres d'inertie R et S des boules 
décrivent une horizontale: la pesanteur est pratiquèmenl éliminée. 




/ 

Fig. 178. 



Tout se passe comme si les boules glissaient sur une tringle 
horizontale. 

La projection horizontale de l'appareil représente lç système des res- 
sorts qui ramènent les boules vers Taxe. Pour ne rien compliquer, on 
ne les a pas figurés sur la projection verticale ; ils sont représentés par 
un double trait sur la projection horizontale. Unede leurs extrémités est 
fixée au bâti IJKL solidaire de Taxe de rotation. 

On s'arrange de manière que leur tension soit nulle, quand les boules 
sont sur Taxe de rotation, à supposer qu'elles puissent effectivement y 
venir. 

Quand l'appareil tourne, les boules sont sollicitées par deux espèces 
de forces proportionnellés à la distance r des points R et S à Taxe de 
rotation. Appelons E la constante de l'ensemble des ressorts. 

L'équation d'équilibre est : 

2mno*=Er, 2m <«>*=:£. (1) 
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Pour la vitesse a> la position des boules est indéterminée : l'équilibre 
est indifférent. Le régulateur est isochrone : pour peu que la vitesse soit 
inférieure ou supérieure à la vitesse <o les boules viennent contre Taxe 
ou sont rejetées à l'autre extrémité de leur course. 

La théorie de l'appareil se complique du fait que le manchon est 
pesant et surtout qu'il conduit l'appareil régulateur proprement dit. 

161. Manipulation. 

, K l° — Voici une expérience instructive. 

Une boule est enfilée sur une tringle AA à laquelle on donne un mou- 
vement de rotation autour d'un axe vertical V, au moyen d'une poulie P 
entraînée par un petit 

moteur électrique. On a|"— — — 
limite la course de la ■- 
boule par des goujons F 
qui entrent dans la 
tringle 

La boule est tirée (voir 
la projection horizon- 
tale) par des ressorts 
figurés en doubles traits. 
On déplace les extré- 
mités C des ressorts, 
extrémités fixes par rap- 
port à la tringle, en 

déplaçant la coulisse D. Elle est rendue solidaire de la tringle par une 
vis de pression v. 

2° — Représentons la tension des ressorts et la résultante de la force 
centrifuge en fonction de la distance r à Taxe. 

La droite représentative des tensions a la môme inclinaison, quelle 
que soit la position de la coulisse D; le déplacement de la coulisse la 
transporte parallèlement à elle-même. Nous avons représenté trois 
droites y\ y, y". Elles supposent : 

y', que le rassort ne commence à être tendu que si la -boule est déjà 
à une certaine distance r 0 de l'axe; 

y, que, le ressort est juste détendu quand la boule est sur l'axe ; 

y", que le ressort est alors déjà tendu. 

La droite Y, figurant la force centrifuge, passe toujours par l'origine. 
Son inclinaison varie proportionnellement au carré de la vitesse angu- 
laire. 

Installons un goujon F de manière que le centre de la boule ne puisse 
venir à une distance de l'axe moindre que p ; augmentons progressive- 
ment la vitesse. 

3° — Premier cas. 




Fig. 179. 



S ' = E(r — r 0 ), Y = mcoV. 
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L'équilibre a lieu pour : 

y' = Y; 



.- ■ Er. 



- mu' 




Il existe une position r d'équilibre stable, h la condition que mw 2 <E; 
ce qui revient à dire que les deux courbes y' et Y se coupent. 
On a nécessairement r> r 0 . 

La force représentée par les droites y tend à diminuer r; la force 
représentée par les droites Y tend à l'augmenter. L'équilibre est stable 

quand y est au-dessus 
de Y au delà du point 
d'intersection (vers les r 
croissants), ou, ce qui 
revient au même, quand 
y est au-dessous de Y en 
deçà du point d'intersec- 
tion (vers les r décrois- 
sants). L'équilibre est 
instable dans le cas con- 
traire. 

Ici l'équilibre est sta- 
Fig. 180. ble parce que, pour toute 

position de la boule plus 
rapprochée de Taxe, c'est la force centrifuge qui remporte; elle 
éloigne la boule de Taxe. Pour toute position plus éloignée, c'est le 
ressort qui l'emporte; il rapproche la boule de l'axe. 
Donc pour une certaine vitesse co 0 telle que : 

mu>Jp = Ë( P — r 0 ), 

la boule cessera d'appuyer sur le goujon F. Pour toute vitesse supé- 
rieure à o> 0 , mais restant inférieure à Q = y/ E : m , il y a équilibre 
stable. La position d'équilibre passe à l'infini pour w = Q; les droites y 
et Y sont parallèles. 
4° — Second cas, 

y r = Er, Y = mu>V. 

Les droites y et Y se coupent à l'origine. 
C'est le cas du paragraphe précédent. 

L'équilibre est indifférent pour o> = Q : les droites y et Y sont super- 
posées. ^ 

L'équilibre n'existe du reste que pour cette valeur de la vitesse 
angulaire. 

5° — Troisième cas. 



y'^Efr + r,), Y = W 



mu % — E 
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11 n'y a équilibre que si w > û. Mais il est toujours instable. En effet, 
pour toute position de la boule plus rapprochée de Taxe, c'est la tension 
du ressort qui remporte et qui rapproche encore la boule davantage ; 
pour toute position plus éloignée, c'est la force centrifuge qui rem- 
porte. 

Donc, pour une certaine vitesse <*>,, la boule cesse d'appuyer sur le 
goujon. Pour toute vitesse supérieure, elle vient buter contre le sup- 
port de la tringle, prenant la plus grande valeur de r compatible avec la 
construction de l'appareil. 

Diminuons alors la vitesse : la boule reste appuyée contre son butoir 
extérieur jusqu'à ce que la vitesse ait suffisamment décru ; brusquement 
alors elle décolle et vient buter contre Taxe. 

162. Régulateur à anneau. 

î° — Le régulateur à anneau est un anneau de fer qui peut tourner 
autour d'un de ses diamètres. Celui-ci est fixé normalement à l'arbre qui 
l'entraîne dans sa rotation. Un ressort tend à coucher l'anneau sur 




Fig. 18t. 



l'arbre; la force centrifuge tend à amener son plan normalement à 
l'arbre. 

Cherchons les conditions d'équilibre. Pour éviter des calculs pénibles 
et sans intérêt, réduisons l'anneau à sa circonférence centrale. 

Prenons Oy comme diamètre entraîné, Ox comme axe de rotation. 
Cherchons le moment des forces centrifuges par rapport à Oy; il mesure 
le couple qui tend à placer l'anneau normalement à l'arbre. 

Repérons les points A de l'anneau par l'angle p que fait le rayon vec- 
teur OA avec le diamètre OB normal au diamètre entraîné. 

Soit m la masse de l'anneau par unité d'angle. 

La force centrifuge sur l'élément de masse md$ est : 

mtfp.*> 2 .AC. 

Comme nous cherchons son moment par rapport à Oy, décompo- 
sons-la en deux composantes proportionnelles à CB et BX. 



/ 
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La composante ÊA parallèle à Oy n'intervient pas. \ 

Le moment de la force centrifuge de l'élément considéré est donc : 

Soit r le rayon de l'anneau. On a : 

OE = r cosp, CB = r cosp. sina, OC = rcosp. cosa. 
%dC = m <oV* sin 2a . cos^p . d (S. 

Pour avoir le couple total, intégrons entre les limites 

fl=:0, p = 2rc: 

C = -^-mwV 2 sin 2a = K sin 2a. 
z 

Le couple dû aux forces centrifuges est représenté par une demi-sinu- 
soïde, en fonction de l'angle a que fait avec Taxe de rotation Ox le plan 

de l'anneau. Le couple est 
nul pour a = 0, a = w : 2. 

Quand n> croîl, la sinu- 
soïde grandit. 

Nous l'avons représentée 
pour deux valeurs de la 
vitesse. 

2° — Supposons le couple 
du ressort antagoniste repré- 
senté par une droite en fonc- 
tion de l'angle a. Pour rester 
182. dans le cas usuel, posons 

que le ressort est encore 
tendu quand l'anneau est couché sur l'arbre. Utilisons le mode de 
représentation du paragraphe précédent; il est facile de discuter les 
conditions d'équilibre. 

L'équilibre n'est possible que si la vitesse est suffisante pour que la 
sinusoïde soit tangente à la droite. Pour toute vitesse inférieure, l'an- 
neau reste couché sur l'arbre. 

Pour les vitesses supérieures, la droite des tensions et la sinusoïde 
des forces centrifuges se coupent en deux points : d'où deux positions 
d'équilibre. Celle qui correspond au plus petit angle a t est instable; 
l'autre, qui correspond à l'angle a 2 , est stable. 

En effet, pour a < a n c'est le ressort qui l'emporte ; 

pour tout angle a tel qu'on ait a 2 > a > a,, c'est la force centrifuge ; 

enfin pour a > a 2 , c'est encore le ressort. 

163. Tachymètres. 

Les tachymètres sont destinés à mesurer la vitesse angulaire d'un 
arbre. 
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Tous les régulateurs peuvent être transformés en tachymètres, à ia 
condition quils ne soient pas isochrones. 

Les appareils où la pesanteur intervient, ne peuvent servir que si 
Taxe de rotation a une inclinaison déterminée, verticale ordinairement. 




Fig. 183. 

Les appareils qui utilisent les ressorts, ne présentent pas cet incon- 
vénient. 

La grande difficulté consiste à obtenir un appareil d'un réglage 
industriel facile, c'est-à-dire dont la graduation soit simple. 
Ce n'est pas le cas des appareils précédents. 

Pour exemple reprenons celui du paragraphe 158; fixons un repère 
sur le levier mû par le manchon; déterminons la vitesse par la position 
de ce repère sur une graduation. On a : 



x = 2/(l — cosa), 



cosa = 1 — 7T7- = 



2E 



2/ ~1ET 



m or 



ir, 19 
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Le déplacement du manchon est loin d'être proportionnel à la varia- 
tion de la vitessè. 

Les tachymètres usuels sont fondés sur des principes très différents. 
Par exemple, une petite dynamo, mue par l'arbre dont on veut mesurer 
la vitesse, envoie son courant dans un voltmètre. On peut faire en sorte 
que la force électromotrice soit proportionnelle à la vitesse ; d'où la 
mesure de celle-ci. 

164. Régulateurs d'absorption. 

1° — On appelle régulateurs d'absorption ou de destruction des appa- 
reils qui détruisent l'excédent de travail moteur. En général ils accrois- 
sent un frottement. Le régulateur 
à ailettes (§ 157) rentre dans cette 
définition. Décrivons quelques dis- 
positifs plus rationnels. 

L'un des plus employés est dû 
à Foucault (hg. 184). Un régula- 
teur à ressort isochrone, analogue 
à celui du paragraphe 160, porte 
deux ailettes qui s'écartent de Taxe 
lorsque la vitesse dépasse une 
certaine valeur. Pour des vitesses 
notables, le couple dû au frotte- 
ment sur Pair croît à peu près 
Fig. 184. comme le carré de la vitesse liné- 

aire, par conséquent, pour une 
vitesse angulaire donnée, à peu près comme le carré de la distance à 
l'axe du centre de surface des, ailettes. Une bielle BB oblige les deux 

ailettes à s'écarter de l'axe 
symétriquement. 
2° — La figure 185 
^ représente schématique- 
mentun dispositif qui uti- 
lise le frottement de deux 
solides. L'axe entraîne un 
B régulateur à ressort ana- 
logue à celui du paragra- 
phe 160. Le cylindre ÀB 
est fixe. 

Fig. 185. Si la vitesse dépasse 

une limite, le mobile M 
frotte contre la surface interne du cylindre. Ucugoujon D maintient 
l'avant du mobile toujours très près de cette surface. 

L'emploi du régulateur d'absorption exige évidemment que le travail 
moteur soit en excès sur le travail résistant de régime. 
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Ce n'est admissible que pour les appareils de laboratoire où la ques- 
tion de rendement n'intervient pas. 

La figure 186 représente une forme plus pratique. 

Les masses M sont suspendues à la barre horizontale HH liée à l'arbre. 
Elles sont maintenues contre les butoirs B par les ressorts R conve- 
nablement bandés. Quand la vitesse dépasse la valeur voulue, elles 




Fig. 186. 



viennent frotter contre l'anneau de bronze C; leur déplacement n'est 
que de quelques millimètres. La pression sur l'anneau est de la forme 
/ (<d* — w 0 2 ), expression dans laquelle o> 0 est la vitesse de régime. 

Pour fixer les idées sur la grandeur des forces en jeu, prenons des 
masses d'un kilog dont le centre d'inertie soit à 10 centimètres de l'axe 
géométrique de rotation. Supposons la vitesse de 2 tours à la seconde; 
la vitesse angulaire en radians est 4?c. La force centrifuge est : 



16* 2 



:l k «,61, 



g ""98,1 

3,21 kilogs pour les deux masses. Si la vitesse croît de 1 p. 100, la 
force croit de 2 p. 100, soit de 64 grammes. Prenons un coefficient de 
frottement égal 0,15; en définitive c'est une force de près de 10 grammes 
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qui s'oppose au mouvement. Si le rayon intérieur du cercle est de 
13 centimètres, sa circonférence vaut 82 centimètres; le travail absorbé 
par seconde est 1 640 grammes-centimètres. 

On a proposé de relier Panneau avec un appareil agissant sur le 
moteur (ouvrant plus ou moins une valve d'admission par exemple). 




Fig. 187. 

L'anneau est maintenu dans la position de régime par un ressort que 
bande plus ou moins la force résultant du frottement. 

3° — Les procédés d'absorption qui utilisent les frottements solides, 
ne sont rien moins que fameux. 

En voici d'autres qui sont plus séduisants. 

Sur l'arbre à régler montons un petit ventilateur rotatif (à force cen- 
trifuge) disposé de manière que l'air accomplisse un parcours fermé; le 
régulateur quel qu'il soit, obstrue plus ou moins le chemin de l'air. 
Quand l'obstruction est complète, le ventilateur ne travaille pas : la 
résistance est minime. Quand le chemin est ouvert, le ventilateur tra- 
vaille, la résistance est relativement grande. 
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Sur l'arbre à régler, montons l'induit d'une petite magnéto. En cir- 
cuit ouvert le travail absorbé est minime. Il croît à mesure que le régu- 
lateur diminue la résistance du circuit qui ferme l'induit. Il est maximum 
quand l'induit est en court-circuit. D'où un freinage très efficace. 

Le régulateur peut être chargé d'exciter des électros entre les pôles 
desquels tourne un disque de cuivre rouge monté sur l'arbre à régler. 



165. Régulateur différentiel Siemens. 

Il est remarquable comme principe. Pour le bien comprendre le lec- 
teur se reportera h ma Statique où je décris le dynamomètre de trans- 
mission par roues d'angle (différentiel). 

L'arbre M entraîne le. pendule conique C par l'intermédiaire des trois 
roues d'angle B, R, A, formant train différentiel. Pour que la roue R et 
Taxe DE sur lequel elle est montée folle, conservent un azimut variable, 
le ressort r produit un couple qui équilibre le couple résultant des frot- 
tements auxquels est soumis le système de la roue À et du pendule. 

Supposons que la vitesse angulaire de Parbre M dépasse une cer- 
taine valeur: la force centrifuge éloigne la niasse Cde l'axe de rotation. 
Le levier coudé abc tourne autour de son axe 6; la palette P plonge 
dans le liquide L. 

Le frottement croît brusquement : le ressort r ne peut plus équilibrer 
le couple transmis; le bras 
ED tourne et vient s'appuyer 
sur le butoir n. On conçoit 
que le changement mn d'azi- 
mut du levier DE soit uti- 
lisé pour modifier la puis- 
sance qui agit sur l'arbre M. 

166. Horloge électrique 
Thury. 

1° — L'horloge de Thury 
est une dynamo réglée par 
un régulateur (à boule) iso- 
chrone. 

La figure 188 représente 
schématiquement la con- 
struction. 

La dynamo se compose 
d'un anneau Gramme hori- 
zontal fixe AA dont les 

spires sont reliées à un collecteur également fixe. La partie mobile 
est un électro droit EE qui porte les balais; ceux-ci tournent donc 
en frottant contre le collecteur. C'est la disposition habituelle dont 
on intervertit les organes quant à la rotation. 




Fig\ 188. 
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On trouve à cela une facilité plus grande pour équilibrer la partie 
tournante par rapport à son axe. 

Le courant est amené à deux anneaux fixes isolés sur lesquels frot- 
tent deux balais supplémentaires liés aux balais du collecteur. 

Une partie du courant va donc dans l'électro qu'il aimante; le reste 
passe dans l'anneau. 

Trois fils s'attachent à l'anneau en trois points distants de 120°. 

On obtient ainsi du courant triphasé (voir mon Cours de magnétisme, 
II, § 232) qu'on envoie dans de petits moteurs triphasés synchrones. 

Nous sommes donc assurés d'obtenir le synchronisme absolu entre 
Yhorloge fct autant d'appareils que nous voudrons : ils serviront d'hor- 
loges secondaires. 

2° — Reste à régler l'horloge mère. 

Pour cela, l'électro porte deux enroulements, un enroulement prin- 
cipal et un enroulement de réglage bobiné en sens inverse. Le courant 
se dérive entre ces deux enroulements. Le régulateur à boule est chargé 
de couper l'enroulement de réglage lorsque la vitesse dépasse une cer- 
taine limite. Le champ de f'électro se renforce : la vitesse tend à dimi- 
nuer par accroissement de la force contre-électromotrice induite dans 
l'anneau et diminution du courant envoyé par la batterie. ^ 

Les moteurs synchrones de réception sont constitués par un aimant 
en fer à cheval monté sur pivots, tournant autour d'un axe vertical, et 
de trois bobines disposées dans un plan horizontal. Le montage est en 
étoile ou en triangle, peu importe. D'où un champ tournant dans lequel 
l'aimant ne peut se maintenir en rotation que s'il tourne avec la même 
vitesse que le champ (voir mon Cours de magnétisme, II, § 226). 

Pour obtenir un nombre de tours 2 ou 3 fois plus faible que celui de 
l'horloge mère, il suffit de doubler ou de tripler le nombre des bobines 
du récepteur. 

167. Régulateurs d'accélération. 

Les appareils précédents sont des régulateurs de vitesse ; ils "fonction- 
nent quand la vitesse s'écarte plus ou moins de la vitesse de régime. 
Les régulateurs d'accélération obéissent, non plus à des variations de 
vitesse déjà réalisées, mais à des tendances à la variation de vitesse. 

La ligure 189 représente un dispositif simple. 

Le régulateur, analogue à celui de Watt, n'a plus d'articulation inva- 
riablement liée à Taxe. Le manchon est fileté ainsi que l'axe. 

La partie supérieure du régulateur est un volant qui repose sur 
l'extrémité de l'axe, à frottement plus ou moins dur. 

Supposons d'abord que le régulateur et Taxe aient tous deux la vitesse 
de régime. Brusquement ralentissons l'axe qui tourne, par hypothèse, 
dans le sens de la flèche. L'inertie du régulateur force celui-ci à conti- 
nuer son mouvement; d'après le sens d'enroulement du filet, on vérifiera 
que les boules descendent. Le ralentissement de l'arbre joue exactement 
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le même rôle qu'une diminution réalisée de la vitesse angulaire du 
volant et des boules. 

Ce serait l'inverse, si brusquement Taxe accélérait son mouvement; 
le régulateur retarderait sur Taxe, 
d'où élévation des boules. 

Les frottements tendent à éga- 
liser les vitesses entre le régu- 
lateur et l'arbre. Quand les accé- 
lérations sont petites, le régulateur- 
reprend son rôle habituel de régu- 
lateur de vitesse ; les boules tom- 
bent si la vitesse est au-dessous 
de la vitesse de régime; elles 
s'élèvent dans le cas contraire. 

168. Démarreur à force cen- 
trifuge. 

On peut utiliser la force centri- 
fuge à produire un phénomène 
quelconque, fonction de la vitesse 
angulaire. 

On sait par exemple qu'au 
moment du démarrage l'inten- 
sité du courant envoyé dans une Fig. 189. 
dynamo par une force électromo- 
trice est parfois dangereuse. On peut s'arranger de manière qu'à 
petite vitesse des résistances se trouvent intercalées dans le circuit 
et supprimées progressivement à mesure que la vitesse croît. 

169. Régulateur pendule. 

L'arbre A tourne avec une vitesse qu'il s'agit de maintenir inférieure 
à une certaine limite (fig. 190). 

Le levier O'OL tourne autour de Taxe fixe O. A chaque tour de l'arbre 
A, la came 6 pousse le levier que rappelle le ressort R. Par l'intermé- 
diaire du bras O'B et de la pièce DE, le levier agit sur une soupape qui 
permet, par exemple, l'admission du gaz dans le cylindre d'un moteur 
à gaz. 

Si l'appareil ne contenait pas d'autres pièces, il y aurait admission 
à tous les tours de l'arbre A. 

Mais celui-ci porte une seconde came a (qui n'est pas dans le plan de 
la came 6 et ne touche pas le levier). Elle heurte le pendule P qui tourne 
autour de O'; le pendule entraîne le bras O'B dont l'extrémité sort de 
Téchancrure E. Si l'arbre A tourne trop vite, le pendule n'a pas le 
temps de retomber avant que la came b agisse sur le levier LOO'. Le 
bras O'B glisse sur le bord supérieur de la pièce DE. La soupape ne 
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fonctionne donc que si le pendule a le temps de retomber, c'est-à-dire 
si l'arbre A ne tourne pas trop vile. 

170. Régulateur Bouasse et Sarda. 

1° — D'un tournebroche du commerce utilisons le train d'engrenage, 
en remplaçant le barillet par le tambour T, une corde et un poids P. 
Les masses qui servent de volant sont habituellement portées par 




Fig. 190. 



une tige Vqui engrène sur la roue R 2 par une vis sans fin. Remplaçons- 
les par un excentrique E dont le rayon est d'environ 5 mm. Enfin utili- 
sons comme lame vibrante une lame de fer de 4 mm. d'épaisseur, 
de 2 cm. de largeur et dont la longueur varie de 20 à 30 cm. suivant la 
fréquence à obtenir. Elle est solidement fixée à l'une de ses extrémités: 
l'autre est dans l'aplomb de l'excentrique. 

La lame est reliée à l'excentrique par un ressort AB de 10 cm. de 
longueur (plus ou moins), formé d'un boudin en fil d'acier très fin, ou 
d'un caoutchouc rond à chapeau, ou encore d'un caoutchouc moins 
extensible. On peut remplacer le ressort par une bielle rigide. 

L'expérience consiste à modifier le poids P, le mode de liaison AB, et 
à déterminer la fréquence. Comme la lame fait une oscillation pendant 
que l'arbre V fait un tour, il suffit de déterminer la durée d'un certain 
nombre de tours de l'une des roues du train, par exemple de la roue R 2 
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qui engrène avec la vis sans fin et dont le nombre de dents est d'une 
quarantaine. 

2° — Voici les résultats de l'expérience. 

Quand la liaison AB est rigide, quand on utilise une véritable bielle, 
l'accroissement du poids P augmente la vitesse d'une manière continue, 
naturellement de moins en moins vite à mesure que P augmente. Il 
semble qu'on tende vers une limite. La courbe représentâtive des vitesses 



V en fonction des poids P a l'allure ABEC, représentée figure 192. 
Ce résultat était facile à prévoir, puisque les frottements tant des 
rouages que de la lame, augmentent rapidement avec la vitesse. 

Supposons que AB soit un ressort convenablement choisi, suffisam- 
ment extensible. Empêchons la lame de vibrer et faisons varier le 
poids P d'une manière continue; nous obtenons une courbe de forme 
ABEC comme avec l'accouplement rigide. Le ressort AB absorbe de 
l'énergie du fait qu'il est périodiquement allongé, tant à cause du frotte- 
ment intérieur fonction de la vitesse que des phénomènes d'hytérésis. 

Rendons à la lame sa liberté. 

Si P est inférieur au poids P t qui dans l'expérience précédente 
impose aux rouages des vitesses inférieures à la vitesse V, correspon- 
dant au synchronisme (portion AB de la courbe), l'amplitude de la 
vibration de la lame est insensible. 

Tout se passe donc comme plus haut. 

Si P est supérieur à P n la lame vibre; au lieu de la courbe BEC, on 




Fig. 191. 
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obtient l'horizontale BDF. Il faut toutefois prendre certaines précau- 
tions; la vitesse doit croître lentement jusqu'à la valeur V 4 , de manière 
que l'amplitude de l'oscillation de la lame puisse atteindre une valeur 
suffisante. Sinon, la vitesse devient supérieure à V p la lame ne s'accroche 
pas : on reste sur la courbe ABC. 

Si le poids devient trop grand, supérieur à P $ par exemple, la lame 
refuse de s'accrocher quelles que soient les précautions prises. 

Au reste la lame, une fois accrochée, peut se désaccrocher ; la vitesse 
croît brusquement, on rattrape la courbe ABC. 

Ainsi entre certaines limites pour le poids, on peut réaliser deux phé- 



nomènes très différents suivant que la lame vibre ou ne vibre pas; 
quand elle vibre, elle joue le rôle de régulateur d'absorption et synchro- 
nise avec elle le train d'engrenages. 

A la vérité, quand on détermine avec soin la courbe BDF, on ne 
trouve pas rigoureusement une horizontale. Elle se relève un peu : la 
vitesse croît légèrement quand P croît. Cela tient à la réaction du res- 
sort sur la période de la lame et à l'influence du frottement qui permet 
d'imposer à un oscillateur une période différente de sa période propre. 

Du reste il est inutile d'avoir un appareil étalonné une fois pour 
toutes, puisque l'appareil se réétalonne quand on le désire et en quel- 
ques minutes, avec une précision plus que suffisante pour les expé- 
riences même réputées précises. 

3° — L'explication du résultat repose sur l'isochronisme des oscilla- 
tions de la lame vibrante et sur l'existence d'un frottement intérieur 
tant pour la lame que pour le ressort intermédiaire, qui est notable et 
qui croil rapidement avec l'amplitude. Lorsque le poids P est supérieur 
a P, l'excès d'énergie disponible pour un tour du tambour T est utilisé, 
non à changer la vitesse, mais à augmenter l'amplitude de l'oscillation 
de la lame; d'où la nécessité, pour obtenir l'accrochage, de laisser à 
celle-ci le temps de prendre son amplitude de régime. Si le poids P est 
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Fig. 192. 
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trop grand, cet excès ne peut plus être absorbé; la vitesse croît, le syn- 
chronisme cesse, la lame se décroche et cesse de vibrer. On conçoit que 
le décrochage soit particulièrement à craindre quand le poids P dif- 
fère beaucoup de P„ et qu'une fois produit, même pour un poids peu 
différent de P„ ce soit, définitivement, la lame cessant presque aussitôt 
de vibrer. La théorie montre le rôle considérable que joue le décalage 
entre les oscillations des deux points extrêmes A et B du ressort. 

Le dispositif précédent sert commodément à régler la rotation d'un 
miroir tournant, quand elle doit être de quelques tours par seconde. 




CHAPITRE X 



DIAPASONS. LAMES FLEXIBLES 

Je réunis dans ce chapitre ce qui a trait à l'emploi chronométrique 
des lames flexibles et des diapasons. Pour ce qui regarde leur théorie 
élastique, je renvoie au volume intitulé Élasiicilé-Bésistance des Maté- 
riaux. 

171. Forme des diapasons. 

V> — On appelle diapason une sorte de pincette en acier fondu à tiges 
prismatiques peu flexibles. La figure 1&3 représente un diapason dont 
le manche fileté est fixé par un écrou E à une pièce massive AA, elle- 




Fig. 193. 



même fixée sur une planche. En raison de sa forme symétrique, il peut 
vibrer alors même que le manche serait tenu à la main ou que son sup- 
port n'aurait qu'une stabilité médiocre. C'est le grand avantage, le 
seul du reste, que le diapason présente sur une simple lame vibrante. 
Mais la symétrie doit être réalisée par une construction soignée. 

Inversement cette forme compliquée rend impossible l'obtention 
d'une formule rigoureuse donnant la fréquence du son qu'il émet. 
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La formule approchée suivante détermine Tordre de grandeur des 
dimensions à donner à un diapason, à partir d'un diapason de même 
matière dont on connaît la fréquence. 

Appelons Largeur du diapason la dimension perpendiculaire au 
tableau; épaisseur la petite dimension e; longueur la distance 
marquée L. 

La fréquence est indépendante de la largeur (ce qui est évident 
a priori); elle est proportionnelle à l'épaisseur et "en raison inverse 
du carré de la longueur : 

N = *£. 

Le coefflcient k est voisin de 82000, quand c et L sont évalués en 
centimètres. Par exemple pour : 

e = 1 centimètre, L = 40 centimètres, 
on a: N = 54. 

Les fabricants ont le tort de mettre sur leurs diapasons le nombre 2N 
de rfe/moscillations par seconde. Vut au-dessus du /a 8 dit du diapason, 
a pour les physiciens la fréquence : 

i// 4 = 512 = 2 9 . » 

Les fabricants les numérotent 1024; ce qui est absurde. 
J ai sous les yeux un diapason numéroté 128 dont la fréquence est 64 : 
il correspond à Vut^ 
Il est un peu moins de trois octaves au-dessous du la % normal. 
Sa largeur est e = 1 cm. environ ; sa longueur est de 36 cm. 
2° — Modification de la période. 

Pour changer de petites quantités la fréquence d'un diapason, on 
utilise deux surcharges mobiles glissant sur les tiges et que fixent des 
vis de serrage. Une explication est ici nécessaire. 

Les diapasons sont chers; on vend couramment 250 francs le dia- 
pason à entretien électrique représenté par la figure 193. Cela vient de 
ce que la symétrie du diapason qui constitue son seul avantage, exige 
une construction soignée. Corrélativement si pour changer la période 
on n'utilise qu'une surcharge, les deux lames n'ont plus la même 
période. D'où des phénomènes compliqués. 

Kœnig a construit un appareil curieux mais cher. 

Les tiges (22x15 mm. de section) sont percées d'un canal de 5 mm. 
de diamètre. Les canaux sont reliés entre eux par un canal transversal 
rectiligne à travers le talon, dont on augmente le volume. 

Un ajutage et un tube de caoutchouc relient la cavité à un vase 
cylindrique plein de mercure dont on fait varier le niveau au moyen 
d'un cylindre plongeur porté par une vis micrométrique. 

Le diapason construit par Kœnig (le seul qui ait jamais existé) 
donnait de 183 à 196 oscillations par seconde, suivant que les tiges 
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étaient pleines ou vides de mercure. On diminue la fréquence en 
augmentant la quantité de mercure, ce qui augmente la masse sans 
changer la réaction élastique. 

Il est clair que le diapason doit être maintenu vertical. 

Nous trouverons au paragraphe 197 un procédé commode quand il 
s'agit d'obtenir une très petite variation de la fréquence. 

172. Lames vibrantes. 

Pour les expériences de démonstration, on laissera leurs diapasons 
aux constructeurs. Pourquoi compliquer la difficulté technique, puisque 




Fig. 194. 



les expériences, aussi démonstratives, sont plus belles avec de grandes 
amplitudes, ce qui implique des fréquences de l'ordre de 25 à 40? 

Je conseille donc l'emploi de simples lames de fer (feuillard) de 0,3 cm. 
d'épaisseur sur 2 cm. de largeur. 

La fréquence est donnée par la formule : 

N = 24 600 : L 2 . 
Pour L = 30 centimètres par exemple, 

N = 27. 

Mais la compensation qui existe sur le talon entre les effets des deux 
tiges du diapason, n'existe plus ici. D'où la nécessité d'un talon T très 
lourd, formé d'une masse de fonte ou de plomb, contre lequel la lame 
est fortement serrée. On utilise une lame transversale A et deux vis V 
noyées dans le bloc; le serrage se fait avec des écrous E à oreilles. 

On s'arrange de manière que la face ab de la traverse A prolonge la 
face cd du bloc. 

Quand la vibration est verticale, le contact d'entretien (voir plus loin) 
se fait commodément avec du mercure recouvert d'alcool ou de 
pétrole (fig. 194). 
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173. Mesure des amplitudes. 

î° — Le moyen le plus simple de déterminer l'amplitude des vibra- 
tions d'un diapason, consiste à fixer à l'extrémité et paralèllement à la 




Fig. 195. 

tige (fig. 195) une lamelle de clinquant, en forme d'angle aigu, de 
6° environ, soit 0,1 radian. Il est préférable de la noircir. 
Plaçons dessous une feuille de papier blanc. 




Fig. 196. 



Quand le diapason oscille, la lamelle apparaît doublée noire sur 
fond blanc; à l'extrémité se détache un triangle gris. 
Soit âb la hauteur de ce triangle. 

Le parcours total de la pointe (double de l'amplitude) est : 

a a = 0, 1 . 55. 

D'où une mesure approximative de l'amplitude. On augmente la pré- 
cision en polissant les lames et en traçant dessus des traits équidistants 
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(de manière qu'avec un éclairage ctanvenable, ils soient vus brillants sur 
fond obscur). On éclaire fortement le papier blanc. 

On vise avec un microscope peu grossissant à oculaire micromé 
trique. 

On peut encore armer le diapason ou la lame d'une lentille et déter- 
miner la longueur de l'image d'un point lumineux. On peut remplacer 
la lentille par le système d'un miroir plan fixé au diapason et d'une 
lentille de projection. Le lecteur construira aisément la figure. 

2° — Un autre dispositif est représenté par la figure 196. 

Une des. branche du diapason porte une plaque de platine P. Le 
ressort R, fixé au support du diapason porte le fil de platine p. Une vis 
à tête divisée pousse le ressort et permet d'établir le contact Pp au 
bout des oscillations. Un galvanoscope G constate si le courant passe. 

Pour déterminer l'amplitude, on cherche la position du fil p telle que 
le courant ne passe plus, d'abord quand le diapason est au repos, puis 
quand il vibre. La vis donne l'amplitude. 

3° — La figure 197 représente un troisième dispositf. 

Sur les extrémités des tiges sont fixées des lamelles de clinquant m 



ae la forme représentée. Grâce à leur élasticité, elles maintiennent une 
petite plaque métallique très mince p sur laquelle est collé un miroir 
de quelques millimètres de rayon. Les mouvements alternatifs des tiges 
produisent une rotation du miroir qu'on détermine par la méthode de 
Poggendorff, ou qu'on inscrit sur une plaque photographique. 

Pour que les images du point lumineux ne se recouvrent pas sur le 
cliché, on imprime au diapason un mouvement de rotation uniforme 
autour de son axe de symétrie (vertical dans la figure). 

La sensibilité est en raison inverse de la hauteur de la plaque />. 

174. Amortissement. Variation avec la température. 

Les oscillations s'amortissent avec une rapidité qui dépend de l'état 
moléculaire actuel de la matière. 

L'expériençe vulgaire prouve qu'un diapason tenu à la main vibre un 
temps de Tordre de la minute. Corrélativement on ne l'entend pas. 




Fig. 197. 
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Si Ton pose le talon sur une caisse de résonance, le son devient 
perceptible; corrélativement il s'éteint plus vite. 

L'amortissement d'une lame dépend essentiellement de la fixité du 
support. Si la lame est tenue à la main, il est impossible de la faire 
vibrer. 

On a cherché comment l'amortissement varie avec la température. 
Les phénomènes sont extrêmement compliqués parce qu'ils dépendent 
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Fig. 198. 



non seulement de la température actuelle, mais encore de tous les 
échauflements antérieurs (phénomènes à hystérésis). 

Un résultat semble toutefois sortir des expériences : l'amortissement 
ne varie pas toujours dans le môme sens quand la température s'élève. 
11 semble que le décrément passe par un maximum au voisinage de 80°, 
et par deux minima vers 20° et 140°. 

Nous sommes dans le cas où le métal se fatigue, c'est-à-dire où de 
nombreuses déformations même petites peuvent modifier, au moins 
temporairement, les fameuses constantes élastiques et encore davantage 
les frottements intérieurs. 

Mais allez donc faire comprendre à des gens qui veulent à toute force 
pondre un mémoire, que ce qu'ils déterminent n'a pas de sens! 

175. Entretien avec un archet; archet tournant. 

1° — On peut entretenir le mouvement des lames et des diapasons 
avec Y archet. 

V archet se compose d'une tige de bois dur et sec, terminée par une 
saillie appelée tété. On tient l'archet par la saillie opposée (hausse) qui 
glisse le long de la tige et qu'on déplace au moyen d une vis de fer. 

il, 20 
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Pour cela la hausse porte un écrou qui se trouve dans une cavité 
creusée dans la tige; on manœuvre la vis avec un bouton d'ivoire. 

J'ai entaillé la tige pour montrer la cavité et l'écrou. 

La partie frottante est constituée par un paquet de crins (queue de 

Crins \ 




Jf&usse 



mm 



3 



" Bouton 



Fig. 199. 

cheval). Ils sont peignés puis fixés dans la tête et dans la hausse par 
des cales de bois entrant de force dans des cavités convenables. 

On tend les crins en agissant sur le bouton, c'est-à-dire en déplaçant 
la hausse. Pour que le crin ne glisse pas sur la corde, la lame ou le 
diapason, on l'enduit de colophane (résine, résidu de la distillation de 
la térébenthine). . 

On se sert de l'archet en faisant glisser les crins sur le corps à mettre 
en vibration. On appuie aussi régulièrement que posible. Avec un peu 
d'habitude on impose ainsi aux oscillations une amplitude énorme- 
La reprise se fait sans changement de phase, comme le prouvent les 
expériences de Lissajous. 
, 2° — AncnET continu. 

Dans le système de télégraphie multiplex Mercadier, on utilise des 




Fig. 200. 

courants interrompus, de période parfaitement déterminée, qui agis- 
sent sur des monotéléphones (c'est-à-dire des plaques ne vibrant sensi- 
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blemcnt que pour une fréquence déterminée du courant). Les- courants 
interrompus sont fournis par des diapasons qu'il est nécessaire d'entre- 
tenir d'une manière permanente. L'entretien magnétique est sujet à 
des ratés : on utilise donc un archet continu. L'appareil peut servir 
dans tous les cas où Ton a besoin d'un courant interrompu, par exemple 
pour exciter à distance une série de diapasons convenablement accordés. 

L'archet Magunna se compose d'un ruban de cuir poncé et colophané 
entraîné par une petite dynamo. 11 attaque le diapason sous l'angle 
de 70°. On modifie la tension (qui doit être relativement petite) en 
écartant plus ou moins la poulie de renvoi. 

L'entretien est facile pour des fréquences de 100 à 1 200. Pour des 
fréquences supérieures on diminue la vitesse. La fréquence est à peine 
modifiée par l'entretien, ce qu'on prouve à l'aide des battements. 



176. Entretien à l'aide d'un échappement. 

1° — 11 est possible d'entretenir un diapason au moyen d'un échap- 
pement (fig. 201); mais c'est un quasi-tour de force mécanique dont 
peu de constructeurs sont capables. 

Kœnig a construit une horloge réglée 
par un diapason de fréquence 64 (128 bat- / \ 

tements à la seconde). 11 a été jusqu'à 
la fréquence 100. Dans le premier cas, C 3f •# £Z 1 

la roue d'échappement porte 64 dents 
et fait un tour à la seconde. Le rouage 

contient des axes faisant un tour à la 

minute et un tour à l'heure, comme dans 
les horloges ordinaires. 

L'ancre est fixée directement sur une 
des branches du diapason. 

Une telle pendule est un objet de col- 
lection coûteux et sans intérêt pratique. 

Pour construire l'appareil on n'ou- 
bliera pas que les déplacements linéaires 
des extrémités des branches du diapa- Fig. 201. 

son sont notables, mais que leurs dépla- 
cements angulaires sont très petits. Pour avoir l'échappement à la tan- 
gente, on est donc conduit à mettre la roue d'échappement comme 
l'indique la figure 201 schématique : les becs de l'ancre sont sur un 
diamètre. On construira facilement l'appareil avec le rouage d'un 
réveille-matin dont le régulateur est un petit pendule, et avec une lame 
vibrante de fréquence 20. 

2° — Chronographe de Hipp. 

Quelque chose d'analogue est réalisé dans le chronographe enregis- 
treur Hipp (genre Morse à deux ou trois plumes). La régulation est 
obtenue par une lame vibrante encastrée à Tune de ses extrémités- à 
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chacune de ses vibrations elle laisse passer une ou deux dents de loup 
d'une épaisse roue dentée qui sert de dernier mobile au rouage. Comme 
les dents choquent la lame? la période de celle-ci n'est certainement 
pas la môme que si elle vibrait en liberté ; mais on obtient un mou- 
vement quasi uniforme. 

La lame rend un son dont il est facile de mesurer la hauteur connais- 
sant la vitesse d'un mobile lent du rouage et la multiplication. 

3° — DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR D'UN DIAPASON. 

La régulation d'un rouage au moyen d'un diapason, plus commodé- 
ment au moyen d'une lame vibrante, permet de déterminer la hauteur 
d'un diapason. Arrangeons-nous, par exemple, pour que le ressort 
vibrant fasse n = 433 vibrations environ par seconde; d'après ce qui 
précède, ce nombre sera exactement connu par le jeu de l'appareil 
lui même. 

Comptons le nombre p de battements que le diapason supposé 
normal (fréquence voisine de ri =435) fait par seconde avec le ressort. 



Surchargeons un peu le diapason (avec deux boules de cire molle); sa 
fréquence diminue. Si le nombre p diminue, il faut prendre le signe -K 
Si le nombre p augmente, il faut prendre le signe — . 

177. — Entretien magnétique. 

1° — Les diapasons sont entretenus magnétiquement par un électro 
placé à peu près au milieu de la longueur des tiges, pour éviter les 
sons partiels et obtenir une oscillation quasi pendulaire. Le diapason 
joue le rôle du battant dans la sonnerie d'appartement (tome I, § 176). 

Le contact se produit entre un fil de platine a et la lamelle de pla- 
tine b portée par un ressort r ; on en règle la position avec la vis V 



Le réglage est peu stable en raison de la petitesse des amplitudes. 
On est tout le temps à manœuvrer la vis V : le diapason s'arrête ordi- 
nairement à l'instant critique de l'expérience. 

On a préconisé divers modes de réglage représentés par la figure 202. 
Une pièce P, mobile sur une glissière, est rapprochée ou éloignée 
du diapason au moyen d'une vis (non représentée). Elle porte une 
pièce de cuivre sur laquelle est disposé le contact. En 1 il s'effectue 
entre un fil ab de platine ou d'argent convenablement tendu, et le 
couteau métallique ou de charbon /?, porté par le ressort mnel dont 
la position est réglée par la vis V. 

Le fil ab est relié au diapason par le fil rs. 

En 2 le fil ab est remplacé par une lame afi de platine ou d'argent. 
En 3 le fil rs agit sur la membrane métallique très mince d'un micro- 
phone à charbon tassé. 



On a : 



ri = n±p> 



(fig. 193). 
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2° — On peut entretenir un diapason de fréquence N avec un diapason 
de fréquence N' voisine de N : />, où p est un nombre entier. 




Fig. 202. 



On y gagne que le diapason d'entretien a les tiges plus longues et 




Fig. 203. 



plus minces, une amplitude linéaire plus considérable, d'où des con- 
tacts plus réguliers. 
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Les deux diapasons sont synchronisés ; le diapason entretenu donne 
exactement un harmonique du diapason d'entretien. 

Le son qu'il rend a la fréquence />N', alors môme que la fréquence N 
du son qu'il donnerait s'il était libre, diffère de pN'. 

L'amplitude est maxima quand on a : N=/?N'; la différence de 
phase est nulle (voir plus loin). 

3° — Montages divers. 

Dans le tome 1 j'ai longuement étudié des appareils comparable^ à 
la sonnerie. J'y renvoie le lecteur. Voici trois montages intéressants 
et théoriquement plus corrects que le montage habituel. - 

a) Entretien réciproque. 

Le dispositif, dû à S, Thomson, imite le couplage des alternateurs. 
Le diapason A éntretient, B qui entretient À, cela avec une seule 
pile P. Les contacts sont disposés comme le montre la figure 203. 




Fig. 204. 



Les diapasons prennent un décalage d'un quart de période. Le schéma 
à droite indique leurs positions quand les contacts se produisent. 

Les flèches montrent l'instant et le sens des impulsions. 

Elles ont lieu au passage par la position d'équilibre, alors que les 
contacts se produisent pour l'élongation maxima. 

b) Entretien par induction. 

L électro est polarisé (c'est un aimant permanent). 

Au passage du diapason par la position d'équilibre le circuit de la 
pile P est ouvert (ou fermé). Il contient le primaire d'un transforma- 
teur T. D'où courant d'un sens ou de l'autre : on connecte la pile de 
manière qu'il y ait répulsion (ou attraction) entre l'électro et le diapa- 
son. Le condensateur évite les étincelles; on peut s'en passer 

c) Entretien par un condensateur. 

La figure 204 en bas indique le montage de ce curieux mode d'entre- 
tien indiqué (comme le précédent) par Gregory en 1889. 
L'électro doit être polarisé. 
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178. — Emission et enregistrement de courants interrompus. 

Les courants qui entretiennent le diapason sont obtenus au moyen 
d'appareils divers. 

En voici quelques-uns que le lecteur s'amusera à reproduire. 

1° — Emploi d'un cylindre vibrant transversalement. 

Sur un socle rigide SS^ fixons solidement une boîte de fer-blanc (boîte 
de conserve). Entretenons en vibration sa paroi latérale au moyen d'un 



électro E et d'un contact à fil de platine disposé à la manière ordinaire. 
L'intérêt de ce dispositif est de permettre le changement continu de la 
période par l'introduction ou la soustraction d'une couche d'eau plus 
ou moins épaisse qui joue le rôle de surcharge inerte. 

2° — Emploi d'une corde. 

La figure 206 indique le montage. 

La corde (métallique, mais d'un métal quelconque) est tendue entre 
les points fixes AA. Elle porte en son milieu un fil de cuivre amalgamé 
à la surface qui peut plonger dans le mercure (recouvert de pétrole) 
que contient le godet G. 

Un aimant est placé de manière que si le courant traverse la moitié 
du fil, la force électrodynamique pousse le fil verticalement vers le 
haut, d'où entretien. 

Conformément à la théorie de l'entretien, l'amplitude augmente 
quand on introduit dans le circuit une spirale de fil augmentant la self- 
induction. 




j 



Fig. 205. 
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.Généralement le fil rend, outre le fondamental, des partiels qui ne 
sont pas harmoniques (corde surchargée en son milieu). 

Une position convenable de l'aimant donne un son simple très ana- 
logue au son d'un tuyau. 

On peut utiliser l'appareil pour obtenir un courant interrompu un 
grand nombre de fois par seconde (1 000 ou davantage). 

Avec un fil d'acier ou de fer, on substitue à l'aimant un électro, de 
préférence un électro blindé (tome I, § 177). 

Avec deux fils on répète commodément les expériences de résonance. 




Fig. 206. 



Le grand avantage d'un fil comme disjoncteur périodique est qu'on 
change aisément et rapidement la période dans de larges limites. 

Le fil passe sur deux chevalets. L'une de ses extrémités est invaria- 
blement fixée; l'autre s'attache à un ressort de boudin peu déformable 
qu'on tend à l'aide d'une pièce mue par une vis micrométrique. 

L'appareil peut être disposé pour séparer le courant d'entretien du 
courant interrompu (ce que montre la figure 206 en bas). 

3° — Enregistrement direct des courants interrompus. 

La mélhode très simple vaut la peine d'être signalée. 

Un mouvement d'horlogerie analogue à celui d'un Morse déroule du 
papier légèrement humide imprégné d'iodure de potassium et d'amidon. 
Une ou plusieurs pointes de platine glissent dessus. 

Quand un courant passe en utilisant une des pointes comme anode, 
le papier montre une trace bleue d'iodure d'amidon. 

On peut donc inscrire par des points bleus les discontinuités pério- 
diques d'un courant, avec un retard extrêmement faible et sans l'inter- 
médiaire d'un électro. 
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179. Résonance. 

1° — La théorie générale de la résonance (tome I, § 182 et suivants) 
s'applique naturellement ici. 
Montons l'expérience avec des lames vibrantes. 

a) Utilisons d'abord pour chaque lame un courant d'entretien inter- 
rompu par la lame môme. A l'aide de surcharges donnons aux lames 
des fréquences peu différentes N,etN 2 . Mesurons la différence 
N t — N 2 = n, en déterminant le temps qui s'écoule entre les passages 
de l'ellipse de Lissajous (voir plus loin) par une de ses variétés. 

Pour préciser déterminons le temps qui s'écoule entre deux évanouis- 
sements consécutifs de l'ellipse suivant Tune des diagonales du rec- 
tangle circonscrit. 

b) Ceci fait, entretenons le diapason 2 au moyen du courant inter- 
rompu par le diapason 1, c'est-à-dire au moyen d'impulsions discon- 



tinues de fréquence N.. Le diapason 2 se synchronise : V ellipse devient 
immobile. Mais la phase dépend de la différence n des fréquences. 

Elle est nulle pour n = 0; elle croît quand n augmente. 

2° — Courants interrompus. 

Pour obtenir des courants interrompus de fréquence bien déterminée 
et transportant des quantités d'électricité variables, on peut utiliser 
deux lames 1 et 2 de périodes peu différentes. 

La lame 1 sert de disjoncteur pour le courant d'entretien; le cou- 
rant passe dans deux électros E, et E 2 disposés à la manière ordinaire. 
Nous savons que les lames prennent une différence de phase qui dépend 
de la différence de leurs fréquences. 

La figure 207 représente schématiquement la partie de l'appareil 
relative au courant interrompu à réaliser. 

Les lames portent des fils de platine de longueurs telles que, pour 
les positions d'équilibre, elles affleurent juste les surfaces du mercure 
dans les godets G, et G 2 . . . 

Si les lames vibrent avec une différence de phase nulle, le courant 
passe pendant une demi-période pour chaque période. 

Si les lames sont décalées, le courant passe pendant un temps 
moindre, qui peut descendre jusqu'au quart de période. 




0 



Fig. 207. 
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En tout cas en effet chaque lame ne ferme le circuit que pendant une 
demi-période. 

Sous l'action de ce courant interrompu, un galvanomètre mis en cir- 
cuit donne une déviation permanente. Elle varie avec le décalage, par 
suite avec la différence des fréquences qu'on fait varier avec une petite 
surcharge. C'est une intéressante expérience de cours. 

3° — Entretien par résonance. 

Pour certaines recherches, on peut entretenir le diapason par réso- 
nance. 

Un disque de laiton D tourne rapidement autour d'un axe vertical. Il 
est percé de \ logements qui maintiennent 4 aimants permanents, sui- 




Fi$. 208. 



vant des rayons du disque et avec leurs pôles de mènic nom placés 
extérieurement. 

Ces pôles passent entre Jes branches du diapason de fréquence N à 
entretenir. 

Soit n la fréquence de rotation (nombre de tours à la seconde)/ 
Le diapason vibre au maximum quand on a : 

_ N N N N 

En mesurant n (voir § 185), on a N. 

4° — Application a la télégraphie multiplex. 

Une curieuse application de la résonance est fournie par le télégraphe 
multiplex Mercadier. Par le procédé du § 175, £°, envoyons simultané- 
ment sur une ligne des courants interrompus de fréquences n p n iy 
assez différentes, au moyen de diapasons D p D 2 , ... actionnant les pri- 
maires des transformateurs /. A la réception ces courants passent dans 
les secondaires des transformateurs t dont les primaires contiennent en 
circuit des électros E agissant sur des plaques vibrantes T respective- 
ment accordées pour les fréquences* n t , n.„... La plaque T t ne vibre 
qu'autant que le circuit du diapason Dj est fermé. Elle reste inerte au 
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passage des courants de fréquence n 2 , /? 3 , ... qui par hypothèse diffèrent 
notablement de n,. 

Pour fermer le circuit des diapasons D utilisons des clefs Morse C. 
La lame correspondante T, vibre tout le temps que la clef C 4 est 
abaissée. D'où la réception au son avec la plaque T t agissant comme 
plaque téléphonique. 

On réalise des points et des traits à la manière ordinaire. 

On obtient des courants continus de même durée grâce au dispositif 




Fig. 209. 

représenté en haut de la figure 209. Un circuit local passe x dans la 
plaque T par l'intermédiaire d'un levier équilibré assez lourd qui ne 
peut vibrer. Quand la plaque vibre, la résistance du circuit augmente 
considérablement. D où l'obtention d'un courant permanent dans la 
diagonale d'un pont de Wheatstone préalablement équilibré, courant 
qui dure tant que la plaque vibre. 

180. Rôle des caisses de résonance. 

1° — Helmholtz faisait ses expériences dans des conditions intéres- 
santes. 

11 utilisait des diapasons. 

Près du diapason 2 qu'entretient le diapason 1, installons comme 
caisse de résonance un tube de longueur convenable, fermé à un bout, 
ouvert à l'autre d'un orifice qu'un disque peut obstruer plus ou moins. 
On modifie ainsi le son de plus forte résonance du tube; on peut le 
rendre plus ou moins voisin du son propre du diapason 2. 

Nous remplaçons en définitive le diapason 2 par le système diapason- 
caisse, dont la période n'est pas celle du diapason 2, pour peu que le 
son de plus forte résonance de la caisse diffère de celui du diapason. 
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Dans ces conditions on constate que la forme de l'ellipse immobile 
se modifie quand on approche la caisse, et cela pour deux raisons. La 
première tient à la variation d'amplitude du diapason 2: elle diminue; on 
peut la ramener à sa valeur première par modification de l'intensité du 
courant d'entretien. La seconde tient à une variation dans la différence 
des phases des deux diapasons synchronisés par le courant; preuve 
d'une variation de la fréquence du système 2 supposé libre de vibrer 
suivant sa propre période. 

Au contraire si la caisse est exactement accordée sur le diapason 2, 
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Fig. 210. 



on modifie bien l'amplitude de la vibration du diapason quand [on 
approche la caisse de celui-ci, mais on ne modifie plus sa fréquence. 
Corrélativement on ne modifie par la différence des phases des diapa- 
sons synchronisés par le courant. 
2° — Voici une expérience de Kœnig. 

11 opère avec un diapason w/ 3 = 256. Le résonateur est un tube de 
12 cm. de diamètre, fermé à un bout par un fond percé d'une ouverture 
de 2,5x li cm., de l'autre par un piston mobile permettant de faire 
varier la hauteur propre de la masse d'air. 

Le diapason vibre devant l'ouverture rectangulaire. 

On élève peu à peu le son propre du résonateur en poussant le piston. 
Quand il est au-dessous du /a 2 = 213, le diapason vibre pendant 
90 secondes, sa fréquence n'est pas altérée. 

Pour le la v l'amortissement est sensiblement augmenté; la fré- 
quence est augmentée de 0,005 environ. 

A mesure que la fréquence du résonateur s'approche et dépasse 256, 
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l'amortissement croît, passe par un maximum, puis décroît. Pour le 
maximum, il y a renforcement notable; mais le son ne dure que 
10 secondes. 

La fréquence du diapason croît tant que celle du résonateur s'élève 
tout en restant au-dessous de 256. Au voisinage de ce nombre, J'accrois- 
sement est de 0,036. Mais au moment de l'unisson, l'altération de la 
fréquence disparaît brusquement : la fréquence est normale. 

Quand, à partir de 256, on hausse le résonateur, la fréquence du dia- 
pason est brusquement diminuée. Puis l'altération décroît pour devenir 
insensible au-dessus du ré 3 dièze. 

Le lecteur remarquera le fait singulier d'un résonateur qui est au- 
dessous (ou au-dessus) de l'unisson et qui produit une augmentation 
(ou une diminution) de la fréquence. C'est juste le contraire de ce qui 
semble naturel (§ 210). 

Kœnig mesure la variation de fréquence en déterminant la période 
de variation de la figure de Lissajous donnée par un diapason inva- 
riable et par le diapason modifié. Quand la fréquence varie de 0,01, la 
période de la variation est de 100 secondes. 



Mesure de la période. 

181. Inscription directe des oscillations. Applications chrono- 
graphlques. 

1° — Nous retrouvons l'expérience étudiée au début du tome I, § 22. 
On arme l'extrémité du diapason d'un crin ou d'un style léger. On 
dispose une plaque enfumée parallèlement à son plan de vibration ; on 



E 




b ip. 21 I. 



la déplace dans son propre plan, d'un mouvement uniforme, parallè- 
lement aux liges vibrantes, de manière que le style y trace un trait fin. 

L'expérience de cours se fait aisément avec une paire de pincettes : 
c'est'un diapason donnant un son grave. 

Si l'on ne veut qu'une expérience qualitative, on fixe une paire de 
pincettes contre une table à l'aide de deux pièces de bois A et B et 
cl'un écrou E. L'une des branches est armée d'un pinceau, qu'on trempe 
dans l'encre. Sur une planche, on colle une feuille de papier. On met 
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la pincette en oscillations ; on tire la planche dans le sens de la flèche. 
Le pinceau dessirîe une sinusoïde (plus ou moins déformée, le mou- 
vement de la planche n'étant pas uniforme). 

2° — Cette expérience de cours se transforme aisément en un pro- 
cédé chronographique d'emploi très général. 

La plaque enfumée est remplacée par un cylindre recouvert de papier 
enfumé. Pour mettre en place le papier, on le mouille, on le gomme 
sur son bord, on l'enroule sur le cylindre, et on le colle à recouvrement. 
En séchant il se tend et donne une surface parfaitement lisse qu'on 
enfume à la manière ordinaire. 

Le diapason est monté avec son axe horizontal et de manière que, 
pour le cylindre au repos, sen style décrive un fragment de la généra- 
trice supérieure. 

Quand Je cylindre tourne uniformément, le diapason trace une sinu- 
soïde dont l'axe est dans une section droite du cylindre, 

Pour que les tracés ne se recouvrent pas après la rotation d'un ou 
plusieurs tours, on donne au diapason un mouvement relatif suivant 
l'axe du cylindre. Parfois (mais rarement) l'axe du cylindre est une 
vis; le cylindre est alors animé d'un mouvement hélicoïdal; le diapason 
est fixe. 

Plus souvent le cylindre n'est animé que du mouvement de rota- 
tion; le diapason est porté par un chariot qui se déplace parallèlement 
à l'axe du cylindre, entraîné par celui-ci comme l'outil d'un tour à 
fileter. 

3° — Il est avantageux de ne pas imposer au diapason le tracé de la. 
sinusoïde. 

On peut utiliser comme intermédiaire un électro mis dans le circuit 
d'entretien du diapason qui peut alors être placé dans de meilleures con- 
ditions de stabilité, à quelque distance de l'enregistreur. L'armature de 
l'électro porte le style qui trace, non plus une sinusoïde, mais deux^ 
traits correspondant à la fermeture et à la rupture du courant. 

Il .est clair que^ pour obtenir un grand nombre de périodes à la 
seconde, l'armature doit avoir un moment d'inertie extrêmement petit 
et être rappelée par un couple considérable. Si par exemple l'électro 
doit obéir à un diapason de fréquence 100, il est clair que le temps mis 
par l'armature pour aller d'un de ses butoirs à l'autre, doit être infé- 
rieur à 0%005. 

Deprez a construit de très petits électros qui permettent d'enregistrer 
jusqu'à 600 signaux à la seconde. 

4o — Pour intéressante que soit cette application de l'électro; elle 
n'est guère à conseiller dans le cas qui nous occupe. 

Mieux vaut utiliser une lame vibrante aa ; une pince P mue par la 
vis V, permet de changer sa longueur utile et de la syntoniser (au 
moins approximativement) avec le diapason. 

Elle porte comme armature une masselotte de fer doux m sur laquelle 
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agit un électro E excité par le courant interrompu envoyé par le dia- 
pason. 

Nous savons que la lame se syntonise exactement sur le diapason; 




Fig. 212. 

l'amplitude de la vibration dépend de l'intervalle entre sa fréquence 
propre et celle du diapason. 

A l'extrémité de la lame est fixé un léger style de roseau. 

L'appareil inscripteur a de petites dimensions; il est facile à loger, 
à régler; de plus il donne des signaux plus facilement lisibles. 

On ne pourrait pas l'utiliser 
seul parce que sa période pro- 
pre est mal déterminée ;mais elle 
n'agit guère ici que sur l'ampli- 
tude. 

5° — Enregistrement porta- 
tif DES SECONDES. 

Il est souvent utile d'enre- 
gistrer la seconde ou une frac- 
tion de la seconde (le cinquième 
en général); le diapason, quand 
il subsiste, sert à fractionner Fig. 213. 

cet intervalle. Pour les appareils 

qu'on doit transporter, on utilise commodément un style mû directe- 
ment par une grosse montre (que nous appellerons chronomètre, si 
le lecteur le désire). 
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Le style tourne autour d'un axe (mobile pour faciliter le réglage). On 
donne à sa pointe un mouvement brusque en appuyant une pièce P 
raccordée au style contre les dents d'une roue (fig. 213). D'où les sou- 
bresauts de la pointe, équîdistants d'un intervalle qui dépend du 
nombre dés dents de la roue et du temps qu'elle met à faire un tour. 
Généralement deux roues sont accolées dont Tune porte 5 fois plus de 
dents que l'autre : en faisant glisser la pièce P sur son axe, la pointe 
du style enregistre la seconde ou le cinquième de seconde. 



182. Inscription photographique des amplitudes. Mesure de la 
période. 

1° — Lorsqu'on veut déterminer, par exemple, la variation de la fré- 
quence et de l'amortissement en fonction de l'amplitude, on utilise 
commodément la méthode d'inscription étudiée au tome I, para- 
graphe 78, dans le cas du pendule. 

Sur un cylindre tournant C on enroule une pellicule photographique. 

On fait tomber dessus L'image P' d'un point P fortement éclairé, 




image que donne une lentille L par réflexion sur un miroir m collé sur 
la lame ou sur le diapason, et sur un second miroir fixe M. 
On enregistre une sinusoïde. 

Comme il ne s'agit pas de déterminer la loi du mouvement, on diminue 
beaucoup la vitesse de rotation, du film, de sorte que les sinusoïdes se 
trouvent trè^serrées; leurs zéros sont à une distance l'un de l'autre 
inférieure au millimètre. 

Les maximums qui correspondent à la vitesse nulle de rotation du 
miroir m, sont très nettement marqués; ils forment un trait interrompu 
qui donne immédiatement la loi de décroissance des amplitudes en 
fonction du nombre des oscillations; cela que la vitesse de rotation du 
cylindre C soit constante ou non. 

11 est important d'observer que la longueur du trait enregistré est 
proportionnelle, non pas au déplacement linéaire de l'extrémité m de 
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la lame vibrante (ou de la branche du diapason), mais à sa rotation : si 
le miroir se translate sans tourner, l'image P' de P est immobile. 

Soit théoriquement, soit par une expérience directe, il faut donc 
relier la longueur de l'image au déplacement linéaire qui est lui-môme 
fonction de la rotation. 

11 va de soi que le miroir M doit être un peu en avant du tableau, la 
lentille et le point' P un peu en arrière, pouç que le miroir M n'inter- 
cepte pas la lumière qui tombe sur le miroir m. 

2° — Reste à repérer les temps sur les sinusoïdes. 

Un procédé curieux consiste dans l'emploi d'un arc à courant alter- 
natif pour l'éclairage du point lumineux : la sinusoïde apparaiten traits 



discontinus. En raison même de l'inertie des alternateurs industriels, 
on peut considérer comme rigoureusement invariable, pendant un 
temps assez court, la période du courant : chaque discontinuité de la 
courbe enregistrée correspond à un intervalle de temps toujours le 
même, au moins pour une expérience de courte durée. 

Je signale le procédé, mais il est rarement applicable en raison de la 
petite fréquence des courants alternatifs industriels, de la variation 
continue de l'éclat du charbon, et aussi des variations continues de la 
période. Le procédé suivant est bien meilleur. 

Parallèlement à l'écran percé du trou P, est un écran E porté par un 
diapason entretenu électriquement qui fait par exemple 100 oscillations 
à la seconde. Posons que son plan d'oscillation est vertical. 

S'il était opaque et percé d'une fine fente horizontale, il produirait 
tous les centièmes de seconde, des éclairs (durant 0,0001 de seconde 
pour fixer les idées). Sur le film on obtiendrait non plus les sinusoïdes 
complètes, mais seulement un ou plusieurs points de chaque sinusoïde, 
à supposer la période de la lame plus longue que celle du diapason 
chargé de produire les éclairs. 
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Mais on n'aurait pas ainsi les amplitudes. 

On tourne la difficulté en prenant pour écran E une lamelle de verre 
peinte en jaune, sauf une ligne très fine qui est juste avant le trou 
quand le diapason est au repos. Le jaune diminue la puissance photo- 
chimique de la lumière. Des sinusoïdes on ne voit donc que les extré- 
mités (la quasi-immobilité du miroir compense la perte de lumière par 
absorption), et les points noirs qui correspondent au passage de la 
fente sur le trou. 

Dans ces conditions on ne demande au cylindre sur lequel le papier 
photographique est enroulé, que de tourner à peu près uniformément ; 
la vitesse angulaire se trouve déterminée par les procédés ci-dessus 
décrits. 

Si la fréquence du vibrateur étudié est identique à celle du diapason 
qui produit les éclairs, les points noirs sont sur des exponentielles. 

Les exponentielles deviennent des droites parallèles si la vibration 
étudiée n'est pas amortie. 

Si les périodes des deux appareils diffèrent, les points noirs sont sur 
des sinusoïdes amorties dont la période est celle des battements (fré- 
quence égale à la différence des fréquences). 

183. Mesure stroboscopique de la période. 

1° — Pour mesurer la période en valeur absolue, on peut armer le 
diapason ou la lame d'un style qui trace une sinusoïde sur un cylindre 
enfumé tournant avec une vitesse connue. 

Mais il est à craindre que la période soit altérée par le frottement. 

Le procédé doit être réservé à la division du temps en parties égales : 




Fig. 2iG. 



on inscrit simultanément la seconde ou la demi-seconde; la sinusoïde 
permet de la couper en petites parties. 

2° — Le procédé habituel utilise la stroboscopie (fig. 216). Je con- 
seille aux Français de ne pas présenter M. Lippmann comme inventeur 
de la méthode. Ce physicien a passé sa vie à démarquer des choses 
connues; j'admets volontiers que c'est par ignorance : ne montrons pas 
une ignorance égale qui nous rend parfaitement ridicules à l'étranger. 
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C'est très bien de se considérer comme le nombril du monde quand 
personne n'existe pour vous donner un démenti : malheureusement ce 
n'est pas ici le cas. Depuis Savart qui l'utilisa l'un des premiers, et 
Plateau qui la dota -de procédés réguliers, la stroboscopie est une 
méthode classique. 

Imaginons un cylindre, de 30 cm. de diamètre par exemple, tournant 
avec une vitesse uniforme de Tordre du tour à la seconde, vitesse 
facile à connaître en valeur absolue par inscription chronographique 
ordinaire. La circonférence vaut 1 m. environ. Collons sur le cylindre 
une bande de papier portant des traits blancs sur fond noir. L'équidis- 
tance des traits sera de 5 à 10 mm., de sorte que pour chaque tour, 
en un point donné, passeront de 200 à 100 traits. 

Je prends ces nombres pour fixer les idées : on choisira le nombre 
des traits en rapport avec la période à déterminer. 

Comme il est préférable d'avoir des traits blancs sur fond noir et 
qu'il est ennuyeux et peu précis de déterminer une à une leurs posi- 
tions, avec un compas, on pourra se servir d'une roulette dentée qu'on 
fera tourner sur la bande tendue sur un plan. La position des traits est 
ainsi déterminée. On se servira de papier noir; on tracera les traits 
à la gouache. En mouillant légèrement le 
papier, on peut s'arranger de manière qu'il 
y ait un nombre exact d'intervalles sur le 
pourtour du cylindre. Nous allons voir du 
reste qu'une légère variation des intervalles 
n'a pas d'importance. 

Un objectif O projette les traits sur le plan * 
P; on les regarde avec un microscope O'O". 
En D est le diapason qui oscille dans le 
sens de la double flèche; par conséquent, il 
ne laisse voir des traits qu'une longueur tT 
périodiquement variable. 

Dans le plan P les images horizontales 
des traits ont à chaque instant l'équation : 

y = vt — ke\ 

v est la vitesse linéaire du déplacement ver- 
tical des images dans le plan P; e est l'équi- 
distance des images; k est la suite des 
nombres entiers. 

Considérons une des images. La branche 
verticale du diapason parallèle à Oy sert d'écran mobile et limite sa 
longueur. 

A chaque instant elle a pour équation : 

x = x { -+- x 0 sino)/. 
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En raison de la persistance des impressions lumineuses, nous verrons 
donc dans le champ une partie éclairée limitée par la courbe : 

u-\-ke 

Mais nous avons une série de traits lumineux parallèles qui défilent 
successivement. 
Pour qu'ils fournissent tous la môme limite, il faut que : 

-^l = 2*A, e = vT. 

V ' 

L'écarlement des traits doit être tel qu'en une période T du diapason, 
l'un d'eux se substitue exactement au précédent. 
L'écarlement peut être encore double, triple,... de la valeur ainsi 



Bande stroboscopiyue à col/er sur Je pourtour du cyJindrc 
Fig. 218. 

déterminée. Quand une de ces conditions est satisfaite, la partie lumi- 
neuse du champ est limitée par une sinusoïde immobile. 

Si e diffère très peu d'une des valeurs précédemment déterminées, 
la sinusoïde se modifie d'un trait à l'autre : nous voyons donc une 
limite moins nette et qui se déplace vers le haut ou vers le bas du champ 
suivant que le cylindre tourne moins vite ou plus vite qu'il ne faut pour 
l'immobilité (avec les sens choisis bien entendu et après les deux ren- 
versements dus aux objectifs O et O'). 

L'expérience consiste à maintenir la sinusoïde immobile en moyenne 
et à enregistrer la vitesse du cylindre par comparaison avec une horloge 
étalonnée. 

Pour modifier très légèrement la vitesse du cylindre, on tourne dans 
un sens ou dans l'autre une poulie p sur laquelle s'enroule un cordon 
qui passe sur l'axe du cylindre. Ainsi l'on diminue ou l'on augmente le 
frottement du cordon sur l'axe. 
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3° — On généralise le procédé en traçant sur le cylindre des traits 
dont le nombre croît progressivement d'une extrémité à l'autre. On 
donne au cylindre une vitesse angulaire invariable; on le déplace 
parallèlement à son axe de manière à voir les traits immobiles. D'où 
Ton déduit la fréquence du corps oscillant sur lequel est monté le 
système à travers lequel on regarde. Ce peut être un comparateur 
d'Helhmholtz ou un vibroscope de Lissajous (§ 187). 

184. Seconde méthode. 

î° — La figure 219 représente une projection horizontale de l'appareil. 
En E est un écran fixe percé d'une fine fente verticale. En P est 
la projection d'une plaque verticale percée d'une fente fine et portée par 




Fig. 219. 



l'extrémité d'un pendule qui bat la seconde. Les deux fentes sont en face 
Tune de l'autre et la lumière passe, quand le pendule traverse sa posi- 
tion d'équilibre. Nous avons donc un éclair toutes les secondes, plus 
généralement deux éclairs dans la période du pendule. 

Le diapason vertical D porte une lentille L qui donne l'image de la 
fente F sur l'écran E'. Naturellement la position de l'image F' de F 
dépend de la phase du diapason au moment où se produit l'éclair. 

Ceci posé, si la fréquence du diapason est un multiple exact $ de la 
fréquence de l'éclair (par exemple, si l'éclair se produit toutes les 
secondes et si <ï> = 64 exactement), l'image F' se forme toujours à la 
môme place sur l'écran E'. 

Mais si l'on a : 

4> = 644-0,1 = Nh-1 : n, 

au second éclair la phase du diapason a crû de 36°; au troisième, elle a 
crû de 72°, etc.... Bref nous verrons successivement l'image F' dans 
10 positions différentes. Au bout de 10 secondes, le diapason a avancé 
exactement d'une vibration : les phénomènes se reproduisent. 

Généralement si la fréquence est d'un entier N plus la fraction 1 : n % 
la période du phénomène comprend n images distinctes, d'autant plus 
rapprochées que n est plus grand. Pour connaître le nombre n, il faut 
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donc compter le nombre des images qui apparaissent de seconde en 
seconde pendant une période du phénomène, c'est-à-dire jusqu'à ce 
que l'image se reforme au même point de l'écran E'. 

La méthode donne la fraction 1 : /i, mais ne donne pas l'entier N. 
Pour savoir si la fraction est à additive et soustractive, le plus simple 
est de surcharger la lame ou le diapason avec un peu de cire molle : la 
fréquence diminue. Si la fraction est additive. le nombre des images 
augmente, si elle est soustractive, le nombre des images diminue. 

2° — Michelson recommande de charger le diapason de manière que 
la période du phénomène soit d'environ 10 secondes. Généralement 
la onzième position de l'image ne coïncide pas exactement avec la pre- 
mière. 

On détermine alors combien il faut de périodes approchées du phé- 
nomène pour que la coïncidence soit rigoureuse (période exacte du 
phénomène). 

Autrement dit, on prend pour fréquence du diapason : 

* = N + -i(l- 6 ). 
Au bout de 10 secondes, le diapason a fait : 
ION H- 1 — e vibrations. 

L'image revient plus exactement à la même position après un p pério- 
des, p étant tel qu'on ait pe = 1. Mesurant p, on a la correction e. 

On détermine ainsi le nombre n à un centième près. 

La méthode suppose que l'on compare à l'horloge un diapason auxi- 
liaire entretenu électriquement. On compare ensuite à ce diapason 
auxiliaire les diapasons à étalonner, par exemple en utilisant la méthode 
des figures de Lissajous. 

3° — Reste à déterminer l'entier N. 

Installons deux appareils au voisinage l'un de l'autre de manière que 
les horloges puissent être comparées l'une à l'autre par la méthode 
des coïncidences. Soit Tj et T 2 leurs périodes supposées voisines. Nous 
trouvons ainsi pour les fréquences du diapason : 

4\ = N 4 -f- a n 

par rapport à l'horloge de période T 4 , 

d> 2 = N,-ha 2 , 

par rapport à l'horloge de période T 2 . 
Écrivons que la période du diapason reste constante : 

(N 1 +.a,)T 1 = (N J -ha l )T J . 

Nous devons choisir les entiers Ni et N 2 de manière que cette équa- 
tion soit satisfaite. 
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4° — On a donné à la méthode les formes les plus diverses. 

Nous pouvons produire l'éclair avec un miroir fixé au pendule (§ 22 
du tome I) et le recevoir sur un miroir fixé au diapason. 

La figure 220 représente le dispositif autocollimateur de Reed 
commode dans certains cas. L'éclair illu- 
mine la fente /"latérale d'une lunette der- 
rière laquelle est un prisme à réflexion 
totale. 

La lumière passe à travers l'objectif, 
tombe sur le miroir m porté par le dia- 
pason, et revient faire l'image de la fente 
f dans un plan que vise un oculaire 
positif. 

Pour la manière d'installer le miroir 
producteur d'éclairs, le lecteur se repor- 
tera au paragraphe 22 du tome I. 

Quand le diapason vibre, on voit dans 
le champ de la lunette une succession 
d'images dont les positions varient pério- 
diquement. Elles sont assez fines pour 
que la coïncidence de l'une d'elles avec 
le fil réticulaire soit perceptible. La 
période du phénomène est déterminée 
par deux passages consécutifs de l'image 
sur le réticule; comme les images se pro- 
duisent toutes les secondes environ, il est 

facile de compter leur nombre n dans une - , 

période. 

On détermine le nombre n=qn de 
passages pour q périodes; le quotient ri : 
q donne le nombre 72 qui n'est pas néces- 
sairement entier. 

5° — Les éclairs peuvent être produits par un diapason D de fré- 
quence N entretenu électriquement et maintenu dans des conditions 
aussi invariables que possible. Chaque branche porte un petit écran 
percé d'une fente fine F; les fentes sont l'une devant l'autre quand le 
diapason est au repos. D'où des éclairs au passage par la position 
d'équilibre quand le diapason vibre. 

Le diapason D' de fréquence n à étudier porte un miroir sur lequel la 
lumière se réfléchit. On regarde la fente F dans une lunette par 
réflexion sur le miroir. Si Ton a rigoureusement n = 2N, la lumière 
tombe sur le miroir quand celui-ci est dans un azimut toujours le 
même : l'image dans la lunette est fixe. 

Si n = 2N -f- v, l image oscille avec une fréquence v qu'on mesure. 

La méthode sert pour déterminer une modification du diapason D', 



Fig. 220. 
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par exemple pour savoir comment le magnétisme, la température, 
l'amplitude,... influent sur la fréquence. 

Si Ton prévoit une diminution de la fréquence, on s'arrangera de 
manière que d'abord n soit légèrement plus grand que 2N. Ainsi le 
nombre des oscillations par seconde sera toujours facile à compter. 

La méthode est très analogue au comptage des battements, mais elle 
s'applique dans des conditions où les sons seraient difficilement per- 
ceptibles. 

185. Manière de vérifier que la vitesse angulaire d'un arbre 
est constante. 

1° — C'est une application de la méthode précédente. 

La fente mobile, au lieu d'être fixée sur un pendule, est percée dans 
un disque entraîné par l'arbre. A chaque tour du disque, par suite à 
chaque tour de l'arbre, se produit un éclair. 

Recevons l'éclair sur la lentille L de la figure 219; tout ce que nous 
avons dit subsiste. 

Si la période de rotation du disque vaut exactement un nombre entier 
de périodes du diapason, l'image est unique et immobile. 

Si p périodes de rotation du disque valent exactement q périodes du 
diapason, nous aurons p images immobiles. 

Inversement en maintenant les images immobiles, nous sommes 
assurés de maintenir une valeur constante du rapport p : q, c'est-à-dire 
d'imposer à l'arbre une vitesse angulaire constante. 

2° — La méthode la plus souvent utilisée consiste à regarder un pla- 
teau tournant à travers une paire de fentes, disposées sur les branches 
d'un diapason de manière que la lumière ne passe qu'à l'instant où le 
diapason traverse sa forme d'équilibre. Sur le plateau est collé un papier 
blanc divisé en anneaux concentriques, respectivement noircis sur (par 
exemple) ç = 4, 5, 6, 7, 8 secteurs équidistants. 

Pour maintenir constante la vitesse angulaire du plateau, on s'arrange 
de manière à voir immobile l'un des anneaux. 11 faut pour cela que le 
plateau tourne de p : q tours entre chaque découvrement de la fente 
(éclair) ; p est un nombre entier quelconque. 

Utilisons un diapason de fréquence n; l'intervalle entre les éclairs est : 
1 : 2n. Le plateau tourne p : q tours dans le temps 1 : 2n. 

Il fait donc par seconde le nombre N de tours : 



J. J. Thomson et Searle utilisent cette méthode dans leur détermina- 
tion du nombre « v ». Comme ils donnent N = 16 comme minimum 
dans les conditions précédentes, les fentes étaient réglées pour ne 



N =z Znp : q. 

Soit par exemple n = 64; le nombre N minimum est : 
? = 4, /> = !, N = 32. 
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fournir qu'un éclair par vibration du diapason, à l'un des bouts de 
l'oscillation par^ conséquent. Dans ces conditions les éclairs durent plus 
longtemps, mais on est plus sûr de leur équidistance. 

185 bis. Méthode cle Mach. 

î° — Sur un disque de verre enduit de vernis noir enlevons un trait fin 
dessinant une spirale d'Archimède. Faisons tourner le disque autour de 



y 




\ 



Fig. 221. * 

son axe géométrique O, à la vitesse den tours par seconde. Suivant Ox 
et près du disque plaçons une fente fine horizontale; éclairons par 
derrière au moyen d'un arc et d'une lentille : nous réalisons ainsi un 
point lumineux qui n fois par seconde part du point O et se déplace uni- 
formément suivant Ox. 

Regardons-le dans un miroir qui oscille autour d'un axe horizontal 
(fixé sur un diapason vertical). L'image du point oscille suivant O*/. 

Grâce à la persistance des impressions lumineuses, chaque parcours 
horizontal du point fournit une sinusoïde visible en son entier. 

2° — Voyons comment elle se déplace. 

Soit T=l : n la période de rotation, T' = l : n' la période du 
diapason. Supposons n> n\ T < T. 
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Admettons qu'à l'origine des temps le miroir passe par sa position 
d'équilibre quand le point lumineux émerge du centre du disque : nous 
avons la sinusoïde 1. 

Quand à nouveau le point lumineux émerge du centre, le miroir n'a 
pas fini son oscillation. La nouvelle sinusoïde débute par un point Ad'y 
négatif (sinusoïde 2). Et ainsi de suite. 

A la vérité toutes ces sinusoïdes sont distinctes : le phénomène est 
discontinu. Mais si n et n f diffèrent peu, les courbes successives sont 
assez voisines pour que Ton croie voir une sinusoïde se déplacer d'un 
mouvement continu et uniforme. 

Dans notre hypothèse (n > n') elle s'éloigne du centre. 

Le mouvement est de sens inverse (centripète) pour n < n'. 

3° — Déterminons la vitesse du mouvement. 

Le point A revient en O après une oscillation complète et la sinusoïde 
est rétablie dans sa position initiale quand la condition : 

t = AT' = (A -h 1 ) T, 

est satisfaite. 

11 revient au même de dire que pendant le temps t, une période de la 
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Fig. 222. 



sinusoïde passe à travers une droite quelconque D parallèle à Oy. Soit 
p le nombre de périodes qui traversent la droite dans l'unité de temps. 
On a : 

— 1 — n ' — n 
p ~~~ k ~ k-hi ' 

D'où : 

n—p(k-\- 1), n' = kp, n = n' -t- p, 

équation qui donne n quand on connaît n' et qu'on rtiesure p. 

4° — Il n'est pas nécessaire que la spirale aille jusqu'au centre du 
disque; on peut en utiliser seulement un arc relativement petit. 
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Au lieu d'une spirale tracée sur Tare 2rc, on peut tracér q spirales 
chacune sur Tare 2it : q; le phénomène est le môme. 
La formule donnant le nombre n de tours du disque devient : 

nq = n' -hp. 

Le phénomène peut se projeter avec une lentille / qui donne une 
image réelle D' du disque D; de même on peut l'observer dans un viseur 
dont / est l'objectif. 

185 ter. Mode d'observation des compte-secondes. 

tes compte-secondes à plume inscrivante sont facilement déréglables; 1 
le limbe se salit ; bref on ne saurait les recommander. 
Voici comment il est souvent possible de tourner la difficulté 



mirmr fixe 




compteur a secondes 
Fig. 222 bis. 



(fig. 222 bis). L'appareil oscillant ou tournant dont il faut mesurer la 
période, porte le miroir mobile; quand il passe dans un azimut bien 
déterminé, il réfléchit dans la lunette la lumière d'une fente /. 
D'où un éclair qui sert de top. 

On regarde dans la lunette un compte-secondes (fortement éclairé par 
la lampe L) par réflexion sur un miroir M demi-transparent. On suit 
donc le déplacement de l'aiguille fortement grossi. On lit sa position 
lors des éclairs. Comme on voit constamment le limbe, il est facile de 
prévoir où l'aiguille se trouvera pour l'éclair suivant et de préparer l'œil 
à la lecture. 
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186. Expériences de Lissajous. Mouvements rectangulaires. 

î° — Il est important de répéter ces expériences avec des appareils 
robustes, faciles à construire, qu'on ait la satisfaction de modifier à 
son gré et de démolir au besoin. Pour connaître les phénomènes, peu 




Fig. 223 



importe que la fréquence soit 25 ou 500 : il est préférable qu'elle soit 25 
si l'expérience est plus belle et plus simple. 

Sur la lame L 2 oscillant verticalement, fixons un petit carré de clin- 
quant C percé d'un trou d'épingle T (fig. 223 en perspective, 
fig. 224 en projection horizontale). Soit y 0 l'amplitude de l'oscillation : 

Y= Y 0 sin(co 2 /--hP). 
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Sur la lame L p oscillant horizontalement, Gxons la lentille conver- 
gente l r Soit ^ l'amplitude de l'oscillation de son centre optique : 

X = X 0 sinfc^f-f-a). 
La lentille l v envoie sur le trou T un faisceau intense de rayons conver- 

8 i a 




Fig. 224. 

gents. La lentille / 2 donne une image T' du trou T, sur un écran placé 
à la dislance A. Cherchons l'équation de la courbe décrite par T' : 



x = x 0 sin (cojj + a), y = y 0 sin (<o 2 / + p). 
On a évidemment : 



(i) 



x = X 



y = -Y- 



Dans le chapitre i du tome I nous étudions en détail la forme des 
courbes (1) ; j'y renvoie le lecteur. 

2° — En particulier si les lames sont à l'unisson, la courbe est une 
ellipse immobile : 

x = x 0 sin(w/ -h a), y = t/ 0 sin(o)/H-p) î 

dont la forme varie avec la différence de phase (a — p). 

Si a — p = 0ou=TT, l'ellipse s'aplatit suivant les diagonales du 
rectangle de côtés 2a? 0 , 2(/ 0 , dans lequel l'ellipse est toujours inscrite. 

Supposons les périodes très voisines. 

Soit N t et N, les fréquences; posons : 

N t — N i = n. 

Les équations deviennent : 

x = x 0 sin (2* NjZ + a), y = y 0 sin (2tc N 4 / — 2it ni -f- p). 
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Nous pouvons donc supposer que les fréquences sont les mêmes, en 
considérant la différence de phase comme variable. L'ellipse se déforme 
continûment; la fréquence du phénomène périodique est n. D'où suit 
qu'en comptant le nombre de fois que l'ellipse s'évanouit par seconde 
suivant l'une des diagonales du rectangle dans lequel elle reste inscrite, 
nous déterminons la différence n = N t — N t , des fréquences des lames. 
C'est un procédé très commode et très précis de comparaison des 
fréquences, procédé analogue à la méthode des coïncidences. 

3° — Emploi de miroirs ou de lentilles. 

Les expériences originales de Lissajous étaient montées avec des 
miroirs. Il n'est pas inutile de comparer les deux systèmes. 




Fig. 225. 



Un miroir par la méthode de Poggendorff mesure un déplacement 
angulaire; une lentille mesure un déplacement linéaire. 

Les avantages et inconvénients relatifs du miroir et de la lentille 
sont compris dans cette formule. 

Assimilons la lame vibrante (fig. 225) à un pendule de longueur L 
tournant autour d'un axe O (assimilation peu exacte mais suffisante 
pour calculer les ordres de grandeur). 

L'amplitude angulaire est a. 

Avec une lentille et par réflexion sur le miroir, obtenons une image 
réelle de la tente F, sur un écran E à la distance / du miroir. 
L'amplitude de l'oscillation de Pimage F' est : 

A = 2a/. 
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Employons une lentille avec la disposition représentée au bas de la 
figure 225. L'amplitude de l'oscillation du centre optique de la lentille 
est aL. L'amplitude de l'oscillation de l'image F' est : 

A' = aL(A:«). 

D'où la formule : 

A' _ LA 
A 2/8 * 

Approximativement on a le même encombrement pour / = A. 
D'où : 

# A':A = L:28. 

Les amplitudes sont donc généralement du même ordre de 
grandeur. 

Certaines remarques sont utiles. 

Il est plus facile de régler un appareil à lentille qu'un appareil à 
miroir, ne serait-ce qu'en raison de la supériorité optique des lentilles 




Fig. 226. 



sur les miroirs de petites dimensions. Les miroirs ont une double face 
réfléchissante ou bien ils se ternissent. 

Le miroir produit sensiblement le même effet, qu'on le mette au bout 
de la lame ou plus près du milieu; l'expérience montre en effet que le 
bout de la lame reste sensiblement rectiligne. Il produit rigoureu- 
sement le même effet angulaire qu'on le mette sur un pendule au bout 
ou près de l'axe : mieux vaut toujours le mettre près de l'axe pour 
éviter un changement de mise au point résultant de la translation. 

Au contraire la lentille doit être placée au bout de la lame ou du 
pendule. Cela revient à dire que dans l'amplitude A, la longueur L 
n'intervient pas ; elle intervient dans l'amplitude A'. 

On utilise parfois un miroir et une lunette (fig. 226) : on met la 
lunette au point sur la fente F. La distance / de la formule A = 2a/, est 
alors la dist mce du centre optique de l'objectif de la lunette au plan 
dans lequel se fait l'image. Cette distance est alors toujours petite 
(60 cm. au maximum avec les lunettes usuelles des laboratoires), mais 
l'oculaire grossit ordinairement une dizaine de fois. On rattrape d'un 
côté ce qu'on perd de l'autre, et l'encombrement est moindre. 
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Fiff. 227. 



Si Ton utilise une lentille, on se borne à observer avec un oculaire 
positif qui avec la lentille constitue une lunette. 

187. Comparateur d'Helmholtz. Vibroscope de Lissajous. 

1* Disons quelques mots du comparateur d'Helmholtz dont 
l'importance historique est grande (fig. 227). 

Il s'agit d'étudier les oscillations (par exemple) d'une corde C. 

Tendons-la horizontale- 
ment, normalement au ta- 
bleau. 

Faisons-la osciller dans un 
plan vertical : le point C se 
déplace de a en 6, puis de 6 
en a. 

Installons un diapason D 
vertical, entretenu électri- 
quement, qui oscille norma- 
lement au tableau. Les extré- 
mités de ses tiges sont élar- 
gies en disques et percées 
de trous T taraudés dans les- 
quels on peut visser l'objectif O d'un microscope et un contrepoids 
de môme masse. 

L'objectif donne du point C une image qu'on observe avec l'oculaire 
habituel maintenu fixe. On colle sur la corde des grains d'amidon qu'on 
éclaire fortement. On voit donc dans le microscope la courbe qui résulte 
de la composition des mouvements rectangulaires du point C (grain 
d'amidon) et de l'objectif. C/est exactement l'expérience du paragraphe 
précédent réalisée avec un appareil très commode, malheureusement 
coûteux. 

A la vérité, il n'est pas difficile d'en construire un capable de très 
jolies expériences avec un oculaire de 25 francs et un objectif de 15. 

On soudera une plaque P sur la lame vibrante V. 

Sur cette plaque on fixera l'objectif à plat par un procédé quelconque. 

On disposera l'oculaire fixe à distance convenable. 

Au lieu d une corde on peut viser un point de la surface d'un diapason. 
On l'enduit d'un peu de gomme arabique très claire, on jette de la 
poudre d'antimoine finement tamisée. On éclaire très obliquement : la 
surface polie du diapason n'est pas lumineuse, sauf aux points où se 
trouvent les grains à facettes qui apparaissent comme de petites étoiles. 

2° Lissajous a construit un appareil analogue destiné à étudier les 

mouvements vibratoires de grande amplitude des objets relativement 
éloignés (anches...). 

Il est quasiment impossible de faire vibrer l'objectif d'un viseur, vu 
sa masse. Lissajous tourne la difficulté en utilisant une lunette terrestre 
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dont il fait vibrer le second verre du train redresseur (le troisième de la 
lunette à partir de l'objectif). 

Même pour des objectifs de grande ouverture, les ouvertures des 
verres du train sont petites : la difficulté signalée n'existe plus. On 
coupe donc la lunette au niveau du train, on maintient solidaire les 
deux morceaux du tube par un cadre métallique; dans ce cadre oscille 
le diapason qui porte le verre mobile et qu'on entretient électriquement. 

488. Phasemètre. 

On sait que deux courants alternatifs, de même période, obtenus par 
induction peuvent être décalés l'un par rapport à l'autre. Arrangeons- 
nous de manière qu'ils entretiennent deux vibraleurs sans différence 
respective de phase. La détermination de la forme de l'ellipse de 
Lissajous donnera la phase relative des vibraleurs, par suite celle des 
courants d'entretien (qui par hypothèse est la même). 

Aux diaphragmes de deux téléphones sont fixés deux petits miroirs; 
on installe les appareils de manière à obtenir la figure de Lissajous. On 
modifie le serrage de chaque disque de manière à le mettre à l'unisson 
du courant alternatif correspondant : la résonance est alors maxima, le 
décalage est nul. On détermine la différence de phase entre les disques. 

189. Composition d'un mouvement rectiligne et d'un mouvement 
oscillatoire. 

1° — Pour enregistrer le mouvement d'un point vibrant, par exemple, 
suivant une horizontale, on lui associe généralement un plan se 
déplaçant suivant la verticale, ou, ce qui revient au même, un cylindre 
tournant autour d'un axe parallèle à la vibration; plan et cylindre ont 
un mouvement uniforme dans le cas le plus simple. 

Les phénomènes deviennent plus curieux quand on reçoit la vibra- 
tion horizontale sur un plan animé lui-même d'une vitesse horizontale 
(uniforme pour simplifier) ou sur un cylindre d'axe vertical. 

Pour obtenir un résultat net, il faut donner au cylindre un mouve- 
ment hélicoïdal de manière que les traits qui correspondent à chaque 
tour ne se recouvrent pas. 

Pour savoir ce qui se passe, ramenons le plan au repos en imprimant 
au système une vitesse égale et de signe contraire. 

Le point oscillant est alors animé de deux mouvements : 

Le mouvement résultant est : 

y = y i -J r y î = ai~{-b sin u> /. 

H est représenté par la courbe y de la figure 228. 
La vitesse à chaque instant est : 



ÈL 



= a -h 6(ocosu)/. 



n, 22 
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Elle s'annule deux fois à chaque oscillation, pourvu qu'on ait : 

CL i 
COS(d/ = r — , a < 6(0. 

La courbe présente une inflexion horizontale, si Ton a pour la vitesse 
nulle : 

— coso)/=l, (o/ = ir -f- 2^71, a = btù. 

En effet noué avons alors à comparer deux vitesses, Tune rigoureu- 
sement, l'autre sensiblement uniforme, égales et de sens contraires. 




Pgi. 228. 



Si nous collons sur le cylindre du papier photographique, nous 
obtenons des points noirs parfaitement nets quand les conditions précé- 
dentes sont réalisées : ils correspondent aux temps d'arrêt relatifs 'de 
Timage du point lumineux. 

2° — L'expérience suivante s'explique de môme. 

Le point lumineux A est entraîné par un disque qui met le temps T' 
à faire un tour. 

Au voisinage de la position représentée 5a vitesse linéaire est : 
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Si le miroir M était immobile, les images virtuelles A' des points voi- 
sins de A auraient une vitesse égale à v et de môme sens. 
Soit : 



ô = 6 0 sin^Y» 



= — îjî- 5 COSZTC -îjp , 



les équations de l'oscillation du miroir autour d'un axe normal au 
tableau. Sa vitesse angulaire ma xi ma est : 

<p = 2*ô 0 :T. 

Le point A' et les points voisins sont le plus possible immobiles si 
Ton a : 

2 9 l = v, 2ô 0 = ^--^-. 

Quand la condition est réalisée, on voit immobiles le point A et les 
points voisins qui passent sur la droite A'C quand le miroir a sa vitesse 
maximq dans le sens marqué. 

On réalise commodément l'expérience en faisant porter le miroir par 
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Fig. 229. 



un diapason; le point lumineux (aiguille fortement éclairée) est lié à 
une roue phonique (§ 192) entretenue par le diapason. 

La roue phonique à son axe vertical; l'aiguille est verticale. Le.plan 
de vibration du diapason est horizontal ; son axe de symétrie est dirigé 
suivant la droite XX. 

Il ne doit pas être trop près de la roue phonique, près de laquelle on 
se met pour observer le phénomène. 

On voit l'aiguille immobile. 

On peut disposer une série d'aiguilles équidistantes sur la roue. 
S'il y a n aiguilles et que le tour de la roue corresponde à n période 
du diapason, on a : 

T' = nT, 26, = -*. 
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3° — On peut disposer le miroir autrement. 

La verge V porte le miroir M vertical et oscille dans un plan hori- 
zontal. 

Au-dessous installons un disque tournant, armé d'un certain nombre 
d'aiguilles radiales angulairement équidistantes que nous éclairons 




Fig. 230. 



fortement au voisinage de la verge. Regardons ces tiges à leur 
passage sous la verge par réflexion sur le miroir M. 

Mettons la verge en vibration : pour une valeur convenable de la 
vitesse angulaire du disque, nous voyons les aiguilles immobiles. 

Soit : 

lJi = eçi — ke-+-at, 

la distance des aiguilles à une droite de référence Ox. Je leur suppose 
un mouvement de translation, ce qui est suffisamment précis si le 
rayon du disque est assez grand. 
Soit : 

î/ 2 =6sina)/, 

le mouvement du miroir. 
La position de l'image A' de l'aiguille A est à chaque instant : 

y = yi — — y*l = *yt — </i = 26 sinco/ — e Q -+-ke — at. 
Écrivons que la vitesse absolue de l'image est nulle : 

= 26 a) coso) / — a=0. 

Cette condition est satisfaite d'autant plus longtemps que cos est 
moins variable : ce qui a lieu lorsque : 

cos(o/ = l, 26(o= a. 
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C'est alors que les aiguilles paraissent immobiles. 

Il est difficile de baser une méthode de mesure sur ce phénomène, 
parce que l'amplitude 6 de la vibration de la verge intervient dans le 
résultat : or elle toujours difficile à déterminer avec précision. 

190. Non-isochronisme des oscillations. 

Cherchons dans quelles limites la période des oscillations d'une lame 
est indépendante de l'amplitude. 

Installons l'expérience du paragraphe 186. Ajustons les lames de 
manière à donner l'unisson à peu près exactement. Maintenons aussi 
constants que possible le courant d'entretien, par suite l'amplitude, de 
la lame L r Faisons varier le courant d'entretien, par suite l'amplitude, 
de la lame L,. Enfin déterminons la période 1 : n de la déformation de 
l'ellipse, c'est-à-dire le temps que met l'ellipse à repasser par l'une 
de ses variétés, par exemple par l'une" des diagonales du rectangle 
circonscrit. 

. Nous trouvons que ce temps est à peu près indépendant de l'ampli- 
tude, autrement dit, que les oscillations restent isochrones même pour 
des amplitudes relativement énormes (de l'ordre de 5 mm. par exemple, 
pour une lame de 30 cm. d'épaisseur et de 3 mm. de largeur, ce qui 
fait un déplacement total de l'ordre du centimètre). Pour les plus 
grandes amplitudes accessibles, l'augmentation de la période est de 
l'ordre du centième de la période relative aux amplitudes très petites. 

191. Influence de la température sur la période. 

1° — Les expériences sont difficiles parce que les diapasons et lames 
vibrantes (étant généralement en acier) ne prennent que lentement la 
température ambiante. Il faut les maintenir à température constante 
pendant une heure ou deux, dans une étuve à deux enceintes dans 
l'intervalle desquelles on met de la glace fondante ou de l'eau chaude à 
température connue et invariable. 

Les diapasons ne sont pas entretenus électriquement pour ne pas 
compliquer l'interprétation du résultat. Il faut les exciter (par un coup 
de marteau, par arrachement d une pièce serrée entre les branches) au 
moment môme de l'observation. 

Le diapason étudié et le diapason de comparaison sont choisis de 
manière qu'à la même température, les fréquences N, et N 2 diffèrent 
peu. On détermine la différence n = N t — N 2 , des fréquences en 
mesurant la fréquence n de la variation de forme de l'ellipse obtenue 
par la méthode de Lissajous. Pour cela les diapasons portent des 
miroirs et les étuves sont percées de fenêtres. 

Par exemple si les diapasons ont à peu près la même fréquence 72, 
si l'ellipse se confond avec l'une des diagonales du rectangle circonscrit 
toutes les 15 secondes, la différence des fréquences est 1 : 15 = 0,067. 

L'un des diapasons fait donc par seconde 72-f-e oscillations; l'autre 
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en fait 72-+- e + 0,067. Peu importe la valeur du nombre 6 supposé 
petit : il n'intervient pas dans le calcul de la différence n; il n'intervient 
que comme correction de correction dans le calcul de la variation rela- 
tive de la fréquence qui est, dans notre exemple : 

0,067 0,067 / £_\ 

72 4- e ~~ 72 V 72 )' 

On a trouvé que la fréquence d'un diapason diminue quand la tempé- 
rature s'élève, avec un coefficient de Tordre de 0,0001 : 

N = N 0 (i — 0,0001/) = N 0 (l — p /). 

La valeur numérique du coefficient p varie dans des limites considé- 
rables avec l'expérimentateur ou, si l'on veut, avec le diapason utilisé. 

2° — Déduisons de ce résultat le sens de la variation du module E 
d'élasticité (module d'Young). 

Nous avons vu que la fréquence des oscillations d'une lame est de 
la forme : 

N = ke:L*. 

Dans le facteur k explicitons le module d'élasticité E et la densité p 
de ia matière. La théorie de l'élasticité apprend qu'il faut poser : 

Soit y le coefficient de dilatation linéaire de Pacier. On a : 

f=£(i+3 Y /), v /r =v /r (1+1)5lf /) ; 




Posons : 

E=E 0 (l-e/), ^Ë = VK 0 -(l-0,5e/). ' 
Substituons dans la formule (1) : 

N.(l - p /) = (V -fc \fy) f (i + 0,5 Y 0 (i - 0,5s /). 

Si le module d'Young restait constant (e = 0), on aurait simplement 
2p + Y = 0, p<0. 

D'où résulterait une augmentation delà fréquence du fait de réchauf- 
fement. 

Comme on constate toujours le phénomène inverse, il faut conclure 
que e n'est pas nul : le module d'Young décroît quand la température 
s'élève. 

On a généralement : 

2|J = — Y . 
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Le coefficient de dilatation linéaire de l'acier esl de Tordre de 
0,00001, petit par conséquent devant le coefficient p donné par l'expé- 
rience. D'où sensiblement : 6 = 2p. 

La variation de la fréquence quand la température s'élève, est donc 
presque uniquement due à la diminution du module d'Young. 

Entre 0 et 200°, le module d'Young décroît continûment et à peu 
près linéairement en fonction de la température. 

Les expériences pour déterminer sa variation ont donné, suivant Jes 
méthodes, les nombres les plus discordants, compris entre les for- 
mules : 

E =E 0 (i — 0,00025/), et E, = E 0 (l — 0,00045/). 

Autrement dit, suivant les expérimentateurs et les méthodes, la 
variation pour une élévation de 100° est comprise entre 2,5 et 4,5 0/0. 

On ne sortira de ce gâchis que le jour où Ton cessera de chercher 
des constantes absolues qui n'existent pas, ou tout au contraire on 
s'efforcera de chercher les conditions qui font varier les constantes. 

5° — Fixons les idées par quelques nombres. 

Admettons la formule numérique : 

N = N 0 (1 — 0,0001/). 

Utilisons un diapason u/^^512. 

La variation de fréquence par degré est 0,05 environ. 

11 suffit de chauffer de 19°, 5, un diapason qui est d'accord avec un 
autre à la température initiale, pour obtenir un battement par seconde. 

On montre donc aisément dans un cours non seulement l'influence 
de réchauffement, mais aussi la lenteur avec laquelle le diapason 
chauffé revient à la température initiale. 



Rone phonique et applications. 

192. Moteur entretenu par une lame vibrante. 

Pour entretenir un moteur synchrone au moyen du courant discontinu 
envoyé par un diapason, je conseille le dispositif suivant qui facilite 
l'accrochage et permet d'intéressantes expériences avec un matériel 
aisément construit. 

D'un tournebroche du commerce utilisons le train d'engrenages; 
remplaçons le barillet par un tambour sur lequel s'enroule une corde 
tendue par un poids; autrement dit, remplaçons le ressort moteur par 
un poids P. 

Aux masses servant de volant, substituons l'armature A, constituée 
par une plaque de fer doux de 5 mm. d'épaisseur découpée comme le 
montre la figure 231. 
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Elle tourne entre les pôles P d un électro BB monté en série avec 
l'électro qui entretient la lame vibrante. Dans l'électro BB passent des 
courants discontinus, de sens invariable, de même période que la lame, 
dont la durée est environ la moitié de la période de la lame. 

Nous réalisons ainsi un moteur synchrone dont la période électrique 




Fig. 231. 



correspond (dans nos hypothèses) au sixième de tour de l'arbre V. Si la 
lame fait 60 vibrations par seconde et si l'armature est accrochée, 
l'arbre V fait 10 tours par seconde. 

Au lieu de 6 dents, rien n'empêche de donner à l'armature A, \ ou 
2 dents (c'est alors une simple barre arrondie); l'arbre V fait alors 
15 ou 30 tours par seconde. 

La seule difficulté est l'accrochage. On l'obtient en modifiant le poids 
moteur jusqu'à ce que le moteur tourne de lui-même un peu plus vite 
qu'il ne faudrait ; les phénomènes électriques contrarient le mouvement. 
L'accrochage se produit spontanément; le moteur est, si l'on peut 
dire, négatif. 
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L'accrochage obtenu, on peut supprimer le poids : le mouvement 
continue indéfiniment. Cette suppression ne doit pas être brusque : la 
diminution du poids moteur correspond à un changement de décalage 
auquel il faut donner le temps de se produire. 

L'expérience est facile avec des lames dont la fréquence est de 60 à 80. 

On peut augmenter le nombre des festons de l'armature F, utiliser 
par exemple une roue d'engrenage en fonte douce (fig. 231, en haut). 
D'autre part, il n'est guère possible sur un train ordinaire de tourne- 
broche d'obtenir plus de 20 à 25 toùrs par seconde pour l'arbre V, sans 
augmenter le poids moteur d'une manière dangereuse pour les arbres. 

Il est commode d'employer des lames donnant une oscillation d'assez 
grande amplitude (plusieurs millimètres); on utilise alors le contacté 
mercure de la figure 194. 

2° — Cherchons les conditions de stabilité pour la rotation ; raisonnons 
sur la figure 231, c'est-à-dire sur une armature à six dents. 

Pour fixer la position de l'armature, donnons l'angle a que fait la 
ligne VS avec VX. Comptons a positivement dans le sens de la flèche F 
(sens du mouvement); l'angle a marqué vaut donc — 30°. 

L'action de l'électro sur l'armature est nulle- par raison de symétrie 
quand une saillie S ou un creux C passent sur la ligne X'X. 

Le couple est moteur quand a est compris entre — 30° et 0; il est 
résistant quand a est compris entre 0 et 30°. Ces 60° font une période 
du phénomène. A partir de la position figurée, le couple part de 0, croît, 
passe par un maximum pour <x = — 15° environ, s'annule poura=0, 
devient résistant, passe par un maximum négatif pour a =15°, enfin 
s'annule pour a = 30°. 

Pour qu'il y ait stabilité, il faut que le couple moteur soit plus grand 
à mesure que le retard est plus grand; il faut que le couple résistant 
soit plus grand à mesure que l'avance est plus grande. Il faut donc qu'à 
l'instant où se produit l'action magnétique, a soit compris entre — 15° et 
-h 15° qui correspondent aux valeurs maxima du couple. 

Si le moteur retarde il faut pour que l'avance se produise, qu'au 
moment où agit l'électro, la ligne VS soit à moins de 15° en arrière 
de VX. Si le moteur avance, il faut pour que le retard se produise, 
que la ligne VS soit à moins de 15° en avant de VX. 

La synchronisation n'est possible que si le travail à fournir ou à 
absorber par l'électro est assez petit. 

Si pour une raison quelconque, ce travail varie brusquement, Je déca- 
lage doit changer. Voici ce qu'il faut entendre par là. 

Diminuons le poids moteur P; le travail à fournir par l'électro doit 
augmenter, ou le travail à absorber par lui doit diminuer. Donc l'angle 
a que fait VS avec VX au moment où agit l'électro, doit diminuer. 
Positif, il deviendra plus petit; négatif, il deviendra plus grand en 
valeur absolue. 

Tout ceci est quasi évident : on diminue le poids P, le moteur 
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retarde. La stabilité exige qu'à ce retard corresponde une augmen- 
tation du couple magnétique moteur, ou une diminution du couple 
résistant. 

Tout cela est quasi évident : mais le lecteur fera bien de ne pas croire 
tout de suite qu'il comprend. La question est difficile et vaut la peine 
qu'on la médite. A l'heure actuelle, il n'y a pas en France un professeur 
de physique sur cent capable de discuter convenablement ces « petites » 
questions de stabilité. Ils estiment cela au-dessous d'eux : ce sont 
questions « trop vertes et bonnes pour les goujats ». 

3° — La conséquence de ces décalages est un élat perpétuel d'oscilla- 
tion du moteur autour de son décalage d'équilibre. 

D'où résultent deux inconvénients : le mouvement n'est pas uni- 
forme, le décrochage est possible. 

On les évite au moyen d'un amortisseur. 

Le procédé le plus simple consiste à disposer la plaque A horizonta- 
lement et à centrer dessus une boite cylindrique plate, remplie d'eau 
ou de mercure, fermée par un couvercle étanche. 

Si la rotation est uniforme, le liquide se conduit comme un solide; il 
n'offre aucune résistance au mouvement. Il ne fait qu'augmenter le 
moment d'inertie du système. 



le liquide intervient par sa viscosité pour annuler le terme oscillatoire. 

4° — Si l'on dispose d'un petit moteur de ventilateur, il est préférable 
d'entrelenir la roue phonique par le procédé du § 136, 2°. On modifie à 
son gré et sans à-coup le couple moteur, par la variation de l'un des 
poids P ou p f cela sans arrêter le moteur. Il est bon de ne laisser à la 
régulation par le fer tournant qu'un travail minime à effectuer. Grâce à 
ce dispositif d'entretien, la plus grande partie du rouage, devient inu- 
tile : l'appareil n'exige que quelques poulies de renvoi très mobiles 
qu'on trouve aisément dans le commerce. La vis sans fin doit être main- 
tenue pour faciliter le comptage. 

193. Mesure de la hauteur d'un son, d'une vitesse angulaire. 

1° — Mesure de la hauteur d'un son. 

Le mécanisme précédent est commode pour mesurer la hauteur d'un 
son. Connaissant en effet le nombre des dents des diverses roues du 
rouage, on peut mesurer la vitesse de la plaque A en déterminant le 
nombre de tours que fait l'une des roues dans un temps donné. 

D'autre part en utilisant un diapason dont les liges sont surchargées, 
on peut l'amener à l'unisson du son à déterminer : d'où la hauteur 
commune des deux sons. 

Si les deux sons ne sont pas absolument de même hauteur, les 
battements permettent de connaître la différence des hauteurs. 
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C'est là une méthode infiniment meilleure que l'emploi de la sirène 
théoriquement fautive (le son de la sirène n'est pas simple) et que sa 
difficulté rend quasiment inapplicable ; sans parler du prix ridicule des 
appareils. Le matériel nécessaire à l'application de la méthode actuelle 
peut être réalisé à peu de frais. 

L'emploi d'un diapason n'est pas nécessaire. On peut utiliser un 
tuyau d'orgue avec un microphone comme relai. Le circuit du micro- 
phone fait partie du primaire d'un petit transformateur; les courants 
obtenus dans le secondaire actionnent un électro dont l'armature, très 
légère et convenablement ramenée, coupe périodiquement le Courant 
du moteur synchrone. 

Avec un tuyau de longueur variable (par exemple, bouché par un 
tampon mobile), on réalise un son parfaitement stable et simple, auquel 
il est facile de comparer les hauteurs. 
v 2° — Mesure des vitesses angulaires. 

La méthode permet de déterminer la vitesse moyenne d'un appareil 
tournant quelconque. Sur un des arbres T de cet appareil, on dispose un 
collecteur à balais qui rompt le courant des électros BB un nombre 
connu de fois par tour de l'arbre T. Du nombre de tours de la plaque A 
par seconde, on déduit le nombre de tours de l'arbre T. 

194. Emploi de la roue phonique pour les signaux chronogra- 
phiques. Lanterne chronométrique. 

1° — Dans ces derniers tempe on a généralisé l'emploi du moteur 
synchrone (roue phonique) pour l'obtention de signaux lumineux 
chronographiques enregistrés sur une bande de papier sensible. 

Une lame L entretenue électriquement fait un nombre connu de 
vibrations par seconde; elle impose donc à un disque de fer denté une 
vitesse angulaire connue. Sur le même axe et solidairement est montée 
une roue percée de fentes qui tourne de manière à découvrir périodi- 
quement une fente F convenablement éclairée. On réalise donc par 
seconde un nombre connu d'éclairs, 100 pour préciser. 

En modifiant de 10 en 10 la largeur des fentes percées dans la roue, 
on marque les dixièmes de seconde d'un trait plus épais. 

On projette la fente F sur le papier sensible au moyen d'un objectif 
convenable. Au lieu de marquer les intervalles de temps par des éclairs, 
il revient au même de les marquer par des éclipses de la source : dans 
le premier cas on a des traits noirs sur fond blanc, dans le second des 
traits blancs sur fond noir. 

Théoriquement il revient au même de faire porter par la lame L 
l'écran occultant périodiquement la source. L'avantage de la roue 
phonique est de laisser à la lame une amplitude petite, tout en conser- 
vant pour l'écran un déplacement considérable. Lé réglage devient 
incomparablement plus facile. 

2° — La construction d'une lanterne chronométrique étant d'une 
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extrême facilité (avec une simple lame vibrante entretenue électrique- 
ment), j'indique quelques manipulations. 

On vérifie aisément la loi de la chute des corps en fixant une bande 
de papier sensible sur le corps tombant en chute quasi libre. On le 
prend assez long et lourd; on le guide convenablement. Les vitesses 
sont mesurées par les intervalles de deux traits consécutifs (images de 
la fente F), correspondant à deux éclairs voisins. 

On fait tomber les éclairs sur un miroir lié à un oscillateur de torsion, 
on projette sur un tableau, ou sur un papier sensible. On prouve ainsi 
que la vibration est sinusoïdale. 

On entretient au moyen de la même lame deux roues phoniques 
R, R'. du même nombre de dents et dont les axes sont dans le prolon- 




Brqjwtion verticulc 

H' * 

Fig. 232. 

gement l'un de l'autre. Projetant avec une lentille L 2 une fente F de 
l'un sur une fente F' de l'autre, on vérifie qu'il est possible de transmettre 
par les fentes de la seconde roue tous les éclairs issus de là fente /*que 
les fentes de la première roue laissent passer : preuve qu'elles ont 
même vitesse angulaire. Mais si l'on modifie le frottement de Tune 
d'elles, il se produit un décalage (§ 192) : la lumière cesse de passer. On 
la réobtient par un déplacement horizontal convenable de la lentille L 2 . 

On peut ainsi vérifier la théorie du paragraphe 192. 

On modifie le frottement d'une manière continue en perçant les 
fentes dans un disque de cuivre rouge dont on approche plus ou moins 
un aimant : d'où courants induits et frottement électromagnétique. 

194 bis. Régulation d'une dynamo par un diapason (Lebedew). 

1° — La puissance de la dynamo est de l'ordre d'un quart de cheval. 
On la monte en dérivation. 

Sur le circuit du rotor sont intercalés les résistances r et /•'. 

L'arbre de la dynamo porte un disque de cuivre denté (de 4 dents 
dans la figure); les vides sont remplis d'un isolant. Un balai B et le 
diapason D peuvent mettre la résistance /•' en court-circuit, par suite 
augmenter le courant dans le rotor. La fréquence N du diapason est 
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4 fois le nombre n de tours à imposer par seconde à l'arbre de la 
dynamo:le diapason a donc la fréquence que doilavoir le passage d'une 
dent sous le balai 13. 

On s'arrange de manière qu'avec la résistance r -h r' en circuit, le 
rotor aille un peu trop lentement, qu'avec la résistance r il aille un peu 
trop vite. Le diapason est entretenu électriquement par le dispositif 
ordinaire (non représenté). 

2° — Admettons que les contacts en A se produisent de manière qu'à 



Secteur 




Fi-. 233. 



l'instant de leur milieu, le balai B soit au milieu des dents conductrices. 
La résistance est le plus possible diminuée. Par hypothèse la vitesse du 
rotor s'accélère. Il arrivera un moment où le milieu des contacts A cor- 
respondra au contact du balai B avec le milieu des dents isolantes : 
par hypothèse le rotor doit alors retarder. 

Automatiquement la vitesse de rotor prendra la valeur moyenne désirée, 
avec- un décalage moyen des milieux des contacts A et B tel que la 
somme des travaux moteurs el résistants soit nulle. 11 y aura variation 
périodique de ce décalage, mais la régulation se fera de manière que 
somme toute le nombre n de tours du rotor soif N : 4. 

Si le motor doit conduire un appareil dont les frottements sont sus- 
ceptibles de varier, il faut lui imposer un frottement constant assez grand, 
par exemple en lui faisan! entraîner un petit ventilateur réglable. 

3° — Entretien d'un second diapason. 

On utilise parfois ee dispositif pour exeiter un électro dont l'ampli- 
tude doit être grande et constante. 

Un second disque analogue à celui représenté 1 esl monté sur l'arbre 
et produit des courants interrompus, de période voulue el qu'on prend 
aussi intenses qu'on désire. 

A la place d'un disque, mieux vaul utiliser une petite turbine à mer- 
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cure : Taxe du moteur est alors vertical. Rappelons que la turbiné 
lance un jet horizontal de mercure qui produit une communication 
électrique quand il rencontre une tige verticale. 



Théorie des vibrations des vergés cylindriques. 
195. Position du problème. 

Je partirai de l'équation aux dérivées partielles démontrée dans mon 
Cours d'Élasticité : 



>t* +a aas» ° — P S • 



(1) 



E est le module d'Young; p est la densité (masse par unité de volume); 
S est Taire de la section droite. Enfin I est le moment d'inertie de la 




Fig. 234. 



section droite par rapport à un axe AA passant par le centre d'inertie de 
cette section et normal au plan de vibration. 

Comme c'est le cas habituel, s'il s'agit d'une verge de section rectan- 
gulaire, on a (fig. 234) : 

é*h 

~3~' u " g V^ 



Substituons dans l'équation (1) la solution : 



iû*a ,. 

x = asin- T -j-/. 



La fonction u doit satisfaire à l'équation différentielle : 



en posant : 



6L= a). 
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La solution générale est de la forme : 

u = A cos 6x -|- B sin bx-\-C cosh 6x -H D sinh bx. 

On a : 

2 cosh y = t v -\- e~ u , 2 sinh v = e v — e~ v . 
d. cosh v = sinh v .dv, d .sinhu = cosh y. dv. 
cosh*t; — sinh 2 y = 1. 
Pour v = 0, cosh v = 1 , sinh u = 0. 

La période du mouvement vibratoire est donnée par la formule : 

2tt _ c^q 2tcL» _ 2tc 2g /3fT 

T""" L 2 ' 1— o^a — 6 2 a 6 2 e V E ' 

En définitive la théorie de l'Élasticité conduit aux résultats suivants : 
Il faut déterminer les paramètres B, A, B, C, D, d'après les conditions 
imposées et au moyen de l'équation : 

u = A cos 6a? -f- B sin bx -+- C cosh bx -+- D sinh bx, 

La période du mouvement vibratoire pour une verge de section rec- 
tangulaire est alors : 



2° — Verge encastrée a un bout. 

Nous supposerons toujours la verge encastrée au bout x = 0. 
Nous y avons identiquement : 

u = 0 « dF=°- 

On vérifie immédiatement qu'il faut poser : 

A + C = 0, B + D = 0, 
La condition à satisfaire devient : 

u = A (cos bx — cosh bx) -+- B (sin bx — sinh bx), 

196. Verge non surchargée (cas ordinaire). 

Il faut écrire qu'au bout libre ix = L) le couple et l'effort tranchant 
sont nuls. La théorie de l'Élasticité fournit les deux conditions : 

_&=.«. 

D'où les conditions : 

A(cos 6L + cosh 6L) -t- B (sin 61. -h sinh 6L) = 0, 
A( — sin6L-t-sinh6L)-h B(cos6L -hcosh6L)= 0. 
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Ces équations sont compatibles si I on a : 

cos6L.cosh6L = — 1. 
Nous ne prendrons que la première racine de cette équation : 

bL = 1,194. -J = 1,875, 6 2 L 2 = 3,51& 



Doù : 

2tt L 



3,516 



197. Verge surchargée à l'extrémité. Galéldophone. 

Résolvons d'abord le problème sans tenir compte de la pesanteur, 
c'est-à-dire en ne considérant que la masse m de la surcharge. 

1° — Supposons d'abord la masse de la verge négligeable devant m. 

Partons de la formule suivante qui donne la flèche fde la lame quand 
on exerce à son extrémité une force F normale à sa direction (voir mon 
Cours d'Élasticité) : 

F -f~ïr- 

Le travail nécessaire pour passer de la flèche /*, à la flèche f -h df, est : 
J\V = Fdf=fdf,™ y W = Ç^=4^sin'o>/. 

W est l'énergie potentielle qui correspond à la flèche f. Nous posons : 

/•=/* 0 shW. 

A chaque instant la force vive de la masse m (dont je néglige la rota- 
tion) est : 

Tiff) = T n " C0S(I> 

Écrivons que la somine de l'énergie potentielle et de la force vive est 
constante. Il vient la condition : 



- — m or 



= 2* y/- 



3EI 2 v * J mL 



2° — Introduisons la masse m' de la verge. 

Pour cela il faut connaître la forme qu'elle prend à chaque instant. 
La théorie de l'Elasticité fournit la relation : 

qui redonne bien y = f, pour x = L. 
Soit e la masse par unité de longueur. 
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La force vive de l'élément edx est à chaque instant : 

edx / r dy\*_ èdx(3Lx*^~ x?)* ( df\ * 
2 \dt)— 8L« Vdt) ' 

avec la condition EL = m'. 
On trouve aisément : 

m' 33 



■m- 



2 140 

A la place de m, il faut donc introduire : 

m ~^T^ m ' ==m ~ + ~~3~ a PP rox ^ ma ^ vement - 
D'où la période : 



TET 

5° — Faisons maintenant m = 0; retrouvons la formule ci-dessus 
donnée pour une verge de section rectangulaire. On a : 

m = ehhù y 1 = -^-, 

T ^ViEr^vi3r = -vi' 

formule qui légitime celle du § 171. 

4° — Enfin tenons compte de la rotation de la masse. 

L'angle dont la masse tourne, est égal à la variation de l'inclinaison 
de la tangente au bout de la lame. On a pour x — L : 

« = ^ = lfr(6Lx-3x') = ^. 
Soit mi* le moment d'inertie de la masse m; l'énergie cinétique est : 



mi* (d% \ 2 _ 
T\dt ) — 



mi* 9 d> 



2 \ rff y ~ 2 AL* dt 
La masse m doit être multipliée par : 

4° — Emploi d'une surcharge m pour faire varier la fréquence. 
Installons des surcharges égales et variables, ayant chacune la masse 
m, aux extrémités des verges d'un diapason cle masse M. 
La fréquence diminue comme : 

1 : y] 4m -h m' . 

La masse de la verge est m'; 
la masse du diapason est à peu près M = 2/m\ 

h, 23 
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Le rapport des fréquences N 0 à vide (m=0), et avec lès surcharges 
m est : 

Nous posons : 



a = m : M. 

La fréquence diminue donc relativement très vite pour de faibles sur- 
charges m (fig. 235). Mais la courbe représentative prend ensuite une 




Fig. 235. 



direction de plus en plus horizontale. Il n'est pas pratique d'obtenir par 
ce procédé une diminution de fréquence de plus de moitié. 

D'ailleurs la méthode est incommode dans l'impossibilité d'avoir des 
surcharges rigides et continûment variables» 

Aussi préfère-t-on l'emploi de surcharges invariables mais mobiles le 
long des verges. On ramène aisément la fréquence au tiers de sa période 
à vide, pourvu que l'épaisseur de la verge soit de 3 à 4 mm. et que sa 
fréquence soit de Tordre de 50 (c'est-à-dire qu'elle soit assez longue). 

Pour modifier la période du diapason en marche, on peut utiliser l'ar- 
tifice suivant. Sur les grosses masses de réglage qu'on fait en plomb est 
fixé un petit aimant. On dépose dessus de petits bouts de fil de fer qui 
sont ainsi fixés au diapason avec une rigidité suffisante. 

198. Déplacement d'une masse. 

Supposons la masse de l'ordre de grandeur de celle de la lame. On 
peut admettre que la partie vibrante de la lame a pour longueur la dis- 
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tance du bord d'encastrement au bord le plus voisin de la masse. Ce qui 
est au contact de la masse et en dehors ne fléchit plus sensiblement. 
Rapprocher la masse de- Pétau revient donc à diminuer la longueur dê 
la lame vibrante^ et à augmenter la surcharge -de toute ïa pa-rtiede la 
lame qui la dépasse. 

On explique ainsi que la fréquence varie à peu près linéairement en 
fonction du déplacement de la surcharge. 

199. Verge surchargée en tenant compte de la pesanteur. 

1° — Limitons-nous à Tétudë qualitative du phénomène (fig. 136). î 




Fig. 236. 



On donne au système d'une verge V et d'une masse additionnelle M, 
l'inclinaison a variable d'une expérience à l'autre. 

On demande comment la période varie avec l'angle a. 
Montrons que la loi de variation est de la forme : 

T = T 0 -hT 1 cosa. (1) 

Soit p le poids de la surcharge, / sa distance au point O. Dans la posi- 
tion représentée le couple, est pl sin a : la verge est fléchie. 

Quand le système vibre, la masse se déplace d'un angle ô petit. 
Le couple devient : 

pl sin (a -+- ô) = pl sin a 4- 6 .pl cos a. 
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La partie constante pl sin a et équilibrée par la flexion. Reste donc la 
partie Variable qui tend à écarter le système de sa position d'équilibre, 
c'est-à-dire qui produit un effet inverse de celui de l'élasticité. 

Donc la période est augmentée. Comme cette augmentation est petite; 
elle est proportionnelle à sa cause : ce qui est la proposition énoncée. 

Pour a = 90°, le couple auquel est soumise la masse M, est constant. 

Il produit une flexion de la verge, mais ne modifie pas la loi des oscil- 
lations. 

Enfin pour a > 90°, la partie variable du couple dû à la pesanteur 
produit des effets de môme sens que l'élasticité : la période est diminuée. 

De cette analyse résulte que, même sans surcharge, la période d'un 
diapason dépend de son azimut. Elle est maxima si le diapason est ver- 
tical, le talon en bas. Elle est minima si le diapason est vertical, le talon 
en haut. La loi de variation de la période est exprimée par la formule (1). 

2° — La combinaison d'une verge et d'un poids permet d'obtenir un 
pendule battant la seconde et n'ayant qu'une longueur minime (fig. 236, 
à droite). 

La verge V supporte un tube creux / dans lequel est fixé un cylindre 
plein fileté. On règle le moment d'inertie de l'oscillateur au moyen de 
Técrou E qui déplace la masse M. 

La verge V est solidement encastrée dans un support S à vis calantes 
(non représentées). Un tube de verre T protège l'appareil. 

On l'utilise par exemple pour vérifier la stabilité d'une cai'sse de pen- 
dule à secondes. On le place sur la caisse : si au bout d'un certain temps 
le pendule vibre par sympathie, la caisse manque de stabilité (§ 236). 

Si l'on retourne l'appareil de 180°, la pesanteur et l'élasticité ajoutent 
leurs effets : les oscillations deviennent rapides. 

200. Diapason oscillant dans un liquide. 

î° — Nous retrouvons le problème du tome I, paragraphe 88. 

En vibrant, le diapason ou la lame déplacentle liquide, ce qui produit 
une surcharge. Pour l'évaluer il faudrait connaître, pour une amplitude 
déterminée du diapason, les amplitudes de tous les éléments de 
volume fluides mis en mouvement. 

Soit x une variable fixant la déformation. 

L'énergie potentielle est de la forme T=Ax 2 . 

Dans l'air l'énergie cinétique est de la forme Ba;' 1 . 

Dans le liquide, elle prend la forme : 



Appliquons l'équation de Lagrange. Il vient dans le cas général : 



• (B + i)^. 



(B + 6)*" — Ax = 0. 



La période est augmentée dans le rapport y 1 
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' On voit tout ce que recouvré l'expression de surcharge ordinairement 

employée. La surcharge fictive dépend du système entier des mouve? 

ments entretenus dans le liquide par le diapason. 
Nous sommes donc infiniment loin de résoudre le problème a priori, 
2° -r- Une hypothèse simple, probablement inexacte, nous permet 

d'aller plus loin. 

Posons que pour les divers liquides, les mouvements entretenus sont 
les mêmes; la surcharge fictive est donc proportionnelle à la densité du 
liquide. 

Quand on passe de l'air (densité négligeable) au liquide de (densité d, 
la période est multipliée par le facteur 

Vi + ft* ; 

k est un coefficient qui dépend de la forme de la lame vibrante. 
Voici quelques expériences de Kolacek. 

Il trouve qu'en passant de l'air à l'eau, la période d'un certain diapason 
est multipliée par 1,13. D'où : 

1 + * = 1,277, *=0,277. 
Calculons le facteur pour : 

le mercure 5 = 13,6 Ji+kl =2,18 

l'acide sulfurique S = 1,71 1,21. 

Kolacek plonge des diapaéons (de fréquences 496 et 435) rapidement 
dans le mercure. Conformément à la formule et malgré l'amortissement 
rapide, il trouve que le son baisse d'une octave. 

Des expériences plus étendues seraient nécessaires, avec entretien du 
diapason. Mais je' crois infiniment plus utile de résoudre le même pro- 
blème sur une sphère vibrante, ne serait-ce que pour juger les théories 
classiques sur le mouvement du liquide au voisinage d'un oscillateur de 
forme simple et nous débarrasser de résultats basés sur une application 
inconsidérée des formules de l'Hydrodynamique. 

201. Modification de la période d'un diapason au moyen d'un 
électro-aimant. 

Le paragraphe précédent explique'une expérience de Crova, intéres- 
sante mais qu'il interprétait tout de travers (fig. 237). 

Quand on place un électro E très près d'une verge vibrante V, on 
augmente sa période. 

Nous sommes en effet dans le cas d'une force qui agit dans le sens F 
et qui croît à mesure que le corps lui obéit. C'est exactement ce qu'on 
pose pour la pesanteur quand a < 90° : à mesure que la masse M descend 
(c'est-à-dire obéit à la pesanteur), le couple de la pesanteur augmente. 
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Dans l'expérience actuelle, à mesure que la verge se rappproche de 
l'électro (c'est-à-dire obéit à son attraction), l'attraction augmente. 
Donc la période croît. 

Comme précédemment l'attraction peut être divisée en une partie 
Constante qui fléchit la vèrge (c'est autour de cette forme fléchie que la 




verge oscille), et en une partie variable, proportionnelle au déplacement 
et qui tend toujours à écarter la verge de sa nouvelle position d'équi- 
libre. 

On augmente l'action de l'électro en le doublant : la verge est entre 
ses pôles dans une position qui serait d'équilibre" instable, à supposer 
qu'on annule la réaction élastique. 

On se trouve alors dans le cas du paragraphe précédent pour a = 0. 

S'il s'agit d'un diapason, on utilise un diapason supplémentaire, placé 
entre les tiges de l'électro (comme l'électro E de la figure 193), et dans 
lequel on fait passer un courant permanent dont on modifie l'intensité 
avec un rhéostat. La variation de période est toujours très faible : on 
utilise ce dispositif pour modifier la période de variation de l'ellipse 
dans le procédé du paragraphe 186, ou sa forme dans le procédé du 
paragraphe 190. 
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Emploi d'un corps tombant en chute plus ou moins libre. 
202. Généralités. 

1° — Les chronoscopes de cette catégorie reposent sur le principe 
suivant : donner à un corps AA un mouvement rectilighe de vitesse 
suffisante et connue; s'arranger de ma- 
nière que le début et la fin de l'intervalle 
à mesurer soient marqués sur le corps. 

Posons qu'à l'origine des temps, le 
repère O marqué sur le corps AA passe 
dans le plan XX normalement auquel il 
se meut (c'est un plan horizontal dans le 
cas d'une chute verticale). 

Les marqueurs M, et M 2 sont aux dis- 
tances Hj et H 2 de ce plan. 

Le corps AA se déplace. Par hypo- 
thèse sa vitesse est connue ; ce qui revient 
à dire que l'on connaît la fonction : 

t = f{h); 

h est la distance du repère O au plan 
XX; / est le temps qui s'est écoulé entre 
le passage du repère dans le plan XX et 
dans le plan parallèle distant de h. 

Au début du phénomène dont on veut 
la durée, la marque M 4 se produit à la dis- 
tance t)i du repère. D'où : 




Fig. 238. 



A la fin du phénomène, la marque M 2 se produit à la distance 7| 2 du 
repère. D'où : 

/i^H,-^, ti = f{hj; r = t i -t l = r{h t )-f{h l ). 
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En particulier s'il s'agit d'un corps tombant en chute libre à partir 
du repos, on a : 

2° — Fixons les idées par une expérience. 

Pour déterminer le temps de pose qui correspond à un obturateur de 
chambre photographique, on photographie une bille brillante (grosse 
bille pour automobile éclairée par un arc) tombant devant une gradua- 
tion en centimètres. 

Sur une bande de papier noir mat (papier qu'on emploie pour 
tableaux noirs) de 20 centimètres de largeur, traçons (à la craie ou à la 
gouache) une graduation en centimètres sur une longueur de 2 mètres. 
Fixons-la verticalement et éclairons fortement. 

La bille, lâchée sans vitesse du zéro de la graduation (zéro qui peut 
être fictif) tombe tout près et en avant d'elle. 

Le temps qu'elle met à parcourir la hauteur A s — h t est : 

On relève sur le cliché la positionne la trace lumineuse continue de 
la bille (trait noir sur le cliché). 

La seùle difficulté est d'ouvrir l'obturateur ni trop tôt, ni trop tard, 

Le lecteur imaginera facilement un déclenchement automatique. 

Par exemple la bille est suspendue à un électro dont le circuit con- 
tient un second électro déclenchant l'obturateur. On lâche la bille en 
coupant le circuit : l'obturateur fonctionne un certain temps après le 
départ de la bille. Nous retrouverons le môme problème à propos du 
chronographe Le Boulangé. 

5° — La méthode est d'autant plus sensible qu'à un intervallet donné 
correspond un intervalle h 2 — * h t plus grand. On a : 




dh = y[2gF.dt. 



La sensibilité de la méthode croît proportionnellement à la racine 
carrée du chemin parcouru par la bille au début de la photographie. 

Il est donc avantageux que l'obturateur ne fonctionne qu'un certain 
temps après le lâcher de la bille, ce que l'inertie du déclenchement 
produit toujours. Comme on voit, ce n'est pas un inconvénient. 

203. Corps tombant en chute libre. Chronographe Le Boulangé. 

/° — L'électro E soutient une tige d'acier terminée par une masse 
d'acier qui sert de lest et maintient la tige verticale pendant sa chute 
libre. La tige est recouverte d'un cylindre de papier ou de métal mou, 
sur lequel le couteau C viendra faire une marque M. 
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L'électro e supporte un poids d'acier creux et lesté à sa base par un 
bouchon d'acier. 

Le ressort R est maintenu bandé par un levier è griffe g (détente), 
passant daas une fenêtre et appuyé par le ressort r. Quand le poids 
tombe sur le levier, le ressort 
^est lâché : le couteau C qu'il 
porte à sa base, fait une mar- 
que sur la section droite du cy* 
lindre qui est alors devant lui. 

2° — Supposons le poids et 
la tige en place (soutenus par 
les électros) ; rompons simul- 
tanément les circuits des élec- 
tros. Le poids tombe, agit sur 
la détente, le couteau part. Au 
bout du temps / auquel on ne 
demande que d'être constant, il 
fait la marqué M sur la tige. 

Au môme instant la tige a 
parcouru le chemin h\ on la 
déduit de la distance H de 
l'arête du couteau au sommet 
du noyau de l'électro E, et 
de distance yj de la marque 
au bout supérieur de la tige : 

A = H — n, 

, =v /|. =N /impr. 

Recommençons l'expérien- 
ce ; mais supposons que le cir- 
cuit de l'électro e ne soit 
rompu qu'un temps t après le 
circuit de l'électro E. 

Quand la tige reçoit la nouvelle marque, elle a parcouru un chemin 
h' > /*, chemin qu'on déduit de la position de la nouvelle marque : 

h' = H — V- 




Fig. 239. 



D'où : 



Pour que dans la première expérience les deux circuits soient simul- 
tanément rompus sans qu'on ait besoin de changer les connexions, le 
montage est fait comme l'indique la figure en haut et à gauche. 

Les piles p et P ont même force électromotrice; quand on coupe le fil 
a 6* le courant s'annule dans les deux circuits. 
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Comme" le poids et la tige sont en acier, le magnétisme rémanent 
interviendrait. Pour qu'à la rupture du fil a6, le magnétisme des élec- 
tros soit interverti et qu'il y ait répulsion sur les corps prêts à tomber, 
les électros portent deux enroulements. L'un, de quelques spires seule- 
ment, est traversé par un courant permanent de sens inverse du prin- 
cipal. Les fils mn, MN, indiquent les connexions avec la pile. 

Quand le fil ab est coupé, les courants permanents de sens inverse 
agissent seuls. Ils intervertissent le magnétisme, en le laissant très 
faible : d'où très légère répulsion sur les corps tombant qui se déta- 
chent brusquement. 

3° — Fixons les idées par quelques nombres. 

Le tableau suivant facilite la discussion. 

Les hauteurs A -sont en millimètres, les temps sont en dix-millièmes 
de seconde. 



50mm 


/ = 1QH) 




A = 550 ,nm 


/ = 3 348 


55 


100 


1428 


418 


600. 


3497 


49 


150 


i 749 


321 


650 


3640 


43 


200 


2019 


170 


700 


3 778 


38 


250 


2258 


139 


750 


3 910 


32 


300 


2473 


115 


800 ' 


4 038 


28 


350 


2 671 


98 


850 , 


4163 


25 


400 


2856 


83 


900 


4283 


20 


450 


3029 


73 


950 


4 401 


18 


500 


3193 


64 


1000 


4 515 


14 



Soit A = 500 millimètres; c'est 1^ distance de disjonction. 
Le temps correspondant est 0 S ,3193. 

Supposons la seconde marque à une distance f\ — -t{ au-de9sus de la 
première, on a : 

-/) — V = 100 mm , 200, 300, 400, 500 

t= 0%0304 0,0585 0,0845 0,1090 0,1322 
281 260 245 232 

Ainsi 100 millimètres entre les marques correspondent à peu près à 
250 dix-millièmes de seconde; un millimètre correspond à 2,5 dix-mil- 
lièmes de seconde. 

On augmente la sensibilité de l'appareil, en augmentant la hauteur h. 
Prenons h =80 centimètres, / = 0 8 ,4038. Si la distance des marques 
est 10 centimètres, on aura t = 0 s ,0245, au lieu que précédemment on 
avait t = 0 8 ,0304. 

Pour A = 20 centimètres et la distance des marques toujours de 
10 centimètres, on aurait t = 0 8 ,0454. La sensibilité serait moindre. 

4° — Appliquons à la mesure de la vit esse d'un projectile, un obus 
pour préciser. 
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Durées des chutes ljbres de 5 à i 000 millimètres 

EN CENT-MILLIÈMES DE SECONDE. 



5 


3193 


255 


22 800 


505 


32 085 


755 


39 231 


10 


4 515 


260 


23 022 


510 


32244 


760 


39 361 


15 


5 530 


265 


20 243 


515 


32 402 


765 


39 491 


20 


6 385 


270 


23 470 


520 


32 559 


770 


39 619 


25 


7 139 


275 


23 677 _ 


525 


32 715 


775 


39 748 


30 


7 820 


280 


23 891 


530 


32 870 


780 


37 876 


35 


8 447 


285 


24 104 


53F 


33 025 


785 


40 003 


40 


9 030 


290 


24 314 


540 


33 179 


790 


40 136 


45 


9 578 


295 


24 522 


545 


33 332 


795 


40 257 


50 


10 095 


300 


24 730 


550 


33 484 


800 


40 384 


55 


10 589 


305 


24 935 


555 


33 636 


805 


40 510 


60 


il 060 


310 


• 25139 


560 


33 788 


810 


40 635 


65 


11 511 


315 


25 341 


565 


33 938 


815 


40 761 


70 


11 948 


320 


25 541 


570 


34 088 


820 


40 885 


75 


12 365 


325 


25 740 


575 


34 237 


825 


41 010 


80 


12 770 


330 


25 937 


580 


34 386 


830 


41 134 


85 


13 163 


335 


26133 


585 


34 533 


835 


41 258 


90 


13 545 


340 


26 327 


590' 


34 681 


840 


41 381 


95 


13 916 


345 


26 519 


595 


34 827 


845 


41 504 


100 


14 278 


350 


26 711 


600 


34 973 


850 


41 627 


105 


14 630 


355 


'26 901 


605 


35 119 


855 


41 749 


110 


14 975 


360 


27 090 


.610 


35 264 


860 


41 871 


115 


15 311 


365 


27 278 


615 


35 408 


865 


41 992 


120 


15 641 


370 


27 464 


620 


35 552 


870 


42 114 


125 


15 963 


37? 


27 649 


625 


35-695 


875 


42 234 


130 


16 279 


380 


27 833 


630 


35 837 


880 


42 355 


135 


16 589 


385 


28 015 


635 


35 979 


885 


42 475 


140 


16 894 


390 


28196 


640 


36120 


890 


42 595 


145 


17 193 


395 


28 377 


645 " 


36 263 


895 


42 715 


150 


17 487 


400 


28 556 


650 


36 401 


900 


42 833 


155 


17 776 


405 


28 734 


655 


36 541 


905 


42 952 


160 


18 060 


410 


28 910 


660 


36 680 


910 


43 071 


165 


18 340 


415 


29 086 


665 


36 819 


915 


43 189 


170 


18 616 


420 


29 261 


670 


36 957 


920 


43 307 


175 


18 888 


425 


29 435 


675 


37 095 


925 


43 424 


180 


19156 


430 


29 607 


680 


37 232 


930 


43 542 


185 


19 420 


435 


29 779 


685 


37 369 


935 


43 658 


190 


19 681 


440 


29 949 - 


690 


37 505 


940 


43 775 


195 


19 938 


445 


30119 


695 


37 640 


945 


43 891 


200 


20192 


450 


30 288 


700 


37 776 


950 


44 007 


205 


20 443 


455 


30 456 


705 


37 910 


955 


44 123 


210 


20 691 


460 


30 623 


710 


38 044 


960 


44 238 


215 


20 635 


465 


30 789 


715 


38178 


965 


44 353 


220 


21 177 


470 


30 954 


720 


38 311 


970 


44 468 


225 


21 417 


475 


31 118 


725 


38 444 


975 


44 583 


230 


21 653 


480 


31 281 


730 


38 577 


980 


44 697 


235 


21 887 


485 


31 444 


735 


38 708 


985 


44 811 


240 


22119 


490 


31 605 


740 


38 840 


990 


44 924 


245 


22 348 


495 


31 766 


745 


38 971 


995 


45 037 


250 


22 575 


500 


31 926 


750 


39101 


1000 


45150 
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Les circuits des électros contiennent chacun un cadre de bois sur 
lequel le fil zigzague de manière qu'on soit sûr que l'obus le coupera. 

Les cadres sont (par exemple) à 50 mètres l'un de l'autre; la vitesse 
du projectile étant supposée voisine de 500 mètres à la seconde, les 
circuits sont coupés avec un retard de 0,1 seconde. 

Dans les conditions susdites de montage, la distance des marques 
est voisine de 362 millimètres. 

204. Mesure d'une grande vitesse angulaire constante. 
1° — Lemme. 

Une tige cylindrique tombe en chute libre. Elle traverse un plan 
horizontal dans lequel se trouve un appareil qui marque dessus des 
traits A 0 , A n A. 2 , . . . aux temps /, / -+-t, / -h 2t, .... 

On demande comment sont espacés les traits et comment de cet 
espacement on peut déduire le temps t. 

D'après la loi de la chute des corps oh a : 

A m = H -h y g(l-hmt)*, 
h m+l = R + ±g[t + (m-h\)*Y. 



D'où : 
en posant 



h m+i — A ol = mO + e, 

e=*[(t+4]. 

On aurait de même : 
D'où : 

(A^+i — h p ) — (A w+1 — A m ) = (p — m)0. (1) 

On numérotera donc les traits, en allant vers le haut (temps crois- 
sants). On déterminera la distance des traits consécutifs A m et A M + i, 
puis des traits consécutifs h p et A p + j. 

On fera la différence des intervalles ; on divisera par la différence des 
numéros d'ordre de deux traits homologues. On aura ainsi la quantité : 



0 — g t^, d'où : t = yj ô : g . 

Si pour une raison quelconque on n'utilise pas des traits consécutifs, 
on emploiera les formules suivantes faciles à démontrer comme ci- 
dessus : 

h m+n — h m = Çmn-\-n n ~ { ^-hn®. 
A^^A F =(p Ç + Ç JL=LL)e + çe. 
~(A /i+ , — h p )—~{h m ^—h m )= (j> — m H- q ~ l nS ) H ' 
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En particulier pour n = g, on a : 

(hp+n — h p ) — (A m+n — h m ) = n (p — m)6. 
£° — Application. 

Imaginons que le système marqueur tourne autour d'un axe vertical. 
Soit t la durée du tour. 

Dans une cavité ménagée normalement à Taxe est une ampoule de 
verre pleine d'un liquide coloré et terminée par un tube capillaire. 
Quand le système tourne, un jet très fin horizontal liquide se trouve 
projeté par la force centrifuge. 

Une tige de laiton recouverte de papier buvard tombe à quelque dis- 
tance de la circonférence tracée par l'extrémité du tube. 

A chaque tour elle reçoit le jet qui marque un trait horizontal très fin. 

Le lemme précédent s'applique immédiatement. 

La tige~ est terminée par une m^sselotte de fer que maintient un 
électro. 

Le circuit de l'électro contient un second électro dont l'armature 
est chargée de briser l'extrémité du tube capillaire quand on rompt le 
circuit. 

A l'instant voulu et simultanément la tige commence sa chute libre 
et le liquide sort de l'ampoule. On évite ainsi que le liquide se perde 
inutilement. 

Après la chute sur la tige on trouve donc une série de traits dont les 
distances varient en progression arithmétique. On les numérote. 
. De la mesure de deux intervalles quelconques, les formules précé- 
dentes permettent de conclure la durée du tour. 

Il est douteux que la chute libre commence immédiatement (en 
raison du magnétisme rémanent); peu importe, pourvu qu'on n'utilise 
pas les traits voisins du zéro (position du trait liquide pour la tige au 
repos). 

On prendra commodément une tige de laiton de 80 centimètres de 
long et de 2 centimètres de diamètre, prolongée par un cylindre de fer 
% de même diamètre et de 5 centimètres de longueur. Comme liquide on 
prendra une solution de fuchsine ou de méthyl violet dans l'alcool. 

205. Chronoscopes. 
1° — Manipulation. 

L'appareil type sert dans les cours à vérifier la loi de la chute des 
corps et les lois fondamentales de la Dynamique. 

Une lourde bande de glace enfumée P tombe en chute quasi libre 
devant un diapason ou une lame entretenus électriquement et dont le 
style décrit un fragment d'horizontale. 

La glace est reçue sur des tampons de caoutchouc. 

On fait deux expériences successivement avec le diapason arrêté (son 
style trace une droite) et le diapason en marche (le style trace une 
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courbe sinueuse). L'expérience consiste à déterminer la distance 
8 = A 2 — h x des intersections de la courbe sinueuse avec la droite, en 
fonction du parcours moyen h = (h i -h A 2 ) : 2. 

Les frottements étant supposés nuls et T représentant la demi-période 
du diapason, on a : 

A 1 = -f/*, A 5 = -|(/+T)>; v = v^jïï; 

d'où sensiblement : 

On complète l'expérience en installant une poulie (comme dans la 
machine d'Alwood) et en diminuant Taccéléf a tion due à la pesanteur 
par un contrepoids. Négligeons le moment d'inertie de la poulie. Soit 
P, />, les poids de la glace et du contrepoids. L'accélération devient : 

B° — Dans les applications chronométriques, il est impossible de 
négliger les frottemenls. Le diapason sert alors à déterminer la vitesse 
v en fonction du parcours A : 

v = f(h). 

La hauteur A est la distance d'un repère tracé sur la plaque mobile, 
à sa position au début de la chute. 

Pour déterminer le temps que le repère met à passer de la distance 
A t à la distance h v on compte le nombre entier et la fraction de périodes 
de la courbe ondulée dans l'intervalle (égal à A 2 — A t ) qui correspond 
au parcours considéré. 

Peu importe la position de la lame vibrante, pourvu qu'on détermine 
une fois pour toutes sa dislance à l'origine 'des A. 

Pour fixer les idées, soit à établir la loi de la chute libre. On fait 
tomber une sphère métallique S très pesante qui au passage à deux 
hauteurs connues relie métalliquement les armatures d'un condensa- 
teur. Une étincelle éclate entre la plaque P et la pointe p, elle marque 
son passage sur le noir de fumée. 

On mesure la distance des marques ; on détermine le nombre corres- 
pondant de vibrations du diapason. On a le temps qui s'écoule depuis 
le contact de la sphère S avec les ressorts du conjoncteur I t , jusqu'au 
contact avec les ressorts du conjoncteur I â . Naturellement il faut que 
ces ressorts gênent le moins possible la chute de la sphère. 

Un ressort r frottant contre la plaque assure le contact. 

On peut le remplacer par une seconde pointe p' . 

3° — Pour les applications balistiques, une série d'électros de cir- 
cuits indépendants sont disposés à poste fixe le long de la plaque^ 
leurs armatures font une marque quand leur circuit est rompu. 
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Le projectile passe successivement à travers des cadres parallèles 
êquidistants. Chacun d'eux est traversé en zigzag par un fil apparte- 
nant au circuit d'un électro. ' 

La difficulté réside dans les relards inégaux des armatures. Pour les 
éliminer, on fait une première expérience dans laquelle tous les circuits 




Fig. 240. 



sont rompus en même temps par un disjoncteur spécial. D'où des 
marques par rapport auxquelles on détermine la position des marques 
dans l'expérience où le projectile rompt les circuits. On admet que le 
retard des armatures, quel qu'il soit, reste le môme dans les diverses, 
expériences. Il faut donc s'arranger de manière que les courants aient 
toujours les mêmes intensités et les butoirs les mêmes places. 

On multiplie les cadres (on va jusqu'à 9) pour déterminer la résis- 
tance de l'air sur le projectile. 



Galvanomètre balistique. 

206. Détermination de faibles durées par une mesure de quan- 
tité d'électricité. 

Voici deux méthodes qui ont ceci de commun : par un procédé quel- 
conque, on s'arrange de manière qu'au début et à la fin de l'intervalle à 
mesurer, un contact électrique soit coupé. 

Il existe donc, à une distance quelconque de l'appareil, deux disjonc- 
teurs Ij et I 2 (fig. 241) reliés à l'appareil par un circuit métallique. 
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1° — MÉTHODE DU PONT DE WHEASTONE. 

Un galvanomètre balistique G est sur la diagonale BC d'un ppnt de 
Whealstone équilibré. 




Fi$. 241. 



Au temps 0, on rompt la branche AC du pont en I t . 
Soit E la force électromotrice de la pile. 

Soit x la résistance équivalente à la dérivation BCD, BD. On a : 

* = 1 . * !- E 

x r + Tj r, 1 RH-Tj-f-x 

Au temps / on rompt la diagonale BC en I $ . 

Tout courant cesse de passer dans le galvanomètre. 

Son élongation correspond à la quantité d'électricité : 

0 = 1/. 

Les résistances doivent être autant que possible dénuées de self. 

Il semble d'abord plus simple, au début de l'intervalle à mesurer,, 
de fermer un circuit contenant uniquement une pile et le galvanomètre 
G, puis de l'ouvrir à la fin de l'intervalle. Mais la précision des mesures 
exige que les opérations soient les mêmes au commencement et à la fin 
de l'intervalle. Le pont de Wheatstone permet précisément d'obtenir 
l'équivalent de la fermeture d'un circuit au moyen de la rupture d'un 
autre circuit. 

2° — MÉTHODE DU CONDENSATEUR. 

R est une grande résistance non inductive. 

Entre les points A et B existe donc sensiblement une différence de 
potentiel égale à la force électromotrice E de la pile. 
Elle charge le condensateur C de la quantité : 

0„ = EC. 
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On mesure Q 0 en abaissant la clef D, ce qui relie les armatures du 
condensateur à travers le galvanomètre balistique G. 

Une mesure en valeur relative suffit, les quantités d'électricité n'inter- 
venant dans la formule définitive que par leur rapport : c'est un grand 
avantage de la méthode. 

Soit à mesurer l'intervalle /. 

Au temps Ô le conjoncteur \ ï est coupé. Le condensateur qui est 
alors chargé, commence à se décharger, à travers la résistance R. 

Pour la charge Q qui reste au temps /, on a (voir Magnétisme, III, 
§ 103) : 

Q = Q i exp.(- T J r ), / = CRlog(Q 0 :Q). 

Au bout du temps /, le disjoncteur I 2 isole le condensateur : la 
décharge cesse. On mesure la charge Q, avec la môme unité que dans 
Pexpérience préalable qui donne Q 0 . L'équation (1) fournit /, à la con- 
dition de connaître les paramètres C et R en valeurs absolues. 

Fixons les idées par quelques nombres. 

Avec les logarithmes vulgaires la formule devient : 

/ = 2,303. CRlog(Q 0 : Q). 

Cherchons le temps nécessaire à ramener la charge à la moitié de sa 
valeur initiale : 

Q 0 : Q = 2, log(Q 0 : Q) = 0,301, / = 0,693.CR. 

Soit : 

R = 3 000 ohms, C = 0,5 microfarad. 
CR = 0,0015, / = 6,93 X 1 ,5 . 10-* = 1,04 . 10-» seconde. 

Il faut environ 1 millième de seconde pour décharger le condensateur 
de moitié. . 
3° — Appareil de chute. 

Pour vérifier la méthode, c'est-à-dire étudier la décharge des conden- 
sateurs dans les circonstances les plus variées (décharge apériodique 
ou décharge périodique), on a souvent employé (sous le nom d'appareil 
de chute) le dispositif que représente la figure 242. Les contacts 1 et 2 
sont successivement ouverte par un poids cylindrique P qui tombe en 
chute libre, guidé par un fil d'acier vertical tendu qui passe dans un 
trou axial. Le cylindre est maintenu à la partie supérieure de sa course 
par un fil de fer très fin qu'un courant assez intense fond à l'instant 
voulu. Au bas de sa course il est reçu dans un cylindre de diamètre 
peu supérieur dans lequel l'air fait coussin et amortit le choc. 

L'un des contacts est fixe; l'autre est porté par une vis verticale qui 
permet de modifier leur distance, par suite le temps qui s'écoule entre 
les ruptures. Ce temps est facilement calculable, connaissant la hauteur 

h, 24 

è 
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de chute jusqu'au premier contact (de l'ordre de 2 m.), et la dis- 
tance des deux contacts (variable de 0 à 10 cm., par exemple). 

Enfin les contacts sont disposés (comme l'indique la petite ligure) de 
manière qu'après le passage du poids P, le ressort r maintienne la rupture. 




Fig. 242. 



207. Application de la méthode du condensateur à la balis- 
tique. 

1° — La figure 243 représente le dispositif de Radakovic supérieur 
^u dispositif original de Sabine. 

aa et 66 sont des cadres vus de champ sur lesquels passe un fil 
métallique de manière qu'il soit nécessairement coupé par le projectile. 
Leur distance est /. Si Ton connaît le temps / qui s'écoule entre la 
rupture du fil aa et celle du fil 66, on connaît la vitesse moyenne 
V = /: /, du projectile entre les cadres. 

Pour déterminer / on utilise la méthode du condensateur. 

Il est chargé par la différence de potentiel A — B que produit une 
pile aux extrémités d'une résistance R de l'ordre de quelques milliers 
d'ohms. 

On mesure la charge Q 0 en établissant avec la clef D le contact 1 
(charge), puis le contact 2 (décharge à travers le galvanomètre balis- 
tique G). 

Ceci fait, on rétablit le contact 1, on tire le coup de fusil ou de canon, 
immédiatement après on établit le contact 2 : on mesure ainsi la 
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charge Q que contient le condensateur après s'être déchargé le temps 
à travers la résistance R. . 
^ En effet la rupture du fil aa isole 1* pile : le condensateur se décharge 

à 



Cèdres 




Fig. 243. 

à travers la résistance jusqu'à ce que la rupture du fil 66 l'isole et 
arrête la décharge. 
Ona: 

/ = RClog(0 0 :Q) = RClogx. 

2° — Application de la méthode. 
De la formule : 

0 = 0 0 exp.(- 1 ^-), on tire: <tt = Rc(^-igL). 

Admettons des erreurs sur Q 0 et Q agissant dans le même sens sur 
l'évaluation du temps. On a : 

, ( = R C^( 1+ 0 t ) = Rc ^ (( + x) , 

t logx 1J^' 

Le facteur en x est minimum pourx = 3,60. Autrement dit, l'erreur 
sur le temps est minima quand on choisit la résistance R de manière 
que la charge finale soit à peu près le quart de la charge initiale. 

Pour le minimun on a 

\ogx = , / = RC logx = i,28 . RG. 
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Par exemple pour : 

C = M)- 6 = 1 microfarad, R = 10 8 = i 000 ohms, 

il vient : 

/ = 1,28. 10-* seconde. 

' Les grandeurs admises pour C et R conviennent donc quand le temps 
à mesurer est de Tordre du millième de seconde ^vitesse V = 500 mètres 
à la seconde, par exemple; distance des cadres / = 50 cm.). 
30 _ rôle de la self-induction. 

Quand il existe de la self dans le circuit de décharge, l'équation de 
décharge, devient : 



(1) 



Si la self est très petite, on peut calculer le premier terme au moyen 
de la formule approchée : 

Q = Q 0 exp.(-ra-), -?F = W' 
L'équation (1) devient : 

«4MK«-ifcr)-* 

D'où l'intégrale plus approchée : 

o=o.«p.[-x3r(i+Tfer)]- 

208. Mesure de la durée d'un contact. 

1° — Une balle métallique tombe sur un plan métallique, frappe et 

rebondit. Pour déterminer la durée du 
contact, on installe le circuit que repré- 
sente la figure 244. 

Il est fermé pendant la durée effec- 
tive du contact. Aussitôt que la balle 
a rebondi, on place sur l'enclume un 
morceau de feutre pour que seul le pre- 
mier contact détermine la quantité 
d'électricité mesurée parle balistique G. 

Le courant ne s'établit pas instanta- 
nément. Sa durée d'établissement aug- 
mente avec le quotient L : R de la self 
par la résistance. Il faut donc que la 
résistance du circuit soit grande, ce qui présente l'avantage de dimi- 
nue l'influence de la variation de résistance au contact. 
On en est quitte pour augmenter la force électromotrice E de la pile. 




Fig. 244. 
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2° — On peut utiliser le contact à décharger partiellement un con- 
densateur. Nous retombons sur la théorie du paragraphe 206, 2°. 

209. Pendule dHelmholtz. 

1° — Il sert à produire deux ruptures de circuit ou deux fermetures 
à des temps dont la différence est connue et variable à volonté. 

C'est un lourd pendule de fer dont Taxe tourne sur des paliers à 
billes. Un électro le maintient^ 90° de la verticale; quand on rompt le 
circuit de Téleclro, le pendule part. Il passe dans la verticale avec une 
vitesse difficile à calculer exactement, mais qui est sûrement invariable 
(comme maxima) au voisinage de la verticale. 

Assimilons le pendule à un pendule simple cfun mètre de longueur. 
La vitesse linéaire est donnée par la formule : 

v = \J %gh , h = i, v = 4 m ,43 = 443 centimètres par seconde. 

Pour simplifier l'écriture, supposons-la de 400 cm. 

2° — Côte à côte au voisinage de la verticale de Taxe du pendule, 




Fig. 245. 

disposons deux appareils identiques à celui que représente la figure. 
Le plan du tableau est horizontal; la tige ab est perpendiculaire 
au plan d'oscillation. 
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~ Le lecteur vérifiera qu'on peut aussi bien supposer vertical le plan du 
tableau. , 

Le pendule dans sa chute pousse la pointe e. 

D'où rupture du contact pq. 

Le nez n échappe, le ressort r' tire le levier a'b' : d'où fermeture du 
.contact p'q'. L'appareil peut ne contenir qu'un seul des dispositifs. 

Après une petite rotation du levier a6, le ressort r qui maintient 
actuellement le contact pq, agira de manière à faire tourner le levier 
d'un angle suffisant pour que le pendule ne le touche pas au retour. 

Nous avons dit qu'il existe deux appareils semblables côte à côte. Ils 
sont montés sur des glissières et déplaçables au moyen de vis micromé- 
triques, de manière que le pendule heurte successivement les leviers 
après un parcours, c'est-à-dire après un temps connu. 

Avec la vitesse linéaire que nous supposons, un déplacement d'un 
centimètre correspond à 2,5 millièmes de seconde. 

On commence par obtenir que les deux ruptures ou que les deux 
fermetures se fassent en même temps; à partir des positions ainsi 
déterminées, le déplacement d'un millimètre de l'un des appareils dans 
sa glissière sépare les ruptures ou les fermeturès de 0,25 millièmes de 
seconde, dans notre hypothèse. 

En définitive on ne demande au pendule que de fournir toujours la 
môme vitesse linéaire au passage par la verticale, ce qui exige 
seulement des frottements très petits et une stabilité grande. 

Les supports de Taxe sont donc d'une robustesse extrême. 

3° — Étalonnage. 

L'étalonnage direct consiste à déterminer la vitesse angulaire au pas- 
sage par la verticale, d'où l'on déduit la vitesse linéaire à la hauteur 
des pointes c. 

On fait porter un cliché par le pendule; on projette dessus l'image 
d'un point lumineux dont l'état varie périodiquement avec une fré- 
quence connue (éclairs équidistants dans le temps). On mesure la dis- 
tance des images. On a immédiatement la vitesse linéaire si l'image du 
point lumineux tombe sur le cliché à la hauteur des pointes e. 

Il peut être plus commode d'employer l'étalonnage électrique avec 
l'une des méthodes décrites au paragraphe 206. 

210. Manipulation. 

î° — Pour une série d'intéressantes manipulations, je conseille un 
appareil plus facile à construire. Un tube d'acier horizontal, surchargé 
à ses extrémités, est monté sur un axe vertical. Deux gros ressorts de 
tournebroche, de torsions opposées, le transforment en un oscillateur. 
Pour obtenir une vitesse toujours la même, on fait tourner le tube 
d'un angle invariable compris entre 0 et 360°, et on l'abandonne à lui T 
même. 

Au passage par la position d'équilibre, la vitesse est quasi uniformç. 
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On dispose les disjoncteurs de manière qu'ils soient atteints par un 
doigt quand l'oscillateur est au voisinage de cet azimut. 

L'appareil fonctionne mieux que celui d'Helmholtz pour une con- 
struction grossière parce que les pressions sur Taxe sont petites quand 
a symétrie est à peu près réalisée. Il faut que le moment d'inertie de 
l'oscillateur soit grand pour que l'action sur le premier disjoncteur 
ne modifie pas sensiblement la vitesse. 

Le lâcher du tube est obtenu avec un électro. 

2° — Du chronograph^ Le Boulangé seule la détente est d'une con- 
struction délicdle. Mais pour une manipulation rien n'empêche dte rem- 
placer le couteau par une inscription photographique. 

Voici (par exemple) une manière de monter ^'expérience. Plaçons les 
électros au même niveau, fixés sur . un robuste support à coulisse : 
Faisons tomber librement deux tiges identiques, à dix centimètres Tune 
de l'autre pour qu'elles ne s'influencent pas. 

Recouvrons-les d'un fourreau de papier photographique à développe- 
ment. Là où tombent les tiges, projetons l'image (agrandie) d'une fente 
fine horizontale, découverte un court instant : c'est un couteau fictif. 

Si les tiges sont lâchées en même temps, le trait noir sera pour les 
deux à la même distance de l'extrémité supérieure. 

Si elles sont lâchées l'une après l'autre, la distance ne sera pas la 
même. 

D'où la mesure de l'intervalle t. 

L'éclair sera produit par la rupture de l'un des circuits, déclenchant 
un écran percé d'une fente qui passe rapidement devant la fente fixe 
fortement éclairée. Il est facile de rendre la durée de l'éclair égale à 
quelques dix-millièmes de seconde. 

Déplaçant l'un des disjoncteurs, on fera varier le temps t. 

D'où une première série des vérifications des formules. 

On a d'autres vérifications en modifiant la vitesse de l'écran produc- 
teur de l'éclair, de manière que l'éclair corresponde à des hauteurs de 
chute différentes de la tige soutenue par l'électro dont le circuit con- 
tient le déclencheur. 

Je laisse au lecteur le plaisir de multiplier ces manipulations qui 
seraient classiques si nos professeurs de Mécanique étaient autre chose 
que de tristes idiots, les sorbonicoles en tête. 





CHAPITRE XIII 
SYSTÈMES A DEUX LIBERTÉS 

211. Position du problème. Vibrations principales. 

Le problème de la résonance consiste à étudier le mouvement d'un 
système complexe caractérisé par un certain nombre de libertés et dont 
les diverses parties oscillent en réagissant les unes sur les autres. 

La disposition du système est à chaque instant donnée par n coor- 
données généralisées, en nombre égal aux libertés. 

Nous désignons les coordonnées par a, 6, c,... les vitesses correspon- 
dantes par a\ b', c',..., les accélérations par a", 6", c",... 

Pour établir les équations du mouvement, nous exprimons l'énergie 
cinétique et le potentiel en fonction des coordonnées généralisées, et 
nous appliquons les équations de Lagrange. 

La recherche des vibrations principales^ c'est-à-dire des modes stables 
de vibration domine le sujet 1 . Pour chaque mouvement principal, le 
système revient périodiquement dans sa configuration initiale; s'il n'y 
a pas d'amortissement, les vibrations de chaque partie constitutive du 
système sont permanentes. Un système est complètement connu, lors- 
qu'on a déterminé ses modes caractéristiques de vibration, qui sont 
généralement en môme nombre que les coordonnées généralisées. 

Nous admettons sans démonstration plusieurs théorèmes d'algèbre 
pure. Ce n'est pas qu'ils soient particulièrement difficiles; mais nous 
refusons de couper notre exposé par des considérations à leur place 
dans un Cours d'Analyse. Au reste les calculs de tous les exemples 
sont poussés à bout et deviennent la démonstration des propositions 
générales dans des cas particuliers. n 

Le lecteur ne lira les remarques générales qu'après les cas parti- 
culiers. 

1. C'est le problème d'Optique ondulatoire qui consiste à trouver les vibrations se 
propageant sans déformation. 
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Systèmes conservatifs d'énergie. 
212. Équations de La grange. 

Soient a, 6, c,... les coordonnées généralisées. Quand les équations 
qui relient les coordonnées x, y, z,... des divers points du système 
aux coordonnées généralisées a, 6, c,... ne contiennent pas expli- 
citement le temps (ce que nous supposerons toujours), la forc& 
vive est une fonction quadratique homogène des vitesses a', 6', c',.-. 
Posons donc : 

2T = A t a' £ -h A,6' 1 + ...-+- 2 A 12 a'6' -h 2A 13 a'c' -+-... 

Les A sont généralement des fonctipns des coordonnées a, 6, c,... 

Afa/s comme il s'agit de petites oscillations, nous les posons constants 
et égaux à leurs valeurs pour la position d'équilibre autour de laquelle 
le système oscille, position pour laquelle on a : a = 6 = c ...=0. 

Nous admettons que les forces dérivent d'un potentiel. 

Par définition cela signifie qu'elles sont égales aux dérivées par- 
tielles : D y t> y 

d'une fonction V (a, 6, c,...) des coordonnées généralisées. 

Autrement dit le travail des forces appliquées au système a pour 

expression : ■ 

c/S = _ ( IL d a -h c/6 H- . . . ) = — d V . 
\da ?o / 

Les forces devant s'annuler pour la position d'équilibre, le potentiel 
se réduit à : 

2V = 2V 0 --h B^* -h B 2 6* + . . . + 2B 12 a6 -h 2B 13 ac 4- . . . . 

Cela revient à le développer suivant les puissances croissantes des 
coordonnées généralisées et à négliger les termes supérieurs aux 
carrés. Toujours par suite de l'hypothèse qu'il s'agit de petites oscilla- 
tions, nous traitons les B comme des constantes. 

Écrivons les équations de Lagrange : 

d ?T ?T ?V 



dt da' Da da ^" 
Il y en a autant que de variables généralisées. Elles se réduisent ici à ; 

à ?T ?V_ 

On trouve immédiatement : 

(A,a"+ A n bf+ A n C-h . . . ) -+- (B,a -+- B 1S 6 + B„c + '...) = 0, 
(A„a" -+• A,6" -h Aj,c" +....) + (B 2 ,a + B,6 -+- B a c -)-...) = 0, 
(!) 

(A nl a" -+- A„è&" H- ) -+- (B„,a -h ) = 0. 
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Nous écrivons tantôt A i; , tantôt A,,, pour la symétrie des équations; 
il est évident qu'on a : 

Af, = A, n By = B ;i . 

On a pour solution les n vibrations complexes : 

a = a t sin (tû t t — 8,) -+- a % sin (<o 4 / — 8 2 ) a, sin (to,/ — 8 3 ) H- . . . 
6 = 6 t sin (uj — Bj) 4- 6 2 sin (u>,/ — 8,) -h 6, sin (a> a / — 8 3 ) -f- . . . (2) 
c =c l sin (u)^ — 8 t ) -h c a sin (to,/ — 8 2 ) -+- c, sin (a> 8 / — 8 3 ) . . . 

Substituons Tune des vibrations complexes (la première par exemple) 
-dans les équations (1); il vient comme conditions : 

a x ( A l( o 2 — B t ) -f- 6, (A i2 a> 2 — B 1S ) 4- c, ( A 13 u> 2 — B 13 ) -4- . . . = 0 

- B ?1 ) + 6 t ( V* - B t) ^(A^ 1 - B B ) H- . . . = 0 (3) 

Pour être satisfait, le système (3) exige qu'on ait : 



A^ 2 — B, 
'-B„ 



A ls u) 5 



A ?1 <d ! 



J -B I5 
-B, 



l -B f! 



A w u)«— B 3i 



A^o)*- 
A s a> s 



= 0. 



Ce déterminant égalé à 0 représente une équation du n iéme degré en u>*. 
On démontre que toutes les racines a> 2 sont réelles. 

Comme nous admettons que les oscillations se font autour d'une 
position d'équilibre stable, il faut de plus que toutes les racines <o* 
soient positives, de manière que les racines u> soient réelles. 

Soient calculées les n racines u> 2 , <dJ, ... o>*. Prenons-en une, o>* par 
exemple; substituons-la dans le système (3). Nous pouvons calculer les 
amplitudes a„ 6,, c„ ... en fonction de l'une d'elles prise arbitraire- 
ment. Nous opérons de même pour toutes les racines. 

Les 2/i constantes arbitraires des n équations différentielles simul- 
tanées du second ordre sont les n phases 8 t , 8 2 , ... 8 n , et les n ampli- 
tudes arbitraires dont nous venons de prouver l'existence. 

213. Vibrations principales. 

1° — Quand on connaît un système de coordonnées généralisées 
a, 6, c,... au nombre de n, on peut en trouver une infinité d'autres en 
reliant n nouvelles quantités aux premières par un système d'équations 
linéaires à coefficients arbitraires. 

On démontre que, parmi tous ces systèmes, il en est un qui ramène 
la force vive à la forme : 

2T = a' 2 +-6' 2 -f-c' 2 -h 

simultanément le potentiel a la forme : 

2V = 2V 0 4-B 1 a 2 +B s 6 2 -t-...î 
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ou inversement. C'est là un pur théorème d'algèbre sur les fonctions 
quadratiques homogènes qui n'a rien à voir avec la définition méca- 
nique des quantités T et V. 

Expliquons pour trois variables le sens du théorème. 

Soient deux ellipsoïdes 1 et 2 ayant môme centre. Par une première 
rotation des axes de coordonnées, je peux prendre pour axes les axes 
de l'ellipsoïde, 1 ; par des dilatations convenables de l'espace (change- 
ments d'échelles sur les axes), je peux donner à cet ellipsoïde l'équation 
d'une sphère ; enfin; par une nouvelle rotation des axes, je peux les 
amener à coïncider avec les axes de l'ellipsoïde 2, ce qui laisse inaltérée 
la forme de f équation de l ellipsoïde 1, qui est maintenant celle dune 
sphère. Donc trois substitutions linéaires ramènent les équations des 
deux ellipsoïdes à la forme : 

x 2 -±-y % -hz 2 = R«, À** -H By* 4- Cz* = D. 

Or il est clair qu'on peut obtenir le même résultat d'un seul coup, 
un nombre quelconque de substitutions linéaires consécutives pouvant 
être remplacé par une seule convenablement choisie. 

D'ailleurs on voit immédiatement la possibilité du théorème général. 

Pour supprimer les doubles produits des deux formes quadratiques, 
il faut disposer de deux fois n(n — 1) : 2 arbitraires, soit en tout de 
n l — n arbitraires. Pour égaler à l'unité les n coefficients des carrés 
de l'une des formes, il faut disposer de n arbitraires. D'où la nécessité 
de n* arbitraires. C'est précisément le nombre des coefficients d'un 
système de n équations linéaires reliant deux groupes de n quantités. 

2° — Supposons la transformation effectuée; les équations de 
Lagrange deviennent : 

a" Bjû = 6, 
b"+B i b=0, 

Le mouvement le plus général est alors : 

a = a 0 sin(v/~B7/ — 8 t ), 
6 = fe 0 sin( N /^'/ — 8,), 

Les 2/i constantes d'intégration sont a 0 , 6 0 , ... ; 8„ 8 21 .... 
Les vibrations ainsi déterminées sont dites principales. 
Elles sont absolument indépendantes; nous pouvons choisir arbi- 
trairement leurs amplitudes et leurs phases. 
Elles se superposent sans se troubler. 

Il ne faut pas s'imaginer qu'elles correspondent respectivement au 
mouvement de quelque partie distincte du système : chaque vibration 
principale est généralement constituée par un mouvement d'ensemble 
de toutes les parties. Les amplitudes de leurs déplacements sont entre 
elles dans des rapports complètement déterminés : l'amplitude de la 
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vibration de l'une des parties détermine l'amplitude des vibrations de 
toutes les autres. Les phases des vibrations qui constituent chaque 
vibration principale, sont les mêmes. 
3° — Constitution du système vibrant. 1 

En définitive les diverses parties du système oscillant sont analogues 
à des pendules circulaires ou de torsion; ils sont reliés par des fils 
élastiques ou des fils tendus par des poids, ou encore leurs axes reposent 

sur d'autres pièces oscillantes De là résultent, sur chaque partie 

du système, des forces ou couples qui sont synchrones des vibrations 
des autres parties oscillantes (décalages 0 ou tc). 

Par hypothèse nous supposons les frottements nuls; d'où la consé- 
quence que, pour la permanence du phénomène, nous ne devons fournir 
d'énergie à aucune pièce du système; par suite les forces qui agissent 
sur une pièce, ne doivent être décalées que de 0 ou tz par rapport à la 
vibration de cette pièce; d'où la conséquence fondamentale que pour 
chaque vibration principale, toutes les pièces ont les unes par rapport 
aux autres des décalages Oou 7:, décalages qu'on peut toujours supposer 
nuls par un choix convenable du sens positif des variables qui fixent 
les mouvements. C'est le'résultat trouvé ci-dessus. 

Dans ces conditions les forces qui s'exercent sur une pièce oscillante 
et qui proviennent des oscillations des autres pièces, ne peuvent que 
changer la période de la pièce considérée; ce qui est nécessaire pour 
que le mouvement général qui correspond à un mode principal de 
vibration, soit périodique (période unique). 

Dans tous 60s exemples, nous serons donc conduits à spécifier com- 
ment les forces qui proviennent des oscillations simultanées, imposent 
la même période à toutes les parties du système, allongeant la période 
des unes, raccourcissant la période des autres. 

Au fond c'est là tout le problème mécanique. 

Le lecteur reverra les §§ 182 et suivants du tome I. 11 s'attachera à 
bien comprendre le rôle du décalage e; quand .sin e = 0, l'énergie trans- 
mise au corps oscillant est nulle. Il reliera le § 67 du tome I où l'entraî- 
nement du support est étudié. 

4° — Remarque. 

Pour fondamentale que soit la considération des vibrations princi- 
pales, il est bon de remarquer que leur détermination donne lieu aux 
calculs mêmes du paragraphe 212. Réciproquement, quand on a résolu 
le déterminant de Lagrange et trouvé le système (2) du paragraphe 212* 
on peut déterminer immédiatement les vibrations principales. 

Écrivons le système (2) sous la forme : 

a = a,H -f- ajb -+- aJV -f- . . . 
c = c,e -h c 2 4> +c 3 ? + .., 
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Résolvons par rapport à 8, V, ... ; ces nouvelles variables s'expri- 
ment linéairement en fonction de a, 6, c, ... ; ce sont les variable» 
principales. 

214. Cas où le déterminant de Lagrange égalé à zéro a des 
racines égales. 

Quand le déterminant de Lagrange égalé à zéro a deux racines 
égales (o t et <o a , il se présente deux cas. 
Ou bien la solution est de la forme : 

a = (a l -h a t t) sin (<d,/ — 4- a z sin (a> g f — 8 3 ) -h . . . , 
6 = (6, -h 6 2 /) sin (u> t f — S t ) -h 6, sin ((*>,/ — 8 3 ) + . . . , 



ou bien il y a indétermination pour les coefficients a,, 6 4 , c 4> ... Au lieu 
que tous les coefficients de même indice soient déterminés quand nous 
prenons arbitrairement l'un d'entre eux, nous pouvons arbitrairement 
en choisir deux s'il y a deux racines égales, trois s'il y a trois racines 
égales. 

Il résulte de la nature môme du problème que la seconde hypothèse 
est seule admissible. Toute difficulté disparaît du reste si on consi- 
dère les vibrations principales. Un certain nombre d'entre elles ont 
même période : peu importe, puisqu'elles sont parfaitement indépen- 
dantes. * 

Mais dans le cas des racines égales, l'indétermination fait qu'on peut 
trouver une infinité de systèmes de vibrations principales. 

Par exemple, si a et 6 sont deux variables principales de même 
période, 

m = acosa-f-6sina, n==asina — ôcôsa, 

sont aussi des variables principales, puisqu'on a identiquement : 

m 2 -hn 2 =a 2 -t-6 2 . 

Les fonctions T et V conservent la même forme simple pour les 
variables m, n. 

Par exemple, pour le pendule conique ordinaire et des vibrations 
petites, tout système de plans rectangulaires verticaux passant par le 
point de suspension détermine un système de vibrations principales. 

215. Variation du nombre des libertés. 

Quand en établissant de nouvelles liaisons, on enlève au système 
oscillant une ou plusieurs libertés, les nouvelles périodes sont com- 
prises entre les anciennes. 

Soit : 

2T = a' 2 + 6' 2 4- c' 2 -f- . . . + m' 2 -h n'\ 

2V = 2V 0 -+- (o 2 a 2 -f- w 2 6 2 -h a>*c 2 + ...-+- u> 2 m /n 2 + a>*/i 2 , 
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la force vive et le potentiel exprimés au moyen des n variables princi- 
pales. Établissons une relation : 

f(a, 6, c, ...) = 0, (1) 

entre les variables, ce qui supprime une liberté. 

Puisqu'il s'agit de petites oscillations, nous pouvons développer (i) 
en série et nous limiter à la condition : 

aa-hôp-hcy-h . . . -\- miL-+- nv = 0, 
où a, p, y, • • . sont des constantes. Il vient : 
2T = a'* + 6'« -4- . . . + m" + ^ (a a' + p b' + . . . + p m')*, 

2V = 2V 0 -h wja 2 (o|6 2 -h . . . + <m 1 + ^(aa-4-p6-f- . . . -h[*/n) f . 
La variable n a disparu. 

Écrivons les nouvelles équations de Lagrange : 

a"-f-u>*a4--^-(aa /, -hp6"-h ... ^-(aa + p6-f- ... + |t/n) = 0. 

Or: 

a a" + p 6" -h . . . + n /n* = — v n" , 
aa -f~p6 + ... +(xm = — v n. 

D'où : 

La dernière de ces équations est une identité. 
On peut encore écrire : 

a" -h w*a — a7 = 0, 
6" -+-10*6 — p? = 0. 

Substituons dans ce système la solution : 

a = Asinw/, 6 = Bsinw/, n = Nsinw/; ç = Qsînco/. 

Il vient comme conditions : 

a A -h SB -+- . . . 4-vN = 0, 
A(^~(u î )-aO = 0, 
B(co| — a>*) — pQ = 0, 

N((„J — (o 1 ) — V Q = 0. 
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- ... 4-—! î=0. 



38a 



<oï — < 



Cette équation en co* admet n — 1 racines, qui sont évidemment com- 
prises entre les n quantités a>*, <o|, ... <o* . Représentons la valeur du 
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Fig. 246. 

premier membre en fonction de u> 2 ; supposons les quantités o> n <û v ... 
rangées par ordre de grandeurs croissantes. 
On obtient la courbe ci-contre (fig. 246). 

Il résulte de là que l'établissement d'une liaison ramène de n à n — 1 
le nombre des variables principales : les n — 1 périodes du nouveau 
système sont comprises entre les n périodes de l'ancien. 

216. Remarque sur les systèmes non conservatifs. 

Nous supposons dans les paragraphes précédents que les forces 
dérivent d'un potentiel; d'où résulte la condition : 

By = Bji. 

Considérons brièvement le cas général. Les équations de Lagrange 
(1) du paragraphe 212 conservent la même forme pour les petits mou- 
vements, mais la condition précédente n'est plus satisfaite. 

On démontre qu'il est possible de les simplifier; elles deviennent : 



a" + B t a -4- B 12 6 -h B 13 c H- ... =0, 
b" -f- B 2l a -f- B ,6 -h B a3 c + . . . = 0, 
=0, 



avec les conditions : B 0 -f- B yi = 0. 

Dans le cas des forces conservatrices d'énergie, non seulement la 
somme est nulle, mais il en est de même pour chacun des termes. 

Multiplions la première équation par da, la seconde par </&,...; addi- 
tionnons et intégrons ; il vient : 

^Aa'^S^B^-t- V2 f l$ li (b.da — a.db) = 0. 
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Le signe A représente la variation de la quantité sur laquelle il opère, 
entre les limites d'intégration. 

La troisième somme n'est pas une différentielle exacte. La variation 
de l'énergie du système ne dépend pas seulement de la variation de 
configuration quand on passe d'un état i à un autre état 2 ; elle dépend 
des états intermédiaires. 

Aux paragraphes 17 et suivants du tome 1, nous avons étudié lon- 
guement le cas particulier de deux variables, c'est-à-dire les équations 
■différentielles simultanées : x 

a"-hB l a + Bb = 0, 
6"- l -B î 6 — Ba = 0. 



Systèmes à deux libertés. 

Les expériences que je vais décrire sont parmi les plus simples. 
-Comme elles ont toujours excité la curiosité, les mémoires sont légion 
et se répètent avec candeur. Les équations se posent immédiatement; 
leurs solutions peuvent être poussées à bout : question de patience et 
de soin. 

Le lecteur construira sans peine le premier dispositif où le mécanisme 
•des réactions apparaît clairement. 

Les expériences « historiques » que j'expose ensuite, ne sont naturel- 
lemeni pas les plus simples. Je trouve plus utile de traiter certains 
-exemples numériques que de démontrer des théorèmes généraux curieux 
assurément, mais dont on ne connaît aucune application expérimen- 
tale. Chacun son métier : laissons les choses inutiles aux mathémati- 
ciens.» Au reste ces messieurs seraient généralement incapables de faire 
correctement les discussions suivantes qui ne sont pas autrement faciles, 
quand il s'agit de voir exactement ce qui se passe. Avec trois variables, 
les expériences sont à Ja limite de ce qu'on peut débrouiller : avec n 
variables, c'est du noir sur du papier et du vague dans le cerveau. 

Les mathématiciens diront que je répèle dix fois la même chose. 
C'est vrai, mais à propos d'appareils différents. Or pour le physicien 
il s'agit d'apprendre à analyser les appareils, précisément à retrouver 
les mômes phénomènes sous des formes les plus diverses. 

217. Liaison de deux pendules par un ressort dans leur plan 
d'oscillation. 

1° — A une poutre PP aussi rigide que possible (fïg. 247) sont 
attachés les fils de suspension F de deux pendules constitués par les 
masses de plomb M pesant, par exemple, 5 kilogrammes. On fait en sorte 
que les masses soient quasiment identiques ; les phénomènes n'exigent 
pas que cette condition soit satisfaite, mais les équations sont alors 
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plus simples. Les fils ont, par exemple, de 3 à 4 mètres de long, ce qui 
permet l'installation de l'appareil dans un laboratoire ordinaire. 
On commence par régler les longueurs de manière que les durées 




Fig. 247. 



d'oscillations soient égales, ce qu'on vérifie en faisant osciller les pen- 
dules normalement au tableau. 

Quand, on ne dispose pas d'une poutre rigide, on scelle dans le mur 
deux consoles, ce qui est d'ailleurs préférable. 

Comme fil on choisit du fil d'acier pour cofdes de piano dont le 
diamètre est inférieur au millimètre. 

Ceci posé, faisons osciller les pendules dans le tableau après les avoir 
reliés par] un caoutchouc mince CC ou par un ressort à boudin en fil 
très fin. La longueur du caoutchouc ou du ressort est telle qu'ils 
restent toujours tendus. 

h, 25 
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Étudions les oscillations du système ainsi constitué, en négligeant la 
masse du caoutchouc ou du ressort. 

• 2° — Avant que le caoutchouc ne soit en place, les fils de suspension 
sont verticaux. Quand le caoutchouc est en place, les positions d'équi- 
libre des pendules sont changées de l'angle S = — <I>. 

Fixons les inclinaisons des fils par les angles G et <p comptés à partir 
des nouvelles directions d'équilibre, dans le même sens. 

L'allongement du caoutchouc à partir de l'état non tendu est : 

L 0 -hL(ô-<p). 

Nous admettrons que sa tension est égale à l'allongement multiplié 
par une constante E qu'on appelle module d'Young. 

Ce module est immédiatement déterminé par l'équation suivante qui 
exprime, par rapport à un axe normal au tableau passant par l'extrémité 
supérieure d'un fil, l'égalité des moments de la pesanteur agissant sur 
un des pendules et de la tension du caoutchouc : 

mgl$ = ELLq. 

Pendant le mouvement nous n'avons plus à tenir compte de l'allonge- 
ment L 0 . En définitive le caoutchouc exerce sur les pendules des forces 
égales et opposées, proportionnelles à 6 — <p. 

Les équations du mouvement pour de petites amplitudes sont donc : 

m (l* -+- r 2 ) 6" -f- mglb — EL a (? — 0) = 0, 
m (/ 2 -f- r 2 ) ?" + mgly — EL 2 (6 — 9 ) = 0. 

I est la distance du centre d'inertie des pendules au point de suspension 
correspondant; r est le rayon de gyration autour d'un axe normal au 
tableau et passant par le centre d'inertie. 

Enfin le module E est, toutes choses égales d'ailleurs, proportionnel 
à la section droite du caoutchouc et en raison inverse de sa longueur. 

Posons : 

. Ql . EL 2 EL 2 

Les équations prennent la forme : 

0"+-Be — A<p = 0, T »4-B<p — A6 = 0. (1) 

Le caoutchouc étant par hypothèse long et de très petit diamètre, la 
constante A est petite devant la constante B. 
11 ne reste qu'à discuter les équations (1). 
3° — Vibrations principales. 
Posons : 

6 = Ô 0 sin<o/, <p = p0 o sino)/. 
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Substituons dans (i) : 

— (o'-f-B — Ap = 0, p(— o> f -t-B) — A = 0 

Résolvons par rapport à w 2 et p. 

H vient la première condition : p 2 = 1. 

D'où: ■ . , 



Pi = 1 » 
?% = — 4 » 



o* = B — A. 
oi=B-f-A. 



Ce qui donne les périodes : 



A 

Comme terme de comparaison, faisons osciller les pendules après avoir 
supprimé le caoutchouc. 

La valeur correspondante de <o est donnée par l'équation : 



■= jd - =a- 



B, 



T = T. 



Ainsi nous pouvons réaliser deux cas particulièrement simples. 

a) Nous abandonnons les pendules sans vitesse après les avoir 
écartés dans le même sens, du même angle (p = l). Ils oscillent avec la 
même période T t ; leur période est la même que si le caoutchouc 
n'existait pas. C'est évident, puisque les écarts avec les positions 
d'équilibre étant toujours les mêmes, la longueur, par suite la tension 
du caoutchouc ne varient pas. 

6) Nous abandonnons les pendules sans vitesse après les avoir 
écartés en sens inverses 
du même angle (p = — 1 ). 
Ils oscillent avec la même p i 
période T 2 , plus courte 
que si le caoutchouc 

n'existait pas; ce qui se 

conçoit sans peine, la 
tension du caoutchouc 
variant de manière à ajou- 
ter son action à celle de 
la pesanteur. Fi S- 248 - 

Représentons en P t et 
P 2 les positions d'équilibre des centres d'inertie des deux pendules 
(fig. 248). Quand ils sont en PJ et Pi, le caoutchouc est allongé, sa ten- 
sion est plus grande : son action s'ajoute bien à celle de la pesanteur 
pour ramener les pendules dans leur position d'équilibre. 

Quand ils sont en P\ et Pj, le caoutchouc est plus court que pour 
les positions d'équilibre P t et P 2 ; sa tension est moindre : tout se passe 











— • m— 
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comme si l'action de la pesanteur était augmentée de la diminution de 
cette tension. 
4° — Battements. 

D'une manière générale, les mouvements sont représentés par les 
équations : 

0 = P sin (<o t / — e t ) -f- Q sin (w,/ — e 2 ), 
cp = P sin(o> t / — e,) — Q sin (<o t Z — e,). 

P» 0> 8 i» 6 S > son t l es constantes arbitraires d'intégration. 

Comme cas particulier intéressant, admettons qu'à l'origine des 
temps (/ = 0), les pendules, qui sont tous deux dans leurs positions 
d'équilibre, ont le premier une grande vitesse, le second une vitesse 
quasi nulle. 11 suffit de poser : 

P = Q, 0 = sino> 1 / 4- sin <o s /, <p = sina>,/ — sin<*> 2 /, 

en négligeant un facteur commun. Ou encore : 

Q~2cos 1 ^ — M. sin * ^ * /, 

<p = 2sm — ^ — M.cos 1 ^ s /. 

Posons que les périodes sont peu différentes. 
Nous avons sensiblement : 

6 = 2 cos Ml ~ c ° 2 /.sine»/, 

cp = 2 sm — ^ — - /. cosw /. 

On vérifie aisément que le pendule d'abord au repos se met en 
marche peu à peu, tandis que l'autre s'arrête graduellement. 

Et ainsi de suite, l'énergie passant alternativement de l'un à l'autre. 

Les physiciens connaissent ces sortes de phénomènes sous le nom de 
battements. On vérifie aisément que le nombre de battements par 
seconde (fréquence du phénomène) est : 

B : 2*V "A. 
5° — Suppression d'une liberté. 

J'arrête l'un des pendules (? = 0, ou ô = 0) sans supprimer le 
caoutchouc. L'autre oscille avec une fréquence u> : On a : 

u> 2 =B. 

La nouvelle fréquence est comprise entre les fréquences 2* : io, et 
2?r : to 4 , ainsi que l'exige le paragraphe 215. 
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218. Pendules inégaux. 

* 1° ^- Passons au cas des pendules inégaux (fig. 249). 




Ftg. 249. 

ï . ■ • \ 

Les équations du mouvement deviennent : 

6"-+-Bô — À<p = 0, . $>"-f-6cp — aO = 0. 

Substituons la solution : 

ô = 6 0 sinto/, <p==p6 0 sinw/; 
— od 2 h-B— Af3==0, P (— o) 8 4-6) — a = 0. 

Résolvons par rapports u> et p. 

Ap« + p(6-B)-a = 0; (1) 
(<o* — B)(a> 2 — 6) — Aa;=0, a> 4 — (B4-6)a> 2 H-B6 — Aa = 0; 

p = ^-[(B - 6) ± V(B-6)» + 4aA] f 
a> 2 = ^-[(B H-6)=P>/(B — 6) 2 -t-4aA J. 

L'intégrale générale est de la forme : 

6 = P sin (wj/ — p) -f- Q sin (u> 2 / — q), 
<p = p t P sin (wj/ — p) H- p 2 Q sin (tûj — g). 

Les constantes arbitraires d'intégration sont P, Q, p, q. 
2° — Application numérique. 

J'assimile les pendules supposés de même masse à des pendules 
simples dont je prends les longueurs : pour le pendule 6, 105 cm. ; pour 
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le pendule <p, 100 cm. Je pose 0=1000 pour simplifier Récriture. Enfin 
j'admets que si Ton écarte ? de 11° sur la droite, le caoutchouc est tel 
que la position d'équilibre de 0 est écartée d'un degré dans ce sens; ce 
qui donne la condition : 

Les équations deviennent : 

+ — i g r (f-6) = 0, 

y (i) 

Substituons les nombres admis, on a : 

0" -4- 9,5240 — 0,952 (cp — 6) = 0, 
<p" 10<p — 1,05(6 — <p) = 0. 

Ou encore : 

6" 10,4760 — 0,952<p = 0, 
cp"-f-U ,050<p — 1 ,0500 = 0. 

Les équations sont bien de la forme que nous avons dite. 
Substituons la solution : 

0 = sino>/, ^ = psinto/; 
— co» -4- 10,476 — 0,952 . p = 0, 
— o> 2 p 4- 1 1 , 050 . p — 1 ,050 = 0 . 

On trouve pour racines : 

u>* = 9,723 a>;= 11,803 

T 1 = 2»,015 T t =l 8 ,829 
. p t = + 0,791 p s = — 1,394. 

Les périodes naturelles des pendules sont : 

T* = 2»,036 T ? = l 8 ,987. 

T t est bien compris entre Te et T ? . 

Dans la vibration 1, la période du pendule court doit être allongée; 
celle du long pendule doit être raccourcie. D'où la nécessité que le troi- 
sième terme soit positif dans la première équation (1), négatif dans la 
seconde, puisque positif il agit comme un accroissement de la pesan- 
teur D'où la condition 0 > <p. 

Dans la vibration 2, la période doit être raccourcie pour les deux 
pendules, ce qui exige que 0 et «p soient de signes contraires. Le rac- 
courcissement de la période devant être plus grand pour le pendule 
long, il faut que l'action du caoutchouc soit relativement plus grande, 
d'où la condition que l'amplitude du long pendule soit moindre. 
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3° — Supposons (B — 6) 2 grand devant 4aA : les pendules onUles lon- 
gueurs très différentes. Cherchons les vibrations principales. 
L'une des racines de l'équation (1) est certainement très petite. 
Sa valeur approximative est donc : 

a 

La valeur correspondante de o>* est : o>] = B. 
Mais on a : 

a j, , B — 6 

PiP*--X ; 



d'où 



La valeur correspondante de <o f est : u>f = 6. 
L'intégrale générale est par suite : 

0 = P sin / — p) + Q -g~TE" sin (v^ ' — ?)» 
f = P b ^_ft sin(vTrW — + Q sin (y/T / — q) . 

Ainsi les vibrations induites sont petites; elles sont en raison inverse 
de la différence li — 6. Rap- 
pelons que les périodes des 
pendules oscillant isolément 
(le caoutchouc étant main- 
tenu) sont : 



219. Manières sensible- 
ment équivalentes d'asso- 
cier les pendules. 

1° — Pendules oscillant 
dans le même plan. 

Au lieu d'employer un 
ressort, on peut suspendre 
une masse p à deux fils ac 
et 6c (fig. 250). On réalise 
ainsi, moins exactement il 
est vrai, la force variant pro- 
portionnellement à la dis- 
tance des pendules, c'est-à- 
dire proportionnellement à 
6 — <p. 

Soit D la distance des pen- 
dules, d la longueur des fils 
ac ou 6c. 




Fig. 250. 



Calculons la composante horizontale de l'action du poids. 
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La tension des fils est : 

< &=p : âsina. 
La projection horizontale de cette tension est : 



S cosa — ^cotgg = £- ■ P = 



2 y/4d s — D* 

Il faut donc prendre des fils <zc, 6c, très longs (d grand par rapport à 





Fig. 251. 

D) pour que la composante horizontale de l'action du poids soit propor- 
tionnelle à D. 

La figure 251 représente une -autre forme de la même expérience. 
2° — Pendules oscillant dans des plans parallèles. 
Le» pendules sont montés sur des axes dang le prolongement Tun 
de l'autre. 

Ils oscillent donc dans des plans parallèles. 

L'accouplement se fait par un caoutchouc, par un ressort à boudin 
ab tendus, ou par un poids. 

Appelons x et y les déplacements des points a et 6 des pendules, 
déplacements comptés positivement quand les pendules viennent en 
avant du tableau. Le carré de la distance des points a et 6 «près le 
déplacement est : 

D* + (.r -y)\ 

La tension £ du caoutchouc est donc sensiblement constante, rigou- 
reusement constante au degré d'approximation de nos calculs. Mais au 
lieu d'être normale au plan d'oscillation; elle fait avec lui V angle : 

* = (y — x) : D. 

La composante normale aux pendules et située dans les plans d'oscil- 
lation est : 

aS = a((/ — x) : D. 
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Nous sommes donc ramenés aux équations du paragraphe précédent. 

Môme théorie avec le second dispositif Utilisant un petit poids p. 

Toutes choses égales d'ailleurs, l'accouplement est beaucoup plus 
lâche pour les pendules oscillant dans des plans parallèles, que pour des 
pendules oscillant dans le même plan. 

220. — Pendules aimantés. 

70 —Deux barreaux d'acier aimantés, identiques pour simplifier, de 
masses m, sont suspendus 
par des fils égaux et oscil- 
lent dans le môme plan 
vertical (fig. 252). Leurs 
positions sont définies par 
les angles <p et ô. 

Les variables principales 
sont par raison de symé'- 
trie : 

Poser <|> = 0, c est dire 
que les pendules font des 
oscillations de même pha- 
se; elles sont par hypo- 
thèse de même période. 

Ils restent à une distance 
invariable l'un de l'autre : 
les forces dues aux aimants 
ne travaillent pas. 

-La période est celle d'un pendule de même longueur /; on a : 

T t 

Poser / = 0, c'est dire que les pendules font des oscillations symé- 
triques 4 par rapport à la verticale Oz. C'est alors que les forces dues aux 
aimants travaillent le plus. Contrairement à ce qui arrive pour l'expé- 
rience avec le caoutchouc, l'action réciproque des mobiles décroît quand 
leur distance croît. D'où résulte que si les pôles voisins sont de noms 
contraires (attraction comme dans le cas du caoutchouc), la période est 
allongée; elle est raccourcie, quand les pôles en regard sont de même 
nom. Dans le premier cas, l'action des aimants s'oppose à celle de la 
pesanteur; dans le second, elle s'y ajoute. 

2° — Prenons les barreaux assez longs pour que leurs actions se 
réduisent à l'attraction ou à la répulsion des extrémités en regard, que 
nous réduisons à des points aimantés. 





Fig. 252. 
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On a 



2T = m/ 2 (e / *-hu>' î ), 



a et 6 sont deux constantes qui dépendent : la première de l'intensité 
des pôles, la seconde de leur position. 

Au degré d'approximation admis, on peut écrire : 

2V = m^4- ? 2 )H--j[l--4(<p-e) + -^( ? -e)']. 

Négligeons le terme en <p — 6, que nous ferions disparaître par un 
changement de coordonnées. Il correspond au changement des posi- 
tions d'équiiibre dû à l'action réciproque des aimants : les fils qui les 
supportent oscillent, non pas autour de la verticale, mais autour de 
positions inclinées symétriques par rapport à Oz. 

Posons comme plus haut : 

•} = 0 — X = 0 -4- 9 ; 
et y sont les variables principales. Il vient : 

On trouve, pour les « des vibrations principales : 



2T = ~(f 3 - 



2a 



t-f 



2a/ 
mb s g 



La période T 2 est plus courte que T t s'il y a répulsion (a > 0), plus 

longue s'il y a attraction (a < 0). 

En particulier, pour 2a/ = — mb*g, la 
période T 8 devient infinie. 



A 

P, B 


a 


n c 




D 




Fig. 253. 



221. Double pendule de torsion* 

î° — Un fil métallique est fixé en A et D. 
11 porte en B et C deux barres de môme 
moment d'inertie I. On a : 

ÂB = CD = a; HC = 6. 

Nous donnons ces conditions pour sim- 
plifier l'écriture; les phénomènes sont les 
mômes dans le cas général. 
Les positions des barres P! et P 2 , qui oscillent dans un plan normal à 



Digitized by 



Google 



SYSTÈMES A DEUX LIBERTÉS 



395 



AD, sont déterminées par les angles ô et <p qu'elles font avec leurs posi- 
tions d'équilibre. 

Soit [l le coefficient par lequel il faut multiplier la torsion de l'unité 
de longueur du fil (torsion évaluée en radians), pour avoir le couple. 
L'énergie potentielle W du système est donnée par l'équation : . 

En effet, le couple du fil AB pour la torsion ô est fiO : a; le travail élé- 
mentaire de torsion à partir de l'azimut ô estfiôdô : a. 
Le travail à dépenser pour effectuer la torsion totale ô est : 

o a ~ 2a 

Le travail à dépenser pour effectuer la torsion cp du fil CD est de 
même : n<p* : 2a. 

Enfin la torsion du fil intermédiaire ô — <p ; d'où le troisième terme. 
Le double de l'énergie cinétique est : 

2T = I(ô' 2 -h<p"). 

I représente le moment d'inertie des barres par rapport à Taxe AD. 
Les équations de Lagraftge sont : 

Substituons la solution : 

ô = 0 o sino)/, 5f> = p8 0 sin<o/. 
On trouve aisément : 

»_ V i i k. / 1 ^ 2\ 

ï;=V • p.=-*- 

Pour obtenir l'une ou l'autre des oscillations principales, il faut donc 
que les amplitudes initiales soient égales, de même sens ou de sens con- 
traires. 

Avec ce double pendule, on réalise des oscillations principales de 
périodes aussi voisines qu'on le désire. Pour rapprocher de l'unité le 
rapport T, : T t , on prend le fil BC très long. 11 revient au même de le 
prendre très fin, ce qui diminue l'encombrement : toutes choses égales 
d'ailleurs, le couple de torsion est en raison inverse delà longueur du fil 
et proportionnel à la quatrième puissance de son diamètre (tome I, §98). 

On réalise ainsi de curieux battements. 
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2° — Transfert de l'énergie. 
L'intégrale générale est de la forme : 

2& = siïï (îûJ — o,) ~h sin (V — \)< 

î ^ (1) 

2© = Jîs- sin (o> t f — 8.) — -Zfi- sin (V — 5J. 

Donnons comme conditions initiales que les pendules sont dans leur 
position d'équilibre pour i = 0, (0 = <p=O); le pendule P, est sans 
vitesse («p'=0), le pendule P t est lancé avec une certaine vitesse. 

Les équations (1) deviennent : 

26 



= — sinwJ -+- — sino>,A, 



Au temps 0, l'énergie est entièrement cinétique et localisée dans le 
pendule P 4 . 11 oscille et entraîne le pendule P 2 , dont l'amplitude, d'abord 
nulle, croît lentement. Corrélativement l'amplitude de P l décroît. 

Supposons le fil BC suffisamment fin et long ; les périodes principales 
sont donc très voisines. 

Au bout du temps : 

tel que Ton ait : 

(O.,/ (Oj/ = 7T, 

et aussi pour les lemps voisins, puisque w, diffère peu de o> 2 , on a 6 
extrêmement petit; P t est quasiment immobile; toute l'énergie a passé 
au pendule P 2 . Tandis qu'au début de l'opération les deux termes pério- 
diques de 0 étaient sensiblement égaux et de même signe, ceux de cp sen- 
siblement égaux et de signes contraires, c'est maintement ceux de 0 qui 
se retranchent, ceux de <p qui s'ajoutent. 

Au bout du temps 2/ 0 , les choses reprennent leur état initial. 

Et ainsi de suite. 

Nous avons donc un transfert périodique de l'énergie qui passe d'une 
barre à l'autre. Les oscillations de chacune des barres présentent des 
battements. 

Du point de vue analytique, chaque barre est animée de deux mouve- 
ments oscillatoires d'amplitudes constanles qui se superposent. C'est à 
leur superposition qu'est dû le phénomène complexe observable. 

221 Autre double pendule de torsion. 

1° — On construit aisément un double pendule de torsion en atta- 
chant un disque de bois par trois ficelles à l'extrémité d'un fil métal- 
lique F, de manière à obtenir un plateau horizontal. Sur ce plateau on 
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pose une potence supportant un second pendule de torsion f. Le fléau 
horizontal du pendule f porte des masses qui permettent d en changer 
la période propre. 

Je laisse au lecteur le soin de mettre le problème en équations; il cal- 
quera la solution du problème suivant. 

2° — Cas ljmité : la constante de torsion du fil F est nulle. 

Voici l'amusante application que je trouve dans les Popular lec- 
tures de L. Kelvin. « M. Archibald Smith, dit-il, déduit que le moment 
d'inertie du rouage et du boîtier d'un chronomètre est 650 fois celui du 
balancier, du fait que. supporté horizontalement par un fil très long, le 
chronomètre avance de 67 secondes par jour. » 

Le chronomètre doit être attaché au Gl F très long et très fin (con- 
stante de torsion quasi nulle) par trois fils courts se nouant par-dessous, 
de manière que son verre soit horizontal. 

Prenons le boîtier et le rouage pour système 6, le balancier pour sys- 
tème cp. Les équations du mouvement (simplifiées le plus possible) sont : 

lo"-hp(e — <p)=o, ; ? ''4-p(<p_ e)=o. 

I est le moment d'inertie du boîtier et du rouage ; i est celui du balan- 
cier par rapport à Taxe de rotation de celui-ci. 
On a une solution en posant : 

0 = Ai sin a)/, <p = — AI sin u>/ ; 

„.= P i î i=i( 1+ i). 

Immobilisons le boîtier; on a pour le balancier : 

6 = 0, u>f = p:/. 

Du fait qu'on libère le boîtier, la fréquence du balancier croît donc 
dans le rapport : 

D'où : 

i _ 134 _ 1 
T~~~ 86400 — 645 " 

Le lecteur répétera l'expérience avec un réveille-matin dont il sur- 
chargera le balancier pour augmenter le rapport i : I. Il vérifiera 
l'existence des oscillations du réveil par la méthode de Poggendoriï*. 

Il mesurera le rapport i : I, tant par le rapport des amplitudes que 
par la variation de période. 

5° — Reprenons le cas général. 

En place du fil métallique F, L. Kelvin conseille l'emploi d'un bifi- 
laire avec lequel on peut aisément modifier la période d'oscillation 
(autour d'un axe vertical, parallèle à l'axe de rotation du balancier) du 
chronomètre ou du réveil, le balancier étant supposé lié au boîtier. 
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Pour augmenter la fréquence on écarte l'une de l'autre les extrémités 
supérieures du bifilaire. 

Le lecteur vérifiera qu'on peut ainsi donner au chronomètre une 
avance ou un retard, il étudiera simultanément les phases relatives cor- 
respondantes du balancier et du boîtier. 

Qu'arrive-t-il dans le cas intermédiaire et au voisinage de ce cas 
(§ 224, 4°)? 

222. Double pendule horizontal. 

Il nous conduira tout naturellement à l'étude du pendule double 

ordinaire. 

Deux barres tournent autour des 
axes horizontaux 0 et 0' et portent 
des masses au moyen desquelles on 
peut faire varier leurs moments 
d'inertie I et I'. Des ressorts de lon- 
gueur a et 6 les relient entre elles et 
à un point fixe : c'est le pendule du 
paragraphe 101 du tome I doublé. 

Le double de la force vive du sys- 
tème est : 

2T = IÔ'*-h IV*. 
Fig. 254. T 

Appelons X la distance des points 

d'attache des ressorts aux axes. Soient E et E' leurs modules. La 

pesanteur n'intervient pas; l'énergie potentielle du système des ressorts 

est : 

Considérons en effet le ressort du haut. Par définition du module, 
quand l'unité de longueur s'allonge de 6X, la force croît de EôX. 

Si le ressort a une longueur a, le même allongement produit une 
force a fois plus petite; le travail est donc : 

De même pour le ressort du bas, en remarquant que c'est la diffé- 
rence <p — 6 qui intervient dans l'allongement. 
Posons : 

X*E : a = a, X 2 E' : 6 = p. 
Il vient: 2W = a6 2 -hp(<p — 0) 2 . 

Les équations de Lagrange sont : 

io" + «e-pfo-e) = o f 

iy + p(¥-6) = 0; (1) 

équations évidentes. 
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La discussion est identique à celle des paragraphes précédents. 
Faisons 1 = 1', a = p. Les équations deviennent : 

— Iu> 2 -h2a — ap = 0, 

— lpu>* -f- ap — a = 0 ; 

IV — 3ala>* + a 2 = 0, <J = ~{Z± y/~5) ; 

TÎ = \/^m = 2 ' 62 ; h = 1 > 618, h = ~~ 0,618 = " h • 

Si Ton abandonne les barres sans vitesses avec les amplitudes ini- 
tiales dans les rapports p i et p r on obtient Q A 
seulement une des oscillations de période 
T, ou T 2 . 

fille se maintient indéfiniment, abstrac- 
tion faite de l'amortissement : c'est une des 
vibrations principales. • 

223. Double pendule vertical. 

1° — Deux points pesants A et B, de 
masse m et m', sont attachés par des fils 
inextensibles de longueurs a et 6. 

On demande le mouvement du système 
dans un plan vertical xOz. 

Cherchons l'expression de la force vive 
et du travail élémentaire. 

On a : 

x = asinO, z = acosÔ, 

cc^asinô-Hôsincp, z^acosôH-fccoscp; 

^ J + ( J^y — a W + 6 2 cp' 2 -f- 2a6. 6'<p' cos (cp - 6) 
2T = ma 2 0' 2 -h m' [a*ô' 2 + 6 2 cp' 2 -h 2a 6. 6V cos(? — 6)] 
Le potentiel a pour expression : 

V = V 0 — mga cos6 — m' g (q cos ô -h 6 cos cp). 
D'où les équations de Lagrange : 

a (m -h m') Ô" -h 6m 9" cos (cp — 6) — bm r sin (9 — 6) cp' 2 
H- (m -f- /??') # sin 6 = 0, 
a cos(cp — 6). e"-h 6cp" H- a0 ,a sin(cp — G) -+- # sincp = 0. 

Elles sont rigoureuses. 




Digitized by 



400 



PENDULE, SPIRAL, DIAPASON 



2° — Bornons-nous au cas où <p et 6 sont petits. 
Remplaçons les cosinus par l'unité, les sinus par lés arcs. 




Négligeons les termes où entrent 
le carré de la vitesse ou le produit 
de deux vitesses. Pour simplifier 
Técriture posons m' \ m = \L. 
Les équations deviennent : 



a(l + n)ô"- 



- 6 ULCf/' - 

- 6 cp" - 



:0, 



La seconde équation permet de 
simplifier la première : 



Substituons la solution : 



(i) 



Pig. 256. 



■*)(!■ 



ô = 0 o sinw/, cp = p0 o sinw/; 

ao> «_ h (6u> 2 — gr)p = 0. w 

Résolvons par rapport à a>* et par 
rapport à p : 

6fxp 2 -Hp(a — 6)(l + ji) — 
-a(t-h|x) = 0, (2) 

-^ + ^(1 + ^ = 0. (3) 



a6o> 4 — g m 2 {ci 

Les racines de l'équation (2) étant de signes contraires, pour Tune des 
vibrations principales, les pendules traversent simultanément la posi- 
tion d'équilibre avec des vitesses de même sens ; pour l'autre les vitesses 
sont de sens contraires. 

Des équations (2) on tire : 



o» = -2-[l + n(l-p)], 



.§-(1. 



■rt(*-f> 



Puisqu'une des racines p est certainement négative, la fréquence 
correspondante est supérieure aux fréquences propres de l'un el de 
l'autre pendules qui sont données par les formules : 

w? = g : a, nr = g: b. 

3° — Théorème. 

Prolongeons la droite BA jusqu'à son intersection avec Oz. Nous 
déterminons un point C. Tout se passe comme si le pendule inférieur 
oscillait seul autour d'un axe passant par le point G. 
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D'où : 



l = 9 : (j+ty a»* + {bv>-g) f = 0; 



c'est précisément la seconde équation (1). 
4° — Cas simple. 
Posons : 

a = fc, |i = l. 
t^ = ^±^)- a>î = 3,414^-, co* = 0,586. 
Les périodes sont : 

T 1 = 2*y/-^ X0,541, T 2 = 2*y/-| X 1,307. 




Fig. 237. 

Si les deux masses formaient deux pendules distincts de longueur a 
et 2a, leurs périodes seraient : 

T' = 2* y/i , r = 2* y/^- X 1,414. 

Supprimons un degré de liberté; nous ne le pouvons qu'en fixant 
le pendule A : le pendule B n'a plus qu'un degré de liberté et sa période 
est T'. On a : 

T t < T < T s , 

», 26 



Digitized by 



402 



PENDULE, SPIRAL, DIAPASON 



conformément au théorème du paragraphe 215 : la nouvelle période est 
comprise entre les deux anciennes. 

Substituons les conditions posées dans l'équation (2) qui fournit p. 
On trouve immédiatement : 

p = qF\/"2==1=Ml. 

Pour le signe — , on a la disposition initiale 1 et la période T r Pour le 
signe 4-, on a la disposition initiale 2 et la période T 2 , qui est 2,41 fois plus 
grande que T r Dans les deux cas, l'oscillation est stable; elle se répète 
indéfiniment. Dans la pratique, il faut tenir compte de l'amortissement. 

Pour des amplitudes initiales quelconques, on obtient la superposi- 
tion des deux oscillations. Le phénomène,' en réalité très simple, est 
d'apparence compliquée. 

Pour réaliser l'expérience on utilisera un pendule entretenu électri- 
quement auquel on suspendra un second pendule. 11 est possible 
d'entretenir les deux modes d'oscillation. 

224. Applications et expériences. 

1° — Supposons très petit le rapport 

p — m' : m. 

L'équation en p se réduit à : 

„ , a — b a A 

f — tf =0 - 

Une des racines est approximativement : 

^ a 

Le produit des racines étant — a : 6 p., on a pour l'autre racine : 

__ b — a 

Pour avoir les valeurs correspondantes de w 2 , il suffit de substituer 
ces racines dans l'expression : 

co* : <7 = ±±Ji _it = l 

* a a a a 

2° — Pendule supérieur beaucoup plus long que l'inférieur. 
Par hypothèse a est très grand devant 6. 

a) Prenons la racine p 2 (fig. 1) négative : quand le pendule m s'écarte 
de la verticale vers la gauche, le pendule m' va vers la droite. L'ampli- 
tude du petit pendule est très grande par rapport à celle du grand. 

La fréquence (proportionnelle à u>) est approximativement donnée par 
la formule : 

u 2 = g:b. 
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Elle est celle du petit pendule; en réalité elle est un peu plus grande. 
La synchronisation est due à ce que le pendule m' tire le pendule m vers 
la droite, le ramenant .ainsi à sa position d'équilibre de concert avec la 
pesanteur. D'où l'accroissement de la fréquence. Mais réciproquement 
le pendule m tire sur le pendule m' : ce qui augmente la fréquence de 
celui-ci. Toutefois les amplitudes étant très différentes, l'effet sur le 
changement de fréquence de l'action de m' sur m est beaucoup plus 
grande que celui de m sur m\ 

Pour réaliser l'expérience, on fixe une petite pendule d'appartement 




Fig. 258. 



à l'extrémité d'une longue tige tournant autour d'un axe horizontal et 
jouant le rôle de pendule supérieur Om. La pendule maintient la tige 
en oscillation; simultanément elle avance. 

On vérifiera que la tige et le pendule passent en sens inverses par 
leur position d'équilibre commune. 

b) Prenons la racine p t ; elle est positive et voisine de l'unité; les 
amplitudes sont peu différentes. La fréquence est à peu près celle du 
grand pendule; en réalité elle est un peu plus petite, La figure 2 montre 
les positions relatives. Tout se passe comme si le petit pendule existait 
seul mais oscillait autour du point C voisin de 0. 

La figure montre que la masse m' tire sur la masse m, de manière à 
diminuer l'action de la pesanteur, à allonger la période. De môme 
la masse m déplace le point de suspension du pendule m', de manière 
à diminuer (et beaucoup) l'action de la pesanteur. 
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Pour réaliser l'expérience, au pendule Om d'une horloge on attache 
un pendule mm! formé d'un fil et d'une masselotte de plomb. 
3° — Pendule supérieur beaucoup plus court que l'inférieur. 
Par hypothèse a est très petit devant 6. 

a) Prenons la racine p, ; elle est négative (fig. 258, 3) et très petite en 
valeur absolue. Les pendules passent en sens inverses par leurs posi- 
tions d'équilibre. La fréquence est à peu près celle du pendule supé- 
rieur, en réalité un peu plus grande; cela revient à dire que Cm' < (5/n. 

L'amplitude du pendule supérieur est considérable par rapport à 
celle du pendule inférieur. 

Ce cas ne se réalise pas dans la pratique d'un pendule reposant sur 
ttn support qui cède, parce qu'il implique une amplitude relativement 
considérable du support. 

b) Prenons la racine p r Elle est positive et très grande. 

La fréquence est à peu près celle du pendule inférieur, en réalité un 
peu plus petite : le déplacement du point de suspension de ce pendule 
agit comme une diminution de la pesanteur. L'amplitude du pendule 
supérieur est très petite par rapporté celle du pendule inférieur. 

C'est le cas habituellement réalisé quand le support du pendule cède 
sous l'action de celui-ci. L'horloge réglée par le pendule, retarde 
légèrement. 

4° — Paradoxe. 

Stokes a signalé le curieux paradoxe suivant. 

Nous venons de voir que la période de la vibration principale pour 
laquelle la masse m est presque immobile, est voisine de celle d'un 
pendule simple de longueur b. La période de l'autre vibration princi- 
pale est voisine de celle d'un pendule simple de longueur a. 

En faisant varier 6 d'une manière continue, nous pouvons obtenir 
que la première vibration d'abord plus courte que la seconde, lui 
devienne supérieure. 

Il semble donc que pour une certaine valeur de 6, les périodes sont 
rigoureusement égales. 

Mais quand un système est en équilibre stable, ce qui est évidemment 
le cas, l'équation qui donne les périodes ne peut avoir ses racines 
égales (ce qui implique le passage de la stabilité à l'instabilité). 

Il faut donc que malgré l'apparence, les racines ne deviennent pas 
rigoureusement égales. 

Pour comprendre ce qui se passe, reprenons l'équation générale 
donnant les périodes : 

a6(o 4 -j(o 2 (a + 6) (1 -h -h g 2 (1 -h \l) = 0. 

Posons: b = x, g : io 2 = y; 

ax — {i-h jj.) (a -f- x)y + (1 -+- n)y 2 = 0 ; 
/ a \ / fia \ w.a s A 

{y-TT^){ y - x -T^)-jrrw= 0 ' 
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C'est l'équation d'une hyperbole dont les asymptotes sont : 





Elle passe par l'origine des coordonnées 
Les coordonnées de son centre sont : 




De là résulte que 6 variant de 0 à <x> , les racines ne deviennent jamais 
égales. Pour voisines que soient les branches de l'hyperbole, elles ne se 



coupent évidemment pas. Elles se rapprochent jusqu'au voisinage du 
centre; mais elles s'éloignent ensuite à nouvea 
Ce qui précède est vrai quel que soit \l. 

Supposons maintenant [a petit; les coordonnées du centre sont voi- 
sines dea?j = a, ^ = a; les branches de l'hyperbole sont alors le plus 
voisines quand 6 est voisin de a. 

Là période qui pour 6 < a, correspond à une longueur voisine de a 
(arc AB de l'hyperbole), correspond pour 6 > a à une longueur voisine 
de 6 (arc BC de l'hyperbole) 

Le lecteur n'oubliera pas que, étant très petit, l'hyperbole se 
confond quasiment avec ses asymptotes; le changement est donc 
brusque. 

Inversement, la période qui pour 6 < a correspond à une longueur 
voisine de 6 (arc DE de l'hyperbole), correspond pour 6 > a à une lon- 
gueur voisine de a (arc EF de l'hyperbole). 




g. 259. 
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225. Pendule analogue. 

Une barre homogène AB est suspendue par un étrier CD, mobile 
autour de Taxe D. Négligeons le poids de rétrier. 

Posons : 

DG = a, CG = 6. 

Soit m la masse de la barre, k le 
rayon de giration par rapport au 
centre d'inertie G pour un axe nor- 
mal au tableau. 

Les coordonnées du point G sont : 

x = a sin 0 b sin <p, 
z = a cosO -h b cos<p. 

Le potentiel est de la forme : 

V = V 0 — mg [a cosô -h 6 cos<p). 

Si les angles sont petits, on a : 

2V = 2V, -f- mg (a ô 2 -h 6 cp 2 ) . 

Fig. 260. x ^ 

Écrivons que l'énergie cinétique est 
la somme de l'énergie de translation de la masse entière transportée au 
centre d'inertie, et de l'énergie de rotation autour d'un axe normal au 
tableau passant par ce centre ; 




:#M£)'=- 



y 2 -h2a£<p'Ô' cos(ô — <p). 



D'où pour des angles petits : 

2T = /n[a 2 ô' 2 -+-2a6<p'ô' 
. Les équations du mouvement sont : 



aO" H- 6<p" -4-06 = 0, 
(b* -h k*)y" ab&' -h gb<t = 0. " 

226. Métronome placé sur un support oscillant. 

1° — La figure 261 montre le dispositif. 

Pour nous mettre dans un cas simple, supposons que Taxe géomé- 
trique autour duquel tourne le support (ligne des pointes ad) soit Taxe 
autour duquel tourne le pendule P du métronome. 

Il existe alors une parfaite analogie de fonctions entre les oscillateurs 
P et S : le pendule P, la boîte et son support que nous désignons par S. 
Au moyen d'un procédé quelconque immobilisons S : le pendule P bat 
à l'ordinaire. Au moyen de la colonne Q portant deux pointes />, immo- 
bilisons le pendule : c'est maintenant le système S dont l'oscillation 
est entretenue. L'expérience est curieuse. 
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Elle est réalisée dans certaines horloges mystérieuses. Le mouvement 
d'horlogerie est porté par un pendule (système S). L'extrémité du 
pendule régulateur P est arrêté dans ses oscillations par des butoirs 
fixes. Pour dérouter le spectateur, le mouvement est caché dans une 
sphère, par exemple. Quant à la minuterie elle fonctionne d'une manière 
indépendante grâce au dispositif décrit au paragraphe 50, 2°. 

Si l'échappement est supprimé et si nous négligeons les frottements, 




Fig. 261. 



les deux systèmes P et Q oscillent indépendamment l'un de l'autre 
sans s'influencer; cela résulte de l'identité des axes. 

Mais l'échappement existe. Une série de percussions vont donc se 
produire entre les systèmes P et S, égales et de sens contraires, ten- 
dant à faire tourner P dans un sens, S dans l'autre. 
N 2° — Voyons à quelle condition les oscillations de S prennent une 
grande amplitude. 

Pour l'appareil que j'ai sous les yeux, 100 périodes du système S 
oscillant seul valent 80 secondes environ. Si Ton s'arrange de manière 
que, le pendule battant seul, 100 de ses périodes valent à peu près 
80 secondes ou 3x80 = 240 secondes, les systèmes P et S se synchro- 
nisent et l'amplitude de S est considérable. 

Si 100 périodes du pendule valent 2x80=160 secondes, l'ampli- 
tude du système S reste très faible. 

L'explication est simple. 

Dans le premier cas, les oscillateurs P et S sont décalés approxima- 
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tivement d'une demi-période; le décalage exact est automatiquement 
celui qui amène le synchronisme. 

Dans le second cas, le système S fait trois demi-oscillations pendant 
que P en fait une. Les impulsions se produisent comme dans le premier 
cas, à la différence près que S fait sans impulsion une oscillation 
entière. Le décalage est le même que dans le premier cas, si l'avance 
ou le retard à corriger par chaque impulsion restent les mêmes : ce 
qui implique que la différence 3S — P dans le second cas, vaille S — P 
dans le premier (S et P sont les périodes des deux systèmes). 

Voyons pourquoi l'entretien de l'oscillation du système S ne se fait 
pas dans le second cas. 

C'est qu'alors les impulsions (qui sont alternaiivement de sens con- 
traires) ont lieu sensiblement pour les mêmes azimuts et pour des 
vitesses de même sens du système S. Leurs actions se détruisent donc 
sensiblement de deux en deux. 

Si les périodes P et S sont loin d'être dans un rapport simple, les 
amplitudes des oscillations du système S croissent et décroissent 
alternativement : il y a des battements. 

L'appareil est donc, si l'on veut, un système à deux libertés, mais où 
les vibrations principales correspondent aux mouvements isolés de 
chacune des parties du système. La théorie est compliquée par le fait 
que, pour une différence convenable des azimuts des oscillateurs, 
l'échappement fonctionne, produisant deux impulsions égales et de 
sens contraires, impulsions dont on peut considérer la grandeur comme 
indépendante des azimuts absolus. 

3° — Reste à expliquer pourquoi les oscillations du pendule ont tou- 
jours des amplitudes à peu près les mêmes. Cela tient à la différence 
considérable des moments d'inertie des systèmes P et S, qui entraîne 
une différence du même ordre dans les amplitudes pour les mêmes 
impulsions. D'où résulte que les impulsions sur le pendule se produisent 
toujours au voisinage de la position d'équilibre, la différence des 
azimuts devenant quasiment égale à l'azimut du pendule. 

C'est en définitive le pendule qui règle l'instant des percussions; il 
les fait au mieux pour son propre entretien. 

227. Même expérience avec adjonction d'un ressort spiral. 

1° — Toujours en restant dans le cas simple où les axes coïncident, 
compliquons l'appareil par l'introduction d'un ressort spiral reliant l'axe 
du pendule P au système S. Comme le ressort spiral serait difficile à 
loger dans le métronome, contentons-nous du système dé liaison moins 
symétrique représenté dans la figure 262. A la planche AA du support, 
fixons deux bouts de fil d'acier BC jouant le rôle de ressorts très 
flexibles. Relions les bouts libres C entre eux et au pendule P par un fil 
à coudre noué autour de la tige. Nous avons créé entre les deux oscil- 
lateurs un lien élastique qui en fait un système général à deux libertés. 
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A l'inverse du paragraphe précédent les vibrations principales ne cor- 
respondent plus aux oscillations isolées des deux parties S et P. 

Nous pouvons obtenir deux périodes parfaitement régulières pour 
les battements du métronome (après quelques tâtonnements dans le 
lancement). La plus longue corresppnd au décalage nul (rotations simul- 
tanément de même sens pour S et P); la plus courte correspond au 




Fig. 262. 

décalage d'une demi-période (rotations simultanées de sens contraires 
pour S et P). 

Le lecteur vérifiera que les équations du mouvement pour les vibra- 
tions petites (ce qui du reste n'est pas ici le cas) sont ( § 218) : 



' + Bô — A<p = 0, <p" -+-&© — a6 = 0. 



(1) 



Je ne recommence pas la discussion pour la dixième fois. 

Précisons la différence qui existe entre le cas ici traité et celui du 
paragraphe précédent Quand le lien élastique n'existe pas, les pendules 
se synchronisent grâce aux impulsions périodiques : ils n'auraient 
aucune action l'un sur l'autre si ces impulsions n'existaient pas. Ici au 
contraire, pour un choix convenable des conditions initiales, nous 
avons un système qui vibre en entier d'une manière synchrone, et cela 
de deux façons possibles : le rôle des impulsions est uniquement d'en- 
tretenir le mouvement. 

2° — Si nous lançons le système n'importe comment, les phénomènes 
deviennent généralement inextricables, en raison du rôle des per- 
cussions. 

On ne peut tirer quoi que ce soit de général qu'en supposant les 
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vibrations du support extrêmement petites par rapport à celle du pen- 
dule. Nous sommes alors dans le cas étudié par Barus d'un chrono- 
mètre suspendu sur des couteaux; on s'arrange de manière que la 
durée d'oscillation du système S soit à peu près celle du balancier 
{généralement une demi-seconde). « 

Les deux vibrations principales, de périodes très voisines, coexistent 
et interfèrent. Il est facile de voir que le chronomètre doit alternative- 
ment avancer et retarder. Le lecteur se reportera au tome I, para- 
graphe 193 où nous montrons que la coexistence de deux vibrations 
de périodes peu différentes amène une variation dans l'amplitude et 
une variation dans la hauteur du son résultant. 

La môme conclusion apparaît dans les équations [\). 

Prenons la seconde pour représenter le mouvement du balancier. 

Alternativement le décalage devenant Oet ir, le terme aô se retranche 
du terme 6<p ^diminution du couple moteur) ou s'ajoute au terme bf 
(augmentation du couple moteur). 

228. Isochronisme par les pendules doubles. 

L'idée est intéressante, mais son application mériterait d'être regardée 
de fort près. 

Imaginons qu'un pendule P retarde aux grands arcs (ce qui est géné- 
ralement le cas pour les échappements libres ou à repos). Associons- 
lui un pendule p entretenu par sympathie et qui avance aux grands 
arcs; on peut espérer l'isochronisme par compensation. Nos formules 
n'éclairent pas le problème, puisqu'elles supposent les arcs petits, ce 
qui est contraire à notre hypothèse. 

La solution de Callaud consiste dans l'emploi d'un petit pendule p 
supporté par une verge métallique (sorte de gros caléidophone), suspendu 
(masse en bas) dans un cadre coupant la tige du pendule ordinaire P. 
Un tel pendule p vibrant sous l'action de l'élasticité de la verge avance 
aux grands arcs. 

Quelle que soit l'amplitude des vibrations de P, le pendule p n'aug- 
mente pas sensiblement la sienne et semble décalé de tz. La flexion du 
ressort augmentant, il en est de même de la réaction de p sur P. 

Il paraît que l'isochronisme est obtenu; mais les expériences me 
paraissent avoir été faites sans beaucoup de rigueur. 

229. Montres balançantes. 

V — C'est par les mêmes principes qu'on explique les montres balan- 
çantes. On voit souvent les montres suspendues à un clou prendre des 
oscillations d'amplitude notable. 

11 est facile de calculer quel doit être le diamètre de la montre pour 
qu'elle oscille au mieux quand elle bal le cinquième de seconde (période 
de 0%<i). La longueur du pendule simple dont le battement est d'un 
cinquième de seconde, est de \ cm. environ (39,76 millimètres plus 
exactement). 
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Reportons-nous au tome I. paragraphe 35. Si nous assimilons la 
montre à un disque homogène de diamètre D, tournant autour d'un axe 
normal à son plan et passant par son pourtour, la longueur du pendule 
simple équivalent est 3D : 4. Si nous assimilons la montre à un cer- 
ceau, la largeur du pendule simple équivalent 
est D. La vérité est entre ces extrêmes. L'expé- 
rience réussira donc ati mieux avec une montre 
dont le diamètre est un peu inférieur à 39 mil- 
limètres. 

On recommande de choisir des montres de 
grandeurs 16 —17 lignes (36,09— • 38,35 milli- 
mètres de diamètre). 

Il va de soi que si le battement diffère d'un 
cinquième de seconde, les dimensions seront 
prises en conséquence. 

Il est possible de faire osciller une montre 
quelconque en la surchargeant de manière que 
sa durée propre d'oscillation soit égale à celle 
du balancier (voir un problème analogue au § 47 
du tome I). 

2° — Horloges balanciers (Guilmet). 

Au mouvement d'horlogerie M réglé par le 
petit pendule p (fig. 263), est fixée une queue 
assez longue. Le mouvement est monté sur 
un couteau C et forme avec sa queue un pcfn- • 
dule de période T. 

Soit / la période du pendule p. 

L'expérience montre que, pour des propor- 
tions convenables des différentes pièces, l'oscil- 
lation du pendule P est entretenue, par l'échap- 
pement du mouvement M, le pelil pendule 
reslanl quasiment immobile dans la verticale. 

Au lieu que ce soit l'ancre qui oscille par rap- 
port à la roue d'échappement d'axe fixe, c'est 
la roue d'échappement qui oscille autour de l'ancre d'azimut quasiment 
invariable. Sur le mouvement du pendule p agissent deux causes : 
l'oscillation de son axe de rotation autour de l'arête du couteau, le 
couple dû à l'échappement. 




230. Altération par résonance de la fréquence et de l'amor- 
tissement d'un système entretenu. 

1° — Reprenons les équations du paragraphe 218 en les généralisant. 
Introduisons des amortissements proportionnels à la vitesse; appli- 
quons au système 6 une force d'entretien 0 synchrone; le système cp 
est entraîné. 
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Les équations deviennent î 

ô'-hBô-hFô' — Ao = @, (1) 
*"-h6<p-+-/V — aô = 0. (2) 

Soit : 

e = ô 0 e'><, ?=cp d e'^ f 

une solution du problème. 

Substituons dans l'équation (2) : 

9= b-f + ipf (3) 
Dans l'équation (i) la variable <p intervient donc par le terme : 
Aa6 — Aa(6 — ;;») -4- fAqp/ . 

: b—p*+ipf— (b—p*f+p*r 

Tout se passe comme si le coefficient B devenait : 
comme si le coefficient F devenait : 

La période et l'amortissement du système ô sont modifiés. 
Précisons la nature de la solution utilisée. 

Je suppose p réel : les vibrations sont donc entretenues, ce que 
permet l'existence de la force ©. 
Mais à supposer ô 0 réel, <p 0 est imaginaire. 

Cela signifie qu'il existe entre les mouvements un certain décalage 
Le rapport imaginaire <p 0 : G 0 est donné par l'équation (3). 
Le lecteur reprendra le 5° du § 213. Le système 9 contenant des frotte- 
ments (paramètre f) et l'énergie nécessaire à son entretien provenant 
du système 0, le décalage entre les deux systèmes ne peut plus être 
0 ou 7r, puisque dans ce cas la force appliquée au système cp serait 
uniforme (reprendrait la même valeur pour chaque valeur déterminée 
de cp). D'où la nécessité d'un rapport imaginaire qui correspond à un 
décalage différent de 0 ou de ?r. On vérifiera que le rapport redevient 
réel pour f= 0. 

L'existence du système cp perturbe le système 0, c'est-à-dire modifie 
légèrement sa période el son amortissement. Nous supposerons les 
perturbations assez petites pour les considérer comme des corrections. 

2° — Discussion. 

•Par hypothèse il s'agit d'une petite altération dans le mouvement du 
système 8. Or le carré de sa fréquence quand on supprime le système o 
et l'amortissement propre F, est proportionnel à B. 
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L'accroissement relatif de fréquence est donc égal à p. 

Dans l'expression de p qui par hypothèse est petit, nous pouvons 
sans erreur sensible poser p = B. 

D'autre part, si le système cp vibrait seul et sans amortissement, p 
deviendrait égale n; on a n 2 = 6. 

L'accroissement de fréquence du système ô est donc proportionnel à : 

(ft 2 — /> 2 ) x 

Ainsi quand la fréquence du système 6 est supérieure à celle du système 
cp (p > n), elle est augmentée par la Résonance. Elle est diminuée par la 
résonance, quand elle est inférieure à celle du système cp. 
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Fig. 264. 



C'est exactement Finverse de ce qu'on serait tenté de conclure, mais 
c'est d'accord avec l'expérience de Kœnig (§ 180). 
Le maximum de l'altération a lieu pour : 

n* = p 2 ±pf. 

Sa valeur maxima est inversement proportionnelle à pf. Comme /"est 
petit, on ne doit pas s'étonner que l'expérience fournisse seulement les 
parties montantes AB, A'B' des courbes; l'altération croît jusque tout 
près de l'unisson, puis en pratique s'annule brusquement. 

L'amortissement supplémentaire présente évidemment un maximum 
pour n=p. Il est négligeable quand p et n diffèrent sensiblement. 

Pour n =/>, l'amortissement supplémentaire est en raison inverse de f. 
Il paraît d'abord singulier que l'amortissement maximum décroisse à 
mesure que croît le frottement du système entraîné cp. Cela tient à ce 
que si ce frottement est grand, le système cp reste quasiment immobile. 
Son amplitude décroît de telle sorte quand f augmente, qu'il finit par 
ne plus jouer aucun rôle. 
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231. — Manipulation. 

î° — Le pendule ,P entretenu par un échappement d'horloge, est 
relié, par un très léger ressort à boudin R, à une sorte de gros métro- 
nome (sans mécanisme d'entretien) dont on peut faire varier la fré- 
quence (en déplaçant la masse m) et le frottement (en soulevant plus ou 

moins le vase V plein d'huile). 

L'expérience consiste à modifier la fré- 
quence n du métronome quand il oscille 
sans amortissement, le pendule restant 
immobile (6 = 0), et à déterminer la 
variation de la fréquence p du pendule 
quand on permet au métronome d'oscil- 
ler. 

2° — Reprenons le problème en négli- 
geant les frottements. 

L'équation d'entretien du pendule <p 
est * 

Y'-hfc? — a8 = 0. (1) 
Posons : 




G = ô 0 sin/}/, <p = <p 0 sin pt. 



11 vient 



6 — p* 



0. 



Fig. 2G5. 



Pour que les équations représentent 
le phénomène, il faut mesurer la fré- 
quence p du pendule, le métronome arrêté, et la fréquence n du 
métronome, le pendule arrêté, dans les deux cas le ressort restant en 
place. Il ne doit en effet pas intervenir d'autres circonstances que la 
marche ou le repos de l'un des appareils (6 = 0, ou <p = 0). 
Avec les sens choisis, a est négatif. 

En effet si 6 croit, la tension du ressort diminue : d'où un couple 
ajouté tendant à diminuer l'angle ^ supposé positif. 

3° — Si le métronome a une fréquence n moindre que la fréquence p 
du pendule, dans les conditions ci-dessus définies, cp 0 et ô 0 sont de même 
signe. On a en effet : 

6 < p\ a < 0. 

Les pendules traversent simultanément dans le môme sens leurs posi- 
tions d'équilibre. Alors tout se passe pour le métronome comme si le 
pendule était immobile, mais comme si le paramètre 6 était aug- 
menté. 

Sa fréquence croît : d'où synchronisation avec le pendule. 
Autrement dit, quand <p croît à partir de 0, du fait que le pendule 
oscille, le ressort se détend plus qu'il ne ferait si le pendule était arrêté : 
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d'où couple ajouté négatif, d'où tendance accrue à revenir à la position 
d'équilibre, d'où accroissement de la fréquence. 

Voyons maintenant la réaction sur le pendule du mouvement du 
métronome. 

Quand partant de la position d'équilibre, 6 croît, le ressort R se détend 
plus qu'il ne ferait si le métronome était immobile : le couple qui 
ramène à la position d'équilibre, est plus grand pour la même élonga- 
tion ; la fréquence est accrue. 

4° — On montrerait de même que si la fréquence du métronome est 
supérieure à celle du pendule, leur décalage est 

Je laisse au lecteur le soin de discuter le cas où l'amortissement du 
métronome n'est pas nul. 

232. Plaque rectangulaire posée sur une lentille de grand 
rayon. 

La figure 266 représente un curieux système à deux libertés. Sur une 




Fig. 266. 



lentille plan convexe (de condenseur, par exemple) on pose une glace 
rectangulaire de dimensions ax&X /), de manière que le centre de la 
glace touche le sommet de la lentille : la glace est horizontale. 

En utilisant comme miroir la face supérieure de la glace (argentée 
pour que l'expérience soit plus belle), on projette sur l'écran horizontal 
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E (plafond) un petit trou fortement éclairé. Avec un petit marteau de 
liège M, on donne un coup à la glace ; elle oscille. 

On vérifiera que pour deux azimuts rectangulaires du choc (vibra- 
tions principales) la vibration est rectiligne. 

Pour calculer les périodes reportons-nous au paragraphe 58 du tome I. 
Les rayons de giration p t , p 2 , par rapport aux axes marqués sur la figure 
sont donnés par les équations : 

Pi— 12 » Pi— — Ï2 

La distance / du centre d'inertie au point de contact est — >i : 2. 
D'une manière générale la période est : 



9V + *) ' 

R est le rayon de la lentille. D'où les périodes principales : 

t_<» 4 / a*+W T _ 9 a / 6»-f-4v)' 

l— V ^(12ï\ — 6/v) ' '^VP^' 

Si les dimensions de la glace et le rayon R sont grands devant tj on a 
simplement : , 

rp TCO rp 7TO 

On réalise ainsi les figures de Lissajous de manière à les projeter 
aisément. Avec une glace carrée ou circulaire, on a des ellipses. 11 suffit 
d'excentrer très légèrement la glace pour que les périodes cessent d'être 
rigoureusement égales : l'ellipse se déforme d'une manière continue. 

Le lecteur cherchera ce qui arrive pour des courbures principales 
inégales au sommet de la lentille. Le problème, très simple quand les 
sections principales de la glace coïncident avec les sections principales 
de la lentille, se complique quand la coïncidence n'a pas lieu. On déter- 
minera les azimuts des vibrations principales dans le cas général. 

Comme cas limite la glace repose sur un cylindre. 

233. Accouplement de deux circuits déchargeant des conden- 
sateurs et agissant l'un sur l'autre par induction. 

Le problème est analogue aux précédents mais plus compliqué. 

Appelons R t et R 2 les résistances des circuits, L, et L â leurs selfs, M 
leur induction mutuelle, C, et C a les capacités des condensateurs qu'ils 
déchargent, Q, et Q 2 les quantités d'électricité que contiennent actuel- 
lement les condensateurs, x et y les intensités des courants. 

Les équations différentielles simultanées à satisfaire sont : 

C t Ll dt M ^T' dt 
n „—Qi t dy vt dx . dQ 9 
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Bornons-nous au cas où les résistances R t et R 2 sont négligeables. 
Elles interviennent comme amortissements : les oscillations étudiées 
sont donc non amorties. Différentions les équations; elles deviennent : 

LX + M/ + -g- = 0, l^ + Mx"-4--g_ = 0. 

Appelons p le rapport de l'amplitude de la vibration y à l'amplitude 
de la vibrations. 
Les équations de condition sont : 

( — -i-) -+- Mo) 2 P = 0, p — -^j + M(o 2 = 0 ; 

On trouvera le développement du calcul dans le volume sur les Ondes 
Hertziennes. 



U, 27 
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Systèmes à trois libertés (Pendules sympathiques). 
234. Pendule triple. 

1. — La figure 267 représente le syslème le plus simple contenant 
trois libertés. En réalité des fils de suspension sont doubles pour forcer 
les corps à osciller parallèlement au tableau. 




Fig. 267. 



Reprenant la théorie du paragraphe 223, écrivant les équations de 
Lagrange et simplifiant, on trouve le système : 

fl (M + m + m')h" 4- 6m ©" 4- b'm'f + (M + m + m')jôz=0, 

a + 6 <p" 4-09 = 0, (1) 

Cela revient à écrire : 

2T = (M 4- m 4- m')a%' 2 4- mbW 4- m'6' 2 f 2 4- Zmab <p'ô' -f- îm'ab'l V, 
2V = 2V 0 H- a ( M 4- m 4- m') g 0 2 4- 6mgr ©' 4- 6'm'# f 2 . 
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La première équation de Lagrange s'écrit : 

aM 6" -h MflfO + m# (6 — *) -+- m^(e — >b) = 0. 
Son interprétation est immédiate. 

Elle signifie que la masse M se meut sous l'influence de son propre 
poids et aussi des tractions que les pendules inférieurs exercent dessus. 

Par exemple, le poids mg du pendule de droite doit être projeté sur 
une perpendiculaire à la corde soutenant le pendule supérieur. 

2° — Discussion. 

Pour simplifier l'exposé des phénomènes, supposons d'abord les pen- 
dules inférieurs identiques. On a : 



2T = (M -h 2m) a*ô' 2 -h mb* (<p' 2 + f 2 ) -+- Zmab 0' (©' -h f ) ; 
2 V = 2V 0 -t-(M-+-2m) ga& + mgb (f + -i/ 2 ) . 

1 2 3 




Fig. 268. 



On ramène ces quantités à ne contenir que les carrés des variables et 
les carrés de leurs vitesses, par la substitution : 

? = — ©i + e 8 +e 3 , 

6 =A0 a +B0,; 

A et B sont des constantes convenables. 

Résolues par rapport aux 0, ces équations donnent : 

U, ~ 2 ' ^~ A— B A — B ~ 2~~' 
u 3- a — B + A— B 2 



Digitized by 



Google 



420 PENDULE, SPIRAL, DIAPASON 

®t> ®v ®»i son ^ ' es variables principales; elles correspondent aux 
phénomènes élémentaires, aux oscillations stationnaires. 
Faisons 6, = @, = 0 ; nous obtenons les conditions : 
6 = 0, <j>-t-<p = 0. 

La variable © t = ^= — <p, indique des déplacements à chaque instant 
égaux et de sens contraires des pendules inférieurs. 

La masse M reste évidemment immobile ; elle n'intervient pas. 

Les deux autres oscillations principales sont définies par les condi- 
tions : 

pour@ s , @ 1 = 0, = Oi 

pour©,, e t = e s = 0. 

Dans les deux cas, on a : 

6 1 = 0, <j, = ? . 

Les pendules inférieurs ont donc à chaque instant des élongations 
égales et de même sens; ils sont remplaçables par un seul pendule 
de masse 2m : nous sommes ramenés au problème du double pendule 
(§223). 

La condition <p = <J>, donne : 

0 *~ À — B ' 83 - A-B ' 
La vibration principale 0 2 est définie par la condition : 

6 = A-J/ = A<p. 

La vibration principale 6, est définie par la condition : 

ô = B+ = B<p. 

On trouve aisément la relation : 

AB = — 2m : (M -h 2m). 

A et B sont donc de signes contraires. Nous pouvons prendre A > 0, 
B <0. Dans la vibration @„ le pendule supérieur a une élongation tou- 
jours de même sens que les pendules inférieurs; dans la vibration S v 
le pendule supérieur a une élongation toujours de sens contraire. 

3° — Les périodes des trois mouvements stationnaires 6 t , ® 2 , 0, sont 
différentes. 

La période de B 4 est évidemment la même que si les pendules infé- 
rieurs étaient isolés. On a : 

Les périodes T 2 et T 3 sont immédiatement fournies par le para- 
graphe 223; il suffit de remplacer m' par 2m ; et m par M : 

2 a 6 M -h 2m A / (a -h b)* 7 M T- 2m \ 2 , M T 2m o* 
w RI — ^VTirl — M / ^ M a5" * 
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De l'équation (1) : 

résulte que T 2 est certainement supérieur à T t , que T, est certainement 
inférieur à T r En effet pour la vibration 0 2 , 6* est du même signe que 
<f ou que <J/'; le terme aô* augmente donc le terme 6?". 

Tout se passe comme si l'inertie était accrue; la période est plus 
grande que la période naturelle des pendules inférieurs. 

Pour la vibration 0 3 , ô" et ©" sont de signes contraires; le terme atif 
diminue donc le lerme by". 

Tout se passe comme si l'inertie était diminuée; la période est plus 
courte que la période naturelle des pendules inférieurs. 

Si M l'emporte énormément sur m, on trouve : 

L'un des mouvements a la période du pendule supérieur seul; l'autre 
a la période des pendules inférieurs. Si M est grand devant m, sans 
qu'on puisse négliger m, la période d'un des mouvements est voisine de 
celle du pendule supérieur, la période de l'autre est voisine de celle 
du pendule inférieur. 

Si 6 l'emporte énormément sur a, il existe une racine : 

2 * /iT * / M 2//T 
Va V M 

Quant à l'autre, elle est sûrement très petite. 
4° — Pour fixer les idées traitons l'exemple numérique suivant : 

a = 6 = 100 cm. M = 2™, gr = 1000. 

On trouve aisément par ordre de périodes croissantes : 

T 3 = 1,075 T t = 1,987 T 2 = 2,594 

Pa = — 0,707 ?1 = 0 p 2 = -f- 0,707 

en posant : 

0 = P? = ? = 

235. Cas général. 

Les pendules inférieurs ne sont plus égaux (fig. 269),, 

Il y a toujours trois oscillations principales ; pour aucune d'elles le 
pendule M ne reste immobile. 

1° — L'oscillation 1 correspond à des déplacements des pendules 
inférieurs, de sens contraires et d'amplitudes différentes. Ces pendules 
sont synchronisés grâce aux déplacements du pendule supérieur. 

Voyons comment la chose est possible. 
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Pour chacune des vibrations principales, les trois pendules passent 
en même temps par leurs positions d'équilibre. 

Il résulte des deux dernières équations (1) que, d'une manière géné- 
rale, l'accélération du pendule supérieur joue le rôle d'un accroissement 
d'inertie pour un pendule inférieur, quand les mouvements de ces deux 
pendules sont de même sens (décalage nul); elle joue le rôle d une 
diminution d'inertie pour ce pendule inférieur, quand les mouvements 
sont de sens contraires (décalage égal à ~). Donc si le pendule supé- 



1 2 3 




Fig. 269. 



rieur a une oscillation de même sens quele pendule inférieur le pluscourt, 
la période de ce pendule est accrue, la période de l'autre pendule infé- 
rieur est diminuée : il y a rapprochement des périodes des pendules 
inférieurs ; la synchronisation est possible. 
C'est ce qui arrive pour la vibration 1. 

Pour les deux autres oscillations principales, les pendules inférieurs 
vont dans le même sens. 

Pour les vibrations 2, le décalage du pendule supérieur par rapport 
aux pendules inférieurs est nul. Le synchronisme de ces pendules pro- 
vient d'un allongement des périodes, allongement plus grand pour celui 
dont la période naturelle est plus courte. Corrélativement l'amplitude 
du court pendule est plus petite, de manière que le déplacement du 
point de suspension produise dessus un effet plus grand, dans le sens 
d'un allongement de la période. 

Pour la vibration 3, le décalage du pendule supérieur par rapport aux 
pendules inférieurs est égala*. La synchronisation de ces pendules 
provient d'un raccourcissement des périodes, raccourcissement plus 
grand pour celui dont la période naturelle est plus longue. Corrélative- 
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ment l'amplitude du long pendule est plus petite, de manière que le 
déplacement du pointde suspension produise dessus un effet plus grand, 
dans le sens d'un raccourcissement de la période. 

2° — Application numérique. 

Faisons les calculs en posant : 

m = m' = i, M = 2, a = 100, 
fc = 105, 6 =100. 

;C Principale lento 

Les équations à satisfaire deviennent (pour 
g = 1 000) : 

0" -+-1,05?'-+- 10? = 0, 
û"-h'}"Vl0-i, = 0, 
20" -h 406 — 10 (» § -+- = 0. 

Posons : 

0=sin«/, 0 = pï» = a'}. 

Pour trouver x'=io 2 , nous devons résoudre 
l'équation : 

2, ix* — 103,5x 2 -+- 1 220cc — 4 000 = 0. 

Les valeurs correspondantes de o et de a èont ^&"*cij>a/e npjcfo 
fournies par les équations : 

x x 



Pendu/a Jony 
Principale moyenne 
fkndule court 



10 — l,05x ' 



10 — X 



Fig. 270. 



dans lesquelles il faut substituer successivement les trois racines. 
Les résultats sontschématiquement représentés parle diagramme270. 



^ = 9,76 
T 1 = 2*,012 
Pl = — 39 
*, = -+- 41 



x 2 = 5,32 
T î = 2%720 
Pi = + 1,23 
tj 2 = -hl,14 



x z = 33,72 
T 3 =l%081 
f3 = -l,33 
* 3 = -l,42. 



Pour les pendules inférieurs isolés on a : 

T ? = 2 S ,036 T* = l%987. 

3° — Si nous lançons un des pendules n'importe comment, le phéno- 
mène est dû à la superposition des trois oscillations principales; il est 
généralement inextricable. D'où la confusion des résultats expérimen- 
taux des physiciens qui n'étaient pas guidés par des considérations 
théoriques précises. La discussion des apparences complexes est sans 
aucun intérêt; du reste on peut les calculer facilement dès que les vibra- 
tions principales sont connues. 

En définitive pour chacune des vibrations principales, toutes les 
pièces du système oscillent synchroniquement. Elles passent en môme 
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temps par leurs positions d'équilibre. Leurs décalages sont 0 ou tz si 
Ton prend toutes les amplitudes positivement; en changeant le signe 
de l'amplitude, on peut toujours considérer les décalages comme nuls. 
Il n'y a pas synchronisation au sens que les mouvements finissent par se 
synchroniser : ils sont synchrones purement et simplement. 

Si les conditions initiales sont quelconques, on a la superposition de 
deux ou trois oscillations principales. 

A la vérité, il peut arriver que deux oscillations principales s'amortis- 
sent plus vite que la troisième : quelles que soient les conditions ini- 
tiales, au bout d'un temps suffisant, cette troisième oscillation subsiste 
seule. On ne peut cependant pas dire que les pendules se synchroni- 
sent, puisque le mouvement qui subsiste, existait au début de l'expé- 
rience; il était seulement mélangé à d'autres mouvements. 

Un cas intéressant est celui pour lequel le§ pendules inférieurs dif- 
fèrent peu et où la masse M est grande. Il existe alors deux vibrations 
principales de périodes très voisines. Pratiquement elles prédomineront, 
de sorte que tout se passera comme si nous n'avions que deux degrés de 
liberté. Nous obtiendrons les battements des deux pendules inférieurs, 
s'ils sont lancés sans précaution d'aucune sorte. 

236. Pendules sympathiques. 

C'est la généralisation du problème de l'entraînement de§ supports 
(tome I, §67). 

Deux (ou plusieurs) pendules sont montés sur le même support; ils 
l'entraînent et, par son intermédiaire, réagissent les uns sur les autres, 



Il les installa l'une à côté de l'autre, à une distance de 1 à 2 pieds, de 
manière que les pendules oscillassent dans le même plan. Elles offrirent 
alors une marche si parfaitement concordante que la différence se trouva 
rigoureusement annulée. Les pendules avaient simultanément l'un son 
plus grand écart vers la droite, l'autre son plus grand écart vers la 
gauche. Dérangés de cette concordance de phase, ils y revenaient en 
une demi-heure. 

Huyghens attribua dabord la « sympathie » des pendules à l'influence 




Avant de donner la 
théorie du phénomène, 
rappelons les expérien- 
ces fondamentales dues 
à Huyghens (1665) et à 
Ellicott (1739). 



1° — Expériences 
d'Huyghens. 



Fig. 271. 



Il possédait deux hor- 
loges dont la différence 
de marche était de 5 se- 
condes par jour(fig. 271). 
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des courants d'air provoqués par les mouvements^ elle reconnut bientôt 
que sa cause était dans un petit « branlement » du support. 

La figure 271 montre le dispositif expérimental. Les chaises étaient 
distantes de 3 pieds ; le barrëau BB avait 3 pouces en quarré. 

L'explication du phénomène est simple. Des trois oscillations princi- 
pales possibles subsiste seule la vibration pour laquelle les pendules 
oscillent en sens contraires et qui correspond au moindre déplacement 
du support. Les autres vibrations sont amorties par les frottements 
qu'elles créent et dont aucune force extérieure ne compense l'effet. 
D'eux-mêmes les pendules supposés égaux prennent le décalage pour 
lequel le support reste immobile. 

2° — Expériences d'Ellicott. 

Ses horloges A et B étaient aussi identiques que possible. Le poids 
du pendule était d'une dizaine de kilogs; une élongation de 1° 5' de part 
et d'autre de la verticale était nécessaire pour que l'échappement fonc- 
tionnât. Un poids moteur de 3 livres suffisait pour obtenir une élon- 
* gation de 1°30'. 

Les horloges étaient placées côte à côte, dans des caisses closes, de 
manière que la distance des pendulés au repos fût de 60 cm. environ. 

Voici maintenant les observations. En moins de deux heures A s'arrête 
spontanément. Relancée, elle s'arrêta à nouveau au bout du même temps. 
En y regardant de plus près, on constate que les amplitudes de B crois- 
sent quand celles de A diminuent. A l'instant où A s'arrête, l'amplitude 
de B est 2° 30', soil 1° de plus que si B est isolée. 

On arrête B, on laisse son pendule au repos. On donne au pendule 
de A une élongation de 2 Q 30'. Au bout de 20 minutes, on trouve l'hor- 
loge B fonctionnant, son pendule décrivant un arc de 1°30'; corrélati- 
vement l'arc de A n'est plus que de 2°. Une demi-heure après, A est 
arrêtée et le pendule de B a une élongation de 2° 30'. Ainsi A entraîne B, 
lui communique peu à peu son énergie cinétique ; il arrive un moment 
où Télongation de B devient suffisante pour que son échappement fonc- 
tionne. La communication d'énergie de A à B n'en continue pas moins. 

Si au contraire on arrête A, qu'on le laisse au repos et qu'on lance B, 
A reste au repos. 

L'énergie cinétique se communique bien de A à B, mais non de B à A. 

Ellicolt attribue le phénomène aux déplacements des supports (ici les 
caisses) se communiquant de l'un à l'autre par le barreau de bois contre 
lequel elles sont appuyées. 11 oppose avec raison le poids très grand des 
pendules (plus de 10 kilogs) à la faiblesse des poids moteurs (ils étaient 
de 1,5 kg., mais un poids notablement moindre suffit). 

Ellicolt s'arrange de manière que la ..caisse de B ne touche plus le 
barreau de bois. Dans ces conditions A mis en marche ne communique 
plus son énergie à B. 

Les caisses, étant écartées du barreau, sont reliées par une tige de 
bois contre laquelle elles s'appuient latéralement. L'influence est consi- 
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dérablement augmentée : le pendule A étant seul lancé, B d'abord au 
repos est mis en marche en moins de 6 minutes; A s'arrête 9 minutes 
après. 

Les deùx pendules n'étaient pas exactement de même longueur. 

En isolant ses horloges, Ellicott constata que B avançait sur A de 
96 secondes par jour. 

En donnant aux deux pendules un mouvement aussi étendu que pos- 
sible, Ellicott réussit à maintenir simultanément en marche les deux 
horloges, Tune prenant et cédant alternativement une partie de son 
énergie à l'autre; la période du phénomène était d'autant plus grande 
que les marches des horloges étaient plus concordantes. Dans ces con- 
ditions, elles avaient absolument la même marche, intermédiaire entre 
celles qu'elles possédaient individuellement. 

L'expérience d'Ellicott s'explique en admettant que pour celle des 
vibrations principales du système qui est entretenue par les échappe- 
ments, le rapport dès amplitudes A : B des pendules A et Best très peti(. 
A la vérité en augmentant suffisamment les poids moteurs, on peut 
rendre l'amplitude B assez grande pour que celle de A suffise au fonc- 
tionnement de son échappement. Mais pour des poids moteurs juste 
suffisants à la marche isolée des horloges, A perd au profit de B une 
telle part de son énergie que son échappement devient incapable d'en- 
tretenir son oscillation. 

3° — Expériences de Vérité. 

J'ai dit que ces phénomènes ont été vingt fois redécouverts. Les expé- 
riences de Vérité (1845) ajoutent quelques particularités curieuses. 

Son pendule A est entretenu par un échappement ordinaire; son pen- 
dule B n'est pas entretenu. 

Première remarque intéressante A et B ayant même période, 
A entretient B également bien pour les phases relatives 0 ou ?r. 

On allonge la période de B en descendant sa lentille d'un tour d'écrou. 

Sous l'influence de A, B se met en marche; l'amplitude de B crois- 
sant, celle de A diminue : l'échappement de A cesse de fonctionner, 
puis A revient au repos, alors que B oscille très fort. L'amplitude de B 
diminue, celle de A croît, l'échappement se remet à fonctionner,... et 
tout recommence. Les pendules s'arrêtaient alternativement. 

Si la lentille de B est descendue de plusieurs tours d'écrou, le phé- 
nomène ne se produit plus : il exige donc que la différence des périodes 
ne dépasse pas une certaine limite. 

. Quand la traverse de cuivre sur laquelle reposent les couteaux des 
pendules est scellée dans un gros mur, le phénomène ne se produit pas. 

Pour évaluer l'énergie fournie au pendule B influencé, Vérité fixe à 
sa tige de sapin un cliquet qui, toutes les périodes, fait avancer d'une 
dent un rochet fixé sur l'axe d'un petit treuil. Sur le cylindre en bois 
du treuil s'enroule un fil de soie qui porte un poids que le pendule B 
fait monter. On évalue ainsi, en grammes-cm. par période, le travail 
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disponible sans que B s'arrête. Malheureusement Vérité dit seulement 
que B soulevait un poids de 7 grammes, ce qui ne nous apprend rien, 
sinon le peu de notions mécaniques précises que possédait l'expéri- 
mentateur. 

237. Expériences de Savart (1838). 

Son appareil est analogue à celui de la figure 272 qui est plus com- 
mode et plus stable. Une planche épaisse de bois est liée à une poutre 




Fig. 272. 

PP par quatre ressorts qui se projettent deux à deux l'un sur l'autre. 
Ils sont constitués par des bandes de feuillard. 

Le système possède une durée d'oscillation relativement courte. 

On peut la raccourcir en appliquant contre les lames F (avec des 
presses à vis) d'autres lames qui en augmentent l'épaisseur. 

La planche est entaillée de manière à permettre aux pendules M et M' 
d'osciller. Leurs couteaux reposent sur des plaques de métal encastrées 
dans la planche. 

On peut imposer aux pendules la môme période ou des périodes 
différentes. 

a) Pour les pendules égaux, les phénomènes sont très simples ; nous 
les connaissons déjà. Nbus retrouvons nos vibrations principales. 
Si les pendules sont lancés du même angle en sens inverses, le sup- 
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port BB reste immobile : les périodes sont les mêmes que s'il était par- 
faitement rigide. 

Si les pendules sont lancés du môme angle dans le même sens, le 
support BB oscille alors fortement ; la période est allongée d'autant plus 
que les ressorts F sont plus minces et plus longs, que les pendules sont 
plus courts et qu'ils ont plus de masse. 

Enfin si l'un des pendules restant au repos, l'autre est lancé, l'énergie 
passe alternativement de l'un à l'autre. La période de ces battements 
est d'autant plus longue que les deux oscillations principales ont des 
périodes plus voisines. 

A la vérité, le système ayant trois degrés de liberté, il y a trois oscil- 
lations principales. Mais la période de Tune d'elles est beaucoup plus 
courte que celle des deux autres; elle n'intervient pratiquement pas. 
Nous revenons plus loin là dessus. 

6) Pour les pendules inégaux les phénomènes sont plus compliqués; 
Savart, très bon expérimentateur mais théoricien médiocre, n'a pas su 
les débrouiller. Il est médusé par une synchronisation des pendules, 
impossible dans les conditions où il opérait. Il croyait les prendre 
simples en lâchant ses pendules au repos, après leur avoir imposé des 
écarts égaux avec la verticale, en sens contraires ou dans le même sens. 
Mais cette égalité des écarts est justement ce qui rend le phénomène 
inextricable quand on ignore la théorie. Tout ce que l'observation brute 
peut apprendre, il Ta reconnu, sans parvenir à des résultats généraux. 

Nous ne reviendrons pas sur le cas des pendules égaux déjà longue- 
ment traité; débrouillons les phénomènes pour les pendules inégaux. 

238. Théorie des pendules sympathiques. 

Je vais traiter le problème dans l'hypothèse des frottements nuls el 
dans l'hypothèse connexe des forces d'entretien nulles. La théorie sim- 
pliste qui suit, laisse donc de côté la majeure partie des phénomènes et 
malheureusement la plus intéressante. Resterait à expliquer par quel 
mécanisme le plus souvent une des vibrations principales subsiste 
seule, quand le système est entretenu par des forces périodiques inté- 
rieures analogues à celles que produit un échappement. 

1° — Les déplacements de la planche BB se réduisent à une petite 
oscillation horizontale dans le plan d'oscillation des pendules. 

Soit x une variable fixant la position de la planche. 

La théorie du paragraphe (tome I, § 67) sur l'entraînement du 
support d'un pendule unique, permet d'écrire immédiatement les deux 
équations : 



x"-hbf + g?=zO, 
x« + b'>y f + gï = 0, 



identiques à celles du paragraphe 223. 
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Nous avons de plus l'équation : 

Ax" Bx — mg y — m'g <\> = 0, (2) 

qui exprime le mouvement du support; mgy et m'gty sont les compo- 
santes horizontales de la pression des pendules sur la barre BB. 
Le coefficient B mesure la réaction des lames verticales fléchies. 

Enfin A est une quantité de l^nature d'une masse; elle mesure l'équi- 
valent de la masse du système constitué par les lames flexibles et la 
planche, système que, pour faire court, nous appellerons le support. 

Nous admettrons (c'est le cas de la plupart des appareils utilisés pour 
vérifier la théorie) que Ax"est négligeable devant Bec. Cela suppose que 
la masse de la planche est petite par rapport à la réaction de flexion des 
lames; par conséquent que les lames sont assez courtes, épaisses et 
larges. Cela revient encore à dire que les oscillations du support privé 
des pendules ont une période courte par rapport à celles des pendules. 

Cette hypothèse ramène le système à ne plus avoir que deux variables 
principales. 

En réalité, nous laissons de côté une des oscillations principales dont 
la période est beaucoup plus courte que la période des deux autres. 

2° — Pour faciliter la discussion, supposons les pendules de même 
masse. Si on les assimile à des pendules simples, les paramètres b et b' 
mesurent leurs longueurs. 

Posons 6 > 6'. On a donc les trois équations : 

xT -4-6<p"-f-0<p = O, 

x"+by + gï = 0, (1) 

BcC = 772<7(<pH-<f). 

Nous pouvons les écrire : 

p<p" h- s? + y<= o, p'f -+- 5 + .+ ?" = 

avec la condition p > p'. 
L'intégrale générale est : 

çp = P sin (cdj/ — e t )H-Q sin (a^/ — e 2 ), 
j = P Pt sin ((o,/ — e 4 ) h- Q Pt sin (<o 2 / -r- c 2 ), 

avec les conditions : 

(p-t-p)u>» = 8, (B'H-i-)a> 2 = 8, 

(fa* — *) (fV — 8) = <o*, 
_ — ftqj 2 -h 8 _ h>* 

Soit : o), > o),, T 4 < T 2 ; 

la vibration principale 1 a sa période plus courte que la vibration prin 
cipale 2. 



(2) 
(3) 
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Les équations (3) exigent qu'on ait : 

Elles ne peuvent être satisfaites simultanément qu'en posant : 

P,<0, Pi >0. 

La vibration de plus courte période correspond donc au cas où les pen- 
dules sont décalés de tz; la vibration de plus longue période correspond 
au cas où les pendules oscillent sans décalage. 

3° — Traitons un cas numérique. Les pendules sont longs à peu près 
de 105 et 100 cm.; je prends 1000 cm. pour valeur de g. D'où : 

x''+105<j> ff 4-1000? = 0, 
x"-hl00f -+-1000'j/ = 0. 

. On vérifie d'abord que les périodes naturelles des pendules sont : 



T ? = 2* yj O;105 = 2%036, T f, = 2* J 0,100 = 1%987 ; 
- T, — T> = 0,049. 

Posons : 

x = 10(<p-4-<j/). 

Cela signifie que si les pendules sont écartés simultanément de 10° 
dans le môme sens (10° = 0,1745). la planche se déplace de : 

10 x 0,1745 X 2 = 3,49 centimètres.. 
Les équations à intégrer deviennent : 

11,5/H-lOOcp-f-f^O, 
llf -h 100<f -h ?" = 0. 

Des calculs faciles, mais qu'il faut pousser assez loin pour ne pas 
avoir des résultats illusoires, donnent : 

o>î = 9,784 T 1 = 2,012 Pl = — 1,281; 
a>! = 8,14* T. 2 = 2,202 p 2 = -f-0,780 
T 2 — ^ = 0,190. 

Nous avons posé : ^ = ??• 

Revenons à la discussion générale que précise la figure 273. 

4° — Considérons la vibration principale 1 pour laquelle les pendules 
vont en sens contraires, vibration dont la période est plus courte. 

La planche BB doit se déplacer dans le sens du pendule le plus court, 
de manière que son inertie soit en apparence augmentée. 

Conséquemment, les masses des pendules étant les mêmes, l'ampli- 
tude de l'oscillation du pendule le plus court doit dépasser celle du 
plus long. 
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p t est négatif et plus grand que 1 en valeur absolue. 

Pour la vibration principale 2, les deux pendules et la planche vont 
simultanément dans le même sens. Pour que les deux pendules pren- 
nent simultanément la môme période, il faut que le déplacement du 
support (qui amène un allongement de la période) ait un effet plus 
grand sur le pendule court. Il faut donc que l'amplitude de son oscilla- 



1 2 




Fig. 273. 



tion èoii relativement petite. Corrélativement il faut que l'amplitude de 
l'oscillation du grand pendule soit grande. 
Rangeons les périodes par ordre de valeurs Croissantes; on a : 

T.], T, T ? T, 

1,987 2,012 2,036 2,202. 

Le support allant pour les deux cas dans le même sens que le pendule 
le plus court, les périodes T t et T a sont plus grandes que T{/. 

Au contraire T ? est compris entre T t et T 2 ; la période du pendule le 
plus long est raccourcie pour la vibration 1, allongée pour la vibra- 
tion 2. 

239. Expériences de Savart. 

1° — Les pendules sont lâchés sans vitesse. 

En prenant pour origine des temps (/ = 0) l'instant où les pendules 
sont lâchés, on a : 

cp = — Pr, cos w,/ Q cosoj 2 /, 
•| = P coswj/h- Qr 2 cosw,/. 

On a les conditions : 

co^a^; 0<r 1 <i, 0<r 2 <l. 
<p est le pendule le plus long. 
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a) Les pendules sont lâchés quand ils font des angles égaux en sens 
inverses avec la verticale : 

? = — + = V 
-Pr t 4-Q = a 0 , P-+-Qr 2 = - V , 

C'est donc l'oscillation 1, celle dont la période est plus courte, qui 
l'emporte. Avec les valeurs ci-dessus trouvées pour t\ et r 2 , on a sensi- 
blement (— P) : Q = 9. 
, 6) Les pendules sont lâchés quand ils font des angles égaux du même 
côté de la verticale : 

? = + = «o> 
-Pr 1 -hQ = a 0 , P + Qr â = a 0 ; 

C'est maintenant l'oscillation 2, celle dont la période est plus longue, 
qui remporte. Avec les nombres ci-dessus trouvés pour r t et r 2 , on a : 

Q:P = 9. 

2° — Les pendules partent des positions d'équilibre. 
En prenant pour origine des temps (/ = 0) l'instant où les pendules 
partent de la position d'équilibre, on a : 

s> = — Pr, sinwj/ h- Q sinu> 2 /, 
•f = P sinwj/ H- Qr 2 sinu> 2 /. 

a) Le pendule le plus long est abandonné sans vitesse; le plus court 
reçoit une impulsion. 
La condition est : 

<o t et u> 2 diffèrent toujours peu, on a donc : 

P>Q. 

C'est la vibration 1 qui l'emporte, celle dont la période est la plus 
courte. 

6) Le pendule le plus court est abandonné sans vitesse; le plus long 
reçoit une impulsion. 
La condition est : 



(-Q)>P. 

C'est la vibration 2 qui l'emporte, celle dont la période est la plus 
longue. 



Cr\r\n\o 
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240. Résultats de Savart. 

Savart n'a pas su débrouiller le phénomène. Mais habile expérimen- 
tateur, il a reconnu ce qui en est le plus apparent. Par exemple il 
rapproche les cas a) des 1° et 2° ; de même il rapproche les cas 6). 

« Lorsque le pendule le plus court est seul ébranlé, dit-il, les phéno- 
mènes ont la plus grande analogie avec ceux que présentent les pen- 
dules lâchés quand Us font le même angle avec la verticale en sens 




Fig. 274. 



inverses. » En effet dans les deux cas c'est la vibration 1 qui l'emporte. 
Il trouve qu'alors les pendules vont toujours en sens contraires, excepté 
au moment où le plus long s'arrête et où ils vont un instant dans le 
même sens. 

« De même lorsque le pendule le plus long est seul ébranlé, les 
phénomènes ont la plus grande analogie avec ceux que présentent les 
pendules lâchés quand ils font le même angle avec la verticale dans le 
même sens. » 

J'ai déjà dit que Savart est médusé par la synchronisation des 
pendules, bien qu'il n'ait pas su découvrir le moyen d'avoir des oscilla- 
tions synchrones. Mais il remarque fort justement que la synchronisation 
se fait d'autant mieux que les périodes naturelles des pendules diffèrent 
moins, que les pendules sont plus lourds, que les ressorts de suspension 
sont plus longs, plus minces et moins larges. Dans la théorie qui 

il, 28 
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précède, ce sont les conditions pour que les rapports r, et r 2 ne soient pas 
trop petits. Si l'on s écarte de ces conditions, les rapports r t et r 2 
tendent vers 0 : les pendules oscillent en définitive chacun pour son 
compté. Le cas optimum est réalisé par les pendules égaux (r t = r 2 =l). 

Au reste la théorie précédente est simpliste pour plusieurs raisons. 

La première est qu'elle ne s'applique qu'aux oscillations de très faibles 
amplitudes, les seules pour lesquelles les équations soient correctes. 

La seconde est dans l'hypothèse sur la nature des déplacements du 
support. Avec le support que nous décrivons au paragraphe 237, il est 
légitime d'admettre un déplacement horizontal de l'arête du couteau. 
Avec le support de Savart (longue verge verticale portant une traverse 
horizontale sur laquelle reposent les couteaux, fig. 274), il faut tenir 
compte d'un déplacement vertical. 

Il y a plus; la suppression du terme Ax" dans l'équation (2) est géné- 
ralement inadmissible. Avec une lentille L, projetons l'image d'un 
point lumineux; nous obtenons sur un écran l'image agrandie de la 
trajectoire du centre optique de la lentille. 

Ce n'est pas une petite droite horizontale ou inclinée; Savart lui 
trouvait vaguement une forme elliptique. 

Est-ce à dire qu'il faille compliquer la théorie? Evidemment non. 

Il n'y a aucun intérêt à se proposer des problèmes complexes sans 
application, puisque personne n'a la prétention de transformer leur 
solution en un critère des principes de la Mécanique. 

241. Problème de Faye-Peirce. 

Pour éviter le déplacement du support dans les mesures précises de 
la gravité (tome 1, § 67), Faye proposa de faire osciller sur le môme, 
support deux pendules aussi identiques que possible, qu'on lâcherait 
à partir d'inclinaisons symétriques par rapport à la verticale moyenne. 

Le procédé parut d'abord mauvais; il fut ensuite défendu par Peirce 
(1879) qui retrouva pour la n lbme fois la théorie des pendules sympa- 
thiques. . . . 

Nous savons que si les pendules ont des périodes très voisines, la 
période T d'une des oscillations principales est la moyenne de leurs 
périodes naturelles. En appelant Z + A/ et /-A/ les longueurs des 
pendules simples équivalents, il revient au môme de dire que la période 
T est celle du pendule de longueur /. 

Ce point restant incontesté, la difficulté est de mesurer la période T, 
d'après l'observation du mouvement complexe. En effet le lancement 
ne peut jamais être tel que l'oscillation 2 n'existe rigoureusement pas. 
Elle se compose avec l'oscillation 1. Elle produit des variations appa- 
rentes d'amplitude très gênantes dans la détermination de la période. 
Peirce propose de mesurer la période T t d'après le temps qui s'écoule 
entre deux passages des deux pendules simultanément par la verticale. 

Quoi qu'il en soit de cette méthode, il faut convenir que c'est une 
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bien étrange façon de faire de la précision que de rendre intentionnel- 
lement un mouvement complexe. On a beau dire que le mouvement 
simple dont on veut déterminer la période, subsiste dans le mou- 
vement complexe, on est toujours inquiet des modifications qtrïl peut 
en subir. 

242. Horloges à deux pendules, montres à deux balanciers. 

L'idée est singulière. 

Bréguet construisit une horloge astronomique avec deux pendules 
placés l'un devant l'autre. Ils sont suspendus à couteau sur un même 
bras de laiton faisant partie du support général de l'horloge. 

Chaque pendule est entretenue par un rouage particulier. 

Les pendules sont réglés autant que possible pour la même période. 
On constate alors qu'ils sont toujours parfaitement synchrones et 
battent en sens inverses. •""* 

Voici maintenant quel avantage Bréguet trouvait à ce dispositif 
(trop compliqué du reste pour avoir une utilité pratique). Les secousses 
qu'un édifice éprouve par le roulement des voitures altèrent la marche 
d'une horloge ; mais les pendules allant en sens contraires, les déplace- 
ments du support ne peuvent gêner l'un sans aider l'autre. Comme les 
pendules se synchronisent, les perturbations sont annulées. 

Bréguet mit dans la même boîte deux chronomètres indépendants. 
Au porter, i\ plat, au pendu,... les aiguilles battent ensemble la même 
fraction de seconde. 

Comme ornement de vitrine on trouve parfois chez les horlogers une 
horloge à double pendule. L'un est monté dans les conditions ordi- 
naires et entretenu par une roue d'échappement. L'autre reposé simple- 
ment sur la même plaque métallique que le premier; il oscille par sym- 
pathie en sens inverse (décalage ir). 

243. Diapason, pincette; cordes vibrantes. 

1° — Un diapason donnant un son très grave (une pincette fait bien 
l'affaire), est solidement fixé sur son support. 

Quand on fait vibrer les lames à la manière ordi- 
naire (fig. 273, I), l'élasticité du support n'intervient 
pas. Quand au contraire on fait vibrer les lames 
dans le même sens (fig. 275, II), la flexion du sup- 
port intervient pour allonger un peu la période. VS 

Corrélativement, en excitant l'appareil par un I 
coup sur l'une des branches, on constate que l'éner- * . 
gie passe alternativement d'une branche à l'autre. Fig. 2/5. 

Le phénomène n'est pas observable quand le support est absolument 
rigide, ou quand il ne l'est pas du tout, par exemple quand on tient le 
diapason à la main. 

2° — A la place d'un diapason, on emploie plus commodément des 
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verges rigides implantées dans la pièce horizontale du T de la figure 274. 
En les choisissant à peu près de même période propre, on obtient les 
deux vibrations principales de période égale à la période propre et de 
période voisine. En frappant n'importe comment Tune des tiges, on 
observe les battements et le transfert d'énergie par l'intermédiaire de la 
tige verticale élastique du T. 

3° — Mômes expériences en montant deux cordes identiques sur une 
contrebasse. 

Quand on ébranle simultanément, en sens contraires ou dans le même 
sens, avec des amplitudes égales, on n'entend pas de battements : on 
réalise Tune des vibrations principales. Qnand on ébranle une seule 
corde, alors même que les deux seraient parfaitement à l'unisson, on 
voit le transfert d'énergie. On entend même des battements à l'instant 
où Tune des cordes possède l'amplitude maxima, tandis que l'amplitude 
de l'autre est nulle. 

Quand les cordes oscillent dans le môme sens, leur période est un 
peu plus grande que quand elles oscillent en sens contraires. Dans le 
premier cas elles mettent en branle le support, ce qu'elles ne font pas 
dans le second cas. 

Inversement, si les deux cordes rendent des sons peu différents et 
qu'on les ébranle en même temps avec un archet, elles pourront donner 
l'unisson sans faire de battements. 

244. Problème de la balance. 

Il est classique sous une forme où il n'a qu'un vague rapport avec 
une balance bien construite. Indiqué par D. Bernoulli, sa solution est 
facile ; on retrouve les trois vibrations principales que nous connaissons. 
Le problème n'est véritablement intéressant que pour la balance bien 
construite : les trois couteaux sont coplanaires. C'est ce que supposait 
Euler dans son analyse malheureusement incomplète. 

Posons le problème d'une manière générale (fig. 276). 

1° — Les coordonnées des points C et B et leurs accélérations sont : 



x =asin8-i-/cos6, z = acosô — /sinO; 
x" = — (a sinô -+- / cos9)0' 2 -4- (a cosO — / sin 0) 6", 
z" = — (a cos 8 — / sin 0) 0'* — (a sin 6 + / cos 0) 6". 

X =asin0 — /cosO, Z = a cosO -+- / sinô; 
X" = — (a sin 0 — / cosO) 0' 2 -h (a cos 6 -t- / sin G) 6", 
Z" = — (a cos 0 -h / sin 0) 0' 2 — (a sin 0 — / cos 6) 6". 



En vertu du §67 du tome I les équations du mouvement des pendules 
inférieurs sont : 



6 -/ g sin © = sin y . Z" — cos 9 . X", 
b'Y -h g sin = sin -1/ . z" — cos ^ . x". 



(2) 
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Appelons <I> et *P les tensions des fils des pendules correspondants : 

<£ = /wgrcos<p-hm6<p' 2 , x V = mgcosty-hmb%'*, (4) 

en supposant les plateaux de môme masse. 

Enfin écrivons l'équation du mouvement du fléau sous l'action de son 
poids appliqué au point G et des moments des tensions des fils : 

Tô^^M^(a+X)sinÔ==M^(— xcoS'}-h2sin^)n-4>(— Xcos(p-f-Z«sin<p). (4) 

Le problème est ainsi complètement posé. 

1 est le moment d'inertie du fléau, M est sa masse. 



x,z | 




Fig. 276. 

2° — Vibrations infiniment petites pour la balance paresseuse. 
'Ne tenons compte que des quantités du premier ordre en 8, cp, ^. 
On a : 

$> = W=:mg, 

x = aO-h/, x " = aV; z =a — /6, z" = — /e". 
X=aO — /, X" = aO"; Z = a-h/e, Z" = /ô". 

Les équations du mouvement deviennent : 

6<p"-f-0 ? -+-aO" = O, (1') 
6y + s4.4-aO'' = 0. (2') 
1 0" -h Mg (a -h X)0 — amg [— 20 + <p + = 0. (V) 
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Ces équations ont la forme que nous connaissons; nous ne revien- 
drons pas sur leur discussion. 

Voici l'intéressanl : quand a = 0, c'est-à-dire quand les points BOC 
sont en ligne droite (ce qu'on s'efforce toujours, de réaliser dans une 
balance), les équations se réduisent à : 

6<p"-f-0<p = O, b'f-hgty = 0, I6"-+-M^ = 0. 

Les trois pendules oscillent comme s'ils étaient isolés et suspendus à 
des supports invariables. 

Effectivement dans une balance bien construite, pour des oscillations 
très petites, l'oscillation d'un plateau dans le plan vertical du fléau ne 
se transmet pas sensiblement à l'autre plateau. 

Corrélativement \me oscillation très petite du fléau ne produit que 
des oscillations verticales des plateaux (<p = ^ =0). 

5° — Grandes oscillations pour la balance bien construite. 




Fig. 277. 



Reprenons le cas de la balance bien construite (a = 0) et pour les 
oscillations non très petites. Conservons les termes en O 2 , <p s , <|/ a . 
Pour simplifier, posons b = b'. 
Les équations deviennent : 

x — l cosO, z = — / sinO ; 
<x" = — / cos G . ô' 2 — / sinô . 0", z" = / sinO . 0' a — / cosO. 6"; 

X = — /cosO, Z = /sinO; 
X" = / cos 0 . Ô' 2 -+- / sin 0 . 0", Z" = — / sinQ.0' 2 -f- / cos 0 . 0". 
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Les équations du mouvement des pendules inférieur^ deviennent : 

b ? "+g 9 = W -<>'*), 

Passons à la troisième équation. A l'approximation posée, on a : 

* = mg — + mb cp' 2 , 

V = mg(i — ^Ç)-hmb f 2 . 

-*cos+ + zsin* = -/[^ 

-Xcos y -+-Zsin ? = /[l-+- (e "^ Cp)a ]' 
D'où : 

I Ô" H- M#X6 = lm [g 0(<|i — cp) H- 6(<p' 2 — f 2 )]. 

Ces équations ont une solution évidente : 

6 = 0, <p = ±1^, par suite (p /2 — <{/ 2 = 0. 
x 

Les pendules inférieurs ont des mouvements de môme amplitude, 
décalés deO ou de it. Leurs actions à chaque instant sur le fléau sont 
égales et de sens contraires; le fléau reste donc bien immobile. 

L'intégrale comprend maintenant des termes en «/ et en 2w/; ce qui 
est évident a priori, et ce qu'on vérifle immédiatement. 

Je n'insiste pas sur la solution du problème qui est très complexe. 
Cet exemple suffit à montrer que, si la théorie des petits mouvements 
de Lagrange est très intéressante, elle ne s'applique pas toujours, môme 
approximativement. Elle représente un cas limite. 

4° — Cas particulier intéressant. 

Comme cas particulier intéressant, supposons une des % masses liée au 
fléau, ce qui revient à poser 6' = 0. Il reste les équations : 

fc<p''4-.0cp = /( ? Ô''-ô' 2 ), 
1 0" -h MgrXO = lm [— £6<p -f- b cp' 2 ]. 

Comme première approximation, on peut écrire : 

cp = cp 0 sin o> /, 
e = N H- P sin <!> / -t- Q cos 2w /. 



245. Pendule de torsion triple. 

/ 9 — Je signale le phénomène parce qu'il peut causer une erreur 
dans les mesures de couple : il a été découvert par Tomlinson précisé- 
ment dans la mesure de la rigidité d'un fil F. 

Le fil supporte une barre horizontale à laquelle sont suspendues deux 
masses m par des fils métalliques très fins. 
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supposerons les masses m égales et les fils /"identiques, 
admettrons que dans la rotation du système ils restent vër- 



Nous 
Nous 
ticaux. 

Soit j le moment d'inertie de la barre; nous posons 



Appelons 6 la rotation de 
la barre, ? et-} les rotations 
des masses m\ les constantes 
des fils sont C pour F, c 
poux /*. 

On trouve immédiatement 
pour équations du mouve- 
ment : 

Id"-f-Cô-+-c(0 — 
H-c(0-+) = O, 
*y-4-c(9 — 0) = O, 

zf'-hc(j — e)=o. 

/est le moment dinertie de 
chaque masse m par rapport 
à la verticale du fil corres- 
pondant. 

Ces équations admettent 
une première solution évi- 
dente : 

6 = 0. cp -h = 

Si en effet les masses m 
ont à chaque instant des 
azimuts égaux et de sens contraires et si la barre est immobile, elle 
supporte des couples à chaque instant égaux et de signes contraires, 
par suite elle reste immobile. 

La fréquence des oscillations est la même que si les pendules de tor- 
sion latéraux étaient isolés. 

Les deux autres oscillations principales correspondent à la condition : 

9 = ï- 

Les équations se réduisent à deux : 

I0"+(C + 2c)0 — îcç = 0, 
/cp" -h c(<? — 6) = 0. 

Posons comme précédemment : 

6 = G 0 sin <d /, © = pô 0 sin w /. 




Fig. 278. 
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Nous trouvons les conditions : 

— I or -h G H- 2c(l — s) = 0, 
piV-f-c(l — p) = 0. 

Résolvons par rapport à p : 

2/c p 2 — p [/(C 2c) — le] — le = 0. 

Supposons le synchronisme établi entre les oscillations du grand 
pendule et celles des petits. On a donc sensiblement : 

— — = T , p=±\/^, w «= T ^i±Y/ T j. 

Mais i est très petit devant I. Les fréquences des vibrations princi- 
pales sont donc presque égales : il se produit des battements. 

2° — Voici maintenant la description du phénomène par Tomlinson. 

Pour déterminer la constante de torsion du fil F, il modifie le moment 
d'inertie de l'oscillateur en déplaçant les points d'attache des fils f. 
Pour une certaine valeur de /, il constate le fait suivant. Il met le pen- 
dule en oscillation (par exemple en tordant un instant l'extrémité supé- 
rieure du fil F). Au lieu de diminuer régulièrement et lentement, l'am- 
plitude diminue rapidement; la barre reste un instant au repos; puis 
son amplitude croît à nouveau..., et ainsi de suite. 

Simultanément il constate une oscillation des masses m autour de 
leurs fils de suspension. 

Effectivement pour que dans l'oscillation de la barre, les fils f ne se 
tordent pas, il faut que les masses m présentent toujours la môme 
génératrice à l'observateur placé en 0, c'est-à-dire qu'elles tournent du 
même angle et dans le même sens que l'oscillateur : 

Ce n'est mécaniquement possible que si la constante c est énorme, 
auquel cas il faut poser : 

c(e- ? ) = c(o-f) = itf = iv = /e". 

L'équation du mouvement devient : 

(I-f-2/)0"-|- co — 0, 

qui a la forme classique. 

S'il n'en est pas ainsi, l'inertie des masses m impose qu'elles tournent 
moins que cette équation ne le suppose. 

Nous retombons sur la forme générale. 
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Théorie des cordes vibrantes de Lagrange. 

246. Corde chargée de masses égales et équidistantes. 

1° — Généralisons la théorie du tome I, § 106. 

Une corde de longueur / est divisée en n segments égaux de lon- 
gueur X, par n — 1 masses p.. On demande la loi de vibration quand les 
amplitudes sont assez petites pour que les masses décrivent sensible- 
ment des normales à la forme rectiligne d'équilibre Ox du fil. 



y 




























Fig. 279. 


! 



La longueur du fil reste sensiblement invariable malgré la déforma- 
tion : corrélativement sa tension G est constante. 

A un certain instant, soit y h y i+ t, les ordonnées de trois masses 
consécutives; / varie de 1 à n — 1. 

Les extrémités de la corde correspondent à i = 0 et i = n. 

La corde étant fixée en ces points, on a, quel que soit le temps : 



£/o = i/» = °> 



dt 



dt 



0. 



Entre les masses la corde est rectiligne. 

Écrivons l'équation du mouvement pour la masse /. 

La résultante des forces sur la masse / est : 

C C G 
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Les équations du mouvement sont donc (en posant e = 6 : p.X) : 

d 2 u 

2° — Les intégrales de ces équations sont de la forme : 
gi - p p sin^- cos(« yJT sin^) Q p sin-^p- sin (2/ sin 

Chaque intégrale particulière est caractérisée par une valeur ^entière 
de p : la formule précédente donne les ordonnées de toutes les masses 
en prenant successivement / = 1, . . . = n — 1. 

P p et p p sont deux constantes d'intégration, évidemment les mêmes 
pour toutes les masses. 

p peut varier de 1 à n — 1. Nous avons donc n — 1 intégrales parti- 
culières (autant que de libertés); nous avons par conséquent 2(n — 1) 
constantes arbitraires. Comme nous avons n — \ équations différen- 
tielles du second ordre, il reste à vérifier par substitution que la forme 
indiquée satisfait aux équations différentielles, pour être sûr de posséder 
Pintégrale générale : ce que le lecteur fera sans difficulté. 

Comme Lagrange procède en sens inverse, il met 18 pages grand 
in-quarto pour aboutir au résultat. 

Faut-il répéter pour la millième fois qu^ cette marche soi-disant 
démonstrative n'ajoute pas un fétu de certitude à la conclusion? 

Elle ne sert qu'à montrer l'ingéniosité (I?) des géomètres. 

3° — On peut évidemment écrire l'intégrale particulière sous la 
forme : 

y i = Mp sin cos (a) / — a p ), 

en posant : 

Mp cosa p = Pp, Mp sin a p = Qp. 

A chaque instant pour cette intégrale particulière, les masses sont 
sur la sinusoïde : 

y =[Mp.cos(a>/ — « P )]sin . 

En effet Yx de la masse / est : a? = zX, et Ton a : / = nX. 

Pour p=i, nous avons une demi-période de la sinusoïde; pour 
p = 2, nous avons 2 dem^-périodes ; pour p = n — 1, nous avons 
n — 1 demi-périodes. 

Ainsi se trouvent définies les vibrations principales du système * 
oscillant. 

Quand le temps varie, l'amplitude de ces sinusoïdes varie : ce qui 
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définit complètement le mouvement des masses qui doivent rester 
dessus et dont les abscisses x sont invariables. 

Par exemple supposons n = 4. 

Les trois intégrales particulières sont : 





y J = 0,707M l cos(«» I /-« I ), 






p=i 


: y 2 = M 1 cos(co 1 / — a,), 


Ni 


— 0,383 v '« : w, 




i/ 3 = 0,707 M t cos (uj — a^. 








( £/j = M 2 cos^/ — a 2 ), 




= 0, 


p = i 


! y 3 = — M 2 cos(<o 2 / — a,), 


No 


= 0,707 y' e : rc. 




, i / l = 0,707 M 3 cos (<o 3 / — «,), 






p = 3 


| ff 2 = — M 3 cos(o> 3 / — a 3 ), 


_N 3 


= 0,924^ : r.. 




f y 3 = 0,707 M s cos(w 3 / — «,). 







La figure 280 représente les sinusoïdes extrêmes et Tune des posi- 
tions extrêmes des masses vibrantes. 




Fig. 280. 

40 D'une manière générale la fréquence N est donnée par la for- 
mule : 

SicN / = 2/ sinÇ , N sin ^ . 

Dans le cas précédent 

n = A, N = - — sin 7 V • 
7: o 

Les équations dilTérentielles étant linéaires, le mouvement le plus 
général est la superposition des mouvements qui correspondent aux 
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intégrales particulières. Mais on peut réaliser isolément chacun des 
mouvements simples, chacune des vibrations principales. 

247. Passage à la corde homogène. 

1° — Nous n'avons qu'à supposer les masses très petites et très nom- 
breuses. Soit alors m la masse de la corde par unité de longueur. On a : 

n}k = ml, n a = /, n 2 pl = ml 2 . 

Le nombre n étant très grand, pour grand que soit p, sin(pn : %n) 
reste très petit. On peut remplacer le sinus par Tare. 
Le coefficient du temps sous le signe sinus devient : 

pit >fë pjz I g piz l % 

n — Ji V jjlX — 7 V m ' 

D'où pour la fréquence N : 

qui est la formule classique; p est un entier quelconque. 

En définitive l'intégrale générale est la superposition des intégrales 
particulières : 

y = M„ sin . cos (Sic N p / — «,). (1) 

2° — On tire ordinairement cette solution d'une équation aux dérivées 
partielles. Retrouvons-la. On a : 

Or : , ^ 

yi+ t — 2*/ -h = ly t — At/,., = A**/. 
L'équation devient : 

J'y _ ^ l*y 

Passons à la limite; remplaçons les d droits par des ? ronds pour 
indiquer qu'il s'agit de dérivées partielles : 

Ê!L-*-*!L. m 

C'est l'équation classique. 

On vérifie immédiatement qu'elle admet (1) comme intégrale parti- 
culière. 

Le théorème de Fourier montre de plus que l'intégrale générale, 
compatible avec les conditions identiquement satisfaites : 

y = 0, ~^=0, pour x = 0, x==/, 
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est la somme des intégrales particulières (i)qui sont ici en nombre infini. 
La question posée est donc complètement résolue. 

5° — Le lecteur ne méconnaît pas l'intérêt du problème : il voit main- 
tenant d'où portent les solutions en nombre infini pour la corde homo- 
gène. Il comprend le sens de l'équation aux dérivées partielles. 

Le problème des cordes vibrantes a fait couler beaucoup d'encre au 
milieu du xyin c siècle (le mémoire de Lagrange est de 1759; il fut écrit 
à Turin où naquit ce géomètre d'une famille française). 

Le problème des cordes vibrantes fut attaqué pour la première fois x 
par Tayloren 1716. Mais Taylor suppose que là corde doit toujours dans 
ses oscillations passer par la forme rectiligne. Il est ainsi conduit à 
admettre que la force qui ramène un élément de la corde à cette forme, 
est proportionnelle à Télongation actuelle de cet élément, ce qui revient 
à ne considérer que le son fondamental, celui qu'on obtient en posant 
p =1 dans la solution générale (1). 

La solution fut généralisée par d'Alembert et par Euler. Mais Euler 
soutenait contre d'Alembert qu'on peut imposer à la corde des con- 
ditions initiales absolument quelconques de forme, avec des disconti- 
nuités quelconques pour les tangentes et les vitesses. C'est ce que nous 
savons exact aujourd'hui que nous connaissons le théorème fonda- 
mental de Fourier. D'où sortit un débat que Bernoulli vint compli- 
quer. Lagrange montra qu'Euler avait raison; en effet rien n empêche 
de considérer la corde homogène comme formée de petites masses dis- 
continues; rien ne s'oppose à ce qu'à l'origine des temps, on donne à 
ces masses des vitesses quelconques et qu'on impose à leur file une 
forme quelconque, avec des angles vifs aussi nombreux qu'on voudra. 
Au reste quand on frappe une corde avec un marteau tranchant, il est 
bien difficile de ne pas admettre des discontinuités pour les vitesses 
initiales; quand on lâche une corde tirée par un crochet tranchant, il 
est bien difficile de poser qu'elle reprendra nécessairement la forme 
rectiligne. 

248. Sonomètre. 

On appelle sonomètre une caisse rectangulaire de sapin sec, longue 
et étroite CG (fig. 281). Sur sa face supérieure sont placées des règles 
divisées le long desquelles se meuvent des chevalets A. 

En général dans une expérience, les chevalets extrêmes sont fixes ; 
le chevalet moyen permet de couper la corde en deux parties dont le 
rapport des longueurs est donné. 

La corde est fixée à une cheville de piano ; j'engage le lecteur à ouvrir 
un piano et à regarder les chevilles. 

La cheville est un cylindre de fer percé d'un trou, terminé par un 
carré, et qui entre à force dans un trou cylindrique percé dans le bois : 
ce n'est pas une vis, comme on serait tenté de l'imaginer. Le frottement 
seul l'empêche de tourner. 
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On agit sur la cheville à l'aide d'une clef de pendule qui épouse le 
carré. 

A l'autre extrémité, la corde est fixée à une seconde cheville ou tendue 
par des poids; elle passe alors sur une poulie. 




Fig. 281. 

La longueur utile de la corde est déterminée par les tranchants 
émoussés des chevalets. 

On comparera le sonomètre à un violoncelle de forme prismatique. 
Au reste avec six planches de sapin sec et quelques mètres du com- 
merce, on obtient un sonomètre aussi bon que les mirifiques instru- 
ments vendus 150 francs. 



249. Expérience de Felici. 

1° — C'est une des expériences les plus simples à l'aide desquelles 
on réalise les figures de Lissajous. . 
La théorie en est instructive (fig. 282). 

Une corde AA, tendue horizontalement et de manière qu'on en puisse 
faire varier la tension, porte une carte de visite percée d'une fine fente 
horizontale. Tout près de cette première corde en est une seconde ver- 
ticale BB. Il est plus correct d'éloigner les cordes Tune de l'autre;- avec 
la lentille /, on projette l'image F' de la fente F sur la corde BB. 

La lentille / 2 projette sur l'écran E le système de la fente F et de la 
corde BB. Dans le dispositif plus correct, elle projette l'image F' de la 
fente F et la corde BB. 

On fait vibrer les deux cordes dans deux plans verticaux parallèles, 
de façon que les vibrations soient rectangulaires. On éclaire avec un 



) 
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faisceau de lumière quasi parallèle que la lentille / fait converger un 
peu au delà de la carte de visite, dé manière que la fente F soit toujours 
bien éclairée. 

Sur Técran E apparaissent les figures de Lissajous se détachant en 
noir sur un rectangle lumineux. — 
La théorie de la formation des figures est évidente. 



B 




Fig. 282. 



2° — Cherchons la période de la corde AA en la supposant formée de 
deux morceaux de longueurs 1. 
Appelons [/. la masse de la carte de visite. 

Nous ne sommes plus dans le cas simple du tome I, § 106 parce que 
la masse m de la corde par unité de longueur est comparable à la 
masse jjl. La formule : 

T=*v^F> M 

ne s'applique plus. 

Si la masse p. était négligeable, nous aurions ; 

La formule que nous cherchons, doit redonner les précédentes comme 
cas limites. 

Montrons que tout se passe comme si Ton supprimait la carte, la 
longueur réelle 2X étant alors remplacée par la longueur fictive 2A 
(fig. 283 en haut). La forme de la corde redevient une sinusoïde. 

Coupons symétriquement, au milieu de la corde, la longueur 
2(A — À); rapprochons ou éloignons les bouts de manière à les rac- 
corder à la carte. La longueur de la corde redevient 2X; mais Topé- 
ration crée des points anguleux aux points de jonction avec la carte. 

D'où des valeurs finies des composantes utiles de la tension, valeurs 
nécessaires pour produire l'accélération de la masse u. 
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L'équation aux dérivées partielles : 

admet pour intégrale (sinusoïde du haut de la figure 283) : 

, TZX . / 7T / \ . TZX 

y = »o sin 2â" ' s,n V SÂ V 7» 7 = y ° 8m "5Â" " sm 10 /l 
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K\ 













Fig. 283. 



A la distance AD = X, de l'origine, l'inclinaison de la corde devient : 
^ = f»2Â COS 2Â- Sin<,,/ - 



La composante utile de la tension 6, celle qui produit le mouvement 
delà carte, est, pour chaque fil : fày : ïx. 
La force agissant sur la carte est donc : 



2S 



|£ = 2% 0 ^cos^.shW 



TtX 



Écrivons qu'elle est égale au produit de la masse |x par l'accélération 
au point a? = X : 

( &U\ 7T 2 % . ttX 

D'où la condition : 



,sino>/. 



2m X -ttX . ttX 

~ 2Â~ ^ 2A~" 



La période cherchée est : 



(3) 



il, 29 
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Si fi est négligeable devant m, la condition (3) est satisfaite pour 
A = X. La formule (4) redonne bien la formule (2). 
Si m est négligeable, A est très grand; la condition (3) devient : 

*2l = -S- , 16A 2 m = 2« V. 
[i. 4A X 

La formule générale (4) se ramène à la formule (1). 
On remarquera que la largeur OD de la carte n'intervient pas; seule 
intervient sa masse. 
Pour de petites valeurs de \k, on trouve aisément : 

A-X^ilm. T = *(l + \J % ■ 

Or 2/wX = M, est la masse totale de la corde. D où : 

T = 4X(«-H^)V/^. 

Le lecteur n'oubliera pas que pour rendre possible la représentation, 
je suis forcé d'exagérer considérablement les amplitudes; elles restent 
toujours assez petites pour qu'on puisse considérer la longueur de la 
corde comme invariable. 



Dissipation de l'énergie. 
250. Fonction dissipatrice. 

Nous admettrons que les forces du système se divisent en deux 
groupes. Les premières dépendent d'un potentiel et sont conservatrices 
d'énergie; les secondes correspondent aux frottements et sont non 
conservatrices ou dissipatrices d'énergie. 

Nous insisterons sur le cas où le travail de ces forces se présente 
sous la forme : 

d £ = 2 (v-ix'dx -h fr&'dy 4- ws'cfe) ; 

a/, y\ z\ sont les vitesses du point considéré; (x t , \j. v [/. s sont des con- 
stantes qui mesurent la grandeur des frottements supposés propor- 
tionnels aux vitesses. 
Considérons la fonction : 

Exprimons x', y\ ... en fonction des coordonnées généralisées 
a, 6, c, .... 
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On a généralement : 

x =fi{ l > a i 6 > c > •••)> 

J = /i(M» (1) 

z =fÀ^ a > 6 » c > • ••); , 

et ainsi de suite pour tous les points; 

Si les coordonnées x, y^z, ... sont reliées aux coordonnées générali- 
sées par des équations qui ne dépendent pas explicitement du temps 
(ce que nous supposerons par la suite), la fonction F est une fonction 
quadratique homogène des vitesses généralisées a', b', c', ... 

Il s'agit de montrer qu'on a identiquement : 

- (I^da Hh ^rdb +...) = Kw'dx -h w'dy -+- w'dz). 
En vertu de la relation (2), on a : 

D'où : 

-(^ + ^*+--0=^(lF rfa + iF rf6+ ---> 
Ce qu'il fallait démontrer. 

En définitive, les équations de Lagrange prennent la forme : 

d dT _ »T »V jF 

~3TJâ r ?a ;>a ;>a' ' 

rf 3T aT , ?V , >F __ n 
ÏÏT TF" _ Jb + TF + ~ u • 

251. Conservation et dissipation d'énergie. 

Reprenons le raisonnement qui conduit au théorème des forces vives. 

Puisque nous supposons que les équations (i) ne contiennent pas le 
temps explicitement, T et F sont toutes deux des fonctions quadrati- 
ques homogènes des vitesses généralisées. 

La seule différence est que les masses m sont par nature positives, 
tandis que les coefficients jjl sont par nature négatifs. 
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T étant une fonction de a, 6, c, . . a', 6', c', . . ., on a : 
dT ?T , , ?T „ , 



Dû 



-a" 



D'ailleurs, T étant une fonction quadratique homogène de a', 6', 
c', . . . , on a : 



D'où 



W-^77F w a J' 
_ v /c(_?T m. 



.«ft" 



Ceci posé, multiplions la première équation de Lagrange par a', la 
seconde par 6',... ; additionnons. 

Remarquons que V est une fonetion des coordonnées généralisées : 

7F + • • • > 

que F est une fonction quadratique homqgèae de a', fc', o', ... ; il vient : 

4-(T + V) = -2^a'==-2F. 

F est donc la moitié de la dérivée totale par rapport au temps de la 
somme T-f-V qui représente l'énergie totale; 2F est le taux suivant 
lequel V énergie se dissipe. D'où son nom de fonction dissipatrice. 

Si F = 0, identiquement, nous retrouvons le théorème des forces vives : 

T -h V = Constante. 

252. Cas particulier des petites oscillations. 

Posons que la fonction dissipatrice est une fonction quadratique 
homogène des vitesses généralises à coefficients constants ; c'est là que 
s'introduit l'hypothèse de la petitesse des oscillations. 

Rapportons donc les trois fonctions T, V, F, aux coordonnées prin- 
cipales, c'est-à-dire à celles qui réduisent, comme nous l'avons dit, les 
expressions de T et de V. On a : 

2T = a' 5 -+-6' 2 -t-c' 2 -t-... 

2V=2V 0 -+-B 1 a*-hB ) 6*+ ... 

2F = C.a' 2 C,6' 2 -j- . . . -f- 2C I2 a'6' -h . . . 
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En général, il n^est pas possible de simplifier davantage simultané- 
ment l'expression de ces fonctions. 

Les équations de Lagrange deviennent : 

a" + B,a -+- C,a' -f- C I2 6' 4- C 13 c' H- . . , = 0, (1) 

et des équations symétriques pour 6, c, .... 

Il résulte de la manière dont sont obtenues ces équations que l'on a : 

G y = Cji. 

Les équations (1) montrent que l'amortissement d'une vibration 
principale dépend de l'existence des autres vibrations principales. 
Elles ne sont donc pas absolument indépendantes les unes des autres. 
Elles le deviennent seulement quand par hasard la réduction de la 
fonction F se fait en même temps que la réduction des deux autres 
fonctions T et V. 

Reprenons le cas général. Posons : 

a = a 0 e ,tu ', 6 = fc d e ,w< t . . . , 

a 0 , 6 0 , ... peuvent être des quantités imaginaires. Il est entendu que, 
taules opérations effectuées, on ne conservera que les quantités réelles. 
Si les frottements étaient nuls, il viendrait : 

Pour déterminer a 0 , 6 0 , . . nous avons les équations : 

a 0 (u>* — B i — iC,<o) — 6 0 C 12 ï w — c 0 C 13 /o> — . . . = 0, (2) 

et des équations symétriques pour 6 0 , c 0 , 

Pour que ces équations soient satisfaites simultanément, il faut 
écrire : 

o) 2 — B, — /Cjco — iC 12 o) — 'C 13 <*> 

— l'C^co o>* — C 2 — zC 2 a> — f'C^w ... q 

— iC ni a) — 'C n2 (o ... ... 

Les solutions de cette équation sont généralement de la forme 
a/-f-/a/', où les quantités 0/ et w" sont réelles. Si les coefficients C sont 
assez petits pour que leurs carrés soient négligeables, les parties 
réelles des solutions diffèrent très peu des quantités w,, to 2 , ... qui corres- 
pondent aux frottements nuls. D'ailleurs, les parties imaginaires zV 
donneront des exponentielles réelles de la forme exp (— u/7). 

Nous avons donc affaire à des mouvements sinusoïdaux amortis, tels 
que ceux longuement étudiés aux paragraphes 149 et sq. du tome I. 
Leurs périodes diffèrent extrêmement peu de celles des mouvements 
non amortis. 
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Imaginons calculées les racines du déterminant égalé à zéro 
Elles sont donc de la forme : 

o) 4 = o> t -4- /a>i, o> 2 = o>i ■+• iwj, ... 



Substituons-en une dans les équations (2), a> t par exçmple. 

Nous pourrons choisir arbitrairement l'amplitude a 0 , qui est une 
quantité réelle pu imaginaire : cela revient à dire que nous pourrons 
choisir l'amplitude et la phase de Cette vibration. 

Nous tirons alors des équations (2) -les valeurs 6 0 , c 0 , qui sont 
généralement des quantités imaginaires. 

Les vibrations de toutes les variables qui correspondent au même 
système principal, n'auront donc pas la même phase; leurs ampli- 
tudes sont complètement déterminées quand on se donne Tune d'entre 
elles. Il est important de remarquer que s'il s'agit de la racine w p les 
rapports 6 0 : a 0 , c 0 : a 0 , ... sont très petits et sont de l'ordre de grandeur 
des coefficients C. Ils s'annulent en même temps que ces coefficients. 
De même pour les autres racines w 2 . 

Ainsi, quand les frottements existent, il n'y a plus à proprement 
parler de vibrations principales. Quel que soit le choix des coordon- 
nées généralisées, nous ne pourrons plus en trouver pour lesquelles 
la variation de l'une n'agit pas sur les autres. Nous pourrons simple- 
ment en trouver pour lesquelles la variation de Tune agit le moins 
possible sur les autres : nous pouvons leur conserver le nom de prin- 
cipales. 

253. Cas de deux variables. 

Faisons le calcul complet dans le cas de deux variables : 



2T = a'*+6'*, 

2V = îV # -4-B 1 a i -4-B 1 6 1 l 

2F = C t a '* 4- 2Ca'6' -+- C 2 6'*. 



Les équations de Lagrange sont : 

a'4-B 1 a-+-C l a'-+-C6' = 0, 
&''4-B 2 6 + C î 6'4-0a' = (). 



(1) 



Substituons la solution : 



a = a 0 c'-S q = & 0 c**. 

— w 2 a 0 -h B t a e i w C 4 a 0 -h i w C6 0 = 0, 

— (o 2 6 0 B 2 6 0 -h i (o Ç,6 0 + i w Ca^ = 0. 



L'équation de condition est : 



(— a) 2 -h Bj -h/(i> C t ) (— a> a -f-B 2 -f- i » C 2 ) H- o> 2 C* = 0. 



Les solutions approchées sont les quantités réelles : 
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Il est facile de voir par substitution que les solutions plus approchées 
sont : 

Q Q C C 

on néglige les carrés des quantités C. Donc le mouvement dont la 
période est a> t admet un amortissement qui se traduit par le facteur 

exp (~"~~^)*> c es * précisément le facteur amortissant de la variable a 

soustraite à l'action de la variable 6. De même le mouvement dont la 

période est w, admet le facteur amortissant exp^— ~^~)' 

Reste à trouver le rapport cr 0 : 6 0 ; pour cela substituons dans la 
seconde équation (2); remarquons que le produit de b Q par l'un des 
coefficients C est négligeable. Il reste : 

6 0 B, — 

Cela veut dire que les amplitudes réelles sont dans le rapport : 

mais que les deux mouvements sont décalés de n : 2 l'un par rapport 
à l'autre : 
On peut poser : 

a = a^ - B 2 ) exp(- -^-) . sin (>/ - «J, 

6 = a 0 C v / B7 exp (- ^) . sin ^ t Hh -J - 8 4 ) ; 

^ a = 6 0 C v/"B7 exp (- -^-) . sin ( y] t + \ -o^ 

^ 6 = 6 0 (B i -B 1 )exp(--^-).sin( v rB:/-S. i ). 

254. Manipulation. 

1° — L'appareil représenté figure 284 permet de vérifier toutes les 
'•onséquences de la théorie. 

Deux doubles bobines B, et B â sont suspendues chacune par deux 
bifilaires dans le champ uniforme de deux aimants en fer à cheval. Elles 
portent chacune un miroir qui permet de déterminer leurs azimuts par 
la méthode de PoggendorfT, et une barre horizontale sur laquelle 
glissent deux masselottes qui permettent de changer leurs moments 
d'inertie. 

L'une des bobines B[ du système 1 communique avec Tune des 
bobines B2 du système 2 à travers la résistance R. 
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Les autres t>obines B" et Bi' se ferment respectivement sur les résis- 
tances R 4 et R 2 . 

2° — Sans qu'il soit nécessaire d'insister sur la théorie des courants 
induits, on admettra les faits suivants. 

a) Il naît par induction dans les bobines B", B* des courants qui 
sont, toutes choses égales d'ailleurs, proportionnels à leur vitesse 

actuelle et en raison inverse des 
résistances de leurs circuits. On 
fait varier ces résistances au 
moyen des boîtes R t et R 2 . Ces 
courants gênent le mouvement 
qui les produit (loi de Lenz); ils 
fournissent respectivement une 
partie des termes C^' et C. 2 6' 
des équations différentielles. 

b) Il naît par induction dans 
le système des bobines B/ et B* 
un courant qui dépend des vites- 
ses simultanées a' et b'. On 
admettra que ce courant fournit 
des termes amortissants de la 
forme : 

W'-hCb', c^'-hCa'. 

Les premiers termes complè- 
tent respectivement les termes 
Ri R 2 C(a', C t b' des équations; les 

Fig. 284. autres fournissent les actions 

mutuelles des deux systèmes. 

c) L'ensemble des deux bifilaires donne respectivement pour chaque - 
système les termes directeurs BjO et B 2 6. On modifie les coefficients 
B, et B 2 en écartant plus ou moins les fils. 

d) En déplaçant les masselottes, on change proportionnellement 
tous les coefficients des deux équations différentielles , puisqu'on 
prend l'unité pour coefficient de l'accélératiôn dans les équations du 
mouvement. 

Il sera bon d'employer des aimants tels que ceux des galvanomètres 
à cadres mobiles. Chaque aimant est composé de plusieurs aimants 
superposés. On en prendra quatre, et on les disposera en deux groupes 
de deux, légèrement écartés l'un de l'autre, de manière à laisser passer 
le bifilaire du bas. 

On fera le bifilaire avec des fils d'argent de 150 microns de diamètre 
par exemple. 

3° — Expériences. 

a) Supposons les périodes égales. Lançons le cadre 1; l'autre se 





Digitized by 



SYSTÈMES A PLUSIEURS LIBERTÉS 



457'^ 



met à osciller peu à peu. Tandis que l'amplitude du cadre 1 diminue 
continûment, celle du cadre 2 croît d'abord, passe par un maximum 
et diminue ensuite. 

L'amortissement est une moyenne des deux amortissements.' 

6) Le phénomène est plus intéressant quand les périodes qui corres- 
pondent aux amortissements nuls diffèrent. Pour déterminer exacte- 
ment ces périodes, il suffit de rendre les résistances R 4 , R 2 , R infinies, 
ce qui revient à interrompre les circuits; la résistance de l'air est tou- 
jours pratiquement négligeable. On vérifiera que le système entier peut 
osciller avec Tune ou l'autre des périodes; mais il faut pour cela réa- 
liser des rapports d'amplitudes et un décalage convenables. Le rapport 
des amplitudes diminue à mesure que les périodes s'écartent Tune de 
l'autre : ce qu'on exprime quelquefois en disant que la synchronisation 
devient alors impossible. Celte proposition est incorrecte : la synchro- 
nisation est toujours possible, mais elle peut correspondre à une 
amplitude quasi nulle de l'oscillation d'une des variables. 



• Forces gyroscopiques. 

255. Définition. 

Les équations du mouvement peuvent contenir les vitesses sans 
qu'il en résulte une absorption d'énergie : on dit alors qu'il existe des 
forces gyroscopiques. 

Il faut pour cela que les conditions suivantes soient satisfaites : 

^ = ^=...=0, C v + C/i = 0. 

Les équations générales pour les petits mouvements prennent la 
forme : , 

z a''+B 1 a + C 12 6' + C 13 c'-h...=0, 

6" -h B 2 6 -h C 2l a' + C n c' -f- ... ±= 0, (i) 



= 0. 



Substituons dans ces équations la solution : 



a = a 0 e tw ', 6 = 6 0 e lW , 



Pour que les équations obtenues soient compatibles, il faut qu'on ait : 

= 0. (2) 



- or -f- B t Zo)C I2 '^Cjg 

l OJ C 2l CD 2 +B 2 l 03 



-"31 



Le déterminant développé ne contient que des puissances paires 
de oj. Toutes les racines en u> 2 sont réelles, et si les petits déplacements 
se font autour d'une position d'équilibre stable, nous sommes assurés 
qu'elles sont positives, et par conséquent que les périodes sont réelles. 
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Il est évident que les forces gyroscopiques n'introduisent aucune 
dissipation d'énergie. 

En effet, multiplions les équations (1) respectivement par da y db % ...; 
additionnons. 11 reste : 

2o'cfa + 2B 1 arfa===cf2(-Ç + B t-T) = 0; - 

équation qui exprime la conservation de l'énergie; les forces gyrosco- 
piques ont disparu. 

256. Cas de deux variables. 

Développons les calculs pour deux variables. 

a ,, -f-B 1 a-hC6 / = 0, 
6"- + -B 2 6 — Ca' = 0. 

Posons : 

a = a 0 sinto/, 6==6 0 cos<u/. 

Il vient par substitution : 

<*„(— « l -+-B 1 ) — Ca)6 0 = 0, 
6 0 (— <u 2 -+-B 2 ) — C<ucr 0 = 0; 
(<u 2 — B 4 ) (eu 2 — B 2 ) = CV ; 
eu* — (B t + B 2 -+- C 2 ) u> 2 -h B t B 2 = 0. 

Nous trouverons dans le Cours de Dynamique Générale de très inté- 
ressantes applications de ces formules. Quand C est considérable 
devant B, on a sensiblement : 

tandis qu'en l'absence des forces gyroscopiques, on a les racines : 
<u' = v Bj , eu" = y] B 2 . 

257. Vibrations des électrons (Lorentz). 

Les vibrations des électrons, dans lesquelles on voit actuellement 
les vibrations des sources lumineuses, offrent un intéressant exemple 
de forces gyroscopiques. — 

Les équations peuvent se ramener à la forme (1), et les périodes 
sont fournies par le déterminant (2) égalé à zéro. 

Les imaginaires disparaissent; les vibrations sont non amorties 
malgré la présence des forces proportionnelles à la vitesse. 

L'équation (2) en eu 2 fournit n racines réelles et positives. 

Dans la Théorie électromagnétique de la lumière, les coefficients C 
(proportionnels au champ magnétique H) sont très petits. 

Les racines de l'équation (2) sont donc très voisines des quantités : 

(Uj = >JT$ l , tu 2 = yj B 2 , . . , , 
qui correspondent à un champ nul. 
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1° — Supposons d'abord les n quantités o> t , <o 2 , ... inégales. Le sys- 
tème possède n vibrations principales dont les périodes sont différentes. 
Calculons la période <o voisine de <o t . Quand les C sont très petits, on 
peut remplacer o> par o>, = y'^T partout, sauf dans le terme — -+- B 4 . 
Pour déterminer ce terme, on a donc une équation du premier degré, 
qu'on simplifie en négligeant tous les termes qui contiennent plus de 
deux facteurs C. On trouve ainsi une variation u> 2 — o> 2 , et par suite une 
variation w — iû v proportionnelles à H 2 . 

2° — Le cas où deux quantités o> 4 et w 2 sont égales ne donne rien de 
particulier. 

3° — Supposons que Ton ait : = u> 2 = a> a . 

C'est le cas d'un mobile qui a trois vibrations principales de même 
période quand les forces gyroscopiques sont nulles : c'est le cas d'un 
électron quand le champ magnétique est nul. 

Quand le champ n'est plus nul, il existe trois périodes qui sont voi- 
sines de (o t . Comme première et très suffisante approximation, elles 
sont données par l'équation : 

o* 8 — <!>J — i r o) J C ia — i0) iCi 3 
— / o>,C 2t a) 2 — û>J — i (OjCjj = 0, 

' <*>lC 3l l fc>|C 32 CD 2 0)J 

avec la condition gyroscopique : 

C 0 -f-C 7i = 0. 

(a, 2 - »ÏJ [(a> 2 - a, 2 ) 2 - co? (C* 4 + Ci + Q I )] = 0. 

Les trois racines sont donc : 

a> = co p <*> = (o, ± ^ V 7 C« H" C« H- C*i • 

La variation de la période est ici proportionnelle à H, tandis que 
dans le premier cas elle était proportionnelle à H 2 . 

Le phénomène de Zeemann consiste précisément à faire agir un 
champ d'intensité suffisante sur une source monochromatique. Elle 
possède alors trois ^iriodes distinctes, l'ancienne et deux nouvelles 
admettant l'ancienne comme moyenne : la différence est proportionnelle 
à l'intensité du champ (triplet). 

4° — On procède de même pour un système ayant quatre degrés de 
liberté et des vibrations principales de même période quand les termes 
gyroscopiques sont nuls. Le déterminant égalé à zéro a quatre colonnes. 
Développons- le; on trouve une équation de la forme : 

(u> 2 — o> 2 ) 4 -f- M (u> 2 — a>î) 2 + N = 0; 

M est proportionnel à H 2 , N est proportionnel à H 4 . On a pour racines : 

(o> 2 -o> 2 ) 2 = a 2 , (a, 2 -co 2 ) 2 =ps, 
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où a et (J sont des quantités proportionnelles à H. D'où enfin : 

<*>* = <*>î ± a, (o j — (d{ 4- p ; 

la vibration monochromatique initiale est transformée en un qua- 
druplet. 

Ces résultats sont généraux. S'il existe n fréquences égales dans 
le système complexe qui émet la radiation, une raie spectrale sera 
décomposée en n raies distinctes symétriques par rapport à la raie 
primitive. Si n est impair, une des nouvelles raiçs occupe la place 
de l'ancienne. 11 était évident a priori que le nombre des raies qui 
apparaissent sous l'action du champ, ne pouvait pas être supérieur 
au nombre de vibrations principales. Si le champ magnétique tire 
trois raies d'une raie primitive, il faut que le nombre des vibrations 
principales, existant antérieurement au champ, soit au moins de trois. 



TABLES DES INTÉGRALES ELLIPTIQUES COMPLÈTES 

F= f* d * - /*' d * ; 

J 0 \/l — te* sin'<p J 0 yj l — sin*a siu a <p ' 

E = V ^ — sin^îp d% = y] 1 — sin 2 asin*£& dv\ 
en fonction de l'angle a variant par degré de 0 à 90°. 
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Conversion 

DES LIGNES ET DOUZIÈMES DE LIGNE DES MILLIMÈTRES EN LIGNES 

EM MILLIMÈTRES ET DOUZIÈMES DE LIGNE 

i ligne = 2,25583 millimètres. i millimètre = 0,44330 ligne. 
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MÉCANIQUE DES CLOCHES 

Rien ne montre plus clairement la sottise de nos professeurs de 
Mécanique que leur ignorance des phénomènes usuels. C'est pour le 
philosophe un sujet de joyeux étonnement que dans les plus gros 
traités de Dynamique, les cloches ne soient pas mentionnées. De bons 
idiots que médusent les équations d'Hamilton ou de Jacobi, croiraient 
déchoir s'ils, avaient l'air de soupçonner l'existence de cette machine ; 
quelques-uns craindraient l'accusation de cléricalisme. 

La vérité crue est que le problème est beaucoup trop difficile pour 
eux; il y faut le bon sens dont ils sont dépourvus. 

Quand l'idée vraiment ahurissante m'est venue que je ne pouvais 
terminer mon ouvrage sans parler des cloches, mon embarras fut 
extrême. Mais j'eus, deux bonnes fortunes : MM. George et Louis 
Bollée, célèbres fondeurs de cloches à Saint-Jean-de-Braye (près 
Orléans), ont bien voulu résumer pour moi le résultat d'une longue 
expérience industrielle ; M. Menet, préparateur à la Faculté s'est offert 
pour retrouver sur une cloche d'expérience en bois les cas de la pra- 
tique et d'autres qu'elle ne peut utiliser. Je suis très reconnaissant à 
ces messieurs de leur aimable collaboration. 

258. Description des cloches. 

1° — Les figures 285 et 286 représentent deux cloches (de 520 et de 
770 kilogs) de la fonderie de MM. Bollée. La partie supérieure, quasi 
horizontale et renforcée vers le centre, est le cerveau de la cloche; 
les anses qui servent à la suspension, tiennent au cerveau dans lequel 
est pris de fonderie Vanneau de fer auquel est suspendu le battant. 
La paroi descend d'abord suivant une méridienne quasi rectiligne 
(faussure), jusqu'en un cercle de gorge, puis s'incurve considéra- 
blement (panse), pour aboutir au bord de la cloche taillé en biseau. 

Le gabarit a été fourni par une expérience dix fois centenaire; on 
en trouvera le détail dans Y Encyclopédie de Diderot, tome III et 
volume V des planches (articles Cloche et Fonderie des Cloches). 
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2° — La cloche est suspendue à un mouton dans lequel est fixé l'axe 
matériel autour duquel elle oscille. La figure 285 montre la forme clas- 
sique de mouton de bois; la figure 286 représente un mouton métal- 
lique largement échancré qui permet d'abaisser l'axe de rotation 
au-dessous du cerveau de la cloche. Au mouton est fixé la poulie 
autour de laquelle s'enroule la corde qui met la cloche en branle. 
Comme la corde ne peut agir que par traction, pour obtenir plus de 




Fig. 287. 



symétrie dans le lancement, elle est parfois doublée. Parfois la poulie 
est remplacée par une barre de fer aux bouts de laquelle sont atta- 
chés les deux cordes. 

3° — Le ballant est une pièce de fer dont la queue porte à la partie 
supérieure un anneau; elle est terminée par une boule que prolonge 
en dessous une partie tronconique (chasse). Le choc se produit sur la 
boule; la chasse est destinée à reporter le centre de la percussion à 
la hauteur du point de choc, par suite à supprimer les réactions sur 
Taxe de rotation du battant. Celui-ci est constitué par Un cuir exté- 
rieurement renforcé par un anneau plat de fer. 

Nous verrons plus loin que le battant peut avoir une forme diffé- 
rente (ballant compensé) que représente la figure 286 en bas. 

Dans lous les cas taxe du battant est au-dessous de Vaxe de la 
cloche. L'importance de cette règle vient de ce que l'entretien du 
mouvement oscillatoire du battant est dû presque exclusivement au 
mouvement oscillatoire que la cloche impose à l'axe du battant. 

Ce serait une grave erreur de voir dans le choc du battant contre 
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la cloche la cause unique ou principale de l'entretien du battant, 
au moins dans le cas des cloches usuelles. 

259. Oscillation de la cloche. Cloches quillées. 

1° — La cloche est un pendule composé dont la période T dépend 
du moment d'inertie I, de la distance / du centre de gravité à Taxe 
de rotation et de l'amplitude. Il serait absurde de considérer les 
oscillations comme petites et d'appliquer la formule : 

• T == 2 * JTTihlg. 

Les amplitudes de 90° de part et d'autre de la position d'équilibre 
sont très ordinaires et souvent dépassées. 

L'oscillation est donc fort loin d'être sinuoïdale. 

Le mouvement est entretenu par le sonneur. A la vérité il est 
compliqué par les chocs que la cloche reçoit du battant; mais le 
poids du battant est si petit par rapport à celui de la cloche (1 : 20) 
qu'on peut sans erreur négliger ces modifications. 

Nous considérons donc le mouvement oscillatoire de la cloche (que 
pour simplifier nous représentons sinusoïdal) comme parfaitement 
continu quant aux vitesses. 

2° — Si le mouton est aussi léger que le comporte la sécurité, la 
cloche pend tout entière au-dessous de Taxe de rotation. L'expérience 
montre que dans ces conditions la période est voisine de celle d'un 
pendule simple qui aurait pour longueur les deux tiers de la hauteur 
de la cloche comptée à partir de l'axe de rotation jusqu'aux bords. 

Pour augmenter la période on dispose de deux moyens. Tout en 
laissant l'axe de rotation à la hauteur des anses, on surchargé le 
mouton dans sa partie supérieure par de lourds contrepoids métal- 
liques; on augmente ainsi le moment d'inertie, tout en élevant le 
centre de gravité. On peut encore échancrer le mouton (fig. 286) et 
abaisser autant qu'on le désire l'axe de rotation par rapport à la 
cloche : on diminue le moment d'inertie, mais comme on diminue 
simultanément la distance du centre d'inertie à l'axe de rotation, la 
période est augmentée. Le second procédé présente deux avantages 
sur le premier : on ne surcharge pas inutilement les tourillons par un 
poids mort au point de vue acoustique, poids indépendant de la 
cloche; on diminue l'encombrement, le rayon de volée, c'est-à-dire 
l'espace nécessaire au fonctionnement. 

Les cloches à longue période présentent la supériorité évidente que 
les réactions horizontales sur l'axe sont petites, condition nécessaire 
quand la cloche se trouve dans un mur ajouré (campanile des églises 
du Midi de la France) ou dans un clocher dont la solidité est douteuse. 
3° — Cloches quillées. 

L'axe peut être assez bas et le mouton assez long et assez lourd 
pour que dans sa position d'équilibre quasi indifférent, la cloche soit 

h, 30 
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la bouche en l'air (fig. 288) : le battant s'appuie contre un des bords. 
L'utilisation d'une telle cloche cause d'abord un vif étonnement. Le 
sonneur placé sous la cloche la prend par des poignées m fixées au 
mouton, la pousse vers la gauche et la lance dans le sens de la 
flèche. Le battant suit la cloche et ne quitte le bord a qu'en passant 
par la verticale, ou môme un peu après. La cloche continuant son 
mouvement, le bord 6 rattrape le battant et donne le coup. Puis la 
cloche retourne à sa position d'équilibre au passage de laquelle elle 
est arrêtée par le sonneur : le battant se retrouve appuyé contre le 




Fig. 288. 

bord b. Pour le coup suivant le lancement se fait en sens inverse : le 
sonneur, qui conserve la môme position, tire sur les poignées et 
lance le mouton vers la droite. 

Une telle cloche ne donne aucune fatigue au clocher puisque le 
centre de gravité est presque sur Taxe de rotation et que la durée du 
tour est très longue. Cette durée dépend évidemment du lancement ; 
elle est de l'ordre de 4 ou 5 secondes. C'est un spectacle curieux de 
voir cette masse énorme évoluer avec une majestueuse lenteur. 

260. Classification des sonneries. 

jfo — Le battant touche la cloche deux fois par période; les chocs 
sont tels qu'il y ait parfaite synchronisation entre le battant et la cloche 
(dont par hypothèse la période est imposée et sensiblement indépen- 
dante de l'action du battant). Le mode de sonnerie est caractérisé par 
le bord sur lequel se produit le choc. 

Prenons la cloche après son passage à la position d'équilibre : il y 
a un bord inférieur (le plus rapproché de la verticale VV passant par 
l'axe de rotation) et un bord supérieur (le plus éloigné de cette 
verticale). 

La cloche est à battant rétrograde quand le choc a lieu sur le 
bord inférieur', elle est à battant lancé quand le choc a lieu sur le 
bord supérieur. 
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Pour une amplitude donnée de la cloche, l'amplitude du battant 
rétrograde est plus petite que celle du battant lancé. 

Généralement l'amplitude du battant rétrograde est plus petite que 
celle de la cloche; l'amplitude du battant lancé est plus grande. 

Au point de vue mécanique la période du battant rétrograde est 





rv 

Battant lancé 



Battant rétrograde 

Période du battent < période de le cloché Période du betlent y période de 7a cloche 

Fig. 289. 



plus courte, la période du battant lancé est plus longue que celle de 
la cloche. 

Précisons cette règle. 

2° — Ici s applique la remarque du § 259 que les amplitudes sont 
énormes. Il faut donc comparer les périodes non pour des amplitudes 
infiniment petites, mais pour les amplitudes réelles de régime, c'est- 
à-dire une fois l'état permanent établi. 

Certes pour le battant rétrograde le sens de l'inégalité est le même 
pour les amplitudes infiniment petites ou pour les amplitudes" de 
régime, puisque les amplitudes de la cloche sont plus grandes que 
celles du battant. Mais pourvu que la période du battant soit peu 
inférieure à la période de la cloche pour les oscillations petites, elle 
devient supérieure et le battant est lancé quand les amplitudes sont 
énormes, l'amplitude du battant devenant alors supérieure à celle de 
la cloche. 

D'une manière générale dans les cloches usuelles la période du * 
battant est plus petite que celle de la cloche pour les petites ampli- 
tudes. Si la différence est assez petite, elle change de signe pour les 
grandes amplitudes : le battant est lancé. 

Si la différence est grande, le signe se maintient pour les grandes 
amplitudes : le battant est rélrojrade. 

3° — Battant compensé. 

Il est admis que la sonorité et l'effet artistique sont meilleurs pour 
le battant lancé; d'autre part il est souvent nécessaire d'augmenter 
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la période de la cloche (§ 259) : d'où la nécessité connexe d'augmenter 
celle du battant. MM. Bollée utilisent le battant compensé que repré- 
sente la figure 286 en bas. 

Le battant tourne, non plus autour d'une extrémité, mais autour 
d'un axe intermédiaire, comme la tige d'un métronome. En choisis- 
sant convenablement le contrepoids supérieur on obtient une période 
aussi longue qu'on le désire. L'axe du battant tourne dans deux 
pièces verticales en acier, fixées au cerveau par des boulons. A la 
vérité le choc du battant contre la cloche ne se fait plus au centre de 
percussion, les réactions sur Taxe sont considérables; mais l'expé- 
rience montre qu'une construction soignée supprime le danger de ces 
réactions. 

L'axe du battant se trouvant ainsi fort au-dessous de Taxe de la 
cloche (malgré l'abaissement de celui-ci), est animé d'un mouvement 
oscillatoire d'amplitude considérable : d'où le bon entretien de 
l'oscillation du battant (voir plus loin). 

4°. — Une expérience très simple montre immédiatement le rôle de la 
période du battant. Utilisons une petite cloche à battant rétrograde. 
Ai bittan t attachons une queue qui augmente son moment d'inertie 
et sa période : il devient lancé: 

261. Cloche d'expérience; enregistrement des phénomènes. 

1° — Ces préliminaires posés, il faut déterminer la trajectoire d'un 
point du battant (le centre de la boule pour préciser) par rapport à 
deux points respectivement pris sur la cloche et tels qu'ils se pro- 
jettent sur le centre de la boule au moment des chocs. 

Sur mes indications M. Menet s'est servi d'une cloche en bois dont 
la figure 290 représente le schéma. A deux fortes planches P (l'anté- 
rieure est supprimée) sont clouées deux longues planches p que le 
battant heurtera. Son axe a est à l'intersection des faces en regard des 
planches p. Il est formé de trois lattes et terminé par une boule B 
pesante; on peut l'allonger ou le raccourcir à volonté. Des ampoules 
de lampe de poche sont fixées / au centre de la boule, X sur deux 
pièees qu'on visse à hauteur convenable sur les joues p de la cloche. 
Les distances des lampes X aux joues sont telles que, pour l'observa- 
teur assez éloigné du tableau et dans le plan de symétrie de l'appareil 
au repos, les lampes / et X se projettent quasiment l'une sur l'autre au 
moment du choc. Les connexions sont faites par des fils souples qui 
gênent le moins possible les oscillations de la cloche et du battant. 

2° — Sur les planches P sont clouées extérieurement les planches G. 
Chaque paire joue le rôle de guide pour l'épaisse planche g que fixe 
la vis V et dans laquelle est encastrée une tige d'acier A qui forme 
l'une des extrémités de l'axe (coupé) de la cloche. Les deux tiges A 
dans le prolongement Tune de l'autre reposent sur des V en laiton. 
Pour déplacer l'axe mobile A de la cloche par rapport à l'axe fixe a 
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du battant, on dévisse la vis V, on la change de trou /; il faut naturel- 
lement faire la même opération pour les deux bouts de Taxe A et uti- 
liser les trous / correspondants. 
En définitive nous avons une cloche dont le battant peut changér 




Fig. 290. 



de longueur, par suite de période, et dont Taxe peut être à des dis- 
tances variables au-dessus ou au-dessous de celui du battant. 

S 0 — Pour enregistrer les déplacements simultanés des trois lampes, 
une lentille les projette sur une génératrice d'un cylindre d'axe hori- 
zontal autour duquel est enroulé du papier photographique à déve- 
loppement. Un volant donne au cylindre une vitesse quasi constante. 
La force motrice est empruntée à un poids. 

L'expérience consiste à lancer la cloche à la main et à entretenir son 
mouvement jusqu'à ce que les chocs du battant soient bien équidis- 
tants. On ouvre $lors l'obturateur de la lentille ; on le maintient ouvert 
à peu près la durée d'un tour du cylindre. 
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262. Position du problème mécanique. 

Que le problème soit effarant de difficulté ne fait pas de doute; mais 
il est possible de le poser d'une manière pfécise et d'en prévoir la solu- 
tion. Ce n'est pas avec des x et des y que nous léclaircirons; ceux qui 

ne voient pas autre chose dans la Mécanique, feroht bien de ne pas me 
lire : du reste leur opinion n'a pas de valeur. 

1° — Représentons d'abord le résultat de l'expérience en schématisant 
les courbes. Les lampes X décrivent des sinusoïdes dont la distance 
horizontale des points est invariable. A l'intérieur de ces sinusoïdes 
la lampe / décrit une courbe dont on demande l'allure. 

Le battant est soumis à trois espèces de forces : la pesanteur 
modifiée par l'entraînement de l'axe de rotation Solidaire de la cloche, 
les amortissements dus à l'air et à la suspension, enfin les chocs. 
Ceux-ci ont deux rôles simultanés : maintenir l'amplitude de la cloche 
telle qu'elle se loge entre les deux sinusoïdes, maintenir la période du 
battant égale à celle de la cloche. 

A priori il est impossible de prévoir si les chocs augmentent ou 
diminuent l'énergie cinétique actuelle du battant. 

Le lecteur se méfiera du raisonnement suivant. 

Au début le battant $ une vitesse nulle; c'est le déplacement hori- 
zontal périodique de son axe qui augmente peu à peu l'ahiplitude de 
son oscillation ; donc quand le choc se produit, c'est que l'amplitude 
tend à prendre une valeur trop grande : par suite le choc diminue 
• cette amplitude. La conclusion ne vaut rien parce que l'entretien du 
battant par le déplacement de son axe dépend de la différence de 
phase entre les oscillations dé l'axe et du battant. Or, sans changer 
la phase du mouvement de l'axe, le choc modifie celle du battant. Il 
peut donc arriver que l'amplitude nécessaire pour que les chocs se 
produisent, soit entretenue à l'état de régime par un accroissement 
d'énergie cinétique dû aux chocs eux-mêmes. 

2° — De combien de variables disposons-nous? 

Choisissons la période de la cloche dont nous supposons le moment 
d'inertie considérable par rapport à celui du battant. Restent comme 
arbitraires la période du battant, les forces amortissantes (il suffit de 
coller sur le battant un disque de carton qui, sans changer la période, 
augmente considérablement l'action de l'air), la distance de son axe 
à l'axe de la cloche (par suite la grandeur du déplacement alternatif 
de cet axe), enfin les paramètres caractéristiques du choc (élasticité 
ou plasticité plus ou moins grande de la boule et des joues; on les 
modifie en collant sur les joues une étoffe ou du caoutchouc). 

Les expériences dont je dispose, n'ont pas la prétention de résoudre 
un problème aussi complexe. 

Nous parlons constamment de la période du battant. Elle est déter- 
minée d'une manière précise quand la cloche est au repos; mais quand 
elle est en mouvement, la période du battant perd toute signification 
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a priori; la trajectoire du battant, qui reste évidemment alternative, 
n'est plus une sinusoïde. Nous savons que le déplacement horizontal 
et sinusoïdal de Taxe de rotation d'un pendule équivaut à l'application 
d'un couple tel que celui qui résulte de la pesanteur (I, § 67). L'intégrale 
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Fig. 291. 



générale (I, § 184) se compose d'une sinusoïde amortie dont la période 
est celle du battant, et d'une sinusoïde non amortie dont la période est 
celle de la cloche. Les deux constantes d'intégration portent sur le 
premier mouvement; elles sont déterminées par les conditions initiales, 
c'est-à-dire ici par les conditions immédiatement après le choc. La 
trajectoire entre deux chocs est ainsi complètement déterminée quand 
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on se donne le point de la trajectoire de la cloche pour lequel a lieu 
le choc et la variation de vitesse du battant qui résulté du choc. 

La complication du problème vient de ce que la portion amortie de 
l'intégrale générale ne peut plus être négligée. Le problème ne se 
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Fig. 292. 



simplifie pas quand on suppose les périodes égales et l'amortissement 
nul ; l'intégrale change de forme : le lecteur comprend pourquoi nous 
ne cherchons pas à le mettre en équation. 

3°. — Allure générale des courbes. 

Contentons-nous de donner l'allure du phénomène. 

Les figures 291 et 292 montrent les trajectoires du battant rétrograde 
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et du battant lancé dans le cas usuel des forces amortissantes petites 
et d'un amortissement par les chocs. 

a) Le battant rétrograde est supposé de période propre plus courte 
que la cloche : les chocs réalisent la condition qu'entre deux chocs 
consécutifs (demi-période de la cloche), le battant accomplisse plus 
d'une demi-période de son mouvement alternatif. La figure 291 suppose 
que le choc diminue la vitesse du battant (changement d'inclinaison 
de la tangente à la trajectoire au point 6). Le choc a lieu contre le 
bord inférieur. La distance horizontale des positions extrêmes pour le 
battant est beaucoup plus petite que pour la cloche. 

Aussitôt après le choc le battant rétrograde suivant Tare bc. 

Le battant tombe donc suivant ab sur la cloche, rebondit suivant 
bc avec une vitesse moindre, reprend sa vitesse sous l'action de la 
pesanteur qui se trouve comme accrue par le déplacement de l'axe 
entraîné par la cloche, retombe suivant de,... et ainsi de suite. 

Je suppose un rebondissement suivant bc. Il n'est pas nécessaire; 
la vitesse peut s'annuler sans changement de signe (tangente de départ 
verticale au point 6), ou même simplement diminuer en restant dirigée 
de droite à gauche. Dans tous les cas la période propre se trouve 
allongée. 

b) Le battant lancé est supposé de période propre plus longue que 
la cloche au moins pour les amplitudes réalisées : les chocs réalisent 
la condition qu'entre deux chocs consécutifs (demi-période de la 
cloche), le battant accomplisse moins d'une demi-oscillation de son 
mouvement alternatif; la pseudo sinusoïde qu'il décrit est amputée de 
ses extrémités où la vitesse est petite. La figure 29? suppose encore 
que le choc diminue la vitesse (amortissement par le choc). 

263. Cas particulier d'un amortissement considérable et d'un 
entretien nul par déplacement de Taxe. 

Dans le cas des cloches usuelles les frottements sont petits, l'amor- 
tissement par l'air négligeable et le déplacement de Taxe du battant 
considérable : alors loin de servir à l'entretien, les chocs diminuent 
la vitesse. Il ne faut pas généraliser indûment les résultats ci-dessus 
énoncés pour ce cas. La cloche d'expérience permet de supprimer 
l'entretien (en mettant les axes A et a dans le prolongement l'un de 
l'autre) et d'augmenter l'amortissement avec un carton fixé au bat- 
tant : dans ce cas il faut bien que l'entretien se fasse par les chocs. 
Quelles que soient alors les périodes propres relatives, les chocs se 
produisent sur les bords inférieurs. 

Traitons le cas extrême d'un amortissement très grand. Prenons la 
cloche quand elle va de gauche à droite. Son bord inférieur gauche 
attrape le battant, le pousse à droite et l'abandonne. Si la période 
du battant est longue, il n'est pas encore revenu à la position d'équi- 
libre quand il est rattrapé par le bord droit qui le pousse à gauche 
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q\ l'abandonne. Si sa période est courte, il a eu le temps de repasser 
par la position d'équilibre : c'est quand il y revient pour la seconde 
fois qu'il est rattrapé par le bord droit, qui le pousse à gauche et 
l'abandonne. 

De toute manière, vu l'amortissement grand et l'entretien nul en 
dehors des chocs, les chocs se produisent contre les bords inférieurs, 
que le rapport des périodes soit plus grand ou plus petit que l'unité. 

Il est évident que ces hypothèses sont très défavorables à la pureté 
de son, puisque alors le battant, loin de rebondir et de laisser la 
cloche vibrer, est comme traîné alternativement par les deux bords 
de la cloche. 

264. Cloche inclinée. 

î° — Jusqu'à présent nous supposons que le battant ne frappe la 
cloche que deux fois par période; il suffit d'écouter les sonneries qui 
servent dans les écoles ou les ateliers, pour constater qu'il y a le 
plus souvent trois coups du battant. Corrélativement la cloche n'est 



généralement pas suspendue de manière que son axe de révolution 
soit vertical dans la position d'équilibre; un contrepoids la main- 
tient inclinée. Ces cloches à battant rétrograde sont relativement 
légères, de sorte que même si la position d'équilibre n'est pas 
inclinée, il est facile de maintenir les élongations maxima symétri- 
ques par rapport à une droite inclinée, en tirant convenablement sur 
la corde qui sert à l'entretien. 

2° — La figure 293 montre les positions d'une certaine cloche au 
moment des chocs; 1 et 3 sont les situations extrêmes. La cloche part 
de 1, rencontre par son bord a le battant qu elle lance. Elle le reçoit 
sur le bord b dans la position extrême 3. Le battant retombe et 
vient s'arrêter sur le bord a. 

La cloche revient alors à la position initiale 1, et ainsi de suite. 




Fig. 293. 
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Les trois coups (deux sur dr, un sur 6) occupent à peu près une 
demi-période. C'est le coup sur 6 qui est de beaucoup le plus intense. 

Autant qu'il est possible d'en juger sans enregistrement, il ne 
semble pas que l'osdillation de la cloche en fonction du temps ait 
ses courbes d'aller et de retour symétriques. 

Au reste tant s'en faut que la tige à laquelle la corde est attachée, 
soit toujours disposée de 
même. Tandis que dans la 
sonnerie normale à deux 
coups également espacés, 
on rend le bras de levier 
constant en faisant passer la 
corde sur une poulie(fig. 285), 
ici le bras de levier est essen- 
tiellement variable. 

Il semble que la prédomi- 
nance du coup 3 soit due à 
un arrêt de la cloche par la 
corde, arrêt qui augmente 
l'intensité du choc par le 
battant. 

De ce mode de fonctionne- 
ment résulte que la sonnerie 
ainsi réalisée n'a pas le 
caractère esthétique des clo- 
ches à la volée dont nous dirons quelques mots au paragraphe suivant. 

-3° — Le mode de fonctionnement précédent (rythme 6/8) n'est pas 
général. Pour certains montages, le nombre de coups par période res- 
tant égal à trois, le rythme est à quatre temps, approximativement 
bien entendu. 




Fig. 294, 



265. Cloche fixe, battant mobile. Tintement. 

Le lecteur demandera peut-être à quoi bon tant de complication 
pour sonner une cloche à la volée quand il est si commode de la fixer 
et d'agir sur le battant comme avec un marteau (procédé inévitable 
pour actionnèr les carillons dont les notes doivent s'espacer suivant 
une loi déterminée). On obtient à peu près le même effet dans le tin- 
lemeni proprement dit> sonnerie pour laquelle la cloche fait de petites 
oscillations autour d'une droite inclinée sur la verticale, de manière 
que le battant, quasiment immobile, frappe toujours le même bord. 

Le battant agissant comme un marteau peut fournirjdes chocs 
intenses; il n'est cependant pas douteux que le tintement sous ses deux 
formes donne un son monotone, sans ampleur ; on sonne à la volée les 
grandes fêtes et les baptêmes, on tinte pour les enterrements. 

J'ai demandé à bien des gens en quoi le son des cloches 'à la volée 
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se distingue pour eux du tintement; ils s'avouent toujours incapa- 
bles de formuler la différence, bien qu'assez nette pour ne jamais 
hésiter sur le procédé d'obtentioir du son. 

Peut-être faut-il la trouver dans une sorte de battement qui vient de 
ce que la cloche sonnant à la volée présente successivement dans la 
même direction la bouche puis le cerveau : deux coups successifs 
n'ont pas la même intensité. Peut-être faut-il invoquer le mouvement 
de l'air qui propage le son et dans lequel la cloche produit des allées 
et venues et des tourbillons : d'où de rapides variations d'intensité. 

Peut-être enfin faut-il invoquer le principe de Dôppler : la paroi 
vibrante s'éloigne et se rapproche alternativement de l'auditeur, d'où 
une variation périodique de la hauteur du son. 

Quelle que soit l'explication préférée, toujours est-il qu'on a la 
sensation de vagues sonores qui se répandent et courent sur le sol. 
On ne doit pas juger de pareilles questions du point de vue de l'Acous- 
tique pure ou sous le biais du conseiller municipal qui voit dans les 
cloches un succédané du tambour de ville, ou le moyen d'embêter 
son curé en exigeant certaines sonneries « civiles ». 

Chez tout homme éduqué, la cloche éveille des souvenirs de 
tocsin ou de Te Deum. Quand la Guerre éclata, quand la Paix ftïC 
signée, les cloches sonnèrent à la volée : le maigre tintement, le 
glas résigné, ne pouvaient suffire à l'angoisse des adieux, à la joie 
du triomphe. 

Pour symboliser le tocsin, les peintres montrent une horde 
s'échappant du clocher; le tintement évoque une procession de 
béguines. 
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266. Description de l'appareil. 

1° — Sous le nom de « Nouvelle horloge astronomique », dans une 
de ses Lectures populaires, Lord Kelvin décrit un régulateur curieux, 
encore qu'inexécutable pour le but qu'il se proposait d'atteindre. Je 
ne m'astreindrai pas à une reproduction fidèle pour la raison que je 
viens d'énoncer et parce que le texte de L. Kelvin n'est rien moins 
que clair, ce qui est la règle pour une Lecture populaire, genre faux 
s'il en fut. 

Pour être compréhensible, posons le problème de la manière sui- 
vante : avec une dynamo en entretient la rotation de taxe pq; on tolère 
une variation périodique de vitesse, mais on demande que la vitesse 
moyenne soit exactement celle que définit le mouvement alternatif imposé 
d'un bras BB tournant autour de Taxe O. 

Décrivons d'abord l'appareil en le transformant pour rendre la 
figure compréhensible. 

2° — Un axe vertical fileté ÀÀ porte un écrou très mobile EE. 

Extérieurement à Taxe AA est l'axe tubulaire TT. 

Ils sont entraînés par les roues dentées a, 6, montées sur l'axe pq 
et engrenant avec les roues a, p, de manière (par exemple) que T 
fasse 10 tours pendant que A en fait 8. 

L'écrou frotte sur TT par le moyen des ressorts rr. 

Quand T fait 10 tours et A 8, tout se passe pour l'écrou comme 
si A restant immobile, T tournait de deux tours. Supposons que les 
ressorts glissent suivant les génératrices du tube T et ne glissent pas 
suivant ses sections droites. Nous revenons plus loin sur cette hypo- 
thèse, certainement inexacte, mais qui ne change rien à l'ensemble 
de la théorie. Avec le sens de rotation choisi pour Taxe pq, l'écrou 
tourne de 10 tours et monte de deux pas. Imaginons alors que le 
bras B vienne arrêter le nez n : l'écrou, ne pouvant plus tourner, 
descend sous l'action de l'arbre AA. Si l'arrêt dure juste la durée do 
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deux tours de l'arbre AA, l'écrou revient exactement à sa position 
première, quelle qu'elle soit. 

La période T du phénomène qui, par hypothèse, est imposée, se 
divise donc en deux parties : Tune / 0 est la durée de 8 tours de 
l'arbre AA, l'autre /, = T — / 0 , est la durée de l'arrêt du nez n contre 




la tige oscillante BB. Le lecteur supposera qu'elle vient se mettre en 
place entre le neuvième et le dixième toiir de l'écrouj de manière à 
recevoir le nez. 

Enfin en ij est un levier qui repose par le nez m sur un pla- 
teau «ss porté par l'écrou ; son rôle est de supprimer une résistance 
dans le circuit de la dynamo quand le nez m atteint une certaine 
hauteur. La vitesse de la dynamo est donc égale à v quand l'écrou 
est assez bas, égale à V > v quand il est assez haut. 

267. Fonctionnement. 

1* — Vitesse de régime. 

Elle est atteinte quand, après chaque période T, l écrou reprend 
exactement la même hauteur. Dans notre exemple numérique, cela 



Digitized by Google 



ÉCHAPPEMENT DE L. KELVIN 



479 



revient à dire que la période T se divise en deux parties / 0 et t i qui 
sont entre elles comme 8 : 2. Dans le temps / 0 , Técrou tourne de 

10 tours et monte de deux pas; il ne tourne point et redescend de 
deux pas dans le temps t t . Chacun de ces temps est coupé en deux 
parties (dans le même rapport) pendant lesquelles les vitesses sont 
v et V, la vitesse moyenne de régime * étant évidemment inter- 
médiaire. 

2° — RÉGULATION. 

Supposons que pour une raison quelconque les vitesses y et V 
diminuent. Pour obtenir la môme vitêsse de régime 4>, il faut que le 
rapport des temps pendant lesquels les vitesses v et V sont imposées, 
Varie. Pour préciser, il faut que la petite vitesse v dure moins long- 
temps, il fàut que la grande vitesse dure plus longtemps : il faut donc 
que la position moyenne de Técrou s'élève : ce qui se produit automa- 
tiquement. 

En effet, à partir du lâcher de Técrou jusqu'au moment où le nez 
vient buter à nouveau, il s'écoule un temps / 0 plus grand; le temps /, 
diminue. Conséquemment, alors que Técrou est monté de deux pas, 

11 descend de moins de deux pas : sa position moyenne s'élève. 
Le même effet se produira pendant les périodes suivantes, jusqu'à 

ce que la vitesse de régime soit de nouveau atteinte. 

Au contraire, supposons que les vitesses v et V augmentent : le 
temps t 0 devient plus court, le temps t i plus grand. L'écrou monte 
toujours de deux pas, mais étant arrêté plus longtemps, il descend 
de plus de deux pas. Sa position moyenne s'abaisse ; le temps propre 
à la vitesse v par rapport au temps propre à la vitesse V, augmente : 
la vitesse de régime est ainsi rétablie. 

3° — Dans ce qui précède je suppose que, pendant la phase t 0 du 
phénomène, les ressorts r glissent contre la paroi intérieure du tube T 
parallèlement aux génératrices, sans glissement horizontal par consé- 
quent : hypothèse certainement erronée. En admettant que l'écrou 
frotte très peu contre l'axe AA, il est plus vraisemblable que les extré- 
mités des ressorts r décrivent sur le tube T des arcs de deux hélices 
normales à la vis filetée sur AA. 

Soit a l'inclinaison de cette vis; tgot est le rapport du déplacement 
vertical de l'écrou au déplacement horizontal. 

Dans l'hypothèse posée, tga est le rapport du déplacement hori- 
zontal des ressorts par rapport au tube T, à leur déplacement vertical. 

Les nombres précédents qui supposent nul le déplacement relatif 
horizontal des ressorts, conviennent donc à un pas de vis très petit. 
Mais le lecteur vérifiera que quel que soit a, la théorie subsiste. 

Supposons que A faisant 8 tours et T 10, l'écrou ne fasse que 
9 tours et ne monte par suite que d'un pas; supposons la vitesse de 
régime établie; pendant l'arrêt de Técrou la tige AA tourne d'un tour 
dans Técrou qui descend d'un pas et revient ainsi à sa hauteur ini- 
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tiale, après avoir fait au total le même nombre de tours que la 
tige AA, La course de Técrou est moindre, mais la régulation se fait 
d'une manière automatique toute semblable. 

268. Critique du système. 

1° — Le système est ingénieux, mais sa valeur pour régler une 
horloge astronomique est nulle. 

Sans doute il réalise la condition très favorable que le rouage ne 
s'arrête pas, à l'inverse de ce qui se produit avec les échappements 
ordinaires; mais la vitesse n'en reste pas moins périodiquement 
variable; la régulation n'est toujours que moyenne. 

Elle ne Test même pas en toute rigueur. Le système compteur 
enregistre les tours de l'arbre A, tandis que la régulation porte sur 
Técrou; c'est le nombre de tours du nez n que fixe le mouvement du 
bras oscillant B. Or, la différence des tours de l'arbre À et de Técrou 
dépend de la hauteur moyenne de cet écrou. 

2° — Tel que je le décris, le dispositif est applicable à un rouage 
mû par une dynamo et réglé par une horloge commandant le 
bras BB. Il est facile d'obtenir que brusquement le bras s'écarte 
pour laisser partir l'écrou et ne revienne que lentement, de manière 
à ne pas gêner le passage du nez jusqu'au neuvième tour inclusive- 
ment (dans notre exemple numérique) : les rouages amuseurs ont été 
inventés pour cela. On peut rendre les frottements très faibles, 
Técrou n'ayant d'autre travail à effectuer que de soulever le levier ij 
presque équilibré, qui lui-même ne doit soulever qu'un pont reliant 
deux godets à mercure. 

Dans l'appareil de L. Kelvin, le bras BB est un pendule qui porte 
deux palettes; le nez n joue le rôle de roue d'échappement (réduite 
à une dent) ; la régulation est obtenue par des pendules coniques à 
friction. Bref, c'est inapplicable, quoi qu'en dise l'auteur, qui, du 
reste, n'apporte aucune justification à l'appui de son dire. 




TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

(TOME II) 



Les numéros des renvois sont ceux des paragraphes. 



A 

Aberration 53. 

Académie des Sciences (Ancienne) 54. 
Accélération : angulaire 128; — axipète 
125; — voy. Chronomètres, Coefficient; 

— complémentaire 128; — voy. Couple 
accélérateur; — d'entraînement (tangen- 
tielle), normale, 128; — de la pesanteur 
157, 205 (diminuée); — petites 107; — 
2U. 

Accrochage : facilité 192; — lame vi- 
brante 170. 

Action : voy. Aimant, Air, Appareil, 
Caoutchouc, Champ, Chevilles, Choc, 
Cliquet, Contrepoids, Cordes, Couple, 
Courants : intensité, Dents, Echappe- 
ments, Élêctro, Forces, Frottements, 
Goupilles, Humidité; — magnétique 192; 

— les mêmes 24 (impossible): — voy. 
Oscillateurs, Pesanteur, Poids, Remise à 
l'heure. Ressort, Rouage, Spiral. Vent. 

Adhérence : augmentation et arrêts 73. 
Aiguilles : avançant par soubresauts 48; 

— battant ensemble même fraction de 
seconde. 242; — voy. Chronomètres; — 
déplacement 185 ter (grossi, suivi); — 
entraînées 2 ; — équidistantes sur roue 
phonique 189; — équilibrée par contre- 
poids 49; — des grosses horloges 61 ; — 
marche arrêtée 108; — des minutes 106\ 
107 (remise à l'heure : directement); — 
paraissant immobile 189; — en plein air 
45; — radiales 189 (angulairement équi- 
dist. éclairées fortement); — rotation 
49; — des secondes 72;— très légère 
49 (aluminium); — et vent 45; — verti- 
cale 189 (fortement éclairée). 

Ailettes 164 (deux). 

Aimant : action et pesanteur 220; — appro- 
ché d'un disque de cuivre rouge 194; — 
en fer à cheval 102, 116, 166 (tournant), 



254 (deux); — oscillant dans solénoïdes 
114; — permanent 112 (double), 177, 
179 (quatre); — petit 197; — porté par 
pendule 115; — superposés 254; — 178. 
Air : action 96 (par : masse entraînée, 
frottement), 206, 262 (augmentée) ; amor- 
tissement 262, 263 (négligeable) ; — che- 
min obstrué 164; — comprimé 98, 106 
(distribution de l'heure); — courant 118 
(violent : soufflerie), 236 (influence); — 
voy. Énergie trausmise, Frottements ; — 
humidité 96 (action) ; — masse 180 (hau- 
teur variable : piston mobile) ; — voy. 
Mouvements; — perturbation électro- 
magnétique 118; — pression 96 (expér. 
d'Harvey : variation), 96 bis (action), 103 
(syst. pneum.); — résistance 22, 136, 
254. 

Airy : pendule 134 (conique), 135 (double); 

— régulateur Watt 154 (dispositif). 
Alembert (d'j 247. 

Alternateurs : couplage imité 177; — 
industriels 182 (inertie). 

Amant ; échappement à chevilles 13, 14 
(perfectionnement de Lepaute). 

Amortissement : accru 5, 180 (sensible- 
ment), 211, 263; — altération par réso- 
nance 230 (syst. entretenu); — par chocs 
262; — deux 254 (moyenne) ; — différent 
135 (vibrât, princ); — dus à air et à 
suspension 262; — voy. Lames, Métro- 
nome; — négligeables 263 (par Tair); — 
nuls 254 (périodes), 262; — voy. Oscil- 
lations; — petit 5; — rapide 200; — 
supplémentaire 230; — et température 
174; — et trajectoire 124: — très grand 
263; — variation en fonction de l'ampli- 
tude 182; — 223. 

Amortisseur 192. 

Amplitude : angulaire 186; — voy. Arc : 
et amplitude, total, de vibration ; — aug- 
mentation 5 (régulière), 6, 9, 96 bis 

II, 31 
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(humidité), 138, 178; — voy. Balancier, 
Battant ; — calculables en fonction de 
Tune d'elles 212; — changement insi- 
gnifiant 5; — choix 252; — voy. Clo- 
ches; — connaissancé 63, 200 (néces- 
saire); — constante 114, 190, 221; — 
décroissement : exponentiel 115, 230; 
linéaire 93; — voy. Déplacements; — 
diminuée 4 (énormément), 05, 93, 95 
(froid); — donnée 71; — égales 243; — 
et élongation 29 (rapport); — énormes 
5, 190 (relativement : oscill. isochr.), 
259, 260: — exagérée 20; — grande 19, 
27, 48, 135 (phénomènes complexes), 
172, 187, 190 (accessibles : augmentation 
de la période), 194 bis (et constante), 
226; — initiales 221, 223; — inscription 
photographique 182; — invariable 96 bis, 
144 (hypothèse : pend, conique); — limi- 
tées 10; — la même 244; — mesure 173 
(vibrât, d'un diapason); — maxima 13 
(double : levée), 20, 23,243;— minima : 
double 7 (levée apparente), 8; — modi- 
fiée 10, 93, 218, 221 ; — nulle 243; — 

— voy. Oscillations; — pendule 18 (et 
fourchette); modifiée 218, 221; 224 (très 
ou peu diirérentes), 238, 259; — et pé- 
riode 10, 16, 63, 91, 93; — perte 108 
(faible); — petites 43, 138, 145, 147, 217, 
226, 246; — petitesse angulaire 43; — 
quelconque 77 (déformation), 223 (ini- 
tiales); — rapport 221 bis, 236 (très petit), 
253, 254 (convenable); — réduction 18; 

— réelles 253, 200 (de régime); — voy. 
Support; — trop faible 108; — valeur 7 
(double), 13; — variable 113, 190; — va- 
riation 5 (périodique : faible), 6, 10, 63 
(courte période : régularité remarqua- 
ble; périodiques : balanciers des chro- 
nomètres), 95, 96 bis (et variât, de pres- 
sion), 104 (considérable), 180, 227, 236, 
241 (apparentes très gênantes), 245, 254; 

— voy. Vibrations. 
Anches 187. 

Ancre : axe 8, 40; — azimut 18 (conve- 
nable), 229 (quasi invariable); — becs 7 
(partie active), 8 (inclinaison), 38, 39, 
105;— bras 14 (même longueur), 24,38 
(angle : réglage), 176; — voy. Butoirs; 

— à chevilles 24; — voy. Choc; — déga- 
gement 25, 26, 105; — déplacement 
brusque 39; — voy. Échappements, 26, 
37; — faces de repos 24 ; — fixation 38; 

— forme 7 (évidée quelconque), 10 (mo- 
difiée); — voy. Graharn; — immobile 
39; — inclinés 7 (d'entrée, de sortie), 8, 
24, 33 ; — intervalle S (nombre de dents : 
arbitraire); — libre 24 (parfaitement), 
38; — mouvement 31, 33, 37, 41, 52; — 
oscillation 52 (entière : sans arrêt); — 
période d'impulsion 26; — à plans incli- 
nés 24; — position 176; — repos 7 (d'en- 



v trée, de sortie), 26, 104; — repoussée 40 î 
. — soulevée 105; — stabilité au repos, 
tracé, 24. 

Andrade : 90 (spiral), 92 < terme correc- 
tif). 

Angle : et charge 138 ; — évalués en temps 
54; — horaire 53; point vernal 54, 55 
(détermination); — d'impulsion 3 (ou 
arc : levée réelle), 8, 13, 24; — invariable 
210; — de levée 3 (levée), 8 (repos et 
impulsion), 13, 21, 24 (de l'ancre), 26; — 
de repos 8, 21, 22 (grandeur), 24; — de 
stabilité 149; — de tirage 24, 26; — vifs 
247 (nombreux). 

Anneaux : voy. Balancier; — de bronze 
164 (pression) ; concentriques 185 
(noircis sur secteurs équidistants); — 
deux 166 (fixes isolés); — en fer 73 bis 
(entourant montre), 162 (pouvant tourner 
autour d'un diamètre), 258 (cloches); — 
Gramme 166 (fixe); — oculaire 51 (exis- 
tence; définitions); — plat 258. 

Antennes : d'émission 118; — multiples, 
de réception, 120. 

Appareils : action sur moteur 164 ; — voy. 
Astronomes; — de chute 206 (décharge 
des condensateurs : étude); — de con- 
struction facile 210;— de contact 123; — 
deux 145 (exactement synchronisés), 149, 
184 (voisins), 209 (identiques); — dissy- 
métrie 126; — divers 49,., 51 ; — d'émis- 
sion 119 (T.S. F.); — enregistreurs 113, 
117; — étalonnage 142 (possible), 170; — 
d'horlogerie 1; — d'impulsion 6; — 
incliné 117; — inscripleur 181 (petites 
dimensions); — installation dans labo- 
ratoire ordinaire 217; — jeu 154 (et 
vitesse), 176; — voy. Kœnig: — de labo- 
ratoire 154; — lancement 50;— à len- 
tille 186 (réglage); — marqueur 204; — 
à miroir 186 (réglage); — oscillant 185 
ter; — oscillation 50 (période); — des 
physiciens 151 ; — portatifs 51. 104, 105; 
— portés 68; — précis 79 (et coûteux : 
exigé); — à ressort 10; — robustes 186 
(faciles à construire); — pour rotation 
rapide d'aimant 73 bis; — sensibilité 
accrue 120, 203;— série 107 (remise à 
l'heure); — à tige rigide 145 (de ré- 
glage); — tournant 185 ter, 193 (quel- 
conque); — très simple quasiment indé- 
réglable 113; — type 205; — utilisés 
238; — vitesses à bouts de course 151. 

Arbre : de dynamo 194 bis; — extrémités 
70 (pivots) ; — flexion évitée 158 ; — mou- 
vements oscillatoires 100 (obtention); — 
porte-satellite 141 ; — ralentissement 167 
(rôle); — à régler 164; — rotation 82, 
99; — tournant 126 (librement), 169, 
192, 193 (tours : nombre); — tours 268 
(enregistrés); — vertical 152; — vitesse 
angulaire 158 (réglée), 163 (mesure). 
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185 (constance : vérification); — 162, 165, 
170, 266. 

Archet : continu, description (tige, tête, 
hausse), 175; — emploi 175, 243; — voy. 
Magunna. 

Arcs : et amplitude 10; — voy. Avance; 

— de cercle 74 (déformation), 78 (un, 
deux, trois); — de circonférence 78 
(centre d'inertie); — à courant alternatif 
182 (emploi); — décrit 105 (diminuant); 

— d'emploi 35 (modifié); — étendue 61 
(augmentée); — de fonctionnement 5; — 
formé H8 (à supprimer); — grands : 
voy. Avance, 20, 71 (formule ne conve- 
nant pas), 91, 96 bis, voy. Retard, 138; 

— d'impulsion 3, 7, 21; — de levée de 
l'échappement 4, 5, 10, 20 ; — lumière 
63; — minimum 20; — voy. Montres; — 
notables 5 ; — petits 5 ; très 19, 71 ; 21 , voy. 
Avance, 86, voy. Retard, 87, 91, 93, 95, 
115, 138, 185 bis (relativement : utilisa- 
tion), 228; — supplémentaire 3, 7, 8, 13, 
16, 20 (exagération), 30, 38, 39; — total 
3 (et amplitude), 4 (ou arc de vibration), 
8 (pour fonctionnement possible), 18 
(relativement grand), 25 (dont tourne 
balancier), 35, 71 (d'oscill.); — de vibra- 
tion 4 (double de l'amplitude); — vol- 
taïque 185 bis, 202. 

Armature : accrochée 192; — voy. Contre- 
poids, Électro; — lâchée 117; — masse- 
lotte de fer doux 181; — polarisée 102 
(emploi), 112 

Arnold 27. 

Arrérages 16, 25. 

Arrêts : azimuts 32 (repos); — cause 73; 

— voy. Chronomètres; — de cloche 264; 

— deux 50; — durée 266; — échappe- 
ment à détente 27; — d'écrou 267; 
au doigt 26, 27; — voy. Horloges, Mon- 
tres, Nez, Pendule; — probabilité 97; — 
voy. Réveille-matin; — roue 36; — sur 
roue 38 ; — 1, 93. 

Articulations : voy. Axe; — fixes 160; — 
mode ordinaire 156; — nécessaires 45; 

— supérieure 154; — 146, 159, 167. 
Ascensions droites : détermination 5; — 

d'une étoile 55; — du soleil 54; — va- 
riation 53 (étoiles équatoriales). 
Astronomes : anciens 2 (et clepsydres), 54 ; 

— appareils 151; — exceptés 57; — de 
service 119; — 34. 

Astronomie de position 5 (base). 

Attraction : augmentant, parties (con 
stante, variable), 201. 

Atwood 205 (machine). 

Avance : annulée 71; — voy. Azimut 
variant, Chronomètres; — à corriger 
108; — définition 59; — diurne (marche) 
10, 60; — et échappement 6, 29; — par 
froid 95 ; — et frottements 93 (augmen- 
tant); — aux grands arcs 6 (relative); 



et échappement 9, 48; 10, 13, 96 6w,228; 

— voy. Horloges ; — limite 1 07 ; — maxima 
71; — moyenne 48; — aux petits arcs 
29, 65, 86 (suppression), 91, 93, 95; — et 
poids 10; — relative 71 (formule), 141; 

— et retard 81 (compensation); — voy. 
Rouage ; — signe 62 (-f ) ; — trop forte 
108. 

Axe : ajustage convenable 139; — voy. 
Ancre; — d'articulation 156; — voy. 
Balancier, Battant, Cloche; — coïnci- 
dence 226, 227; — de coordonnées 213 
(rotations); — voy. Cylindre; — dépla- 
cement 263; — voy. Ellipse; — çntaillé 
48;— entraîné 118 (par dynamo), 158 
(par roue et pignon); — voy. Excen- 
trique; — fileté 167; — fixe 17, 155, 169; 

— flexions 126; — voy. Fourchette; — 
géométrique 20 (de la verge); d'axe ma- 
tériel 25, 126; 47 (le même), 63, 136, 142, 
185 bis, 226; — de l'heure 101. 107, 108 
(coupé), 109; — horizontal 50, 63, 71, 128 
(de suspension tournant). 148, 185 bis, 
222; — incliné 157 ; — instantané 63; — 
intermédiaire 260; — jeu 63 (nul); — de 
laiton 102 ;— matériels 63, 258; — le même 
36, 47; — des minutes 108, 109, 113; — 
mobile 181; — voy. Moteurs; — paral- 
lèle à vibration 189; — voy. Pendule: — 
de pièce oscillante 12, 30, 32; — des 
pivots 94; — principal d'inertie 94, 150 
(pour centre d'inertie); — en prolonge- 
ment 194, 219, 263; — rapide 101 (d'hor- 
loge), 108;— remplacement par ressorts 
34; — de révolution 264 (non vertical): 

— de rotation 18 (secousses évitées), 49, 
53 (de la Terre), 71, 78, 80, 142, 149 (in- 
cliné sur l'horizon), 151, 154,., 156, 158,., 
160, 163 (inclinaison déterminée), 179, 
221 bis, 258 (abaissé : cloches; — du 
battant), 259, 262 (entraînement), 268; — 
voy. Rouage, Roue d'échappement; — 
de suspension 128; — tournant 128, 209, 
(sur paliers ù billes : supports); — tubu- 
laire 266; — vertical 63, 79, 82, 125, 128, 
136, 139, 142, 146, 147, 154, 161, 166, 
179, 189, 194 bis, 204, 210, 221 bis, 266 
(fileté); — 97, 137, 143. 145, 152, 165, 
213. 

Azimut : absolus 226; — voy. Ancre; — 
apparent 135 (bien); — voy. Arrêts; — 

> changement 32, 92, 165; — conservé 109 
(rochet); — détermination 254; — déter- 
miné 185 ter (bien); — différence 133, 
226 (convenable); — fixé 154; — inva- 
riable 53, 165, 229 (quasiment); — voy. 
Marche; — principaux 139 (identité 
mécanique); — rectangulaires 232 (du 
choc); — réglable 70 aisément); — rela- 
tif 73 bis (variable), 82 (changement), 
109; — série 73; — variant (chrono- 
mètre) 71, 72 (avance, retard). 
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Bague 137 (continue). 

Balais Trottants 137, 15S, 166, 103, 194 bis. 

Balance : bien construite (grandes oscil- 
lations), paresseuse (vibrations infln. 
petites), problème, 244. 

Balancier : aimantation 73; — alourdi 
51; — amplitude 5 (quasi constante), 
26 (insuffisante), 63 (variations considé- 
rables), 06 bis (croissant); — anneau 
d'acier 73; — axe 4 (position), 23,., 25, 
27, 28, 40, 42 (fixé en un point), 71, 81, 
82 (extrémités), 83; — bas 71 (diminu- 
tion de poids); — centrage : défauts 60, 
72 (neutralisés), 83; — centre de gravité 
71, 73 (d'inertie : décentre ment) ; — 
voy. Chevilles, Choc, Chronomètres; 

— coupés 91, 04; — voy. Couple exercé, 
Cylindre; — et détente 27; — diamè- 
tres 72 (et verticale), 06 bis (petit); — 
dilatation 95 ; — dimensions 94 (moyennes 
optima), 104 (énormes relativement); — 

. effort 6, 27; — énergie 22 (fournie), 28 
(restituée); — excentré 72; — excentri- 
cité 71 (élimination; correction); — 
fréquence 221 615; — haut 71 (diminu- 
tion de poids); — voy. Impulsion reçue; 

— inerte 5 (horloges}, 20; — inertie 4, 5 
(considérable : possible); utilisée 26, 27 ; 
92, 06 bis (augmentée : humidité); — en 
laiton ferro-nickel 60; — lancé 23; — 
libre 28 (sauf 2 fois par oscill.), 40; — 
masse 95 (variation par oxydation), 
96 bis (et accroissement de pression); — 
mené par roue d'échapp. 29; — mince 
très flexible 91 ; — voy. Moment d'iner- 
tie; — montage 70; — voy. Montres; — 
mouvement 40 (entretien), 82, 83 (équat. 
diff.), 227; — en or 96 bis; — oscillant 
100 (avec minuterie et cadran); — voy. 
Oscillateur; — oscillations 24, 27, 28 
(marteau déclenché), 82, 95 (accélérées, 
retardées), 104; durée 227, 229; — voy. 
Pendule substitué, Périodes : propre 
imposée, successives; — petit 96 bis 
(très); — voy. Pivots; — plateau 25; — 
en platine 96 bis; — poids 3 (à ôter), 
4, 55 (ajouté), 71, 104; — position d'équi- 
libre 29 (et choc); — rayon 94; — relan- 
cement 25; — et ressorts 5 (moteur et 
réglant : montres); — voy. Réveille- 
malin; — rotation 52, 81 (et couple pro- 
duit par spiral homogène déformé), 85; 

— voy. Roue de rencontre; — virole 
83, 88 ; — vitesse 97; — volant 25. 

Balle métallique tombant sur plan métal 1. 
et rebondissant 208. 

Barillet : indépendant 101 ; — moteur 42, 
46, 101, 136; — de pendule d'apparte- 
ment 48 (couple : variation); — poids 49 



(et équilibre); — remplacement 170, 
192; tournant 16. 
Baromètre à siphon 144 (et pend, coni- 
que). 

Barre : deux 221 (de mêmemom. d'inert.; 

— oscill. : battements), 222; — de fer 
258; — homogène 225; — horizontale 
128 (entraînée), 164 (liée à l'arbre), 248, 
254; — simple 192 (arrondie). 

Barreaux : d'acier aimanté 220 (identi- 
ques); — de bois 236. 
Barus 227. 

Battant : amplitude 260; — axe 258 (au- 
dessous de Taxe de* la cloche), 260, 261 
(fixe); déplacement 262, 263 (considé- 
rable) ; — boule 258, 261 ; — chasse 258 ; 
chocs 258, 259 (compliquant mouve- 
ment), 260, 261, 264; — de cloche 258 
(queue à anneau, boule et chasse); — 
compensé 258, 260; — entretien 258, 
260 (bon : de l'oscill.), 262; — forces 262 
(espèces); — lancé 260, 262 (trajec- 
toires); — longueur 261 (variable); — 
mobile 265; — mouvement oscillatoire 
258 (entretien); — oscillations 261, 262; 

— période 200, 261 (variable},., 263; — 
poids 259; — queue 258, 260; — rebon- 
dissement 262, 263; — rétrograde 260, 
262 (trajectoires), 264; — rôle 177 (son- 
nerie d'appartement) ; — vitesse 262. 

Battements : comptage 184; — curieux 
221 ; — demi-seconde 17, 103 (pendule), 
104, 113; — égaux 18; — entendus 243; 

— équidistants 16 (réalisation); — exis- 
tence 226; — et hauteurs 193 (différence); 

— d'une horloge 117 (enregistrement : 
microphone sur cage), 122 (à comparer); 

— voy. Métronome; — montre 229; — 
nombre 16 (métronome), 176 (compté), 
217 (par seconde : fréquence); — obser- 
vés 243; — obtention 235 (deux pen- 
dules); — période 237; — production 
243; — sorte 265; — successifs 8 (inter- 
valles : égalité); — synchrones 54; — 
un 121, 191 (par seconde : diapasons); 

— 1, 3, 72, 175, 182. 
Baudot 145 (télégraphe). 
Baumann 112 (entretien). 

Bec : arrondissement 10; — voy. Ancre; 

— bords 13 (supérieurs); — voy. Che- 
villes; — de fourche 24; — incliné 13; 

— mobilité 8 (dans fourche); — premier 
13 (retour); — 5. 

Bernoulli (D.) : 2 (clepsydres : mémoire),, 

244 (problème de la balance), 247. 
Berthoud : compensation 95 (définition) ; 

— échappement : libre 17, à recul 10 
(isochronisme et force motrice); — expé- 
riences 10 (probl. des échapp.); — résul- 
tat 10 (intérêt pratique); — traité d'hor- 
logerie 1, 10. 

Bielle : compression longitudinale 157; — 
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rigide 170 (véritable); — transversale 
18; — 4GÔ, 164. 

Bifilaire : deux 254; emploi 221 bis. 

Bille : brillante 202 (tombant : photogra- 
phiée); — 209. 

Btbine : deux 122, 254 (doubles); — d'in- 
duction 118, 143 (rupture du primaire); 

— du récepteur (nombre), trois, 166; — 
115,116. 

Bois paraffiné 120. 

Boîte : cylindrique plate 192 (remplie 
d'eau, de mercure); — en fer 73 bis 
(pour montres). 

Boîtier 96 (suppression). 

Bottée (G. et L.) : App. I, — 260. 

Bord : cloches 258 , 260, 263, 265 (le 
même); — éclatant 63; — inférieur 
260; choc 262, 263; — supérieur 260. 

Bonasse et Sarda 170 (régulateur). 

Bougies petites (queue de rat) 2. 

Boules : voy. Battant; — centres 125 v — 
déplacement 152 (dans plan vertical), 
160 (comme glissement sur tringle hori- 
zontale); — d'un éclateur (excitateur) 
118; — deux 91, 176 (cire molle); — 
énergie potentielle 155; — enOlée sur 
tringle 161; — de fonte 124; — mouve- 
ment 156 (non gêné), 167; — d'or 111; 

— oscillations 154; — voy. Sphères : de 
dégagement, d'entretien; — suspendue 
130 (mouvement : cas général du pend, 
coniq.). 

Bourdon de Notre-Dame de Paris 5. 

Boussole 117 (petite). 

Bouton 152 (entraîné),, 175 (d'ivoire). 

Bras : voy. Ancre; — de laiton 242; — de 
levier 264 (constante, variable); — 
moteur 139; — oscillant 268 (mouve- 
ment); — remplacé 137; — tournant 
266; — 41, 77, 107, 110, 136, 165, 169. 

Bréguet : échappement 28, 33; — horloge 
astronomique à deux pendules 242; — 
régulateur à tourbillon 71, 72; — ressorts 
plats coudés 80; — système 107 (remise 
à l'heure). 

Brillouin (M.) : balanciers des chrono- 
mètres 63 (variations périodiques d'am- 
plitude); — lunette stroboscopique 51. 

Brocot il (échappement). 

Brosse de filasse 140. 

Butoirs : abaissement 52; — ajoutés 30 
(deux); — de l'ancre 25; — extérieur 
161; — fixes 226; — places 205 (les 
mêmes); — 41, 43, 101, 156, 164, 165. 



C 

Cadran : en dessus 61, 63; — divisé en 
parties égales 99; — et mécanisme 45 
(distance); — oscillation 100; — pendule 
mystérieuse 50, 100. 



Cadres : de bois avec fil en zigzags 203, 
205 (parallèles équidistanls multipliés), 
207; — lancé 254 ; — 228. 

Cage d'échappement 72 (à tourbillon, à 
carrousel). 

Caisses : closes 236; — de pendule à 
secondes 199 (stabilité : vérification); — 
rectangulaire de sapin sec 248; — de 
résonance 180 (rôle). 

Caléidophone 139, 197, 228 (gros). 

Callaud 228. 

Cames : sur axe des minutes 108 (tracé); 

— deux 169; — roue 36, 101 (d'échapp.). 
Campanile 259. 

Canal, canaux, 171. 

Canalisation d'air comprimé : fuites 106 

(importance; compensation). 
Canon du Palais-Royal 57 (midi vrai). 
Caoutchouc : d'accouplement 217, 219; — 

action 218; — allongement, mince, 217; 

— substitué à ressort 170; — tension 
217, 219 (sensiblement constante); — 
tube 171. 

Cardan 72, 82, 130, 139, 147, 148. 
Carillons 265, 

Carré : de cheville jie piano £48; — et 

clef 42; — de clinquant 186. 
Carte : à petite échelle 69 (établissement); 

— de visite 249 (mouvement). 
Caspari : découverte de Leroy 87 (com- 
plétée); — problème 89; — terme cor- 
rectif 92. 

Cassini 54 (jour moyen). 
Cendrée 44. 
Cerceau 229. 

Cercle : 13<des goujons), 51 (de plomb). 
Champ : action 257 (raies apparaissant); 

— clair ou obscur 51 (simultanément en 
tous ses points); — décroissant 73 bis; 

— voy. Electro; — extérieur 73 (et ano- 
malies de marche; annulé); — intense 
73 (mise accidentelle : chronomètres), 
118, 257 (suffisamment : action sur 
source monochromatique); — de lunette 
51, 53, 184; — magnétique 73 (terrestre : 
action), 118 (intense); — nul 73 bis, 257; 

— partie éclairée 183 (limitée par sinu- 
soïde immobile); — renforcé, tournant, 
166; — uniforme 254. 

Charbon : 117 (des cornues), 182 (éclat : 
variation continue). 

Chariot tournant 145. 

Charlemagne : voy. Haroun-er-Reschid. 

Chevalets : 178 (deux), 248 (sonomètre). 

Chevilles : action 14, 15, 23; — voy. 
Ancre; — du balancier 25, 52; — et 
bec 13; — dégagement 40; — demi 38; 

— déplacement 13; — voy. Échappe- 
ments; — emplacement 14; — épais- 
seur 16 (et échapp.); — voy. Goujons 
(Goupilles); — moitié retranchée 13; — 
nombre différent 16; — de piano 248; — 
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de plateau 25; — radiales : alternées 
15, 100; 136; — rayon 13 (plus jeu); — 
sur l'ancre 38. 

hoc : action 117; — amorti 206 (par air); 

— et ancre 25 ; — sur balancier 28 ; — voy. 
Ballant; — et bord (cloches) 260, 262, 
263; — sur boule 258 (cloches); — 
constance 28; — deux 262 (consécutifs) ; 

— discontinus 52 (entretien d'une rota- 
tion continue) ; — effets 94, 97 ; — voy. 
Elongation; — et entretien 136; — 
équidistants 261; — étude 28; — à 
éviter 22; — évités 40,60; — influence 27; 

— intenses 265; — intensité augmentée 
264; — latéral 82 (minime : et balan- 
cier); — moment 4, 261, 264; — et 
période 29; — et position d'équilibre 6, 
29; —rôles simul tanés 262 ; — successifs 29 
(voisins) ; — et vitesse 262, 263 ; — 47 , 232. 

hronographe : enregistreur 117, 143 
(pend, coniq.), 176 (Hipp); — voy. Le 
Boulangé; — 151. 
Chronomètres : accélération : voy. Coef- 
ficient, 65 (origine); — aimantés 73, 
73 bis, (désaimantation); — aiguilles 59 
(jamais touchées) ; — arrêts 68, 69, 73 
(fréquents), 97 (conditions) ; — en avance 
59; — avances : diurne 60, 73 (accrue); 
67, 95 (aux petit arcs), 221 bis, 227 (et 
retard altéra.); — voy. Azimut variant; — 
balancier 40 (libre), 63 (variations pério- 
diques d'amplitude), 96 bis, 105 (arc 
décrit), 221 bis (mom. d'inerl.); — bulle- 
tins de marche : certificats 60 (condi- 
tions d'obteotion); — critères 60, 62; — 
désaimantation 73 bis; — demi 61; — 
démontage 65; — à détente 29 (marche); 

— deux 242 (indépendants : dans même 
botte); — diplômé 58, 60 (points néces- 
saires : calcul); — échappements 1, 6 
(période allongée), 17 ; libre à coup 
perdu 19, 97; 24 (ordinaire); libre 26, 
27, 104 (à ancre); 28, 105 (axe); — 
emploi à la mer et dans les explora- 
tions 66,.., 69; — entretien 61; — 
épreuves (examens) de laboratoire 58 
(conditionsarlificielles), 60 (de l rr classe), 
62 (durée, périodes); — étal : absolu 59, 
66, 63 (connaissance précise); positif 39; 

— étude 63 (élément fondamental); — 
excellent 82; - existence utile 38; — 
voy. Frodsham ; — graissage nécessaire 
61 ; — et heure exacte 68 ; — voy. Hipp ; 

— immobile dans plan vertical 72; — 
indications 69 (différence) ; — irrégu- 
larité 60 (m. sure), — voy. Isochronisme ; 

— lancement 26, 97; — Leroy et C" 
n° 1143 : 02 (diplôme de marche très 
satisfaisante); — voy. Lieussou; — 
marche : définition 29, 59 et 66; Ch. iv 
(58,.—., 65); 66 (moyenne), 67 (expres- 
sion), 72 (et changements de position), 



73 (après nettoyage; a terre, en mer) 95 
initiale : avance), 96 (diurne : sous pres- 
sions variées), 97; — de marine 19 
(travail); balancier 19,96 bis (diamètre) ; 
constance des oscillations 51, 63; 61, 
62 (précision), 63 (observation de Nyren), 
71 (arc total d'oscill ), 72, 96 (série), 97 
(marches : à la mer, en rade), 105 (à 
contacts), 121 (vérification journalière); 

— à la mer 73 (avance), 97 ; — et mou- 
vements brusques 19; — nettoyage 65, 
67 (effet), 73, 93 (huiles fraîches); — 
neuf 73 (Fisher); — parfait 59, 60 (points) ; 

— au pendant 61 ; — perfection scien- 
tifique 60 (mesure); — perfectionnés 53 
(régularité : limite); — voy. Période : 
moyenne, Pesanteur : effets ; — placé 
dans le vide 96 dis; — à plat Gl (sur le 
fond), 72 (sur cardan) ; — de poche 60 
(de l re classe), 96 (série); — positions 71 
(verticales et inclinées : réglage) ; — pré- 
cision 63 (instantanée, moyenne); — de 
précision 27 ; — de prix 64 ; — réglage 60 
(nature), 61 (disparaissant; instable), 62 
(aux températures : 0° glacière, 15* am- 
biante, 30° étuve); Ch. v (70,.—., 97); 

— régularité 60; — voy. Régulateur; — 
remise à l'heure inutile 59; — remon- 
tage 61 (le matin), 63 (à la même heure); 
'— ressort régulateur 59; — retardant 
59, 67; — retards : diurnes 60, 73 
(diminué), 221 bis; — rotation brusque 
97; — voy. Rouage; — saute 68, 69,97; 
-r- situation ordinaire d'emploi 63 (ca- 
dran en dessus) ; — spiraux 85 (longueur, 
extrémités); — supporté horizontalement 
par fil très long 221 bis; — suspendu 
sur couteaux 227; — à température 
constante 60 (marche); — tombant 61; 

— tournant constamment 73 bis; — 
transformation perpétuelle 58; — trans- 
port 67, 96 bis (altitude diminuant); — 
trois 68, 69; — à l'usage 58, 60 (phé- 
nomènes négligés dans les épreuves : 
intervention), 61 ; — 181. 

Chronométrie pratique 53 -'précision) 
Chronoscopes : manipulation 205 (appa- 
reil type); — principe 202. 
Chute : annulée 22 (condition); — des 
corps 194 (lois : vérification), 202,.., 
205; — diminuée le plus possible 13; — 
direction 79; — exagérée 16; — légère 
3; — libres 202 (à partir du repos), 203 
(durées : tableau), 204 (lige cylindr.; 
début); — mesure 24; — nécessaire 3, 
8, 22 (en pratique); — notable 20 (faci- 
litant réglage) ; — notion précisée 13; — 
nuisible 22 (en théorie); — petite 4, 7, 
21, 24; — sur l'incliné 38 (directement) ; 

— voy : Travail perdu ; — valeur 23 ; — 
verticale 202; — 39. 

Circuit : accouplement 233 (de deux); — 



Digitized by 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 487 



agissant l'un sur l'autre par- induction 
233; — coupé 113, 202; — voy. Cou- 
rants; — de décharge 207 (avec self), 
233 (de condensateurs); — d'entre- 
tien 181 — fermé 109, 113, 115 (un 
instant), 117, 119, 179, 208 (pendant 
durée effective de contact); — fermeture 
206 (équivalence : rupture d'un autre 
circuit), 209 (deux); — interrompu 254; 

— local 179; — métallique 206; — 
ouvert 164; — parcouru par des oscilla- 
tions 120; — voy. Pile; — de réception 
120; — résistance 114; augmentée 117, 
179 (considérablement); 151 (introduite). 
164 (diminuée), 168 (intercalées, sup- 
primées), 208 (grande), 233 (négli- 
geables); — rompu 108, 204, 205, 209; — 
rupture 203 (simultanée; successive), 
205, 206, 209 (deux), 210 (déclenchant 
écran); — 114, 122, 178, 203. . 

Clavier 145 (touches). 

Clef : abaissée 206; — cavité 42; — 

Morse 179; — de pendule 248. 
Clepsydres 2. 

Cliquet : action 110, 236; — d'arrêt, 
d'impulsion, 99 et 113; — mû par élec- 
tro 109. 

Clocher 259 (fatigue : aucune ; •— solidité : 
douteuse). 

Cloches : amplitude 260, 262 (maintien) ; — 
anneau de fer, anses, 258 ; —axe 258 (au- 
dessus de l'axe du battant), 259 (de rotat.), 
260,261 (mobile); — voy. Battant, Bord; 

— bouche 259, 265; — cerveau 258, 260, 
265; — description 258; — d'expérience 
261 (en bois), 263 (entretien supprimé); 
r— faussure 258; — fixe 265; — gabarit, 
gorge, 258; — inclinée 264; — lancement 
258, 259, 261 (à la main); — Mécanique : 
App. I (258,.—., 265); — voy. Mouton; 

— en mouvement : entretien 5, 261, 
262; — oscillation 259, 261, 264 (courbes 
d'aller et retour); — panse 258; — 
période 259, 260, 262 ; — poids, position 
d'équilibre (quasi indifférent), quillées, 
259; — au repos 262; — suspension 264; 

— usuelles 203; — à la volée 264, 
265. 

Coefficient : d'accélération 59 (marche : 
chronomètres); négligé 60, 67 (d'abord); 
65 (origine), 66 (pas nul), 69 (admis : 
approché), 73; — constants 252; — de 
correction 69 (choix); — de dilatation 
linéaire 191 (acier); — de frottement 
144; — modifié 254; — numérique 92; 

— périodiques 89. 

Coincement : évité 136; — et poussières 
73; — possible 23; — se produisant 113. 
Colatitude utilisée 128, 130, 131. 
Cole 34 (échappement à pivot). 
Collecteur 137, 166 (fixe), 193 (à balais). 
Colliers métalliques 158 (isolés : deux). 



Collin-Wagner : système 108 (remise à 
l'heure). 

Colonnes : hauteur diminuée 144; — 

minces 22 (piliers); — 139, 226. 
Colophane 175. 

Comparateur : chronométrique 141; — 

voy. Hetmholtz. 
Compensateur de température 42, 67 

(perfectionné). 
Compensation : définition 95 (Berthoud); 

— fuites d'air 106; — illusoire 138; — 
impossible 72; — non-existence 172; — 
possible (accidentelle), procédé mauvais, 
95; — se produisant 81, 97; — réelle, 
remarques, 95; — pour température 91, 
93,., 95. 

Comptage : voy. Battements; — difficulté 
5; — et échappement 23; — facilité 
121, 192. 

Compte-secondes à plume inscrivante 
185 1er (mode d'observation). 

Compteurs : actionnés 113; — fonctionne- 
ment avec courants inversés 102; — à 
mouvement d'horlogerie 100; — pour 
oscillations 23; — sans mouvement 
d'horlogerie 99; — système pneuma- 
tique 106 ; — de tours 23 ; — transforma- 
tion en horloges secondaires 101; — 
utilisation 98. 

Condensateur : armatures reliées 205 
(métalliquement), 206 (à travers galv. 
balist.); — capacité 114, 233; — charge 
1 1 2 (circuit) ; mesure 206, 207 ; — décharge 
114 (entretien d'une pendule), 118 (étin- 
celle entre boules d'un éclateur), 122, 
206 (cessant; étude), 207 (à travers-galv. 
balist.), 208 (partielle), 233; — deux 
233; — emploi 117 (entretien : diapa- 
son); — voy. Méthode. 

Conditions contradictoires 17. 

Con joncteur 206. 

Connaissance des Temps : 54 (temps 
'sidéral à midi moyen), 55 (tables : méri- 
dien de Paris), 57. 
Connexions : convenables 112; — inter- 
verties 103;— par pendule 112. 
Consoles scellées dans mur 217 (deux). 
Constantes : absolues 191 (n'existant pas); 

— arbitraires 212 (phases), 246 ; — chan- 
gées 65; — élastiques 174 (modifiées); 

— d'intégration 215 ; — 213, 218, 246, 262 
(détermination); — voy. Paramètres; — 
de torsion 221 bis (nulle), 245 (fil : déter- 
mination): — variables 67; — variation 
191 (conditions); — 88. 

Contacts : deux 206 (distance modifiable); 

— disposition 177; — voy. Durées; — 
électrique 121 ; — d'entretien 172 (mer- 
cure recouvert d'alcool ou de pétrole); 

— établi 102, 113, 173 (au bout des 
oscill.), 207; — fermé 116; — horaire 
101; — matériels 116 (absence : pen- 
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dule); — mauvais 102, 114; — à mercure 
192; — produits 101 (souvent mauvais), 
177, 194 bis; — qualité 114; — régula- 
risés 111 ; — voy. Ressorts de contact ; — 
rompu 102, 209; — à seconde 101; — 
114, 178. 

Contre-basse 243. 

Contre-pivot 15. 

Contrepoids : action 17, 33, 205, 264; — 
et armature 99 ; — contenant rouage de 
montre 49; — équilibrant fourche 51; 

— lourds 259 (métalliques); — symé- 
triques 157; —113, 187. 

Coordonnées : généralisées 211 (nombre 
égal aux libertés),., 213 (systèmes), 250, 
252 (choix); — principales 252; — 2l4. 

Coq 5, 70 (pont). 

Cordes : action 258 (par traction); — 
chargées de masses égales et équidis- 
tantes 246; — deux identiques 243 (sur 
contrebasse); — doublée 258; — ébran- 
lement 243 ; — d'entretien 264 ; — homo- 
gène 247 ; — inclinaison 248 ; — longueur 
248 (utile), 249 (invariable); — métal- 
lique 178 (emploi); — oscillations 187 
(étude), 243 (période) ; — période 249 ; 

— de piano 217 ; — surchargée en son 
milieu 178; — tendue horizontalement 
249; — unisson 243; — verticale 249 ; — 
vibrantes (théorie de Lagrange) 246,.. , 249. 

Cordon : double (torsion et détorsioa 

• alternative), remplacement par gros fil 
d'acier, 5; — sans fin 46 (cordonnet ten- 
du); - 183 

Coriolis 128 (théorème). 

Corné de fourche 25, 52. 

Corps : aimanté 73 (et champs : couple);. 

— dissymétrique 150; — isolants 118; 

— oscillant 183 (fréquence); — pesant 
73 (et pesanteur : couple); — de révolu- 
tion 150; — solides 58 (et paramètres de 
définition constants : hypothèse faussej, 
65 (état physique : modifications spon- 
tanées); — tombant : en chute 194 
(quasi libre), plus ou moins libre 202,.., 
205; — tournant autour d'un axe 94 
(moment d'inertie); et oscillant autour 
d'un axe perpendiculaire 150, 157; — 
trempé plus ou moins 65. 

Coucou : roues 10 (recul). 
Coulisses 140 (deux), 161 (déplacement). 
Coup perdu : voy. Echappements; — 27 
(passage). 

Couple : accélérateur 6; — accru légère- 
ment 40; — action 22, 26 (C. dû au 
spiral), 71 (durée d'oscill.); — agissant 
45, 109 (invariable); ajouté 231; — 
annulé immédiatement 84; — appliqué 
82, 83 ; — constance 45 ; — constant 3 
(et période), 4 ;el C. transmis), 9, 47 
(quasi), 48 (moyennement), 109 (en 
théorie), 1 10 (à peu près), 130, 199; — 



courbe figurative 4, 34, 39; — création 
113; — croissant 164; — différents 82; 

— diminution 40 ; — dus : à la pesan- 
teur 71, 199, 201 (augmentant), 262; 71 
(à l' élasticité du spiral), 229 (à l'échapp.) ; 

— égaux (sens inverses) 84, 245 ; — et 
élongation 81; — s'équilibrant 26; — 
exercé 83 (sur balancier), 84; — expres- 
sion 4, 83, 89, 150, 199; — et flexioji, et 
force, 82; — voy. Frottements; — 
insuffisant 26; — intégrale par rapport 
au temps 114; — introduit par régula- 
teur 154; — invariable 136; — voy. 
Loi; — mesure 83, 162, 245; — minime 
109; — moindre 42; — moment 157; — 
moteur 3 (et amplitute), 4 (devenant 
résistant), 6 (variation), 9, 27 (suffisant : 
nécessaire), 34 (courbe représent.), 96 bis 
(invariable), 1 10 (continuité), 136 (imposé 
par rouage), 138 (croissant), 192 (magné- 
tique), 227; — nécessaire 81; — nul 
27, 82, 84, 196; — parties 199 (constante, 
variable); — positif 83; — produit 5, 41 
(influence), 73 (même forme), 81 (spiral 
homogène déformé), 213; — de rappel 
181 (considérable); — résistant 4 (im- 
portance au moment du choc), 9, 16, 34 
(courbe), 136, 192; — résultant des 
frottements 165; — retardateur 6, 154; 

— somme nulle 83; — voy. Spiral; — 
statique 4, 26; — subsistant 82; — 
surajouté 89; — de torsion 221 ; — total 
162; — travail 4 (nul; positif), 9; — 
uniforme 82; — variable périodique- 
ment 110; — variation 39, 48, 82, 84 (le 
long du ressort). 

Gourants électriques : amené 158; — alter- 
natifs 118 (à bas voltage), 182 (indus- 
triels : fréquence), 188 (deux : même 
période, décalés); — augmenté 194 bis; 

— brefs 101 (à intervalles constants); — 
de charge 114; — continus 118, 179 (per- 
manent : obtention) ; — coupé périodique- 
ment 193; — diminuant 1 1 7, 166; — discon- 
tinu 192 (envoyé par diapason); — dis- 
continuités périodiques 178; — voy. Emis- 
sion; — d'entretien 115, 116,178, 179 (in- 
terrompu : disjoncteur), 180 (intensité 
modifiée), 188 (phase), 190 (constant, 
variable); — envoyé 107, 113 (de faible 
durée), 145, 163 (dans voltmètre); — éta- 
blissement 208 (durée); — faibles 115 
(d'entretien); — fermé 99, 100, 102, 104, 
105, 110, 113; — fermeture 181 ; — de 
Foucault 116; — de haute fréquence 118; 

— induit 118 (de basse fréq.), 194, 254; 

— intensité 99 (et action), 102 (variable), 
107;augmentée 115,120; 136 (diminuée), 
168 dangereuse); modiOcation 180, 201; 
205 (la même), 206, 233; — interrompus 
137, 158, 175 (période déterminée), 178 
(émission et enregistrement), 179 (fré- 
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quence bién déterminée), 181, 194 bis (de 
période voulue); — inversés 102 (pro- 
duction), 103 (émission toutes les minu- 
tes), 113 (envoi); — oscillant 118 (de 
très haute fréq.); — partage 166; — pas- 
sant 102 (pas), 108, 112 (interverti), 173 
(constatation : galvanoscope), 178, 179; 

— période 182 (invariable); — perma- 
nent 201, 203; — rompu 90, 100, 102, 108, 
110, 192, 203; — rupture 152, 158 (sur 
dérivation), 181; — sens : invariable 
102, 192; variable 177; — suffisant pour 
entretien 137; — triphasé 166; — variant 
177. 

Courbes : adoucie 85; — allure générale 
262; — centre d'inertie 76 (coordonnées), 
80; — choix 74; — complète 77; — voy. 
Couples; — définie 75 (par angle); 

— déformation 74 (problème), 75 (et 
tang. en un point), 77 (loi imposée); — 
déformée 77 (et courbes terminales); — 
de descente 153; — discontinuité 182; — 
voy. Échappements; — encastrée 74, 77; 

— équation 186; — extrémité 75 (condi- 
tions imposées), 77; — figurative : voy. 
représentative; — forme 74 (initiale : 
imposée), 88 (et rayon de courbure) ; — à 
grandes ondulations 63 (festonnées); — 
imaginaire 68; — invariable 139; — voy. 
Lampes; — linéaire 62, 67; — longueur 
77; — voy. Marche; — de montée 153; 

— parabolique 62; — réalisation 135 
(pend, coniq.); — régulière à définition 
mathématique 68; — représentative : 
voy. Couples, Marche; 170 (des vites- 
ses), 197 (fréquences et surcharges); '— 
schématisation 262; — sinueuse 205; — 
successives 185 bis (voisines : apparence 
de sinusoïde se déplaçant); — tétées 
85, 86; — terminales : voy. Isochronis- 
me; théoriques 78 (exemples), 79 (obten- 
tion expérimentale), 82, 85 (déformation 
faible; oblnntion; modification), 86 (dé- 

j formation), 89; — utilisée 153 (hyperbole 
équilatère); — vue 187. 

CourU circuits 102 (évités), 164, 194 bis. 

Couteaux : arête 240 (déplacement hori- 
zontal); — coplanaîres 244 (balance); — 
fictif 210; — marqueur 203, 210 (rem- 
placé par inscription photographique; — 
métallique ou de charbon 177; — repo- 
santsur: traverse de cuivre 236, plaques 
de métal 237; — de suspension 227, 
241 ; — 38, 229. 

Crapamdines 70 (creusées dans plateau et 
coq), 79. 

Crin : sur diapason 181; — paquet 175 
(queue de cheval); — vertical 124. 

Crochet : d'encliquetage 106 (mouv. de va- 
et-vient), 108; — entraînant roue à 
rochet 115; — tranchant 247. 

Grava 201 (expérience). 



Curseur 120. 

Cylindre : articulé 148; — axe 77, 181 ; — 
et balancier 63; — de bois paraffiné 
120; — coupé 70; — échappement à 
repos 21 ; — voy* Encoche ; — entaillé 
136; — épaisseur 22 (montre ordin.); — 
de fer 204, 248 (cheville de piano); — 
fixe 140 (d'acier), 143 (avec papier tendu), 
164; — horizontal avec papier : enfumé 
146, photographique 261; — voy. Métal 
mou; — mince 12 (coupé); — de moteur 
à gaz 169 (admission du gaz); — mouve- 
ment 181 (hélicoïdal; de rotation); — 
oscillation 22 (cause); — voy. Papier; — 
paroi 21 (épaisseur : écorce); — petit 70 
(de laiton); — plongeur 171; — position 
extrême 63 ; — rotation nécessaire 21 ; — 
et roue d'échappement 45 (rouages inter- 
médiaires); — solidaire de la platine 48; 

— tournant 123, 181, 182 (à peu près 
uniformément), 183 (enfumé), 189; — 
vibrant' transversalement 178 (emploi); 

— vitesse 22; — 30, 137, 158, 232. 

D 

Dashpot 154. 

Décalage : azi mutai 109; — changement, 
conséquence, 192; — convenable 254; 

— courants alternatifs 188; — voy. Dia- 
pasons; — entre fermeture et émission 
119; — v d'équilibre 192; — exact 226; 

— moyen 194 bis; — nul 188, 213, 227, 
235; — voy. Pendule; — pris 236 (par 
pendules); — produit 194$ — rôle 170, 
213 : — variable périodiquement 38 (ancre 
et pendule); — variation périodique 
194 bis; — 230, 242, 244, 253. 

Décharges 118, 206 (apériodique, pério- 
dique). 

Déclenchement automatique, inertie 
(elTet), 202; — voy. Mécanismes; — pro- 
duction 28", 107 (par électro); — voy. 
Sonnerie. 

Décrément 174. 

Décrochage 170 (lame vibrante), 192 (pos- 
sible). 

Déformation : voy. Courbes, Ellipse; — 
fixation 200; — et force, des lames bimé- 
talliques (balanciers coupés), 91; — 
petites 77 (et déplacement angulaire : 
extrémité mobile), 84, 174 (nombreuses) ; 

— de ressort 159 (énergie potent.); — 
voy. Spiral. 

Dégagement : voy. Ancre; — brusquerie 
28; — voy. Chevilles; — force 27, 36 
(nécessaire : très faible); — frottement 
34; — instant 27; — intempestif évité 
40 ; — production 41 ; — résistance 28 ; — 
vov. Roqfe d'échappement; — sans bruit 
36; — 1, 6, 39, 43. 

Dejean de Fonroque 135. 
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Démarreur à force centrifuge 168. 

Dents : action : par pointe 3, 4, 7, 11; 39, 
52 ; — allongement 23 ; — conductrices 194 
bis-, — écarte ment minimum 20; — 
égales 36; — en étoile 23; — face utile 
il (avant); — forme 25, 63; — frotte- 
ment sur cylindre 22; — glissement 31 
(sur l'incliné), 110; — vov. Inclinés; — 
inégalité 22; — isolantes*194 bis; — de 
loup 177; — nombre 8 (arbitraire), 63 
(roues et pignons : rapport), 108 (incon- 
vénient), 192 (armature), 193 (roue de 
rouage), 194 (le même); - pointes 8, il, 
21 (marteau), 23, 24, 27, 41 (butoir); — 
profil (forme) : quelconque 3, 7, 11; 21 
discuté), 40, 63 (théorique); — recul 24; 

— de roue d'échappement 22, 34, 36 
(réduites à 3); — taille 63 (parfaite); — 
talon 21; — très. fines 110; — 101, 103, 
105, 236. 

Déplacements : voy. Aiguilles; — alter- 
natif 262 (grandeur); — amplitudes 213; 
— . voy. Ancre; — angulaires 77, 176 
(très petits), 186 (miroir); — vov. Axe, 
Battant : axe, Boules, Chevilles, Cou- 
lisses, Disjoncteur; — égaux 231 (sens 
contr.); — voy. Fourche; — horizontal 
194 (convenable de lentille), 240 (arête 
de couteau), 267; — voy. Levier; — 
d'une masse 198, 199, 231; — linéaires 
176 (notables), 182 (et rotation), 186 (len- 
tille); — voy. Manchon, Mobiles, Nez, 
Pendule; — planche 238 ; — voy. Point : 
vernal; — propres 146 (sismographe); — 
rapide 118 (rotation); — voy. Ressort; — 
simultanés : 42, de 3 lampes 261 (enre- 
gistrement); — du sol 146 (inscription), 
148; — voy. Support; — et temps 209; 

— uniforme 57, 145 (bande de papier); 

— utilisé 152; — vertical 153, 183 (des 
images), 240 (support Savart), 267; — 
201. 

Deprez 181 (électros très petits). 
Dés pleins de mercure 113. 
Désaimantation : vov. Chronomètres; — 

mécanisme 73 bis (complexe). 
Descartes 154 (théorème). 
Désembrayage 108. 
Détecteur 120, 122. 

Détente : de chrono^raphe Le Boulangé 
203, 210; — voy. Échappements, Ressort; 

— soulevée 33. 

Détorsion gênante 124 (cordelettes ordi- 
naires). 

Développée de parabole 126, 138 (et de 
cycloïde : sens contr.), 150. 

Développement 90 (symétrie plus grande). 

Diapasons : accordés 175 (série : entre- 
tien); — amortissement 182 (variation) ; 

— auxiliaire 184; — sur chariot 181 ; — 
chauffé 101; — décalage 177-, — défini- 
tion 171; — deux synchronisés 177, 179, 



180 (diff. de phases); — emploi chrono- 
métrique Ch. x; — entretenu 177, 180; 
électriquement 182, 184, 205; — entre- 
tien : électrique 171, 194 bis; voy. mou- 
vement, 177 (par diap. d'entretien), 179 
(par résonance), 180, 191 (non élec- 
trique), 200; — étudié 191 (et diap. de 
comparaison); — épaisseur 171; — à 
étalonner 184; - excitation 191 (coup de 
marteau ; arrachement de pièce serrée) ; 

— extrémité 181 (crin, style léger), 197 
(surcharge); — forme 171, 185 (d'équi- 
libre); — fréquence 171, 176, 180,., 182 
(variation), 184, 185, 191, 194 bis, 197 
(variation par surcharge), 198; — hauteur 
176 (détermination) ; — inscription directe 
142; — voy. ( Koenig; — ta 3 : 171; — et 
lames flexibles Ch. x (171.. — 185 ter); 

— largeur, longueur, 171; — mouve- 
ment : entretien 175 (archet), 176 
(échapp.), 177 (magnétique), 179 (réso- 
nance); 181 (relatif);-- oscillations 174 
(amortissement), 200 (dans un liquide); 

— période : modification 171, 197 (en 
marche), 201 (par électro-aimant); me- 
sure 181,., 183 (en valeur absolue), 
185 bis; 199 (et azimut), 200 (air, eau, 
mercure), 205 (demi); — phase 184; — 
prix 171 ; — régulation d'une dynamo 
194 67s; — et roue phonique 189; — 
second 194 bis (entrelien); — supplé- 
mentaire 201; — surchargé 176, 184; — 
surface éclairée 187 (grains d'antimoine 
pulv.); — symétrie 171; — talon 171 
(volume augmenté), 172, 174 (sur caisse 
de réson.), 199; — et température 191; 

— tenu à la main 174; — tiges 187 
(extrémités élargies en disques), 193 
(surchargées); —u< 4 : 171, 191; — utili- 
sés 180, 205 (déferm. de la vitesse); — 
vertical 184, 185 bis, 187 (entretenu 
électr.), 199; — vibrations : amplitude 
173 (mesure), 180 (modifiée); 189 (plan 
horiz.), 205 (nombre : détermination), 
^43 (des lames et support). 

Diaphragme : de limitation 51 (lunettes 

terrestres) : — 63. 
Diderot 258 (Encyclopédie). 
Disjoncteur : déplacement 210; — deux 

206; — disposition 210; — vov. Fils; — 

spécial 205; — 179. 
Disques : d'aluminium 142 (fendu); — de 

bois 221 6/5; — de carton 262; — de 

cuivre : rouge 104, 194; 194 bis (denté); 

— deux 91 (assez lourds); — entraîné 
185 (par arbre): — épais 147 (horizon- 
taux); — de fer 194 (denté); — homo- 
gène 229; — horizontal, immergé dans 
huile, 154; — de laiton 179; — monte 32 
(excentriquement), 79 (sur pivot : comme 
un tolon); — oscillateur 42; — phases 
188 (diiïércnce): — et poids 79 (sorte de 
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balance) ; — remplaçant roue <f échapp. 
30; — serrage modifié 188; — tournant 
180; — de verre 185 bis (enduit de 
vernis noir; tournant); — 158, 180. 
Dissipation de l'énergie : 250 (fonction 
dissipatrice), 251 (conservation et dissi- 
pation : taux), 252 (petites oscillations), 
253 (deux variables), 254 (manipulation) ; 

— 255 (non introduite par forces gyro- 
scopiques). 

Dissymétrie : voy. Appareil, Echappe- 
ment; — de l'entretien, importance 
relative et amplitude, 0; — inévitable 8, 
24; — de l'oscillation 92; — pendule 
conique 135 (01 et suspension); — de 
surcharge 18. 

Distribution de l'heure : voy. Air com- 
primé, Heure, T. S. F.; — précision 119. 

Ditisheim 96 bis. 

Doigt : de dégagement 27; — forme 28 
(convenable); — 36, 38, 50, 103, 113, 
140, 210. 

Dôppler 265 (principe). 

Droite : courbe terminale théorique, deux 
raccordant arc de cercle, 78; — inclinée 
264, 265; — parallèles 182; — - raccor- 
dant deux quarts de circonférence 78, 
80. 

Dnhem 65 (faux équilibre). 

Duplex tangent 23, 136. 

Durées : d'un contact 208 (mesure); — 
faibles 206 (détermination par une 
mesure de quantité d'électricité); — 
voy. Oscillations. 

Dynamo : circuit 266; — démarrage 168; 

— d'entraînement 175; — petite 163, 
175; — voy. Puissance; — à régulateur 
166; — régulation par un diapason 194 
bis; — vitesse 266; — 118, 136, 152, 268. 

Dynamomètre différentiel 165 (de trans- 
mission par roues d'angle). 

E 

Earnshaw 28. 

Ébranlement : horloge (battements), suffi- 
sant, 117; — vitesse de propagation 119. 

Écart : correction 61 ; — égaux 237 (avec 
la verticale); de marche 62 (somme 
en valeur absolue); — moyen 60 (limite 
supérieure), 62 (de la marche diurne, 
de période à période; — nul 62 (rigou- 
reusement : marche uniforme); — sens 
inverses 121; — en valeur absolue 60 
(somme). 

Échappements : action : et défaut d'iso- 
chron. 6, 13; 29, 35, 108 (sur), 226; — à 
ancre 10 (;i recul); — voy. Arnold, 
Avance. Bréguet, Brocot; — à carrousel 
72; — à chevilles 1, 6, 43 (à repos), 14 
(perfectionnement de Lepnute), 16, 38 
<sur l'ancre), 44; — voy. Chronomètres, 



Cole; — courbes 6 (profil); — à cylindre 
1; à repos 12, 21, 22 (réalisation); — 
déclanchement 24 ; — à détente : et coup 
perdu 1, 16, 17, 27 et 97 (arrêts, sauts), 
29, 33; 136 (pend, coniq.); — dissymétrie 
13; — dissymétrique 37; — divers 11 
(repos et demi-repos); — duplex 23 
(Leroy : à repos) ; — voy. Earnshaw ; — 
effet 6 (augmenté; allure), 29, 91; — à 
entretien par ressort 38, .— ., 44; — 
pour entretien 52 (d'une rotation con- 
tinue), 176 (d'un diapason); — voy. 
Fénon, Féry; — fonctionnement 236; — 
à force constante 1, 28; 32, . — 37; — 
voy. Garnier, Graham; — à grand recul 
10; — voy. Granger; — d'Horloges Ch. i 
(1,.—., 18), 115 (électrique), 231; — 
avec inclinés sur la roue 11, 12; — 
influence 86; — irrégularités 5 (petites); 

— voy. Kelvin (L.), Levée; — libre : à 
ancre 1,6, 24, 25 (fourche et balancier), ., 
27, 30, 44, 52, 86, 104; à détente et coup 
perdu 17, 19, 27 (abandon); a pivot, à 
ressort, 27; 115 (pour horl. élect.), 136 
(pend, coniq. : erreur mécanique), 228 ; — 
à manivelle 30, 31 ; — le meilleur 24; — 
voy. Métronome ; — modernes 5 (montres : 
fonctionnement; — voy. Montres; — 
nombre t (très considérable); — - ordi- 
naire 24 (montres, chronomètres), 268; 

— à palettes 4, 5, 11, 20; — voy. Pen- 
dule; — et période 6, 9, 29, 35, 65 (effet 
exagéré); — voy. Pièces; — à pivot 27; 

— pour pendule conique 136; — voy. 
Problèmes; — à recul : à roue de ren- 
contre 1, 3, 4 (durée),., 6, 18, 20; à ancre 
10, 20 (horloges actuelles : campagne); 
30; — réglage 18; — voy. Reid; — à 
repos : voy. Graham, 3, 10,.., 13, 15 
(axes perpendiculaires), 16, 19, 21,., 23, 
30 (horloges), 38, 44 (après l'incliné), 
228; — à ressort 27; — voy. Retard, 
Réveille-Matin, Riefler, Robinson; — 
rôle double 1, 23: — voy. Rouage, Roue 
d'échapp. ; — simple 24 (le plus); — 
pour Spiral réglant Ch. u (19,.—., 29); 

— voy. Strasser; — supériorité 1; — 
supprimé 136 (pend, coniq.), 226; — 
symétrique 15 (à repos); — à la tan- 
gente 176; — à tourbillon 72; — usuels 
6 (des horloges); — voy. Vérité. 

Échelles : changements sur les axes 213; 

— de temps 57 (sidéral, moyen ; — réelle, 
de compte). 

Éclaira : et chutes (hauteurs différentes), 
durée, 210 ; — équidistants 142, 209 (dans 
le temps); — fréquence 184; — nombre 
194 (par seconde : connu); — produc- 
tion 182, 184, 185, 210; — servant de top 
185 1er; — transmis, voisins, 194. 

Éclateur 118 (boules), 121 (une étincelle). 

Écliptique 53. 
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Écoulement en paroi mince 2. 

Éclipses 2(début et Un). 

Écorce 21 (paroi : épaisseur)* 

Écouteurs : bruit très sec 121, 122. 

Écran : à fente 210 (déclenchement); — 
fixe 184 (a fente); — horizontal 232 
(plafond); — mobile 183 (diapason : 
branche verticale); — occultant périodi- 
quement source 194; — parallèles 51, 
182 ; — percé d'un trou 51, 182; — petit 
51 (obtention); — porté par diapason 
182; — vitesse modifiée 210 ; — 186. 

Écron : 171, 172 (à oreilles), 175, 181, 199, 
236, 266 (très mobile), 267 (position 
moyenne ; course), 268 (régulation ; hau- 
teur moyenne). 

Effets : s'ajoutant 96 bis, 199 (pesanteur 
et élasticité); — angulaire 186; — artis- 
tique 260 (meilleur); — voy. Choc, 
Échappements; — de l'élasticité 199; — 
exagéré 65; — voy» Frottements; — 
inverses 199; — voy. Magnétisme; — 
non liés d'une manière définie 95; — 
voy. Pesanteur; — se retranchant 96 615; 

— voy. Température. 

Efforts : voy. Balancier; — à exercer 45 
(variable); — moteur 63 (variation); — 
nécessaire 45 (forces supérieures); — 
tranchant 196 (nul). 

Électro-aimant : action augmentée 201 ; — 
alimentation 118; — armature 99, 100 
(va-et-vient), 102 (polarisée), 107, 108, 
111,., 113, 181 (avec style), 192, 193 (très 
légère), 205 (faisant marque; retards 
inégaux : élimination); — blindé 178; 

— champ 166; — de chronographe enre- 
gistreur 117; — voy. Deprez; — deux 
102 (armature commune), 112 (polarisés), 
179, 192 (en série), 202,., 204, 210; — 
droit 166; — enroulements : deux 166, 
203; — excitation 164, 181, 194 bis; — 
fonctionnant 109, 110; — magnétisme 
interverti 203; — et mouv. d'horlogerie 
100; — et période 201 (diapason, verge 
vibr.); — place, polarisé, 177; — pola- 
rité 102 (inversée; non changée); — 
pôles 137, 164, 192; — réglage 107; — 
de relais 119; — série 205 (circuits indé- 
pendants); — support robuste à coulisse 
210; — utilisation 181 (comme intermé- 
diaire); maiutien 204 (d'une masselotte 
de fer), 209 (d'un pendule de fer); 210 
(lâcher de tube). 

Electrons 257 (vibrations). 

Ellicott 236 (expériences). 

Ellipse : aire 133; — axes 124 (rapport), 
135 (grand : tour); — déformation 139, 
190 .période : déterminations 201, 232 
(continue); - demi 78 (courbe terminale 
théorique,; — équations 124, 153; — 
évanouissements ISO (par seconde : difT. 
des fréquences), 201; — immobile 179; 



forme modifiée 180, 186 (avec difT. de 
phase); — invariable 139; — ligne des- 
apsides 134 (révolution); — de Lissajous 
179 (passages consécutifs par une 
variété); forme 188 (détermination), 191 
(variation : fréquence); 232; — stabi- 
lité 139. 

Ellipsoïde : deux 213 (même centre); — 
équation 213 (d'une sphère); — d'inertie 
150, 157; — principal 150; — de révo- 
lution 150, 157. 

Elongation : actuelle et force 247 ; — voy. 
Amplitude; — et choc 29; — égales 234- 
(même sens) ; — maxima : voisinage 32„ 
38; 40, 147, 177, 264 (symétriques); — 
nécessaire pour fonctionn. de l'échapp. 
236; — puissances croissantes 89. 

Embrayage 108. 

Émission : appareils portatifs 104, 105; — 
automatique 123; — de courants inter- 
rompus et enregistrement 178; — plu- 
sieurs, première après inversion, 102; — 
radio-télégraphique 119 (appareils); — 
toutes les minutes 103; — T. S. F. 118- 
(distribution de l'heure); — utilisation 
113, 145 (pour impression d'une lettre). 

Enclume 208. 

Encoche : approfondissement 23 ; — dan a 
cylindre 22; — 101, 113. 

Énergie : absorption 115, 152 (frein), 170, 
255 (non) ; — voy. Balancier; — cinétique 
6, 42 (maxima), 94, 197, 200, 211 (expres- 
sion), 221, 225, 236 (se communiquant), 
262 (et chocs); — compensée 24; — 
conservation 251, 255 (équation l'expri- 
mant); — constante 6 (fournie); — voy. 
Dissipation; — employée inutilement 
13; — excès disponible 170; — fictive 
153, 156, 158; — voy. Force centrifuge; 

— fournie 5 (diminution : conséquence), 
16 (la même par période, 22, 32; pen- 
dule 34, 39, 236; 213 (aucune), 236 (éva- 
luation); — voy. Frottements; — néces- 
saire 42, 230 (à entretien); — passage 
alternatif 217, 237, 243; — perdue 37; — 
perte 38 (pendule); — voy. Pesanteur; — 
potentielle 147; force centrifuge 150, 153, 
156; 153 (sphères, manchon), 155(boules)„ 
15*, 150 (de déformation : ressort), 197, 
200, 221, 222; — restitution 5 (régula- 
risée), 6 (par échap.), 28 (au balancier); 

— de rotation 225; — totale 37 (reçue), 
153, 155 (potentielle), 156, 158, 251; — 
transfert 221 (périodique), 243; — de 
translation 225; — transmise 1 18 (à Pair), 
213 (au corps oscill. : nulle); — varia- 
tion 216 (système). 

Engrenage : discontinu 23, 136; — et pous- 
sières 73. 

Enregistrement : voy. Battements : d'une 
horloge; — de courants interrompus- 
178; — voy. Déplacements : simultanés; 
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— direct 178 (cour, interr.); — voy. 
Émission, Oscillations : nombre, Phé- 
nomènes, Point : vibrant; — portatif 
181 (des secondes); — trains d'onde 
118. 

Enroulements : deux 166 (principal, de' 
réglage) ; — noyés dans paraffine 118; — 
sens 167. 

Entretien : avec un archet 175 (diapasons, 
lames); — voy. Battant, Baumann; — 
cause 112 (retard); — par chocs 52, 
263; — voy. Chronomètres; — par con- 
densateur 177; — continu 136; — voy. 
Courants; — par décharge d'un conden- 
sateur 114; — voy. Diapasons; — par 
différence des actions d'un poids 111 ; — 
difficulté 5 ; — voy. Dissymétrie, Echap- 
pement; — électrique 137, 171 (diapa- 
son); — voy. Fréquence, Grégory, Huile, 
Impulsion ; — par induction 177 ; — 
magnétique 175, 177; — par même lame 
194 (deux roues phoniques); — voy. 
Mouvements; — nul 263; — voy. Oscil- 
lations, Pendule; — permanent 175; — 
réciproque 177 ; — par résonance 179 ; — 
voy. Ressort, Rotation; — séduisant 116 
(indéfendable); — voy. Sphères; — 
théorie 178; — voy. Travail, Vibra- 
tions. 
Équateur 53. 

Équations : de condition 233; — voy. 
Courbes; — de décharge 207; — aux 
dérivées partielles 195, 247 (sens), 249; 

— eu elles-mêmes 131 (mathématiciens, 
mécaniciens); — voy. Ellipse, Ellipsoïde, 
Equilibre; — générale 224 (donnant les 
périodes); — voy. Hamilton, Jacobi, 
L,agrange, Mouvement, Pendule : entre- 
tien; — d'un problème 151. 

Équilibre : conditions 192, 157, 162; — 
directions 217 (nouvelles); — équation 
159, 160; — faux 65; — impossible 126; 

— indifférent 128, 160, 161 ; — instable 
79, 112, 147, 148, 161, 201; — * voy. 
Masses; — rompu continuellement 49; 

— stable 149 (obtention), 161, 224; — 
voy. Systèmes. 

Erreurs : acceptables 121 (limites); — 
accumulation automatique 107 (évitée); 

— causes 116 (contacts); — de compen- 
sation 60 (pour un degré centigrade), 
62; — maxima 68 (à Tatterrisage) ; — 
mécanique 136; — d'une minute de 
temps 68; — voy. Navigation; — non 
méprisable 73; — périodiques 60; — 
possible 245; — secondaire 60 (annulée), 
67 (supprimée); — sur le temps 207 
(minima); — voy. Temps : d'émission. 

Escarpolette 50. 

Etalonnage 142 (possibilité, douteux), 170, 

209 (direct; électrique). 
États : absolu 59, 66 (détermination de 
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jour en jour),.. 68 (connaissance précise); 

— actuel de la matière 174; — calcul 
59; — voy. Chronomètres; — comparai- 
son 69 (départ, arrivée); — constant 
(marche identiquement nulle), défini- 
tion, 59; — déformé 81, 88; — extrêmes 
216 (passage); — formule 66; — voy. 
Horloges; — intermédiaires 216; — mo- 
léculaire 61 (modifié) ; — non déformé 81, 
84; — perpétuel d'oscill. 192 (autour de 
décalage d'équil. : moteur); — positif 
59 ; — physique des solides, stable, 65 ; — 
succession 55; — variation 66 (calcul), 69 
(répartition). 

Étincelles : chapelet, de décharge d'un 
condensateur, 118; — éclatant 143, 205; 

— évitées 177; — fréquences 120; — ob- 
tention 118;— de rupture 102 (oxyda- 
tion évitée); — soufflée 118 (et rendue 
oscillante); — une à chaque battement 
121. 

Étoiles : angle horaire, ascension droite* 
55; — à cinq branches 101 (d'arrêt); — 
circumpolaires 53 (emploi chronomé- 
trique: précision grossière); — équato- 
riales 53 (jour sidéral), 55;— fondamen- 
tales 55; — observation impossible 121 ; 

— passage au méridien 54, 56; — quel- 
conques 55; — reconnaissable 53 (voisine 
de l'équateur) ; — à trois ailes 101 ; — 
utilisation 56. 

Étrier de suspension ' 225 (poids négli- 
gé)- 

Étuve à deux enceintes 191 (et fenê- 
tres). 
Euler 244, 247. 

Excentrique ; axe 106; — rayon 170; — 
rotation 32 (demi- tour). 

Expériences : de cours 179 (intéressante), 
181 (oscill. : inscription), 191 (diapason 
chauffé) ; — voy. Crova ; — curieuse 226 ; 

— de démonstration 91, 172 (diapasons, 
lames vibr.); — élégante 128 (à faire); 

— voy. Ellicott; — facile 50 (à montrer), 
73 (intéressante) : - voy. Felcri, Harvey, 
Heimholtz : caisses de réson. ; — histo- 
riques 216; — voy. Huyghens; — instant 
critique 177;- — instructive 161 : — inté- 
ressante 73, 128 (très), 201 ; — voy. Kœnig, 
Kolacek; — de laboratoire 67 (et para- 
mètres : constantes) ; — voy. Lissajous ; 

— nécessaires 65, 200; — plus belle 186 
(et plus simple) ; — précision ordinaire 
104 (appareil commode); — se pronon- 
çant 8ft; — réalisation 84; — voy. Réso- 
nance; — résultat 262 (représentation); 

— voy. Savart; —simples 216, 260 (bat- 
tantrétrogadedevenant lancé); —sur spi- 
ral à courbes théor. 82; — systématiques 
65 (nécessaires), 96 bis; — vov. Vérité; 

— 125. 
Explorations à terre 69. 
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F 

Fabrication horlogère (xix* siècle) 1. 
Faces de levée 8 (ou d'impulsion). 
Facteur amortissant 253. 
Faire le quart 2. 
Farcot 156 (régulateur). 
Faux équilibre 65. 
Favarger : voy. Hipp. 
Faye-Peirce 241 (problème). 
Felcri 249 (expérience), 
Fenêtre 203. 

Fénon : échappement 34 (à ressort), 35. 

Fente :sur bras 136; — déconvrement 185 
(éclair); — deux 184, 185; — éclairée 
142 (étroite), 185 ter, 194 (découverte pé- 
riodiquement), 210; — fine : horizontale 
182, 185 bis, 210, 249; 184 (verticale); — 
fixe 210; — image 184, 186 (réelle), 194, 
210 (agrandie projetée); — largeur 194; 

— latérale 184 (image) ; — mobile 185 ; — 
projection sur une autre fente 194; — 

, radiales 142 (douze); — verticale 63, 126, 
184. 

Ferrié 120 (détecteur). 

Féry 115 (échapp. libre pourhorl. électr.). 

Ficelles 50 (attachées à poutre), 221 bis 

(trois). 
Figurine 44. 

Fils : d'acier 5, 42, '130, 178, 206 (vertical), 
217, 227 (deux bouts); — d'argent 177, 
254; — bouts 84 (équilibre), 227 (libres) ; 

— de bronze 42; — circulaire 84 (d'abord ; 
déformé); — à coudre 227; — coupé 84, 
203; — deux 148, 178, 219; — disjonc- 
teur 178 (périodique); — dissymétrie 
135; — égaux 220; — élasticité de tor- 
sion 44; — élastiques 127, 213; — ellip- 
tique 139; — de ferro-nickel 42; — fin 
111,114; très 120,130 (inextensible), 217, 
221, 221 bis: — ilexible 79; — forme à 
donner, fusible, 79; — gros 120; — in- 
clinaison 217; — inextensibles 130, 223; 

— longs : isolés H8, 120; très 146, 221 
bis; — longueur 127 (et poids supporté), 
246 (invariable); — métalliques : voy. 
d'acier, de bronze, de ferro-nickel ; 91 
(long : torsion), voy. de platine, 124 (fin: 
corde de guitare), voy. d'argent, 178 
(cuivre amalgamé); fer 178, 197 (petits 
bouts), 206 (très fin); 207, 221, 221 bis, 245 
(très fins : identiques), voy. de platine ; 

— nu 120; — de platine 120, 173, 177,., 
179; — plusieurs 120 (parallèles); — 
recourbé formant fourche 44; — réticu- 
laires 53, 184; — rigidité 245 (mesure); 

— rupture 207; — section carrée 139; 

— de soie 32, 236 ; — souples 261 ; — spi- 
rale 178;— substitué à ruban 42; —de sus- 
pension 125 (cône circul.; doublé), 126 



(longueur modifiée), 127 (élastique), 13» 
(pend, coniq.), 148 (deux), 217, 234 (dou- 
bles), 245 ; — de téléphone 120; — ten- 
dus par des poids 213; — tension : par 
unité de masse 124, 127; 125, 130 (posi- 
tive : explicitée), 219, 244, (moments), 

246 (constante); — tordu (en spirale), 

247 ; — torsion: voy. Constantes; — trois 
166, 221 bis (courts); — verni 120; — 
zigzaguant 203 ; — 149, 224. 

Fisher 73 (chronomètres : marches). 
Fléaux 102, 244 (balance). 
Flotteur 2. 

Fonction dissipatrice 250,., 252. 

Forces : action 3, 5 (continue), 151, 158; 

— et allongement 222; — amortissantes 6 
(quelconques), 262 (arbitraires; petites); 

— annulée instantanément82 ; — appli- 
quées 84 (et flèche), 125 (résultante), 128 
(moment), 150 (réduites à pesanteur), 159, 
212 (travail) ; — attractive 128 (diminuée) ; 

— augmentation 5, 201 ; — - axifuge 125, 
157 (énergie), 158 ; — axipète 125 ; — cen- 
trifuge 91 (et spiral coupé); intervention 
94, 144; 126 (influence), 128 (rôle), 130, 
131, 150 (potentiel; couple), voy. Energie 
potent.; action 151, 158; 153, 156, 159 
(énergie), 161 , 162 (moment), 164, 165, 168 
(utilisation), 204; — conservatrices d'éner- 
gie 216, 250 ; — constante 1, 4, 10, voy. 
Echappements; — contre-électromotrice 
induite 166;— et couple 82; — voy. Déga- 
gement; — direction 84 (par fil); — dis- 
sipatrices d'énergie 250; — élastiques 82 
(remplacement) ; — électrodynamique 
178; — électromotrice : voy. Pile, 163, 
168, 203 (la môme); — d'entretien 230 
(synchrones), 238 (nulles); — équili- 
brantes 151 ; — fictive 125 (axifuge); — 
gyroscopiques 255 (définition), 256 (deux 
variables; absence), 257 (exemple); — 
horizontale 152 (disponible pour réglage); 

— instantanée 4 (supplémentaire); — in- 
variable 45 (sur échapp. et pendule); — 
irrégularité par : contact, choc, 5; — 

— en jeu 152, 154, 164; — moment nul 
130; — motrice 3 (action; déterminée), 
5 (horloge), 10,26 (trop faible), 27, 29 (de 
roued'échapp.), 45 (invariable), 93 (excès); 
261 (poids); — nécessaire 36 (dégage- 
ment). 84. 110; — notableS;— nulle 82; 

— période réglée sur pér. d'oscill. 5 ; — 
périodiques 238 (intérieures); — à poten- 
tiel 212, 216, 250; — proportionnelles à 
la vitesse 257 ; — réglage (par rapport au 
mom. d'inert. du balancier), régularité 
(pesanteur, élasticité), 5; — répulsive 
128 ; — résultante 83 (nulle), 213, 246 ; — 
supérieures aux efforts nécessaires 45 
(sur machinerie); — voy. Travail; — 
variable 155, 219;— verticale 152 (dispo- 
nible pour réglage); — vive24(diminuée), 
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92 (totale), 94, voy. Théorème, 197, 212, 
213 (forme), 215, 222, 223. 

Formules : application 68 ; — approchée 
171 (diapason : dimensions), 207 (self très 
petite); — complétée 153 (régulateur de 
Watt) ; — voy. Etats, Fréquence ; -r- gé- 
nérale 84; — de l'hydrodynamique 200 
(application inconsidérée); — d'interpo- 
lation' 68; — voy. Lieussou, Marche; — 
ne convenant pas 71 (grands arcs) ; — 
non applicable 249; — voy. Oscillations : 
amplitude; — et régularité 68; — voy. Ré- 
sal; rigoureuse 171 (obtention impos- 
sible); — voy. Villarceau; — 138. 

Foucault : courants 116; — régulateur 155, 
160, 164 (d'absorption). 

Fourche : bec 24; — et cheville de pla- 
teau 25 ; — voy. Contrepoids, Corne ; — 
déplacement 8 (très lent; — équilibrée 
par contrepoids 51; — fixe 50; — voy. 
Fourchette : — immobile 8; — jeu per- 
mis 32 ; — voy. Levée ; — oscillation 8 ; — 
prolongée 25;^— réglage 44; — renver- 
sement évité 25; — vov. Réveille-Matin; 

— 100. 

Fourchette : voy, Amplitude; — assujetie 
42; — axe 13; — extrémité 44; — voy. 
Fourche; — de pendnle conique 136; — 
Strasser 38; — suppression 18 (absurde) ; 

— tiges 13; — 8, 17, 18, 24, 52, 145. 
Fourier 247 (théorème), 

Fréquence : altération 230 (par résonance : 
syst. entretenu) ; — augmentée 180, 
221 bis; — voy. Balancier; — comparai- 
son 186; — connue 209; — demeurant la 
même 152 (sensiblement); — détermina- 
tion 170, 183; - voy. Diapasons; — dif- 
férence : lames 179, 186; — différentes 
179, 182; — diminuée 180; — voy. 
Eclairs; — égales 257 (existence); — et 
entretien 175; — voy. Etincelles; — for- 
mule 171 , 246, 247 ; — identiques 182 ; — 
infinie 129; — influences diverses 184 
(amplitude, magnétisme, température) ; 

— voy. Métronome; — nulle 126; — ondes 
reçues 120; — ordre 172; — voy. Oscil- 
lations, Pendule; — petite 182 (cour. ait. 
industr.) ; — voy. Phénomène: — préfé- 
rable 186; — rapport 197; — du son 171 
(formule), 177; — et surcharge 197, 198; 

— et température 191; — variation 180, 
182 (en fonction de L'amplitude 210, 231 
(métronome); — 118, 125, 126, 128, 176, 
181. 

Frodsham 82 (chronomètres). 

Frottements : absence 154, 157; — action 
6 (retardatrice), 10, 167 (égalisation des 
vitesses), 248;— adoucis 140;— de l'air 
94, 94 bis, 136 (équilibrant couple mo- 
teur), 140 (accroissement : régulation), 
148, 158, 164 (couple dû); — et angle de 
repos 22; — augmentant 6, 16, (beau- 



coup), 29, 93, 94 (froid), 138, 140, 154 r 
156; rapidement 158, 170; 165 (brusque- 
ment), 183, 230 (et amortiss. max.); — 
voy. Avance; — constant 194 bis (im- 
posé) ; — couple 40, 165; — voy. Dégage- 
ment, Dents; — de deux solides 164 (uti- 
lisation : régulateur d'absof ption) ; — 
diminué 5 (suspension par double cor- 
don), 42 (considérablement), 183 ; — dis- 
paraissant 93 ; — dur 107 (devenant trop 
doux), 167 (plus ou moins); — effet 4 
(travail négatif), 93 (sur la marche), 139; 
— électromagnétique 194; — énergie 
absorbée 5 (restitution), 22; — énormes 
126; — évités 34, 94; — excès 136; — 
faibles 268 (très); - et forces, grandeur 
(mesure), 250;— inévitables 156 ; — in- 
fluence 170; — intérieur 170 (croissant 
avec amplitude), 174;— in variables 46; — 
minimums 18; — modifié d'une manière 
continue 194;— moindres au plat qu'au 
pendant 61 ; — négligés 153, 205, 231 ; — 
non négligeables 205; — nuls 157, 213, 
238, 252 ; - et période 29 (intervention 
négligeable), 93 (non altérée), 136; — 
perte 24;--- petits 209 (très), 263 ; — voy. 
Pivots; — rentrant 136; — voy. Retard, 
Spiral; — supplémentaires 48 (froid, 
vent), UO(considérables), 151 (introduits); 
. — surcroit dû à magnétisme 73 ; — travail 
absorbé 49; — variables 111; — varia- 
tions 5, 6, 10, 45 (raisons), 46 (suppri- 
mées), 47, 63 (inévitable), 95, 194 bis 
(possibles), 231 ; — et vitesse 6, 93; pro- 
portionnalité 96 bis (retard), 154 (réali- 
sation); — 34, 37, 39, 114, 144, 230. 
Fusée 10, 27. 



G 

Galets 157 (de roulement : nécessaires), 
159. 

Galilée 5 (pendule : emploi). 

Galvanomètre : balistique 114 (nécessité), 
120; 206,..., 210; — à cadre mobile 117, 
254; — déviation 179 (permanente). 

Garde-temps 55. 

Garnier: échappement à détente et à coup 
perdu 33; — horloges électriques 101. 

Gauchissement empêché 91. 

Glace : enfumée 124 (nivellement facilité), 
204 (lourde bande: chute quasi libre); — 
rectangulaire sur lentille plan convexe 
232. 

Glissement : début 22; — voy. Dents; — 
horizontal 267 (nul); — de l'incliné sur 
cheville 24; — voy. Manchons,* Masses; 
— obtention 108 ; — de pointe 8; — res- 
sorts 266, 267; — sans frottement 157. 

Glissières 16, 82 (rectangulaires polies), 
177, 209. 
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Godet à mercure : recouvert de pétrole 

178, 179 ; 268. 
Goupilles (Goujons) : action 33; — sur 

ancre 41 ; — sur balancier 20 ; — voy. 

Chevilles; — deux 34, 70 (voisines); — 

épaisseur 30; — excentrée 101 ; — fixe 20; 

— oscillant 24; — pression 107; — voy. 
Raquette; — simple 30 (rouleau en 
pierre dure) ; — six 103 ; — à tête allon- 
gée 18; — trois 31; — vingt-huit 145 
(régulièrement espacés); — 13, 17, 27, 
36, 37, 43, 109, 110, 136, 161, 164. 

Graham : ancre 38, 42; — échappement 
à repos (à recul) 1, 6, 7 (fonctionnement), 
8 (tracé), 9 (couples dus), 10, 13, 38 
(modifié). 

Grains d'amidon éclairés fortement 187. 

Gramme 166 (anneau). 

Granger : échappement 41, 42. 

Graphiques 146 (deux), 147. 

Grégory : entretien 114 (pendule), 177 

(diapason). 
Grimthorpe-Denison 48 (remontoir). 
Gros (Charles) : Échappements d'horloges et 

de montres 1 (en note). 
Guillaume IV (Landgrave) de Hesse-Cassel 

5 (détermination des ascensions droites). 
Guilmet 229. 

H 

Hamilton App. I (équat.). 
Haroun-er-Reschid 2 (horloge offerte à 

Charlemagne). 
Barvey 96 (pression de l'air : expériences). 
Hausse 175. 

Hautefeuille (Abbé) 20 (spiral). 
Hélice 77. 

Helmholtz : caisses de résonance 180 
(rôle); — comparateur 183, 187; — pen- 
dule 209, 210. 

Heures : actuelle du temps moyen de 
Paris 59, 66; — calcul 62 (avec précision 
absolue), 121; — des coïncidences 121; 

— comparaison 122; — connaissance 
(précision), conservation (mauvaise), 
121; — distribution : Ch. vi (98,. — ., 
117), par T. S. F. Ch. vu (118,. — ., 
123); — division 2; — envoyée 68 (par 
T. S. F. : exacte), 121 (par Paris : préci 
sion); — fausse par excès 73; — indi- 
quée 48 (par horloge), 66 (par chrono- 
mètre); — légale 56 (France et Algérie); 

— au méridien de Paris 59, 66, 69, 121 
(amélioration); — moyenne locale 57 
{du point à midi : paquebots); — propre 
121 (corrigée); — réelle 73; — sidérale 
56 (différence); — transmission : voy. 
distribution, 119, 123 (amélioration : 
Congrès de 1912); — de Wilhemshaven 
121. 

Hipp : chronographe enregistreur 176 



(genre Morse); — chronomètre robuste 
104; — pendule électrique Hipp-Favar- 
ger 113. 

Hipp arque 54 (position du soleil). 
Hooke 20 (spiral). 

Horlogerie : électrique proprement dite 
109,. — ., 117; — grosse (et remontoirs 
d'égalité), ordinairè, 45; — voy. Mouve- 
ments; — à pendule conique 136. 

Horloges : actuelles 20 (ancre à recul); — 
adjonction de pièces pour contacts élec- 
triques 101; — anciennes 2, 3, 5 (trans- 
formation en horl. perfectionnées); — 
d'appartement 20 (comtoises), 42 (ordi- 
naires); — arrêt 96 6w (air parfaitement 
sec); — astronomiques 10 (variations 
accidentelles); de haute précision 32, 
45; 48 (compensation inadmissible), 242 
(à deux pendules); nouvelle 266, 268 
(réglage : valeur nulle); — auxiliaire 
119; — avance 6, 108, 115, 121, 138; — 

— voy. Axe : rapide: — ^ à balancier 
inerte 3, 5, 6; — balanciers 229; — voy. 
Battements; — cage 18 (calage), 117 (et 
microphone); — dans cave 144; — de 
coïncidence 17, 121 ; — commandant 
bras 268; — comparaison 121, 184 (méth. 
des coïncidences); — à comparer 122 
(battements), 141; — de déclenchement 
45 p— à deux pendules 242; — échappe- 
ments 1, 6, 13, 30, 115, 231; — électri- 
ques 98; 109,. — 117; 166. (Thury); 

— d'émission 121; — voy. Entretien; — 
d'équation 57; — étalonnée 183; — état 
55 (définition : détermination); — d'ex- 
périence 10 (à 2 mobiles); — à fil de 
torsion 5, 42; — voy. Force : motrice, 
Garnier; — grosses 5 (pendules : par- 
cours), 61 (aiguilles), 109 (remontage); 

— identiques 236 (le plus possible); — 
indépendante 45 (de déclenchement); 

— indication 55 (détermination); — jus- 
qu'en 1657 : 3, 5; — voy. Kœnig; — mar- 
che 42 (450 jours sans remontage), 55 
(calcul, définition), 93 (sans nettoyage), 

108 (normale : reprise), 144 (variation), 
236 (simultanée : maintenue), 242 (alté- 
rée);— mère 98,101, 102 (pendule), iOô 
(syst. pneu m.),., 108, 166 (réglage); — 
monumentales 32, 45 (aiguilles; actuel- 
les), 46 (minuterie), 48, 109 (remontage); 

— moteur 5 (rôle), 45 (poids); — à mou- 
vements indépendants 08 (remises à 
l'heure); — mystérieuses 226; — ordi- 
naires 13, 42; remontage électrique 48, 

109 (luxe inutile); —.parfaites 54 (ré- 
glées); — à pendule 5. 6, 19 (ampli- 
tude); de torsion 43, 44; 224; — - perfec- 
tionnées 5 (balancier : amplitude), 53 
(régularité : limite); — position 19; — 
de précision 1, 5, 10 (et échapp. à recul), 
13, 53 (imperfections); — réglage 53 
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(quotidien), 57 (sur temps vrai : ancien- 
nement); — réglées 67, 68, 141 (par 
pend, coniq. : remise à l'heure); — re- 
tard 6, 138, 224; — à remontage élec- 
trique 48, 109; — à remontoir 48 (d'éga- 
lité : poids), 109; — secondaires 99, 101, 
102, 166; — sidérale 53 , 55, 121; — 
spéciale 121 (à contact électrique); — 
synchronisées 98; — de temps moyen 
55 (distribuant l'heure à Paris), 57, 121; 

— voy. Thury; — type : voy. mère; — 
vieilles 5 (campagnes); — voisines 236 
(diff. de marche annulée); — voy. 
Westminster. 

Hughes 145 (télégraphe). 

Huile : absence 4; — âgées de plus de 
3 ans 67; — changement 61, j67; — 
choix 93; — consistance et température 
45; — entretien 15; — épaississement 
5; et amplitude 6, 10; 29, 45 (par oxy- 
dation), 61, 65 (et accélération), 93, 95, 
144; — fluidité 61, 93 (initiale : ne se 
conservant pas; et température; degré 
absolu); — fraîches 10, 65, 67; — inter- 
vention 28; — modification lente, du 
pivot et froid, 95; — solidification par 
froid 93; — voy. Temps; — transforma- 
tion 29 (et durée d'exposition à l'air) ; — 
à trouver 95; — utilisées 93 (graissage). 

Humidité de l'air (action), invariable 
(maintien), rôle lubrifiant, 96 bis. 

Huyghens : expériences 236 (pendules 
sympathiques); — invention 1, 20 (spiral 
réglant); — voy. Pendule cycloïdal; — 
pendule pirouette : isochrone 126, 138, 
156; — perfectionnement 5; — travaux 
3 (1657). 

Hyperbole 224 (branches, centre, asymp- 
totes). 

Hypothèse simpliste 58 (fausse). 

I 

Idée nouvelle 1. 

Image : horizontale (linéaire), virtuelle 
(fine), 63. 

Impressions lumineuses : persistance 
183, 185 6w. 

Impulsion : constance 45; — constante 
33; — et couple moteur 34; — deux 
226 (égales, de sens contr.); — durée, 
effets mécaniques, 114; — d'entretien 
28, 113 (donnée), 115, 226 (alternat, de 
sens contr. : actions se détruisant); — 
espérée identique à elle-même 28; — 
forte 24 (action); — grandeur 114; — ins- 
tant 177; — isochrones 5 ; — loi H4 ; — 
nécessaire 26 (parfois); — sur pendule 
45 (reçue), 136, 226 (production); — 
périodiques : rôle 226, 227; — petite 114; 

— production toujours dans le même 
sens 52; — propriétés 114; — reçue 42, 



27 (une par oscill.), 28 (par balancier), 
45 (par pendule); -r- sens 177, 226 (con- 
traires); — unique 29 (condition), 136 
(pour chaque tour); — 1, 13, 23. 
Inclinaison : alternative 50; — voy. 
Corde, Fils; — modifiable 149; — néces- 
sité 20; -— des parcours 39 (la même); 

— variable 199. 

Inclinés : voy. Ancre; — après 38 (repos); 

— de dent 12, 21, 22 (poussée); — forme 
théoriquementoplima 11; — inclinaison 
13 (calcul); — en prise 40 (entrée); — 
rectilignes il ; — sur la roue il, 12, 38; 

— 15, 24, 37, 39, 41, 43, 52, 105. 
Index indicateur des unités 99. 
Inégalités : non périodiques 53 (s'accu- 

mulant); — du Soleil réel 57. 
Inertie : accrue 234, 235, 238 (en appa- 
rence); — diminuée 234, 235; — voy. 
Masses. 

Inscriptions : chronographiques 102 (labo- 
ratoires : dispositifs à fléaux, à ressorts), 
183 (ordinaire); — directe des oscilla- 
tions 181 (applications chronographi- 
ques); — photographique 182 (des am- 
plitudes), 210 (remplaçant couteau). 

Intervalles : correspondants 202; — deux 
(quelconques : mesure), différence, 204; 

— égalisation entre battements succes- 
sifs 8; — entre éclairs 185; — marqués 
par éclipses 194 (et non éclairs); — à 
mesurer : début et fin 202 (marqués), 
206 (contact électrique coupé), 210; — 
voy. Temps; — valeur 121, 123; — 
variation légère 183. 

Isochronisme : absolu 156 (non désirable) ; 

— approché : réalisation 151, 154; — 
approximation 138; — du chronomètre 
86; — par compensation 228; — par les 
courbes terminales 74,. — ., 86; — dé- 
faut : compensation 5, 6, 9 (correction 
partielle), 10, 13; 60, 96 6*5 (mis en évi- 
dence), 115 (pendule); — dynamique 
91,. — ., 97; — existence 82, 85 (non); 

— et force motrice 10; — global 86; — 
modifié 89; — méthode de Leroy 87,.., 
90; — nécessaire 80; — non réalisé 93; 

— obtention 89; — obtenu 85 (horlogers 
habiles) ; — voy. Oscillations pendulaires, 
Pecqueur; — pendule conique 126; — 
par pendules doubles 228; — réalisé 
126, 138 (imparfaitement); — du spiral 
86, 91 (et horlogers); — statique 81 
(obtention); — valeur 104; ~ vrai 10 
(utile). 

Isolement parfait 118. 



J, K 

Jacobi : App. I (équat.). 

Jet horizontal 194 bis (de mercure : com- 

II, 32 
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munication électrique), 204 (liquide, 
très fin). 
Joues 262. 

Jour : moyen 53 (unité de compte), 54 
(définition, détermination, repérage); — 
sidéral 53 (unité utilisée), 54, 56 (utilisa- 
tion); — vrai 54. 

Kelviu (Lord) : 61, 117,221 6/s; - échap- 
pement : App. Il, 266 (description), 267 
(fonctionnement), 268 (critique). 

Kessels 35 (remarques). 

Kœnig : diapason curieux 171; — expé- 
riences 180 (caisse de réson. : rôle), 230; 
— horloge réglée par diapason 176. 

Kolacek 200 (expérience : diapason dans 
liquide). 



Lagrange : déterminant 213, 214; - équa- 
tions 200 (application), 211,., 213, 215, 
216, 221,., 223, 234, 250, 252, 253 (cas de 
deux variables) ; — théories : des cordes 
vibrantes 246,.., 249; des petits mouve- 
ments 244 (cas limite). 

Lamelle : de clinquant 173 (angle aigu); 

— deux 32; — de platine 102, 177; - de 
verre 182 (peinte en jaune); — volant 
28; - 43. 

Lames : d'acier 158 (formant ressort) ; - 
amortissement 174 (et fixité du support), 
182 (variation); - bimétalliques : voy. 
Déformation; — courbure conservée 85; 

— décalées 179 ; - dégagée 32, 101 ; - 
deux 117 (raétall. : minces et flexibles) ; 

— élastique 99; — encastrée 84 (flèche); 

— de fer 172 (feuillard); — flèche 84, 
197 . flexibles 126 (fixée), voy. Diapa- 
sons, Ch. x (emploi chronométrique); — 
fréquence : différence 179 (et dilT. de 
phase), 186; 182 (variation); — mince 
51 (d'aluminium); — mouvement (entre- 
tien) : voy. Diapasons; — oscillant 186 
(verticalement, horizontalement); — de 
platine 177 (ou d'argent); — réaction de 
flexion 238 ; — supplémentaires 237 (appli- 
quées avec presses à vis); — surchargée 
184; — transversale 172; — à l'unisson 
190- — verticales 238 (fléchies : réac- 
tion); — vibrantes 170 (de fer), 171 (et 
diapason), 172, 176 (de fréquence 20), 
179 181 (long, utile : syntonisation avec 
diapason),., 183, 186 (assimilée à un 
pendule), 187, 190 (oscill. : période et 
amplitude), 191 (et température), 192 
(moteur entretenu); entretenue électr. 
194, 205; 198 (longueur, surcharge), 200 
(dans liquide). 

Lampe : électrique 135 (très petite : pho- 
tographiée), 261 (de poche : ampoules), 
262 (courbes décrites): — 185 1er. 

Lancement : voy. Appareils, Chronomè- 



tres, Cloches; — direction 124; — voy. 
Montres, Pendule; — produit 113; — 
symétrie 258; — voy. Systèmes; — tâ- 
tonnements 227. 

Lanterne chronométrique 194. 

Lebedew 194 bis (régulation d'une dynamo 
par un diapason). 

Le Boulangé : chronographe 202, 203 r 
210. 

Lentille : centre optique 240 (trajectoire : 
image agrandie); — emploi 63, 173, 182, 
184, ., 185 dis, 186 (convergente : oscill.), 
194, 240, 249, 261 ; — et miroir 186 
(comparaison); — de pendule 236 (des- 
cendue) ; — plan convexe 232 (et glace 
rectangulaire). 

Lenz 254 (loi). 

Lepaute 13 (chute diminuée), 14 (échapp. 
à chevilles : perfectionnement), - 

Leroy : découverte 87, 89 (contradiction) ; 
— échappement duplex 23 (à repos); — 
isochronisme 87,.., 90; — spiral 90. 

Levée : apparente 3, 7; — constamment 
20; — de l'échappement 16; — et 
fourche 13; — minimum de la rotation 
2t; — négative 20 (recul); — de pierre 
dure 23; — positive 20: — réelle : arc 
ou angle d'impulsion 3, 21; — de 
saphir 101. 

Leviers : d'accrochage 33; — convenable 
108: — coudés 101, 159, 165; — dépla- 
cement 152; — de détente 13fc — deux 
107 (rapprochement), 146 (rectangu- 
laires); — équidistants 24; — équilibré 
179 (lourd, ne pouvant vibrer), 268 
(presque); — extrémités 32 (repos); — à 
griffe 203; — horizontal 110 (moyenne- 
ment); — jeu 148; — monté fou 47; — 
oscillation 103; — pointe 17; — poussé 
33, 46; — à repère 163; — retombée 
108; — rôle 268; — rotation 101, 209 
(petite); — 155, 15e, 169, 266. 

Lèvre 21 (d'entrée), 22 (du cylindre; 
profil). 

Liaisons : nouvelles 215 (établies); — par 
un ressort 217 (de deux pendules dans 
leur plan d'oscill.); — rigide 170. 

Liberté : suppression 217 (d'une); — voy. 
Systèmes. 

Lieussou : formule (chronomètres : mar- 
che) 59, 67, 69. 

Ligne : voy. Ellipse; — souterraine 119; 
— très fine 182. 

Lippmann 114 (impulsion : grandeur)., 
183 (méthode stroboscopique). 

Liquide : coloré 204 (dans ampoule de 
verre) : — déplacé 200; — s'écoulant d'un 
vase 2; — mouvements près oscillateur 
de forme simple 200; — perte inutile 
204 (évitée); — viscosité intervenant 
192; — visqueux 154; — 165. 

Lissajous : voy. Ellipse; — expériences 



Digitized by Google 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 



499 



175, 186, 187; — figures 184, 1«8, 232, 
249 (en noir sur rectangle lumineux); 

— vibroscope 183, 187. 
Loch à bateau 2. 

Lois : voy. Chute des corps; — complète 
68 (des températures), 138 (oscill. pend.) ; 

— des couples 4, 6 (échapp. libre à 
ancre), 9 (échapp. de Graham : varia- 
tion), 39 (ressorts d'entretien); — de 
décroissance des amplitudes 182; — de 
déformation 77 (imposée) ; — déterminée 
265; — fondamentales de la Dynamique 
205 (vérification); — voy. Impulsion, 
Lenz; — liées rigoureusement 95; — 
voy. Mouvements; — des oscillations 
199 (non modifiée); — de variation 67 
(de température par rapport au temps), 
199 (forme); — de vibration 246 (corde). 

Longitudes : calcul 69 (après coup : au 
retour); — calculée 73; — détermina- 
tion 68 (scientifique; pratique), 69 (préci- 
sion suffisante); — différence 56 (expri- 
mée en temps); — Groenland 73 (côte 
ouest); — utilisée 128 v — 154. 

Longueur : fictive 249; — d'onde 117; — 
réelle 249; — utile 181 (changée). 

Lorentz 257. 

Louis XI : 3 (montre de poche qui sonnait). 

Lumière : d'un arc 63; — cessant de 
passer 194; — faisceau 63 (intense), 249 
(quasi parallèle); — passage 184, 185, 
194; — perte par absorption 182 (com- 
pensée); — renvoyée horizontalement 
142. 

Lunette : champ 51, 53, 184 (succession 
d'images fines); — coupée 187; — fixée 
invariablement 53; — parallactique 151 ; 

— stroboscopique 51 ; — terrestre : train 
redresseur 51 (verres), 187 (second verre); 

— usuelles 186 (laboratoires); — 185 ter. 



Hach 185 bis (méthode). 
Machine : voy. Atwood ; — état de régime, 

inertie, 154; — à vapeur 151 (détente : 

modifiée; vanne : ouverture). 
Magnétisme : effets 73 (chronomètres 

aimantés), 73 bis (désaimantation); — 

toy. Electros; — rémanent 203, 204. 
Magnéto 164 (petite : induit). 
Magunna 175 (archet). 
Manche fileté 171. 

Manchon : compliquant théorie 160; — 

— déplacement 153 (vertical), 163; — 
fileté 167; — glissant 152; — poids, 
position, 153; - 155, 157,., 159. 

Manipulateur 119, 121 (d'émission radio- 
télégraphique). 

Manipulations : voy. Chronoscopes, Dissi- 
pation de l'énergie; — excellente 149; 

— instructive 161; — intéressantes 210 



(série); — métronome et pendule 231 ; — 
quelques 194 (indiquées); — simple 124 
(très instructive : pend, conique). 
Manivelle 30, 31. 

Manuel : de l'Explorateur 69; — Roret 
(Horloger rhabilleur) 5, 20. 

Marche : accrue 73; — voy. Aiguilles; — 
anomalies 73 (montres aimantées); — 
voy. Avance diurne; — et azimut (mon- 
tres), 71, 73; — voy. Chronomètres, 
Coefficient d'accélération; — constance 
60 (marche moyenne); — constante 59 
(et connue), 73; — courbe représentative 
en fonction de la température 62, 67; — 
démonstrative 246 (soi-disant) ; — déter- 
mination précise 90; — différence 69 
(de jour en jour;, 73 (bord-terre); — 
diurne : écart moyen 60, 62; 61 (réglage 
supplémentaire), 63 (pendules d'appart.), 
73 (après nettoyage; variation 91, 96 
(pressions variées : instantanéité); — 
écarts accidentels 68; — expression 59, 
65, 73; — formule représentative 67, 68 
Remploi), 73; — grande 59; — voy. Hor- 
loges; — identiques 62 (à 0\ 15°, 30° : 
desideratum); — initiale 65; — irrégu- 
lière 59; — isothermes 67 (deux : com- 
paraison); — voy. Lieussou; — mau- 
vaise 59;— la même 236 (absolument); 

— en mer 73, 97; — modification 93; — 
voy. Montres; — moyenne 59, 60 (cal- 
cul; importance), 62 (diurne), 63 (pen- 
dules d'appart.), 66 (à calculer), 69 
(déterminée par comparaison des états ; 
corrections), 71 (détermination en posi- 
tion verticale : horlogers); — négative 
59, 66; — normale 73 (reprise); — nulle 
59 (identiquement : état constant); — 
voy. Pendule; — perturbations 62 (par 
le chaud et le froid); — petite 66 (tou- 
jours : hypothèse); — et poids moteur 
36 (indépendance); — positive 59; — en 
rade 97 ; — réglage 42, 85 (et longueur 
du spiral); — voy. Reprise; — et roulis 
97 ; — soutenue 20 ; — et tangage 97 ; — 
et température 59, 60 (constante), 66 
(moyenne); — et temps : fonction linéaire 
59, 66; — à terre 73; — uniforme 62 
(écart nul); — variations 10 (systéma- 
tiques : correction), 35 (due à I'échapp. ; 
régularité), 63, 66 (calcul), 73 (régu- 
lières), 91, 96, 144. 

Marqueurs 202, 203 (couteau),., 205. 
Marteau : déclanché 28 (remonté); — 

petit 232 (de liège); — tranchant 247; — 

16, 21, 191, 265. 
Masses : d'acier 203; — additionnelle 199; 

— voy. Air; — augmentée 171 (sans 
changer réaction élastique); — voy. 
Balancier; — en bas 228; — cylindriques 
66 (du balancier) ; — voy. Déplacements ; 

— descendant 201 ; — deux 42 (dépla- 
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cernent simultané), 245 (égales) ; — dis- 
continues 247 ; — disposition convenable 
151* — égales et équidistantes 246; — 
énorme 148, 259 (évoluant); - entraînée 
96 bis (air : action) ; — équilibre 158; — 
de fonte 172 (ou de plomb); — glissant 
sans frolt. 157 ; — grande 235 ; - grosses 
197 (de réglage : en plomb); — identi- 
ques 217 (quasiment); — inertie 245; — 
masselolte 224 (de plomb),. 254 (deux); - 
liée au fléau 244 (balance) ; — lourde 
49, 128 (pendule), 146 (liaison au sol), 
149 (très); — métalliques 152 (égales), 
217 (plomb); — mouvement 246;— mue 
96 6îs, 234 (poids et tractions); — né- 
gligée 152, 249; — oscillantes 42, (à 
compensateur), 245;— pendulaires 147, 
221 bis, 222; — pesante 126 (décrivant 
parabole), 127 (centre de gravité); 
répartition 94; - rotation 197; - sou- 
levée 111;— suspendues 127, 130, 164, 
219 (à deux fils) ; — voy. Système; — 
totale 92; — tournant entre 2 arrête 50; 

— très petites et très nombreuses 247; 

— par unité: de longueur 92, 197, 247, 
249; de volume 195; — variation 95 
(par oxydation); — vibrantes 246; — 
volant : remplacement 170, 192. 

Mathématiciens I3t, 216 (et physiciens). 

Mécanismes : et cadran 45 (distance) ; — 
complication nécessaire 109; — com- 
pliqué 45, 108; — de contact 101; — 
déclenchement 17 (échapp. libre); — se 
détraquant 98 (remise à l'heure); — 
divers Ch. m (30,. - 52); - général 
45 (et syst. régulateur); — intéressant 
43 ; — de préparation 101 ; — simple 23 
(abandonné); — simplification appa- 
rente 136; — supplémentaires néces- 
saires 98 ; — transformation théorique 
aisée 30; — valeur à priori 1. 

Membrane : élastique, matérielles, 93 ; — 
métallique très mince 177; - superfi- 
cielle hypothétique 93. 

Menet Âpp. I, 261. 

Mercadier : télégraphie (système multi- 
plex) 175, 179. 

Méridien : Greenwich 56; — origine 66 
(heure connue); — passages simultanés 
57 (Soleil vrai et S. moyen); — Saumur 

Mesure : commencement marque 10; — 
faciles 128; — en valeur relative 206 
(suffisante). 

Métal : fatigue 174; - mou 203 (cylin- 
dre); — quelconque 178 (corde tendue). 

Méthode : des coïncidences 119, 121; — 
du condensateur 206, 207 (application à 
la balistique); — sensibilité 202; — stro- 
boscopique 183 (période : mesure). 

Méthodologie scientifique 68 (praticien et 
théoricien). 



Métronome : amortissement 231 ; — bat- 
tant la mesure 16; — battements 227 ; — 
échappement à repos 15 (axes perpend.), 
16 (à chevilles), 50 (influence); — sur 
escarpolette 50; — fréquence modifiée, 
gros (sans mécanisme d'entretien), mou- 
vement (réaction sur pendule), 231 ; — 
voy. Pendule; — sur plateau tournant 
128 (période); — rouage 16; — sur sup- 
port oscillant 226, 227 (avec ressort 
spiral) ; — synchronisation avec pendule 
231 ; — tige 50 (dans fourche fixe), 260. 
Michelson'184 (diapason : charge). 
Microphone : à charbon tassé 177; — 
emploi 117 (battements d'une horloge : 
enregistrement) ; — relais 193. 
Microscope 173 (peu grossissant à oculaire 
micrométrique), 185, 187 (objectif oscill.; 
oculaire fixe). 
Minuterie : actionnée 113; — désem- 
brayage 108; — équilibrée 50; — indé- 
pendante 226; — montée à frottement 
107; — suppression 51 ; — 46,., 48, 100. 
Miroir : collé 173 (rotation), 182; — demi- 
transparent 185 ter; — deux 184, 188 
(petits); — face argentée 232 (supérieure 
de glace); — fixe 182; — et lentille 186 
(comparaison); — mobile 185 ter, 194; 
— oscillant 185 bis; — plan 173 (et lent, 
de proj.); — porté par diapason 189, 
191; — tournant 118, 170 (rotation : 
réglage); — vertical 189. 
Mobiles : démultiplication 45; — déplace- 
ment 134 (sens); — deux 18, 46, 13ô 
(ajoutés) ; — entre deux parallèles sur 
sphère 131; — nécessaires 109; — 
nombre 63 (et périodes); — voy, dota- 
tion ; — et roue d'échappement, suppres- 
sion de deux, 45; — tournant unifor- 
mément 56. 
Modifications se produisant toujours si- 
multanément 95. 
Module : d'élasticité (de Young) 42, 95 
(changé : balancier), 96 bis, 191 (et tem- 
pérature : sens de la variation), 195, 217 
(détermination : équation) ; — de torsion 
et température 42, 44; — 222. 
Moinet : Traité d'Horlogerie 3, 35 (remar- 
ques de Kessels). 
Moment : voy. Choc, Couple; — d'élasti- 
cité 95, 96 bis; — voy. Pesanteur, Poids. 
Moment d'inertie : augmenté 137, 259, 
260; — du balancier 5 (et force mo- 
trice : réglage), 6, 29, 85, 92, 94, 96 bis 
(augmenté); — considérable 48 (pen- 
dule); — voy. Corps tournant; — et 
dimensions homologues 96 bis ; — dimi- 
nution 95 (par échauffement), 259; — 
maximum 91 ; — modification 3, 42, 245, 
254; — négligé 205; — voy. Oscillateurs. 
Pendule; — et période 3, 181; — petit 
181 (extrêmement); — réglage 199 oscil- 
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lateur) ; — de roue d'échapp. 29 ; — voy. 
Systèmes; — théorie 150; — valeur sta- 
tique, variable, 9i; — variation 144, 
222; — 128, 150, 154, 197, 244, 245. 
Monotéléphone 175. 

Montages 166 (quelconque : étoile, trian- 
gle), 177 (divers). 

Montres : aimantées 73, 73 bis (désaiman- 
tation); — arcs employés 20; — arrêt 
25, 26, 73; — arrêtée 26 (remontage); 

— balançantes 229 (diamètre); — balan- 
cier 3 (poids), 19 (parcours), 96 bis (dia- 
mètre), 229 (durée d'oscill.), 242 (deux); 

— voy. Battements; — bien traitée 61; 

— communes : voy. ordinaires; — à 
deux balanciers 242; — dispositif à 
cylindre 12; — échappements 1, 21, 24, 
28; — fonctionnement avec ou sans 
spiral régulateur 5; — froid 95 (spiral, 
huiles); — grosse 181 ; — jusqu'en 167 h : 
20; — lancement 26, 97; — marche 5, 
71 (et azimut), 73; — nettoyages 73; r— 
ordinaires (communes) 21, 22; bon 
marché 24,60, 61; 58, 64 (civiles : tolé- 
rance de réglage) ; — au pendu 6 ; — au 
plat 6, 73 (et aimant radial) ; — de poche 
3 (jusqu'en 1657); — prix abordable 2; 

— réglage 4, 5 v (jusqu'en 1657), 64 
(tolérance); — voy. Régulateur; — res- 
sorts 5 (et balancier); — - retardant 92; 

— voy. Rouage ; — à secondes indépen- 
dantes 105; — surchargée 229 (oscill. : 
durée). 

Morse 118 (signaux), 176, 178, 179 (clef). 

Moteurs : axe 194 bis (vertical); — élec- 
triques : petits 158 (régulateur), 161, 166 
(triphasés synchrones); — à gaz 169; — 
le même 138;— négatif, petit (de venti- 
lateur), 192; — poids 1 (ou ressort), 45; 

— de réception 166; — synchrones 166, 
192 (entretien par courant discontinu 
envoyé par diapason),., 194 (emploi 
généralisé). 

Motor 194 bis. 

Mouchez (C.-Amiral) 68. 

Mouton : échancré, long et lourd, poi- 
gnées, surchargé, 259; — de suspen- 
sion 268. 

Mouvements : accéléré 136; — de l'air 96 
(autour du balancier), 265; — alternatif : 
imposé 100, 266 (d'un bras); 102 (obten- 
tion), 173; — «'amortissant 124; — voy. 
Ancre, Balancier, Boules; — brusque 
19, 181; — caché 226; — voy. Carte de 
visite; — centripète 185 bis; — voy. 
Cloches; — complexe 241 ; — compliqué 
par chocs 259 ; — continu 1 (et préci- 
sion) ; de rofation 52 (entretien par chocs 
discontinus), 136 (régulier); 185 bis; — 
voy. Cylindre; — décalés 253; — voy. 
Diapasons; — d'ensemble 48 (rouage), 
213; — entretenus 200 (dans liquide par 
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diapason), 259 (par sonneur); — entre 
tien 115, 227 (impulsions); — équations 
71, 91, 124, 128, 130 (pend, coniq. : cas 
général), 147 (pend, duplex), 211 (éta- 
blissement), 217 (petites amplitudes), 
218, 221 bis, 225, 227, 244 (pendules; 
fléau),., 246, 255 (contenant vitesses); — 
général 213 (périodique), 246 (le plus); 

— hélicoïdal 189;— horizontaux du sol 
146; — d'horlogerie 50 (dans boule; et 
minuterie : aucun lien), 51 (application 
intéressante), 63 (réglé par ailettes), 
73 fe/s, 100 (compteurs), 143 (deux), 178, 
229; — indépendants 98; — voy. Liquide; 

— loi 182 (non à déterminer); — voy. 
Masses; — mélangés 235; — voy. Métro- 
nome; — du navire 97; — oscillatoires : 
voy. Arbre, 221 (d'amplitude constante : 
se superposant), voy. Battant, 259 (clo- 
che), 260 (amplitude considérable); — 
voy. Pendule; — petits 244 (théorie), 
255; — point vibrant 189 (horizont. 
enregistrement); — principal 211; — 
rectangulaires 186; — rectiligne 189 (et 
mouv. oscillatoire : composition), 202 
(vit. connue); — régularisation 101 
(volant); — relatif 181; — de rotation 
136 (bien régulier), 161, 173 (uniforme), 
181 , 192 (avec oscillation) ; — voy. Rouage, 
Roue; saccadé 1 ; — sens interverti 
4; — simple 241 (période), 246; — sinu- 
soïdaux 252 (amortis ; périodes), 259; — 
du sol 148 (amplifié; mesuré); — sta- 
tionnaires 234 (périodes) ; — suiyis 96 bis 
(feuille d'or et balancier); — superpo- 
sition 246 ; — du support 97 (effet), 238 
(équation); — synchrones 235 (pure- 
ment et simplement); — voy. Système, 
Tiges; — uniforme 139, 142 (conditions) 
181, 185 6is, 189, 192 (non); — de va-et 
vient 106 (obtention); — vertical 143 
(lent); — vibratoires 187 (de grande 
amplitude), 195 (période). 

N, O 

Navigation : erreur d'une seconde 121 ; — 
navires de guerre, paquebots, 67; — 
voy. Point; — à voile 67. 

Nernst 142 (lampe). 

Nez : arrêt 266; — du cliquet d'impulsion 
99; — déplacement 47; — deux 113, 
136;— disposés symétriquement 101 ; — 
échappant 209 ; — d'un pont 40 ; — portés 
par ressorts 48; — rôle, tours (nombre), 
268; — d'un volant 105; — 16, 27, 107, 
140, 267. 

Nutation 53. 

Nyren 63 (observation). 

Objectif 63, 135 (axe vertical), 183, 184; 
de viseur 185 6ts, 187; 186, 187 (de mi- 
croscope), 194. 
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Observations : altérées (adaptation à 
courbe imaginaire), astronomiques (im- 
possibles : temps bouché), erronées fplus 
ou moins), exactes (parfaitement), 68. 

Obstacle heurté vivement 91. 

Obturateur de chambre photographique 
202 (temps de pose : détermination; — 
fonctionnement). 

Oculaire : grossissement 186 (ordinaire); 

— de microscope 187; — positif 184, 186. 
Œil 140, 145. 

Officier des montres 67 (marine de guerre), 
68. 

Oreille 8 (précision), 70 (du coq). 

Oscillateurs : action 4 (régulatrice); — voy. 
Balancier ; — décalés 226 ; — de 292 tonnes 
5; — deux 226 (analogie de fonctions), 
227 (lien élastique); — voy. Disque; — 
forme simple 200, 210; — liberté aug- 
mentée 4; — moment d'inertie 199 
(réglage), 210 (grand), 245 (modifié); — 
période imposée 170 (différente de période 
propre); — position moyenne 4; — voy. 
Recul: — de torsion 194; — de vitesse 
4;- 3. 

Oscillations : amorties 148, 154;— amor- 
tissement 174 (diapasons); — amplitude 
5 (variation très petite), tO (pendules 
d'appart.); — formule 13, 16; 25 (et arc 
total), 27, 30 (parfaitement déterminée), 
34, 44 (pas trop grande), 45 (constance), 
48 (variation), 65 (diminuée), 73, 96 bis 
(croissant), 124, 154 (croissant indéfini- 
ment), 175 (énorme), 186, 226 (grande : 
condition; croiss. et décroiss. altern.), 
229 (notable), 240 (très faible), 254 (quasi 
nulle), 259; — aplatie 134 (pend, coniq.); 

— voy. Ancre, Appareils, Balancier, 
Battant, Boules ; — bouts 63, 91 ; — brus- 
ques 156 (de position); — brutales 27 
(torpilleurs); — voy. Cadran; — cir- 
culaire 139; — voy. Cloches; — com- 
position 149; — voy. Compteur: — 
conditions différentes 19;. — constance 
(contrôle) 51, 63; — voy. Corde, Cylin- 
dre; — demi : muette 17, 23; 34, 38 (deux 
repos), 81 (successives), 114, 128 (tra- 
vail : nul), 171 (diapasons); — deux 223 
(superposition); — voy. Diapasons, Dis- 
symétrie ; — durée 10 (et poids), 42, 48 
(moyenne : Ose. pend.), 71 (change- 
ment), 81 (pesanteur intervenant), 96 bis 
(non changée), 97, 103, 104, 148 (consi- 
dérable), 217 (égales); — elliptique 139; 

— entretenues 128, 226; — entretion 44, 
223, 226 (ne se faisairt pas); — étude 
130. 154; — évitée 144 (mercure); — 
s'exagéra nt 154; — extrémité 32, 34; — 
fortes 82;— voy. Fourche; — fréquence 
118 thaule), 128 (demandée), 245; — 
grandes 241 (balance); — horizontale 
238; — identiques 30; — imposée 5; — 
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inscription directe 181 (applications 
chronographiques); — isochrones 5; pas 
rigoureusement 6, 9; condition 81,33; 
138 (pend, coniq. et pend, cire), 170 
(lame vibrante); — isolées 227; — voy. 
Leviers, Lois; — du mercure 144; — 
modes 223 (deux : entretien); — nombre 
50 (enregistrement), 118 (et traits lumi- 
neux), 182 (et décroissance des ampli- 
> tudes); — non amorties 233; — non 
isochronisme 190; — parallèles 149; — 
pendulaires, d'un pendule : défaut 
d'isochronisme (correction partielle) 5, 
6, 9, 138; 10, 12^ amplitude 18 (réduc- 
tion), 38 (déterminée), 45 (constance), 48 
(variation sensible}, 113, 124 (très petite), 
226 (les mêmes); 34, 100 (période), 109 
(horloges : remontage), 128 (axe de susp. 
tournant), 129 (autour d'une position 
d'équilibre), 139, 148 (durée considé- 
rable), 177 (quasi), 220 (même phase), 
221, 229 (entretien), 259; — période 5 
(à déterminer : tour Eiffel), 50, 97 
(changée), 118 (réglage), 139 (la même), 
146 (longue), 147 (calcul), 221 bis (modi- 
fiée); — petites : très 124 et 134 (pend, 
coniq.), 244 (tléau); 129 (autour de posit. 
d'équil.), 139, 154 (autour des conditions 
d'équil.), 212 (autour d'une posit. stable 
d'équil.), 215, 252, 265; — plane 147; — 
voy. Plans, Plateau; — plus grandes au 
plat qu'au pendu 61 ; — principales 139, 
221 (périodes voisines), 234,.., 237, 241 
(période), 245 ; — projection horizontale 
133 (pend, coniq.); — rapides 199; — 
rectangulaires 149; — voy. Réveille- 
Matin; — simultanées 213 (forces pro- 
venant); — sinusoïdale 71 (à peu près), 
259 (non); — voy. Spiral; — subies 135 
(deux plans), 223 ; — stationnaires 234 ; 

— superposition 235; — par sympathie 
242; — synchrones 240; — voy. Verges; 

— verticale 44, 128 (autour), 244 (pla- 
teaux); — voy. Vibrations; — de vitesse 
156; — voy. Watt. 

Oscillographe 117. 

P 

Palettes : d'acier 4, 113 (très mobile); — 
aller et retour 100;— choesur pointe des 
dents 4; — courtes 38; — deux 100, 
268; — distance 16; — longueur 4, 20 ; 

— ouverture 20 (variation); — venant 
d'échapper 3 ; - 4, 16, 28, 38, 122, 165. 

Paliers à billes 209. 

Papier : bande 183, 194, 202; — blanc 17:1 
(feuille; éclairé fortement), 185 (collé); 

— buvard 204; — cylindre 203; — dé- 
roulé 178; — enfumé 181 (collé à recou- 
vrement sur cylindre); — feuille 173, 
181; — noir 183, 202 (mat); — photol 
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graphique 189, 210 (fourreau), 261 (à 
développement); — sensible 194. 
Parabole : décrite par masse pesante 126; 

— utilisation 156. 
Paradoxe de Stokes 224. 
Parallélogramme articulé 160 (losange). 
Paramètres : caractéristiques du choc 

262; — à connaître en valeurs absolues 
206; — nombreux 68 (calcul); — à uti- 
liser 67. 

Parcours : complet 20 (sans risque de ren- 
versement); — fermé 164 (air); — hori- 
zontal 185 bis (donnant sinusoïde visi- 
ble); — voy. Inclinaison; — moyen 205; 

— voy. Pendule; — quasi-totalité 32; — 
voy. Rotation ; — total 20 (maximum), 
91, 173 (pointe : double de l'amplitude). 

Pas différentiel 28. 

Passages : alternatif: voy. Énergie; — 
brusque 156; — consécutifs 54; — voy. 
États : extrêmes ; — au méridien : voy. 
Étoiles; — à niveau 149 (portes); — voy. 
Position : d'équilibre, Temps; — par ver- 
ticale 241 (deux pendules : temps écoulé). 

Pecqueur 127 (suspension élastique)* 

Peirce : voy. Faye. 

Pellicule photographique 182 (film : sur 

cylindre tourn.). 
Pendant 60 (de montre : définition ; — en 

bas). 

Pendillon : longueur 18 (la meilleure); — 
pression contre le pendule 113; — rôle 
18. 

Pendule : adjonction 4 (comme syst. 
réglant); — aimantés 220; — allonge- 
ment aux grands arcs 138 (pend, coniq. 
isochr.); — voy. Amplitude; — analogue 
225; — d'appartement 1, 10 (réglage), 
42, 48 (couple dû au barillet), 63, 136 
(mouv. ordin. utilisés), 224 (petite); — à 
arc 34; — arrêts alternatifs 236; — asia- 
tique 148 (quasiment); — auxiliaires 35 
(accélérateurs), 116, 122 (comparaison 
des heures); — avancée 119; — axe 15 
(d'oscill.), 18 (et ancre), 128 (très long; 
réaction), 227, 262 (de rotat. : dépla- 
cement horiz. et sinusoïdal); — balan- 
çoire 44; — barométrique 144; — bat- 
tant : la seconde 184, 199 (longueur 
minime) ; en sens inverses 242 ; — charge 

138 (plus ou moins grande); — circu- 
laire 5 (ordinaire); oscill. 6 (non rigour. 
isochr.), 138; 42, 43 (double), l26(cycloï- 
dal); analogie 131, 136; 132, 139, 144, 
213; — comparaison 121; — composé 
147, 259; — conique 1; 124,. — ., 135. 
voy. Échappements, Fourchette, RéguI 
lateurs; 138 (trajectoire quasi circulaire), 

139 (suspension),., 141 (remise à l'heure), 
142 (fractions connues de seconde), 143 
(chronographe enregistreur), 144 (pend, 
barométrique), 145, 165, 214 (ordinaire), 



268 (à friction); — court 1 (amplitudes 
grandes); — cycloïdal 5, 126, 138; — 
décalage 238, 242; — décollant 136; — 
déplacements 39, 148 (multipliés), 235; 

— deux 124 (indépendants), 147 (soli- 
daires), 217 (liaison par un ressort dans 
leur plan d'oscill.), 218 (inégaux), 219 
(association ,: manières équivalentes), 
234 (remplaçâmes par un seul), 255 (bat- 
tements), 240 (un seul ébranlé), 241 
(identiques oscill. sur même support), 
242 (placés l'un devant l'autre); — 
double 43 (circulaire), 116 r 135 (Airy); 
de torsion 221, 221 bis; 222 (horizontal; 
ordinaire); vertical 223, 224; 228 (iso- 
chronisme), 234, 242 (horloge) ; — duplex 
147; — échappement 17 (médiocre), 18 
(liaison), 19 (à repos), 136 (pend, coniq.); 

— égaux 237, 240; — voy. Énergie : 
fournie, perte; — en équilibre pour une 
seule vit. ang. 126; — entraîné 116; 
126, 136; — entretenu : période 9, 13; 
223 (électriquement), 228 (par sympa- 
thie); par échapp. d'horloge 231, 236 
(ordinaire), 242; — entretien 38, 108 
(cessant), 114 (décharge d'un conden- 
sateur). 116 (sans lien matériel); pen- 
dule conique 136, 137 (électrique), 226 
(propre), 231 (équation); — extrémité 134 
(pend, coniq.); — de Fénon 34; — fré- 
quence : pend, coniq. 126, 128 (dimi- 
nuant); 223, 224 (changement), 231 (va- 
riations /détermination); — voy. Galilée; 

— grosses (monumentales) 109 (remon- 
tage); — haubanné 128 (masse lourde); 

— voy. Helmholtz; — heurté 169; — 
voy. Hipp-Favarger; — horizontal 149, 
222 (double); — voy. Horloges, Huy- 
ghens, Impulsion; — inégaux 218, 237, 
238 ; — et irrégularités du rouage 32 ; — 
isochrone 126, 138 (circul., coniq.); — 
lâchés 240, 241 (à partir d'inclin. 
symétr. : verticale moyenne); — et 
lampe électrique 135; — lancement 38, 
235, 237, 239 (sans vitesse; par impul- 
sion), 241; — libre : période modifiée 
par échapp. 6, 9, 13; 115; — long 1 
(amplitudes petites); -r longueurs 125 
(diverses), 126 (utile : variant), 127, 138 
(et tempér.), 144 (variation), 146 (et 
période), 199 (minime), 223, 229, 259; 

— lourds 209 (de fer), 240; — marche 
111 (modifiée), 116: — de métronome 
226, 227; — moment d'inertie 48; — 
mouvement: pend, coniq. : 124, 130, 131 
(trajectoires), 132 (période), 133, 136 (en- 
tretien); — mystérieuse 49, 50, 100; — 
non entretenu 236; — ordinaire 147, 149, 
222 (double), 228; — oscillant librement 
139; — voy. Oscillations: pendulaires; 

— à palettes 268; — parabolique : voy. 
P. pirouette; — parcours 32 (extrémité); 



Digitized by 



50't 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 



— période : P. conique 131, 132 (calcul); 
•* 136, 142 (éclairs équidistants), 146, 147 

(P. duplex), 149 (imposée),^17, 218 (na- 
turelles : modifications), 220, 221 (princi- 
pales : voisines), 221 bis (propre : chan- 
gement), 223, 234, 235 (allongement, rac- 
courcissement), 236 (allong.), 237 (même 
ou différente), 238, 240 (naturelle), 241 
(très voisines), 250; — petits 34 (deux 
oscill. librement; remontage), 176(régu- 
' lateur), 228, 229 (quasiment immobile) ; 

— pirouette 126, 138; — plusieurs sur 
même support 236; — à poids 46 (hau- 
teur); — pointes 102, 128 (traçant rosace), 
139, 140, 143 (de platine), 148; — portant 
cliché 209; — voy. Position: d'équilibre; 

— raccordement au rouage 113; — rac- 
courcissement aux grands arcs 138 (P. 
cire, isochr.) ; — réglé en moyenne 
avance 48;— régulateur: oscill. 108,226; 

— voy. Reid; — remontant 50 (point d'ap- 
pui); — renversé 147; — à réservoir 135 
(encre, sable fin); — à ressort 46: — 
rotation 34 (variable); — sans contacts 
(liens) matériels 116; — à secondes 199 
(caisse: stabilité) ; — simple : équivalent 
144, 241, 259; assimilation 209, 218, 238; 
229; — voy. Spiral; — substitué à ba- 
lancier 5; — suspension 38, 102 (res- 
sorts), 142; — sympathiques 234,., 236,., 
238 (théorie),. — ., 245; — synchroni- 
sées 113,122; par impulsions périodiques 
226, 227 (syst. vibrant en entier), 235,240, 
242 (parfaitement); - tige 113; — de tor- 
sion 42 , 43, 213; double 221, 221 bis; tri- 

' pie 245; — triple 234 (le plus simple), 235 
général) ; — trois 244 (oscill.); — unique 
(cas 238; — va-et-vient 100 (remplace- 
ment); — vertical 223 (double); — voy. 
Wiechert; —33, 111, 112, 124. 

Percussions : cenlre 258 ; — instant 22G (ré- 
glé par pendule) ; — rôle 227 ; — série 226. 

Période accroissement 115 (léger), 128,200, 
201 : cloches 259, 260; — allongement 6 
(formule), 9 (par l'échapp.), 71 (relatif), 
91, 258; — voy. Amplitude, Ancre; — en 
arc 133; — voy. Battant, Battements ; — 
calcul 132, 147", 232; — changement 178 
(continu; aisé et rapide); — voy. Choc, 
Cloches; — considérée indépendamment 
des autres 60 (et écart moyen); — con- 
stante 110 (en moyenne), 127 (condition), 

— voy. Cordes, Courants ; — courte 48, 
63, 238; — demi 1 (boitement); — déter- 
minée parfaitement 175; — deux 227; — 
voy. Diapasons; — différentes 63, 135 
(légèrement), 180, 182, 2^7 (peu), 236; - 
diminution 0. 10 (et frottements). 127, 
138; — distinctes 257 (trois); — donnée 
116 (par tâtonnements); — durée 106; — 
voy. Echappements: — égales 262; — 
voy. Electro, Equation : générale; — d'é- 



quilibre 136; — expression 124, 126, 147, 
197, 249; — voy. Forces, Frottements; — 
imposée 170, 213 (la même), 260, 266; — 
d'impulsion 26 (angle); — inégales 5; — 
infinie 128; — invariabilité 10, 182; — 
longue 48 (remontage entier), 147; — la 
même 213, 214; — mesure 181,., 183 (stro- 
boscopique),..., 185 fer; 241 (difficulté); 

— minimum 6, 15; — modifiée 6 (par 
échapp.: pendule), 93 (médîatement), 138 
(cause), 171 (diapasons), 230; — voy. Mo- 
ment d'inertie, Mouvements; — moyenne 
72 (chronomètre); — multiplicateur 92; 

— naturelle : pendule 234, 235, 238, 240 
(peu différentes), 241 (moyenne); — nom- 
bre 63, 181 (grand) ; — non modifiée 6 (par 
échapp.), 213; — non thermiques 60; — 
nouvelles 215 (et anciennes); - nulle 138; 

— voy. Oscillateurs, Oscillations; — par- 
ties 267 (deux) ; — voy. Pendule, Phéno- 
mènes; — pièce oscillante 3; — et poids 
3, 6 (presque indépendance), 35;— prin- 
cipales 221 (voisines), 232; — propre 5 
(imposée au balancier), 181 (mal déter- 
minée), 262 (allongée), 263 (relatives); 

— rapport 220 (pas simple), "263; — 
réduction 48; — réelles 255; — réglage 
44, 118, 145; — régularité 5 (tour de roue 
de rencontre et vibration du balancier), 
227; — voy. Remontage; — de rotation 
185 (disque); — voy. Spiral; — slrobo- 
scopiques 51, 183; — successives 5 (du 
balancier); — à température ambiante 
62; — et tirage 3; — très grande 42; 

— unique 213; — variations 71, 136, 144 
(et amplitude), 182 (continues), 199 (loi), 
201, 221 bis, 257; — voy. Vibrations : 
principales. 

Perturbations : annulées 242;— confusion 
96 bis (valeur absolue et val. relative); 

— électromagnétique (ébranlement): viu 
de propagation 118, 119; — ^introdui- 
sant 144; — petites 230;— valeur rela- 
tive diminuée 96 bis. 

Pesanteur : voy. Accélération; — accrois- 
sement 218; — action 5; négligée 84,159, 
197; 146 (motrice), 158 (remplacée par 
ressorts), 217, 220, 224 (diminuée); —et 
corps pesant 73 (couple); — voy. Couple : 
dû; — effets (chronomètres) 71, 72; — 
éliminée 160 (pratiquement); — énergie 
159; — intervenant 81 ; pas 158, 222 ; 163 
199 (verge surchargée); — modifiée 262 ; 

— moment 128, 157, 217; — vecteur re- 
présentatif 123. 

Phasemètre 188. 

Phases: choix 252: — concordance 23d 
(retour); — différence 179, 180,186,188, 
202; — la même 220; — modifiée par 
choc 262;— relatives 145, 221 bis (corres- 
pondantes : balancier et boîtier); — vov. 
Vibrations : — 124, 175, 184, 212. 
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Phénomènes : allure 262; — capillaires 
93; — complexe 135; — compliqués 63 
(par diseoQtinuité), 171, 174; — défini- 
tion 114; — deux très différents I70(réa- 
lisation); — discontinu 185 bis; — élec- 
triques 192; — élémentaires 234; — en- 
registrement 261 ; — exagéré 73, 91 ; — 
fréquence 186, 217; — d'hystérésis 170, 
174; — le même 63 ; — modifications 51 
. (étude), 96; - modifié 21 ; — négligés 60 
(intervention); — oscillatoire 118 (et 
étincelles fines); — période 1, 7;accomT 
plie 8, 13; 184 (approchée; exacte), 266 
(imposée); — périodique 71, 186 (fré- 
quence) ; — permanence 213 ; — possible 
97; — projection 185 bis; — quelconque 
168 (fonction de vit. ang.); — de réacti- 
vité 01; — régularité 4; — se répétant 
131 (identiquement), 184; — de réso- 
nance 118; —sens 96 6«; — simple 223 
(apparence compliquée); — total 63 (pé- 
riodes);— troublé 144; — voy.Zeemann. 

Phillipps : problèmes 74 (deux), 75 (pre- 
mier : ressorts plats), — second 76, 77 
(ressorts cylindriques), — 78,., 80, 82 (ex- 
périence)^ (et pratiques des horlogers), 
86 (avance aux petits arcs). 

Phonographe 151, 158 (régulateur). 

Pièces : pour contacts électriques 101 
(adjonction à une horloge), 177 (de 
cuivre); — délicate 108 (échappement); 

— deux 73 (en contact), 102 (de fer doux : 
aimantation permanente), 181 (de bois), 
260 (verticales en acier); — d'échappe- 
ments 93 (graissage) ; — de fixation 79; 

— horizontale 1 13, 243; — isolées 103 ; — 
lourde 149 (fixée au sol); — massive 171 
(fixée) ; — métalliques 114 ; — mobile 177 
(sur glissière), 178 ; — oscillantes 3, voy. 
Axe, 99 (allées et venues : comptées), 213 
(forces s'exereant), 235 (synchronique- 
ment); — positions initiales 73 (relatives), 
111 ; — voy. Remontages, Repos; — sec- 
tion carrée 139; — serrée 191 (arrache- 
ment) ; — spéciales 41 ; — sur glissières 
82, 177; — tournant 38; — très mobiles 
73 (de Téchappement); — 169, 181. 

Pignons: égaux 48; — remplacé par cy- 
lindre entaillé 136; — et roues 10 (pen- 
dant recul); d'échapp. 16, 47; 73, 103, 
108, 113, 158; — tournant fou 48; — 28, 
40,41,63,72,99. 

Pile: circuit : fermé 103, 108, 109, 111; 
117, 129, 122, 177; — connexions 177 ; — 
courant 107 (fourni), 110, 112, 137 (in- 
terrompu); — à entretenir 108; — force 
électromolrice 114, 120, 203; et diff. de 
pot. 206, 207; 208 (à augmenter); — 
usure 102 (inutile). 

Piliers : voy. Colonnes minces; — petit 113 
(avec coche supérieure). 

Pinces 85 (chauffées), 181 (mobile). 



Pincettes : diapason 181 (branche avec 
pinceau trempé dans l'encre), 243 (vibra- 
tions et support). 

Piton : azimut modifié 26;— fixé en direc- , 
tion 82 (libre de se déplacer sans tour- 
ner); — fixité 83 (de position et d'orien- 
tation); — immobile 88; — monté sur: 
l'ancre 40, pivot 84 ; — et points d'at- 
tache de la virole 87; — position 90; — 
voy. Rotation ; — 24, 27, 48, 70, 77, 78. 
80, 92. 

Pivots : voy. Axe; — du balancier 93, 95 
(diamètre); — frottements 22, 94; — 
gtaissage 93 ; — jeu 91 ; — voy. Pres- 
sion : nulle; — sur crapaudine 79; — 
usure 15,94 (évitée); — 70,73,83,., 85. 
126, 149, 166. 

Planches : épaisse, fortes (deux), longues 
(deux), 261. 

Plans : d'agate 38; — se déplaçant 189 
(suivant la verticale); — deux 135 (oscill. 
stables) ; — fixe 154 (quelconque ; — de 
flexion 82; — horaire 54, 57 (Soleil : réel, 
fictif); — horizontal 125, 132,147 (enfumé). 
166, 189,202, 204,209;— d'impulsion 30; 

— inclinés 13 (des becs), 24 (dents de 
roue); — méridien 125 (le même; — mé- 
tallique 208; — d'oscillation : parallèles 
18, 219; vertical 182, 220 ; 217 ; le même 
219, 220; 238; — rectangulaires 214 (ver- 
ticaux : système) ; — de repos 13 (bec), 
24 (incliné), 30; — de sable fin 124; — de 
symétrie (pour corps) 150, 157; — verti- 
caux 249 (parallèles) ; — de vibration 181 . 

Plaques : de charbon 117; — découpée 126 
(développée de parabole), 192 (fer doux) ; 

— enfumée 142, 181 ; — entaillée 30, 137 
(de fer); - grande 154; — métallique 120 
(dans sol humide), 173 (petite, très 
mince), 237 (encastrées dans planche), 
242; — mobile 205;— petite 40 (de lai- 
ton : volant), 173 ;— photographique 63, 
173; — de platine 173; — rectangulaire 
232 (posée sur une lentille de grand 
rayon); — soudée sur lame vibr. 187; — 
téléphonique 179 (rôle); — tours 193 
(nombre); — verticale 184 (à fente fine); 

— vibrantes 179 (accordées); — vibra- 
tions sensibles 175 (et fréquence du cou- 
rant); — vitesse 193. 

Plateau : en aluminium 137;— voy. Balan- 
cier, Chevilles ;— horizontal 128,221 bis- r 

— oscillations 244 (balance); — porté par 
écrou 266; — stroboscopie 183; — tour- 
nant 128, 185; - 48, 70, 136, 159. 

Plate-forme 32. 

Platine 48, 51 , 70 (d'avant : montre) ; gouttes- 

101, 158. 
Plots 103. 

Podomètre 50 (fonctionnement), 100. 
Poggendori : méthode (mesure des rota- 
tions) 173, 186, 221 bis, 254. 
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Poids: d'accouplement 219; — accroisse- 
ment 1 70 (et vitesse) ; — d'acier 203 (creux 
lesté); — actions 111 (différence), 219 
(composant horizontale) ; — adjonction au 
balancier 55; — voy. Avance, Balancier, 
Barillet, Battant; — changement 138 (et 
période) ; — voy. Cloches ; — convenable 
47, 155; — croissant 94; — course réglée 
110; — cylindrique tombant en chute 
libre 206; — déplacé 155; — voy. Dis- 
ques; — équilibré, excès (sens), 79; — 
inégaux 46; — intervenant 153; — inva- 
riable 79; — lourd 49 (platine); — voy. 
Manchon; — modifié 35 (et période), 44 
<petit plomb), 155, 170;— »> moment 157 ; — 
monté 236; — mort 259; — moteur 3 (et 
période du mouv. oscill.),4,., 6 (augmen- 
tation,; choix), 10 (variation ; invariable), 
13 (travail emprunté), 36 (et marche), 
45 (horloges), 46 (et minuterie), 101 (in- 
dépendant), 136, 192 (modifié), 236 (suf- 
fisant), 261; — négligé 225; — voy. Os- 
cillations; — pendule 236; — voy. Pé- 
riode; — petits 10 (ajoutés), 219; — voy. 
Poulie; — remonté 32, 46, 47, 110; — 
voy. Retard ;— supporté 127 ; —tenseurs 
213,248; — transport 144; —valeur 136; 
variation 192; — et verge 199 (combi- 
naison). 

Pointes : bulles 120; — de charbon 117; 

— voy. Dents; — deux 226; — voy. Glis- 
sement, Leviers, Pendule; — pivot 149; 

— de platine 1 78 ; — platinée 1 58 ; — pous- 
sée 209; — de style 181 (soubresauts); 

— trajectoire 124; — 41, 110,., 112, 173, 
205; — voy. Vis. 

Points : anguleux 249; — d'articulation 
158; — asympotique 74; — d'attache: 
de virole 87, 89, 90; 149 (déplaç*ble), 
245 (déplacés); — bleus 178; — de choc 
258; — éclairé fortement 182 (image); — 
fixe 77 (piton), 82, 84, 92, 146, 148 (mo- 
mentanément) ; 178;— fondamentaux 8: 

— isochrones 89; — libre 82; — lumi- 
neux : image 173 (longueur), 189 (temps 
d'arrêt), projetée 209 (sur cliché) et 240; 
182 (éclairage), 185 bis, 189 (entraîné par 
disque); — navigation 57 (une des opé- 
rations), 66 (détermination); — néces- 
saires (calcul) 00 (diplômes et concours: 
chronomètres") ; — noirs 182, -189; — 
opposés diamétralement 87; — oscillant 
131 ; — pesants 223 (deux) ; — réalisation 
179; — signaux 123, 179; — du sol 118 
(assez distants); — de suspension 124, 
128; verticale 135, 139,140; 136, 142, 235 
(déplacement : elTel); — terminal 74 
(coordonnées, tangente); — vernal : dé- 
placements 53, 57; 54 (révolutions com- 
plètes): angle horaire 54, 55 (détermina- 
tion): — vibrant suivant une horizontale 
1 8*J (enregistrement du mouvement). 



Pont : de chemin de fer 5 (Niémen: Grodno); 

— coq 70;— métallique reliant 2 godets 
de mercure 268 ;— de platine 113; — de 
treillis à poutre continue 5 (lancement) ; 

— de Wheatstone : équilibré 179, 206, 
(galv. bal. sur diagonale). 

Porte à faux 5 (diminution, roulement). 

Portes qui se referment seules 149. 

Position : changement 60 (écart moyen) ; — 
voy. Chronomètres; — déterminée 99; — 
d'équilibre: voy. Balancier, Choc; pas- 
sage 91, 210, 223, 281, 235, 263; pen- 
dules 102, 112, 115, 184, changement 217 
et 220, 223, 226, 231, 235, 239 (départ), 
259 (quasi indifférent); 128; oscillations 
autour 129, 212: 177 (diapason), 185 bis 
(miroir), 199, 201, 224 (commune), voy. 
Cloches, 264; — fixité 83; — voy. Man- 
chon ; — moyenne 4 (oscillateur) ; — 
voy. Pièces; — relevée sur cliché 202; — 
voy. Soleil; — variable 145. 

Poteaux télégraphiques 120. 

Potentiel : expression 211, 215, 223; — et 
forces dérivées 212, 216, 250; — forme 
213, 225. 

Poudrerie 146 (explosion). 

Poulie : poids 136; — à pointes fines 46 
(cercle de gorge); — remplacement 258; 

— de renvoi 175 (et tension, 192; — 161, 
183, 205, 248, 264. 

Poussières magnétiques 73 (attraction : 

arrêts)'. 
Poutre rigide 217, 237. 
Précession 53. 

Précision : augmentée 173; — voy. Chro- 
nomètres, Chronométrïe, Distribution de 
l'heure; — grossière 53; — heure 121 (con- 
naissance); — voy. Horloges; — instan- 
tanée 63, 142; — médiocre 5; — des me- 
sures 206; — de méthode 143 (subordi- 
nation); — moyenne 63, 142;— ordinaire 
104; — recherche 241; — suffisante 
69. 

Pression: accroissement 96 6ïs(et retard); 

— voy. Air, Anneau ; —atmosphérique : 
variations 10, 144; — augmentation 96, 
96 bis (et retard diurne); — sur axe 210; 

— au contact 102: — décroissantes 96; 

— voy. Goupilles; — modifiée 117; — 
moyenne 144 (variation: enregistrement); 

— nulle 82 (et isochronisme; sur Taxe); 
sur pivot 83 (toujours), 85; 158; — des 
pendules sur barre 238 (compos. horiz.); 

— supportée par pivot 93 (et huile); — 
suppression 82; — de la vapeur d'eau 
96 bis; — variant d'une manière continue 
106 (sans à-coup); — variation 96 bis (et 
amplitude), 144; — variées 96 (et marche 
diurne). 

Principe : voy. Dôppler ; — du travail 

virtuel 152; — des vitesses virtuelles 4 
(application). 
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Prisme : de charbon 117; — à réflexion 
totale 63, 142, 134; — triangulaire 43. 

Problèmes : voy. Balance, Bernoulli (D.), 
Caspari; — cercle vicieux 142; — com- 
plexes sans application 140; — compli- 
cation 262 (provenance) ; — curieux 52 ; 

— deux (géométrie, mécanique) 73 bis... 
76, 80, 91; — de la distribution de l'heure 
08 (deux aspects) ; — des échappements 
10 (position); — voy. Equations, Faye- 
Peirce; — de géométrie pure 88; — in- 
téressants 87, 91 (simple); — de l'iso- 
chronisme 126 (pend, coniq.); — méca- 
nique 262 (cloches) ; — nature 38 (fixée 
par l'expérience), 131 ; — nuisibles 22; — 
d'optique ondulatoire 211 (en note); — 
particularisé 130; — voy. Phillips; — 
position 10; aspects différents 58 (marche 
des chronomètres), 67; 06, 195 (verges 
cylindr. : vibrations), 211 (résonance), 
262 (cloches); — pratiques 8 (complexité 
et algébristes), 68 (résolu par T. S. F.) ; 

— voy. Régulation, Résal; — résolution 
86 (in abstraclo^ 200 (a priori) ; — de la 
résonance 211; — simplifié 71; — so- 
luble 75; — voy. Support : entraîne- 
ment; — supprimé, vrai, 10. 

Professeurs : de Mécanique 151 (exercices 
intéressants recommandés), 210, A pp. I; 

— de Physique 45, 51, 54, 192. 
Projectile : résistance de l'air 205 (déter- 
mination); — vitesse 203 (mesure), 207 
(moyenne). 

Puissance : auxiliaire 98 (ressortou poids); 

— dynamo 194 bis; — modifiée 151, 165; 

— motrice 27, 151 ; — nécessaire 45 
(exagérée); — perdue 28; — photochi- 
mique 182 (de lumière : diminuée). 

Pulseur décroché 33. 



Qf R 

Quadruplet 257. 

Quantité : d'électricilé 114 (mise en jeu), 
206 (mesure), 208 (déterminée par pre- 
mier contact, mesurée par galv. balist.), 
233; — de mouvement 94 (maxima). 

Quart : changements 66 (température); — 
faire le Q. 2 (origine de l'expression). 

Radakovic 207 (dispositif : application de 
la méth. du condensateur à la balis- 
tique). 

Raie spectrale 257 (décomposition en raies 
distinctes). 

Raquette : emploi permis 78; — n'existant 
pas 59; — goupilles 70, 81; — rôle 70. 

Ratés 109 (absence supposée, effet). 

Bayons : convergents 180 ^faisceau in- 
tense); — de courbure 74 (modifié), 75 
(variant peu), 88 (et forme de la courbe); 
— équidistants 142 (douze); — de gira- 



tion 91 ; — uniforme 88; — vecteur 124; 

— de volée 259. 

Réactions : considérables 260 (sur Taxe); 

— élastique 171 (non changées); — hori- 
zontales 259 (sur axe : petites). 

Rabattement 20. 

Réception 120 (T. S. F. : distr. de l'heure). # 

Recuit 85 (uniformité). 

Recul : croissant 11; — voy. Dents; — 
exagération 20; — facilité 4; — impor- 
tance 10; — et isochronisme 5 ; — limité 
20 (renversement); — modéré 10; — 
d'oscillateur 4 (considérable); — percep- 
tible 10; — voy. Rouage; — de roue 3 ; 
(de rencontre), 24; — très léger 11; — 
30, 31. 

Rédier 141 (comparateur chronométrique). 

Reed 184 (dispositif autocollimateur). 

Réfraction atmosphérique 53. 

Réglage : voy. Chronomètres; — défec- 
tueux 139; — définitif 61 ; — deux 139 
(nécessaires : difficiles); — difficulté 142; 

— discussion 42 (à priori : sens); — voy. 
Echappements, Electro; — facilité 181, 
194 (par roue phonique); — voy. Forces, 
Fourche, Horloges; — impossible 154; 

— industriel 163 (facile : graduation 
simple); — machine 138 (par pend. 

r coniq.); — voy. Marche; — méthode des 
horlogers 71; — modes divers 177; — 
voy. Moment d'inertie. Montres; — non 
altéré 60; — obtention 155; — voy. Oscil- 
lations : période, Pendule : d'appar- 
tement; — perfection 62 (pour la tempé- 
rature : évaluation); — voy. Période; — 
permis 157: — plus difficiles et moins 
stables 117; — voy. Ressort: — rotation 
170: — stabilité 177; — supplémentaire 
61 ; — aux températures 62; — tolérance 
64; — valeur nulle 268; — voy. Vis. 

Règles divisées 248. 

Régulateurs : Ch. ix (150,.—., 170); — 
d'absorption (de destruction) : à ailettes 
151. 157, 164; autres dispositifs 164; 170 
(rôle : lame vibr.); — d'accélération 
167; — à anneau 162; — voy. Douasse 
et Sarda; — à boule. 166; — à carrousel 
72; — à contrepoids 155; — curieux 
266; — description générale 70; — diffé- 
rentiel 165 ; — échappements libres 24; — 
voy. Farcot, Foucault; — généralités 151 ; 

— d'horloge 144 (pend, coniq. baromé- 
trique); — inertie 154 (considérable), 
167; — isochrone 153 (instable), 154 
(intérêt historique),., 156 (obligatoi- 
rement), 157 (vitesse caractéristique), 
159 (à peu près), 160, 164, 166; — de 
mach. à va p. 124; — des montres 5 
(Huyghens); — non isochrone 154, 158, 
163: — oscillant 1; — parabolique 156; 

— pendule 108, 169, 176 (petit), 226; coni- 
que (utilisation) 136,.—., 145; — voy. 
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Phonographe; — pour pelit moteur élec- 
trique 158; — régularité 153; — à ressort 
158,., 160, 164; — voy. Réveille-Matin; 

— rôle 151; — sensible 153; — voy. 
Siemens, Spiral; — stable (stabilité) 
i53 ; — voy. Systèmes; — à tige 145 
(emploi); — à tourbillon 71, 72; — voy. 
Villarceau; — de vitesse 167; — voy. 
Watt 

Régulation : voy. Diapasons, Dynamo; — 
échappement Kelvin 267; — par fer 
tournant 190; — et frottement de l'air 
140; — imparfaite 156; — voy. Lebe- 
dew; — moyenne 268 (simplement); — 
obtention 176 (par lame vibr. encastrée) ; 

— origine précisée, parfaite, 136; — pro- 
blème 154; — voy. Rouage; — surl'écrou 
268. 

Reid 34 (échappement), 35 (pendule). 
Relais 117, 119. 

Remise à l'heure : par action sur le rouage 
108; — voy. Chronomètres; — continue 
98; — directe 107; — à intervalles 98 
(brefs), 107 (éloignés); — par train diffé- 
rentiel 141. 

Remontages : voy. Chronomètres; — élec- 
trique 48, 109; — espacement diminué 
de moitié 28; — espacés 136 ; — fréquent 
45; — par dynamo 136; — période 48 
(ordinaire; longue), 63; — - et pièces 73 
(positions relatives). 

Remontoirs : d'égalité 45, 46 (Robin), 47 
(à gravité), 48 ((Jrimthorpe-Denison; 63; 

— voy. Horloges, Schweizer. 
Renversement 20 (limitant recul ; — évité), 

21, 25 (empêché), 52 (création systéma- 
tique à chaque oscillation). 

Repères 146 (fixité), 163 (position), 205 
(passages). 

Repos : voy. Ancre, Angle; — après l'in- 
cliné 38, 42; — circonférence 14; — 
deux 38; — diminué 52; — égalisation 
8; — équidistants 24; — profils (modi- 
fication), pseudo (profil : choix), 10; — 
supprimé 38, 39, 52; — sur pièces 
spéciales 41 ; — valeur désirée 14 (obten- 
tion): - 1, 7, 8, 12, 13, 15, 21, 24, 30, 
32. 

Reprise : de marche C0; — sans chan- 
gement de phase 175. 

Répulsion très légère sur corps tombant 
203. 

Résal 88 (problème : formules). 

Réservoir à air comprimé 106. 

Résistance : voy. Air; — choix 207; — 
voy. Dégagement; — électrique 102, 
voy. Circuits, 1 94 bis, 206 (équivalente), 
207 (ordre), 254, 266 (supprimée); — 
grande 164 (relativement), 206 (non 
inductive); — infinies 254; — minime 
164; — modifiées 151; — voy. Projec- 
tile; — variable 40 (essentiellement); — 



variation 136 (augmentée le plus pos- 
sible), 208 (au contact : influence dimi- 
nuée). 

Résonance : application 179 (télégraphie 
multiplex); — voy. Caisses, Entretien; 

— expériences 178, 179; — - maxima 188: 

— voy. Système : entretenu ; — théorie 
générale 179; - 118. 

Résonateur au voisinage de l'unisson et 
variation de fréquence 180, 2i0. 

Ressort : d'accrochage 28; — action 17, 
28,52 (sur piston), 165 (couple), 209; — 
allongé 87, 89, 222; — antagonistes 148, 
162 ; — armé complètement 48 ; — d'arrêt 
28; — voy. Balancier; — se bandant 
109; — bandé 26, 38, 40 (quasi au maxi- 
mum); de la même manière 48 (moyen- 
nement), [109, 110; 104 (complètement 
ou à fin de course), 158 (plus ou moins), 
164 (convenablement), 203; — à boudin 
44 (axe vertical), 127 (d'acier à spires 
joinlives), 145, 158; — fil très fin 170 
(d'acier), 217; 178 (peu déformable), 219, 
231 (très léger); — centre d'inertie 83, 
89 j — voy. Chronomètres; — de cou- 
joncteur 205; — constante caractéris- 
tique 71 ; — de contact électrique 103 
(isolés), 104, 109, 110 (flexion); — coudé 
80; — courbures 83 (variation), 84 (ini- 
tiale); — cylindriques 77, 81, 87 (décou- 
verte de Leroy) ; — se débandant 28 (et 
impulsion), 109; -~ débandé 26; — voy. 
Déformation; — déformé 89; — demi- 
cercle 84 (non déformé; déformé); — 
déplacement 267; — déroulement 82 (et 
pression); — désarmé 48 (relativement); 
-- détendu complètement 158 ; — détente 
28 (début), 48 (d'un tour); — se déve- 
loppant concentriquement 89; — deux 
90, 101 ; — droit 82 (long, aminci à sa 
base); — voy. Échappements; — encas- 
tré 84; — d'entretien 38, 39 (couples 
exercés), 112 (fléchi); — extrémités 40 
(inférieure), 44 (supérieure : fixe), 83, 
84, 267; — fixé 41 (à l'ancre), 83; — 
flexibles 91, 227 (très); — flexion 27, 38, 
39 (variation), 41, 82 (figure), 105, 111, 
112 (changeant de sens : retard), 228 
(augmentant); — force 95 (variations); 

— forme 71 (d'équilibre), 82 (quelconque), 
88 (connue complètement); — friction 
48 ; — frottant 205 (assurant contact) ; — 
gauchissement empêché 91 ; — voy. 
Glissement; — gros 210; — homogène 
82; — influence 136; — intermédiaire 
170 (frott. int.); — léger 113; — de liai- 
son 217 (de deux pendules dans leur 
plan d'oscill.), 222; — libre 82; — lon- 
gueur 83, 89; — voy. Montres; — mor- 
ceau 82 (conditions d'équilibre); — 
moteur 5, 10 (tension : états extrêmes), 
23; couple 26, 40 (gênant échapp.), 136; 
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28 , 48, 109 (très faible), 136 (à rejeter), 
192 (remplacé par poids); — plan de 
flexion 82; — plats 75, 80 (coudés : 
Bréguet); — poussé, de pulsion, 28; — 
quatre 139 (identiques), 237 (bandes de 
feuillard); — raccourci 87, 159 (prop. à 
la force appl.); — de rappel 27 (à lame), 
99 (tension) 169; — réaction 170; — 
rectiligne 84 (homogène : flexion petite); 

— réglage 101 ; — réglant 5 (et spiral 
moteur : montres); — voy. Régulateurs; 

— restant en place 231 ; — sans fusée 
10; — voy. Spiral; — de suspension 38, 
43, 102 (pendule), 139, 240; — tension 
40; moyeunement constante 109, 110; 
159 (convenable),., 161 ; — J.orsion 38 
(obtention, maintien), 97 (modifiée); — 
de tourne-broche 210 (deux : torsions 
opposées); — très léger 27, 104, 231 ; — 
utilisés 163; — vibrations 28, 176; — 16, 
34, 46, 101, 103, 108, 110, 111, 162, 173, 
177, 206, 266. 

Retard : annulé 55; — et avance 81 
(compensation); — voy. Azimut: variant; 

— calcul impossible 119; — changé en 
avance 71; — voy. Chronomètres: — 
définition 59; — diminution 0; — diurne 
60, 73 (diminué), 96 bis (et augmentation 
de pression); - dû à la propagation 
119; — et échappement 6, 29 ; v — et 
frottements 93 (augmentant), 96 bis.; — 
aux grands arcs 91, 96 bis, 115, 228; — 
voy. Horloges; — inégaux 205 (des 
armatures); — par jour 42 (et degré 
d'échaufl.); — limite 107; — linéaire 
62 (presque); — maxima 71; — médiat 
95 (épaiss. de l'huile); — à mesurer 119 
(décalage); — non compensé 6; — aux 
petits arcs 86, 91, 95, 115; — voy. Pres- 
sion : accroissement; •— et poids 10; — 
produit 92 (inertie du spiral); — relatif 
141 ; signe 62 (— ); — soleil vrai 57 
(et S. fictif); — très faible 178; — valeur 
globale 119 (détermination directe). 

Réveille-matin (Réveil) : d'alpiniste 2; — 
américains 44; — arrêt 26; — balancier 
surchargé 221 bis; — échappement 24; 

— fourche 25; — mise en marche 26; 

— oscillations 221 bis (existence : véri- 
fication); — régulateur (petit pendule), 
rouage, 176; — utilisation 51. 

Revue chronométrique 1, 42, 86, 94. 
Rhéostat 201. 

Riefler : échappement 38, 40 (particu- 
larité), 42. 
Robin 46 (remontoir). 
Robinet 152 (ouverture, fermeture). 
Robinson 27. 

Rotation : amusée 107; — voy. Arbre, 
Axe, Balancier; — brusque 26, 27, 97; 

— voy. Chronomètres; — continue 52 
(entretien par chocs discontinus); — 



voy. Cylindre; — demi-tour 32 (change- 
ment d'azimut); — et déplacement 
linéaire 182; — empêchée 82; — entre- 
lien par dynamo 266; — exngérée 99 
(empêchement rigide); — voy. Excen- 
trique; — grandes 22 (possibles), 41; — 
inscrite sur plaque photogr. 173; — 
inverse 25 (impossible); — lente 72; — 
voy. Leviers, Masses; — mesure : voy. 
Poggendorf; — minimum 21; — du 
mobile 124 (sens et phase); — voy. Mou- 
vements; — et parcours 63 ; — petite 32, 
41; — de pilon 84; — rapidité 99; — 
voy. Réglage; — réglée 143 (par pend, 
coniq.), 170; — relative 81 (et couple); 

— voy. Roues; — simultanées 227 (sens); 

— stabilité 192 (conditions); — syn- 
chrones 145 (phase relative); — terrestre 
53 (durée), 135 (influence); — voy. Tiges; 

— uniforme 192; — variable 34.« 
Rotor 194 bis. . 

Rouage : action 34, 48, 108 (sur): — amu- 
seurs 268; — aucun 113; — auxiliaire 
106; — avance 3; — axes 140, 176 
(tours); — de chronomètre 221 bis (et 
bottier : mom. d'inert.) ; — dédoublement 
45; — défilant 136; — dernier mobile 
32 (disque), 141, 176; — • d'échappement 
46 (deux mobiles) ; — indépendant 105; 

— intermédiaire 143; — "irrégularités 32 
(et pendule); — voy. Métronome; — de 
montre 49 (rôle); — moteur 46 (volant),., 
48; — du mouvement 5 (force); — mû 
par dynamo, ne s'arrétant pas, 268; — 
particuliers 242; — rapide 108; — recul 
3, 10 (perceptible); — régulation 176 
(diapason, lame vibr.); — remontant : 
marteau 28, poids 46; — voy. Réveille- 
matin; — série 45; — spécial 107; — 
subsistant 109; — volume diminué 49; 

— 1, 2, 31, 36, 170, 192. 

Roues : d'angle 5, 165 (trois); — des arrêts 
36; — calage relatif 100; — voy. Cames; 

— à caractères radiaux 145 (vingt-huit); 

— de centre 10 (recul), 72 (et cage); — 
de champ engrenant sur pignon, coni- 
ques, 5; — voy. Coucou; — de décro- 
chement 105; — dédoublée 38; — dentées 
28, 107 (trois : égales), 108 (glissant sur 
arbre), 110, 176 (épaisse), 181, 266; — 
dernière du rouage 31; — deux 100 
(parallèles), 181 (accolées); — d'échap- 
pement 10 (pointes, recul), 12, 13; axe 
15, 47 (frottements), 48 (entaillé), 72, 101 
(et étoile, came), 108; 15 (doublée),.., 18, 
21, 22 (rôle), voy. Dents, 23,., 25, 27 
(déclenchement, 29 (mom. d'inert.), 30 
(remplacement par disque), 34, 36 
(dédoublée), 37 (pression sur l'incliné); 
dégagement 38, 43; 40 (et pignon), 41, 
43 (goupilles); couple 45 (agissant), 109; 
et minuterie 46, 47 ; 48 (tour), 52 (action 
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sur l'incliné), 109 (rotation), 136 (à 
chevilles radiales), 176 (dents, tour), 
229 (oscillant), 242, 2G8 (réduite à une 
dent, ; — d'engrenage 28, 192 (en fonte 
douce); — fixe 72; — de l'heure 113; — 
voy. Inclinés; — inertie 4 (importance 
au moment du choc); — irrégularités 5; 

— en laiton 4: — menant balancier 29; 

— montée folle 47, 165; — du mouve- 
ment 72; — percée de fentes 194; — 
phonique 189; et applications 192,.., 
194 bis; — et pignons 10, 73, 103, 108, 
136 (multiplication moyenne), 158; — 
quatre 16 (même axe); — voy. Recul; — 
remplacée par 2 lames dentées parallèles 
3; — de rencontre 1, 3, 4 (et couple 
constant), 5 (et balancier), 6, 18, 20 
(emploi : horloges et montres); — à 
rochetSO, 99, 101, 103, 108; montée folle 
109 (rotation), fiO; 113, 115, 236; — 
rotation 16 (libre), 24 (angle : réparti- 
tions), 28, 100 (inégales); — de seconde 
10 (recul); — solidaires 41 ; — et spiral 
4 (association); — tours 170 (durée), 
193 (nombre); — des types 145; — voy. 
Vitesse : angulaire; — vitesse initiale 22 
(nulle); — 170. 

Rouleau 23 (très dur), 30 (en pierre dure). 

Roulette dentée 183. 

Roulis : voy. Marche. 

Ruban mince d'acier 42. 

Rubis 28, 70, 73. 

Rythme 264. 



S 

Sabine 207. 
Sabliers 2. 
Saphir 101. 
Sarda : voy. Bouasse. 
Satellite 141. 

Saunier : Traité d'Horlogerie 20, 21. 

Sauts : 1, voy. Chronomètres, 27 (échapp. 
à détente), 97 (extraordinaires). 

Savart : expériences (pend, sympath.) 237, 
239, 240 (résultats); — stroboscopie 183. 

Schweizer 110 (remontoir). 

Searle : voy. Thomson (J.-J.). 

Secondes : commencement 123; — demi 
113 (marquées : appar. enregistr.) : — 
égales 48 (horlog. astr.); — égalité 63 
(précision); — enregistrement 181 (por- 
tatif); — fractions connues 142 (réalisa- 
tion : pend, coniq.); — sidérale 55; — 
de temps moyen 54, 55. 

Secousses 18 (évitées), 27 (influence), 242 
(éprouvées). 

Séismes 146 (mouv. du sol). 

Séismologie 1 46. 

Self : induction 118, 178 (augmentée); — 
de réglage 120; — rôle, très petite 



(formule approchée), 207 : — 206, 208, 
233. 
Serge 94. 

Séries : de9 bruits 121 (régulière :«équi- 
distance); — équidistantes décalées 119 
(battements et signaux). 

Serville 136 (mouv. de rot. régulier). 

Siemens 165 (régulateur différentiel). 

Signaux : d'avertissement 119; — chrono- 
graphiques 194 (emploi de la roue 
phonique); — comparaison (Norddeich 
et Paris), consécutifs, dernier (heures), 
121; — deuxième 119: — enregistrés 
181 (600 à la seconde); - envoi 119; — 
horaires 123; — lisibles facilement 181 ; 

— lumineux 142 (périodiques), 194 
(chronographiques); — Morse 118 (points, 
traits); — premier 119, 121 (heures); — 
préparatoires 123; — production (par 
l'Observatoire de Paris : nuit, jour), 
radio-télegraphique, séries, 119; — suc- 
cessifs 123 (intervalles); — troisième 1 19. 

Siphon recorder 117. 

Sirène 193 (emploi; son). 

Sismographes 146,.., 149. 

Sismologie 146, 149. 

Smith (Archibald) 221 bis. 

Soleil : centre 57 ; — fictif 54, 57 (dépla- 
cement uniforme sur l'équateur); — 
hauteur 2 (détermination); — et méri- 
dien 54 (passages consécutifs); — moyen 
54, 56 (emploi); — voy. Plan : horaire; 

— position 57 (temps moyen : marins); 

— réel 54, 57 (inégalités); — rôle chro- 
nométrique 61 ; — trois 54. 

Solénoïdes 114 (deux). 

Somme : algébrique (nulle par définition), 
arithmétique ou numérique (limite su- 
périeure), 60; — des écarts en valeur 
absolue 60, 62. 

Son : baissant d'une octave 200; — fonda- 
mental 247 ; — voy. Fréquence; — grave 
181, 243 (très); — hauteur 193 (mesure): 
variation 227, 265 (périodique); — mo- 
difié 180; — monotone sans ampleur 
265; — musical 120; — non agissant 
117; — partiels 177 (évités), 178 (pas 
harmoniques); — perceptible 174, 184 
(difllcilement); — de plus forte réso- 
nance, propre, 180; — pureté 263; — 
réception 179; — rendu 176 (hauteur : 
mesure), 177; (fréquence); — renforce- 
ment notable 180;— résultant 227 ; — 
simple 178, 193 (stable); — d'un tuyau 
178; — unisson 243. 

Sonneries : d'appartement 177 (battant : 
rôle; — appareils comparables); — clas- 
sification 260; — déclenchement 106; — 
normale, à trois coups, 264; — 48, 107. 

Sonneur 259. 

Sonomètre 248. 

Soufflerie 118. 
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Soufflet gonflé 106 (toutes les minutes). 
Soupape 120 (rôle), 169. 
Sphères : centre d'inertie 125; — creusée 
<Tun canal diamétral cylindr. 147; — de 
dégagement 32; — doux 154, 158; — 
entraînées 158; — d'entretien 32; — 
lourde 124 (laiton et plomb); — métal- 
lique 124, 205; — de pendule conique 
138; — pesante 139, 205 (très); — pesan- 
teur n'intervenant pas 153; — position 
variable 145; — rayon 124 (grand); — 
remplacée par ellipsoïde de révolution 
150; — vibrante 200 (dans liquide : à 
étudier); — 152, 226. 
Spiral : absence 5 ; — action 5, 6 (accélé- 
ratrice); — adjonction 5, 227; — affai- 
blissement par échauffement 95 (com- 
pensation); — agrandi 92; — aimanta- 
tion 73 ; — allongement 85 ; — d'Andrade 
90; -- anisochronisme 91; — bandé 40 
(quasi au maximum): — centre d'inertie 
71; position 75 (coordonnées), 77, 80; 
83; — voy. Chronomètres; — coupé 90, 
91 (et force centrifuge); — couple 40; 
s — à courbes théoriques 82 (expérience) ; 
— cylindrique 40, 77 (complet), 78, 80 
(utilisation), 81 (développement concen- 
trique), 85 (très long : nécessité), 88 
(donné), 89 (assez long), 90 (coupé), 92; — 
déformation : couple 22, 26, 81 ; — déve- 
loppement7i (pas concentrique); concen- 
trique 81, 92; 104 (très excentrique); — 
élasticité 71, 82 (influence); — élément 
81 (flexion), 92 (successifs) ; — encastré 
82; — enlevé 52; — s'enroulant 82 (et 
piton); — enroulement 89; — ' voy. 
Expériences; — extrémités : fixation 24, 
25, 70, 92; 85 (courbes tatées), 88; — 
force vive 92; — forme : d'équilibre 
26 (passage), 92; 88 (prise); — frotte- 
ment 22 (intérieur); — homogène 81 
(déformé : couple produit), 85;— inertie 
91, 92 (influence), 96 bis (augmentée : 
humidité); — isochrone 91 (obtention); 

— voy. Isochronisme, Leroy ; — longueur 
70 (utile), 81 (totale), 85 (grande; modi- 
fiée et marche), 88, 92; — mince 48; — 
modification séculaire 95; — moteur 5 
(et ressort réglant : montres), 109; — 
oscillations 22 (comptées) ; — oxydation 
65 (lente), 95 (variation de masse) ; — et 
pendule 19 (oscillations); — période 27; 

— plat 104 (sans courbes term.) : — point 
92 (vitesse) ; — quelconque 81, 82 (obten- 
tion de Tisochronisme); — raccourcisse- 
ment 85; — rectiligrie 20 (ou ondulé); — 
réglant : échappements Ch. u (19,.—., 
29); 20 (invention); — régulateur 5, 26, 
61 (forme chaugée), 70; — et roue de 
rencontre 4 (association); — supplémen- 
taire 93 ; — tension 109 ; — torsion 40 (petit 
exc ès); — trop faible 26; — utilisé 110, 



Spirale : d'Archimède 80, 82, 185 bis; — 
circulaire 124 (ou elliptique); — voy. 
Fils. 

Statuette 50. 

Stokes 224 (paradoxe). 

Strasser : échappement 38, 42, 112 (appli- 
cation de l'électricité). 

Stroboscopie : période 51, 183 (mesure). 

Style : sur diapason 142, 181; ou lame 
183, 205; — léger (de roseau), mû par 

• grosse montre, 181 ; — de sismographe 
146. 

Substitutions linéaires consécutives 213. 

Support : amplitude considérable 224 ; — 
branlement 236 ; — déplacement 238, 
240 (nature), 242; — voy. Electro; — 
entrainement 213, 236 (problème : gé- 
néralisation), 238; — d'horloge 242; — 
intervention 243; — invariables 244; — 
voy. Mouvements; — oscillant : voy. 
Métronome; — de pendule 224 (cédant); 

— planche 227 ; — rigidité 243 ; — voy. 
Systèmes; — vibrations 227. 

Surcharges : cire molle 184; — voy. Dia- 
pason : surchargé, Dissymétrie; — 
égales (variables), emploi, 197; — fictive 

" 200; — voy. Fréquence; — inerte 178 
(rôle); — inutile 259 (des tourillons); — 
invariables (mobiles), masse, 197; — 
mobiles 171 (deux); — du mouton 259; 

— petite 179; — production 200; — 
rigides continûment variables 197. 

Suspension : à couteaux 139; — à la Car- 
dan 130, 139, 148; — dissymétrie 135; 

— par double cordon 5; — élastique 127 
(et isochronisme); — voy. Fils; — à 
quatre ressorts, modes (pend, coniq.), 
139; — voy. Pendule, Points, Ressort, 

— trifllaire 147. 

Symétrie 171 (forme, avantage, réalisa- 
tion), 210 (réalisée), 258 (lancement). 

Synchronisation : cause 224; — impos- 
sible 237, 254 (incorrect); — voy. Métro- 
nome; — obtention 226; — parfaite 260 
(entre battant et cloche) ; — voy. Pen- 
dule; — possible 235, 254; — prove- 
nance 235. 

Synchronisme : absolu 166 (obtention) ; — 
amené 226; — cessant 170; — établi 
245; — possible 192. 

Syntonisation approximative 181. 

Systèmes : amélioration 20; — apério- 
dique 148 (presque); — auxiliaire des 
contacts 105; — voy. Bréguet; — centre 
de gravité 49, 77, 157; — voy. Collin- 
Wagner; — complexe 211 (caractérisé 
par un certain nombre de libertés : 
mouvement), 257 (émettant radiations); 

— de comptage du temps 54 (pratique- 
ment); — compteur 5 (et pendule), 268; 

— configuration initiale, connaissance 
complète, 211; — conservatifs d'énergie 
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212,..., 216;— cylindre-levier 10; — cylin- 
drique 77 ; — dangereux 108 ; — défor- 
mation 156; — deux 148 (de tiges), 226 
(oscill.), 254 (actions mutuelles); — à 
deux libertés Ch. xm (211,.—., 216; 
217,.—., 233); — diapason-caisse 180;-- 
et échappement 6 (période); — échap- 
pement-spiral-balancier 95 (anisochrone 
à tempér. const.); — empêchant ren- 
versement 25 ; — voy. Énergie : variation ; 
— entretenu 230 (fréquence etamortiss. : 
altération par résonance); — en équi- 
libre 79 (instable), 82, 84, 224 (stable); — 
isochrone 91, 93; — lancement, de liai- 
son, 227; — marqueur 204; — masse 
238 (équivalent); — mécanique 93 
(nature); — miroir-lentille 173: — 
moment d'inertie 71, 154,192 (augmenté), 
226 (différence considérable); — mou- 
vement 223 (dans un plan vertical), 230 
(petite altération); — multiplex : voy. 
Mercadier; — nombre 107 ;— oscillant 
3 (inertie et période du mouv. oscill.), 28, 
91 (isochrone : obtention). 118, 213 (par- 
ties : analogies), 215 (enlèvement d'une 
au plusieurs libertés), 217 (étude), 226 
(périodes) ; durée d'oscill. 227, 237 (rela- 
tivement courte); 246 (vibrât, princ); — 
perfectionné (?) 72 ; — perturbé 230 ; — 
voy. Plans : rectang. ; — à plusieurs 
libertés Ch. xiv (234,.— ., 257) ; - pneu- 
matique 106 (distr. de l'heure); — por- 
tatif 5 ; — de précision 101 ; — principal 
252 (vibrations : phases); — propriétés 
mécaniques 94 (définies); — à quatre 
degrés de liberté 257; — réglant 4 (pen- 
dule) ; — régulateur 45 (variations ; isolé ; 
et mécanisme général); — strobosco- 
pique dans lunette 51; — support 238 
(oscillations); — .de suspension 38 (pen- 
dule); — voy. Télégraphie, — tournant 
158; — à trois libertés : voy. Pendules 
sympathiques; — vibrant 213 (constitu- 
tion), 227 (en entier d'une manière 
synchrone); — de vis à pas différents 38. 



T 

Tables : de conversion des lignes et 
douzièmes de ligne en millimètres et 
réciproquement : entre 257 et App. 1 ; — 
d'équation 57; — des intégrales ellip- 
tiques complètes : entre 257 et App. 1. 

Tachymetres 163. 

Talon 21, 171, 172 (très lourd : nécessité), 
174. 

Tampon 140, 158, 193 (mobile), 295 (de 

caoutchouc). 
Tangage : voy. Marche. 
Taylor 247. 

Télégraphes : Baudot 145; — à cadran 



15 (échappements); — Hughes 145; — 
inscripteurs 151; — multiplex 179. 

Télégraphie : mulliplex Mercadier 175, 
179; — sans fil : voy. T. S. F. 

Téléphone : bruissement 120; — circuit 
122; — coup (bruit) sec 118, 120, 122 
(intensité); — deux 188 (diaphragmes 
avec miroirs); — fil, membrane (oscilla- 
tion), 120; — roulement 118, 120. 

Température : ambiante 62, 191 ; — voy. 
Amortissement; — changement et va- 
riation brusque de pression 96; — voy. 
Compensation; — connaissance 59 (de 
toutes) ; — constante 60 (étuve), 62, 63, 
95, 96, 191 ; — correction 69 (exactitude) ; 

— voy. Diapasons; — différentes 60 
(passage : réglage non altéré); — effets 
42, 45 (sur huiles), 59 (et marche), ^5 
(s'ajoutant), 138 (pendule); — voy. 
Fréquence; — et huiles 93 (variation de 
fluidité); - influence sur la période, 
invariable (connue), et lame vibrante, 
191; — voy. Lois, Marche, Module; — 
moyenne 59 (connue : insuffisante), 60 
(écarts), 66 (armoire des chronomètres: 
déterminée avec précision), 68 (insuffi- 
sante), 69 (de jour en jour); — de 
réglage 67; — voy. Temps; — varia- 
tions 62 (évitées : cbron. de mar.), 67 
(importance), 95 (sans effet). 

Temps : et aires balayées 124; — d'arrêt 
189 (image; — bouché, clair, 68; — 
connu 66 (approximation suffisante); — 
constant 203; — définition 53,..., 57; — 
voy. Déplacements; — détermination 
179, 207; — différence connue 209 
(variable); — voy. Durées, Échelles; — 
écoulé 73 (augmentant), 206 (calculable) ; 

— d'émission 119 (erreurs); — voy. 
Erreurs; — évaluation 207; — fixé 2 
(détermination); — et huiles 45 (épais- 
sissement); — intervalles 108, 142 
(connu); très petits (mesure) Ch. xu 
(202,.—., 210); — invariable 142 (par 
tour), 144 (pratiquement); — légal 56 
(origine); — voy. Marche: — mesure 1, 
5. J57 (notions fondamentales); Ch. xn 
202,.—., 210): — modifiable 206; — 
moyen 35, 54 (seconde; origine arbi- 
traire); détermination 55, 57 (marins : 
point); 59 (de Paris : heure actuelle); — 
obtention 205 ; — parties 267 (deux) ; — de 
passage 5 (étoiles dans cercle horaire) *, 

— perdu 24 (diminué), 131 ; — de pose 
202 (détermination); — réduction en 
degrés 57; — repérage sur sinusoïdes 
182; — sidéral 53 (définition), 54 (instant 
donné et lieu donné), 55 (détermina- 
tion); — et température 07; — unité 53 
(utilisée : jour sidéral; — de compte : 
jour moyen); — variation 210, 246; — 
vrai 54. 57. 
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Tension : composantes utiles 249 ; — voy. 

Fils; — modifiée 175; — voy. Ressort, 

Spiral ; — variable 249. 
Terre : rencontrée 73 ; — rotation 53 (sens 

direct) ; — tremblements 146. 
Téte 175. 

Théorèmes : aires 130, 150; — Goriolis 
128; — Descartes 154; — forces vives 
130, 147, 251; — Fourier 247. 

Théories : classiques 200 (mouv. d'un liq. 
voisin d'un oscillateur); — de l'Élasti- 
cité 195,., 197; — élastique Ch. x (dia- 
pasons, lames flexibles); — électroma- 
gnétique de la Lumière 257; — voy. 
' Entretien; — incomplète 1 ; — instructive 
249 ; — voy. *Lagrange, Résonance ; 

— 124. 

Thomson {J. J.) et Searle 185 (détermina- 
tion du nombre v). 

Thomson (S.) 177 (entretien réciproque). 

.Thury 166 (horloge électrique). 

Tiges : d'acier 203, 261; — à angle 'droit 
148;— articulées 147, 152, 157, 158: — de 
bois 175 (dur et sec), 236 ; — croisées 156 ; 

— cylindrique 145 (encastrée à un bout), 
204 (tombant en chute libre); — deux 
43 (suspendues par ressorts), 172 (effets), 
210 (identiques); — voy. Diapasons; — 
disposition 264; — d'enregistrement 147 
(montées à la Cardan); — enroulée 145 
(partiellement); — fil 139; — filetées 
157; — voy. Fourchette; — frappée 243; 

— horizontale 125, 147 (articulée); — 
inférieures 153; — de laiton 204; — 
légère 138 (relativement) ; — libre 82 ; — 
longues 45 (nécessaires), 82 (verticale), 
224 (maintenue en oscill.); — masse 
négligée 152; — voy. Métronome; — 
mouvements 173 (alternatifs); — oscil- 
lante 266; — voy. Pendule; — percées, 
prismatiques peu flexibles en acier 
fondu, 171; — rigide 130, 145 (chargée 
d'un poids : oscill.); — rotation 82 (et 
couple); — saillies 175 (tète, hausse); — 
en sapin 138 (sec, verni), 236; — trans- 
versale 91; — verticale 50 (cachée), 82 
(équilibrée), 194 bis, 203 (maintien), 243 
(élastique); — 100, 113, 128, 136, 147, 
149, 159, 170, 171, 173, 177,209. 

Timbre 16. 
Tintement 265. 

Tirage : carré 3 (produit par poids); — 
création 30; — existence 40; — voy. 
Période; — supplémentaire 104. ~ 

Tirer 3 (sens : faire). 

Tiroir équilibré 106 ^cylindrique). 

Tocs 10 (intensité augmentée). 

Tomlinson 245. 

Torsion : voy. Constantes, Module, Oscil- 
lateurs; — en radians 221 (de l'unité 
de long, du Ûl : passage au couple) ; 

— voy. Spiral, Travail. 



Tourbillon 1, 72, 265. 

Tournebroche du commerce 170, 192. 

Tours : voy. Compteurs ; — durée 204, 259 
(très longue), 261; — d'écrou 236; — 
Eiffel 5 (période à déterminer); T. S. F. 
118, 119, 121; — enregistrés 268; — à 
fileter 181 (outil); — nombre 193, 266; — 
voy. Roues. 

Train : démultiplicateur 106; — diffé- 
rentiel 141, 165 ; — d'engrenages 99, 170, 
192; — d'ondes 118 (amortissement); 
effets 120, 122 (unique émis : bruit très 
sec); — redresseur : voy. Lunette ter- 
restre; — satellite 141. 

Trainée lumineuse 63, 202. 

Traités d'Horlogerie : 1 (Berthoud, Char- 
les Gros), 3 (Moinet); Saunier 20, 21; 22 
(considérations ridicules), 59 (discussion 
plaisante). 

Traits : blancs sur fond noir 183, 194; — 
deux 181, 194 (consécutifs); — disconti- 
nus 182 (sinusoïde); — écartement 183; 

— enregistré 182 (longueur) ; — épais 194; 

— équidistants 173, 183; — espacement 
204 (et temps); — fin 181, 185 bis, 204 
(horizontal); — à la gouache, images 
horizontales, immobiles, 183; — inter- 
rompu 182; — longueur périodiquement 
variable 183; — lumineux 118, 183 
(parallèles défilant successivement); — f?^, 
noirs 194 (sur fond blanc), 202, 210; ^ 
réalisation 179; — de scie 142; — série ^ 
204 (dist. en progr. arith.); — signaux 

123. 

Trajectoire : alternative du battant 262; 

— du centre de gravité 134 (projetée sur 
plan horiz.); — circulaire 125 (imposée, 
maintenue), 128 (horizontale : impossi- 
ble) ; — déterminée complètement 262 ; — 
donnée à l'avance 74 (point terminal); 

— ellipse 153: — pendule conique 131 
(propriétés générales), 133 (forme), 135 
(étude), 138 (quasi circulaire) ; — tracée 
124 (sur sable, ^poudre légère, glace 
enfumée), 135 (sur papier); — voisine 
d'un parallèle 133 (pënd. coniq.). 

Transformateur : ordinaire 118 (emploi : 
inconvénient); — petit 192; — primaire 
117, 122, 177, 179, 192; — secondaire 
117, 122, 179, 192. 

Transformation moléculaire séculaire 65 
(probable). 

Translation 82 (possible, sans rotation). 

Transmission : par air comprime 98; — 
par l'électricité 98, 101 : — de l'heure 
101, 123 (amélioration); — par roues 
d'angle 163. 

Travail : absorbé 16, 49 (par frolt.). 164 
(max.); — dépensé 34 (nul); — dispo- 
nible 236 (évaluation); — à effectuer 
268; — emprunté aux poids moteurs 13; 

— d'entretien 19: — des forces 220 (dues 

II, 33 
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à aimant), 222, 223, 290 (forme); — à 
fournir par rouage 49; — minime à 
effectuer tt2; — moteur 111 (récupéré), 
164; — nécessaire 22, 107 (remise à 
l'heure), 197-, — négatif 4; — nui 4, 34 
128; — perdu : nuisible (chute) 3, 22; 
48 (négligeable); — petit 192 (à fournir 
ou à absorber); — positif 4; — réduc- 
tion au minimum 136; — résistant 111, 
164; — somme nulle 194 bis; — pour 
torsion 221 ; — utilisé 48 (fraction); — 
variation brusque 192; — virtuel 152 
(principe). 

Trépied à vis calantes 124. 

Treuil 236 (petit). 

Triplêt 257. 

Trotteuse 99. 

Trou : axial 206; — cylindrique 248 (dans 
bois); — diamètre 51 ; — dans écran 
182; — d'épingle 186 (image) ; — dans 
papier 143; — petit 232 (fortement 
éclairé); — taraudés 187; — utilisés 
361;— 63, 158, 189. 

T. S. F. : distribution de l'heure Ch. vu 
(118,. — 123); — et emploi des chrono- 
mètres 67, 68. 

Tube : d'acier 210 (horizontal); — bout 
120, 180 (fermé); — voy. Caoutchouc; — 
capillaire 204; — creux 199, 266, 267; — 
de cuivre rouge 116; — lâcher 210; — 
de lunette 51 (petites dimensions); — 
résonateur 180; — de verre 199. 

Turbine 194 bis (petite : à mercure). 

Tuyaux : distributeurs 106 (principaux, 
secondaires); — longueur variable, 
d'orgue, 193. 

Tycho-Brahé 5. 

(U),V 

v 185 (détermination). 

Variables principales 220, 234. 

Variation*: voy. Amortissement, Ampli- 
tude, Ascension droite; — brusque 96 
(de pression); — de configuration 216; 

— voy. Constantes, Couple; — courbure 
77, 83, 84; — voy. Décalage; — diffé- 
rentes 96 (en grandeur et en signe); — 
voy. Knergie, États, Fréquence, Frotte- 
ments; — grandes 63 (et plus petites); 

— d'intensité 265 (rapides); — voy. in- 
tervalles; — linéaire 67; — voy. Lois, 
Marche, Masses, Module, Moment d'iner- 
tie; — moyennes 63; — du nombre des 
libertés 215; — obtention 107 (facile); — 
voy. Période; — du plat au pendu 60; — 
voy. Poids, Pression, Résistance, Son : 
hauteur, Température, Temps, Travail, 
Vent, Vitesse. 

Vase : cylindrique 171 (plein de mercure); 

— niveau 2 (constant), 171 (variable); — 
soulevé 231 (plein d'huile). 



Vent : action 45 (puissance, résistance), 
48 (frotL suppl.); — azimut 45 (variation 
fréquente) ; — relatif H 8 (création). 

Ventilateur : petit 164 (rotatif à force 
centrifuge), 194 bis (réglable); 192 (mo- 
teur). 

Verges : cylindriques : vibrations (théorie) 
195,.—., 201 ; — encastrée 196 (à un bout), 
199 (solidement); — flexion 199; — 
métallique 228 (électricité : action); — 
oscillations 189 (dans plan horiz.); — 
non surchargée 196 (cas ordinaire); — 
voy. Poids; — rigides 243 (implantées); 

— de section rectangulaire 195, 197; — 
surchargée à l'extrémité 197 (caléido- 
phone), 199 (en tenant compte de la pe- 
santeur); — verticale 240 (longue, avec 
traverse horiz.); — vibrante 201 (et 
électro) ; 20. 

Vérité 32 (échappement à force constante), 
236 (expériences). 

Verre 63 (baguette éclairée), 221 bis (de 
chronomètre : horizontal). 

Vibrateurs 188 (deux entretenus sans diff. 

respective de phase). 
Vibrations : amorties 236 (par frotte- 
ments); — amplitudes 181, 189 (détermi- 
nai ion précise difficile), 228, 233 (rap- 
port), 2$2; — voy. Arc; — composition 
et applications Ch. xi (186,.—., 201); — 
deux 227 (coexislence); — voy. Diapa- 
sons, Électrons; — entretenues 230; — 
entretien 178; — grandes 87; — induites 
218 (petites); — isochrones 87; — lame 
170: — voy. Lois; — et métaux 95; — 
modes 211 (stables; caractéristiques), 
213 (principal); — monocbromatiqne 
257 (initiale : transformation); — nombre 
connu 194; — non amorties 257; — per- 
manentes 211; — petites 87, 214, 244 
(infiniment : balance paresseuse); — 
phases 213, 252; — planes 142;' — voy. 
Plans, Plaques>— principales : périodes 
135, 142, 217, 224, 238; 211 (recherche), 

213 (amplitudes, phases, superposition), 

214 (infinité de systèmes), 218, 220, 222, 
223, 226, 227 (interférences), 232, 234, 
235, 236 (entretenue par les échapp.),., 
238 (subsistant), 243, 245 (fréquence), 
246, 252 (amortissement), 257; — propa- 
gation sans déformation 211 (en note); — 
rectangulaires 249; — rectiligne 232; — 

— voy. Ressort; — sinusoïdale 194 
(preuve); — du sol 146; — des sources 
lumineuses 257; — subsistante 236; — 
voy. Support; — par sympathie 199,236; 

— de torsion 147 (supprimées); — voy. 
V erges : cylindr.; — verticale 172. 

Vibroscope : voy. Lissajous. 
Villarceau 69 (formule), 86, 157 (régula- 
teur). 

Violoncelle de forme prismatique 248. 
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.Virole : azimut 26 ; — voy. Balancier ; — 
chaussée à frott. sur Taxe 70; — points 
d'attache 87, 89; — pression annulée 
85; — rotation 83, 84, 88; — 24, 25, 40, 
77, 80, 82, 90. 

Vis : de butée 111 (réglage); — calantes 
124, 199; — deux 172; - de fer 175; — 
filetée 267 ; — à filets inverses 42; — hori- 
zontale 63; — en laiton 261; - micro- 
métrique 171, 178, 209; — pointes 41, 
102, 111; — de pression 161; — de ré- 
glage 61 (déplacement), 101, 158, 177; 

— sans fin 170, 192; — série 110; — de 
serrage 171; — à tête divisée 173; — 
verticale 206; — 117, 123, 181. 

Vision possible un instant 51 (toutes les 
demi-secondes). 

Vitesse : actuelle 254: — angulaire 3 
(moyenne : roue de rencontre), 27 (suf- 
fisante): la même 49, 140, 194; 91 
(maxima; nulle), 125, 126; constante 
128, 204; donnée 136, 164; 140 (aug- 
mentant), 141 (modifiée), 152 (uniforme), 
154, 156 (actuelle), 158 (réglée), 161 (et 
équilibre), 163 (d'un arbre), 164 (en ra- 
dians), 165, 167 (diminution réalisée), 
168, 182, 183(invariable), 185 (constance: 
vérification); mesure 193, 204; 194 
(connue), 204 (grande), 209 (détermina- 
tion); — voy. Appareils; — augmenta- 
tion progressive 161 ; — voy. Balancier, 
Battant; — caractéristique 157 (change- 
ment); — voy. Choc; — connue 183 (en 
valeur absolue), 202 (suffisante); — 
croissante 6 (et énergie), 153, 156, 170 
(d'une manière continue): — voy. Cy- 
lindre; — décroissante 153; — détermi- 
nation 185 bis; — deux 189 (à comparer); 

— diminution 166 (tendance) ; par choc 
262, 263; — d'équilibre 155; — voy. 
Ébranlement, Écran ; — égalisation 167; 

— voy. Frottements; — généralisées 
250,., 252 (à coefT. constants); — hori- 



zontale 131; — initiale 124, 247 ; — 
invariable 209 (sûrement); — d'isochro- 
nisme 155 (variation); — limitée 158, 
169; — linéaire 140 (croissant), 164 
(carré), 183, 209; — de machine 151 , 
(constance maintenue); — la même 210 
(toujours : obtention); — mesure 163, 
194; — modifiée 158; — moyenne 266 
(demandée); — - notables 164; — voy 
Oscillateurs, Plaques, Projectile; — de 
propagation (perturbation électromagn.) 
118, 119; — quasi 210 (uniforme), 261 
(constante); — quelconque 247; — rec- 
tangulaires 130 (résultante); — réduc- 
tion automatique 152; — de régime 154, 
156 (augmentation), 164, 167, 267 
(moyenne); — voy. Régulateur; — de 
rotation 6 (à peu près constante), 182 
(diminuée beaucoup); — simultanées 
254; — uniforme 49, 134, 183; — valeur 
164 (voulue), 194 bis (moyenne); — 
variation 136, 153 (donnée), 155, 167 
(tendance), 168, 262 (résultant du choc); 
périodique 266 (tolérée), 268; — vir- 
tuelles : voy. Principe. 
Volant 25, 46,., 48, 101, 105 (nez),., 107 
(léger), 154 (inertie suffisante), 167, 170, 
261. 

Volets 142 (petits). 

Voltamètre à électrodes très inégales 120. 



W, (X), Y, Z 

Watt : Régulateur 130 et 154 (oscillations), 

152 (description; conditions d'équilibre), 

153 (formule complétée; modification), 
156 (mode d'action précisé), 167. 

Westminster 48 (horloge). 
Wheatstone : voy. Pont. 
Wiechert 148 (pendule). 
Toung : voy. Module. 
Zeemann 257 (phénomène). 
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